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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

С момента выхода на русском языке 'перевода моно
графии Ф. Эме «Диэлектрические измерения» (М., «Хи
мия», 1967 г.) шрошло почти десять лет. Это немалый 
срок, учитывая высокие темпы развития современной 
техники в целом. Интенсификация исследований \в р а з 
личных областях хим.ии, стремительный рост химической 
индустрии и смежных областей 'производства стимули
руют поиск эффективных методов и средств химическо
го анализа, разработку новых, плодотворных идей, 
обеспечивающих 'постоянное совершенствование, расши
рение возможностей аналитических приборов. Работа в 
этом направлении велась и будет вестись, принося р е 
зультаты.

Параллельно с поиском нового в технике постоянно 
происходит осмысление опыта, накопленного в процессе 
работы методами, .использовавшимися в практике и р а 
нее. И нередко обнаруживается, что традиционные ме
тоды далеко еще не исчерпали своих .возможностей. 
Более того, именно традиционный подход ,и оказывается 
нередко наиболее эффективным при решении актуаль
ных технических задач.

К числу подобных, многократно и успешно прове)рен- 
ных практикой, постоянно находящих все новые приме
нения, по праву относится метод анализа и контроля, 
основанный на измерениях диэлектрических свойств хи
мических веществ.

З а  прошедшее десятилетие диэлектрометрия разви 
валась весьма высокими темпами. Это нетрудно обнару
жить, сравнив предлагаемую читателю книгу венгерско
го ученого Ш андора Надя с упомянутой работой Ф.Эме. 
Сопоставляя монографии этих ведущих зарубежныхопе-
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циалистов, можно отметить, что в книге Ф .Э ме основно) 
упор сделан на использование диэлектрометрии для ла 
бораторного анализа. В то же время монография Шан 
дора Н адя в значительной сте/пени посвящена практик 
ческим применениям диэлект1рометрии для кО|Нтрол^ 
химико-технологических шроцессов и использованию ди 
электрометрии в различных областях 'промышленногс 
производства. Именно все более широкое использовани 
диэлектрометрии в автоматизированных системах управ 
ления производством и представляет одну из главньг 
тенденций ее развития за последнее десятилетие.

В книге Шандо'ра Надя «Диэлектрометрия» найду 
много полезного инженеры и научные работники, сне 
ц.иализирующиеся в разработке и применении изадери] 
тельных устройств для самых различных отраслей на' 
родного хозяйства; в монографии рассмотрены вопрось 
применения диэлектрометрии в производстве химически> 
и пищевых 'продуктов, строительных материалов, бума 
ги, текстиля и т. д

Самостоятельный раздел книги посвящен описании 
диэлектрических приборов, выпускаемых в В Н Р  и дру 
гих странах.

В работе освещен широкий круг вопросов теории, ме 
тодов и практических приложений диэлектрометрии. Эт(] 
наложило отпечаток ’на характер изложения материала 
монография имеет хара'ктер обзо1ра, причем ряд воиро 
сов освещен автором весьма бегло. Однако этот недоста 
ток полностью компенсируется наличием в тексте мно 
гочисленных ссылок на 'публикации, собранные в обшир 
ной библиографии.

В последней части книги в форме таблиц дается ин 
формация о диэлектрических свойствах различных хи 
мичеоких соединений. Хотя многие из этих данных могут 
быть найдены такж е и в отечественных справочных изда 
ниях, тем не менее из соображений экономии времени и 
удобства читателя включение этих таблиц в русское 
издание представилось оправдаипьим.

Можно надеяться, что книга Ш андора Н адя окаж ет  
ся полез/Ной широкому кругу читателей.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Бурное раоп/ространение диэлектрометрии © много
численных областях промышленности, сельского хозяй
ства, научных исследований по химии и физике совла
дает с быстрым 'развитием самого метода.

Почти вое области производства нуждаю тся в совре
менных приборах измерений, которые, с одной стороны, 
обеспечивают проведение быстрых и надежных серийных 
анализов на лабораторном уровне, а с другой стороны, 
будучи включенными в производственный процесс, выда
ют электрический сигнал, характеризующий качествен
ный и количественный состав продукта. Этот сигнал 
используется для дальнейшего регулирования, управле
ния или авто.матизации процесса. Распространение ди- 
электрометрии в настоящее 'Время объясняется тем, что 
она одинаково удовлетворяет указанным требованиям 
и на лаборато(р1но1м уровне и на уровне контроля над 
производством, а та'кже легко осваивается и не требует 
значительных капиталовложений. Н аблюдаемое в по
следнее десятилетие значительное развитие в области 
приборов и измерительных ячеек, проникновение совре
менной электротехники (интегральные схемы, двига
тельные системы) в диэлектрометрию объясняется по
вышенными требованиями, предъявляемыми к методу. 
В .книге «Диэлектрометрия», вышедшей на венгерском 
языке 1В 1970 г., автор поставил своей целью дать читате
лям 'КНИГИ верную картину о нынешнем состоянии и 
развитии диэлектрометрического метода и наряду с этим 
помочь освоить и использовать этот метод специалистам, 
работающим в разных областях техники.

Бесспорно, что самое частое использование метода 
сегодня, так же как и в 30-х годах, находит в области
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определения влажности, но в последние два десятнлетй! 
постепенно возросла роль этого метода в области мно| 
г0К0М!П0нентных систем растворителей, а такж е в об? 
ласти водных и безводных растворов. Увеличение Ч'исл< 
специальных измерительных ячеек усилило использова
ние метода в области (исследования ш рош ков, зер 
нистых материалов, листов, 'пленок, фольги, смазок и т. д |  

Одновременно усилилось использование метода 
области управления операциями и процессами. Вместе 
с быстрым развитием температурной и частотной ди- 
злектрометрической спектроскопии, с -появлением авто^ 
матического диэлектрического спектроскопа диэлектро
метрия стала очень современным методом в глаза: 
теоретиков, занимающихся структурными исследования
ми, выяснением физико-химических свойств вещества.^ 
Возможности этого метода еще далеко не исчерпаны, 
по этой причине его распространение сегодня несравни
мо с раопростраиением трех классических областеШ 
электрохимии; иотенциометрии, поляропрафии, кондук- 
тометрии. Однако появляющиеся в каждом году в печа-1 
ти примерно 400 публикаций по этой теме наглядно] 
показывают возрастающий интерес в кругу специалис-) 
тов. Сегодня это число значительно (превосходит числс 
публикаций (около 80) по близкому к диэлектрометри! 
методу осциллометрии. Созываемые в каж ды е два годг 
международные симпозиумы по осциллометрии (пятьп 
в 1973 г.) создали научный форум для представлени5 
новых результатов диэлектрометрии и их обсуждени! 
на высоком уров1не. Можно ожидать, что в следуюн 
щем десятилетии диэлектрометрический метод с точки| 
зрения научного признания займет достойное место сре
ди современных методов измерения.

В В Е Д Е Н И Е

а, о пред елен и е предм ета диэлеитром етрии

Под диэлектрометриеи д и ^ е к т р  и ческой
НИИ, основывающиеся диэлектрических
проницаемости 8 ^  емкостных измерительных
потерь В бес;конта,кт ы ^ ^ ^
ячейках Поэ^^ диэлектрометрия
определению не 'Подааю ячейки. В ряде
как правило, знания значения абсолют-
случаев, однако, не 7Р „„^дстп или диэлектричес-
ной диэлектричеокои ’ Р контролировать только их
ких потерь, а ' о  удобных ситуациях исполь-
относительные ’ .^ит-ельные ячейки целесоо'б-
зовать бесконтактные Р „ элементов оправдано
разно. Применение бесконт^^^^^^^^^
и с точки зрения защиты усгрип^,

^"^Диэлектрические
водностью диэлектрика, метод измере-
ми конденсато(ра. Р „„-.г^пповодностн и, как
НИИ неприменим при большой ,эле р ^  высокой
правило, ограничен значением ^ ̂ целесооб-
электропроводности вместо измере! „^-род (измере-
разно использовать [Л. 47, 223,
ние электро(проводности и а  высокой (измерение
242, 267] либо кондуктометрическии
электропроводности иа низкои ” Р ^^щими 'боль-
1Л. 245]. Между диэлектриками, ,про-
Шими потерями, и слабыми электроли при
вести четкой грани. К ак правило, «ьт^ор н а и б о л ^  
емлемого метода измерений

и четкой грани. К ак правило, основа-
-мого метода измерений осущ ествля  
опытных данных. Осциллометрия и ДИ^лектр Р 

имеют права на сущ ествование независимо ДРУ ^
НИИ



вопроса о том, «акой метод измерения це- 
лесообраэнее применить, зависит от электропроводностр 
и химической природы исследуемого вещества.

61 Краткий исторический обзор развития метода

Техника измерения диэлектрической шроницаемости 
была разработана  Нернстом [Л. 196а] и Друде [Л 60] 
в начале столетия. Однако орошло 30 л е т Х ж д е ' ч е м  
был разработай  диэлектрометр, точность которого о каза
лась достаточной как для .применений в промышлен
ности, так и для  лабораторных йсследова.ний. Развитие 
диэлектраметрии было заторможено второй мировой 
•войной. После 1945 г. в США значительное раз^виГе 
.получило применение диэлектрометрин ,в области хим«- 
ческого анализа. В 1950 г. в Г Д Р  , / ф Р Г  был возоб“ в. 
лен выпуск диэлектрометрических приборов, ш лучивших! 
■благодаря работам  Эме .применение ..почти во всех об^ 
ластях химии. 1

«®"'РеР“ вно возрастает 
н чиная с 1950 г. как в области лабораторного анализа I 
так и в области контроля химических 'процессов. Инфор 
мация, получаемая (при измерениях диэлектрическор 

'^“ ^^^^кт'Рических потерь и вычисляемого 
через .величину диэлектрической проницаемости диполь^ 
ного момента, становится все более важным сред
ством химических исследований. Емкостная изме
рительная ячейка может встраиваться в химико-техно-1 

огическое оборудование, благодаря чему диэлектроме
тр ические приборы .позволяют контролировать процессы 
и операции не только в условиях лаборатории, но и на 
предприятиях химической промышленности. Именно по 
этой причине диэлектрометрия играет в последнее время^ 
все более важную роль.

В Венгрии, как и в других странах, диэлектрометри-1 
ческим'и ^ е т о д а м и  занимались прежде всего физики 
1Л. 6 1 После второй мировой войны начало .развивать-^ 
ся аналитическое .приборостроение, возрос интерес хи
миков (в первую очередь, тесно связанных с промыш
ленностью), к методам анализа, пригодным для осущест-! 
вления непрерывного контроля за химическими процес-^ 
сами. Работы Эме и его сотрудников оказали стимули
рующее с и я н и е  на развитие диэлектрометрического 
метода в Венгрии. В стране было создано два исследо-

.„„X центра. Один из «их был образован я а  базе  
'*‘*^“ ^гитето.в и, .прежде всего .на базе Веспремского
унивеР химической шромышленности, Университета
унвверси Технического университета. Второй

был образован иа базе Научно-исследовательско- 
!!нгтитута .промышленности органической хвм.ии. 

.няояду с исследованиями возможностей лримене- 
Ч  «электром етрии три  лабораторных анализах, для 
“ ^ в Г ен и я  и контроля производственных ороцессов ве- 

и конструкторские разработки, в результате кото
рых был создан .первый измерительный ";Р«б°Р 
ОРПГЯ1Ы1ЫЙ диэлектрометр [Л. 309]. и  растущем
интересе к диэлектрометрии свидетельствует появление 
тшибора Гилроматик, предиазначенного для измерения 
влажности [Л. 101], и приборы для измерения емкости

" Т  в“ сщ“е1^™ м ™  иТ рситете были проведены иссле-
поваиия электростатических полей .в емкостных измери
тельных ячейках. Эти исследования проводились под р у 
ководством проф. Э. Пунгора. ^

Под руководством Ш. Н адя в Университете имени 
Л. Этвеша и в Исследовательском институте синтетичес
кой промышленности были проведены важные исследо
вания в области микроволновых измерении, а в ехни 
ческом университете на кафедре неорганической химии 
выполнены измерения дипольных моментов кремниевых 
органических соединений [Л. 178 ^̂ 181]. На 
мической кафедре Технического университета И. ш о  
■и Т. Секреньеши совместно создали прецизионныи д и 
электрометр [Л. 277, 303].

Распространению диэлектрометрии в отдельных от
раслях промышленности Венгрии опосооствовали р а зр а 
ботки отраслевых научно-исследовательских институтов. 
Для предприятий текстильной промышленности оыли 
разработаны диэлектрометрический метод определения 
влажности синтетических ©олокнистых материалов (по
лиамида, полиакрилнитрила, полиестера) путем элюи
рования диоксаном и метод определения содержания 
^и р а  в волокнистых материалах.

Для горнорудной промышленности в Горном .научно- 
исследовательском институте М. Ач [ Л .11 14] вьшол-
нил исследования диэлектрических свойств угля.

В сельском хозяйстве применение диэлектрометрии 
^^язано с развитием экспресс-методов определения
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влажности зерна с помощью транзисторных шепеносны, 
приборов. Интерес к методам быстрого ди“ л Г к ™ Х т п и  
ческого определения влажности возрос Г  в обпТба™ ' вающеи промышленности. оораоаты-

Распространению диэлектрометрического метопя «
ся Л ш  г способствовала .ноявившая^
н а ч 1 а Т г  'рй8 .  137], которая!

чиная С 1968 'Г, ВЫХОДИТ (регулярно. I
Автор настоящей книги надеется, что его о аб п тя  I

этГ к н и ги . ™  I

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

ИЗМЕРЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 
И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ

Г Л А В А  П Е Р В А Я

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

1. Общие сведения

[Л. 19, 87, 115, 189, 244, 267, 297, 315]

Под действием электрического лоля (например, 
элекпрического 'ПОля .в зазоре конденсатора) © веществе 
происходят изменения, оказывающ ие обратное воздей
ствие на внешнее электрическое поле. В диэлектрике 
(веществе, непроводящем ток) положительные и отри
цательные заряды связаны между собой. Под действием 
внешнего лоля вещество поляризуется: центры положи
тельных и отрицательных зарядов взаимно смещаются. 
Каждый элемента(р'ный объем среды в этом случае мо
жет быть представлен так, как если бы на одной его 
грани «аходился •положительный, а на противополож
ной—отрицательный заряд. Пр|И диэлектрической поля
ризации заряды, возникающие на границе между ди
электриком и обкладками конденсатора, вызывают уве
личение емкости последнего. Чем сильнее ттоля'ризован 
диэлектрик, т. е. чем больше его диэлектрическая прони
цаемость, тем лучше связывается на обкладке заряд, 
попавший 1на конденсатор 'ИЗвне.

Диэлектрическая проницаемость определяется из 
соотношения

0 = е Е ,  (1)
Где В—вектор электрического смещения; Е—вектор на
пряженности поля; 8— абсолютная диэлектрическая про
ницаемость.

Д ля однородного изотропного диэлектрика направ
ления векторов В и Е совпадают. 'Поэтому д.иэлектри- 
^^^ская проницаемость е таких материалов — величина 
скалярная. Значение е для линейных диэлектриков прак-
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ти'чески не зависит от Е. Д ля  'них 8 постоянна. В даль- 
трики будут рассматриваться только линейные диэлек-

Размерность диэлектрической 'проницаемости опреде
ляется размерностями Е и О.

В системе СИ Е имеет размерность вольт на метр 
а кулон на квадратный метр. В этой системе измере
ния абсолютная диэлектрическая про'ницаемость имеет 
размерность фарада на метр. Д л я  вакуума

8 =  80 =  8 , 8 4 Ф/м.  (2)

Диэлектрическая проницаемость — величина, -пока
зывающая, во сколько раз емкость 'конденсатора, запол
ненного данным диэлектриком, больше, чем емкость ва
куумного конденсатора. Если емкость конденсатора в 
ва'кууме 'равла Со, а после внесения диэлектрика возра
стает до С, то относительная диэлектргическая прони
цаемость олределяется из соотношения С = 8 ,С о  и .равна:

(3)
В :пракитке почти исключительно оперируют с отно

сительной диэлектрической 'Проницаемостью Вг тем не 
менее целесообразно разъяснить ее отличие от абсолют- 
■пои диэлектрической проницаемости: абсолютная ди
электрическая проницаемость любого вещества опреде
ляется произведением 8о, имеющей соответствующую 
да'ннои системе измерения размерность, ,на безразм ер
ную -проницаемость Ег данного вещества, т. е.

б=ео8г. ^4^

Емкость конденсатора зависит ие только от типа ди
электрика, .помещенного между его обкладками, но олре- 
деляется и его геометрической формой, т. е.

С =
4пс1 (5)

где площадь, см ; й? — расстояние между обкладка
ми, см; 8г — диэлектрическая проницаемость С — ем- 
кость, см ( 1 с м ^ 1 ,1  пФ; 1 пФ;:^0,9 см).

^ практике почти исключительно используют относительную  
диэлектрическую проницаемость, поэтому в дальнейшем индекс г 
опускается и относительная диэлектрическая проницаемость обозна
чается через 8.
12

Поэтому требование стабилизации геометрическом  
^ормы измерительного конденсатора является важным  
Гточки зрения точности диэлектрических измерении

Диэлектрометрический метод основывается '«а то-̂  , 
что протекающие в диэлектрике нроцессы сопровожд 
П - я  изменениями диэлектрической проницаемости, к о 
торые о<пределяются по изменениям емкости -конденса
т о в .  Путем измерения диэлектрической проницаемости 
мож-но получить информацию о качестве и составе
исследуемого вещества.

Явления, происходящ ие в 'конденсаторе, заполненном  
веществом, при приложении к нему электрического поля 
можно изучать ка1К с нозиции электрофизики, так и с 
позиций молекулярной физики.

2. Электрофизический подход
[Л. 189, 244]

Если идеальный, не имеющий потерь конденсатор 
(рис 1, а) -В'ключается в цепь переменного тока, то 
сдвиг ф аз  между током и напряжением составляет 
Ф = 9 0 ° .  Комденсатор ведет себя в этом случае как р е а к 
тивное сопротивление (рис. 1, б), не отбирая энергии из 
цепи, и мощность переменного тока в этом случае

\1^= а/со5(р , (6)

где и —^напряжение; / —ток; ф = 9 0 ° ,  равна нулю.
Если .между обкладками конденсатора находится д и 

электрик, то конденсатор обладает потерями. На экви
валентной схеме рис. 2, а сопротивление потерь включе
но параллельно емкости конденсатора. ^На практике 
часто пользуются и величиной, обратной сопротивле
н и ю — проводимостью О. Д ля  конденсатора с потерями 
сдвиг фаз меж ду напряжением и током меньше чем Уи

и,

Г
а) 6)

'■гЛ-

Рис. 1. Конденсатор без 
потерь, 

о — обозначение; б — сдвиг 
фаз между напряжением и 

током.

С

ч н
в

С И
а)

Рис. 2. Конденсатор с поте
рями.

а — эквивалентная электрическая 
схема; б — сдвиг фаз между напря

жением и током.
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(рис. 2, б). Такой конденсатор отбирает энергию из це
пи, что приводит к увеличению шодвижности молекул 
диэлектрика. 'Вследствие этого часть электрической энер
гии .преобразуется в тепло. Диэлектрические потери при
нято характеризовать тангенсом угла потерь б, равным

б =  90°— ф. (7)
Во многих случаях оказывается не менее важным 

электрофизическим параметром, чем диэлектрическая 
проницаемость. В частности, по значению о чистоте 
вещества можно судить более |надеж'но, чем то  значению 
его диэлектрической трон.ицаемости.

Значение 1дб конденсатора с потерями в виде п ар ал 
лельного сопротивления находится из соотношения

где (о = '2 я /—.круговая частота. Если 'потери смоделиро
вать сопротивлением, присоединенным к конденсвтору 
последовательно, то

(оС
(9)

Диэлектрические потери мож.но вычислить, зная д и 
электрическую проницаемость и электропроводность х 
вещества:

X

ееой) =  1,129-10” ей) (10)

Диэлектрическую проницаемость и электропровод
ность в этом случае следует измерять при одной и той же 
круговой частоте (о. Энергия, выделяемая в конденсато- 
|ре, о:п|ределяется, при известных емкости С и 1^6 ло 
формуле

(11)
где V —^эффективное значение напряжения, цриложен- 
«ого к (Конденсатору.

3. Молекулярно-физический подход
[76, 244]

Характер обратимых изменений в диэлектрике, в.не- 
сенном в электрическое поле, определяется поведением 
вещества на молекулярном уровне.
14

а) Неполярные молекулы

Эти молекулы при отсутствии внешнего поля элек
трически нейтральны, т. е. центры положительных и от
рицательных электрических зарядов совпадают. Только 
в результате смещения зарядов под действием внешпе- 
го !ПОЛЯ образуются 'небольшие индуцированные диполи, 
значение которых зависит от напряженности поля. К пе- 
,полярным молекулам относятся углеводороды (метан, 
ацетилен, -бензол, нафталин), имеющие симметричное 
строение, молекулы газов, состоящие пз двух одина
ковых атомов (Р2, СЬ) углеводороды, содержащие а л 
кильный радикал, а такж е инертные газы (гомеополяр- 
ные соединения).

6) Полярные молекулы

Эти молекулы при отсутствии поля могут считаться 
слабьгми диполями. В полярных веществах центры по
ложительных и отрицательных электрических зарядов 
не совпадают, и д аж е при отсутствии электрического 
поля они обладают постоянным дипольным моментом. 
Электрическое поле упорядочивает и деформирует дипо
ли без существенного изменения дипольных моментов 
отдельных молекул, стремясь ориентировать их в па-

Неполярные П о л я р н ы е
молекулы молекулы

п  Р11

' В  © )

и  ^  ы

;;;; + 
§

и  -

: -5 )

с й ) с ] э  

с ©  С й )

5

+

б ?  ^  

Е

а) 6)
Рис. 3. Типы поляризации.

а — деформационная поляризация; б — ориентационная поляри-
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(Правлении лоля, чему препятствуют столкновения при 
тепловом движении. К 'полярным относятся молекулы с 
электровалентной или полной связью (вода, спирты, 
химические соединения, содержащие карбоксильную 
группу, аминогруппу). Поляризация полярного вещества 
под действием внешнего лоля сопровождается ле только 
деформацией молекул, но л их ориентацией.

Диэлектрическая поляризация состоит из лескольклх 
компонентов (рис. 3):

1) деформационной поляризации Реи, включающей:
а) электроллую Ре, в результате которой электронное 

облако смещается относительно атомного ядра (при 
этом !в пределах молекулы взаимное раоположение 
атомных ядер остается неизменным);

б) атомную (или лонлую) Ра, в результате которой 
атомы смещаются друг относительно друга;

2) ориентационной лоляризации Ро, в результате ко
торой диполи упорядочиваются под действием силового 
лоля.

в) Влияние температуры на диэлектрическую проницаемость

[Л. 244]

Дилоль, воЗ)Никающий в неполярных растворителях, 
всегда ориентировал ло направлению поля. Тепловое 
движение лрепятствует ориентации нез1начительно. 
Вследствие этого диэлектрическая лроницаемость непо
лярных веществ ле зависит от температуры. Однако в 
случае полярлых веществ с повышением температуры 
диэлектрическая проницаемость уменьшается.

Поляризация полярных веществ складывается лз д е
формационной и ориентационной компонент. При ориен
тационной поляризации стремление диполя занять опре
деленное лаправлепие наталкивается на сопротивление, 
создаваемое тепловым движением молекул. Орлентиро- 
валие в направлении силовых линий тем затруднитель
нее, чем выше температура. Тепловое движение стремит
ся нарушить упорядоченность диполей, псимешать им 
сориентироваться в направлении силовых линий. При 
возллкающем статическом равловесии поляризация в е 
щества зависит от числа и момента диполей, а также от 
интенсивности теплового движения.

Температурные коэффициенты диэлектрической про- 
лицаемости (относительные изменения диэлектрической
16

Таблица 1

Вещество Температурный коэффициент, 1/°С

Бензол
Хлорбензол
Этиленхлорид
Нитробензол
Вода

0,00160
0,00174
0,0553
0,185
0.366

проницаемости, приходящиеся на ГС ) для некоторых 
жидкостей приведены в табл. 1. Как видно, температур
ный 'Коэффициент увеличивается с ростом поляризации.

г) Влияние частоты на диэлектрическую проницаемость.
Понятие комплексной диэлектрической проницаемости

[Л. 116, 117, 244]

Диэлектрическая проницаемость зависит от частоты, 
на которой производятся измерения. Процессы, происхо
дящие в переменном электрическом поле, можно об ъяс
нить, если ввести понятие -комплексной диэлектрической 
проницаемости, предложенное Дебаем:

=  {Щ

где е*— комплексная диэлектрическая лроницаемость; 
е ' — действительная часть (относительная диэлектриче- 
ская проницаемость); г"  — мнимая часть 1= V  — 1).

Мнимая часть е" характеризует поглощение энергии 
в диэлектрике, введенном в электрическое поле [Л. 77]. 
Между 8', е" и тангенсом угла потерь существует сл е 
дующая зависимость:

На рис. 4 показала зависимость е' и е" от частоты. 
Действительная часть е' фактически не изменяется 
вплоть до частот 10  ̂ Гц. М аксимальная величина ди
электрической проницаемости г' достигается при со=0 . 
Это значение е' называют квазистатическим

С увеличением частоты действительная часть е' со
храняется на уровне вплоть до области аномальной
диэлектрической дисперсии, в которой постепенно умень- 
2—425 ' 17
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' область

шается, опадая до постоянного значения (е'оо). Как сл е
дует из уравнения М аксвелла, между этой величиной и 
показателем преломления существует простая зав.иси- 
мость

е'оо =  «2. (14)
Теория объясняет (П'риведенные зависимости следую

щим об'ра'зо1М. Электроны, атомы, атомные группы, а
также постоянные диполи в ква- 
зистатической области успева
ют следовать за медленно из
меняющимся полем. Однако 
с ростом частоты картина ме
няется; постоянные диполи не 
успевают отслеживать измене
ния поля и ориентационная 
поляризация уже не дает преж 
него вклада в полную поляри
зацию. Отставание в ориента
ции диполей относительно ос
цилляций поля порождает так 
называемую аномальную ди
сперсию диэлектрической про

ницаемости. Согласно теории Д ебая  дисперсия характе
ризуется временем релаксации т — зависит от вязкости

и)  ̂ 1ды

Рис. 4. Зависимость дей
ствительной г' и мнимой г" 
частей комплексной диэлек
трической проницаемости е* 

от частоты.

раствора т] и радиуса молекул а [Л. 238]:

(15)

где к — 'постоянная Больцмана: Т — абсолютная темпе
ратура.

Совершенно по .иному ведет себя показатель г". 
В квазистатической и высокочастотной областях спектра 
значение г"  практически очень мало. Только в области 
аномальной дисперсии значение е" становится сущест
венным, а при критической частоте Шх достигает макси
мума.

Релаксация — это процесс установления статическо
го равновесия, соответствующего данным внешним усло
виям, .в частности процесс упорядочен.ия или ориентаци
онной поляризации дипольных молекул в статическом 
поле после его отключения. Постоянная 'времени (релак
сации т=1/о)х . В течение времени т после отключения 
статического поля ориентационная поляризация умень- 
18

щается в е раз. При частоте 
внешнего поля, существенно 
большей, чем релаксацион
ная, ориентационная компо
нента поляризации становит
ся пренебрежимо малой.
Время, необходимое для по
ворота обладающих инерци
ей молекул в направлении 
поля после его включения, 
составляет около 10~®—
10'® с. Следовательно, если 
через вещество пропускается
свет, т. е. электромагнитные волны с частотой выше 
10® 1/с, то дипольные молекулы не обнаруживают ориен
тационной компоненты поляризации.

Комплексную диэлектрическую проницаемость при
нято выражать в виде суммы

Рис. 5. Диаграмма Коле—Коле 
л-пропилового спирта при 

—140°С.

“о (16)

Отделив действительную и мнимую составляющие 
диэлектрической проницаемости, из (16) получим сл е
дующие уравнения:

I <Оо . 0 0

00 ‘ 1 0)2x2
СОТ

(17)

(18)

При изучении свойств диэлектрика по Д ебаю  приме
няется метод, основанный на построении диаграммы 
Коле-Коле [Л. 44, 49, 127].

Из (17) и (18) можно получить уравнение, которое

'■ =  (19)

которое представляет собой уравнение окружности в 
осях е' (абсцисса) и г"  (ордината). На рис. 5 пока
зана идеальная диаграмма Коле — Коле, построен
ная для вещества, точно соответствующего уравнениям 
(14) и (15). Центр этой окружности лежит на оси 
абсцисс. В случае отклонения от уравнений (14) и (15) 
кривая е " = Ц е ')  продолжает оставаться ш л у окруж - 
2* 19



■ностью, но ценпр ее смещается ниже оси абсцисс. Д ля 
веществ с водородными связями наблюдается искажение 
окружности.

Анал,из характера отклонения от идеального (̂ по Де. 
баю) поведения может использоваться при структурных 
исследованиях [Л. 127, 266].

4. Интерпретация уравнений поляризации Дебая, 
Клаузиуса—Мосотти, Онзагера

Результирующая (поляризация диэлектрика в квази- 
статической области складывается из ориентационной и 
деформаци0|нной составляющих и определяется по фор
муле Д ебая

3 (20)
Деформационная Ориентационная 

поляризация поляризация

где Р — мольная поляризация; М — молекулярный вес; 
5 —^плотность; к—^^постоянная Больцмана; а — поляризуе
мость; N  — число А'вогадро; |х — постоянный дипольный 
момент; Т— абсолютная тем'пература.

Соотношение (20) .применяется для вычисления .по
ляризации дипольных молекул в неполярных сильно 
разбавленных растворах полярной жидкости [Л. 29, 51, 
116, 117, 244, 297, 315].

Поляризуемость а характеризует строение молекул, 
показывая, насколько легко деформируется электронная 
оболочка.

В ультрафиолетовой части спектра (область высоких 
частот для диэлектрической проницаемости) дипольная 
ориентация .исчезает и остается только деформационная 
ком^понента поляризации.

Зависимостымежду значениями мольной поляризации 
и диэлектрической проницаемости выражается уравне
нием К л ау зи у са— Мосотти

е — 1 М
а. (21)

В правой части \фавиения Д ебая  (20) первый член 
•представляет деформационную поляризацию Реи, состоя
щую из компонент электронной ?е п атомной Ра поляри
заций. Второй член представляет ориентационную по-
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ризапию Ро- Тогда .выражение для мольной поляриза
ции может быть представлено в в-иде

Р=РеИ + Ра=Ре+Ра-\-РО’ (22)

■ Мольная поляризация, в случае чисто деформацион
ной поляризации, численно равна молекулярной ре
фракции км:т - е.

п ^ - \  М
пг +  2 5

ЯЛ1-
(23)

Д ля сильно полярных растворителей вследствие взаи
модействия полярных (молекул уравнение Клаузиуса— 
Мосотти (21) неприменимо.

Пользуясь уравнением Онзагера
Ш  М  {е' — пг) {2е' +  П^) ^24)
4пМ I е' (л2 +  2)2

Пр.и известных значениях по.казателя преломления п и 
дипольного момента |д, молекул можно вычислить ди
электрическую проницаемость е полярной жидкости.

Г Л А В А  В Т О Р А Я

МЕТОДЫ ДИЭЛЕКТРОМЕТРИИ. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ и ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЯЧЕЙКИ

5. Классификация методов

Среди большого числа .диэлектрических методов из
мерений наиболее часто используются следующие.

1) электростатические;
метод, основывающийся на законе гчулона, 
статический метод измерения емкости;

2) методы измерения емкости на переменном токе;
мостовой;
резонансный;
■метод биений;

3) СВЧ-методы;
метод стоячей волны;
1метод объемного резонатора.

При диэлектр.ических измерениях частота может ле
жать в диапазоне от О до Гц и не захватывает лишь 
диапазона световых волн. Указанный частотный диапа
зон столь широк, что выбрать какой-либо универсаль
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ный метод, пригодный для измерений во всех областях 
спекпра, ие представляется возможным. При выборе ме
тода в каждом конкретном случае решающим фактором 
я’вляется частота. На рис. 6 приведены методы, ишоль-

10̂ 10 10' 10 10 Гц
Измерительные мосты

Схемы с колебательным контуром

Коаксиальны е
л и н ии

Объемнь/е резонаторы

О 10^ 1 ^  гдЗ  Щ О 10^^ Гц

Рис. 6. Методы измерений в диапазоне частот 
от О до Ю’з Гц.

зуемые наиболее часто в различных диапазонах частот. 
Важнейшие из них основываются 1на из.мерении емкости 
конденсатора, в котором в качестве диэлектрика исполь
зовано исследуемое вещество.

а) Электростатические методы

Метод, основывающийся на законе КулЪна [Л. 6, 59, 
88]. Этот метод заключается в из.мерении сил взаимодей
ствия в электростатическом поле. Усилие взаимодейст
вия Р двух зарядов, находящихся в диэлектрике, в соот
ветствии с законом Кулона находится по формуле

<3,13. ^25)
ег2

где ^1 и 0,2—за1ряды; г— расстояние между зарядами.
На использовании кулоповских сил основывается так 

называемый «метод эллипсоида». При измерениях по 
это1му методу тело эллршсоидной формы, изготовленное 
из хорошо проводящего ток материала, помещается 
между двумя 'пластинами конденсатора в исследуемый 
диэлектрик |И поворачивается в нем .под действием толя, 
создаваемого заряженным конденсатором.

По значению угла поворота эллипсоида при включе
нии поля и определяют диэлектрическую проницаемость 
исследуемого вещества.
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С тати ч еск и й  метод измерения емкости [Л. 141, 244, 
255]. Метод основывается на измерении статического з а 
ряда конденсатора. Исследуемую емкость заряж аю т до 
известного напряжения и подсоединяют к баллистичес
кому гальванометру. Последний измеряет зар яд  конден
сатора. Емкость конденсатора определяется как част
ное от деления .измеренного заряда  на начальное н ап р я
жение на нем.

6) Измерение емкости на переменном токе

Мостовой метод [Л. 1, 58, 89, 91, 147, 148, 178, 278, 281]. 
Мостовой метод является классическим М(етодом. И зме
рение по этому методу состоит в том, что неизвестную 
емкость в .мосте (переменного тока сравнивают с извест
ной емкостью. Метод приме
ним только для измерения 
емкостей с небольшими поте
рями. Погрешности, связан
ные с электропроводностью 
диэлектрика, здесь весьма 
ощутимы. Д л я  повышения 
точности измерений прибега
ют к использованию компен
сационных схем или к повы
шению рабочей частоты пи
тания моста. Эти меры су
щественно усложняют и удо
рожают измерительные уст
ройства. Д ля  диэлектриче
ских измерений, проводимых 
при решении электротехни
ческих задач, чаще всего используют высокочастотный 
мост Шеринга, схема которого показана на рис. 7. И зм е
рительный конденсатор Сь содержащий исследуемое ве
щество, и известная емкость С̂ V экранируются. Д ля  урав
новешенного моста справедливы следующие соотноше
ния:

Рис. 7. Принципиальная схема 
измерений с применением мо

ста Шеринга.

(26)

(27)
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Следовательно»

1%Ьх =  (оНхСх —  (о1̂ аС2. ' (28)

Чувствительность моста (можно повысить, включая в 
диагональ с индикатором усилитель. Мостовые методы, 
как правило, применяют в диапазоне частот пе выше

/̂77

Генератор
I^ /  ь /  ' с ,  ■

Рис. 8. Принципиальная схема резонансного метода измерений.

100—300 кГц. Расширить рабочий диапазон до 60 Мгц 
позволяет Т-образный мост [Л. 45а, 75, 94, 119].

Основой радиочастотных методов измерения емкости 
является применение колебательных контуров, реализуе
мых путем соединения конденсатаров с катушками ин- 
йуктив'ности. Резонансная частота колебательных «онту- 
ров зависит от емкости конденсатора. Наиболее распро
страненными радиочастотными методами являются 
резонансный метод й метод биений.

Резонансный метод [Л. 28, 58, 83, 126, 202, 210, 277, 
292, 303]. Идея метода иллюстрируется рис. 8. Один из 
двух колебательных контуров с конденсатором 
является измерительным, а другой с конденсатором Сг—  
индикаторным. Измерительный конденсатор Сх представ
ляет сосуд, заполненный исследуемым диэлектриком. 
Образцовый высокочастотный конденсатор переменной 
емкости Ст предназначен для настройки измерительно
го 'Контура. В исходном состоянии, когда сосуд опорож
нен, частота генератора совпадает с частотой измери
тельного контура и стрелочный индикатор, подключенный 
к индикаторному 'Контуру, дает максимальное отклоне
ние. После заполнения сосуда веществом с диэлектри
ческой проницаемостью е емкость конденсатора Сх 
возрастает по сравнению с исходной в е раз. Собствен
ная частота измерительного контура вследствие этого 
изменяется и резонанс на частоте высокочастотного ге
нератора исчезает, что фиксируется по индикатору. 
Следующая операция состоит в настройке схемы на 
резонанс, для чего уменьшается емкость конденсатора 
24

Ст- По изменению емкости Ст определяют диэлектри- 
ч ^ к у ю  проницаемость исследуемого вещества.

Метод биений (гетеродинный метод) [Л. 16, 73, 93, 
123, 262, 269, 334, 345]. Принципиальная схема, реали
зующая метод, показана на рис. 9. В схеме используют
ся два генератора. Частота одного из них (генератора 
/) постоянна, другой (генератор II)  отстраивается от

Рис. 9. Принципиальная схема измерений методом 
биений.

/ — генератор /;  2 — генератор / / ;  3 — смеситель;
4 — индикатор.

начальной частоты конденсатором Сх, а конденсатором 
Сщ снова восстанавливается па нее. Отсчет Сх ведется 
по шкале конденсатора Сщ. Правильность настройки 
емкостью Ст контролируется по сигналу звуковой часто
ты, которая равна разности частот двух генераторов^. 
Д ля  формирования и выделения сигнала разностной 
частоты используется смеситель с детектором биений на 
выходе. Настройка заканчивается, когда частота звуко
вого сигнала становится равной нулю.

в) СВЧ-методы

[Л. 27, 54, 110, 124, 125, 144, 271, 282]

Методы стоячей волны. Рассмотренные выше методы 
измерений являются относительными, поскольку требуют 
для «алибров'кн измерительных ячеек применения э т а 
лонных веществ. Д ля  частот свыше 100 М Гц разработа
ны методы измерения, которые можно считать абсолют-
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ж
НЫ'МИ, т. е. не требующими иопользовання эталонных 
веществ. Эти методы базируются на применении соотно
шения М аксвелла (17)

] / е  =  /г = (29)

где Яо—длина волны в вакууме; X—длина волны в иссле
дуемом диэлектрике.

Д руде [Л. 60] предложил определять диэлектричес
кую проницаемость посредством измерения длины элек
тромагнитной стоячей волны |В двухпроводной линии 
(линии Л ехера).  Методика предусматривает поиск 

местоположения узла волны сначала в воздухе, а затем 
в исследуемом диэлектрике. З'пая длину волны, можно 
определить диэлектрическую проницаемость. Классичес
кий метод Друде был развит Шмидтом, использовавщ.им 
современную высокочастотную техН|Ику.

При длинах волн менее 50 см \ ( /> 6 0 0  МГц) приме
нение двухпроводных линий пеэффективпо, так .как из- 
за возрастающего затухания излучения погрешности и з 
мерений становятся существенными. Гартмут разработал 
систему измерения с использованием коаксиальной ли
нии, устраняющую этот недостаток [Л. 110]. Метод 
коаксиальной линии применил такж е Губер [Л. 124]. 
С точки зрения надежности измерений па основе этого 
метода оопов'ное требование заключается в том, чтобы 
в линии укладывалось по крайней мере две длины вол
ны. Так, на частоте 300 МГц (Х = 1 0 0  см) коаксиальная 
линия должна иметь длину не менее 1 м.

Метод объемного резонатора. На частотах свыше 
6000 МГц (Х<;5 см) целесообразно 'переходить к 
использованию объемных резонаторов, поскольку ири 
столь коротких вол'пах относительная погрешность из
мерений на коаксиальных линиях значительна. Резонанс
ная частота объемного резонатора, так же как и коле
бательного контура, зависит от диэлектрической прони
цаемости среды, находящейся в полости. Диэлектрические 
потери исследуемого диэлектрика рассчитываются по 
значению затухания объемного резонатора.

Упомянутая выше частота 6000 МГц, естественно, не 
является единственно возможной для  рассматриваемого 
метода. Объемный резонатор практически приемлемого 
размера может быть реализован и на более длинные 
волны, если использовать коаксиальную линию (рис. 10).
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Д ля более коротких волн применимы объемные резона
торы с  волноводом (рис. И ) [Л. 19].

Одна часть такого резонатора заполняется исследуе
мым диэлектриком. Резонансный размер полости изме
няется в зависимости от характеристик помещенного в 
нее диэлектрика (размеров образца и его диэлектричес
кой проницаемости). Измерив длину / полости с ди-

6'
а

Х'>
3 — II

5
и

6

- 0

О

/
1 -

^  11 \ -и
о

Рис. 11. Измерение 
диэлектрической про
ницаемости объем
ным резонатором на 
сантиметровых вол

нах.
1 — исследуемое веще
ство: 2 — поршень; 3 — 
генератор; 4 — отсчет- 
ный механизм; 5 — галь

ванометр.

Рис. 10. Измерение диэлектри
ческой проницаемости коакси
альным объемным резонатором 

на дециметровых волнах.
I — исследуемое вещество; 2 — пор
шень; 3 — механизм перемещения 
поршня; 4 — петля возбуждения; 
б — диодный детектор; 6 — гальва

нометр; 7 — генератор.

электриком, ПО известным разм ерам  образца вычисляют 
диэлектрическую проницаемость. Диэлектрические поте
ри определяют по снижению добротности полости [Л .45, 
56, 124, 125].

Вносимый в полость образец целесообразно выпол
нять в виде тонкого стерженька или тонкостенной квар
цевой трубки, заполняемой исследуемой жидкостью 
[Л. 27].

Введенный в полость резонатора материал изменяет 
его резонансную частоту и затухание. Измерение рас
стройки частоты позволяет определить диэлектрическую 
проницаемость, а контроль 31начения вносимого затуха
ния—диэлектрические потери. Д ля  цилиндрической по
лости, примененной Боргнисом [Л. 27], диэлектрическая 
проницаемость вычисляется по формуле

1=0,538 ( ^ У 4 - .  (30)

где К—длина волны на частоте резонанса; ЛХ— измене
ние длины волны, вызванное внесением исследуемого
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вещества; Г1— внутренний радиус полости; — радиус
■пробы.

Диэлектрические потери определяются по формуле

(31)

где (I— затухание в полости с диэлектриком; й '—затуха
ние пустой .полости.

В диапазоне волн с длиной меньше 1 см используют
ся оптические методы. Так, Рамполла, Миллер и Смит 
[Л. 271] и Ваугап [Л. 325, 326] провели диэлектрические 
измерения интерфренционным методом. В первом слу
чае измерения велись на волне 3,1 мм, во втором — на 
волне 4,3 мм.

6. Венгерские диэлектрометрические приборы

Универсальный диэлектром етр ' типа ОН 301 С а б о —
Б. Надя (рис. 12)

(Раделькиш)
Технические характеристика

Диапазон измерений емкости, пФ . . . . 1— 100±(2 о/о+О.б пФ)
Без измерения потерь ...................... 1—200
Методом отклонения..............................  0 ,02—30

Диапазон измерений диэлектрической про
ницаемости е ........................................... . 1— 100

Диапазон измерений проводимости, мкСим 1ч-50+(5 % + 0 ,5  мкСим);
Компенсационным м етодом ..........................10^ 500+ (5  % + 5 ,0  мкСим)
Диапазоны измерений диэлектрических

потерь, 1041:25...............................................  5—250; 50—2500
Измерительная частота, М Г ц...................... 3+5^%

В универсальном диэлектрометре [Л. 184, 191, 308, 
309, 310] использован резонансный метод измерений. 
Структурная схема .прибора показана на рис. 13. Гене
ратор 2 выполнен на электронных лампах и питается от 
стабилизированного выпрямителя 1. Амплитуда колеба
ний генератора контролируется прибором 4. К генерато
ру подключен вспомогательный контур 5, используемый 
для подстройки амплитуды колебаний. Подстройка до
стигается вследствие изменения фазового сдвига вспо
могательного контура. Последний содержит нодстроеч-

' Модификация прибора, предназначаемая для измерения ди
электрической проницаемости и диэлектрических потерь, находится 
в стадии усовершенствования (СЕВИКИ и «Февароши Фином Меха- 
никаи Валлалат»),
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ный конденсатор со шкалой, калиброванной в микроси
менсах. При изменении емкости к вспомогательному 
контуру подключается подстроечный конденсатор 5, 
откалиброванный в пикофарадах. Этот конденсатор и 
измерительная ячейка 7 соединены в параллель.

Рис. 12, Универсальный диэлектрометр Сабо —
Б. Надя.

В режиме измерения емкости Сх переключатель 6 
устанавливается в положение С. При этом измеряемая 
емкость соединяется со вспомогательным колебательным 
контуром, приводя к его расстройке н изменению ампли-

3
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гуДЬ! колебаний генератора, фиксируемому по индикато
ру. Отклонение стрелки индикато'рного прибора йролор- 
ционально изменению измеряемой емкости. При псполь- 
зовапии компенсационного метода измерения отклонения 
стрелки, вызванные из'менением емкости С^, можно 
свести к нулю. Отсчет значения емкости Сх в пикофара
дах снимают по шкале С.

Рис. 14. Положение 
рабочей точки М для 
конденсаторов с раз
личными потерями на 
амплитудной (а) и 
фазовой (б) характе

ристиках.

При измерении омической составляющей (переключа
тель в положении 1 0  или 1 0 0 )  измерительная ячейка 
вместе с параллельно включенным подстроечным кон
денсатором 5 непосредственно соединяется с генерато
ром.

Потери, вносимые измерительной ячейкой, уменьша
ют амплитуду колебания генератора. Величина потерь 
фиксируется по показаниям прибора М либо при изме
рении ком'пепсационным методом по шкале конденсато
ра 3, калиброванной в микросименсах.

Универсальный диэлектрометр работает по принципу 
модуляции фазы тока параллельного колебательного 
контура и поэтому обладает рядом преимуществ по 
сравнению с другими резонансными приборами, работа
ющими по принципу модуляции амплитуды:

1) между отклонением стрелки прибора и значением 
емкости имеется однозначная зависимость, в то время 
как в амплитудных приборах одному отклонению соот
ветствуют два значения емкости;

2) фазовую характеристику измеряют нулевым мето
дом в точке перегиба характеристики, где крутизна м ак
симальна, что обеспечивает большую точность измере
ний, нежели при используемом обычно методе поиска 
максимума на амплитудной характеристике, поскольку 
в последнем случае наименьшая крутизна рабочей кри
вой находится на частоте резонанса (рис. 14);
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3) метод дает возможность измерять потери по рас
стройке колебательного контура, причем в пределах 
измерения изменение потерь вещества не вызывает по
грешности при измерении диэлектрической проницаемо
сти.

Переносной транзисторный диэлектрометр Пунгора —
Б. Надя — Сабо (рис. 15) [Л. 195а, 268] (предприятие 

«Фёвароши Фином Механикаи Валлалат»).

Технические ха ракше ристиш
Диапазон измерений диэлектрической проницаемости е 1—90
Диапазон из.мерений емкости, п Ф ....................................... 1— ЮО
Точность измерений емкости  ........................................... + 2  % 4 0 ,5  пФ
Диапазон измеряемых изменений емкости методом от

клонений, п Ф .........................................................................  0 ,02—30
Диапазон измерений сопротивления потерь, кОм . . .  От 2 до оо
Измерительная частота, М Г ц .............................. .... . . ^
Источник питания ....................................................................  2 плоских ак

кумулятора, 
4 ,5  В каждый

Рис. 15. Переносной транзисторный диэлектрометр 
Пунгора — Б. Н адя — Сабо с измерительной 

ячейкой.
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Области применения:
1) исследование веществ; проверка чистоты порошков, 

жидкостей, пластин, волокнистых материалов, проверка 
идентичности веществ, структурные исследования;

2) контроль химических процессов: дистилляции,
экстракции, высушивания, седиментации, сорбции и др.;

3) контроль химических реакций: этерификации, окис
ления, полимеризации, конденсации, гидролиза и др.

Осциллометрический влагомер Пунгора — Б, Надя — Сабо 
(прибор для измерения влажности зерна) (рис. 16) 

[Л. 195а, 268] (предприятие «Фёвароши Фином Механи- 
каи Валлалат»)

Рис. 16. Осциллометрический влагомер Пунго
р а — Б. Надя — Сабо.

Технические характ ери ст ик
Диапазон измерений относительной влажности зерна, %
Точность измерений влажности, % ..................................
Потребление тока, м А ........................................... .... . . .
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0—30 
±1.0 

Около 2

Измерительная ч«1Стота, М Г ц ............................................... %
Габариты, м м .............................................................................  220X155X105
Масса, кг .................................................................................. Около 2 .5
Источник питания ....................................................................  2 плоских эле

мента, 4,5 В 
каждый

Области примененпя; экспресс-измерепис влажности 
зернопродуктов (пшеницы, ячменя, ржи, овса, риса), 
масличных семян, при уборке и хранении урожая, на 
сельскохозяйственных предприятиях по производству, 
закупке, хранению и переработке зерна. После предвари
тельной калибровки прибор пригоден для быстрого 
определения влажности зернистых или гранулированных 
материалов. Прибор снабжается сменными калиброван
ными шкалами-дисками, что дает возможность широко 
использовать его в случае диэлектрометрического опре
деления влажности компенсационным методом.

Промышленный транзисторный прибор Пунгора —
Б. Надя — Сабо для определения емкости (рис. 17)

[Л. 195а, 268] (предприятие «Фёвароши Фином Механи- 
каи Валлалат»)

Технические характеристики

Диапазон измерений диэлектрической проницаемости е . . 1— 100
Диапазон измерений емкости, п Ф ...........................................  О— 100
Диапазон измеряемых изменений емкости методом откло

нений, п Ф ...................................................................................... 0 ,02—30,0
Воспроизводимость, в / о ................................................................. ± 2
Измерительная частота, М Г ц .................................. .... . . . Ю +5 %
Источник п и т а н и я .............................. . . • ..........................Аккумулятор

на 9 В

Применяется прибор для контроля химических реак
ций и реакций во взрывоопасных цехах. В приборе пре^ 
дусмотрена возможность проверки точности в двух точках 
рабочего диапазона («нуля» и максимального значения 
емкости) и подстройки «нуля» в процессе работы. 
Изменение состава вещества (изменение диэлектричес
кой проницаемости), находящегося в подключаемой 
к прибору измерительной ячейке, определяется методом 
отклонений. К прибору могут подключаться регистри
рующее и регулирующее устройства.
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Рис. 17. Заводской диэлектрометр Пунго- 
ра — Б. Надя — Сабо с измерительной 

ячейкой.

Мост типа ТР-9701 для измерения диэлектрической 
проницаемости и диэлектрических потерь (рис. 18)

(предприятие «Тавкёзлейши Ктс»)
Технические характеристики

Диапазон измерения ем к ости ...............................................10 пФ— 1 мкФ
Диапазон измерения потерь................................................... (1Ч-1000)-10“ *
Предел измерения потерь на частоте 50 Г ц .................  2500-10~‘‘
Диапазон рабочих частот....................................................... 50 Гц—300 кГц

Основу прибора сосгавляет мост переменного тока, 
выполненный по схеме Шеринга. Выход моста — асиммет
ричный. На низких частотах питающего напряжения 
применяются 'Наушники. При частотах выше звуковых 
для повышения точности измерений должен использо
ваться усилитель.

Область применения: измерение диэлектрической
проницаемости и диэлектрических потерь изоляционных 
материалов; исследование изоляционных свойств масел,
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Рис. 18. Прибор (/)  для измерения диэлектри
ческой проницаемости и диэлектрических по
терь типа ТК9701 с генератором {2) и селек

тивным вольтметром (3).

используемых в сильноточном оборудовании, а такж е 
различных изоляционных материалов, используемых 
в технике связи.

Влагомер Трансгигро типа ОВ 303 (РОК-ОУЕМ)
Технические характеристики

Диапазон измерения относительной влажности, °/о . . 8—27 (разби
вается на два 
поддиапазона)

Диапазоны измерений ........................................................... По роду продук
та (табл. 2)

Рабочая температура, “С ...................................................  10—35
Масса, к Г ....................................................... .......................... Около 4
Габариты, м м .............................................................................  260X220X140

Таблица 2

продукт

Диапазон 
измерения 
влажности 

при 20°С, %

Точность
измерения
влажности,

%

Температурная 
погрешность, 
% влажности 

на 1°С

Пшеница . . .  .......................... 8—22 4-0,5 +  0,1
Рожь . . . 10—23 + 0 ,5 + 0 ,1
Ячмень . . . .  ...................... 13—22 + 0 .5 + 0 ,0 5
Г'орох . . .......................... 10 -21 ± 0 ,5 ± 0 .1
Подсолнух ........................................... 1 2 -2 0 +  0 ,5 ± 0 ,1
Кукуруза ............................................... 8 .0 —27 +  1.0 + 0 .1
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Прибор применяется для измерения относительной 
влажности зер'нопродуктов, выполнен со встроенными 
батареями питания, но допускает работу от сети, схема 
транзисторная. Используется при уборке и хранении 
урожая. М ожет использоваться для определения влаж но
сти зернопродуктов, предназначенных для размола.

Влагомер Гигропресс типа К8-201А (М^К^-РРV)

Диапазон измерений влажности (для литей
ного песка), о/о...................................................  О—8

Точность измерений влажности в диапазо
не, %:

0—6 ....................................................................  + 0 .3
6—8 ..................................................................... ± 0 .5

Внутренний источник питания ..........................  10 щелочных аккумулято
ров ОЬ-0.45

Номинальное напряжение п и тан и я .................  Стабилизированное,
постоянное, 6 ,5  В

Рабочая температура, ® С ..................................  + 1 0 -ь + 4 0
Дополнительные принадлежности..................... Устройство для зарядки

аккумуляторов

Измерения производятся мостовым методом на высо
кой частоте.

Емкость плоского измерительного конденсатора с рас
сеянным полем зависит от свойств исследуемого мате
риала. Измерение влажности производится методом 
отклонений. Прибор имеет корректирующий контур, 
который автоматически компенсирует изменения диэлек
трических потерь, уход температуры измеряемого мате
риала и окружающей среды, а такж е изменение усилия 
обжатия образца. Конструкция обеспечивает стабилиза
цию сжимающего давления при выполнении измерений.

Область применения: быстрое определение влаж но
сти зернистых материалов и прежде всего литейных ф ор
мовочных песков; может применяться при исследовании 
зернистых материалов и полуфабрикатов при произ
водстве магнезита, огнеупорных материалов, стекла, 
керамики и строительных материалов, шлифовальных 
кругов, лекарственных средств, синтетических материа
лов.
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Прецизионный диэлектрометр типа ОН-303 [Л .303] 
(Раделькищ)

Технические характеристики

Диапазоны измерений е ............................................................1 — 10; 10— 100
Измерительная частота, М Г ц ...........................................  2—4
Точность измерений *, <>/о....................................................  ± 0 -*
Диапазон измерений Д «/* ........................................................ О— 10“ *

Принцип действия прибора основан на том, что из
мерительный конденсатор включен в колебательный кон
тур и задает выходную частоту генератора. Частотно- 
модулированный сигнал по кабелю длиной до 15 м 
поступает с генератора в прибор, где сравнивается 
с опорной частотой внутреннего или дополнительного 
внешнего генератора, содержащего эталонный конденса
тор. Разностная частота фиксируется частотомером типа 
Депреза.

Процедура измерений е сводится к настройке схемы на 
нулевую разностную частоту, отсчет е производится по 
шкале генератора, небольшие изменения Ае фиксируют
ся по индикаторному прибору.

7. Зарубежные диэлектрометрические приборы
[Л. 19, 58, 244]

Диэлектрические приборы выпускаются многими 
зарубежными фирмами, например Роде Шварц, Джене- 
рал Радио Комп. \УТ\\^ и др. Ниже приводятся хар ак 
теристики только наиболее распространенных из них.

Диэлектрометр типа 60 ОК (Кюстнер, ГДР)

Технические характеристики

Диапазон измерений емкости, пФ ................................................... О— 150
Диапазон измерений диалектрической проницаемости е . . . 1—82
Измерительная частота, МГц .......................................................  7
Точность измерений е, ® /о ................................................................ Выше + 1

Диэлектрометр выполнен на основе лампового гене
ратора с кварцевым резонатором в сеточной цепи. Ч асто
та генерации 7 МГц. Частота анодного колебательного 
контура является функцией емкостей измерительной 
ячейки Сх и эталонного конденсатора (грубой подстрой- 
ки) Си (рис. 19).
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При совпадении собственной частоты колебательного 
контура с частотой кварцевого резонатора амплитуда 
колебаний генератора 2 максимальна, что фиксируется 
индикатором / типа «магический глаз» или другим при
бором, Измерения проводятся следующим образом: 
изменением емкости добиваются устранения расстрой-

Рис. 19. Принципиальная схема диэлектрометра типа 600К.
51 — выключатель конденсатора настройки «нуля>; 5 а — переключатель 
диапазонов грубой настройки; 5з — переключатель диапазонов точной на

стройки.

ки анодного колебательного контура, внесенной конден
сатором Ся-. Отсчет значений емкости Сх производится 
по шкале эталонного конденсатора С^.

Диэлектрометр NР типа ОК05 [Л. 224, 294] ФРГ)

Технические характеристики
Диапазон измерений диэлектрической прони

цаемости е ............................................................  1—90 (зависит от
измерительной ячейки)

Диапазон измерений ....................................... Ы О ” -*—3-10" ’
Точность измерений:

е, « / о ................................................................  Выше + 1
1 2 3 .................................................................... т1:(2-;-й) % (в зависи

мости от измерительной 
частоты и от 1^^) 

Измерительная частота, к Г ц .......................... 40— 100

Прибор является прецизионным измерительным 
мостом (модификация моста Ш еринга), питающимся от 
генератора; схема содержит электронный усилительный 
каскад. Индикация осуществляется на экране электрон
но-лучевой трубки.
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Дипольметр типа ОМ 0,1 (\УТ\У, ФРГ)

Технические характеристики

Диапазон измерений диэлектрической прони
цаемости е ............................................................  1.8 100 (зависит от

измерительной ячеики)
Измерительная частота, МГц:

для жидкостей...............................................  >°
для г а з о в ........................................................  ч 1п-«

Порог чувствительности»..................................  До Н) «
Чувствительность измеренийг .......................... 2-10-*  (для жидкостей)

> Порог чувствигеть-югти—наименьшее отаосительног измененне е.мкости 
дС/Смакс’ фиксируемое и дикатором прибора. ^

“ Чувствительность измерений—наименьшее измеримое и точно воспроизводимое 
изменение емкости, соответствукхцее ) делению шкалы индикаторного призора; из
меряется в относительных единицах

Прибор является прецизионным, построен по схеме 
биений. Сигнал высокочастотного генератора повышен
ной стабильности поступает 1на смеситель, разностная 
частота после усиления выводится на экран осциллогра
фа, что позволяет наблюдать инфранизкие частоты бие
ний (1 Гц и ниже).

Диэлектрометр типа ОКОЗ [Л. .118, 196, 219] (\УТ\\/,
ФРГ)

Технические характеристики

Диапазон измерений диэлектрической проницаемости е ,  . . 1,8 100
Измерительная частота, М Г ц ........................................................ 1.^
Порог чувствительности ....................................................................  5 -10“ *
Чувствительность измерений ........................................................1 • 10 *

Принцип действия прибора резонансный. Индициро- 
вание резонансной частоты светящимся резонатором из 
кварца обеспечивает высокую точность регулировки и 
настройки’. Автоматическая стабилизация температуры 
обеспечивает длительное сохранение калибровки. 
В комплекте с приставкой типа ОУОЗ прибор может 
использоваться для измерения диэлектрических потерь.

' К э д и  У. Пьезоэлектричество, М., Изд-во иностр. лит, 1949
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Мульти-диэлектрометр типа ОК06 [Л. 292, 294] 
( Ш Ш , ФРГ)

Технические характеристики
Диапазон измерений диэлектрической прони

цаемости ................................................................  В зависимости от
измерительной ячейки

Измерительная ч а ст о т а .......................................От 100 кГц до 12 МГц
Диапазон измерений диэлектрических потерь

......................................................................... От Ю-'! до I
Порог чувствительности....................................... До 10“ ®
Чувствительность и зм ер ен и й .......................... До Ю"4
Точность измерении диэлектрических по

терь, % ................................................................  + 2 —5 в зависимости
от 1;2 Й

Действие прибора основано на принципе биений. 
Частота биений регистрируется по фигуре Лиссажу на 
экране электронно-лучевой трубки. Прибор обладает 
повышенной точностью: прецизионный измерительный
конденсатор обеспечивает отсчет емкости с погрешностью
0,001 пФ.

Децидиэлектрометр типа ВК08 [Л. 224, 322] (ШТШ,
ФРГ)

Технические характеристики
Измерительная частота, М Г ц .....................  . 300—6000
Точность измерений, %:

относительной диэлектрической пронн-
жаемости...........................................................0,1 — 1 (в зависимости от

значения диэлектрических 
потерь)^

относительных диэлектрических потерь 1—2

Прибор содержит измерительную полость с коакси
альной линией (рис. 20) и используется для  исследова
ния жидкостей. Настройка на резонанс осуществляется 
путем смещения поршня в вертикальном направлении. 
Перемещая зонд, определяют распределение электричес
кого поля по высоте ячейки и таким образом измеряют 
длины волн X в исследуемой жидкости и Яо в воздухе.

Влагомер Ультра-Гигрофикс типа Ну5 (\УТШ, ФРГ) 
Технические характеристики

Диапазон измерений относительной влажности, % . . , . О—40 (два
поддиапазо

на)
40

Точность измерений, о/,; ,  ̂  ̂ а г
при влажности 12— 18 % ................................................... ± 0 ,3 —0 ,5
при влажности 18—21 % ...................................................  + 0 ,5

Измерительная частота, М Г ц ...................................................  1,8

В приборе нспользова.н резонансный принцип. К вар
цевый резонансный индикатор обеспечивает высокую 
точность настройки. На частоте резонанса кварц светит-

Ри€. 20. Принципиальная схема 
двцидиэлектрометра ОКОВ. 

т — высота столба жидкости; I — 
уплотнительная втулка; 2 — петля свя
зи; 3 — детекторный ди»д (индикатор); 
4 — измерительный прибор; 5 — пор

шень; 6 — аонд; 7 — генератор.

О

V

=Ю

^22&в

Рие. 21. Принципиальная
схема элографа Е1о2.

I — термокомпенснрующая ячей
ка; 2 — измерительная ячейка: 
3 — смеситель; 4 — регистратор;
5 _  электронный стабилизатор;
6 — феррорезонансный стабили

затор.

ся, ЧТО делает процесс измерений простым даж е для 
неопытного человека. Прибор применяется для быстрого 
определения влажности зерна, маслосемян, муки, табака 
и др.

Элограф типа Е102 [Л. 228] Ф РГ)
Технические характеристики

Диапазон измерений диэлектрической проницаемости е . . . 2—35
Чувствительность измерений............................................................ Б-Ю"*
Измерительная частота, М Г ц ........................................................Около 2
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в  устройстве использован метод биений. Прибор осу
ществляет непрерывную регистрацию и индикацию 
результатов измерений. Используется для контроля и 
регулирования процессов на предприятиях химической 
промышленности (рис. 21).

8. Измерительные ячейки и их классификация

Жидкостные измерительные ячейки представляют 
собой плоские или цилиндрические конденсаторы, 
заполняемые исследуемой жидкостью и изготовляемые 
из стекла или металла. Ячейки из металла более пред
почтительны, так как они обеспечивают лучшее экрани
рование.

В плоских конденсаторах параллельные пластины 
устанавливаются с зазором 1 — 10 мм, в цилиндричес
ких измерительных конденсаторах используются коак
сиальные цилиндры диаметром 1—5 см. Обкладки 
конденсаторов изготовляются из платины, серебра, нике
лированной или хромирова'нной латуни или же из кис
лотоупорной стали. При выборе материала обкладок и 
изолирующих их синтетических покрытий необходимо 
учитывать коррозионные условия. Как показывает опыт, 
в качестве изолятора выгодно использовать тефлон.

Измерительные ячейки дол
жны легко заполняться и 
опорожняться, обеспечивать 
простое термостатирование и 
быть приспособляемыми к 
консистенции исследуемого 
материала. Определение зн а 
чения основной (активной 
или эффективной) емкости 
Со измерительной ячейки 
расчетным путем, как прави
ло, имеет невысокую точ
ность. Общая емкость Собщ 
измерительной ячейки все
гда равна сумме основной

Рис. 22. Горизонтальное сече
ние стеклянно-платиновой из

мерительной ячейки.
— диэлектрическая проница.»- 

мость исследуемой жидкости;
~  диэлектрическая проницае

мость стеклянной стенки; — 
емкость между обкладками; С^^ — 
емкость между обкладками и стек
лянной стенкой; С^ц — емкость 
стеклянной стенки между точками 
входа и выхода силовых линий.
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Со И паразитной С« емко
стей:

Со +  Сз =  Соб1ц- (32) 
Значение основной емко

сти измерительной ячейки

р̂ез

зависит от диэлектрической проницаемости исследуемой 
жидкости, и для ее определения необходимо пользовать
ся калибровочными зависимостями [Л. 165, 199].

Зависимость значения основной емкости ячейки от 
диэлектрической проницаемости исследуемой жидкости 
покажем на примере ячейки с пло
ским конденсатором (рис. 22).

Часть силовых линий, выходя
щих с краев конденсаторных пла- 

• стин, пронизывает не только ис
следуемую жидкость, но и изоля
тор-диэлектрик (например, стек
ло) [Л. 185], как это имеет место 
для конструкции на рис. 22, где 
показано горизонтальное сечение 
стеклянно-платиновой измери
тельной ячейки. Эквивалентная 
электрическая схема измеритель
ной ячейки приведена на рис. 23.

В случае идеального измерительного ко-нденсатора 
для всех значений е/ справедливо равенство

С

Н 1 -
Рис. 23. Эквивалентаая 
электрическая схема 
стеклянно-платиновой 
измерительной ячейки.

1Н1. =  Со =  СОП51. (33)

Д ля реального измерительного конденсатора (тако
вым является измерительная ячейка по рис. 22) резуль
тирующая емкость ячейки образуется емкостями трех 
конденсаторов (рис. 23) и определяется как

(34)

В ыражая основную емкость через результирующую 
емкость и диэлектрическую проницаемость жидкости, 
можно записать:

__  С  рез
С о -  — с,- е ^ С „ + в . .С I I I

(35)

Как следует из (35), основная емкость является 
•'временной, зависящей от 8/.

Значение дроби, фигурирующей в выражении (35), 
с увеличением е; уменьшается, стремясь в пределе 
к нулю, а значение Со в пределе устремляется к Сг
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Основное требование, предъявляемое к измерительной 
ячейке, заключается в том, чтобы контактный провод 
был жестким 'И коротким, ^насколько это возможно, что
бы в ходе измерений паразитная емкость ячейки не из- 
менялась.

В зависимости от того, находятся ли электроды 
в соприкосновении с исследуемой жидкостью или не 
контактируют с ней, ячейку называют или контактной 
или бесконтактной. В бесконтактных ячейках электро
ды отделены от исследуемого вещества изолятором из 
стекла.

Гардпинпичесиаи 
бмутренняя обкладна

./ \.

нь' С=еСо 

■Линейная
С,

Нелинейная
со н а

Рнс. 24. Сравнение емкостных контактных (а) и бес
контактных (б) измерительных ячеек.

Д ля измерения диэлектрической проницаемости наи
более приемлемы измерительные ячейки с емкостными 
электродами. Бесконтактные ячейки используются толь
ко для измерения относительной диэлектрической прони
цаемости, поскольку в них емкость изолятора оказы 
вается включенной последовательно с емкостью С^, 
вследствие чего значение основной емкости ячейки силь
но зависит от диэлектрической проницаемости исследуе
мой жидкости.

Д ля  бесконтактных ячеек зависимость между ди
электрической проницаемостью и основной емкостью 
всегда нелинейна (рис. 24). Область применения бес- 
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контактных ячеек — измерение проводимости [Л. 136] и 
пиэлектрической проницаемости веществ с высокой про- 
подимостью. В контактных ячейках исследование этих 
веществ невозможно из-за срыва колебании в контуре 
измерительного генератора.

а) Контактны е изм ерительны е ячейки и зонды

Д ля исследования химических веществ, вызывающих 
коррозию, чаще всего применяются стеклянно-платино
вые измерительные ячейки [Л. 314] (рис. 25), а такж е 
измерительные ячейки с применением кислотоупорной 
стали и тефлона. Подобными ячейками оснащен описан-

Рис. 25. Стеклянно-пла
тиновая измерительная 

ячейка.

ный выше универсаль
ный диэлектрометр. 
Ячейки имеют проточ
ную конструкцию, вы
полнены на ряд номи
налов основной емкости

Рис. 26. Измерительная ячейка из 
кислотоупорной стали и тефлона.

/ — внутренний электрод; 2 — наружный 
электрод; 3 -  рубашка термостата; 4 -  
изоляционное кольцо из тефлона 
текстильно-бакелитовая опора:

7 — электрический вывод; 8 экрани- 
рующее устройство; 9 — спускной стеклян
ный кран; /О -в п у с к н а я  и выпускная 

трубки для жидкости.и термостатируютс''
(рис. 26). Н а  рис. 27 по
казана измерительная ячейка для исследовании ж идко
сти, имеющая рабочий объем всего 0,4 мл. Микроячеика 
заполняется жидкостью снизу при помощи медицинского 
Шприца.
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На рис. 28 показаны типы емкостных измерительных 
ячеек, используемых в современных приборах для опре
деления влажности [Л. 156]. Большое число различных 
конструктивных форм измерительных ячеек дает возмож
ность измерять влажность в самых различных услови
ях. Измерительные ячейки промьциленного применения

Рис. 27. Емкостная измеритель
ная ячейка с малым рабочим 

объемом.
/  — наружный электрод: 2 — вну
тренний электрод; 5 — тефлоновая 
изоляция; 4 — дозирующий шприц;

5 — стеклянный кран.

в большинстве случаев снабжены фланцевым соедине
нием для установки ячейки на рабочем месте.

На рис. 29 показана измерительная ячейка с гибкой 
трубкой. Конструкция позволяет заменять внутреннюю 
обкладку конденсатора.

На рис. 30 показана конструкция фланцевого соеди
нения емкостной ячейки, которую целесообразно исполь
зовать при исследованиях расплавов или вязких ж ид
костей.
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в )

г )
е)

Рис. 28. Измерительные ячейки для определения влажности, 
а -  конденсаторы с рассеянным полем; б — электрод с прорезями; в — коль
цевой электрод; г — планка-электрод; е — подвижный электрод; ж конденса
торы с параллельным или цилиндрическим силовыми полями; э — плоския кон
денсатор; и — проточный электрод; к — цилиндрический электрод; л — ролико

вый электрод.

Диэлектрические измерения с помощью измеритель
ных ячеек бывают невозможны либо трудно осуществи
мы в тех случаях, когда исследуемая жидкость не мо
жет переливаться из сосуда в сосуд. В подобных ситуа
циях целесообразно использовать конденсаторные изме
рительные зонды, например измерительный зонд из 
платины и стекла (рис. 31) либо зонд из кислотоупорной 
стали и тефлона (рис. 32).

6) Бесконтактные измерительные ячейки

[Л. 204, 214, 243].

Проблема коррозии делает необходимым применение 
бесконтактных измерительных ячеек. Примером емкост
ной измерительной ячейки, хорошо зарекомендовавшей 
себя на практике, служит конструкция, приведенная на
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Вид

Рис. 29. Промышленная измерительная ячейка.
/ — наружная обкладка; 2 — внутренняя обкладка; 3 — экран; 4 — фланцевое 
соединение; 5 — место присоединения гофрированной трубки; ^ — гофрирован
ная трубка; 7 — резиновая трубка; в — текстильно-бакелитовая опора; 9 — 

штепсель: Ю — экранирующее устройство.

рис. 33. Устройство имеет алюминиевое покрытие, выпол
няющее роль обкладки на внешней стороне стеклянной 
ячейки. От внешних воздействий покрытие защ ищ ает

тонкий слой эпоксидной 
смолы. В случае необходи
мости основная емкость 
измерительной ячейки мо
жет быть уменьшена пу
тем включения последова
тельного конденсатора 
100 пФ. Пунгор и Валло 
экспериментально д о каза 
ли, что в бесконтактных 
измерительных ячейках 
из-за особенностей элек
тростатических полей на 
границе между раствором 
и стеклом силовые линии

направление потока

Рис. 30. Емкостный промышлен
ный измерительный фланец.

/ — наружная обкладка; 2, 5 — соеди
нительный фланец; 4, 5 — тефлоновая 
изоляция; 6 — выводная пластина; 7 — 
внутренняя обкладка: 8, 9 — зажимно^ 

винт: Ю — экран.
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замыкаются на,расстоянии 1—2 мм от стенки сосуда, Ач 
[Л. 12] исследовал возможности применения бесконтакт

ных измерительных ячеек в диэлектроме
трии, в частности, для анализа состава 
двух- или трехкомпонентных смесей. УсиковРЬ

т

Рис. 31. Стеклянно-платиновый измерительный зонд.
/ — эмалированный привод; 2 — проводник из платины; 3 — отекло; 4 — шлиф.

Рис. 32. Измерительный зонд из кислотоупорной стали н тефлона.
Рис. 33. Емкостная бесконтактная измерительная ячейка. 

------------- слой ал ю м и н и я ;----------------------- поа<рытие из синтетического мате
риала; ---------------трубка, заполняемая исследуемым веществом.

[Л. 323, 324] разработал метод расчета диэлектрической 
проницаемости применительно к указанным ячейкам.

9. Схема подстройки нуля и нулевой триммер

Диэлектрометрический контроль химических^реакций 
чаще всего требует нескольких часов или дней. Д аж е  
самый стабильный диэлектрометрический прибор, осо- 
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Рис. 34. Схема и внеш
ний вид прибора для 

подстройки нуля.

бенпо если он обладает высокой чувствительностью, 
нуждается в периодической проверке и подстройке нуля. 
Такое же положение имеет место при проведении 
серийных анализов и продолжительных диэлектромет- 
рических исследований. На рис. 34 изображена электри
ческая схема подстройки нуля. Схема включается между 
измерительной ячейкой и прибором для измерения

диэлектрической проницаемости и 
позволяет в процессе диэлектро- 
метрического исследования в лю 
бой его момент произвести про
верку и подстройку нуля. Д ля  это
го в измерительную ячейку нали
вают эталонную жидкость (поло
жение М) и устанавливают нуль 
диэлектрометра. Затем, переклю
чив тумблер 5] в положение /С, 

производят повторную установку нуля подстроечным кон
денсатором С/г. Диэлектрометрические измерения произ
водят в положении М. Д л я  подстройки нуля в процессе 
измерений тумблер 5] переводят в положение /С, осуще
ствляя подстройку диэлектрометра.

Д ля  фиксирования (запоминания) значения емкости 
ячейки используют нулевой триммер (рис. 35), смонти
рованный 'на текстильно-бакелитовом основании 1 и 
состоящий из подстроечного 
конденсатора 2 и параллель
но соединенного с ним по 
стоянного конденсатора 3.
Оба конденсатора защищены 
алюминиевым кожухом 4 ч; 
рез небольшое круглое от
верстие 5, в котором произ
водится подстройка тримме 
ра. При регулировке под
строечного конденсатора к 
диэлектрометру подключает
ся сначала измерительная ячейка с эталонной ж и д 
костью. Затем вместо измерительной ячейки подключа
ется нулевой триммер, емкость которого устанавливает
ся равной емкости измерительной ячейки. Контроль 
процесса настройки осуществляется по показаниям 
стрелочного индикатора, встроенного в измерительный 
прибор.

Рис. 35. Нулевой триммер.
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Рис. 36. Термокомпенсирован
ная схема с двумя измеритель

ными ячейками.
/ — измерительная ячейка с иссле
дуемой жидкостью; 2 — компенса
ционная ячейка с эталонной 
жидкостью: 3 — внутренний элек

трод.

10. Компенсация температурной зависимости 
диэлектрической проницаемости

Воздействие температуры на измерительную ячейку 
является одним из важнейших факторов, порождающих 
погрешность диэлектрометрического прибора. С измене
нием температуры изменяется диэлектрическая нрон1щае- 
мость вещества. Вследствие 
этого емкость измерительно
го конденсатора оказывает
ся зависящей не только от 
состава диэлектрика, но и от 
колебаний температуры. Д ля 
компенсации температурной 
зависимости диэлектриче
ской проницаемости приме
няется несколько способов.

В дифференциальной схе
ме с двумя генераторами, 
использующей метод биений, 
компенсация осуществляет
ся за счет пропускания рас
творителя с изменяющейся 
температурой одновременно через измерительную ячейку, 
соединенную с одним из генераторов (рис. 36), и через 
рубашку термостата другой измерительной ячейки (с т а 
кой же основной емкостью), соединенной с другим 
генератором. Температура находящегося во второй ячей
ке диэлектрика (с диэлектрической проницаемостью, 
равной проницаемости исследуемого вещества) пример
но равна температуре вещества в измерительной ячейке 
[Л. 190, 228, 244]. Вследствие этого изменение емкостей 
от температуры будет в обоих ячейках почти одинако
вым. Подобным способом в случае полярных веществ 
удалось полностью компенсировать изменения диэлек
трической проницаемости в диапазоне 25—3 0 °С.

Другой способ температурной компенсации основан 
на применении термистора и конденсатора типа варикап. 
Сущность этого способа состоит в том, что изменение 
емкости, вызванное изменением температуры вещества 
измерительной ячейки, компенсируется изменением 
емкости варикапа, которая меняется в функции прило
женного постоянного напряжения. Последнее задается 
регулятором. Схема термокомпенсировапного диэлектро- 
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метра с конденсатором «варикап» приведена на рис. 37. 
Прибор состоит из трех узлов: А — диэлектрометр 4 и 
варикап <?; В — измеритель температуры 1 и усилитель

В
; 2

" ' 0 <

'( 1 к

Рис. 37. Диэлектрометр с термокомпенсацией.

Рис. 38. К поясиеишо 
принципа действия схе

мы термокомпенсации 
диэлектро^метра.

2;
ка

^ /7
ЮО

90

во
70

60

50

0̂

30

20
10

X

I

о 10 20 30 °С

С — измерительная ячей- 
6 с термистором 5 для 

измерения температуры в 
ней.

Термистор включен водно 
из плеч моста Уитстона /.
Сопротивление термистора 
зависит от температуры.
Вследствие этого измене
ние температуры диэлектрика 
на величину (Д/) нарушает равновесие моста, установ
ленное потенциометром и стрелка прибора М^ откло
няется от 'Нуля. Ш кала йрибора отградуирована в гр а 
дусах Цельсия.
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Рис. 39. Схемная ком
пенсация температурной 
зависимости диэлектри
ческой проницаемости 

этилацетата.
X — без компенсации;
О — с компенсацией.

Сигнал разбаланса подается на вход усилителя 2. 
Потенциометр /?2 используется для регулировки усиле
ния. Изменения выходного напряжения усилителя вызы
вают изменения емкости варикапа 3. При правильном 
выборе коэффициента усиления температурные измене
ния емкости измерительной ячейки компенсируются 
изменениями емкости варикапа.

Условие термокомпенсации записывается как

ДеСо АС
М

(36)

Принцип компенсации поясняется графиком рис. 38. 
Возможности метода термокомпенсации иллюстрируются 
графиком рис. 39, показывающим, что для этилацетата 
повышение температуры с 14 до 30°С приводит к изме
нению сигнала на выходе диэлектрометра только на 
2 мкА. Без компенсации при изменении температуры 
в диапазоне 14—24°С приращение тока составило 
86 мкА.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ИЗМЕРЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 
И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ

11. Измерение диэлектрической проницаемости

а) Измерение диэлектрической проницаемости жидкостей

При выборе измерительной ячейки необходимо учи
тывать не только величину диэлектрической проницаемо
сти исследуемого вещества, но такж е и пределы измере
ния имеющегося в распоряжении прибора. В целях по
вышения точности измерений предпочтительно использо
вать цилиндрические конденсаторы.

При измерениях диэлектрической проницаемости наи
более часто применяются два метода.

Определение диэлектрической проницаемости по кали
бровочной кривой. Д ля конденсаторной ячейки, подклю
ченной к прибору, строят калибровочный график прибо
ра, применяя диэлектрики с известной диэлектрической 
проницаемостью. Если характеристика прибора линейна, 
калибровочная зависимость представляется на графике 
прямой линией. Точность измерения около ± 0 ,5 % .
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Определение диэлектрической проницаемости через 
собственные параметры измерительной ячейки. Сначала 
определяют собственные параметры измерительной 
ячейки (Собщ, Со, Се), затем измеряют емкость ячейки 
Сматер при иаличии исследусмого вещества, после чего, 
используя зависимость (40), вычисляют диэлектриче-1 
скую проницаемость. Поскольку Со зависит от е, для' 
повышения точности измерений рекомендуется построить 
предварительно калибровочную кривую основной емко
сти ячейки для нескольких растворителей с известными 
величинами диэлектрической пропицаемостн. Д ля  этого 
эталонные жидкости наливают в ячейку в порядке воз
растания е и производят измерение емкости ячейки. З н а 
чение основной емкости находится из следующих урав
нений:

Со ~Н Сз =  Собщ",

е С о + С в =  Сматер; (37)
Сматер —  Собщ 

е —  1
(38)

По результатам расчета строят график зависимости 
основной емкости Со от е. При расчетах е исследуемой 
жидкости в формулы следует подставлять значения 
основной емкости, которые по калибровочной кривой 
Со(е) соответствуют величине е, максимально близкой 
к диэлектрической проницаемости исследуемого веще
ства.

При известной величине основной емкости для н а
хождения е вещества измеряют емкость Сматер ячейки, 
наполненной исследуемой жидкостью. Диэлектрическую 
проницаемость вычисляют по формуле

€ =  . (39)
О о

При построении зависимости Со(е) следует помнить, 
что для ячейки, термостатированной водой, она значи
тельно отличается от зависимости, получаемой для не- 
термостатироваппой ячейки. При термостатировании 
парафиновым маслом кривая основной емкости не отли
чается от кривой, полученной без термостатпровання 
жидкости (рис. 40). Значение основной емкости измери
тельной ячейки целесообразно измерять, пользуясь эта 
лонной жидкостью, отвечающей следующим требова
ниям [Л. 71, 165, 166, 229];
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Со

диэлектрическая проницаемость должна быть воспро
изводима;
диэлектрические потери и проводимость должны быть 
по возможности незначительными; 
жидкость должна быть химически устойчивой, легко 
и надежно очищаться.
Диэлектрическая проницаемость получивших практи

ческое ирпменеппе эталонных жидкостей ооычно нахо
дится в пределах от 2 до 5.
Жидкостей, обладающих 
большей диэлектрической 
проницаемостью, мало. В 
ГДР выпущены стабильные 
двойные смеси. В Венгрии 
для точных измерений в к а 
честве эталонных жидкостей 
применяют бензол, тетра- 
хлорметан, фторбензол
[Л. 71, 166]. Значения ди
электрических проницаемо
стей этих жидкостей приве
дены в табл. 3. Растворите
ли, используемые в прецизи
онной диэлектрометрии, целесообразно очищать от рас
творенных или адсорбированных газов, влияющих на ре
зультаты измерений. Эта операция м_ожет быть проведе
на у-'Тьтразвуковыми методами [Л. 275].

Таблица 3

\

--------—------
О 10 20 30 40 50 60 70 вО

Рис. 40. Зависимость между 
диэлектрической проницае
мостью и значением основной 

емкости ячейки.
---------------- термостатирование во
д о й ;  ---------- — термостатирование
парафиновым маслом; — —  — без 

термостатирующей жидкости.

Вещество »' при 20°С ат

Циклогексан . . . 
Тетрахлорметан . .
Бензол......................
Толуол ......................
Дибутиловый эфир 
Фторбензол . . . . 
Эгилеихлорид . . . 
Нитробензол . . . 
В о д а .....................

2 .0 2 2 8 ± 2 -1 0 -“ 
2 .2 3 63+ 1-10 -5  
2 ,28 2 5 + 2 -1 0 -4  
2.3820+ 6-  
3 ,0 8 3 0 + 3 .1 0 -“ 
5.4811 +  Ы 0 -*  
10,663+3-Ю -з  
35 ,7 5 + 2 -1 0 -2  
8 0 .3 6 + Ы 0 -2

.6-10-3
, 0 - 10 - »
,96-10-»

,09-10-=» 
,7 0 .1 0 -2  
,53-10-2  
,85-10-»  
,27-10-1

Измерение абсолютной диэлектрической проницаемо
сти [Л. 165, 189]. При выполнении химических работ не
обходимость в измерениях этого рода возникает сравни
тельно редко. Относительный метод измерения соответ-
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ствует определению проницаемости по формуле (40). Его 
основной недостаток — нелинейность зависимости основ 
нон емкости. Дополнительным источником погрешности 
является погрешность определения состава исследуемой 
жидкости. Нернст в первых исследованиях по диэлектро
метрии установил, что измерение абсолютной диэлектрн- 
ческои проницаемости возможно только с помощью

измерительной ячейки с перемен
ной основной емкостью.

Снок [Л. 302] предложил в из
мерительном элементе закреплять 
внутренний электрод в двух фи
ксированных положениях (рис. 
41), для которых паразитные ем
кости равны между собой. Д ля  
подобной конструкции имеют ме
сто следующие соотношения:

С’м = С о б  +  С5; (4 0 )

=  ( 4 1 )

С м — С 'м = 8 ( С о — С 'о ) ; (4 2 )

'М
С о - С '

Рис 41. Измерительная 
ячейка с подвижной 

основной емкостью.
/  — изолирующий стержень; 
2 — внутренний электрод.

где Со и С'о — основные емкости; 
См и С'м  — емкости с исследуе
мым диэлектриком.

Преимущество рассматривае
мого способа заключается в там, 
что результат измерений не зави 
сит от значения паразитной емко
сти Сз.

Измерение диэлектрической проницаемости в электро
литах [Л. 26, 158, 215]. Галл и его сотрудники [Л. 108] 
доказали возможность измерения диэлектрической про
ницаемости в электролитах с высокой проводимостью. 
Измерения могут проводиться в бесконтактных измери
тельных ячейках (см. рис. 24,6). В этом случае значение 
эффективной емкости выражается через проводимость 
исследуемого раствора х и емкость Со;

С  —  С^Сг-\-0!>ЧСгСо{Сг+ еСо) 
02 4-0)2 (Сг +  еСо)2 ’ (4 4 )
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Рис. 42. Диаграмма для 
определения диэлектриче
ской проницаемости элС'К- 

тролнтных растворов.

Сг — пристеночная емкость последовательного конденса
тора бесконтактной ячейки (константа для данной ячей
ки); О — проводимость (см. рис. 24).

Зависимость эффективной емкости от проводимости 
на графике имеет вид 8-образной кривой (рис. 42).

В [Л. 108] эмпирическим путем найдены зависимости 
между проводимостью и С^// для следующих систем: 
метиловый спирт — вода — 
хлористый калий; метиловый 
спирт — хлористый калий; тет- 
раагидрофуран — вода — хло
ристый калий; ацетон — вода— 
хлористый калий; диоксан — 
вода — медный купорос; мети
ловый спирт — диоксан — хло
ристый калий; вода — диок
сан — хлористый калий. В той 
же работе для облегчения опе
рации определения построено 
семейство зависимостей эффек
тивных емкостей от е для различных величин проводи
мостей. Это позволяет определять диэлектрическую про
ницаемость с точностью ± 0 ,3 .  С ростом проводимости 
точность измерений снижается. Измерения в области 
более высоких проводимостей обеспечиваются путем по
вышения рабочей частоты, что вытекает из уравнения 
(44). В приборе, описанном в [Л. 108], максимальная 
частота равнялась 20 МГц, что давало  возможность из
мерять 8 при х =  1,8-10“  ̂ Сим/см.

При исследовании системы диоксан — вода хлори
стый калий получены следующие результаты: х =  
=  44,79-10-5 Сим/см, Се// =  41,51 пФ. С помощью при
бора 600 КЬ и мерительного сосуда Сопдепг Р. Эме про
извел измерения диэлектрической проницаемости раст
воров с точностью ± 0 ,1 .  Удельная электропроводность 
растворов составляла х = 1 ,6*10“ .̂ Методика применялась 
для анализа электропроводных двойных смесей.

Н а рис. 42 [Л. 244] приведено типичное семейство з а 
висимостей диэлектрической ириницаемости от проводи
мости для бесконтактной измерительной ячейки. Как 
видно из графика, рост электропроводности х до опре
деленного предела практически не изменяет значения 
емкости Сел (горизонтальный участок). Однако при 
дал±>нейшем увеличении х значение Се// начинает быстро
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расти. Кривые для растворителей с различной е дости
гают одного и того же верхнего предельного значения 
емкости, поскольку ее величина определяется только 
свойствами самой ячейки.

б) Диэлектрометрические исследования порошков

[Л. 71, 167, 197, 235]

Получили распространение два метода исследования: 
иммерсионный и прямой.

Иммерсионный метод [Л. 197, 208, 220]. Сущность 
иммерсионного метода заключается в том, что исследуе

мый порошок последовательно 
погружается в жидкости с раз
личными 8 до тех пор, пока ди
электрические 'Проницаемости 
жидкости и порошка не о к а 
жутся равными. И змеритель
ная ячейка сконструирована 
таким образом, что внутрен
ний электрод доходит До ее дна. 
Благодаря этому исследуемое 
порошкообразное вещество при 
седиментации остается на р а 
бочей части конденсатора. 
Верхняя часть иммерсионной 
ячейки уширена и служит для 
приема жидкости, вытесненной 
порошком. Схема ячейки изо
бражена на рис. 43.

Из числа иммерсионных 
Рис. 43. Им.мерсионная методов наиболее распростра-
ячейка для исследования йены метод Ш тарке [Л. 305]

порошков. И метод Ш мидта [Л. 279].
А — полость для приема жидко- ПервЫЙ ИЗ НИХ б о Л е е  ТОЧеН.
сти; 2 — внутренний электрод; т.» ^
3 — рабочая полость; 4 — изо- Ш тэрке В качестве ЖИДКОСТСЙ

использовал двойные смеси 
(в частности, нитробензол — 

тетрахлорметан), в которых у одного из компонентов 
диэлектрическая проницаемость меньше, а у другого 
больше, чем у порошкообразного вещества. В иммер- 
сиоппую жидкость изменяющегося состава и соответст
венно изменяющейся е помещалось строго постоянное 
количество исследуемого порошка. При измерениях
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фиксировалось значение АС, соответствующее разности 
между диэлектрическими проницаемостями жидкости 
с порошком и чистой иммерсионной жидкости (табл. 4). 
По результатам измерений строилась зависимость, по-

Таблица 4

Иммерсионная смесь 
(тетрахлорметан 

(е=2.24) +-нитро')ензот 
(1=35,7)-)-20 мл СС1 + 

+Х мл СвН5NОа

Емкость измернтель- 
ной ячейки + иммер
сионной жидкости, 

деления шкалы

Емкость измери
тельной ячейки + им
мерсионной жидко

сти-мюрош кового 
вещества, деления 

шкалы

Разность ДС, 
деления 
шкалы

5,00 29,5 28,6 -+-0.9
5.50 25,7 25,4 -+-0,3
6,00 23,0 23,2 —0,2
7,00 18,4 19,6 — 1.2

Нит/̂ о6ензол, мл 
е 7

добная изображенной на рис. 44. П рям ая линия, прохо
дящ ая через экспериментальные точки, пересекает ось 
абсцисс в так называемой изодиэлектрической точке, 
соответствующей изодиэлектрическому составу смеси. 
В случае, показанном на рис. 44, смесь содержит 5,85 мл 
нитробензола и 20 мл тетра- 
хлорметана. При найденном со
отношении компонентов смеси 
диэлектрические проницаемо
сти жидкости и порошка р ав 
ны. Поскольку 8 для жидкости, 
определяемая ее составом, из
вестна, можно найти, что ди
электрическая проницаемость 
порошка равна е = 6 ,9 0 .

Н а рис. 45 показана изме
рительная ячейка ШТ\У, ис
пользуемая при измерениях 
по методу Кноке [Л. 140].
Сущность метода состоит в том, что один из конденсато
ров содержит исследуемый порошок и раствор с извест
ной диэлектрической проницаемостью, а в другой с т а 
кой же основной емкостью помещают жидкость с ди
электрической проницаемостью меньшей, чем у 
исследуемого порошка. Во вторую ячейку затем начи^ 
нают добавлять жидкость с известной диэлектрической 
Проницаемостью до тех пор, пока емкости жидкостной
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Рис. 44. Определение ди
электрической проницаемо

сти по методу Штарке.



ячейки и ячейки, содержащей порошок, не станут равны. 
Измерив диэлектрическую проницаемость полученной 
смеси, определяют диэлектрическую проницаемость по
рошка [Л. 267].

При измерениях по методу Шмидта [Л. 279] строят 
два графика. Одни из них характеризует изменение ди

электрической проницае
мости иммерсионных ж и д 
костей, другой — измене
ние диэлектрической про
ницаемости иммерсион
ных жидкостей с порош
ком. Точка пересечения 
кривых дает значение ди
электрической проницае
мости порошка.

Иммерсионный метод 
не может использоваться 
в тех случаях, когда ж и д 
кость вызывает в иссле-

Рис. 45. Иммерсионная ячейка веществе физиче-
ш тш  для исследования порош- ские (набухание) или хи

мические изменения. Этот 
метод непригоден и для 
исследований веществ с 
высокой адсорбционной 
способностью, так как ди

электрическая проницаемость исследуемого порошка в 
этом случае становится зависимой от поляризации им
мерсионной жидкости. С уменьшением полярности исполь
зуемой двойной системы величина диэлектрической про
ницаемости уменьшается [Л. 208].

Прямой метод исследования порошков [Л. 209]. Этот 
метод состоит в том, что измерительную ячейку запол
няют веществом, имеющим известный размер частиц. 
Фактически исследуемое вещество является двухкомпо
нентной смесью, состоящей из воздуха и порошковой 
пробы. Поэтому диэлектрическую проницаемость иссле
дуемой порошковой пробы вычисляют по эмпирическим 
или полуэмпирическим формулам смешения. П равиль
ный выбор формулы является при этом решаюш,им мо
ментом. Простейшая формула смешения — формула 
Зильберштейна — имеет вид:

е12= б 1Р1 +  е2/?2, (45)
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ков.
/ — съемная воронка: 2 — крышка; 3 — 
рубашка термостата: 4 — переключа
тель; б, 5 — положения переключате
ля; 7 — конусный отражатель: 8 — из

мерительный объем.

где 81 и 82 — диэлектрические проницаемости компонен
тов смеси; 812 — диэлектрическая проницаемость смеси; 
р1 и р2 — объемная концентрация компонентов {р1-\-р2=  
=  1 ).

Зависимость (45) действительна, в основном, для 
смесей, находящихся в жидкой фазе, если они не слиш
ком существенно отличаются по своим диэлектрическим 
проницаемостям. Общего правила для выбора формул 
смешения указать нельзя, и остается полагаться на 
встречающиеся в литературе рекомендации, касающиеся 
границ применимости этих формул.

Формулу Винера, наряду с другими исследователями, 
исследовал Бруггемаи [Л. 34]. Формула включает в себя 
эмпирический коэффициент и, являющийся функцией 
82. в  формуле Лихтенэккера — Ротера [Л. 13] такж е фи
гурирует эмпирический множитель к, принимающий зн а 
чения от О до 1. Формула Лихтенэккера справедлива 
для мелкодисперсных однородных смесей. П ервая фор
мула Одьелевского [Л. 13] используется для так назы 
ваемых матричных си
стем, содержащих рав
номерно распределен
ные включения продол
говатой формы (форму
ла рассмотрена в рабо
те Сканави [Л. 315]), 
вторая формула Одье
левского действительна 
для смесей, в которых 
Частицы, образующие 
структуру, не упорядо
чены.

Эме [Л. 197], глубо
ко изучавший вопросы 
анализа порошков, р аз 
работал метод, позво
ливший распространить 
формулу смешения Ви
нера на анизотропные 
вещества [Л. 209]. П ро
водя исследования дек- 
страна прямым мето
дом, Эме [Л. 209], имея 
в виду зависимость ди

Рис. 46. Пружинная ячейка для 
исследования порошков (СЕВИКИ). 
I — наружный электрод; 2 — внутреиний 
электрод: 3 — защитное кольцо; 4 — пор
шень; 5 — сжимающая пружина; б — тек
стильно-бакелитовая опора; 7 — индикатор 

давления; в — крышка.
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электрической проницаемости от молекулярного веса, 
указал на целесообразность одновременно с измерением 
диэлектрической проницаемости определять и молеку
лярный вес.

Результаты измерения диэлектрической проницаемо
сти зависят от размера частиц исследуемого веп1ества 
и от пористости образца. Поэтому указанные характери
стики (размер частиц и пористость) должны учитывать
ся при получении окончательного результата. Д л я  повы
шения точности измерений следует использовать порош
ки с такими размерами частиц и пористостью, при 
которых результат измерений уже не чувствителен к их 
вариации. Экспериментально установлено, что начиная 
с определенного размера частиц значение диэлектриче
ской проницаемости становится постоянным. Только 
в этом случае метод можно использовать для сравнения 
двух образцов, незначительно отличающихся по пори
стости. На рис. 46 показана пружинная ячейка для ис
следования порошков при постоянном соотношении по
рошка и воздуха. Ячейка успешно использовалась для 
прямого диэлектрометрического исследования порошков.

в) Диэлектрометрические исследования пластин, фольги и пленок

[Л. 23, 71, 107, 197, 200, 338]

Измерения диэлектрической проницаемости пластин 
проводятся с целью определения изолирующей способ
ности изоляционных материалов, выявления различий 
в структуре пластмассовых пластин (в частности, из-за 
температурных изменений в структуре), оценки степени 
полимеризации и поликопденсации. Кроме того, измере
ния диэлектрической проницаемости пластин могут про
водиться при решении аналитических задач, в частности 
при определении содержания мягчителей или воды.

Пластины отличаются от фольги и пленок только 
толишной образцов, поэтому методы измерений для них 
по существу одинаковы. Различают два метода измере
ний. При первом исследуемую пластину или фольгу з а 
жимают между электродами определенного размера, 
при втором электроды приемлемого размера наносят на 
исследуемый образец.

При измерениях первым методом измерительная 
ячейка состоит из электродов круглой формы, которые
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можно сближать при помощи микрометрического винта. 
Винт служит для закрепления исследуемого образца 
в измерительном пространстве. По шкале микрометра 
определяется толщина образца (рис. 47 и 48). Емкость

Рис. 47. Ячейка типа МРМ5Т для
исследования пластин.

/  — храповик; 2 — шариковый подшипник; 3 — 
штуцера для соединения с термостатом; 4 — ми
крометрическая гильза с делениями; 5, 6 — элек
троды; 7 — измерительный объем; 8 — керамиче

ский изолятор; 9 — коаксиальный разъем.

С измерительного конденсатора вычисляют, пользуясь 
формулами (5) и (46):

0  =  8 5 . - ^  =  8 , 8 8 5 . 1 0 - 4 - ^ . (46)

6,̂



П одставляя значения Р в квадратных сантиметрах 
в сантиметрах, получают С в пикофарадах. Д алее  

по формуле (1) вычисляют диэлектрическую проницае
мость образца.

Д ля  упрощения расчетов рекомендуется строить ка 
либровочные кривые основной общей емкости в функцин 
Т0ЛН1ПНЫ слоя. Точность измерения описанным способом 
невысока, поскольку воздушная прослойка между элект-

Рис. 48. ЯчеГжа для 
исследования пластин 
с измерителем тол

щины.
I — винт грубой настрой
ки; 2 — винт точной на
стройки; 3 — верхняя
отливка; 4 — разъем
верхнего электрода: 5 — 
разъем нижнего элек
трода: б — нижняя от
ливка; 7 — индикатор
ное окошко; 8 — ВИ.1Т 
фиксации индикатора;
9 — верхний изолятор:
10 — верхний электрод;
II  — защитное кольцо; 
12 — счетчик; 13 — ре
гулятор шкалы; 14 — 
вольфрамовый контакт;

15 — установочная 
ножка.

родами И исследуемым материалом вносит погрешность 
в результаты измерений. Метод наиболее удобен при 
исследованиях плоскопараллельных пластин. Д л я  изме
рений с погрешностью менее 1 % требуется, чтобы воз
душный зазор был меньше 0,01^/е, где й  — толщина ис
следуемой пластины, е — относительная диэлектрическая 
проницаемость материала.

Если измерительный конденсатор снабжен микромет
ром, процедура измерения упрощается. В этом случае 
конденсатор с измеряемой пластиной присоединяют к 
измерительному прибору и устанавливают равновесие, 
одновременно микрометром измеряют толщину й. После 
этого вынимают образец и снова уравновешивают при
бор, изменяя расстояние между электродами до величи- 
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р}У с1'. Диэлектрическую проницаемость исследуемой 
пластины рассчитывают по формуле

г =  (47)

При измерениях по второму методу электроды на
носят на исследуемую пластину кистью (например, то
копроводящую >пасту Лейтзильбер фирмы Дегусса) ли
бо путем приклеивания тонкой металлической фольги 
или же напылением слоя металла в вакууме. Если сред
няя толщина материала  <2_
определяется на основании 
обработки большого числа 
опытов, то неплоскопарал- 
лельность пластин не оказы 
вает большого влияния на 
результат измерений.

Трудности получения вы
сокой точности при измере
ниях на пластинах и фольге 
связаны с потенциальной 
возможностью допущения большого числа погрешностей. 
Д ля уменьшения погрешностей измерительную ячейку 
выверяют с помощью эталонных пластин, имеющих р аз 
личные диэлектрическую проницаемость и толщину. В ы 
сокую точность дают измерения по методу Грюнайзена 
и Гибе [Л. 105] с использованием трехэлектродного кон
денсатора, изображенного на рис. 49. Д л я  измерений 
требуются две пластины. Н аруж ны е обкладки составно
го конденсатора соединяются. М ежду двумя исследуе
мыми пластинами находится тонкая алюминиевая фоль
га-электрод. Н аруж ны е электроды подвижны и зазем ле
ны, что уменьшает ноля рассеяния. Емкость полого

Рис. 49. Принципиальная схе
ма трехэлектродного конденса

тора.
А — исследуемая пластина; В — 

алюминиевая фольга.

конденсатора вычисляется по формуле

С„ =  - ^ - | - 2 , 1 4 3 4 0 .9
(48)

где г — радиус круглой пластины, см; I — расстояние 
между внутренним и наружным электродами, см.

Поправочный член в (48), как правило, зависит от 
толщины пластин. На точность измерения большое влия
ние оказывает качество контакта между электродом и 
исследуемым материалом.

При измерениях на тонких образцах погрешности мо
гут возникнуть из-за большого давления на контактиру-
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Iющих поверхностях. Д л я  устранения этого эффекта 
в качестве одного из электродов используется слой рту- V 
ти [Л. 244]. При исследовании лаковых покрытий лако- ' 
вую пленку, нанесенную на металлическую основу, на
кладываю т на круглый электрод, а сверху налагаю т по- 
лый электрод, через отверстие в котором на пленку на- 
ливают ртуть.

12. Диэлектрические потери и их измерение

Если диэлектрик находится в переменном электриче
ском поле, он поляризуется, потребляя энергию от источ
ника питания. Поглощенную энергию, преобразующую
ся в тепловую и нагревающую диэлектрик, называют ди
электрическими потерями,

а) Влияние частоты на диэлектрические потери. Построение 
диэлектрического спектра

Диэлектрический спектр в графической форме пред
ставляет зависимость диэлектрических потерь от часто
ты. Общепринято вместо частотных и температурных 
зависимостей б представлять в графической форме 
зависимости для компонентов комплексной диэлектри
ческой проницаемости е' и е". Так, Драйдеп и Велч 
[Л. 63] построили спектры г ' и е"’ для твердого вторич

ного спирта.
Изучение аномалий в различ

ных областях диэлектрического 
спектра может дать полезную при 
структурных исследованиях ин
формацию [Л. 112]. Однако для 
этого требуется ясное понимание 
абсорбционных процессов, проис
ходящих в веществе и приводя
щих к появлению особенностей 
в спектре. /

Прежде чем изучать эти про
цессы, необходимо найти границу, 
отделяющую область потерь, вы
зываемых электропроводностью, 
от области потерь Дебая. Н а рис.
50,а приведена зависимость 1д6 
от частоты (О. С повыщением

(л)=2лГ
а)

б )

Рис. 50. Зависимость 
от частоты (а) и 

температуры (б).
/ — область потерь от элек
тропроводности; 2 — область 

дебаевских потерь,

частоты сначала появляется область потерь от электро
проводности, а затем область потерь Д ебая . Абсорбци
онные области спектра могут возникать в результате 
следующих процессов [Л. 112]:

1. Абсорбции, вызываемой находящимися в веществе 
свободными ионами. Максимум на графике 1:§б((о) от
сутствует. С повышением частоты абсорбция резко п а
дает. С точки зрения аналитических исследований паи- 
больщий практический интерес представляет область 
потерь от электропроводности. Потери этого рода вызы
ваются не только электропроводностью ионного типа. 
Диэлектрические потери, особенно в веществах с неэлек
тролитическими свойствами, могут вызываться водород
ным мостом.

2. Химические или физические дефекты кристалли
ческой решетки — второй источник абсорбции, В совер
шенном ионном кристалле диполи отсутствуют. П оявле
ние дефектов или примесей приводит к появлению дипо
лей, порождающих дипольную абсорбцию.

3. Диэлектрические потери могут возникать в ре
зультате абсорбции молекул различных газов и ж и д 
костей (например, воды) на поверхности вещества.

4. Дипольную абсорбцию вызывают изменения ориен
тации электрических диполей, находящихся в веществе. 
Молекулы или группы молекул, обладающие дипольны- 
ми моментами, находятся в определенном равновесном 
состоянии, зависящем от структуры вещества. Под дей
ствием тепла диполи могут переходить из одного равно
весного состояния в другое. В области радиочастот ве
роятность перехода повышается. Этот механизм порож
дает релаксационные явления в диэлектрике. Частота, 
соответствующая максимальной дипольной абсорбции, 
находится из соотношения

Ломакс —
11.
кТ (49)
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где 1^0 — энергия активации дипольных переходов, чис
ленно равная высоте потенциального барьера, разделя
ющего два равновесных состояния; /гГ — тепловая энер
гия; А  — постоянная.

Практически с изменением температуры положение 
абсорбционного максимума в спектре меняется; при по
вышении температуры максимум сдвигается в сторону 
более высоких частот.
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5. В случае, когда образец неоднороден и состоит нз 
нескольких диэлектриков, обладающих различной ди
электрической проницаемостью, на поверхностях разде
ла ооразуются электрические заряды, уравиивающиесн 
очень медленно. Этот эффект, называемый межслоевой 
поляризацией, такж е порождает диэлектрические по
тери.

б] Влияние температуры на диэлектрические потери

Электропроводность полярных веществ при повыше
нии температуры увеличивается. Как следствие несколь
ко возрастают и потери. При низкой температуре диполи 
малоподвижны и 1;§6 незначителен. С повышением тем
пературы подвижность диполей увеличивает-яя и воз
растает, Однако с повышением температуры одновре
менно снижается вязкость среды (уменьшается трение 
диполей), а это приводит к уменьшению 1^6. Вследствие 
этого результирующий при повышении температуры 
может как увеличиваться, так и уменьшаться. Помимо 
этого, с ростом температуры может возрастать ионная 
электропроводность, а одновременно с этим и потери от 
электропроводности. Изменение температуры вызывает 
смещение максимума диэлектрических потерь в сторону 
высоких частот, поскольку при повышении температуры 
трение оказывается меньшим из-за уменьп1ения вязкос
ти. Если полярные группы молекул больпше, то макси
мумы потерь появляются уже при комнатной температу
ре даж е  на частотах около 50 Гц.

Зависимости от температуры, измеряемая на по
стоянной частоте (так называемая термоднэлектриче- 
ская зависимость), и от частоты [Л. 15, 46] широко 
используются при проведении структурных исследова
ний и анализа частоты веществ. При повышении темпе
ратуры на термодиэлектрической кривой сначала появ 
ляется обла'сть потерь Д ебая, затем область потерь от 
электропроводности (рис. 50,6).

в) Агрегатное состояние и диэлектрические потери

Диэлектрические 'потери в значительной мере зависят 
от агрегатного состояния вещества. В газах эти потери 
практически равны нулю: потери от ионизации возника
ют только при высоком напряжении. Диэлектрические
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потери в жидкостях зависят в основном от их чистоты. 
Присутствие растворенных или взвешенных примесных  ̂
веществ приводит к значительному увеличению потерь. 
Значения 6 некоторых наиболее важных растворите
лей приведены в табл. 5. В правом столбце указаны 
длины волн, на которых проводились измерения.

Таблица 5

Диэлектрические потери различных веществ
-—

Вещество 1е5Х10-* X, м

Этиловый спирт ...................................................
Пропионовая кислота ...........................................

Метиленхлорид.......................................................

Тетрахлорметан ...................................................
Метиловый спирт ...................................................

0 .8
1,3
0 ,9
2 .9

450.0
1.9 
0,33

293.0 
3,40  
0,60

109.0

200—600
200—600
200—600

300
230

250—650
300
300
300
300
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Характерна зависимость дипольных потерь от вяз
кости. Изменение вязкости смесей различных полярных 
жидкостей вызывает смещение как области потерь ре
лаксации, так и дебаевского максимума.

г| Измерение диэлектрических потерь

[Л. 21, 75, 244]

Методы измерения диэлектрических потерь в боль
шинстве случаев совпадают с методами измерения ди
электрической проницаемости [Л. 92]. Диэлектрические 
потери обычно измеряются в емкостных ячейках одно
временно с измерением диэлектрической проницаемости. 
Измерительное устройство должно обеспечивать воз
можность последовательного измерения емкости С и со
противления Я. Если эти параметры и частота известны, 
то потери определяются по приведенным выше форму
лам.

Калибровочные растворы, необходимые для практи
ческого измерения диэлектрических потерь, до сих пор 
получить не удалось, так как самые незначительные 
примеси в жидкости вызывают значительные изменения
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диэлектрических потерь. Д ля  измерений диэлектриче
ских потерь применяются мостовой и резонансный мето
ды, которые рассматривались в разделе, посвященном 
методам измерения диэлектрической проницаемости.

Значение 1^6 может существенно зависеть от часто
ты и температуры, поэтому имеет смысл сравнивать 
результаты измерения, полученные при одинаковых час
тоте и температуре. При измерениях 1 ^ а  исследуемое 
вещество помещают в термостатированную ячейку толь
ко непосредственно перед измерением, поскольку после 
продолжительного соприкосновения с металлическими 
электродами ячейки электропроводность исследуемого 
вещества возрастает.

Диэлектрические потери могут измеряться универ
сальным диэлектрометром. В этом случае к прибору 
присоединяют тщательно очищенную и термостатир^ван- 
ную измерительную ячейку и определяют ее параметры. 
После компенсации (см. рис. 13, переключатель в поло
жении С) измеряют проводимость рассеивания Срас 
(переключатель в положении С). Затем заполняют ячей
ку исследуемой жидкостью и осуществляют ком:пепсацию 
сначала в положении С, а затем в положении 1 0  либо 100, 
в зависимости от значения диэлектрических потерь ве
щества. Определив значение проводимости вещества 
О вещ, по формуле (50), вычисляют 1§б:

1 о м е  8 =  5 3 0 ° ' ^  7 ° '
с  вещ “Г ^

рас
рас

(50)

Применение метода часто ограничивается из-за по
терь от электропроводности. Как правило, трудности 
возникают при измерениях 1§б, превышающего едини
цу. В преобладающем большинстве .случаев д аж е  повы
шение рабочей частоты не дает положительного резуль
тата. Метод может применяться и для веществ с 
превышающим единицу. В этом случае измерения д о лж 
ны проводиться на низкой частоте при помощи бескон
тактной ячейки [Л. 12, 315].

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДИЭЛЕКТРОМЕТРИИ

1[Л. 69, 182, 197, 226, 246, 288]

Диэлектрометрия имеет перспективы широкого при
менения во многих областях химии. Однако в настоя
щее время ни в области анализа, ни в области техноло
гии ее потенциальные возможности в достаточной мере 
не используются.

По значению диэлектрической проницаемости оказы 
вается возможным осуществить грубую классификацию 
органических растворителей.

По этому признаку жидкости можно разделить на 
две группы (табл. 6):

1) неполярные растворители (е =  2-^3);
2) полярные растворители ( е > 3 ) .

Таблица 6

Группы органических химических соединений е при 20°С

Алифатические и ароматические углеводороды .................
Галогензамещенные углеводороды ...........................................
Спирты и другие гидроксилосодержащие химические сое

динения ..........................................................................................
Карбоновые к и сл оты .....................................................................
Сложные э ф и р ы .............................................................................
Альдегиды, кетоны .........................................................................
Эфиры...................................................................................................
Амины..................................................................................................
Нитрилы (алифатические, ароматические)..............................
Нитросоединения .............................................................................
Эфирные масла ..................................................................................

. 8 - 2 ,5
3— 10

10—35
2— 10
4—9 

10—20
2—5
3— 13 

16—38 
34—56

2— 17

Диэлектрическая проницаемость твердых веществ 
обычно находится в пределах от 2 до 10. У сегнетовой 
соли она ратана 6000; у жидких веществ 1,8— 120; 
У формамида 114 и у синильной кислоты 115.
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ДИЭЛЕКТРОМЕТРИЯ В СТРУКТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

[Л. 217, 239, 244, 294]

13. Зависимость между структурой и диэлектрической 
проницаемостью

Диэлектрическая проницаемость существенным обра
зом зависит от молекулярного строения вещества. При 
исследованиях структуры химического соединения 
(в частности, при изучении вопроса о типе симметрии) 
во многих случаях даж е  предварительные сведения 
о значении диэлектрической проницаемости вещества 
даю т достаточно ценную информацию; с повышением 
симметрии снижается полярность и одновременно умень
шается диэлектрическая проницаемость. Так, в хлоро
замещенных продуктах метана с повышением симмет;- 
рии молекулярного строения значение диэлектрической 
проницаемости уменьшается (табл. 7).

Таблица  7

Вещество е Т, "С

Метилхлорид С Н з С 1 ......................................................................
Метиленхлорид СН*СЬ............................................................
Хлороформ С Н С 1 з ..........................................................................
Тетрахлорметан ССЦ................................................................

12,60
8,56
4,81
2,23

—20
+ 2 0
+ 2 0
+ 2 0

Диэлектрометрический метод применим для исследо
ваний структур и стереоизомерии. Анализ показывает, 
что диэлектрическая проницаемость изомеров с повыше
нием симметрии молекулярного строения пропорцио
нально уменьшается:

Структ урная изомерия Стереоизомерия
о-дихлорбензол 7.00е58* Цис-дихлорэтилен 9,22 е*о
/га-дихлорбензол 4,63в58 Транс-дихлорэтилен 2,25  его
/7-дихлорбензол 2 ,62б58

* *ве—диэлектрическая проницаемость при 58“С.

Изучение диэлектрических свойств изомеров позво
ляет решить ряд аналитических задач. В частности, 
известно, что из пяти изомеров гексахлорциклогексана 
у  изомер наиболее асимметричный. Эта особенность
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положена в основу диэлектрометрического способа опрё- 
деления у-НСН в присутствии остальных изомеров 
[Л. 248, 341]. Диэлектрическая проницаемость изомеров, 
как^правило, выше, чем у соединений, не обладающих 
свойством изомерии. Различие становится менее зам ет
ным при возрастании числа атомов углерода. Однако 
это правило не является обпи1м.

При сравнении /г-кислоты с нкислотами рядом ав
торов обнаружено, что первая имеет большее значение

В алисратическиИ В ароматический
остаток остаток

\
— с ы —  N112 35 \
— о н —  СЫ

\—  О К О з —  С 0С 1
1 — а ю 1 —  СНО 30

е —  С1 —  ОН
сз —  Вг 1 — К Н з 251 —  I § —  С1
<о — Ш г

и) —  В г
— с о о н —  I ^ 20
— о д —  СНз

Рис. 51. Увеличение диэлектрической >5 
проницаемости при вводе радикалов.

диэлектрической проницаемо- ю 
сти, чем последние. Заметная 
разница в диэлектрической про
ницаемости наблюдается меж- ^ 
ду дибромбензолом и соответ
ствующим изомером ксилола, 
несмотря на то, что их ради
кальные группы занимают оди
наковое положение. Подобный 
эффект является следствием 
того, что атом брома вызывает 
более сильную поляризацию, 
чем группа СИз. Д л я  галоге
нов эффект уменьшается в по
рядке С1, Вг, I.

К ак  видно из рис. 51, введение в молекулу одной по- 
•^ярной группы' вызывает характерное увеличение ди 
электрической проницаемости. Рост диэлектрической

73

Рис. 52. Зависимость ди
электрической проницаемо
сти от числа N  атомов угле
рода для различных функ

циональных групп.



проницаемости (левый столбец) происходит от этилбен- 
зола (е =  2,5) до этилцианида ( е = 2 7 ,7 ) .  Расстановка 
в ряду нарушается, если обнаруживается группа другой 
полярности. В ее присутствии существующая полярность 
либо усиливается, либо ослабляется в зависимости от 
характера симметрии молекулярного строения. В гомо
логических рядах диэлектрическая проницаемость 
с увеличением числа атомов углерода уменьшается 
обычно сначала быстро, а потом медленнее. Это поло
жение иллюстрируется рис. 52, показывающим зависи
мость диэлектрической проницаемости в гомологическом 
ряду от числа атомов углерода и заместителя. Исключе
ние составляет парафиновый гомологический ряд, в ко
тором с увеличением числа групп СНг наблюдается не
большое увеличение диэлектрической проницаемости, 
достигающей предельного значения у твердого параф и
на. Диэлектрическая проницаемость первых членов го
мологических рядов обычно очень высока. С введением 
двойных связей диэлектрическая проницаемость обычно 
возрастает, увеличение е наблюдается и при введении 
дополнительной полярной группы
Гексан................................... 1,890 Парафины с большим числом ,
Гептан................................... 1.926 атомов у г л е р о д а ......................... 2‘, 1
О к т а н ................................... 1,950 Твердый парафин.........................2 ,2
Циклогексан.......................2,005

Введение нескольких групп ОН в соединения с оди
наковой углеродной цепью увеличивает диэлектрическую 
проницаемость вследствие увеличения ориентационной 
поляризации [Л. 241].
Этиловый спирт.............................. 25 Пропиловый с п и р т ...........................2
Гликоль...........................................46 Глицерин................................................ 4

Д ля  гомологических рядов найдено большое число 
аналитических зависимостей между диэлектрической
проницаемостью и числом атомов углерода [Л. 244]. Эти
формулы оказываются весьма полезны в практической 
работе. Фадке [Л. 258] была найдена аналитическая 
зависимость между температурным коэффициентом 
диэлектрической проницаемости и длиной цепи жирных 
кислот. Однако Эме [Л. 222] считает, что указанная з а 
висимость не может использоваться для определения 
среднего молекулярного веса или средней длины цепи 
смеси жирных кислот.

С точки зрения исследований структуры интересным 
представляется поведение жирных кислот, при застыва- 
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НИИ которых диэлектрическая проницаемость проходит 
через максимум [Л. 197]. Острота и значение максимума 
находятся в прямой зависимости от скорости охлаж де
ния и чистоты кислоты. Фрёлих [Л. 87] объясняет наблю
даемое явление возникновением сегнетоэлектрического 
состояния длинноцепочных кетонов.

Многие исследователи, в том числе и Эме [Л. 205], 
успешно применяли диэлектрометрию для изучения 
структуры молекулярных соединений, в том числе систем 
фенол — диоксан. При исследованиях подобного рода 
очень важен выбор индиферентного растворителя.

Горенбейн и Русин [Л. 100] исследовали связь между 
диэлектрической проницаемостью растворителей и вяз
костью галогеиидов лития. Эме [Л. 216] изучал диэлек
трическую проницаемость глицина, е-аминокапроновой 
кислоты и (й-аминопеларгоновой кислоты в смеси этило
вого спирта с водой. Анализ диэлектрических свойств 
как функции температуры и частоты оказывается полез
ным и в случае структурных исследований [Л. 272].

14. Эффект ассоциации

[Л. 257, 261, 285, 286]

Полярные молекулы весьма склонны к цепочечной 
или квадрупольпой ассоциации (рис. 53). Оба типа свя
зи влияют на диэлектрические свойства молекул, ослаб
ляя или усиливая их полярность. Измерением молеку
лярной поляризации или дипольного момента удается

4-

а ) 6)

Рис. 53. Типы ассоциаций полярных молекул.
а — цепная; б — квадрупольная.

изучать эффекты ассоциации. С этими эффектами не
редко приходится сталкиваться в самых различных з а 
дачах анализа. В частности, при исследованиях содер
жания воды в спиртах (октиловый спирт) с большим 
Числом атомов углерода обнаружено, что увеличение 
содержания воды приводит к уменьшению диэлектриче
ской проницаемости.
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Ж ирные кислоты посредством водородных связей 
образуют димерную молекулу [Л. 222]

С Н з - С

о - и - о

.с — с н .

Повышение температуры приводит к разруш ению  
ассоциата, появлению дипольного момента и увеличению  
диэлектрической проницаемости

®-------------
/х. = 1 ,0В

-©
Д иссоциации

; В ---------------------------------------------
-о  ^ = 1 ,5 -1 ,7 в

Ж ирные спирты, как и жирные кислоты, ассоцииро
ваны за счет образования водородных связей. При этом 
у жирных кислот в результате диполь-дипольной ассо
циации дипольный момент уменьшается. В случае спир
тов происходит увеличение дипольного момента. Подоб
ный механизм ассоциации и порождает отрицательный 
знак температурного коэффициента диэлектрической 
проницаемости жирных спиртов. Этот коэффициент по 
данным Фадке [Л. 258] обнаруживает сильную зависи
мость от длины цепочки спирта.

15. Измерение дипольного момента
[Л. 162, 163, 219а, 250, 251, 253, 259, 296, 298, 300, 

315, 336]

Дипольный момент |1 — характеристика системы, со
стоящей из двух близколежащ их зарядов. Если центры 
зарядов положительного ( +  е) и отрицательного знаков 
(— е) отстоят один от другого на расстояние с?, то ди
польный электрический момент такой системы равен:

\1 =ес1. (51)

Значение зарядов в молекулах составляет около 10“ *° 
электростатических единиц, а размер молекулы равен
примерно 10~*̂ А, Таким образом, значение дипольного 
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^юмента имеет порядок 10~^8 электростатических еди
ниц ^

Электрическое поле вызывает появление индуциро
ванного момента молекул, значение которого зависит от 
напряженности электрического поля и от молекулярного 
строения вещества. Д ля  неполярных молекул установ
лено, что дипольный момент |1г, индуцированный внеш
ним электрическим полем, пропорционален его напря
женности Е, т. е.

(1г =  а ^ ,  (52)

где а — коэффициент пропорциональности, характеризу
ющий поляризуемость молекулы. Численно этот коэф
фициент равен дипольному моменту, индуцированному 
полем единичной напряженности [Л. 23].

Полярные молекулы, в которых центры зарядов поло
жительного и отрицательного знаков не совпадают 
в отсутствии внешнего электрического поля, обладают 
постоянным дипольным моментом. Онзагер показал 
[Л. 253], что зависимость между диэлектрической про
ницаемостью, коэффициентом преломления и дипольным 
моментом описывается соотношением (24). Если прони
цаемость 8 велика (случай полярных веществ), то ее 
значение приблизительно пропорционально квадрату 
коэффициента преломления {пР'). Последний является 
константой, зависящей от строения вен1ества. В уравне
нии Д ебая  (20) фигурирует сумма ориентационной и де
формационной поляризаций, однако от температуры з а 
висит только ориентационная компонента поляриза
ции. Эта особенность положена в основу метода 
измерения дипольного момента.

Если диэлектрическую проницаемость газообразного 
вещества измерить при различных температурах Т
и, исходя из полученных данных, вычислить значение 
поляризации, то графически зависимость поляризации 
от значения Vт будет представлять прямую линию, так 
как соотношение (20) представляет собой уравнение

Р = А  + В[Т, (53)

где В /Т  — компонента ориентационной поляризации, з а 
висящая от температуры. Постоянный дипольный мо-

' Дипольные моменты полярных молекул выражаются в едини
цах Дебая, равных 10“ *® единиц С 05Е.
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мент |11 определяется тангенсом угла 
равным В, и вычисляется по формуле

9АБ
АкN

наклона прямой,

(54)

При определении по методу Д ебая  дипольного момен
та в растворах измеряются диэлектрическая проницае
мость, плотность и коэффициент преломления. При этом 
предполагается, что молекулы не взаимодействуют 
[Л. 244].

Данные о дипольном моменте широко используются 
при исследованиях органических, неорганических и ме- 
таллоорганических комплексных соединений. Гурьянова 
и Гольдштейн [Л. 106] определили дипольные моменты 
комплексов: четыреххлористый метиловый спирт — оло
во (7 ,0 0 0 * ) ,  четыреххлористый этиловый спирт — оло
во (6 ,860), четыреххлористая бензойная кислота — оло
во (7 ,550). И. Надь и его сотрудники [Л. 179, 180, 181] 
с целью исследования структур определили дипольные 
моменты органических соединений германия, олова 
и кремния.

Г Л А В А  П Я Т А Я

ПРИМЕНЕНИЕ ДИЭЛЕКТРОМЕТРИИ В ОБЛАСТИ 
ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

[Л. 93, 225, 246, 339]

16. Определение степени чистоты и идентификация
веществ

Контроль чистоты вещества средствами диэлектро
метрии намного надежнее, чем решение этой задачи 
другими методами, в частности путем определения плот
ности или коэффициента преломления [Л. 164, 201]. 
С высокой точностью определяются содержание воды 
в различных растворителях, полярного растворителя 
в неполярных растворителях (например, степень з а 
грязнения бензола тиофеном); надежно обнаруживается 
подделка эфирных масел и фиксируется образование 
перекиси в диоксане и др. Мецке и Россвог [Л. 164] 
описывают диэлектрометрический метод контроля чисто-

* В = 1  Дебай.
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ТЫ бензола, сравнивая данные с результатами, получен
ными методами спектрального анализа, а такж е посред
ством измерения, плотности, коэффициента преломления, 
температуры затвердевания. Эберт Г. [Л. 67] применил 
диэлектрометрический метод для исследования чистоты 
органического веп1,ества, указав  на необходимость под
держания постоянными условий опытов: стабилизиро
вать частоту, температуру, пользоваться идентичными 
измерительными ячейками.

Диэлектрометрический метод успешно используется 
в задачах контроля качества веществ типа летучие мас
ла, альдегиды и другие, свойства которых изменяются 
при хранении (окисление и т. д .).  Контроль чистоты 
веществ может осуществляться по значению темпера
турного коэффициента с1е1с1Т диэлектрической проницае
мости.

Изменение диэлектрической проницаемости наблю 
дается при старении эфирных масел [Л. 244]. Д иэлек
трическая проницаемость свежего анисового масла р ав 
на 8,28, а выдержанного 3 мес — уже 7,94. Д иэлектри
ческая проницаемость эфирных масел при хранении 
возрастает либо уменьшается в зависимости от того, 
возникает ли на месте двойных связей новая функцио
нальная оксидированная группа (увеличение е) или 
окисляется альдегидная группа (уменьшение е).

17. Анализ двойных и псевдодвойных смесей

Анализ двойных смесей посредством измерений коэф
фициента преломления, плотности и вязкости во многих 
случаях не дает приемлемой точности результатов. Это 
происходит из-за того, что между физическими констан
тами двух компонентов не обнаруживается заметного 
различия. В то ж е время значения диэлектрических про
ницаемостей тех же двух растворителей нередко отлича
ются весьма значительно. В частности, значения коэф
фициентов преломления и плотности ледяной уксусной 
кислоты и уксусного ангидрида почти равны, а их ди
электрические проницаемости сильно различаются 
(6,11 и 22,2 соответственно) [Л. 221]. Анализ двойных 
смесей чаще всего проводят либо с помощью предвари
тельно построенных калибровочных кривых диэлектри
ческой проницаемости, либо с использованием диэлек- 
трометрического титрования [Л. 185].
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а) Анализ, оснбванный на применении калибровочных кривых 
диэлектрической проницаемости

[Л. 18, 38, 78, 172, 218, 220, 256, 301, 318]

Измерения в этом случае базируются на компенса
ционном методе либо на методе отклонения. При ис
пользовании первого метода изменения диэлектрической 
проницаемости исследуемого вещества компенсируются 
путем изменения емкости подстроечного конденсатора. 
Применение ручной настройки усложняет процедуру 
измерений. В табл. 8 приведены результаты диэлектро- 
метрического анализа двойных смесей, выполненного 
с применением компенсационных методов.

Таблица 8

Компонент I Компонент'II Компо
нент I

Компо
нент II

Отклонение 
от прямой 
в случае 
50%-ной 
смеси

Ацетон
Метанол
Фуран
Ледяная уксусная кис

лота 
Бензол
Т ран с-дихлорэтилен
Этилацетат
Диоксан
Толуол
Бензол
Пиперидин
Эфир
Диоксан
Бензол
Бензол
Пиридин
Ледяная уксусная кис

лота 
Этанол 
Диоксан

Вода
Вода
Те тра ги дрофу ран 
Уксусный ангидрид

Метанол
Цис-дихлорэтилен
Этанол
Ацетон
Метанол
Этанол
Пиридин
Этанол
Этанол
/-пропанол
Бутанол
Вода
Муравьиная кислота]

Вода
Вода

21.10
33.40
2,90
6,53

2.28
2.15
6.11
2.25 
2.46 
2,28
4.52 
4.10
2.25 
2.28 
2.28

13,55
6.53

25,80
2.25

80.50
80.50 
8,00

22,10

33.40 
10,35
25.80 
21,10
33.40
25.80 
13.55
25.80
25.80 20,10
17.70
80.50
56.70

80.50
80.50

—0,40

- 0 ,4 5  
—0,55 
—0,70 
- 0 ,8 0  
+ 0 ,8 0  
—  1.00 
-1-1.15 
- 1 ,9 2  
—2,00 
—2,00 
- 2 ,0 9  
+ 3 .0 0  
—5,00

—5,00
—5,00

Д л я  каждого раствора в таблице указана погреш
ность нелинейности, характеризую щая отклонение от 
линейной формулы смешения Зильберштейна (45) для 
50%-ных концентраций компонентов. Из приведенных 
в таблице данных следует, что число смесей, состав 
80
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которых можно определить по этой простой формуле, не* 
велико. Д л я  определения состава двойных смесей пред
ложено большое число формул различной степени слож 
ности [Л. 244]. Однако их применение для аналитических 
целей связано со значительными трудностями, посколь
ку требует одновременного использования нескольких

смесей и применения кали
бровочных графиков. Сведе
ния о работах по диэлектро- 
метрическому анализу неко
торых двойных смесей при
ведены в табл. 9.

Если один из компонен
тов двойной смеси содержит
ся в ней в незначительном ко
личестве (О—2 % ),  для ан а 
лиза рекомендуется исполь
зовать хметод отклонения. 
Уступая ком!пенсационному 
методу в точности, метод от
клонения, все же -получил 
большое распространение 
как в лабораториях, так  и на 
производстве, поскольку он 

не требует1применения никаких операций ручной настрой
ки перед снятием отсчета. Сущность метода отклонения 
заключается в том, что изменение диэлектрической про
ницаемости исследуемого веш,ества, находящегося 
в ячейке измерительного конденсатора, и как следствие 
изменение емкости регистрируется по показаниям стре
лочного прибора — микроамперметра, встроенного в при
бор. Ш кала микроамперметра отградуирована таким 
образом, что при считывании прямо определяется состав 
смеси. Пьезорезонансный метод, примененный в диэлек
трометре Эме [Л. 210, 252], использует особенности р а 
боты генератора, стабилизированного кварцевым резо
натором. При работе вблизи резонансной частоты 
сеточный ток генераторной лампы кварцованного гене
ратора изменяется в функции емкости ячейки, следуя 
при этом по кривой 1 (рис. 54). Таким образом, изме
нения диэлектрической проницаемости вещества измери
тельной ячейки вызывают изменения сеточного тока, 
регистрируемые микроамперметром. Чувствительность 
измерений можно повысить, использовав дифференци-
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Рис. 54. Зависимости емкость— 
ток.

/  — ток сетки пьезорезонансного ди- 
электрометра; 2 — анодный ток уни
версального диэлектрометра Сабо — 
Надя. ЯР  — резонансная точка; 
I^  — сеточный ток; — измене
ние 1^, вызванное изменением 
емкости измерительной ячейки ЛС, 
МР — рабочая точка; /„  — анодный 
ток; Л/ — приращение тока

мнД
100'
80
бо\
40 X
20 X .

X  '
0 0,4 0,8 1,2

альный метод. Единственным недостатком метода явля
ется отсутствие однозначной зависимости между ем 
костью и током микроамперметра: одному и тому же
значению тока соответствуют два значения емкости. Это 
может явиться источником погрешности.

Универсальный диэлектрометр Сабо — Б. Н адя дает 
однозначную зависимость между отклонением стрелки 
индикаторного прибора (анодного тока) и значением ем
кости (кривая 2).

На рис. 55 приведены зависимости анодного тока 
универсального диэлектрометра от состава бинарных 
смесей [Л. 184, 185].

При использовании метода отклонения результаты 
измерения достаточно просто преобразуются в частот
ную форму. Д ля  этого к при
бору, работающему по прин
ципу биений, вместо науш
ников достаточно подклю
чить частотомер. Это позво
лит фиксировать изменения 
диэлектрической проницае
мости в измерительной ячей
ке в виде изменений частоты.
Таким путем приращения 
диэлектрической проницае
мости равны 0,1—0,2 могут 
быть преобразованы в изме
нения выходной частоты, до
стигающие 1000 Гц.

Так, при производстве полиэтилена требуется опре
делять содержание этилового спирта в бензине. Концен
трация спирта в этом случае колеблется в пределах О— 
0,4%. Как показано в [Л. 184, 185], изменение содерж а
ния спирта в указанных пределах дает модуляцию час
тоты биений от О до 1800 Гц.

При гидрогенизации бензола определяется содерж а
ние бензола в циклогексане (содержание бензола О— 
2,5%). Соответствующие изменения частоты составляют 
в этом случае О—800 Гц [Л. 189] (для бензола е =  2,28; 
для циклогексана е = 2 ,0 0 ) .

Иллюстрацией частотного метода измерений служит 
рис. 56. При измерениях диэлектрической проницаемости 
различных растворителей использовалась одна и та же 
ячейка с цилиндрическим конденсатором [Л. 185].
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Рис. 55. Кривые диэлектриче
ской проницаемости бинарных 

смесей.
---- ------ — диоксан—вода;

--------- — этилацетат — этиловый
с п и р т ;--------- ------- бензин — эти

ловый спирт.



Ниже дается обзор методов диэлектрометрического 
анализа двойных смесей;

Методы, основанные на применении калибровочны х  
кривы х диэлектрической проницаемости:

1) компенсационный метод:
с использованием зависимости диэлектрической про

ницаемости от концентрации;

Рис. 56. Зависимость диэлектрической про
ницаемости от частоты для органических 

растворителей при 25°С.
1 — дистиллированная вода; 2 — глицерин; 3 — 
гликоль; 4 — метиловый спирт; 5 — этиловый 
спирт; 6 — ангидрид уксусной кислоты; 7 — аце
тон; 8 — циклогексанол; 9 — дихлорэтан; 10 — ле
дяная уксусная кислота; / / — этилацетат; 12 — 
хлорбензол; /3 — тетралин; /4 — бензол; 15 — 

циклогексан.

на основе зависимости емкости от концентрации (при 
этом методе используются диэлектрометр 6 0 0 К , универ
сальный диэлектрометр; измерители емкости);

2) метод отклонения:
пьезорезонансный диэлектрометр Эме;
метод вспомогательного колебательного контура
(универсальный диэлектрометр);
схемы с частотной модуляцией выходного сигнала.
Диэлектрометрическое титрование:
1) прямое титрование (титрование одного компонен

та д р у ги м );
2) титрование группы ОН с 'помощью ЛС 2 О;
3) дифференциальное диэлектрометрическое титрова

ние.
Методы, основанные на измерении температурного 

коэффициента диэлектрической проницаемости.
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б) Диэлектрометрическое титрование

Прямое титрование [Л. 184, 200, 244]. При анализе 
двойных, а в отдельных случаях и тройных (псевдодвой- 
ных) смесей удовлетворительные результаты дает ди
электрометрическое титрование. Этот метод позволяет 
проводить измерения в тех 
случаях, когда вышеописан
ные методы по каким-либо 
причинам неприемлемы.
Сущность метода прямого 
титрования сводится к тому, 
что после измерения общей 
емкости ячейки, заполненной 
исследуемой смесью, и т щ а
тельной очистки сосуда для 
титрования в него помещают 
один из компонентов и про
изводят титрование другим 
компонентом, перемешивая 
раствор при температуре 
20°С. Эта процедура продол
жается до тех пор, пока ди
электрическая проницае
мость смеси не станет равной 
диэлектрической проницае
мости исследуемого вещ ест
ва. На рис. 57 показаны эле
менты установки для диэлек
трометрического титрования: 
измерительная ячейка, по
гружаемый в смесь винно
спиртовой термометр и на
садка на бюретку. Установка 
хорошо зарекомендовала се
бя при исследованиях множе
ства смесей, анализ которых химическим способом свя
зан с большими трудностями. Это относится, в частности, 

таким смесям, как пиколин — толуол, тетрахлорметан- 
’̂ етанол. В отдельных случаях трехкомпонентпые и мно
гокомпонентные смеси считают псевдодвойной системой. 
“  качестве примера можно сослаться па смеси метил- 
ацетат— этилацетат — этиловый спирт и ац етон —пропи- 
ловый спирт — метиловый спирт (рис. 58). Состав этих
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Рис. 57. Диэлектрометрическая 
титровальиая установка с из

мерительным сосудом.



смесей можно надежно опреде
лять методом диэлектрометри- 
ческого титрования. Этот метод 
применим и для определения 
процентного состава азеотроп- 
ных смесей (например, смеси 
толуол — метанол).

Гоффманн и Торпау [Л. 118] 
для определения «активности 
Циглера» алюминий-органиче- 
ских соединений (алюминий -  
триалкилы и диалкилалюминие- 

1з25 вые гидриды) применили комп- 
Л0ксометричеокий метод титро
вания. Большой дипольный мо
мент комплексов (4—5 0 )  по
зволяет проследить за измене
ниями, происходящими в систе
ме путем диэлектрометрическо- 
го титрования. При титровании 
в среде циклогексана с по
мощью изохинолина наблю да
ется резкий излом характери
стики. Метод диэлектрометри- 
ческого титрования исполь

зуется также для определения дипольных моментов.
Диэлектрометрическое титрование группы ОН [Л. 184, 

185, 198]. Если к спирту добавлять уксусный ангидрид, 
то диэлектрическая проницаемость вначале будет умень
шаться. Затем, после достижения минимума, наступаю
щего при ацилировании всех групп ОН, диэлектрическая 
проницаемость увеличивается от избытка уксусного ан
гидрида. Оценка минимума диэлектрической проницае
мости позволяет определить число групп ОН. Погреш
ность метода составляет 1%. На практике хорошо зар е 
комендовала себя установка для титрования ОН, 
показанная на рис. 59. Установка состоит из термоста- 
тируемого сосуда для титрования и насадки измеритель
ного зонда конденсатора, содержащей охладитель и бю
ретку, наполняемую уксусным ангидридом. Титрующая 
ячейка термостатируется парафиновым маслом. Термо
стат регулируется термоэлементом. Перемешивание 
осуществляется магнитным смесителем. При анализах 
уксусный ангидрид целесообразно добавлять к исследу
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Рис. 58. Диэлектрическая 
проницаемость псевдодвой- 

ной смеси ацетон—мета
нол—пропанол.

Е| — диэлектрическая проницае
мость смеси метанол—ацетон, 
82 — диэлектрическая прони
цаемость смеси метанол—пропа
нол; П\ — показатель преломле
ния смеси метанол—аце
тон; Л2 — показатель преломле
ния пРг> смеси метанол—про-

емому веществу в четыре приема (с десятиминутной па
узой между добавлениями очередных доз). Необходимо 
следить, чтобы после добавления первых двух доз коли

чество использованного ук
сусного ангидрида было 
меньше ожидаемого умень
шения ангидрида, а после 
последних двух — больше 
ожидаемого уменьшения. 
Титрование целесообразно 
производить в присутствии 
0,5% паратолуолсульфоки- 
слоты 1при 30°С,

Рис. 59. Установка для 
диэлектрометрического ти

трования ОН.
I — термоэлемент; 2 — парафи

новое масло.

Рис. 60. Диаграмма диэлектро
метрического титрования ОН 

смеси бензол—этанол.

На рис, 60 приведена диаграмма диэлектрометриче
ского ОН-титрования смеси бензол — спирт,

Диэлектрометрическое дифференциальное титрование 
[Л, 225], Диэлектрометрическое дифференциальное тит
рование используется, в основном, в тех случаях, когда 
процентное содержание одного из компонентов мало по 
сравнению с содержанием другого компонента, а разм е
ры молекул двух компонентов настолько отличаются 
Друг от друга, что компонент с меньшим процентным 
содержанием можно удалить из смеси растворителей 
фильтрованием через молекулярное сито.

Диэлектрическое дифференциальное титрование про
изводится в установке, изображенной на рис. 61, и за- 
<ключается в следующем, В ячейку для титрования на-
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Ливают раствор-свидетель, подбираемый с учетом соста
ва растворителя, остающегося в ячейке после 
молекулярного фильтрования и ожидаемого значения 
емкости. Затем, заменяют раствор-свидетель исследуе

мой смесью растворителей, 
определяя значение разности 
емкостей. Уровень жидко
сти в измерительной ячейке 
должен леж ать  выше рис
ки, сделанной на смесителе. 
Необходимым требованием 
является равенство темпе
ратур раствора-свидетеля и 
исследуемой жидкости. Из 
сосуда, примыкающего к ад 
сорбционной трубке, произ
водят отсасывание, добива
ясь, чтобы все содержимое 
измерительной ячейки по воз
можности попало на моле
кулярное сито. Д обавляя  вое- 
мя от времени исследуемую 
жидкость в измерительную 
ячейку, по отклонениям 
стрелки прибора судят о хо
де процесса адсорбции. От
сос исследуемой жидкости 
продолжается до тех пор, по
ка разность диэлектрических 
проницаемостей раствора- 
свидетеля и исследуемой 
жидкости не уменьшится до 

нуля. Исследуемое вещество доливают в ячейку до от
метки на смесителе. Перед титрованием определяют 
объем или массу исследуемого вещества, заполняющего 
ячейку до высоты риски. Бюретку наполняют компонен
том, пропущенным через фильтр, и после включения 
смесителя^ производят титрование до тех пор, пока ем
кость ячейки не станет равной емкости, которой ячейка 
обладала до фильтрования. Зная  количество раствори
теля, находящегося в ячейке, и количество растворителя, 
использованного для титрования, определяют состав 
исследуемого вещества.

Н ер едк о  в тройны х систем ах, в частности в см еся х
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Рис. 61. Установка для диффе
ренциального титрования.

1 — обкладки измерительной ячей
ки и ячейки для титрования; 2 — 
стеклянная трубка для адсорби
рующего вещества: 3 — молекуляр
ное сито: 4 — У-образный смеси

тель и отсосная трубка.

этил ацетат — бензол — вода и этил ацетат — бензол — 
этиловый спирт, бензол и вода и соответственно бензол 
и этиловый спирт с точки зрения диэлектрометрии ком
пенсируют друг друга.

Содержание воды и этилового спирта в этих системах 
может быть определено диэлектрометрическим диф ф е
ренциальным методом.

18. Анализ двойных систем по значению температурного 
коэффициента диэлектрической проницаемости

[Л. 185, 203, 241, 244]

Под температурным коэффициентом диэлектрической 
проницаемости понимают изменение диэлектрической 
проницаем'ости, приходящееся на 1°С. Поскольку значе
ние температурного коэф-

Рис. 62. Зависимость Де от кон
центрации воды для смеси 

уксусная кислота — вода.

аналитических исследова
ниях целесообразно изме
рять приращения диэлек
трической проницаемо
сти |(А8) при изменени
ях температуры на 30 °С 
[Л. 203], производя от
счеты при 20 и 50°С. По 
значению температурно
го коэффициента диэлек
трической проницаемости 
удобно производить кон
троль чистоты смесей. Если различие между значе
ниями Ле компонентов достаточно^ ощутимо,^ этим 
способом можно вести анализ двойных смесей. Так, 
в случае смесей диоксан — вода и этилацетат этило
вый спирт анализ ведется с использованием зависимости 
между температурными приращениями Ае и концентра
цией. Представляет интерес поведение температурного 
коэффициента диэлектрической проницаемости уксусной 
кислоты; при содержании воды 0,52% он равен нулю, 
бсли содержание воды меньше — он положителен, если 
больше — отрицателен (рис. 62). Это явление может 
быть использовано для контроля обезвоживания.
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19. Диэлектрометрическое определение содержания
воды

[Л. 22. 28, 72, 93, 130, 211, 239]

а) Типы связи молекул воды в соединениях

Определение содержания поды и влажности — наи
более изученная область применения диэлектрометрии. 
Диэлектрометрическое определение содержания воды 
основывается на том, что ее диэлектрическая проницае
мость значительно выше, чем у большинства других 
веществ. Последнее утверждение справедливо только 
для свободных молекул воды [Л. 80, 37]. Д л я  идеальной 
(гипотетической) воды, в которой взаимодействие моле
кул отсутствует, расчет по формуле Онзагера (для ди- 
нольного момента воды, равного 1,84-10“ ’® дин'^^-см^) 
дает значение диэлектрической проницаемости, равное 
31 [Л. 297]. Д ля  определения диэлектрической проница
емости смесей, содержащих воду, во многих случаях 
используется линейная формула (45)

(55)

Если диоксан содержит 17о по массе НгО, то учиты
вая, что 61 =  31, ^ 1= 0,01, 62= 2,3, /72= (1—Р 1 )= 0 ,9 9 ,  на
ходим, что 612= 2,59.

В случае незначительного содержания воды можно 
принять в первом приближении, что (1—р 1) =  1. Тогда

Аб =  812— 82 =  81/?1 =  0,29 =  С0П31.

Это значит, что в идеальном случае, когда вода раст
воряется в веществе без взаимодействия,- увеличение ее 
содержания на 1% повышает диэлектрическую прони
цаемость приблизительно на 0,3.

Анализ экспериментальных данных показывает, что 
такой чисто физический процесс растворения встреча
ется редко и поэтому линейная формула смеси (46) не 
является универсальной, так же как и аналогичные зави
симости, полученные на основании теории Д ебая. Д ля  
реальных растворов целесообразно пользоваться эмпи
рическими зависимостями. Д ля  их получения к тщ атель
но высушенному основному веществу необходимо добав
лять известные количества воды. Значение нелинейности 
зависимости е =  / ( Н 2 0 ) 7о характеризует степень взаимо
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Рис. 63. Зависимости ди
электрических проницаемо
стей смесей от содержания 
воды для трех различных 

двойных систем.
---------- — линейная зависи

мость, 8НаО = 8 0 ; --------- — —
линейная зависимость, ен^О =  
=31; I — метиловый спирт-- 
вода: 2 — диоксан—вода; 3 — 

октиловый спирт—вода.

действия м еж ду молекулами.
Характер молекулярных связей  
воды выявляется путем изм ере
ния диэлектрических потерь

Процесс физического рас
творения существенен для угле
водородов и других веществ, 
которые не могут считаться ни 
донорами, ни акцепторами про
тонов. Типичные для этого слу
чая зависимости диэлектриче
ской проницаемости смесей от 
содержания воды изображены 
на рис. 63. Д ля  смеси метанол— 
вода характеристика имеет вид 
прямой, достигающей б =  80'при 
100%-пом содержании воды в 
смеси. Метанол является силь
но ассоциирава'нной жидкостью, поэтому можно предпо
лагать, что при добавлении воды все большее и большее 
число молекул метанола замещается водой, а вода и ме
танол ассоциируются.

Характеристика смесей октанола и других спиртов, 
имеющих большое число атомов углерода, с водой обла
дает минимумом [Л. 335]. Ациклические спирты с боль
шим числом атомов углерода, вороятно, имеют структу
ру мицеллярной нити. Последняя была изучена в связи 
с исследованиями алкилсульфонатов и других коллоид
ных электролитов со структурой мыла. Образование ни
тей происходит за счет сил дисперсии между углеводо
родными цепочками. Проникновение сильно полярной 
молекулы воды несомненно препятствует мицеллаобра- 
зованию, вследствие чего на характеристике и появля
ется минимум диэлектрической проницаемости при опре
деленном содержании воды.

При малых добавках воды в диоксан проницаемость 
смеси возрастает монотонно, и при 100%-ной концен
трации диэлектрическая проницаемость ассоциирован
ной воды достигает 80,3.

Согласно традиционной классификации форм водо- 
содержания различают воду адсорбированную, кристал
лизационную и структурную. При диэлектрометрических 
Исследованиях принята развернутая классификация,
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включающая наряду с указанными формами водосодер- 
жания и ряд других; водосодержащие химические соеди
нения с водородной связью, гидратная вода, адсорби
рованная вода, вода, вызывающая набухание вещества, 
эмульгированная вода и свободная вода.

Вода в химических соединениях с водородной связью. 
У воды и кислородных соединений типа спирта и фено
ла, а такж е у первичных и вторичных аминов при взаи
модействии молекул, происходящем в присутствии 
акцепторов протонов, появляется форма связи, назы вае
мая водородной (водородным мостом). С электрохимиче
ской точки зрения донорно-акцепторные связи, 
встречающиеся при образовании протонных мостов, 
отличаются по электропроводности. Зная  удельную 
электропроводность х, можно вычислить диэлектриче
ские потери, вызванные электропроводностью:

1^8:
1.13.1013ч (56)

где (о =  2я^; е — диэлектрическая проницаемость ве
щества.

Величины х н е  должны измеряться при одной и той 
же частоте со. Измерение диэлектрических потерь раст
воров, обладающих свойством акцепторов протонов, 
представляет весьма чувствительный метод определения 
водосодержания [Л. 210] (рис. 64). По крутизне кривой 
1:§̂ б можно судить о силе акцепторов протонов. Как 
видно из рис. 64, для диоксана резкое увеличение ди
электрических потерь наступает только при добавлении 
более 5% воды. При меньшем содержании воды мост 
образоваться не может. Это является препятствием 
к применению метода для определения микроконцентра
ций воды.

Потери от электро.проводности с повышением частоты 
монотонно уменьшаются, что прямо следует из формулы
(56). Это позволяет сделать вывод, что при аналитиче
ских и структурных исследованиях электропроводность 
следует измерять на низкой частоте. Возможности мето
да иллюстрирует рис. 64, построенный по результатам 
измерений на частоте 100 кГц.

Гидратная вода. В гидратированных солях водные 
диполи прочно встроены в кристаллическую решетку 
и их надо считать замороженными, поскольку они не
92

6 %

Рис. 64. Зависимости б для 
различных двойных систем.

1 — бензиловый спирт—вода; 2 — 
тетрагидрофуран—вода; 3 — аце
тон—вода; 4 — пиридин—вода; 5 — 
метилацетат—вода; 6 — диоксан— 

вода.

ориентируются в переменном ноле. Диэлектрическая! 
проницаемость кристаллизационной воды солей колеб
лется в пределах от 5 до 7, т. е. приблизительно равна 
диэлектрической проницаемости льда, составляющей 
5—6 [Л. 149]. Бюлль [Л. 31], исследовав различные про
дукты гидратации неоргани
ческих солей, классифициро
вал виды связывания воды.

Адсорбированная вода.
Особенности, присущие гид- 
ратной воде, распространя
ются и на мономолекулярно 
адсорбированную воду [Л. 68,
72, 99]. По данным Ма- 
рела [Л. 159] диэлектриче
ская проницаемость адсорби
рованного монослоя воды со
ставляет 2,5. При увеличе
нии содержания адсорбиро
ванной воды наступает мо
мент, когда адсорбция пре
кращается и наряду со свя
занной водой появляется свободная вода, вследствие 
чего диэлектрическая проницаемость увеличивается. 
При исследованиях, связанных с определением адсорби
рованной воды, необходимо учитывать то обстоятельст
во, что система, состоящая из адсорбента и воды, пред
ставляет собой неоднородный диэлектрик, в котором 
зоны с большей и меньшей электропроводностью чере
дуются.

В неоднородном диэлектрике, т. е. в диэлектрике, 
состоящем из зон, проводящих и непроводящих элек
тричество либо из зон с различной электропроводностью, 
в электрическом поле на границе зон может происхо
дить движение и накопление зарядов. Следствием этого 
может явиться аномально большая диэлектрическая 
проницаемость. Поскольку движение зарядов требует 
конечного времени, при быстром изменении поля проис
ходят релаксационные явления, приводящие к образова
нию новой области дисперсии (см. диаграмму, изобра
женную на рис. 4). Теория неднородных диэлектриков 
развита Вагнером [Л. 333]. Ж ильненков [Л. 346] провел 
исследование температурного коэффициента диэлектри
ческой проницаемости сорбированной воды.
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Гидрофильная вода. Гидрофильные коллоиды очень 
прочно связываются даж е  небольшим количеством воды. 
Вода, вызывающая набухание вещества, в сущности, ве
дет себя подобно мицеллам химических соединений 
с длинными цепочками. Например, увеличение содерж а
ния воды в желатине до 8% практически не увеличи
вает его диэлектрической проницаемости.

% % %

Рис. 65. Диэлектрические свойства смесей.
а — кукурузная мука—вода; б — табак—вода; 

в — резиновый наполнитель—вода.

VЭмульгированная вода. Каждый процент растворен
ной воды увеличивает диэлектрическую проницаемость 
на 0,3е. Приращение диэлектрической проницаемости 
эмульгированной воды значительно меньше. При анали
зе углеводородов эта особенность позволяет установить, 
является ли вода растворенной или эмульгирЬванной. 
Д л я  каждого соединения здесь действует свое правило 
[Л. 232]. При идентификации эмульгированной воды 
к эмульсии обычно добавляется до получения однород
ной фазы растворитель с малой диэлектрической прони
цаемостью, например дикосан.

Свободная вода. Вид калибровочных кривых некото
рых веществ определяется характером связи воды в сме
си [Л. 98, 148]. В качестве примера на рис. 65 приведе
ны кривые диэлектрической проницаемости разных 
смесей. В двойной системе свободная или гигроскопиче
ская вода [Л. 289] дает нормальную кривую диэлектри
ческой проницаемости, по которой содержание воды 
определяется во всем рабочем диапазоне. Повышение 
температуры, как правило, сдвигает область дисперсии 
в сторону высоких частот. Метод, разработанный Глем- 
зером [Л. 95], позволяет выявить различие между свя
занной и свободной водой по знаку температурного 
коэффициента диэлектрической проницаемости. У свя
занной воды этот коэффициент положителен, а у сво
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бодной — отрицателен. К аналогичному выводу пришли 
Кемпф и Кольшуттер [Л. 13], исследовавшие кремнекис
лый гель, и Эберт [Л. 68], работавший с окисью алю 
миния.

6} Определение содержания воды в жидкостях

В двойных жидких смесях — неэлектролитах содер
жание воды определяется по калибровочным кривым 
диэлектрической проницаемости, построенным для сме
сей с известным содержанием воды [Л. 202, 247, 252]. 
В частности, в этилацетате содержание воды этим спо
собом определяется вплоть до момента полного насыще
ния [Л. 35]. Изменения диэлектрической проницаемости 
подчиняются здесь линейной формуле смешения. К али 
бровочную кривую целесообразно строить с использова
нием этилацетата, высушенного над активной окисью 
алюминия или на молекулярном сите. Эме и Эберт

Таблица 10

Пределы измерения ИсточникОсновной компонент содержания воды, % информации

Метиловый спирт 0— 100 Л.4]
» я 0— 10 Л.228]
т я

Этиловый спирт
п-пропиловый спирт
1-П^ПИЛОВЫЙ с п и р т От 0 до насыщения 1Л.335]
Бутиловый спирт
Глицерин
Гликоли
Аллиловый спирт

Диоксан 0— 100 [Л.2]
Пиридин
Пиридиновые основания' 0— 10 [Л.225, 252]
Этилацетат От 0 до'насыщения Л.35]
Диэтиловый эфир От 0 до насыщения Л.21111
Бензол 0—0,06 Л. 164]
Уксусная кислота 0 - 0 , 5 [Л. 199
Табачные изделия § 5—30 Л.293
Зерно 10—30 Л .65. 289]
М ^ а 5— 15 Л.290]
Масло сливочное 16—20 Л .57]
Дубильные вещества^ 0— 8 [Л .140 1
Химические удобрения 0—2 Л .234]
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определили содержание воды в глицерине с точностью 
до ±0,37о [Л. 247, 249]. По значению диэлектрической 
проницаемости определяется содержание воды и в пири
диновых основаниях. При концентрациях воды до 5% 
увеличение водосодержания линейно повышает диэлек
трическую проницаемость [Л. 225, 252]. Д л я  тройных 
смесей целесообразно строить треугольную диаграмму. 
П рямые методы [Л. 218, 227] могут применяться только 
тогда, когда электропроводность исследуемой водной 
смеси не выше заданного предела.

Если диэлектрическая проницаемость исследуемого 
основного вещества не постоянна, можно применять 
диэлектрометрический дифференциальный метод [Л. 217, 
252]. В этом случае сначала измеряют диэлектрическую 
проницаемость влажного растворителя. Затем к пробе 
добавляют водопоглотитель (СаСг, СаНг, СаСЬ, молеку
лярное сито и др.). Определив разность Де значений 
диэлектрической проницаемости влажной и обезвожен
ной пробы, по калибровочной кривой находят содерж а
ние воды. В табл. 10 приведены сведения о работах по 
определению содержания воды прямыми диэлектромет- 
рическими методами.

Методы определения содержания воды посредством 
измерения диэлектрических потерь в большинстве слу
чаев оказываются значительно чувствительнее методов, 
основанных на измерении диэлектрической проницаемос
ти [Л. 84]. Однако ни измерения е, ни измерения ‘диэлек
трических потерь не дают надежных результатов, если 
вода содержит растворенные соли.

в) Определение содержания воды в порошках и зернистых 
материалах

Прямой метод (табл. 10), При определении диэлек
трических свойств порошков и зернистых материалов 
возникает больше трудностей, чем при определении ди
электрических свойств жидкостей. Основная проблема 
связана с заполнением измерительной ячейки исследуе
мым материалом: форма и размеры твердых частиц по
рошкообразных и зернистых материалов существенным 
образом влияют на количество воздуха, находящегося 
в материале, и тем самым на воспроизводимость резуль
татов. Этот недостаток может быть устранен с помощью 
описанного ранее иммерсионного метода.
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Не останавливаясь на нем вновь, рассмотрим здесь 
только специфические моменты, возникающие при опре
делении содержания воды.

При решении важной в практическом отношении з а 
дачи определения остаточной воды в неорганических 
химических удобрениях доказано, что простое и точное 
измерение содержания воды осуществляется иммерсион
ным методом [Л. 234]. Д ля  измерений использована 
специальная иммерсионная ячейка МРЛ4Т (’\\^Т\У), 
для которой снята калибровочная зависимость между 
разностью проводимостей Д5 и процентным содер
жанием НгО. Ячейка состоит из двух частей; в одной из 
них находится навеска смеси химического удобрения 
и бензола, а в другой — только бензол. Вследствие не
однородности системы значение А5 оказывается чрезвы
чайно чувствительным к содержанию воды. Уравнива
ние диэлектрических проницаемостей сравниваемых 
смесей, характерное для иммерсионного метода, здесь не 
применяется.

В качестве средства для высушивания газов часто 
используется молекулярное сито, и повышение его сорб
ционной способности является важной задачей. На осно
вании исследований [Л. 235], выполненных порошковым 
методом, установлено, что влажное молекулярное сито 
может быть представлено как неоднородный диэлектрик. 
Крутизна функций смешения для него быстро возрастает 
при содержании воды более 16% (по массе). Вероятно, 
при таком содержании воды наступает насыщение водой 
пустот сита.

Путем измерения диэлектрических потерь определя
ется содержание воды в красках [Л. 237]. Измерения 
производятся без навески порошка, поскольку благода
ря специальной конструкции ячейки изменение навески 
в пределах до 25% не оказывает никакого влияния на 
результат измерения 1^6. Тем ж е методом можно изме
рять содержание воды и в других порошках, легко под
дающихся сжатию.

Косвенные методы. Эти методы разработаны в 30 гг. 
и представляют собой попытку преодолеть трудности, 
связанные с применением прямого метода, за счет пере
хода к измерениям в жидкой фазе. Наиболее употреби
тельными косвенными методами определения содерж а
ния воды являются так называемые ех1иап-методы, осно
вывающиеся на элюировании и состоящие в том, что
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воду исследуемого материала (порошка или пасты) элю
ируют приемлемым растворителем (диоксан [Л. 69], 
метанол, пиридин, тетрагидрофуран) или экстрагентом 
типа элуол, а затем измеряют диэлектрическую прони
цаемость жидкой фазы. Применимость этого метода за 
висит от целого ряда условий [Л. 244]. В частности, не
обходимо, чтобы экстрагирующий растворитель помимо 
воды не извлекал из исследуемого вещества никаких 
других элементов и в то же время экстрагирование воды 
было качественным. Косвенные диэлектрометрические 
методы успешно применялись для определения влажнос
ти грунтов [Л. 304], технических силикатов [Л. 32], 
кварцевых песков, бентонита, глины, угля, марганцевой 
руды [Л. 327], а такж е различных пищевых продуктов 
(табл. 11).

Таблица 11

Основное вещество Примечание
Источник
информации

Грунт

Сливочное масло, сыр

Мясные и колбасные из
делия 

Фруктовое повидло

Сахар (сахароза) 
Кварцевый песок, бенто

нит, глина, уголь, мар
ганцевая руда

Экстрагирование диоксаном 
(оказывает влияние содер
жание соли) 

Экстрагирование Элуолом 167 
в экстракционной ступке 

То же

Экстрагирование дяоксаном 
с противотоком 

Экстрагирование диоксаном 
Экстрагирование диоксаном 

без удаления твердого ве
щества

[Л. 159. ;304]

[Л.222]

1Л.176]

[Л. 173]

[Л.‘37. 150] 
[Л .327]

Возможности экстракционного метода ограничены 
тем, что диоксан, да и другие растворители, экстрагиру
ют воду не полностью либо экстрагируют ее в течение 
длительного времени. При определении содержания не
большого количества воды на результат измерения отри
цательно влияет даж е  влага воздуха. Согласно, иссле
дованиям Эме метод в усовершенствованном виде может 
применяться для определения содержания воды в орга
нических пигментных пастах [Л. 237]. Леонарди [Л. 150], 
а такж е К авалларо и Феллони [Л. 37] путем элюиро
вания диоксаном и измерения диэлектрической прони
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Рис. 66. Экстракционная стек
лянная ступка для определе
ния содержания воды

цаемости определяли содержание воды в сахаре. Д ля  
экстрагирования удобно применять экстракционную 
стеклянную ступку, изображенную на рис. 66.

При определении содержания воды в мясных продук
тах, помимо воды, экстрагируется и жир. Этот недоста
ток устраняется применением Элуола 167, в котором 
диоксан содержит 16,7% (по 
объему) гликолмоноэтил- 
эфира (диэлектрическая про
ницаемость составляет 3,2).
Поэтому жир не оказывает 
влияния на диэлектрическую 
проницаемость. Вместе с 
тем, добавление гликолмоно- 
этилэфира значительно повышает гигроскопичность ди- 
оксана. Проблема повышения избирательности на воду 
возникает и при исследованиях в случае пигментных 
паст, из которых диоксан одновременно с водой извле
кает отдельные элементы пигмента. Здесь устранение 
недостатка достигается описанным выше дифференци
альным методом с применением молекулярного сита. 
Метод основывается на определении разности значений 
диэлектрической проницаемости влажного экстракта 
и экстракта, высушенного на молекулярном сите. Д ля  
ускорения процесса поглощения воды элуолом элюиро
вание следует производить путем кратковременного вы
паривания (с использованием обратного холодильника). 
Д ает эффект и добавление к диоксану водосвязывающе
го вещества (например, ангидрида уксусной кислоты). 
Подобным способом удается обезводить и тяж елые гид
раты сернокислых солей серной кислоты.

Ван дер М арель [Л 159] разработал экстракционный 
метод определения содержания воды в образцах грунта. 
Автор показал, что точность метода зависит от присут
ствия в породах солей. По данным М ареля при опреде
лении влажности воздушно сухих грунтов и грунтов 
с содержанием воды не более 50% результат, получае- 
^̂ Ь1й диэлектрометрическим методом с применением ди- 
оксана, и результат, получаемый при высушивании 
в сушильном шкафу до постоянной массы, совпадают. 
Для грунтов, взятых из разных мест (песок, суглинки, 
^лины, солончаковые грунты, ил), наблюдается корре- 
•'^яция между результатами, получаемыми при обоих 
Методах измерения влажности: высушиванием до посто-
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янной массы и ех1иап-методом. Каждый тип грунта 
характеризуется собственным коэффициентом, равным 
отношению процентного содержания воды, полученного 
методом высушивания, к процентному содержанию воды, 
полученному диэлектрометрическим методом. Коэффи
циенты для различных грунтов (за исключением торфа) 
практически постоянны: для песка и суглинков коэффи
циент равен 1,013, для г л и н — 1,056, для торфа и торф я
нистых глин — 1,008— 1,230, для солонцеватых грунтов 
и приморской то п и — 1,020.

Извлечение грунтовой воды из песка и суглинков 
с применением диоксана и выпариванием при темпера
туре около 110°С производится значительно легче, чем 
извлечение воды из глин. Торф, нагретый до температу
ры около 110°С, теряет и летучие органические вещест
ва. Торф, богатый аморфными гидроокисями, при темпе
ратуре около 110°С может терять и структурную группу 
ОН, причем эти химические соединения преобразуются 
в гематит и бёмит. Поэтому в рассмотренных случаях 
диэлектрометрический метод оказывается более прием
лемым, чем высушивание до постоянной массы. В ыска
занные соображения распространяются и на другие 
химические соединения и удобрения, которые легко 
отдают кристаллизацио1П1ую воду при 110°С.

Засоленность грунта не создает препятствий для 
определения содержания воды диэлектрометрическим 
методом: в сухом грунте находится обычно менее 5% 
солей ЫагСОз, N а С 1 и С а8 0 4 -2Н20 и в диоксапе они 
полностью выпадают в осадок. Погрешности диэлектро- 
метрического метода измерения влажности грун'Мв ис
следовал Д еед  [Л. 52].

г) Определение влажности пленок и фольги в лабораторных 
условиях

В зависимости от природы исследуемого материала 
необходимо выделить два случая:

1) свободные пленка и фольга;
2 ) пленка на несущей поверхности.
При диэлектрометрически?с измерениях в обоих слу

чаях на материал помещают емкостный электрод. Д ля  
этого свободную пленку обычно соединяют с металличе
ской фольгой (золотой или алюминиевой). Разм ягчен
ная фольга хорошо сцепляется с материалами. В к а 
честве связующего материала используют парафиновое
100
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масло. После этого исследуемый образец, снабженный 
электродами из фольги, помещают в измерительную 
ячейку.

Исследование пленок на несущих поверхностях имеет 
большое практическое значение в первую очередь из-за 
широкого распространения лаковых покрытий металла.

Диэлектрометрический метод позволяет изучать про
цессы смачиваемости и набухания пленок и фольги. 
Вода, проникшая в пленку, образует слоистый диэлек
трик, поэтому получение зависимости 1:^6 от содерж а
ния воды целесообразно проводить на возможно более 
низкой частоте (порядка 500 Гц). Вероятно, для изуче
ния смачиваемости красочной пленки и упаковочной 
фольги диэлектрометрия окажется наиболее приемлемым 
методом.

' 20. Анализ тройных систем
[Л. 193, 240]

Д ля  полного анализа системы, состоящей из п ком
понентов, в общем случае необходимо определить п 
характеристик. Д ля  анализа тройных смесей с помощью 
треугольной диаграммы достаточно измерения двух па
раметров. В качестве таких параметров, как правило, 
выбираются показатель преломления, плотность, точка 
помутнения или же определе1т а я  химическим способом

концентрация одного из ком
понентов. Часто оказывает
ся целесообразным выбрать 
в качестве одного из физЛ- 
ческих параметров диэлек
трическую проницаемость 
[Л. 134, 184, 193, 218].
В табл. 12 приведены резуль-

С/ 1

б)

Рис. 67. Разделительная воронка 
для определения диэлектрической 
проницаемости (а) и текстильно

бакелитовая опора (б).
I — выводы для подсоединения верхне
го измерительного конденсатора; 2 — 
выводы для подсоединения нижнего 
измерительного конденсатора; 3 — 
разъем для присоединения к прибо

ру; 4 — переключатель.

таты анализа трехкомпонентных смесей с использованием 
треугольных диаграмм, «построенных на основании спре- 
деления диэлектрической проницаемости.

В случае ограниченно смешивающихся тройных сис
тем для построения кривой помутнения можно использо
вать делительную воронку (рис. 67,а) [Л. 186], в нижней 
части которой встроен измерительный конденсатор для 
измерения диэлектрической проницаемости нижней фазы

С2Н5ОН
с Н;, С б о С 2^  щ о %С2 Н5О /о  %  о л с

Рис. 68. Треугольная диаграмма тройной смесн этиловый 
спирт — этилацетат — вода.

[Л. 184]. Диэлектрическую проницаемость верхней ф а 
зы измеряют зондом, входящим в воронку сверху. П о
следовательное измерение диэлектрической проницае
мости нижней и верхней фаз осуществляется с помощью 
переключателя, смонтированного на опоре делительной 
воронки (рис. 67,6). Д елительная воронка оказывается 
полезной в препаративной работе.

На рис. 68 нриведена треугольная диаграмма, 
используемая при анализе тройной смеси этиловый спирт 
— этилацетат — вода. Д иаграм м а постороена по замерам 
диэлектрической проницаемости и плотности смеси. Д ля 
анализа тройных неограниченно смешивающихся систем, 
в частности тройной смеси пиридин — пиперидин — вода
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(рис. 69), целесообразно проводить построения треу
гольной диаграммы по диэлектрической проницаемости 
и показателю преломления. Треугольная диаграмма 
тройной смеси метанол — формальдегид — вода, постро
енная по измерениям диэлектрической проницаемости

Рис. 69. Треугольная диаграмма тройной смеси пиридин—пи
перидин — вода.

<0 л

^0 52 54- 56 58 60 62 6Ч 66 68 70
В о о а ,7о

Рис. 70. Треугольная диаграмма тройной смеси мета
нол — формальдегид — вода.

Ю4

И плотности, приведена на рис. 70 [Л. 227]. При анали
зах многокомпонентных систем, если это возможно, при
меняют один из методов уменьшения числа компонентов. 
Самым распространенным из них является обезвожива
ние, при котором смесь, полученную после высушивания, 
подвергают обратному титрованию водой до восстановле
ния первоначального значения диэлектрической прони
цаемости и определяют содержание воды в смеси. О без
воживание вполне приемлемо и в других случаях 
уменьшения числа компонентов. Сурьянанараяиа и Со- 
масундарам [Л. 307] исследовали в тройных системах 
зависимости между плотностью, вязкостью и диэлектри
ческой проницаемостью.

21. Анализ водных и неводных растворов
[Л. 285]

Концентрацию вещества, растворенного в воде, срав
нительно редко удается определить диэлектрометриче- 
ским способом из-за высокой электропроводности раст
вора [Л. 22, 183]. Диэлектрическую проницаемость
неводных растворов определить легче, поскольку элек
тропроводность вещества, 
растворенного в нем, незна
чительна. Диэлектрическая 
проницаемость неполярных 
растворителей увеличивает
ся, если в них растворять 
органическое вещество. В к а 
честве примера можно со-

мнА.
50
40
50
20
Ю
О

60 70 80 30 100
;'=НСН,% а)

миЛ

Фенол и ыапролактам, °/о

Рис. 71. Диэлектрические свой
ства бензольных растворов.

-------------- бензольный капролактам;
-----------— бензольный фенол.

Рис. 72. Диэлектрические 
характеристики хлор—бен
зольных у-НСН растворов.
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Рис. 73. Диэлектрические свой
ства водных растворов.

/ — гликоль; 2 — мочевина: 3 — 
маннит; 4 — глюкоза; 5 — капро- 

лактам; 5 — тиомочевина.

слаться на раствор бензольного фенола с бензольным 
капролактамом (рис. 71) [Л. 183].

Определение содержания необработанного ^-изомера 
НСН основывается на исследовании хлорбеизольного 
раствора НСН [Л. 248]. На рис. 72 приведены графики 
диэлектрической проницаемости для хлорбеизольного

раствора с большим (рис. 
72,а) и малым '(рис. 72,6) 
содержанием 7 -НСН.

Диэлектрическая прони
цаемость полярных раство
рителей, как'Правило, умень
шается, если в них раство
рять органическое вещество 
|(рис. 73). К ак видно из гра
фика, амфотерные вещества 
с большим дипольным момен
том (мочевина, гликоль) по
вышают диэлектрическую 
проницаемость растворов.
Свойства тиомочевины в вод

ной среде существенно отличаются от свойств мочевины 
[Л. 185, 313]. При идентификации неизвестных органиче
ских веществ, растворимых в воде, иногда полезным 
оказывается исследование их водных растворов с точки 
зрения диэлектрических свойств. Зачастую это сущест
венно облегчает решение задачи.

Диэлектрометрический метод исследования раство
ров положен в основу способа определения по Вольфу 
содержания активного /7уо'-дихлордифенилтрнхлорэтан^ 
ц техническом Д Д Т  [Л. 340]. Интересно, что среди изо
меров Д Д Т  только /7/7'-изомеры с малым значением ди- 
польного момента обладают инсектицидным действием, 
в то время как из изомеров НСН инсектицидным дей
ствием обладает только у-изомер, обладающий наиболь
шим дипольным моментом. Прнмеиепие хлорбеизольного 
растворителя [Л. 340] представляется удачным, посколь
ку он обладает сравнительно небольшим температурным 
коэффициентом диэлектрической проницаемости. Кроме 
того, хлорбензол является исходным материалом при 
производстве Д Д Т  и поэтому его остаток в исследуемом 
Д Д Т  не вызывает ошибок при диэлектрометрических 
анализах. В табл. 13 даны значения диэлектрической 
проницаемости двух основных компонентов технического
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Д Д Т  при применении хлорбеизольных растворов (3 г на 
20 мл при 30 °С). Фигурирующее в табл. 13 значение 
Де равно разности диэлектрических про-ницаемостей 
растворителя и раствора изомера.

Таблица 13

Вещество е (при 30°С) д*

Х лорбензол+/7//-Д Д Т ...............................................
Хлорбензол+о/7-ДДТ ...............................................

5,520
5,270
5,480

—0,250
—0,040

Побочные компоненты в техническом Д Д Т  с точки 
зрения диэлектрометрии ведут себя подобно о/?'-ДДТ, 
поэтому можно считать, что они эквивалентны одному 
комионенту. Вследствие этого технический Д Д Т  яв л я
ется псевдодвойной системой, одним из компонентов 
которой является рр '-Д Д Т , а другой образуется побоч
ными веществами.

Практическое применение метода требует построе
ния калибровочной зависимости Ае от процентной кон
центрации /?р'-ДДТ [Л. 340]. Поскольку разность вели
чин диэлектрической проницаемости хлорбензола и ор'- 
Д Д Т  минимальна, указанную калибровочную кривую 
целесообразно строить, используя растворы, полученные 
путем добавления в фиксированное количество хлорбен
зола различных количеств рр '-ДД Т. По калибровочной 
кривой содержание рр '-Д Д Т  в техническом Д Д Т  опре
деляется с погрешностью ± 2 %.

22. Применения диэлектрометрии в других областях 
аналитической химии

Троицкий [Л. 319] первым осуществил при колонной 
хромотографии непрерывный диэлектрометрический кон
троль за сорбционным процессом. Монагам [Л. 174], Вест, 
Сенисе, Буркхальтер [Л. 335] и Грант [Л. 102] исследо
вали образование бесцветных хроматографических зон, 
для чего на хроматографическую трубку снаружи при
креплялась алюминиевая кольцеобразная накладка, слу
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жившая электродом измерительного конденсатора. И з
менения емкости конденсатора фиксировались по 
изменениям частоты, наблюдавшимся на экране осцил
лографа. Использовался метод биений, контроль прово
дился по фигурам Лиссажу. Отдельные зоны опознава
лись на основании увеличения диэлектрической прони
цаемости. При сканировании измерительный конденсатор 
оставался неподвижным и перемешалась колонка. 
В других случаях колонка фиксировалась, а перемеща
лась измерительная ячейка. Лашковский и Путшер 
[Л. 146] усовершенствовали диэлектрометрический ме
тод, использовав его для определения изменений в со
ставе элюата. Хашимото и Мори [Л. 111] поместили 
в двухэлектродный конденсатор высокочастотного гене
ратора хроматографическую бумажную полоску и реги
стрировали колебания сеточного тока, вызванные измене
нием свойств вещества, находяп1егося па фильтроваль
ной бумаге. Запись осуществлялась самописцем. 
Данный метод рекомендуется для целей полуколичест- 
венного анализа. Диэлектрометрия позволяет расш'иф- 
ровывать как бумажные [Л. 213] хроматограммы, так 
и бумажные электроферрограммы. Блек  [Л. 24, 25] 
исследовал трудности реализации этого метода. Анохин 
[Л. 7] вместе с сотрудниками сконструировал установку 
ВУ-2А для анализа хроматограмм. Фирма Кюнстер 
в Дрездене для расшифровки бумажных хроматограмм 
сконструировала приставку к диэлектрометру типа 
600К .

Диэлектрометрия используется в области анализа 
газов и газовых смесей не так широко, как при исследо
ваниях жидкостей и твердых тел. Причина заключается 
в трудностях разработки высокочувствительных измери
тельных ячеек и электронных преобразователей, реаги
рующих на незначительные изменения концентраций 
отдельных компонентов газовой смеси.

В газовых хроматографах диэлектрометрические 
ячейки применяются в качестве детекторов [Л. 320, 337]. 
Газ-носптель проходит между пластинами измеритель
ного конденсатора (рис. 74). Частота генератора (около 
70 МГц) определяется емкостью конденсатора. Если 
состав газа отличается от состава газа-носителя, р а з 
ностная частота на выходе детектора биений становится 
отличной от нуля. Характеристика преобразования ли^ 
нейна в широком диапазоне. Диэлектрометрический
108

детектор нечувствителен к изменениям скорости потока 
газа-носителя и имеет высокое быстродействие. П ри
сутствие 5 мг поляр'ного вещества вызывает отклонение 
стрелки прибора на всю шкалу. Д ля неполярных хими
ческих соединений такой же выходной сигнал формиру
ется при существенно больших количествах компонента.

Газ

Рис. 74. Диэлектрометрический детектор для газовой 
хроматографии.

/  — измерительный генератор; 2 — диодный смеситель; 3 — 
измеритель частоты; 4 — самописец: 5 — опорный генератор.

Применение диэлектрометрических детекторов в газовой 
хроматографии оправдано при анализах малых доз 
полярного вещества в углеводороде. Гриффитс [Л. 103] 
при разделении газов на хроматографической колонке 
с древесным углем анализировал удаляемый газ раз
личными методами, в том числе и диэлектро:метрическим.

Диэлектрометрия очень широко применяется при ис
следовании веществ и в измерительной технике. Н апри
мер, этим методом можно определить размер зерен по 
скорости оседаиия [Л. 69].

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

ДИЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ХИМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

23. Дистилляция

Диэлектрометрические методы могут с успехом ис
пользоваться при создании устройств контроля химичес- 

процессов. Диэлектрометры могут прямо включаться 
 ̂ системы автоконтроля или управления. Вопросы при- 

•'^енения диэлектрометрии в области контроля химичес-
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ких процессов разрабатывали Хауе ГЛ. 1211 и 
Ул [Л. 321].

Диэлектрометрическим методом контроля дистилля
ции занимались многие исследователи [Л. 33, 70, 200, 
201, 202]. Эберт [Л. 69] использовал диэлектрометри- 
ческий метод для контроля процесса дистилляции не-

Рис. 75. Лабораторная 
диэлектрометрическая ?  

дистилляционная уста
новка.

1 — нагреватель: 2 — ди
стилляционная колба; 3 — 
крышка: 4 — заряд Рашига:
5 — кожух колонны: 6 — на
садка: 7 — термометр; 8 — 
шариковый холодильник;
9 — соединительный шлиф;
10 — термометр; II — сосуд
для предварительного тер- 
мостатирования; 12 — термо
метр; 13 — стеклянно-плати* 
новая ячейка: ^4 — тек
стильно-бакелитовый держ а
тель; /5 — платиновый кон
денсатор; 16 — приемник;

17 — термоизоляция; 18 — 
колонна.

ПО I

которых технических растворителей (в частности, диок- 
сана), а Опель и Лрдельт [Л .2 5 4 ] — метилового эфира 
метаакрнловой кислоты. Эме [Л. 201] показал существен
ные преимущества контроля процесса вакуумной дистил
ляции диэтилами'поэтанола по величине диэлектрометри- 
ческой проницаемости. Вивеч [Л. 329] предложил
устанавливать у каждого колена дистилляционной 
колонки измерительный конденсатор. Б. Надь [Л. 188, 
189] применил диэлектрометрические устройства в ряде

Рис. 76. Фракционная дистилляционная установка 
с автоматической заменой сборника и управле

нием от дизлектрометра.
I — измеритель емкости; 2 — регистратор: 3—5 — регуля

торы.
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лаборатор'ных дистилляциоиных установок. Одна из 
таких установок, показанная на рис. 75, содержит вмон
тированную стеклян'но-платиновую ячейку. Важным 
узлом установки является термостатирующий сосуд, 
соединенный с измерительной ячейкой стеклянным кр а 
ном. Отверстие в термостатирующем сосуде позволяет 
вести процесс дистилляции и после закрывания крана 
над измерительной ячейкой. Стеклянная воро^нка, встав
ленная в ячейку ниж е крана, предназ1начена для влива
ния раствора сравнения. Разнообразные применения 
имеет фракционная дистилляционная установка [Л. 188] 
с автоматической заменой сборника и диэлектрометри- 
ческим управлением (рис. 76). Контроль изменения 
состава дистиллята осуществляется в установке тер
мостатированной измерительной ячейкой из кислотоупор

ной стали и полиамида, 
установленной перед сборни
ком. Состав дистиллята 
определяется по предвари
тельно построенной кривой 
диэлектрической проницае
мости. Если измерительный 
конденсатор вмонтировать 
в вакуумную дистилляцион- 
ную установку, то сбор 
фракций в ней можно вести 
в соответствии с изменения
ми диэлектрической прони
цаемости.

Диэлектрический метод 
контроля дистилляции  ̂ эф 

фективен при разделении смесей многих растворителей, в 
частности, при дистилляции двойной смеси хлорбензол— 
бензол и тройной смеси б ен зо л — спирт — вода (рис. 77). 
В последнем случае значительное изменение диэлектри
ческой проницаемости наблюдается в начале дистилля
ции спирта. Это связано с удалением из дистиллята 
бензола, имеющего малую диэлектрическую проницае
мость. При фракционной дистилляции управление регу
лирующим магнитным клапаном в функции значения 
диэлектрической проницаемости позволяет в ходе про
цесса автоматически заменять сборник. Аналогичным 
образом обеспечивается и отключение нагревателя 
дистилляцио(нной колбы. Например, в установке фракци-

пФ
28
26
22
18

Ш
10

О 100 200 300 м л

Рис. 77. Дистилляционная кри
вая диэлектрической проницае
мости тройной смеси этанол— 
бензол—вода (диэлектрометри- 
ческий контроль и автоматиче

ское включение в точке А).

112

^8
ЧЦ̂ 1 .

онной дистилляции смеси толуол — метанол ( 1 : 9 ) ,  
в функции значения диэлектрической проницаемости 
дважды  за цикл автоматически заменяется сборник, а 
в конце процесса дистилляции отключается нагрев 
[Л. 189]. На рис. 78 приведе
ны зависимости, характери
зующие процесс дистилля
ции при диэлектрическом 
контроле. При дистилляции 
ангидрида уксусной кислоты 
сначала отделяется уксусная 
кислота, что сопровождается 
ростом диэлектрической про
ницаемости. Только при 
дистилляции чистого анги
дрида уксусной кислоты 
диэлектрическая проницае
мость стабилизируется. Х а
рактерный вид имеют з а 
висимости, полученные при 
дистилляции фурфурола иди- , ^  ̂
этиламиноэтанола [Л. 228].

1 2  3  Ч 5 6 7 в  Э 10 111213 
Н ом ер ф р а н ц и и

Рис. 78. Дистилляционные кри
вые диэлектрической проницае

мости.

24. Выпаривание
[Л. 188, 200, 226]

Больщая работа в области диэлектрометрического 
контроля процесса выпаривания была проделана Эме 
[Л. 200], применивщим диэлектрометрию для анализов 
при выпаривании двойной азеотропной смеси тетрахлор- 
м е т а н — изопропиловый спирт. Усовершенствованная 
модификация установки сконструированной Эме [Л. 188, 
189], изображена на рис. 79. Прибор термостатируется 
парафиновым маслом и состоит из выпарного сосуда и 
находящейся над ним воронки для отвода растворителя. 
Ь-образный измерительный зонд пропущен в выпарной 
сосуд через полиэтиленовое уплотнение в стенке стеклян
ной воронки. Под платиновым конденсатором размещ е
на магнитная мешалка, осуществляющая равномерное 
перемешивание выпариваемой смеси. Верхний электрод 
снабжен небольшим отверстием. Текстильно-бакелито
вый держатель измерительного зонда 'Крепится не
посредственно к отсосной воронке.
8 -4 2 5  „ 3



Диэлектрометрический контроль выпаривания осо
бенно широко применяется при исследованиях азеотроп- 
ных смесей, а такж е для определения чистоты раствори
телей. На рис. 80 представлен график, характеризующий 
ход процесса выпаривания хлороформа, содержащего

Рис. 79. Диэлектрометрическая выпарная установка с автоматиче
ским выключением.

/  — выпарной сосуд; 2 — Ь-образный измерительный зонд: 3 — дозатор; 4 — 
установка нуля; 5 — универсальный диэлектрометр; б — блок регулятора; 7 

ультратермостат; 8 — сетевое питание.

7% этилового спирта, при 59,4 и 25°С [Л. 188, 189]. 
Рост диэлектрической проницаемости при 25°С объясня
ется тем, что хлороформ, имеющий меньщую диэлектри
ческую проницаемость, испаряется раньше.

С аналитической точки 
зрения возможность ^кон
троля в процессе выпари- 

30 вания чистоты раствори
телей диэлектрическим ме- 

1̂ -д ГОДОМ представляется 
чрезвычайно важной. Ч и 
стоту растворителей м ож 
но контролировать и пу
тем непосредственного из
мерения диэлектрической 
проницаемости. Однако 
в ряде соединений встре
чаются такие посторонние 
примеси, изменение ди-

2 Ч 6 8 10 12 Гб !8 20222̂ ^̂  
мин 11010030 80 70 60 50403020 Ю

Рис. 80. Диэлектрометрический 
контроль выпаривания хлорофор
ма, содержащего 7% этилового 

спирта.
________ азеотропное выпаривание
59 400. ---------------выпаривание при 25 С.
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стей которых взаимно ком
пенсируется. Как следствие 
растворитель ошибочно при
знается чистым. Обнаружить 
посторонние примеси неред
ко удается при анализе т а 
кого растворителя методом 
выпаривания по диэлектри
ческой проницаемости.

На рис. 81 показаны з а 
висимости, характеризующие 
изменения диэлектрической 
проницаемости от времени 
при выпаривании тройной 
смеси этилацетат—бензол— 
вода. Прямым измерением
диэлектрической проницаемости загрязненность этилаце- 
тата определить невозможно, так как уменьшение ди
электрической проницаемости, вызванное присутствием 
бензола, компенсируется увеличением е из-за присутст
вия в этилацетате воды. На том же рисунке приводится 
временная зависимость диэлектрической проницаемости, 
полученная при выпаривании чистого этилацетата [Л. 190].

Рис. 81. Диэлектрометрический 
контроль процессов выпарива
ния чистых и загрязненных 
этилацетатов с диэлектриче

ской проницаемостью 6,11.
--------- — чистый этилацетат;

-------------- этилацетат. загрязнен
ный бензолом и водой.

<0 о 

С;

Рис. 82. Выпаривание двойной смеси 
этиловый спирт—эфир (1 :1 )  (диэлек
трометрический контроль и автоматиче

ское выключение в точке А).

Д ля  большинства процессов выпаривания значения 
диэлектрической проницаемости и емкости ячейки для 
конечного продукта известны. Это позволяет автомати
зировать операцию остановки процесса при достижении 
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емкостью ячейки заранее заданной величины. Схема 
автоматической выпарной установки с диэлектрическим 
контролем приведена на рис. 79. При выпаривании смеси 
спирт — эфир остановка процесса осуществляется авто
матически по истечении интервала времени, который 
однозначно связан с емкостью ячейки зависимостью, 
приведенной на рис. 82.

25. Экстракция

Если непрерывный контроль температуры дает неко
торую информацию о ходе процессов дистилляции, то 
экстра'кционные процессы этим простым способом кон
тролировать невозможно. Контроль процессов экстрак
ции может быть осуществлен только путем анализа ото
бранных проб.

Первые работы в области диэлектрометрического 
контроля экстракции связаны с именами Бю лля и Зве- 
кера [Л. 33], использовавших его при элюировании. 
Эме '[Л. 212 применил метод для наблюдения процесса 
обезвоживания хроматографического элюата силикаге
лем и АЬОз. Б. Надь [Л. 187, 188, 190] изучал возмож
ности применения диэлектрометрии для ко'нтроля перко- 
ляционных и перфорационных процессов.

а) Перфорация

Диэлектрометрический контроль перфорации осу
ществляется в хорощо зарекомендовавших себя модифи
цированных экстракцио*нных установках непрерывного 
действия, описанных в специальной литературе. Устано,в- 
ки этого типа в одинаковой мере пригодны как для 
растворителей с малой плотностью (рис. 83), так  и для 
растворителей с большой плотностью (рис. 84). И змери
тельная ячейка в обоих случаях вставляется в трубку, 
предназначенную для отвода растворителя, содержащего 
экстракт. Д ля контроля экстракции может быть исполь
зована как  контактная, так  и бесконтактная измеритель
ная ячейка [Л. 187, 188].

В лабораторной установке диэлектрометрического 
контроля нижней перфорации используется измеритель
ная ячейка, конструкция которой показана на рис. 33. 
Ячейка вставлена в трубку, отводящую экстракт 
(рис. 83). В экстракционный сосуд сначала вводится
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растворитель, содержащий экстрагируемое вещество 
с плотностью большей, чем плотность растворителя. 
Затем экстракционной жидкостью заполняют до полови
ны шарообразную колбу и, включив нагреватель, 
заставляют циркулировать раствор. Циркуляция осу
ществляется до тех пор, пока емкость ячейки с раство
рителем не застабилизируется. (Значение этой емкости

Рис. 83. Автоматическая 
диэлектрометрическая 

установка для контроля 
нижней перфорации.

/ — бесконтактная измери
тельная ячейка: 2 — колба
для растворителя; 3 — 
экстракционный сосуд; 4 — 
шариковый холодильник;
5 — нагревательный прибор;
6 — универсальный диэлек
трометр; 7 — блок регули
рования; 8 — магнитный 
смеситель; 9 — переключа
тель с ручного на автома

тический режим работы.

соответствует нулевому отсчету диэлектрической прони
цаемости.) После окончания циркуляции из экстракцион
ного сосуда выпускают нижний слой растворителя, 
имеющий большую плотность и через длинную воронку 
Наливают в него экстрагируемую жидкость. После 
включения магнитной мешалки и нагревателя шарооб
разной колбы начинают перфорацию. В процессе экстра- 
г^ирования емкость измерительной ячейки сначала растет 
(растворение экстракта увеличивает диэлектрическую 
Проницаемость экстракционного растворителя), пока не 
Достигнет максимума. Затем ее значение непрерывно 
Уменьшается, достигая первоначального значения в мо- 
^^ент, когда процесс экстракции закончен.
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в  автоматическом режиме шарообразную колбу на
гревают с помощью водяной бани. При достижении ем
костью ячейки заранее устаиозленного значения подо
грев автоматически выключается. Временная зависимость 
диэлектрической проницаемости эфирной перфорации 
смеси воды с фурфуриловым спиртом приведена на

Рис. 84. Автоматиче
ская диэлектрометри- 
ческая установка для 

контроля верхней 
перфорации.

I — термостатируемаи 
стеклянно-платиновая 

измерительная ячейка; 
2—7 — то же, что и па 
рис. 83; 8 — распыли
тель: 9 — полиэтилено

вая трубка.

_С-.

рис. 85. Диэлектрическая проницаемость смеси эфира 
с фурфуриловым спиртом через 28 мин после начала 
экстракции достигает максимума, а по истечении 50 мин 
уменьшается до исходного значения.

В лабо'ратор'ной установке для диэлектрического 
контроля верхней перфорации термостатируемая стек- 
лян1но-платииовая измерительная ячейка вставляется 
в трубку, отводящую экстракт (рис. 84). Зкстракцион- 
ный сосуд и шарообразная колба заполняются прибли
зительно на одну треть экстракционной жидкостью, 
имеющей большую плотность, чем растворитель, содер
жащий экстрагируемое вещество. Затем через полиэти
леновую трубку, снабженную воронкой и проходящую 
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через одно из отверстий распылителя, в экстракционный 
сосуд поверх экстракционной жидкости с большей плот
ностью наливается растворитель с меньшей плотностью. 
После включения нагревателя, расположенного под 
шарообразной колбой, начинается процесс цир1куляци1и

Рис. 85. Диэлектрометрический контроль 
эфирной перфорации смеси воды с фур
фуриловым спиртом (нижняя перфора

ция).

растворителя. Барботер служит для иодачи в экстракци
онный сосуд жидкости с большей плотностью
в виде капель. Циркуляция растворителя продол-

пор, пока емкость измеритель-
достигнет 
значения, 

экстракци-

жается до тех 
ной ячейки не 
установившегося 

этого вПосле
онный сосуд добавляется 
перфорируемая жидкость.
В случае необходимости пе
ремешивание верхнего слоя 
обеспечивается сжатым воз
духом. Автоматические 
устройства верхней и нижней 
перфораций аналогичны. На 
рис. 86 приведена времен
ная зависимость диэлектри
ческой проницаемости хлоро
формной перфорации . смеси воды с фурфуриловым 
Спиртом. Одновременно на графике пунктирной линией 
Дана зависимость для диэлектрической проницаемости 
чистого хлороформа. В процессе перфорации диэлектри
ческая проницаемость экстракционного растворителя 
сначала возрастает, достигая 'ма1Коимума, а затем, при
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Рис. 86. Диэлектрометрический 
контроль хлороформной пер
форации смеси фурфурилового 

спирта с водой.



завершении экстракции, уменьшается до первоначально
го значения.

Диэлектрометрнческий контроль позволяет не только 
непрерывно вести наблюдения и регистрировать шроцесс 
экстра'кции, но и автоматически останавливать этот про
цесс при его завершении. Диэлектрометрический метод 
дает возможность определять процентное содержание 
экстракта в растворителе в любой момент экстракции. 
Д ля  этого необходимо использовать заранее построен- 
цую калибровочную кривую.

б) Перколяция

Диэлектрометрический контроль процесса перколя- 
ци — задача более трудная, чем контроль перфорации;

при перколяции изменение 
диэлектрический проницае
мости экстракционного раст
ворителя, как правило, ока
зывается меньшим, чем при 
перфорации. Поэтому исполь
зуемые при перколяции изме
рительные ячейки должны 
иметь по возможности боль
шую основную емкость. Пер- 
колятор обычно термостати- 
руется для обеспечения р а 
венства его температуры
температуре измерительной 
ячейки. Термостатирование 
применяется независимо от 
того, используется ли непо
лярный или слабо полйрныи 
растворитель. Н а рис. 87 по
казана схема перколяцион- 
ной установки, снабженной 
диэлектрической измери
тельной ячейкой [Л. 188,
189].

Зависимости деления
Рис. 87. Диэлектрометрическая шкалы — номер цикла, при-

перколяционная установка. веденные на рис. 88 , харак-
1 — платиновая измерительная т е р и З У Ю Т  ОСОбеННОСТИ П РО Т е-
ячейка; 2 — перколяционный сосуд; г   ̂ г
5 - колба для растворителя; 4 -  КЕНИЯ р аЗЛ И Ч Н Ы Х  беН ЗИ Н О -
термометр; 5 -^ т е е р с т и е  для воз- п ерК О Л Я Ц И Й  Ш ерС Т И , СО
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держащей ланолин. (За  один цикл происходит напол
нение перколяционного сосуда растворителем; 'Находяще
еся в нем отверстие закрывается и весь растворитель 
пропускается через измерительную ячейку в колбу.) 
Содержа'ние экстракта в растворителе определяется по 
кривой ток — процент лапол'ина, полученной для измери
тельной ячейки, встроенной в установку.

Рис. 88. Диэлектрические характеристики бензи
новой перколяции шерсти.

При перколяциях, производимых € полярными раство
рителями, в частиости при ацетоновой перколяции че
решневой плодоножки (Ргип! ау1ит зарез),  спиртовой 
перколяции листа крапивы и белого кор«я мальвы, кри 
вая диэлектрической проницаемости имеет вид, подоб
ный показанному на рис. 88. Прерывание процесса осу
ществляется при содержании экстракта, близком к нуле
вому. Способ прерывания аналогичен используемому при 
перфорации [Л. 188, 190].

26. Разделение неоднородных систем

а] Экстракция веществ

Когда твердое вещество извлекают из одного раство
рителя другим либо исследуют распределение одного 
твердого вещества между двумя иесмешивающимися 
растворителями, либо разделяют два иесмешивающихся 
друг с другом растворителя, диэлектрометрия может 
оказаться весьма полезной. Кривая расслаивания, упо
минавшаяся выше в связи с описанием метода треуголь
ной диаграммы, может быть построена с помощью 
Диэлектрометрической делительной воронки [Л. 184,186].
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Эта воронка оказывается полезной н при выпол'ненпи 
многочисленных операций, связанных с извлечением и 
разделением веществ. Например, извлечение капролак- 
тама, растворен'ного в тетрахлорметане, с успехом 
может быть осуществлено при диэлектрометрпчеоком 
контроле в делительной воронке в две фазы [Л. 190].

б) Исследование устойчивости водных эмульсий

При исследованиях устойчивости неоднородных си
стем целесообразно анализировать скорость разделения 
водных эмульсий и скорость седиментации суспензий. 
Реш ая эту задачу методами диэлектрометрии, Эме при
менил седиме11тационную термостатированную измери
тельную ячейку [Л. 202], 'изображен'ную на рис. 89.

З-^мм

\Ф30мм 0  2 4 6  8 Ю <2 мин

Рис. 89. Термостатируемая стеклянно-платиновая седимеи- 
таниоииая измерительная ячейка.

V
Рис. 90. Диэлектрометрическое исследование устойчивости 

эмульсии веретенное масло—вода.
/  — без эмульгатора; 2 — в присутствии эмульгатора 1р ат!п  50РО 
(спермацетовая жирная к и с л о т а — полигликолевый эфир); 3 - в при- 

сутствии эмульгатора 81оуа5о1 А (полигликолевый эфир).

Устойчивость водной эмульсии, содержащей 10 /о 
веретенного масла, исследовалась (при строго одинако
вых составах эмульсий, после одинакового времени 
встряхивания и при равных температурах) в присутствии 
двух эмульгаторов: 1% 1рат1п 5 0 Р 6  и 81оуа5о1 ^
(рис. 90). Как видно из рис. 90, равновесное состояние 
эмульсии веретенное масло—вода без эмульгатора уста-
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Рис. 91. Седиментационная двухкондрн- 
саториая измерительная ячейка.

1, 2 — кислотоупорные стальные кольца; 3 — 
кислотоупорный стальной цилиндр; 4 — метал
лическая рубашка термостата; 5 — стеклянная 
трубка; б — текстильно-бакелитовая опорная 
стойка; 7, 8 — текст1У1ьио-бакелитовые держ а
тели; 9 — стеклянный крап; /О— воронка; / / — 

110лиамидн1.1е конус1.1.

навливается через 1 мин, в при
сутствии эмульгатора 81оуа5о1 — 
через 10 мин, а в присутствии 
эмульгатора 1рат{п — через 15— 
20 мин.

Стеклянно-платиновые измери
тельные ячейки для диэлектроме- 
трического исследования устой
чивости эмульсий практически не 
применяются, поскольку при отде- 
леппп масла переходный слой 
между двумя фазами попадает на 
измерительный конденсатор. Хо

рошие результаты достигаются при использовании двух- 
конденсаторпой ячейки (рис. 91). Последняя позволяет в 
течение нескольких секунд измерять емкость на двух вы
сотах [Л. 190]. Конденсаторы равной емкости образуются 
кольцами из кислотоупорной стали. Измерение этой 
емкости позволяет контролировать состояние эмульсии 
па двух уровнях. Кольца прикреплены изолирующими 
держателями к опорной стойке. При использовании 
указанной ячейки применяют 
компенсационный метод из
мерения емкости. И нф орма
цию об устойчивости эмуль
сии получают путем анали
за изменений емкости во вре
мени. Подобным образом 
была исследована эмульсия 
парафиновое масло — вода, 
верхняя ф аза  которой — п а
рафиновое масло стабилизи
руется через 10— 15 мин, а 
нижняя — водная — только 
Через 1 ч. Диэлектрометри-

1 — - { 1 в

Рис. 92. Структурная схема
прибора для регистрации седи- 

ментационных кривых.
I — блок питания; 2 — высокоча
стотный генератор; З — детектор
измерительного контура; 4 — вольт
метр; 5 регистрирующий прибор;

5 — емкостная ячейка.
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ческим измерениям предшествует встряхивание эмульсин 
в течение 1 мин [Л. 190].

Розенбаум и Фекса [Л. 80, 139] для автоматической 
регистрации седиментациоиных кривых разработали 
высокочастотный прибор, структур'пая схема которого 
приведена на рис. 92. Метод измерений основывается на 
применении седиментатора Келли. Изменение мениска 
измеряется с помощью дифференциального индикатора 
и емкостной измерительной ячейки. Выходным сигналом 
является напряжение.

27. Сорбция

Диэлектрометрия может успешно применяться для 
контроля сорбционных процессов, прежде всего сорбци
онных процессов, происходящих в колонках, заполнен
ных молекулярным ситом. Возможности специального 
применения метода будут рассмотрены далее.

Приоритет в использовании диэлектрометрического 
контроля сорбционных процессов принадлежит Эме 
[Л. 225]. При исследованиях процессов обезвоживания 
пиридиновых оснований при сорбции молекулярным 
ситом Эме периодически производил измерения диэлект
рических свойств продуктов. Та же техника применялась 
Эме и при исследованиях адсорбции неэлектролитов па 
молекулярном сите Линде [Л. 229]. Целью работы явля
лось измерение скорости адсорбции и ее зависимости от 
температуры. Аналогичным образом проводилось изуче- 
‘ние процесса адсорбции спиртов Сз « а  молекулярном 
сите Линде 5А. В  результате исследований было уста
новлено, что скорость адсорбции зависит от характера 
связи в спиртах; пропаргиловый спирт, имеющий^трой- 
ную связь, адсорбируется быстрее всех, а /г-пропанол, 
имеющий одну связь, медленнее всех.

Используя диэлектрометрический метод контроля, 
удалось установить, что адсорбция в значительной мере 
определяется полярностью растворителя. Это утвержде
ние подкрепляется и другими наблюдениями. Например, 
уксусная и нефтяная кислоты вообще не адсорбируются 
из полярного растворителя на силикагеле или адсорби
руются незначительно, а из неполярного растворителя 
(например, из бензина) адсорбируются на 100% '[Л. 190].
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а) Контроль сорбционных процессов, происходящих 
на молекулярном сите

[Л. 238]

Молекулярные сита как селективные адсорбенты 
в сочетании с диэлектрометрическими измерительными 
устройствами оказываются чрезвычайно полезными при 
проведении лаоораторных анализов многокомпонентных 
систем, поскольку подобный анализ осуществляется 

сравнительно просто мето
дом селективного умень
шения числа компонентов.

Сорбционные исследо
вания многокомпонент
ных систем можно прово
дить с помощью адсор
бента, помещенного в 
обычную хроматографиче
скую колонку. Д л я  более 
точных измерений целесо
образно применять специ
альную диэлектрометри- 
ческую установку для 
сорбционных исследова
ний, изображенную на 
рис. 93. Эта установка по 
существу является термо- 
статируемой хроматогра
фической трубкой, снаб
женной стеклянным филь
тром, к которой с по
мощью шлифа присоеди
няется термостатируемая 
стеклянная измеритель
ная ячейка с отводом к на
сосу и платиновыми элек
тродами (защита хрома
тографической колонки от 
влажности воздуха обес
печивается хлор-кальцие- 
вой трубкой). Достоинство установки заключается в том. 
Что смесь, пропущенная через адсорбент, прямо попадает 
в измерительную ячейку. Точность измерений высока, так 
как термостатирование устраняет колебания диэлектри
ческой проницаемости, вызываемые сорбционным теплом.
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Рис. 93. Диэлектрометрическая 
установка для сорбционных иссле

дований.
/ — стеклянно-платиновая измеритель
ная ячейка: 2 — платиновые электро
ды; 3 — фильтр; 4 — молекулярное си
то; 5 — трубка с СаС!}; 6 — ввод для 
подключения термостата; 7 — ввод для 
присоединения к вакуумной установке.



в  рассматриваемой установке могут использоваться 
молекуляр'ные сита венгерского производства, например 
Молфилит КХ 40.

На рис. 94 приведена зависимость сорбции водного 
ацетона 'на молекулярном сите Линде 4А от числа цик
лов пропускания его через сито (сплошная линия).

Пунктирной линией дана 
„л/ и Я,. зависимость, характеризу-1П\2М°/оООО(,1  ’ г  ^  ^

ющая процесс удаления 
метанола из тройной сме
си хлорбензол — бензол — 
метанол (молекулярное 
сито Линде 4А). Подоб- 
ным методом удается от- 

й делять этанол от слабо
_  ^  полярного и неполярного

о ] 2 3 '^  5' Т  7 8_ 9 10 // )2 растворителей |(например,
Номер цикла

Рис. 94. Контроль сорбции по ве
личине диэлектрометрической про

от этилацетата).
Наряду с классиче

ским методом Эме в по- 
"н'йцаемости при пропускании сме- следнее время получил 

сей через молекулярное сито. ”
_ --------— ацетон — вода; ------------—
удаление метанола из тройной сме

распространение новый 
метод диэлектрометриче-

удаление метанола из тршшоп ...мс г
си хлорбензол—бензол—метанол; точ- СКОГО КОН ТрОЛЯ СОрО ЦИ- 

м о^кулярного сита. П рО Ц еС О В , р а З р З -

бота'нный Б. Надь и Варга [Л. 195]. Главная особен
ность (НОВОГО метода состоит в том, что исследуются 
диэлектрометрические свойства самого молекулярного 
сита, а не растворителя, ка;к это делалось рэ'ньше. Авто
рами было установлено, что диэлектрическая проницае
мость и диэлектрические потери адсорбентов (в том 
числе молекулярных сит) изменяются пропорционально 
содержанию в них воды. «На этой основе были разрабо
таны рассматриваемые ниже новые способы измерения 
сорбционных свойств и к01нтр0ля состояния адсорбентов, 
а так ж е  устройства контроля процессов сорбции и де
сорбции.

б) Измерение сорбционной мощности и сорбционной 
активности молекулярных сит

Под сорбционной мощностью понимается гигроско
пичность адсорбента, выраженная в процентах (по мас^ 
се). Диэлектрометрическое определение сорбционнои 
мощности молекулярных сиг можно производить как при
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осушке газов, так и при осушке растворителей. В обоих 
случаях используется колонка с молекулярным ситом, 
снабжения устройством для диэлектрометрического 
контроля. Измерению подлежат масса молекулярного 
сита, объем влажного газа (или растворителя), пропу
щенного через сито к моменту достижения максимума 
диэлектрической проницаемости, и содержание в л а ж 
ности в носителе. Исходя из этих данных определяется 
сорбционная мощность исследуемых молекулярных сит. 
Результаты, получаемые при определении одним методом 
сорбционной мощности нескольких однотипных сит для 
различных проб, характеризуют данный тип сита. Так, 
при осушкс влажного азота были получены следующие 
значения сорбционной мощности, %\

Молекулярное сито Липде 4А ............................... 18
Молекулярное сито Молфилит К Х 4 0 ..................  18
Молекулярное сито Клиносорб 4 ..........................  12

Визуально невозможно установить, находится ли 
молекулярное сито в восстановленном состоянии или же 
оно частично (или полностью) истощилось. В то же
время без знания состояния сита нельзя надежно при
менять его ни в лабораторных условиях, ни при эксплуа
тации в условиях промышленного производства, если
сито 'не восстановлено или восстановлено неполностью, 
то в нем содержится некоторое остаточное количество 
воды, а это прямо влияет на :качество осушки.

Оценка сорбционной мощности основана на том, что 
между емкостью измерительной ячейки, заполненной 
молекулярным ситом, и состоянием молекулярного сита 
имеется однозначная зависимость. Точно стандартизиро
вав условия измерения, можно выявить зависимость 
между диэлектрической проницаемостью и активностью 
для различных образцов молекулярного сита да^нного 
типа.

При другом методе измерения сорбционной актив)НОсти 
молекулярных сит через исследуемое молекулярное сито 
пропускается растворитель с известным содержанием 
волы и диэлектрометрическим способом измеряется из
менение содержания воды в сите (табл. 14).

Полученные данные характеризуют активность моле
кулярного сита. В процессе сорбции диэлектрическая 
проницаемость возрастает пропорционально количеству 
поглощенной воды. После прокаливания диэлектричес-
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"Таблица 14

Состояние молекулярного сита

Свежепрокаленное
Прокаленное за 1 мес до испытаний 
Прокаленное за 10 мес до испытаний 
Хранилось на воздухе 
Непрокаленное, в заводской упаковке 
Свежевосстановленное при 360°С 
Свежевосстановленное при 200°С 
Восстановленное, хранилось в стеклян

ной посуде 
Хранилось на воздухе

Молекулярное
сито

Молфилит 40 КХ 
Молфилит 40 КХ 
Молфилит 40 КХ 
Молфилит 40 КХ 
Молфилит 40 КХ 
Клиносорб-4 
Клиносорб-4 
Клиносорб-4

Клиносорб-4

Емкость ячейки

38
| | е

« б ^ 
о 5.0

17.8
18.8
19.5 
23,8  
25,7  
19,0
19.5
20.5

22.5

24
45
63
86

100

кая прошицаемость истощенного молекуляр.ного 
всегда возвращается к исходному значению.

сита

в) Диэлосорбер — сорбционная установка, контролируемая 
диэлектрометром

Установка диэлосорбер используется для осущест
вления контролируемых сорбционных процессов. Схема 
установ-ки изображена на рис. 95, Основным узлом 
устройства является сорбционная колонка, выполненная 
из двух кислотоупорных стальных трубок, заполненных 
молекулярным ситом. Колонка снабжена дозатором 
растворителя, краном, отводами, прибором для контроля 
и регулирования температуры и др. Колонка может при 
необходимости заменяться. Ее конструкция позволяет 
восстанавливать сито без его выемки. Измерительный 
конденсатор в верхней части колонки образован Элект
родом, утопленным в молекулярном сите, и металличе
ской колонкой. М олекулярное сито (вместе с высушен
ным растворителем) является диэлектриком, 
заполняющим конденсатор. Если высушиваемый раство
ритель, пройдя через сорбент снизу вверх, достигает 
верха колонки в обезвоженном состоянии, то диэлектро
метр, подсоединенный к емкостной измерительной 
ячейке, устойчиво регистрирует незначительную диэлект
рическую проницаемость. Однако когда верха колонки
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достигает влажный растворитель (то-есть, когда сорбент 
истощается), диэлектрическая проницаемость резко 
возрастает. Это происходит потому, что в растворителе, 
находящемся в связанном состоянии в молекулярном 
сите между обкладками конденсатора, и в растворителе, 
прошедшем через сито, присутствует остаточная вода.

1 -

н

с /

Рис. 95. Диэлосорбер.
1 — дозатор растворителя: НП
2 — кран дозатора: 3 — ввод 
для растворителя или для
N2: 4 — колонка, заполнен- о? '
ная молекулярным ситом; Ч
5 ~  измерительный кондеч- ------------50-
сатор; б — запорный кран; т-^ 1
7 — сборник: 8 — диэлек
трометр; 9 — разъем сетево
го питания; Ю — сливной , ,
кран; 11 — сосуд для слива; П (3
12 — ловушка; 13 — обрат- ? 
ный клапан: 14 — переклю- 
чатель обогрева; 15 — элек- 
трообогревательная рубаш- 5  
ка; 16 — термоэлемент: 17 — 
переключатель термоэлемеи- 15 "  
та: 18 — индикатор темпе
ратуры; 19 — переключатель , 
вентилятора: 20 — вентиля- ^  '  
тор; 21 — дополнительные 
устройства: 22 — баллон К?;
23 — вакуумный насос; 24 — 

сеть 220 В.

.-3 24

-14

■19

■18

На рис. 96 изображена кривая сорбции этилацетата, 
содержащего 1,84% воды. Сорбция выполнена в диэло- 
сорбере.

Процесс восстановления истощенного сорбента (де
сорбции связанной воды) такж е можно контролировать 
с помощью диэлектрометрии. В этом случае после 
завершения сорбционного цикла из колонки промывани
ем заряда  в вакууме азотом (возможно, с легким подо
гревом), причем сначала удаляется растворитель. Затем 
электронагревателем сорбент нагревается до температу
ры, необходимой для десорбции (температура сорбента 
измеряется датчиком). На рис. 97 приведена термоди
электрическая зависимость 2, снятая диэлектрометричес- 
ким методом; ннж няя контрольная кривая 1 получена 
в процессе нагрева регенерированного молекулярного си
та. Десорбция считается завершенной, когда кривые /  и 2 
9—425 129



Рис. 96. Изменения диэлектри
ческой проницаемости при 

обезвоживании этилацетата.

Рис. 97. ТермодиэV^ектриче- 
ские характеристики.

______  _ после десорбции;
_______ ^  после сорбции.

Рис 98. Диэлосорбер (СЕВИКИ и 
МЮФЕМ).
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наложатся (на рис. 97 точка Л ). Диэлосорбер оборудо
ван звуковой сигнализацией, включающейся как по 
окончании процесса сорбции, так и по окончании про
цесса десорбции.

Лабораторный диэлосорбер (рис. 98) и промышлен
ный диэлосорбер рассчитаны на использование широкого 
круга сорбентов. О датко основными областями примене- 
«ия этих установок являются осуп1ка растворителей и 
газов.

28. Осушка

а) Осушка жидкостей

В предыдущей главе уже шла речь о диэлектрометри- 
ческо.м контроле процесса осушки растворителей с по
мощью молекулярного сита. Были рассмотрены стати
ческие и динамические режимы обезвоживания. 
Дополнительно следует отметить, что диэлектрометри- 
ческий контроль может применяться и в случае исполь
зования других видов осушки, в том числе при обезвожи
вании смеси диоксан — ацетон хлористым кальцием. 
Эме, используя диэлектрометр типа 600 КЬ, установил, 
что при наличии хлористого кальция для полного обез
воживания смеси достаточно произвести встряхивание 
в течение 2,5 мин [Л. 190].

6) Осушка газов с помощью молекулярного сита

Молекулярные сита широко применяются для осуш
ки газов, поскольку они обладают преимуществами по 
сравнению с традиционными средствами осушки. О дна
ко 1наряду с этим молекулярные сита обладают и одним 
недостатком: определить визуально, является ли сито 
(например, из силикагеля) активным или оно уже исто
щилось, невозможно. Это представляется недостатком и 
с точки зрения промышленного использования, так как 
способы измерения содержания влаги в газе, как прави
ло, сложны и дороги. Поэтому осушка газов с помощью 
молекулярных сит, так же как и процедура регенерации 
.молекулярных сит, осуществляются обычно без всякого 
контроля активности.

Б. Надь и Варга разработали способ контроля про
цесса осушки газа, устраняющий указанные недостатки. 
Способ предусматривает измерение диэлектрической
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проницаемости и диэлектрических потерь молекулярного 
сита (а не контроль изменений содержания воды в осу
шенном газе). Молекулярное сито можно считать ди
электриком, потери которого в зависимости от содерж а
ния воды изменяются в широких пределах. Действие

адсорбированной из газа воды 
на диэлектрическую прони
цаемость молекулярного сита 
изучалось с помощью емко-

пФ мы5

Рис. 99. Емкостная измерительная ячейка с молекуляр
ным ситом.

ционная прокладка.

Рис 100 Кривые насыщения диэлектрической проницае
мости для процесса осушивания азота (прибор Молфи- 

лит КХ40).

стной измерительной ячейки, изображенной на рис. 99. 
Через молекулярное сито массой 20— 30 г, нахо
дящееся в ячейке, пропускался влажный газ. В резуль^ 
тате адсорбции влаги диэлектрическая проницаемость и 
диэлектрические потери молекулярного сита увеличива
лись Из-за изменения диэлектрическои проницаемости 
молекулярного сита возрастала емкость ячеики, изме- 
р ^ ш а я с я  диэлектрометром. Н а рис. 100 приведены гр а
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фики изменения емкости (кривая / )  и сопротивления 
потерь ячейки (кривая 2) с молекулярным ситом Мол- 
филит КХ40 (Будапештский химический комбинат) 
в функции количества осушенного азота. С ростом коли
чества осушенного азота емкость стремится к установ'ив- 
шемуся значению.

Н аряду  с упомянутой ячейкой для осушки газа 
используется и колонка с измерительным конденсатором, 
применяемая в диэлосорбере. Подключенный к колонке 
диэлектрометр соединяется такж е со входом регулирую
щего устройства, закрывающего электромагнитный 
пневмоклапан при истощении молекулярного сита. Сиг
нал на закрывание клапана !формируется в момент, 
когда диэлектрическая проницаемость достигает заранее 
установленного значения.

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я

КОНТРОЛЬ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

[Л. 190, 192, 331]

В результате химического взаимодействия обычно 
изменяется диэлектрическая проницаемость реакцион
ной смеси. По этой причине значительное число реакций 
органической химии может контролироваться методами 
диэлектрометрии. Более того, проводя измерения ди
электрической проницаемости, оказывается возможным 
исследовать кинетику реакций.

В области контроля химических реакций первые з а 
служивающие внимания результаты были получены 
в 1941 г. Тамамуши и Акияма [Л, 317] исследовали 
цис-транс-преобразования дихлорэтилена под действием 
парамагнитных веществ. Галоген [Л. 109] диэлектро- 
метрическим методом изучал скорость реакции декар 
боксил ирования. Глубрехт и Ниманп [Л. 96], подвергая 
орга'нические вещества действию рентгеновских лучей, 
контролировали происходившие в тих  изменения 
диэлектрометрическим методом. При облучении р-хлор- 
бензола диэлектрическая проницаемость возрастала, что 
приписывается образова-нию о- и т -хлорбензола. Хел- 
лвеге и Лангбейн [Л. 113] диэлектрометрическим мето
дом исследовали термическое -разложение полиэтиленте- 
рефталата в диапазоне 20—320 °С. При продолжительном 
нагреве до температуры, близкой к точке плавления, 
диэлектрические потери увеличивались. Это объяснялось
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присутствием химических соединений, образующихся при 
термическом разложении указа.шюго вещества. Диэлект- 
рометрическим методом авторы [Л. 113] контролировали 
изменение скорости кристаллизации. Целлинская [ Л . 39] 
использовала диэлектрометрический метод для контроля 
процесса оксисинтеза, определяя в углеводородах содер
жание спиртов с числом атомов углерода более С?— Сд.

Почти три десятилетия тому назад применение ди- 
электрометрического метода контроля реакций позволи
ло получить очень много полезных сведений. Наиболее 
ценным в этом методе ко^нтроля реакций является его 
непрерывность.

29. Непрерывный контроль реакций (условия, типы, 
характеристика)

[Л. 190]

Д ля осуществления непрерывного диэлектрического 
контроля необходимо, чтобы в самой реакционной каме
ре или в примыкающем к 'ней сборнике при протекании 
химической реакции были обеспечены требуемые условия 
измерений: постоянство температуры, надлежащ ее запол
нение диэлектриком объема между обкладками К01нден- 
сатора, достаточные изменения диэлектрической прони
цаемости реакционной смесп. Непрерывный контроль 
реакций невозможен без надежных измерительных яче
ек. Измерительная ячейка продолжительное время 
соприкасается с химическими продуктами и может кор
родировать. По этой причине целесообразно применять 
бесконтактные ячейки. Важнейшим условием непрерыв
ного контроля реакций является возможность коррекции 
нуля измерительного прибора, так как при длительных 
процессах (часы н даж е дни) подстройка 'нуля почти 
всегда необходима. Непрерывный контроль реакций поз- ^  
воляет изучать действие катализаторов, ускорителей, 
антиоксидантов, выяснять влияние внентих физических 
воздействий (температуры, света, ультразвука и др.). 
Диэлектрометрический контроль частично распространя
ется на реакции газ — жидкость и жидкость — жид- ’■! 
кость. Особые технические трудности вызывает контроль 
реакций полимеризации. Эти реакции сопровождаются  ̂
зачастую изменением консистенции, вследствие чего 
взятие проб невозможно. В этих случаях восстановление
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ячейки часто представляет неразрешимую задачу. Д ля 
решения проблемы необходимо применять специальные 
реакционные сосуды и измерительные ячейки.

а) Реакции между газом и жидкостью

Сюда относятся в первую очередь реакции хлориро
вания, сульфохлорирования и окисления. Методом ди
электрометрии Михаель [Л. 168] контролировал сам о
окисление лакового масла, Гоффманн и Тюмлер — 
реакцию хлорирования. Бартель и Штейнманн [Л. 17], 
Петри и Видорн [Л. йбб], Вольф, Мюшстер и Сарферт 
[Л. 341] исследовали образование Т-изомеров, появ
ляющихся в процессе хлорирования бензола. Вольтц и 
Ригг [Л. 332] изучали самоокисление этилсорбата. Эме 
[Л. 207] исследовал реакцию самоокисления алифати
ческих альдегидов, контролируя ее в функции времени 
до момента получения кислоты. В результате исследова
ний установлено, что уксусный альдегид, подвергаемый 
действию света, в течение 82 суток окисляется пол
ностью, превращаясь в кислоту. Эме [Л. 221] изучал 
каталитическое окисление циклогексанола и реакции 
самоокисления терпентинного и см а
зочных масел |[Л. 22, 230].

Диэлектрометрический контроль ре
акций газ — жидкость в лабораторных 
условиях упрощается, если использо
вать специальный реа'кционный сосуд, 
изображенный на рис. 101. Этот сосуд 
имеет стеклянный фильтр, через кото
рый снизу при открытом кране посту
пает газ. Вверху имеется насадка, 
снабженная обратным холодильником 
и измерительным зондом. В реакцион
ную камеру параллельно стеклянно- ,, 
платиновому зонду входит закрытая (!)

Рис. 101. Реакционный сосуд для систем газ— 
жидкость с зондом для измерения диэлектри

ческой проницаемости.
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тонкостенная стеклянная трубка, в которую вмонтирован 
датчик температуры. На практике реакционный сосуд 
проверен только 1при работе в условиях термостатиро- 
вания.

Хлорирование, сульфохлорирование [Л. 17, 192, 233]. 
При реакциях газ — жидкость в начале процесса хлори
рования и сульфохлориро- 
вания диэлектрическая 
проницаемость увеличива
ется, поскольку возраста
ет поляризация веществ, 
участвующих в реакции.
При введении нескольких 
галогенов наблюдается 
следующая закономер
ность: чем симметричнее 
образуемая молекула, тем

Рис. 102. Диэлектрометриче- 
скин контроль хлорирования 

бензола.
/ — без катализатора: 2 — с катали

затором в виде железного по
рошка.

Рис. 103. Установка для диэлек- 
трометрического контроля суль- 

фохлорирования газойля.
1 — зонд из кислотоупорной стали и 
тефлона; 2 — фильтр; 3 — воронка для 

отвода охлаждающей воды.

меньше ее диэлектрическая проницаемость. Контроль 
хлорирования кероси'на не вызывает трудностей, так как 
диэлектрическая проницаемость керосина 1,92, а хлори-. 
рованного продукта 2,65. На рис. 102 приведены времен
ные зависимости емкости ячейки, полученные при хлори
ровании бензола в присутствии Ре в качестве
катализатора. График позволяет выяснить влияние 
катализатора на процесс хлорирования. Значения ди
электрической проницаемости продуктов, полученных 
при хлорировании бензола;
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С1 Г1 а
Вещество а

е (5 8 °с )  2,22 4 ,38 7,00 С1
2,62

Схема установки сульфохлорирования газойля пока
зана на рис. 103. Процесс ведется при температуре 
3 0 °С в присутствии светового катализатора. Уравнение 
реакции имеет вид:

К +  802  +  С1 =  К— ЗОаСЦ-НС!.

Установка нуля в начале реакции осуществляется 
с помощью газойля. Зависимость между коэффициентом 
омыления и диэлектрической проницаемостью сульфо- 
хлорированного газойля представлена на рис. 104.

Рис. 104. Зависимость 
между коэффициентом 

омыления и диэлектриче
ской проницаемостью 
сульфохлорированного 

газойля.
50 /00 150 200 250 300 350

К о э ф ф и ц и е н т  о м ы л е н и и  -

Окисление. Процесс окисления воздухом или кислоро
дом может контролироваться диэлектрическим методом 
непрерывно. В процессе окисления диэлектрическая про- 
ницае.мость может как увеличиваться, так и уменьитагь- 
ся. Уменьшение диэлектрической проницаемости наблю
дается при окислении карбонильной группы до карбок
сильной, а увеличение — при образовании в молекуле 
в результате окисления новой полярной группы.

На рис. 105 приведена структурная схема автомати
ческой лабораторной окислительной установки с ди- 
электрометрическим управлением. Установка использо
вана для окисления пропиональдегида до пропановой 
кислоты [Л. 192]. В реакционный сосуд, содержащий 
пропиональдегид, из баллона поступает кислород. Он 
проходит через пневматический клапан, буферную ем-

137



г а
/ 7

'220В

Рис. 105. Автоматическая лабораторная 
окислительная установка с диэлектро- 

метрическим управлением.
/  — реакционный сосуд; 2 — измерительный 
зонд; 3 — ультратермостат; 4 — универсальный 
диэлектрометр; 5 — пневматический клапан;
6 — выпрямитель; 7 — регулятор; 8 — стабили
затор; 9 — предохранительный сосуд; 10 — со
суд с серной кислотой; / / — трубка для ввода 
газа; /2 — кислородный баллон.

КОСТЬ И сосуд, заполненный серной кислотой. В процессе 
окисления пропиональдегид с диэлектрической прони
цаемостью е = 1 8 ,5  постепенно окисляется до пропионо-

вой кислоты с диэлектриче
ской проницаемостью е =
=  3,15. Непрерывный кон
троль реакции осуществля
ется измерительным зон
дом из кислотоупорной ста
ли и тефлона. Разбаланс  
с выхода универсального 
диэлектрометра подается на 
регулятор, который управ
ляет пневматическим к л а 
паном через выпрямитель. 
Ш кала регулятора откали-

%----- брована в процентах про-
пионовои кислоты. Клапан 

Рис. 106. Диэлектрометриче- закрывается при заданном
ский контроль окисления льня- проценте пропионовой ки-
ного масла в присутствии ко- слоты которому соответству-
бальтнафтемт^_^ ^нтиокси- известное значение ди-
/  _  1% кобальтнафтената; 2 -  Э Л бК ТрИ ЧеС КО Й  П рО Н И Ц аеМ О -
1% кобальтнафтената+0,25% N1- З а к р Ы В а Н И е  К Л З П а н а

автоматически прекращает 
масло; ^ ~  процссс окисления [Л. 190].
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При диэлектрометрических исследованиях действия ан
тиоксиданта используется льняное масло; окисление, 
происходящее под действием воздушной продувки через 
горячее льняное масло, вызывает вполне ощутимые из
менения диэлектрической проницаемости. На рис. 106 
изображ ено семейство временных зависимостей диэлект
рической проницаемости при окислении льняного масла  
в присутствии различных ингредиентов. По оси абсцисс  
отложено время продувки. Из графика видно, что в при
сутствии 1 % кобальтнафтената окисление происходит  
наиболее интенсивно и после двухчасовой воздущной  
продувки диэлектрическая проницаемость достигает  
очень большого значения. Ускоряющее действие ‘кобальт-  
нафтената частично компенсируется добавкой 0,25% 
антиоксиданта М1Пех О, а в присутствии 0,5% этого анти
оксиданта обеспечивается полная компенсация: в конце 
двухчасовой воздушной продувки измеряемая диэлектри
ческая проницаемость уменьшается до значения, мень
шего начального. Дальнейшее увеличение количества 
антиоксиданта существенно не изменяет характер з а 
висимости. Метод можно использовать и для определе
ния содержания антиоксиданта по значению диэлектри
ческой проницаемости, зафиксированному в конце 
двухчасовой воздушной продувки (с помощью калибро
вочной кривой).

Д ля  подобных исследований пригодно и терпентин
ное масло [Л. 231]. При контроле реакций газ — ж и д 
кость следует добиваться постоянства скорости течения 
газа, поскольку сильные колебания скорости являются 
источником погрешности при диэлектрометрических 
измерениях.

б) Реакции жидкость—жидкость, жидкость—твердое вещество

Диэлектрометрический контроль реакций жидкость— 
жидкость впервые использовался Эме, исследовавшим 
реакции этерификации [Л. 198] и определившим констан
ты скорости этих реакций. Вслед за этим Акстманн 
[Л. 10] осуществил контроль этерификации этилового 
спирта с помощью ангидрида уксусной кислоты в тет
рахлориде, представляющем индифферентный раствори
тель. Хнппе и Мауберг [Л. 114] использовали диэлектро
метрический метод для исследования глицериного алко- 
голиза льняного масла. Флом и Эльвннг [Л. 82]
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Рис. 107. Реакционный сосуд с измерительным 
зондом для реакции жидкость — жидкость.

/ — шлиф для присоединения термометра; 2 — шлиф 
для дозатора реагента; 3 — насадка; 4 — шлиф обрат
ного холодильника; 5 — стеклянно-платиновый изме
рительный конденсатор с текстильно-бакелитовой 

опорой; 5 — мешалка.

применили высокочастотный генератор 
для измерения скорости реакции эте- 
рификации. Быстродействующие реги
стрирующие устройства позволяют 
контролировать ход реакций, время 
протекания которых составляет всего 
несколько секунд.

Непрерывный диэлектрометриче- 
ский контроль химических реакций 
в лабораторных условиях облегчается 
применением специальных реакцион
ных сосудов. Н а рис. 107 изображена 
установка со щлифами для присоеди
нения термометра, дозирования реаген
та и для обратного холодильника. 
У-образная насадка, соединенная стер- 

мостатирующим устройством, позволяет присоединить 
стеклянно-платиновый конденсаторный зонд.

Гидролиз. Классическими аналитическими методами 
гидролиз ангидрида, ,например ангидрида укоусной 
кислоты, контролировать чрезвычайно сложно. Диэлек- 
трометрический ксхнтроль процесса можно осуществ<ить 
стеклянно-ялатиновым измерительным зондом, добавляя 
к ангидриду уксусной кислоты воду в стехиометрической 
пропорции. Как видно из рис. 108, диэлектр.ическая про
ницаемость ангидрида уксусной кислоты (линия 1) даже 
через 5 сут остается больше диэлектрической прони
цаемости уксусной кислоты (линия 2). Согласно данньгм 
Карла Фишера [Л. 185] в ангидриде к этому моменту 
содержится 1,45% воды.

Конденсация. При некоторых химических реакциях 
непосредственное измерение диэлектрической проницае
мости реакционной смеси неосуществимо или связано с 
существенными трудностями. В этом случае информация
о протекании химической реакции ^может быть получена 
путем .непрерывного измерения диэлектрической прони
цаемости продукта, удаляемого из реакционной смеси. 
В процессе получения антиоксиданта Ы1Пех О (рис. 109)
НО

происходит копденсационная реакция фенетидипа о 
ацетоном. К фенетидину добавляют иод и ацетон через 
капельную воронку, поддерживая при этом температуру 
реакционной смеси в пределах 180—200°С. Вода из 
ультратермостата через холодильник Либиха поступает 
при температуре 80°С. Из реакционной смеси через 
змеевиковый холодильник удаляется водная ацетоно
вая смесь. Изменение содержания воды в смеси проис
ходит за счет изменения содержания воды в 'конденса
торе, что фиксируется измерительной ячейкой. По изме
нениям диэлектрической проницаемости водной ацетоно
вой смеси судят о ходе реакции. После завершения реак
ции содержание воды в ацетоне, удаляемом из реакци
онной смеси, снижается до минимума [Л. 192].

Димеризация. Зачастую при непрерывном контроле, 
реакций увеличение диэлектрической проницаемости 
в резульате химических превращений частично или пол
ностью компенсируется уменьшением диэлектрической 
проницаемости в результате повышения температуры 
смеси. Поскольку поддержание постоянной температуры 
реакционной смеси представляется задачей неразреши
мой, возможности применения диэлектрометрии оказы-

Рис. 108. Диэлектрометриче- 
ский контроль гидролиза анги
дрида уксусной кислоты при 

комнатной температуре.

Рис. 109. Установка для непре
рывного контроля процесса полу
чения антиоксиданта Ы1Пех О 

в лабораторных условиях.
/ - измерительная ячейка; 2 — холо
дильник Либиха; 3 — капельная во

ронка ; 4 — подогреватель.



паются в этих условиях ограниченными. Вполне  
приемлемым в 1П0Д0бных случаях оказы вается сп особ  
контроля, являю щ ийся переходны м от непрерывного к 
периодическому. П реим ущ ество  этого сп о с о б а  состоит  
в том, что его применение не св я зано  с постоянным  
ум еньш ением  количества реакционной смеси и з-за  о т б о 
ра проб. В х о д е  реакции незначительная часть реакци
онной см еси  попадает  в терм остатированную  ^измери
тельную ячейку, находящ ую ся  над соединенной с ней

Рис п о .  Установка с ди- 
электрометрическим кон
тролем процесса получе

ния диацетонового 
спирта.

1 — колба; 2 — стеклянная 
трубка со шлифом и стекло
ватой; 3 — катализатор 
Ва(0 Н)2; 4 — шариковый
холодильник: 5 — измери
тельная ячейка; 6 — элек
троподогреватель; 7 — от
сосная трубка; 8 — термо
метр со шлифом; Р — уни
версальный диэлектрометр.

реакционной камерой. По окончании диэлектрометриче- 
ских измерений, произседенных после установления тем
пературы, эта часть реакционной смеси возвращается 
в реакционную камеру [Л. 192]. Подобная методика при
менима, в частности, для контроля процесса получения 
диацетонового спирта (рис. 110). Под действ^'1ем 
В а (0 И )2  ацетон димеризуется, в результате чего оора- 
зуется диацетоновый спирт с большой диэлсктрическор
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Проницаемостью (е =  24,1). Реакция протекает по сле
дующему уравнению;

О
^  11 Ва(ОН).

> С 0 - 1 - 1 н ! С Н , - С  - С Н а ------------►
СНз т ■ ' - т '

СНз
о

СНз
> С - С Н , - С - С Н з .

I
о н

Реакция идет очень медленно и длится несколько 
суток.
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Рис. III. Контроль процесса 
этерификации этилового спир
та при различных температу

рах.

г 3 ч
Время, ч

Рис. 112. Контроль процес
са получения диоктилфта- 

лата по диэлектрической 
проницаемости.

Этерификация. Диэлектрическая проницаемость спир
тов, по сравнению с эфирами довольно высока. На рис. 
111 приведены графики получения в ходе диэлектромет- 
рического контроля реакций этерификации при различ
ных температурах [Л. 185]. Как видно из графика, 
/7-толуолсульфакпслота уменьшает время протекания

этерификации до 20 мин (при
о() С ) ,

Если^октиловый спирт этерифицировать а'нгидридом 
фталевой кислоты (в присутствии катализатора Т1О2+  
+  Н2Ш04 +  Ы а0 Н ),  температура измеш1тся приблизитель
но на 70°С. Контроль этой реакции осуществим только 
описанным выше методом, используемым при получении

и з



диацетонового спирта. В ходе реакции этерификации 
ячейку целесообразно термостатировать при температуре 
55°С. На нулевом триммере фиксируют значение ем 
кости, которое ячейка, заполненная диоктилфталатом, 
имела при 55°С. Как видно из рис. 112, для достижения 
этой уставки реакционной смеси требуется приблизи
тельно 4,5 ч.

в) Реакции, сопровождающиеся изменением консистенции 
(полимеризация, пространственное структурирование)

[Л. 30, 157, 195с, 295]
При диэлектрометрнческом .контроле химических 

реакций, сопровождающихся изменением консистенции 
(полимеризация, структурирование), возникают т^руд- 
1Н0СТИ удаления 'конечного продукта 'реакции из .иэмер'и- 
тельного конденсатора.

Рис. 114. Контроль простран
на для контроля процесса струк- ственного структурирования

турирования. диглицидэфира в присутствии
/  — горячая обкладка; 2 — тефлоновая диэтилентриамина при различ-
изоляция; 3 — крышка с резьбой; 4 температуре.
охранное кольцо; 5 — ввод для при
соединения термостата; 6 — холодная

в измерительной ячей-
пая металлическая плита. ке, ПОКазанНОЙ На рИ С . 113,

обкладка имеет тарельча
тую форму и наполняется жидким исследуемым веще
ством. О бкладка погружена в диэлектрик. Толщина 
слоя вещества между двумя обкладками составляет
144

1,2 мм. Положительное качество ячейки состоит в том, 
что после отвердения (например смолы) она может р аз 
бираться, и таким образом, пригодна для выполнения 
серийных исследований. Ячейка термостатируется. Д ля  
одного исследования достаточно около 1 — 1,5 г вещества. 
Винтовая тефлоновая крышка, закры ваю щ ая ячейку, 
обеспечивает ее термоизоляцию и одновременно несет 
обкладку.

Кривые (рис. М4) полу
чены в ходе диэлектромет- 
рического контроля процес
са  отвердения диглицид- 
эфирного эпоксисоединения 
в присутствии диэтилентри
амина на частоте 3 М Гц при 
различных температурах.
Диэлектрометрический кон
троль процесса структуриро
вания позволяет определить 
оптимальный температурный 
режим этого процесса и 
пропорции ингредиентов
[Л. 195с].

В процессе полимер.изации полистирола (рис. 1̂ 15) 
значение диэлектрической проницаемости стабилизиру
ется !при переходе исследуемого вещества в твердое 
состояние.

30 75 100 125 Ш  мин

Рис. 115. Зависимость между 
диэлектрической проницае
мостью и временем в случае 
полимеризации стирола при 

20°С.
1 — переход в вязкое состояние; 2 — 

переход в твердое состояние.

30. Периодический контроль реакций

Д л я  ряда химических реакций непрерывный диэлек
трометрический контроль 'невозможен и остается вос
пользоваться периодическим взятием проб. Среди при
чин, препятствующих проведению 'непрерывного контро
ля, следует выделить технические трудности, а такж е 
непригодность хи'ми'ческих 'продуктов пз-за многокомпо- 
нентности си'стемы, значительной электропроводности, 
малого значения разности диэлектрических проницае
мостей исходного вещества и .конечного продукта. Иног
да периодический контроль применяют в качестве вре
менной меры, хотя условия допускают проведение 
непрерывного контроля. Периодический контроль реак
ций, выполняемый методом взятий проб, имеет две р аз 
новидности. Характерная черта первой—о ходе реакции 
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судят непосредственно :по результатам диэлектрических 
измерений 'необработанной пробы. Во втором случае до 
начала диэлектрических измерений пробу, взятую из ре
акционной смеси, подвергают обработке.

а) Контроль реакций без предварительной обработки пробы

При 1протека»ии некоторых химических реакций из
менение диэлектрической лроницаемости незна'чительно 
(например, в реакции гидрогенизации бензола до цикло- 
гексана) .  В подобных случаях к диэлектрометру необхо
димо подключать высокочувствительный гальванометр 
(чувствительностью не менее '10“® А). Изменения соста
ва целесообразней контролировать по зависимости К01Н- 
центрация бензол^циклогексана— деления шкалы инди
катора диэлектрометра. Метод проверен на практике 
только в условиях периодического коетроля [Л. 192 .̂

Хлор1трование толуола до бензилхлорида при исполь
зовании света в качестве катализатора протекает в со 
ответствии с уравнением

ели СНгС!

+  С1.
77- V

+  П С 1

Если хлорирование ведется правильно, то количество 
хлортолуола и хлорбензилхлоридов не превышает 1% и 
процесс хлорирования может контролироваться диэлек- 
трометрическим методом (диэлектрическая проницае-

^ -20 
\ 1,54

(ию
е> 1,05

_ .Д.. е
••о-' Ро-о., .•*

V
20 
V _.л-
20

■О" ^
Содерж ание х л о р а

Я Л  л■' \ Я-о--̂ -сГ "ог' V

Рис. 116. Сравнение изменений общего процентного содержания 
хлора / 52° и диэлектрической проницаемости (мкА) при получе

нии бензилхлорида.
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мость толуола 2,37, бензилхлорида 6,80). Сопоставление 
изменений диэлектрической проницаемости для двух 
производственных потоков с общим процентным содер
жанием хлора, а та'кже с величинами и приве
дено на рис. 116.

Реакцию можно контролировать с помощью л аб о р а
торных и промышленных диэлектрометров по кривой 
диэлектрической проницаемости смеси толуол— бензил- 
хлорид (рис. 117). Ди- 
электрометрический ме
тод контроля применим 
и в присутствии НС1.
В случае применения 
лабораторного прибора 
установка нуля произ
водится по толуолу.

§ ' 
I
:з “

л при пользовании про- 
мышленным диэлек-

10 20 за ^0 50 60 70 в О 30 100 
бензилхлорид, %

Рис. 117. Диэлектрическая проницае
мость смеси толуол—бензилхлорид.

--------------- обработанная парами НС1;
----------— необработанная парами НСЧ
--------- --------исследованная на промышлен

ном диэлектрометре.

трометром — ПО толуо
ловой смеси, содерж а
щей 20% бензилхлори
да. Д л я  измерений це
лесообразно Применять 
бесконтактную емкост
ную ячейку, так как 
ячейка из кислотоупорной стали уже после двухнедель
ной эксплуатации выходит из строя.

Хлорируя ацетилен, можно получить производные 
этана и этилена, а затем из полученных хлорированных 
соединений (поочередно применяя дегидрогалогенирова- 
ние и галогенизацию или дегалогенирование и дегид
рогенизацию) и другие продукты. Н а диаграмме, приве
денной на рис. 118, даны значения диэлектрической 
пропицаемости продуктов, полученных из ацетилена 
указанным способом. В данном случае применение пе
риодического -метода контроля реакций оправдано 
ввиду незначительной разности диэлектрических 
проницаемостей. При дегидрогалогенировании тетра- 
:хлорэтана образуется трихлорэтилен. Контроль этого 
процесса может осуществляться по кривой диэлектри
ческой проницаемости смеси трихлорэтилен—тетрахлор- 
этан. Образование пентахлорэтана при хлорировании 

трихлорэтилена удается контролировать в измеритель
ной ячейке с основной емкостью 50 пФ по кривой ди
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электрической и.роницаемости смеси -пентахлорэтан— 
трихлорэтилен. Каталитическая дегидрогенизация тетра- 
хлорэтана до тетрахлорэтилена ('производство пер- 
хлорэтилена) контролируется по кривой диэлектриче-

©
е = 7,83 €=3,1*3

С а (0 Н )г /с С 1 ^

5ЬСЦ

е =3,ео 
а ^ / ' с с ^

са(он)2

(  снсь )

2,25 т р а н с  
3,22 ц и с

Рис. 118. Реакция получения производных полигалогена 
из ацетилена и их диэлектрическая проницаемость.

1 — тетрахлорэтан; 2 — трихлорэтилен: 3 — пентахлорэтан; 4 — *
дихлорэтилен; 5 — гексахлорэтан; 6 — тетрахлорэтилен.

ской проницаемости смеси тетрахлорэтан — тетрахлор
этилен [Л. 190]. 3(начительная |разница между значения
ми диэлектрической проницаемости цис-дихлорэтилена 
и тра'нс-дихло'рэтилена позволяет исследовать диэлект- 
рометрическим методом соотношение этих изомеров.

В Венгрии диэлектроме- 
трический метод периодиче
ского контроля реакций 
впервые был использован при 
промышленном производстве 
ангидрида уксусной кисло
ты. Ход реакции ацилирова- 
ния в этой промышленной 
установке контролировался 
диэлектрометрически путем

Унсусная нислота,  %
0,2 0,40,60,81,01,21,41,6 1,82,0

10 20 30 40 50 60 70 80 
Унсусная ни слот а , °/о

Рис. 119. Диэлектрическая про
ницаемость смеси уксусная 
кислота — ангидрид уксусной 

кислоты.
------------- О—2®/о уксусной кислоты^
--------— 0—70% уксусной КИСЛОТЫ-

•/
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анализа смеси а'пгидрида уксусной киСлотЫ и ледяной 
уксусной кислоты, (Полученной яосле дистилляции .про
дукта ацил.ировапия уксусной кислоты. Д л я  ;п|роизво.д- 
ственаюго контроля наиболее важны две области 'кон
центрации: от О до 2% и от О до 707о содержания 
уксусной кислоты в ангидриде уксусной кислоты. П ро
изводственный контроль в указаеных диапазонах осуще
ствлялся оо кр.ивым диэлектр.ичеокой .проницаемости 
двойной смеси (рис. 119). Поскольку диэлектрическая 
проницаем ость уксусной кислоты составляет 6,17, а 
ангидрида уксусной кислоты 22,2, нуль тромышленного 
диэлектромет'ра выставляется с шомощью смесей, имею
щих большее содержание уксусной кислоты и как след
ствие меньшую диэлектрическую'Проницаемость. Провер-- 
ка на ©тором конце рабочего диапазона осуществляется 
с помощью ангидрида уксусной кислоты, обладающего 
большей диэлектрической проницаемостью.

В случае тройных смесей |КОНТ'роль реакций целесо
образно осуществлять по .методу треугольной д иаграм 
мы. Применения треугольной диаграммы для контроля 
основных реакций этерификации л  гидрогенизации обоб
щены в табл. 12.

б| Контроль реакций с предварительной обработкой пробы

Использованию прямого диэлектрометрического кон
троля реакций |В ряде случаев препятствует высокая 
электропроводность смесей. В (подобных ситуациях см е
си следует .подвергать .предварительной обработке (уда
лять ионы, обезвоживать, уменьшать число к0М1П0нент0в 
и др.). Пр.и 'контроле реакции эпоксидации перед ди- 
электрометрнческим анализом смесь сначала необходи
мо обескислить водной экстракцией и осушить. Д ля  
контроля реакции можно использовать зависимость д и 
электрической проницаемости от времени [Л. 190]. П ри
сутствие 1ВОДЫ затрудняет диэлектрометрический кон
троль реакций. П роблема решается путем обработки ре
акционной смеои с (ПОМОЩЬЮ молекулярного сита.

Один из способов предварительной обработки пробы 
основывается на .применении аполярного растворителя, 
значительно снижающего электропроводность реакцион
ной смеси. В качестве растворителей рекомендуется 
применять петролейный эфир, тетрахлорметан и бепзол. 
Сернокислые эфиры жирных спиртов, используемые при
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производстве моющих средств, получаются путем суль
фирования

К - 0 Н + Н 0 5 0 . - С 1  Н 0 5 0 . - 0 - К .

Взятые из этой реакци
онной смеси в равных объе
мах пробы смешивают с оди
наковыми объемами петролей- 
ного эфира. К ак видно из 
рис. 120, при измерениях на 
универсальном диэлектромет- 
тре в положении 1 0  наблю 
дается скачок проницаемости 
в конце реакции. В положе
нии ,С изменения проявляют
ся слабо. Метод дает воз
можность осуществлять бы
стрый контроль в процессе 
производства.

Аналогично может контро
лироваться и реакция эпокси- 
дации.

Рис. 120. Сульфохлорирова- 
ние (РР-8) жирного спирта 
под действием аполярного 

растворителя.

Г Л А В А  В О С Ь М А Я

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПОТЕРЬ

Методы, основывающиеся 'на измерении диэлектри 
ческих потерь, разработаны недостаточно. Из получен 
ных до сих пор результатов известны, главным образом 
исследования 'примесей в органических растворителях 
Трудности .применения метода связаны с П'риготовлени 
ем эталонных |растворов. Затруднения возникают и при 
анализах двух- н многокомпонентных систем.

31. Исследование качества и чистоты веществ

Измерения диэлектрических потерь 'позволяют оп
ределять степень чистоты химических веществ [Л. 69, 
132, 342]. Этим способом определяется наличие неболь
ших, увеличивающих потери количеств примесей поляр
ного растворителя в неполярном растворителе. Однако
150

2
/

100

наличие примесей аполярного растворителя в полярном 
растворителе тем же способом определить невозможно. 
Более приемлемым в этом случае является измерение 
диэлектрической (проницаемости. Диэлектрические поте
ри водного бензола (0,23% Н 2О) на 50% больше, чем
осушенного бензола, а «изменение диэлектрической про
ницаемости составляет толь
ко около 1—2%. [Л. 164]. Та< 
кое же положение имеет 
место и в случае загрязнен
ного водой эфира. В мети
ловом спирте 1 % воды уве
личивает коэффициент по
терь иа 104%, в то время 
как диэлектрическая прони
цаемость изменяется только
на 1,27о-

Во многих случаях кри
терием чистоты люжет слу
жить непосредственно значение 1§б, однако о степени 
загрязнения нередко судят по изменениям диэлектри
ческих потерь от температуры [Л. 12] и частоты. С повы
шением температуры помимо смещения области диспер
сии происходит и диссоциация, которая может значи
тельно увеличить диэлектрические потери. Как видно из 
рис. 121, диэлектрические потери парафинового масла 
от температуры не зависят, в то время как  диэлектри
ческие потери очищенного 'Минарального масла находят
ся в сильной зависимости от температуры. Таким обра
зом, по характеру пзсменения диэлектрических потерь с 
температурой удается обнаруживать в чистом п ар аф и 
новом масле следы примесей жирной кислоты [Л. 93, 
343]. На анализе зависимостей диэлектрических потерь 
от температуры основаны методики определения х арак
теристик .масел.

Рис. 121. Зависимость диэлек
трических потерь от темпера

туры.
1 — для парафинового масла; 2 — 

для очищенного минерального 
масла.

32. Применение метода диэлектрических потерь 
в области анализа

При анализах двойных систем, как указывалось вы 
ше, широко используются формулы смешения, позволяю 
щие определять процентное содержание компонентов 
К сожалению, подобных формул применительно к  изме 
рения,м методом диэлектрических потерь не создано
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в  этом плане инторесны характеристики двойной смесИ 
изо-амиловый спирт— бензол. Несмотря на то, что изо- 
амиловый спирт как молярное вещество обладает .по срав
нению с неполя1рным бензолом большими диэлектричес
кими (Потерями, при смешпван.ии этих двух растворите
лей (потери бензола вначале 1не изменяются. Только отри 
высокой концентрации изо-амилового спирта диэлектри
ческие шотерн возрастают. Такое специф'ическое поведе
ние объясняется эффектами ассоциации [Л. 93, 283, 343].

Путем измерения коэффициента потерь Михайлов и 
Борисова [Л. '169] определили ч.исло карбонильных групп 
в полиэтилене. При полимеризации этилена под .высоким 
давлением в полиэтилен шроникает группа СО, Это про
исходит в тех случаях, когда в остатке N2 содержится 
кислород.

М етод диэлектрических потерь широко используется 
П'рн исследованиях синтетических материалов, диэлек
трические свойства которых при техническом использо
вании должны удовлетворять определенным требова- 
НИЯ1М. Несмотря па то, что метод диэлектрических потерь 
только очень ограннченпо используется нри исследова
ниях ДВОЙНЫХ смесей, «о'нтроль процессов дистилляции 
этим методом для ряда растворителей оказывается бо
лее эффективным, чем ко'нтроль н а  основе измерений 
диэлектрической проницаемости. Окончательная очистка 
ангидрида уксусной кислоты при контроле методом д и 
электрических потерь намного надежнее, чем при 
контроле по значению диэлектрической проницаемости. 
Изшеряя диэлектрические потерн удается изучать про
цесс увлажнения ^метанола, находящегося в обычном 
стеклянном сосуде со шлифами [Л. 211, 241].

Исследованиями .методов идентификации пластифи
каторов пластмасс на основе определения температур
ных изменений диэлектрических потерь занимались Э л
лиот, Ио1нес и Л оккарт [Л. 74]. В экспериментах .прово
дилось экстрагирование небольшого количества 
пластификатора и определялась температурная зависи
мость потерь в диапазоне — 5 0-^+ 50°С  на частоте 
10 МГц.

Ач [Л. 12] в специально сконструированной бескон
тактной измерительной ячейке произвел опыты на сме
сях этанол— бензол, этанол—толуол. Автор, базируясь 
на измерениях 1§б, определил составы двух- и много- 
'компонентных смесей. Путем надлел<ащего выбора из
512

мерительной ячейки можно повысить чувствительность 
примененного в [Л. 12] прибора, обеспечив возможность 
обнаруживать изменения концентрации на 3-10“ ^%. М е
тод может использоваться и для определения концентра
ций примесей. Зная  диэлектрические потери и диэлектри
ческую проницаемость ячейки, можно вычислить дей
ствительные потери исследуемого вещества. Более того, 
с помощью бесконтактной ячейки по 1^6 оказывается 
возможным определять диэлектрическую проницаемость 
жидкостей с высокой электропроводностью.

В твердых веществах значительные диэлектрические 
потери возникают из-за увлажнения пробы. Максимумы 
1^6 возникают в релаксационной о.бласти полярных ве
ществ. Так, для вулканизированных каучуков один из 
максимумов соответствует дипольному 'моменту серы 
(при частотах 10®— 10  ̂ Гц), а д р у го й — наполнителям 
при частотах 100— 1000 Гц.

33. Изучение механизмов реакций

а] Пространственное структурирование

хМногие исследователи успешно применяли метод ди
электрических потерь для изучения процесса структури
рования эпоксидных смол [Л. 53, 109а, 195с]. Применение 
метода для  решения задач подобного рода опра.вдано: 
измерение диэлектрических потерь дает возможность су
дить о возникновении и исчез
новении полярных групп, а так 
же определять точки образова
ния фаз полимеров. По д ан 
ным Дельмонте [Л. 53] макси
мальные значения 1^6 совпа
дают в процессе структуриро
вания со временем гелеобразо- 
вания. При измерениях на низ
ких частотах имеются минимум 
и максимум величин б; с по
вышением частоты минимум 
исчезает, а максимум сохраня
ется. ЧехМ выше частота, Т^М Рис. 122. Зависимость 1^6
быстрее появляется максимум. времени реакции для

100  различных частот при про-
К ак видно из рис. 122 странственном структури-
максимум потерь при отвер- ровании эпоксидной смолы.
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жденни в процессе структурирования смещается в об
ласть низких частот. Наблюдаемое в начале реакции 
уменьшение 1^6 можно объяснить уменьшением электро
проводности. При дальнейшем течении реакции, помимо 
носителей зарядов, становятся неподвижными и диполи, 
етрочно 'связан'ные с цепочкой смолы. По этой (причине 
основной максимум смещается с высокой частоты 
(10^ Гц) |В сторону низких частот (10^ Гц) со скоростью, 

равной скорости уменьшения электропроводности. По 
истечении 1,25 ч максимум лежит на частоте 10® Гц, по 
истечении 1,5 ч — на частоте 10“* Гц, по истечении 1,75 ч — 
на частоте Гц и по истечении 2,15 ч — на частоте 
60 Гц. Скорость смещения максимума в облает^ низких 
частот, таким образом, является «мерой, характеризую
щей око-рость 'Протекания 'процесса структур:ирован.ия. 
На основе измерений, проведенных при различных тем
пературах, можно определить энергию активации 
■реакции.

Антонов [Л. 8] 'И его сотрудники показали, что вели- 
ч.и'на достаточно хорошо характеризует степень от
верждения. Сулима с сотрудниками на практике пользо
вался измерениями для оценок степени структури
рования смол и слоистых материалов. Исследователи 
считают вероятным, что максимум 1^6 возникает из-за 
увеличения времени релаксации.

В областях до и тосле гелеобразования свойства 
структур удается исследовать ф'изико-'мехаашческими и 
тер МО-механическим и методами. Дополняя эти методы, 
диэлектрометрия заполняет вакуум в области исследо
вания механизмов гелеобразования. В .принципе диэлек- 
трометрические методы обеспечивают контроль процесса 
отвердения 1на всех стадиях.

6) Реакции полимеризации и поликонденсации

Б. Лесняк [Л. 151] произвел сравнение результатов 
измерений диэлектрических потерь и коэффициента 'по
глощения ультразвука для 'полиэфирной и фенолформ- 
альдегидной смол, установив, что максимумы двух кри
вых накладываются. Хольцмюллер показал, что при по
лимеризации смеси 1М6ТИЛ0В0Г0 эфира акриловой 
кислоты и стирола максимум потерь зависит от соста- 
ва смеси.
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Рис. 123. Зависимость 
от частоты при поликонден

сации.

В процессе поликонденсации, ведущей к образованию 
высокомолекулярного продукта, с удлинением цепочек 
связь между (полярными группами становится более 
прочной. Влияние этого .процесса на диэлектрические 
потерн иллюстрирует рис. 123. В исходном низкомолеку- 
лярном веществе дипольные 
группы сравнительно сво
бодно связаны с ядром. П о
этому их резонансная часто
та выше, а это значит, что м а 
ксимум потерь /?2 приходится 
на область более высоких ч а 
стот. С увеличением степени 
полимеризации подвижность 
полярных групп снижается, 
поскольку образуются но
вые, возможно, более силь
ные связи между группами 
молекул и появляются поляр
ные группы с другой резонансной частотой. Возникающий 
при этом максимум лежит в области более низких 
частот. Образование новых полярных частиц зависит от 
состояния реакции в данный момент. Время перехода 
от максимума 1§б на высокой частоте Я2 к  максимуму 
1^6 в области низких частот зависит от скорости ре
акции [Л. 270]. Следовательно, течение реакции х арак
теризуют изменения 1^6 при постоянной частоте ум- 
Используя этот эффект, по измерениям б можно осу
ществлять непрерывный контроль реакции поликонден
сации.

в) Старение в результате процессов окисления

[Л. 132, 236]

Углеводородные масла, которые используются для 
изоляции или смазки, подвержены многочисленным хи
мическим изменениям. Среди них прежде всего следует 
указать на окисление. Эме [Л. 236] обнаружил, что даж е 
свежие углеводо|родные смазочные масла в диапазоне 
низких частот обладаю т дебаевскимн шотерями, которые 
возникают за счет действия полярных примесей (рис. 
124).

При старении масел критическая частота остается 
неизменной. Ход процесса старения характеризует толь-
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3 -я  гр уп п а ^-я г р у п п а

Рис. 124. Изменение 1^6 сольвентрафината в про
цессе старения окислением в присутствии различ

ных примесей.
3]—3ь; 41— 5̂ — группы; 8ч— — время старения.

КО увеличивающийся 1§б, что вызывается ростом 'числа 
ф у'Н к ци о и а л ь н ы х о кс и г ру п п.

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я

ПРИМЕНЕНИЕ ДИЭЛЕКТРОМЕТРИИ В РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЛАСТЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

34. Производство лаков и синтетических материалов

[Л. 43, 120, 224, 264]

Многообразие применений диэлектрометрии три  шро- 
изводстве лаков и синтетических материалов вызвано 
тем, что по диэлектрическим свойствам веществ можно 
определять их молекулярный вес, содержание мягчителя, 
судить о механической подготовке, кристаллизации, тер
мическом распаде, ^конденсации, пространственном 

, структурировании, влагоемкости и др. Диэлектрические 
измерения позволяют проводить неразрушающие иссле
дования синтетических материалов, изучать их структур
ные и технологические характеристики.
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Буррель и сотрудники [Л. 30] доказали 'целесообраз
ность применения диэлектрометрии для изучения р еа к 
ций (Полимеризации. Э.ме [Л. 230] исследовал ,влияние 
хлорирования хлорпарафиновых мягчителей на диэлек
трическую проницаемость в функции температуры « 
частоты. Веселовский [Л. 328] изучал свойства стироль
ных со1поли1меров, измеряя температурные изменения 
диэлектрических потерь. Л е Розен [Л. 274] диэлектромет-

Таблица 15

Неполярное вещество 
(дипольный момент 

равен нулю)
Полярное вещество 

(дипольный момент больще нуля)

Например, полиэтилен Например, твердый 
поливинилхлорид

Например, мягкий по
ливинилхлорид

Нет дипольной ориен
тации

Диполи заморожены и 
полярные группы 
свободно колеблют
ся вокруг вращаю
щихся связен

Дипольная ориентация 
зависит от концен
трации мягчителя

]Микроброуновское
движение

Макроброуновское дви
жение

Данные об использо- 
ванип диэлектро
метрии в исследо
ваниях отсутствуют

При достижении температуры замерзания 
происходит переход от макроброуповского 
движения к микроброуновскому движению

рическим методом определил содержание воскового 
масла в растворителе (метилэтилкетон-Ьтолуол). М но
гочисленные литературные данные указывают на воз
можность диэлектрометрических измерений влажности 
прессованных порошков. Б. Надь и его сотрудники 
[Л. 195^] разработали диэлектрометрический метод
определения влажности полиамидного клеющего порош
ка О апа!1х и целлофана.

Подвижность молекул изучалась путем исследования 
зависимости комплексной диэлектрической проницае
мости от температуры и частоты [Л. 5, 15, 143, 170, 344]. 
Точно так же, как и увеличение вязкости среды, повы
шение температуры вследствие роста интенсивности 
броуновского движения увеличивает силы, препятствую
щие ориентации диполей (табл. 15).
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в  случае тюл'иишшлхлорида, умягченного триюрезил- 
фосфато.м, шоявление максимума 1^6 связано с достиже
нием предельной температуры, при которой микробро- 
уновское движение отсутствует. Положение этого макси
мума (рис. 125) зависит от концентрации мягчителя.

Рис. 125. Появление максиму
ма диэлектрических потерь при 
достижении точки замерзания 

(А) для поливинилхлорид— 
трикрезилфосфата.

1 — смесь 50—50%; 2 — смесь 
60-40%.

Т ем п ер а т ур а
----

Рис. 126. Температур
ная зависимость механи
ческих и диэлектриче
ских свойств синтетиче

ских материалов.

В общем случае чем выше степень структурирования 
синтетического материала, тем при более высокой темпе
ратуре достигается максимум диэлектрических потерь. 
Эта закономерность наблюдается (В полимерах с большим 
числом ато1мов углерода. На рис. 126 показаны зав-иси- 
мости диэлектрической проницаемости и диэлектричес
ких 1потерь от модуля ушругости и температуры.

Изменение диэлектрических свойств синтетических 
материалов объясняется в рамках молекулярной теории. 
При низкой температуре связь между молекула.ми проч
ена и влия'иие электрического толя  едва прослеживается. 
С повышением температуры молекулы начинают увле
каться в движение вслед за силовым полем, материал ста
новится более пластичным, а диэлектрическая прони
цаемость увеличивается. Ее рост происходит до тех 'пор, 
пока тепловое движение не становится доминирующим; 
начиная с этого момента диэлектрическая проницаемость
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начинает уменьшаться. При повышении температуры 
могут стано'виться подвижными новые полярные группы, 
чем и объясняется существование области с отрицатель
ным температурным коэффициентом диэлектрической 
проницаемости.

В случае полиметилметакрилата на кривых темпера
турных зависимостей механических и диэлектрических 
потерь имеются два максиму
ма (рис. 127) [Л. 145], один 
из которых побочный, дру
гой основной. Н а характери
стике диэлектрических по
терь побочный максимум име
ет амплитуду, большую чем 
основной, а на характеристи
ке механических — наоборот.
Следовательно, области дис
персии отличаются по зна- 0,01 
чению энергии активации.
Область дисперсии с неболь
шой энергией активации 
(примерно 10 ккал/моль) со
ответствует побочному м ак
симуму потерь при низкой 
температуре. Д л я  области с
большой энергией активации (примерно 100 ккал/моль) 
имеет место основной максимум потерь. По сравнению 
с побочным основной максимум потерь смещается по 
частоте незначительно. По характеру изменений основных 
и побочных максимумов можно судить о процессах, про
исходящих на .молекулярном уровпе. При низкой темпе
ратуре 1в побочной области дисперсии подвиж-ны те груп
пы молекул, движение которых требует незначительной 
энергии активации (группы ОН, МН и полярные боко
вые цепи), поэтому «а  кривой диэлектрических потерь 
максимум имеет большую амплитуду. При высокой тем
пературе подвижны те дипольные группы, которые проч
но связаны молекулярной цепью, и поэтому подвижность 
цент предполагает большую энергию активации.

Ишида [Л. 128] паблю дал две области абсорбции 
полиметилакрилата (а  и '^-абсорбция), которые удобно 
изучать с помощью диаграммы Коле — Коле. Д ля  а-аб- 
сорбции энергия активации найдена равной 57 ккал/моль, 
а для  р-абсорбции— 15 ккал/моль. Шреер [Л, 280] ис-
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Рис. 127. Температурная зави
симость механических и ди
электрических потерь поли- 

метилметакрилата.
/  — 18 6 при частоте 1 Гц; 2 — 1^6 

при частоте 100 Гц.



сл ед ш ал  диэлектрические свойства стекол из метилово
го эфи'ра метакриловой «ислоты. Работа ставила целью 
провер'ку стекол на соответствие электротехническим 
требованиям и ;пол>"чение информации, .необходимой для 
разработчиков, конструкторов и изготовителей апша'ра- 
туры. Согласно [Л. 280] для оценки качества акрилового 
стекла необходимо знать зависимость диэлектрических

свойств стекла от температуры 
и частоты. Диэлектрические 
свойства акрилового стекла з а 
висят от содержания в нем во
ды. Исследуя при постоянной 
частоте (около 0,1 МГц) содер
жание воды в полиметилмета- 
крилате, автор обнаружил, что 
диэлектрическая процицае- 
мость и содержание воды свя
заны практически линейной 
зависимостью. н

Фросини и его сотрудни- . 
ки [Л. 86] наблюдали измене
ния диэлектрических свойств 
полярных полимеров при пе
реходе из области низких р а 
диочастот в область микро
волн (рис. 128). На низкой 
частоте максимум а-релак- 
сации возникает при темпера
туре выше температуры стек
лования что связано
с локальным движением ос
новной цепи. Вторичные ре
лаксационные максимумы (р,

V и др.) связаны с локальным движением основной 
цепи либо с движением боковой цепи н возбуждаются 
нрп температуре ашже температуры стеклования. В пе
риод |размягчения на участке больших потерь наблю да
ется Х-релаксация. При новышении температуры Я-ре- 
лаксация характеризуется быстро увеличиваюшимися 
потерями, причиной которых я>вляется ионная электро
проводность. При переходе из области низких частот в
область радиочастот релаксационные максимумы см е
щаются в сторону высоких температур. При переходе в 
микроволновую часть спектра эти максимумы исчезают.
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Рис. 128. Изменения компо
нент диэлектрической про
ницаемости (е', е") полиме
ров с большим числом ато
мов углерода в функции 
температуры в различных 

частотных диапазонах.
/  — диапазон низких частот; 
/ /  — диапазон радиочастот; 
/ / / — микроволновый диапазон.

Диэлектрометрця может использоваться при контроле 
реакций полимеризации и конденсации, для определения 

^ степени полимеризации и конденсации винилацетата,
I винилхлорида, акрилнитрила и др. Способы определения

степени полимеризации конденсации, используемые 
при получении )Макромолекуля1рных веществ и основы- 

* ваюпшеся на измерении вязкости, очень сложны. Н е
смотря па то, 'ЧТО качество ко'нечного продукта решаю
щим образом зависит от значения вязкости на стадиях, 
предшествующих образованию волокон, надежные мето
ды ее контроля отсутствуют. Промышленные приборы 
для измерения вязкости очень часто выходят из строя 
из-за высокой температуры и высокой вязкости мате
риалов. Кварг с сотрудниками [Л. 270] запатентовали 
способ диэлектрометри'ческого контроля степени полиме- 

! рпзации, основанный на использовании зависимости 1§б
или еЧ§б(е") от степени полимеризации. Поликонденса
ция дигликольтерефталата контролируется по пэменению 

, при 284°С в диапазоне частот 300 Гц— 10 МГц. Кон
троль реакции целесообразно проводить в диапазоне 
частот, свободном от резонансов полярных групп реаги
рующих веществ. Основной вклад в 1§б в этом случае 
дает электропроводность.

!
35. Текстильная промышленность

В текстильной промышленности в отношении приме- 
\ нения диэлектрометрии было несколько начинаний. Кир-
! 'Квуд [Л. 133] с сотрудниками измерили диэлектричес

кую проницаемость и диэлектрические потери хлопка 
' при частоте 0,2 МГц, сошоставив эти результаты с ре

зультатами, полученными с помощью других методов. 
Возможности применения диэлектрометрии в текстиль-

I ной промышленности исследовал Доке [Л. 61, 62],
I показавший, что диэлектрометрия может использоваться
! для определения содержания синтетического волокна в

смен1анных волокнистых материалах. Методика, р а з р а 
ботанная Доке, заключалась в том, что из смешанного 
волокнистого материала с помощью соответствующего 

; растворителя извлекалось синтетическое волокно и
полученный раствор исследовался диэлектрометрическим 
методом.

 ̂ Растворители, применяемые для отделения соответ
ствующих волокон, приведены в табл. 16.
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Таблица 1в

Растворитель Волокно
Диэлектри

ческая
проницаемость

Температура 
Т, “С при 

длине волны 
>-=43,2 м

Диметилформамид 
80 о/о-ный фенол 
Тетрахлорэтан/фенол 

1:1

Полиакрилпитрил
Полиамид
Полиэфир

4 8 ,2
10,5
9,1

18,0
20,0
18,0

Так как диэлектрическая проницаемость растворов 
изменяется в функции 'количества 'растворенного синте
тического 'волокна линей'но, ^количество синтетического 
волокна, выделенного из смеси, легко определяется 'по 
калибровочной диагра'мме (рис. 129).

Процедура измерений предусматривает растворение 
1—2 г волокнистого материала Е  в 50— 100 мл раствори
теля Ь. Из полученного раствора 20 мл исследуют ди- 
электрометр,ическим методом. Затем, определяя по ка
либровочной кривой .количество растворенного материа
ла а, рассч’итывают процентное содержание волокна 
в навеске материала Е  по формуле.

Количество исследуемого волокна равно 10О>/(,.

Описанный метод можно использовать для отделе
ния полиакрилнитрило'вого и полиамидного волокна от 
белковых и целлюлозных волокон, а такж е для опре
деления содержания синтетического волокна в смеси 
и^о1сгу1оп 4 М с шерстью и хлопком.

Первые исследования диэлектрометрического метода 
определения влажности текстиля были выполнены Мат- 
тесом и Мангартцом [Л. 161]. Люк [Л. 154] показал, 
что диэлектрическая лроницаемость текстиля зависит от 
его влажности. Д ля  элюирования .в экспериментах 
использовался диоксан. Было найдено [Л. 161], что 
диэлектрометрический (метод иримени'м и для контроля 
влажности чисто синтетических волокон. Н аряду с кос
венным применялся и прямой метод [Л. 61]. Во всех 
описанных случаях при диэлектрических измерениях 
для каждого исследуемого продукта (хлопок, лен, искус
ственное волокно, шерсть и др.) необходимо строить 
калибровочную кривую.
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Вада и Ода [Л. 332а] показали, что диэлектрометри- 
ческое определение влажности волокон целесообразно 
производить на воз11Можно более .низкой частоте (напри
мер, 400 кГц), так как это повышает точность метода. 
У ацетатного, винилового волок
на, так ж е как у шелка или шер- 
сти, при одинаковом изменении 
влажности диэлектрическая про
ницаемость изменяется меньше, 
чем у древесной целлюлозы или 
вискозы. Точность измерений 
можно несколько повысить, поме- 
СТИВ материал в ячейке на боль
шей глубине. Исследования вини
лового волокна упрошаются тем, 
что при влажности, превышаю
щей 8%, его диэлектрическая про
ницаемость резко возрастает.
Б. Надь и его сотрудники [Л. 1956] 
разработали прямой метод ди
электрометрического определения 
влажности волокнистых материа
лов. В сконструированной ими ци
линдрической измерительной ячей
ке уплотнение исследуемого поли
амидного и вискозного волокон 
осуществляется поршнем. Б. Надь 
и Петер [Л. 195, 265а] р азр а б о та 
ли косвенный метод определения 
влажности полиамидных, поли
эфирных и полакрилнитриловых 
волокнистых материалов.

Диэлектрометрия оказывается пригодной для опре
деления 'методом экстракции содержания ж ира в шерсти 
или в искусственном волокне. Использование эфира или 
тетрахлорэтана основано на том, что поверхностно
активные материалы практически не 'растворяются в 
эфире. Поэтому в экстракте обнаруживаются только ж и 
ры или минеральные масла. Метод основан на исполь
зовании различий в значениях диэлектрической прони
цаемости экстрагирующего растворителя и жиров (при 
температуре 20°С и частоте 7 МГц веретенное масло 
имеет 8 = 1 ,9 ;  парафиновое м а с л о — 1,7; шерстяной 
жир— 3,4; эфир—4,3; т е т р а х л о р э т а н -8,1). Д ля  опреде-
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Рис. 129. Калибровоч
ная кривая для количе
ственного анализа рас- 
тБ01ренного волокна при 
20°С (Д — разность меж
ду е распвора и чистого 

растворителя).
----------— количество поли-
акрилнитрилового волокна 
в 20 мл демитилформамида; 
--------------  количество поли
амидного волокна в 20 мл 

80%-ного фенола.



Леиия содержаи|Ця жира предварительно строится калиб
ровочная кривая (рис. 130). Применение тетрахлормета- 
на более выгодно, так  как в этом случае кр^ивая диэлек- 
тр.ической проницаемости «е становится асим'птотической. 
Г1'реимущество диэлектрометрического метода измерения 
содержания жира по сравнению с гравиметрическим

состоит в том, что примеси 
в экстракте, вызывающие 
погрешность при гравиме
трических измерениях, не яв
ляются помехой при диэлек- 
трометрических измерениях. 

"  Недостаток метода заклю 
чен в том, что для получе
ния надежных результатов 

о ~̂ 200 400 600800 юоо' 1400мг пеобходимо знать, что со-
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Рис. 130. Калибровочные кри
вые для определения остаточ

ного жира. 
Растворители — эфир и тетрахлор- 
метан (А — приращение диэлек
трической проницаемости по отно
шению к диэлектрической прони
цаемости чистого растворителя).
I  — СНС12—СНСи — веретенное 

или парафиновое масло; 2 — 
СНСЬ—СНСЬ — шерстяной жир; 
3 — эфир — веретенное или пара
финовое масло; 4 — эфир — шерстя

ной жир.

держится В волокне: ж,ир, 
масло или нефтяная эмуль
сия.

Б. Надь {Л. 190, 194]
для определения содержания 
ж ира в волокнистых мате
риалах и ланолина в шерсти 
использовал косвенный ме
тод. Контроль перколяции 
при извлечении ланолина
осуществлялся диэлектроме- 

трическим методом. Такое решение позволило сократить 
время экстракции: экстрагирование пробы шерсти шло 
до тех 1Пор, пока извлечение жира было значительным.

36. Резиновая промышленность

Диэлектрометрический метод позволяет исследовать 
явления, происходящие при вулканизации каучука. 
В Л'роцессе вулканизации сера вклинивается между дву
мя 1п0поля’рны1ми молекулами бутадиена и изопрена как 
лолярный мост, вызывающий заметное микроброунов- 
ское вибрационно-вращательное движение молекуляр
ных частиц, больших (Или малы х цепных сегментов. По 
этой причине диэлектрическая проницаемость имеет 
максимум п'ри ошределенлой температуре вулканизации 
(рис. 131). Старение каучука такж е  изучалось диэлек
трическим методом [Л. 200]. При производстве .резины 
диэлектрометрия мож ет использоваться и для определе-
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Рис. 131. Температурная зави
симость диэлектрической про
ницаемости смеси Випа-53 — 
1 % серы. Время вулканизации 

10 мин.

100 120 140 160 180 °С

ния влажности наполните
лей. Мюллер [Л. 177] пока
зал, что диэлектрическая 
проницаемость каучука воз
растает вблизи температур, ^ 
на которых диэлектрические ^ 
потери достигают макси
мального значения. Чем вы
ше степень пространственного структурирования каучука 
(степень вулканизации), тем при более высокой темпе
ратуре л еж ат  максимумы диэлектрической проницаемо
сти 'И диэлектрических потерь [Л. 284].

37. Производство растительного масла

Задача* опознавания эфирных масел согласно д ан 
ным, приведенным в табл. 17, может решаться путем 
из1мерения диэлектрической проницаемости этих ж и д 
костей.

Таблица 17

Эфирные масла Е Эфирные масла е

Анисовое масло АВ6 . . . 3,75 Гвоздичное масло . . . . 8 ,28
Масло горького миндаля . . 17,20 Масло перечной мяты . . 8 ,50
Бергамотовое масло . . . . 4 ,08 Терпентинное масло . . . 2 ,56
Лимонное масло ..................... 3,23 Сассафрасовое масло . . 2,84
Эвкалиптовое масло . . . . 4,99 Сандаловое масло . . . 5 ,03
Мелиссовое масло ................. 4,69

Этот метод применим и для  исследования структуры 
эфирных масел [Л. 219], и для контроля чистоты масел. 
Клевер [Л. 42] с помощью диэлектрометра Эме опреде
лил содержание соевого масла в маковом масле и смо
ляной кислоты в талловом масле. Хунт с сотрудниками 
[Л. 125а, 1256] разработали  метод быстрого диэлектро- 
метрического определения содержания м'асла в соевых 
бобах и льняном семени. Размельчение зерна и экстрак
ция производились одновременно в специально создан-
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ном для этой цели дробильном экстракторе. В качестве 
экстрагента использовался о-дихлорбензол. Раствор, 
■профильтрованный после четырехминутной экстракции, 
исследовался диэлектро1метрическим методом, |И содер
жание масла определялось по калибровочной кривой. 
Хотя фильтрование увеличивает время анализа до 15— 
20 мин, тем 1не менее, при хорошей организации работ 
метод применим и для серийных исследований с про
изводительностью 20—30 исследуемых веществ в 1 ч.

Рассматривабмый метод пригоден и для выявления 
подделок (подделка 'масла горького миндаля примешива
нием 9% терпентинного масла снижает диэлектрическую 
проницаемость с 8,57 до 7,89). Старение эфирных масел 
мол<ет оцениваться ;по значению е [Л. 244]. Диэлектро- 
метри'ческий метод применим и для  контроля уменьше
ния йодного числа. Так, с уменьшением йодного числа 
при варке сгущенного льняного масла значение диэлек
трической проницаемости значительно уменьшается.

38. Производство минеральных масел

Диэлектрометрия находит применение в задачах 
определения содерж ания воды в минеральных маслах  
[Л. 36, 312]. Распространенные методы определения 
содержания воды применяются в этом случае очень 
ограниченно. Диэлектрометрический метод, предложен
ный Салаем и сотрудниками [Л. 312], предусматривает 
растворение воды, находящейся в эмульгированном со
стоянии, в следующих пропорциях. При содержании во
ды в пределах 0—0,1% к 95% минерального масла 
добавляется 1 % соловета N (вещества, способствующего 
растворению воды) и 4% газойля; при содержании воды 
0,1—0,5% к 90% минерального масла добавляется 
5% соловета N и 5% газойля. Соблюдение указанных 
пр01порций необходимо, поскольку при растворении зав и 
симость между диэлектрической проницаемостью и ко
личеством растворенной воды линейна, а диэлектричес
кая проницаемость эмульсий минеральное масло— вода, 
образующихся при превышении предела раств>оримости, 
зависит ие только от концентрации воды, по и от 
степени образования эмульсии.

Диэлектрометрические методы применяются для ис
следования окисления смазочных масел [Л. 236, 243]. 
Смазочные масла низкого качества на низкой частоте
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имеют значительные потери от электропроводности. 
При повышении частоты потери постепенно умень
шаются. При изучении процесса старения масла 
под действием окисления следует контролировать 
только потери от электропроводности, измеряя их на 
низкой частоте. В процессе старения в неполярные 
или слабополярные молекулы свежего масла  проникают 
сильно полярные группы, оказывающие большое влияние 
на диэлектрическую проницаемость и диэлектрические 
потери [Л. 321].

39. Бумажная промышленность

Аккер и Хардакер [Л. 3] сконструировали измери
тельную установку, предназначенную для определения 
влажности бумаги. Чехословацкие исследователи Форейт 
и Немец [Л. 85], а такж е Снегирев [Л. 299] для опре
деления влажности бу1маги воспользовались мостовым 
прибором с рабочей частотой 80 Гц. Исследуемая бума
га скользила в зазоре конденсатора, образованного 
бронзовыми пластинами. Основная е.мкость конденсато
ра составляла 300 пФ. Влажность автоматически регу
лировалась при помощи пневмоклапана.

40. Пищевая промышленность (пекарная, мукомольная, 
молочная, мясная и др.)

Диэлектрические методы могут применяться и в пи
щевой промышлениости. В специальной литературе 
описано много методов определения содержания воды 
в пищевых продуктах, в том числе методы определения 
влажности зерна [Л. 104], муки [Л. 290], дрожжей 
[Л. 64а], крахмала [Л. 290], овощей [Л. 306]. Церна [Л. 40] 
описал способ определения содержания воды в сухих мо
лочных продуктах. Способ применим, главным образом» 
для контроля свежих продуктов. При храпении этих 
продуктов изменение их качества сопровождается изме
нением калибровочной кривой. Каждый вид продуктов 
характеризуется собственной кривой. Дуверной [Л. 65] 
разработал экспресс-методы определения влажности 
исходных продуктов, используемых при производстве 
пива. Погрешность определения этими методами содер
жания воды в пиве составляла ± 0 ,3 % . Подобным обра
зом контролируется и содержание воды в солоде, ячме
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не, прессованных дрожжах. Процедура измерения в л а ж 
ности дрожжей требует б мин.

Было установлено, что диэлектромегр'ический метод 
можно распространить и 'на анализ пищевых продуктов, 
содержащих белок и жир. Во Франции создан диэлек- 
трометрический метод .непрерыв1ного контроля .произ
водства СЛ1ИВОЧНОГО масла. В измерительном устройстве 
используются высокочастотные резонаторы с  о тр аж а
тельным клистроном. Масло вдавливается между 
обкладками, 1на ^которые подаются токи высокой частоты.

В Чехословакии Фекса с сотрудниками [Л. 41, 79, 81] 
разработал  прибор типа МА-1 для непрерывного опре
деления содержания воды в сливо'чшом масле. Прибор 
регистрирует 'изменения .влажности. Точность измерения 
± 0 ,3 %  НгО. Прибор для определения содержания воды 
в сливочном масле описан и Добинским [Л. 57].

Клевер [Л. 42] исследовал возможности применения 
диэлектрометрии в 'производстве жиров. Исследования 
жиров проводили такж е Эме [Л. 222] и Л ю к [Л. '155]. 
М етод Мёл ер а и Слевгота [Л. 176] основан и а быстром 
диэлектрометрическом определении содержания воды 
в мясе и мясных изделиях и использует элуол 167 
(смесь диоксан — гликольмоноэтиловый эфир). При д о 
бавлении гликольмоноэтилового эфира (е=13 ,5 ) к ди- 
оксану диэлектрическая проницаемость последнего уве
личивается незначительно, в то время как  водоотнимаю
щ ая  способность возрастает существенно.

Таблица 18

Жир
Диэлектрнческг.я

про.шцаемость

Чистый СВИНОЙ 
Говяжий . . . 
Колбасный . .

3 ,1 4
3 ,07

2 ,9 2 — 3,15

В табл. 18 приведены значения диэлектрической 
проницаемости некоторых жиров, полученные при изме- 
рениях по методу [Л. 176]. Экстракция 1— 2 г мясного 
Продукта производится в стеклянной ступке, изображен
ной на рис. 66. В присутствии элуола клетчатку расти
рают. Через 3—5 мин процесс экстракции заканчивается. 
Диэлектрическую проницаемость смеси элуол — вода 
измеряют в жидкостной ячейке после фильтрования.
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Результат измерения оценивают по калибровочной 
кривой.

Как показал Эме, эффективность применения элуо
ла 167 намного повышается, если путем добавления 
небольшого количества воды уменьшить гигроскопич
ность. Метод можно использовать и для;контроля процес
сов при промышленном производстве. В этом случае 
используется 'калибровочная зависимость приращение 
диэлектрической проницаемости — процентное сод ерж а
ние воды. Элуметр в течение нескольких м.ииут позволя
ет исследовать масло, творог, сыр.

41. Табачная промышленность

Прибор -контроля влажности для табачной промыш
ленности разработал Д укат  [Л. 64]. Фирма ШТШ для 
определения влажности резаного табака и сигарет 
выпустила специальную ячейку [Л. 244]. В английском 
патенте [Л. 152] для измерения влажности резаного 
табака предложен микроволновый прибор, состоящий из 
приемно-передающего устройства, снабженного антенна
ми, между которыми помещается исследуемый табак. 
В зависимости от влажности табака количество энергии, 
попадающей на приемную антенну, изменяется, что 
регистрируется по стрелоч1ному индикатору, калиброван
ному в процентах влажности. Д ля  определения в л аж 
ности спрессованного таб ака  используются вставные 
электроды, позволяющие измерять влажность в любом 
месте блока.

42. Химия и технология угля
[Л. 13, 14, 316]

Па*1ьмер [Л. 260] занимался исследованиями ди- 
электрометрического метода определения влажности 
кокса, а Клемт [Л. 135] и Асбах [Л. 9] разрабатывали 
методику определения влажности бурого угля. По д ан 
ным Клемта на точность диэлектрических измерений 
оказывают влияние: распределение воды в объеме,
электропроводность образцов и рабочая температура. 
Ач [Л. 11] использовал диэлектрометрию для изучения 
элегп'рических свойств и спекаемости угля и разработал  
комбинированный иммерсионный метод измерения ди
электрической проницаемости порошкообразных образ-
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цов угля [Л. 10]. Метод позволяет определять факти
ческую диэлектрическую проницаемость угля и пригоден 
для исследований природного и искусствен'ного коксов 
с большими диэлектрическими потерями и с большой ди
электрической проницаемостью. При использовании 
в качестве имерсио'нной жидкости парафинового масла 
для материалов с диэлектрической про1ницаемостью не 
более 20 метод дает погрешность менее 3%1 Если ди
электрическая проницаемость больше '20, погрешность не 
превосходит 6%1 На диэлектрическую проницаемость 
угля значительное влияние оказывает содержание в нем 
минералуных веществ. Значения диэлектрических прони
цаемостей для  углей, прошедших через контактный 
метаморфизм и не прошедших через него, отличаются 
более чем на порядок. Диэлектрическая про1ницаемость 
хорошо спекающегося газового угля лежит в пределах 
3—5, а диэлектрическая проницаемость угля, прошедше
го через 'контактный метаморфизм, может достигать 
100—300. Ач установил, что сопоставля результаты 
диэлектрических измерений с результатами измерения 
электропроводности, мож'но производить быструю оценку 
спекаемости углей на месте.

Ван Кревелен [Л. 142] с сотрудниками определил, 
что диэлектрическая проницаемость изменяется с изме- 
-нением спекаемости угля, причем ее минимум приходит-^ 
ся на жирный каменный уголь. В табл. 19 приведеньь

Таблица 19

Уголь € 1 Уголь в

Пламенный ................. 4 0 - -4,4 К узнечны й..................... 3 ,6 —4.0
Газовый.......................... 3 ,6 - -3,9 Т о щ и й .............................. 4 ,1 —5,0

Антрацит].......................... Более 5 ,0

данные Кревелена для основных видов углей, показы
вающие, что различия в е не очень велики.

Кузнецов получил несколько меньшее значение 
(е =  2,6) диэлектрической проницаемости угольной сме
си, используемой для коксования в Донецке. Лиснер 
[Л. 153] оценивает значения диэлектрической проницае
мости немецких бурых углей в пределах 4,7—5,3. Соглас
но данным Кревелена неоднородность угля вызывает 
значительные изменения его диэлектрических свойств.
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Среди неорганических мине
ральных примесей наиболь
шие погрешности при диэлек
трических измерениях вно- 
ит пирит. Этот материал 
практически является метал
лом (проводником). Присут
ствие воды такж е отрица
тельно влияет на результа
ты измерений, поскольку на
личие влаги придает углю 
свойства электролита.

Диэлектрометрический ме
тод может использоваться и 
для непрерывного контроля
влажности брикета и коксового угля. В Советском Сою
зе Чернышев и Грузинцев [Л. 48] в промышленных изме
рительных установках непрерывного действия устра
нили необходимость частой калибровки приборов 
(рис. 132).

Рис. 132. Установка для непре
рывного днэлектрометрическо- 

го исследования угля.
I — валик; 2 — подшипник, укреп
ленный на неподвижном кронштей
не; 3 — противовес; 4 — обкладки 
конденсатора: 5 — угольная смесь.

43. Химическая промышленность
[Л. 194а, 196, 221]

Диэлектрометрия в химической промышленности при
меняется прежде всего в области контроля химических 
процессов и реакций и в задачах  измерения уровней. 
Преимущество диэлектрометрического метода по сравне
нию с другими методами контроля состоит в том, что 
емкостные чувствительные элементы без особых труд
ностей могут встраиваться в самое различное оборудо
вание (даже в автоклавы ).

Томас, Фейгин и Вилсон [Л. 318] для определения 
содержания толуола в парафиновой и циклопарафино- 
вой смеси примбнили измерительный преобразователь, 
построенный по гетеродинной схеме. Метод измерений 
основывается на том, что диэлектрическая проницаемость 
парафинов и циклопарафинов меньше, чем ароматичес
ких углеводородов. Погрешность определения содерж а
ния толуола зависит от изменения концентраций п ара
фина и циклопарафина. Так, в случае 70%-ного 
содержания толуола 5%-ное изменение концентрации 
парафинов и циклопарафинов может привести к погреш
ности измерений ±1% '.
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Средствами диэлектрометрии удается контролировать 
эгерификацию пентаэритрита фталевой кислотой при 
производстве ла'ковых и алкидных смол [Л. 228]. Ана- 
логиодым образом ко(нтролируется и степень хлорирова
ния циклогексана.

В Советском Союзе Лапшин [Л. 145а] и Ермаков 
[Л. |1'29] разработали приборы диэлектрометрического 
определения влажности. Прибор ЕВ-2М, созданный Е р 
маковым, применяется для  определения влажности 
в двойных системах, обеспечивая надежные измерения 
д аж е при незначительных изменениях диэлектрической 
проницаемости. В состав прибора входит бесконтактная 
измерительная ячейка объемом 5 мл, конструкция 
которой приспособлена для измерения влажности л е 
карственных препаратов в виде таблеток, порошков и 
эмульсий.

44. Отрасли промышленности, использующие 
неорганические химические вещества

Д ля  исследования материалов, применяемых в строи
тельстве, Эберт вместо менее точного прямого использо
вал косвенный диэлектрометрический метод, применив 
для элюирования диоксан. В [Л. >291] сделан обзор 
применения диэлектрометрических методов в промыш
ленности строительных материалов и при производстве 
керамических материалов. Д авиль [Л. 50] изучал
экстракционным косвенным методом виды связи воды 
в известковом тесте. Сакагаии [Л. 276] сконструировал 
прибор для исследования влажных материалов. Ховелл 
[Л. 122] измерял диэлектрическую проницаемость р а з 
личных минералов и горных пород в диапазоне частот 
50 Г ц —30 МГц; одна часть материалов обладала  д и 
сперсией при низкой частоте, у другой дисперсия либо 
полностью отсутствовала, либо была выражена во всем 
частотном диапазоне. У образцов чистых минералов 
дисперсии не наблюдалось.

Силикаты и стекло очень часто характеризуются ди
электрическими показателями, несмотря на то обстоя
тельство, что они являются многокомпонентными 
системами. Интересно, что с увеличением содержания 
ЫагО и К2О диэлектрическая проницаемость этих мате
риалов возрастает [Л. 197].
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Бергер [Л. 20] и Ач [Л. И ]  исследовалн возмож
ность применения диэлектрометрического метода для 
промышленного разделения минеральных веществ. Д ля 
этой цели были разработаны сепараторы с периодичес
ким разделением веществ. Образец минерального ве
щества кладется на нижние электроды, затем включают 
напряжение. Минералы с диэлектрической проницае
мостью, меньшей чем у горной породы., ссыпаются 
с нижних электродов и попадают в сборник, а минералы 
с большой диэлектрической проницаемостью остаются 
на электродах. Изготовляются и сепараторы непрерыв
ного действия, например, для очистки танталового 
концентрата. При обогащении руды разделение элемен
тов средствами диэлектрометрии можно вести в случаях, 
когда значения диэлектрической проницаемости руды и 
пустой породы значительно отличаются друг от друга. 
Д ля  промышленного применения перспективен диэлект- 
рофоретический способ, который можно применять при 
обогащении руд, содержащих сульфиды и окислы тяж е
лых металлов.

45. Применение диэлектрометрии в приборах контроля, 
регистрации и автоматизации промышленного 

производства
[Л. 55, 90, 121, 175, 228, 287, 329]

Непрерывные производственные диэлектрометричес- 
кие исследования жидкостей, а такж е непрерывная 
регистрация результатов их исследований не вызывают 
особых трудностей. Эме [Л. 202, 206] глубоко изучал 
роль диэлектрометрических методов в технике контроля 
и управления химическими процессами. Клюг и его 
сотрудники [Л. 139], а такж е Паттерсон [Л. 263] изуча
ли применение диэл&ктрометрии для целей автоматиза
ции. Д ля  осуществления производственного контроля 
фирмы использовала прибор элограф (см. рис. 22).
Вивег и Гаст [Л. 330] сконструировали автоматические 
уравновешивающиеся мосты для измерения емкости. Из 
устройств резонансного типа для производственного 
контроля используются прибор Эме типа 60 (ЗК, а такж е 
промышленный измеритель емкости Пунгора — Б. Н а 
д я — Сабо (см. рис. 17). Этот прибор выпускается 
в нескольких модификациях и может применяться при 
непрерывном анализе жидкостей, порошков, табака, угля

173



и т. д. Одна из моделей прибора используется для не
прерывного измерения влажности фольги, в частности 
целлофановой, в процессе ее производства [Л. 195а], 
Описываемый диэлектрометр выполнен на транзисторах 
и использует ячейку с рассеянным полем. Ячейка КО'Н- 
тактирует только с одной из поверхностей фольги, что 
упрощает обслуживание процесса контроля. Используе
мый метод -определения влажности характеризуется 
высО'Ким быстродействием, удобством и селективностью; 
присутствие глицерина не ухудшает точности измерений.

Д ля регистрации результатов измерений можно ис
пользовать обычные самописцы с периодической 
печатью каждые 20—30 с. Д ля  регистрации быстропро- 
текающих процессов применяются специальные регистри
рующие приборы [Л. 202, 212]. Фирма '\VТ^V для конт
роля продуктов дистилляции изготовила золоченые 
измерительные ячейки. Измерительный элемент Фоксбо- 
ро, выполненный из нержавеющей стали и тефлона, 
вставляется непосредственно в трубу, по которой проте
кает исследуемое вещество.

Диэлекрр0метр:ию целес00б|раЗ(Н0 применять для 'не
прерывного автоматического анализа двойных органиче
ских систем, в частности систем бен зол— циклогексан, 
толуол — циклогексан, в о д а — нефть, толуол — параф и
новый углеводород, толуол — нафтеновый углеводород 
[Л. 90]. Д ля  этих целей Фекса и Розенбаум создали не
сколько типов ячеек и измерительных приборов [Л. 81].

Особо важной задачей является непрерывное измере
ние'влажности в промышленности органического синтеза. 
Лапшин [Л. 145а] сконструировал диэлектрометр типа 
ЕРВ-55, предназначенный для контроля автоматических 
операций и определения влажности органических раство
рителей. Принцип действия ^прибора ЕРВ-55 основыва
ется на измерении комплексной диэлектрической прони
цаемости жидкостей. Д зай к  [Л. 66] разрабаты вал
автоматические устройства для измерения уроВ(Ней и ре
гулирования. В этих устройствах .использо'вались ем
костные 'Преобразователи.

Разработка средств для непрерывного диэлектромет- 
рического анализа сыпучих матер.иалов наталкивается 
на трудности решения (многих технических проблем 
[Л. 171, 260]. При исследовании зернистых материалов 
требуется поддерживать постояннымн массу и толщину 
слоя в пробе. Один из способов решения задачи дается
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на рис. 133. Д л я  непрерывного измерения диэлектри
ческой проницаемости сыпучих материалов наиболее 
(Приемлемы конденсаторы с рассеянным полем. В при
веденной 'на рисунке установке имеется устройство, 
обеспечивающее постоянную высоту исследуемого мате
риала на ленте транспорте
ра. Важным преимуществом 
конденсатора с рассеянным 
полем является то, что при 
толщине слоя исследуемого 
материала больше заданной 
дальнейшее изменение тол
щины не оказывает заметно
го влияния на результаты 
измерений. Труднее устра
нить погрешности, вызывае
мые изменением размеров зе
рен. Д ля  исследования сыпу
чих материалов на транспор
терной ленте фирма Брабендерсконструировала измери
тельный участок с двухэлектродной конденсаторной 
ячейкой, в которой один из электродов размещен 'над 
лентой транспортера 1на определенном расстоянии от 
нее, а другой электр о д — шепосредственно под лентой.

При измерениях фольги 'И листового 'материала 
используются емкостные измерения с элементами как 
ко'нтактного, так и бесконтактного типов.

Разумеется, 'при использова.нии бесконтактных эле
ментов приходится довольствоваться меньшей чувстви
тельностью.

Рис. '133. Схема установки для 
непрерывного исследования 

зернистых продуктов.



П Р И Л О Ж Е Н И Я

ТАБЛИЦЫ КОНСТАНТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ДИЭЛЕКТРОЛШТРИИ 

[Л. 58й, 160, 199]

!. Д и эл ек тр и ч зск ая  п р они цаем ость  о р ган и ч гск и х  
со:)Динсний

а) Углеводороды аяифлтические

Сойдпиенне
Темгте-
ратурз,

“С

/г-пен тан

/-пентан
Пеитилен-1
2-метилбутилен-1

/г-гексаи
/1-гептан
2-метилгексан
3-метнлгексан 
3-этилпентан 
п-октан
2 ,2 ,4-триметилпентан
3-метилгептан

Октилен-1 (а-октнлен)
/г-нонан
2-метилоктан
4-метилоктан 
л-декан
2,7-днметилоктан 
Децилен-1 (/ьдецилен)

011
,844
,843
,1
,197
,990
,890
,924
,919
,927
.939
,948
,940
.944

2.159
1,972
1.97
1.97 
1,991 
1,983 
2,370

—90,0
20,0
20.0
20,0
20,0

—50,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

13.6 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0
16.7

Химическая формула

СНз (СН2)з СНз

(СНз)2СНСН2СПз 
СНз (СН2)гСН:СН2 
С2Н3 (СНз) С : а  ь

СНз (СН 2),СН з
СНз (СНг)5 СНз
СНз (СНз) с н  (СН2)з СНз
С2Н5(СНз)СН(СНа)гСНз
(С2Н5)з с н
СНз (СН2)бСНз 
(СНз)зССН2СН(СНз)2 
СНзСН2СН(СНз)(СНг)з 

СНз
(СНз (СНг)5СН:СН2 
СНз(СН2)тСНз 
СНз(СН2)5СН (СНз) СНз 
СНз (СНз)зСН (СНз) (СН2)2 СНз 
СНз (СН2)вСНз 
(С Н з)2С Н (С Н 2).С Н (С Н з)г 
СНз (СНг)7СН:СН2

б) Углеводороды циклическче

Ох-дннеиие е Темпера
тура, Х ^  ?П?мП-к̂ кая формула

Бензол 2.283 20,0 СеНб
Толуол 2,379 25,0 СбНзСНз
Этилбензол 2,412 20,0 С6Н5С2Н5
Пропилбензол 2,36 20,0 СбНб-СНгСНгСНз
/-пропилбензол 2,38 20.0 СбН5СН(СНз)2
Третичный бутилбензол 2,38 20,0 СбН5С(СНз)з
0-ксилол 2,568 20,0 СбН4 (СНз)г
/П-КС и ЛОЛ 2,374 20,0
/7-ксилол 2,270 20,0

П р о д о л ж е н и е

Соединение е Темпера
тура, “С Химическая формула

Мезитилен 2,301 13,9 С,Нз(СНз)з
^-цимол 2,24 20,0 СНзСбН4СН(СНз)г
Псевдокумол 2,384 17,2 СбНз (СНз)з
Циклогексан 2,023 20,0 (СН^б

СН2СН2СН2СН2:СНЦиклогексан 2,22
2,40

25.0
20.0

Дифенил ,2,53 75,0 СбНзСаНз

в) Г  а логе но замещенные углеводороды алифатические
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Соедииение 8 Темпера
тура. °С X, м Химическая формула

Хлористый метил 12,6 — 20,0 81 СНзС1
Бромистый метил 9,71 + 2 ,5 оо СНзВг
Йодистый метил 6,68 20,0 301 СНзЛ
Хлористый метилен 8,56 20,0 301 СН2С12
Йодистый метилен 5,32 25,0 __ снг:2
Бромистый метилен 7,77 10.0 — СН2ВГ2
Бромистый этил 8,90 18,0 0,73 С2Н5ВГ
Йодистый этил 7,38 18,0 0,73 СгНза
Хлористый этилен 10,5 20,0 81 С1СН2СН2С1
Бромистый этилен 4,865 18,0 оо ВГСН2СН2ВГ
Йодистый этилен 10,4 20,0 оо ЛСНгСНгЛ
Этилитенхлорид 10,86 15,8 оо СНзСНС!

8,2 20,0 427
Тетрахлорэтан 7,83 25,0 300 С1гСН—СНС1г
Ацетилентетрабромид 7,1 20,0 оо ВГ2СН—СНВГг
Тетрахлорметан 2,236 20,0 800 с с ц
Хлороформ 4,813 20,0 150 СНС1з
Бромоформ 4,73 25,0 300 СНВгз
Пентахлорэтан 3,60 25,0 300 С1зССНС12
Цис-дихлорэтилен 9,22 20,0 750 СНС1:СНС1
Транс-дихлорэтилен 2,25 20,0 750
Цис-дибромэтилен 7,08 '2 5 ,0 270 СНВг:СНВг
Транс-дибромэтилен 2,88 25,0 270
Цис-дийодэтилен 4,46 83,0 750 СШ;СШ
Транс-дийодэтилен 3,19 83,0 750
Пропиленхлорид 8,93 26,1 3500 СН3СН2СН2С1
Алилбромид 7 .0 19,0 оо СН2:СНСН2Вг
Трихлорэтилен 3.432 10,0 — С1СН2СНС12
Тетрахлорэтилен 2,30 25,0 __ СЬСгССЬ
Алилхлорид 8,2 20,0 оо СНг:СНСН2С1
п-бутилхлорид 9,65 20,0 оо СН2Н5СН2СН2С1
/-бутилхлорид 7,1 20,0 оо (СНз)2СНСНгС1
л-бутилбромид 6,6 19,8 0.6 СНз(СНг)2 СНгВг
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п р о д о л ж е н и е П р о д о л ж е н и е

Соединение

/-бутилбромид 
Третичный бутилбро- 

мнд 
/г-бутилиодид 
г-амнлбромид

7 ,0
8,55

5 ,8
6,15

Темпера
тура, °С

21,6
20,4

20,0
20,0

6000
0,6

0,6
42,5

Химическая формула

(СИз)2СНСН2Вг
(СИз)зСВг

СНз(СН2)2СН2  ̂
(СНз)2 СНСН 2 СН 2 ВГ

г) Галогенозамещенные углеводороды циклические

Соединение
Темпера
тура, °С м Химическая формула

Хлорбензол 5,54 20,0 301 СбН^а
5,68 20,0 81

Бромбснзол 5,2 20.0 оо СаНйВг
5,3 20,0 42.5

Иодобензол 4,6 20,0 42.5 СзНбЛ
о-дихлорбензол 7.0 58,0 95 СзН.С!

9,82 20,0 30— 1000
9,50 20.0 42.5

/?г-днхлорбензол 4,63 58.0 95
/?-днхлорбензол 2,62 58.0 95
о-дибромбензол 7,50 58,0 300— 1000 С0П4ВГ2
/7г-дибромбензол 8,81 58,0 300— 1000
/?-дибромбензол 2,93 58.0 300— 1000

СаН4Л2о-дииодбензол 5,7 20.0 250— 1000
т-дииодбензол 4,25 20.0 250— 1000
^дииодбензол 
Тетрахлорбензол

2.88 120,0 250— 1000
3,2 20.0 оо Се НгСЛ 1

о-хлортолуол 4, 16 58.0 95 С 1СвН4СН;
т-хлортолуол 5,04 58.0 95

д) Спирты и другие гидроксильные соединения

Темпе /
Соединение 8 ратура,

“С
X, м Химическая формула

Метиловый спирт 33,7 20,0 300
\

СНзОН \
33.7 20.0 81
33.8 20.0 42,7

Этиловый спирт 25.8 20,0 301 С2Н50Н
25,0 20,0 150

СЗН 7 0 Нл-пропиловый спирт 21.8 20,0 оо
21,5 20,0 50

/-пропиловый спирт 26,0 20,0 оо (СНз)2 С И О Н
Аллиловый спирт 20,6 21,0 0,72 СНг:СНСН20Н

41,2 20,0

Соединение 6
Темпе
ратура,

”С
X. м Химическая формула

п-бутиловый спирт 19,2 19,0 оо СНз(СН2)2 СН2ОН
18,8 19,0 91

Вторичный бутиловый
^  тлТЧ'Т'

15,5 19,0 оо СНз-СНгСНОНСНз
СИИр 1

Третичный бутиловый 11,4 19,0 оо (СНз)з с о н
спирт

/-бутиловый спирт 20,0 20,0 оо (СНз)г СНСН2ОН
л-амиловый спирт 15,8 20,0 оо С Н з(СН 2)зС Н 2 0 Н
1-амиловый спирт 15,3 23,0 (СНз)2СНСН2 СНгОН
Гексиловый спирт 12,9 30,0 81-103 СНз (С Н 2),С Н 20Н
л-гептиловый спирт 12,1 22.0 — С Н з(С Н 2) 5 СН2 0 Н
Вторичный октиловый 8,05 20,0 42.5 СНз(СН2)5СНОНСНз

спирт
Гликоль 41.2 20,0 оо НОСНгСНгОН

46,66 15.0 150
Бутан-1,4-диол 32,9 15.0 500 Н0 (СН2)4 0 Н

30,16 30.0 500
Г лицерин 43,0 20.0 1000 СН20НСН0 НСН20Н

44,0 20.0 42.7
Бензиловый спирт 13.0 20.0 оо СзНзСНгОН

13,4 20.0 42,5
13,4 20.0 301

Циклогексанол 14,88 25,0 150 (СН2)5СНОИ
12.0 55.0 42,7

Фенол 10,5 55.0 42,7 СбНаОН
Тимол 4,84 55.0 42,7 С ю Н иО
Ментол 4,55 55,0 42,7 С10Н20О
о-крезол 11,5 25.0 — СНЗС6Н40Н
/?г-крезол 11,8 25,0 —
^5-крезол 9,9 58,0

е) Карбоновые кислоты и их производные

Соединение 8 Темпера- 
т>Т)а. °С X, м Химическая формула

Муравьиная кислота 58,6 16.0 0 ,73 н с о о н
Уксусная кислота 6,170 20.0 200 СНзСООН

6,14 20,0 42,7
Пропионовая кислота 3,15 17,0 0 .73 СНЗСН2СООН
п-масляная кислота 2.70 17,0 0.73 С2Н5СН2СООН
г-масляная кислота 2,60 20.0 0.75 (СНз)2 СНСО ОН
л-валерьяновая кис 2,74 20,0 0,73 (СНз)2СНСНгСООН

лота
Винная кислота 35,9 15.0 12 (СНОНСООН)а
Молочная кислота 19,2 19,0 0,73 СНзСНОНСООН
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П р о д о л ж е н и е П р о д о л ж е н и е

Соединение

Олеиновая кислота

Стеариновая кислота 
Ацетилхлорид 
Ангидрид уксусной 

кислоты 
Бензоилхлорид 
Трихлоруксусная кис

лота
Дихлоруксусная кис

лота
Хлоруксусная кислота

2 . 5

2 , 2 9
1 5 . 9  
22,2

2 2 . 9
4 . 6

8,2

12,0

Темпера
тура, °С

20,0

7 0 . 0
20.0 
20,0

20,0
6 0 , 0

22,0

6 2 , 0

X, м

оо
4 2 , 7

4 2 , 5

Химическая формула

СНз (СН2)тСН:
СН(СН2)7СООН
СНз(СН2),бСООН
СНзСОС!
(С Н зС О )20

СвИдСОС!
с с ь с о о н

с н с ь с о о и

С 1СН2СООН

ж) Эфиры

Соединение е
Темпе
ратура,

“С
X, м Химическая формула

Метиловый эфир 5 ,0 2 2 5 ,0 (С Н з)20
Этиловый эфир 4 ,335 2 0 ,0 оо— 0 ,7 5 (С2Н5)20

4 ,355 2 0 ,0 СГ)
4 ,376 2 0 ,0 150

Пропиловый эфир 3 ,39 2 6 ,0 — (С Н зС П 2С Н 2)0
г-пропиловый эфир 4 ,449 2 5 ,9 3500 [(С Н з)2С Н ]20
Амиловый эфир 2 ,9 3 21 ,0 0 ,7 3 (С 5Н ц)20
/-амиловый эфир 2 ,8 2 20 ,0 (Х> [(С Н з)2СНСН2СН2]гО
Диоксан 2 ,235 20 ,0 4 2 ,7 0 (С Н 2 )4 0
Виниловый эфир 3 ,9 4 20 ,0 ___ (СН2:СН)гО
Бутиловый эфир 3 ,0 6 25 ,0 — (С1Сс)20
Дифениловый эфир 7 .6 23 ,0 — (СбН 5)20

з) Альдегиды, кетоны

Соединение е
Темпе
ратура,

°С
X, м Химическая формула

Ацетальдегид 2 1 , 6 2 0 , 0 0 . 7 8 С Н зС Н О
Паральдегид 1 4 , 8 . 2 0 , 0 301 (СИзСМ О)з
Хлораль 6 , 6 7 2 0 , 0 0 , 7 3 С 1 з С С П 0

6 , 4 0 2 0 , 0 4 2 , 7
Пропиональдегид 1 8 , 5 1 7 , 0 0 , 7 3 СН ЗСН 2С Н О
Масляный альдегид 1 3 , 4 2 6 , 0 __ Г Н з (С Н 2)гС Н 0
Валерьяновый альдегид 1 1 , 7 1 5 , 0 12 СНз (С Н 2) з С Н О
Фурфурол 4 5 , 0 2 0 , 0 301 С 4Н зО С Н О

4 1 , 7 2 0 . 0 оо
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Соединение •
Темпе
ратура.

”С
X. м Химическая формула

Бензойный альдегид 1 8 , 6 2 0 , 0 301 СбНаСНО
Салициловый альдегид 1 8 , 6 2 0 . 0 301 С б Н 4 0 Н С Н 0

1 8 , 5 2 0 . 0 4 2 , 5
Коричный альдегид 1 6 , 8 2 0 . 0 301 С б Н 5 С Н :С Н С Н О
Ацетон 2 1 , 4 2 0 , 0 81 С Н зС О С Н з
Диэтилкетон 1 7 , 5 1 4 , 5 4 0 0 С 2Н 5С О С 2Н 5
Дипропилкетон 1 3 , 5 1 4 , 5 40 0 (С2Н5СНг)2СО
Метилэтилкетон 1 8 , 8 5 2 0 , 0 81 СНЗСОС2Н 5
Метилпропилкетон 15 ,1 1 7 , 0 0 , 7 3 СН ЗСО СЗН 7
Ацетофенон 1 8 , 2 2 0 , 0 301 СНзСОСбНз
Бензофенон 1 3 , 3 2 5 , 0 оо СбН^СОСбНз

3 ,1 2 0 , 0 оо
Пинаколин 1 2 , 6 1 7 , 5 0 , 7 5 С Н зС О С  (СНз)з
Циклогексанон 1 8 . 2 2 0 , 0 З-Юз (СН2)5СО

и) Сложные эфиры алифатические

Темпе
Соединение е ратура,

X
X, м Химическая формула

Метилформиат 8 , 3 7 2 0 , 0 оо Н С О О С Н з
Этилформиат 9 , 1 0 1 5 . 0 оо Н С О О С 2Н 5
Пропилформиат 7 , 7 2 1 9 . 0 0 , 7 3 Н С О О С Н 2С Н 2СНЗ
Метилацетат 7 , 0 8 2 0 , 0 оо С Н зС О О С Н з
Этилацетат 6 , 1 1 2 0 , 0 301 С Н ЗС О О С 2Н 5
/7-пропилацетат 5 , 7 3 1 9 , 0 оо С Н З С О О С Н 2С Н 2СНЗ
л-бутилацетат 5 , 0 1 1 9 , 0 оо СН З С О О С 4Н 9
/-бутилацетат 5 , 2 6 1 9 , 5 С Н з С О О С Н 2С Н (С Н з )г
/7-амилацетат 5 , 3 0 2 0 , 0 4 2 , 7

С Н з С О О С Н 2 (С Н г)зС Н з4 , 8 1 1 9 . 0 оо
4 , 6 2 2 5 , 0 30 0

1-амилацетат 4 , 6 3 30 — С Н з С О О ( С Н 2) 2С Н (С Н з )г
Этиловый эфир олеи 3 , 1 7 1 8 , 0 оо С Н з(С Н 2)7С Н :

новой кислоты оо С Н (С Н г)7СО О С 2Н 5  
СНз (С Н 2)иС О О С 2Н 5Этиловый эфир паль 2 , 8 7 5 6 9 . 0 оо

митиновой кислоты
Этиловый эфир хлор- 1 2 . 5 0 2 0 . 0 4 2 . 5 С 1С Н 2С О О С 2Н 5

уксусной кислоты 
Этиловый эфир ди- 1 0 . 4 2 0 . 0 оо с и с н с о о с г н з

хлоруксусной кис
лоты

С Ь С С О О С гН зЭтиловый эфир три- 7 , 8 2 0 , 0 оо
хлоруксусной кис
лоты

Этиловый эфир молоч 1 3 .1 2 0 , 0 301 С Н аС Н О Н С О О С гН б
ной кислоты
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П р о д о л ж е н и е

Соединение 8
Темпе
ратура,

“С
X, м Химическая формула

Этиловый эфир глико 15,5 20,0 42,7 НОСН2СООС2Н5
левой кислоты

Диэтил оный эфир вин 14,5 20,0 42,7 (СНОНСООО>Н5)2
ной кислоты

Этиловый эфир яблоч 10,0 18,0 0,73 НООССН (ОЫ) СНг
ной кислоты С О О С 2НЗ

Бутиловый эфир се- 4,54 30,0 — С Н з ( С Н 2) з С О г(С Н г )8
бациновой кислоты С0 2 (С Н з )С Н з

Метилнитрат 23,5 18,0 0,84 С Н зО М О г
Этилнитрат 19,7 20,0 со СгНбОМОг
Пропилнитрат 13,9 18,0 0,84 СНзСНгСНгОМ Ог
Диметилсульфат 55,0 20,0 оо (С Н з)2 8 0 4
Диэтилсульфат 29,2 20,0 60 кГц1 (С 2 Н 5 ) г 8 0 4
Эпихлоргидрин 23,0 20,0 схэ С ЗН 5С Ю

к) Сложные эфиры ароматические

Темпе
Соединение с ратура,

'С
X, м Химическая формула

Метиловый эфир бен 6,633 20,0 оо С зН аС О О С Н з
зойной кислоты

Метиловый эфир о-ами- 3,14 15,0 оо Н Н гС зЩ С О О С Н з
нобензойной кислоты

Метиловый эфир 3,52 20,0 оо
т-аминобензойной
кислоты

Метиловый эфир р-ами- 3,48 20 оо
нобензойной кислоты

Фенилацетат 5,23 19,0 СоН5 -О О С С Н з

Этиловый эфир фенил- 5,29 20,0 0 ,73 С6Н5СП2СООС2Н5
уксусной кислоты

Л^етнловый зфир сали 8,80 21,0 оо СбН.ОПСООСНз
циловой кислоты

Этиловый эфир сали 8,70 20,0 301 СоНЮНСООСгН*
циловой кислоты

Этиловый эфир корич 5,25 19.0 0,73 СбНаСНгСНСООСгНв
ной кислоты 6,45 19,0 оо

Дибутилфталат 6 ,43 30,0 — С в Н 4(С 02)2  [С Н з (С Н г ) , ]2

Диоктилфталат 5.1 25,0 — СвН4(СН2)г[(СП2)7СН,]2

П р о д о л ж е н и е

л) Амины и нитрилы

Соединение е
Темпе
ратура,

*С
X. м Химическая формула

Метиламин 1 0 , 5 2 1 , 0 0 . 8 4 С П з К Н 2
Триметиламин 2 . 9 5 4 . 0 0 , 8 4 (С Н з )зN
Этиламин 6 , 1 7 2 1 , 0 0 . 8 4
Диэтиламин 3 , 5 8 2 1 , 0 0 . 8 4 (С2Н 5) 2Н Н
Трнэтиламин 3 , 5 1 2 1 , 0 оо (С2П5)зМ

2 , 4 0 2 0 . 0 4 2 . 5
Дипропиламин 2 . 9 0 2 2 , 0 0 , 8 4 (С гНзСГМ гЫ Н
/г-дибутиламин 5 , 3 0 2 1 . 0 0 , 8 4 (С М зСИ 2С Н 2С Н 2) 2N Н
Бензиламин 4 , 6 2 0 . 0 оо Св1-|5СЛ12ЫН2
Анилин 7 . 1 8 2 0 . 0 30 0 С5И5ЫП2
Диметиламин 5 , 0 7 2 0 . 0 0 , 8 4 СаН5Ы(СНз)2
о-толуидин 5 , 7 1 5 8 . 0 9 5 ГНзСбН4ЫН2
/?-толуидин 4 , 8 8 5 8 . 0 95
Металанилин 6 . 0 2 0 . 0 сх> СбИ^ЫНСИз
Фенилгидразин 7 , 1 5 2 3 , 0 оо СвН5ЫНЫН2
Формамид 1 1 3 . 5 1 5 . 0 30 МСОЫНг
Ацетамид 5 9 , 2 7 7 , 0 0 . 7 3 С Н зС О Ы Н 2
Уретан 1 4 . 2 4 5 0 , 0 81 Н2NСООС2П5
Ацетонитрил 3 7 , 5 2 0 , 0 81 СНзСЫ
Пропиоинтрил 2 7 , 7 2 0 . 0 оо С Н зС Н 2СМ
Бутиронитрил 2 0 . 3 2 1 . 0 84 СПз (С Н 2)гСМ
е-аминокапролактам 1 4 , 3 8 5 , 0 4 2 , 7 —
0-хлорамин 8 , 0 5 2 0 . 0 4 2 , 5 С1С,И4НН2
Ал-хлоранилин 1 2 , 2 5 2 0 , 0 4 2 , 5

м) Гетероциклические соединения

Соединение с
Темпе-
рат№з. X, м Химическая формула

Пиридин 12,3 25,0 — СбНбК
а-пиколин 9,8 20,0 — СНзС5Н4М

Пиперидин 5 ,8 22,0 — (С Н 2) 5К Н

Хинолин 8 ,8 21.0 0,84 СвН4К:СНСН:СН

8-гидроксихинолин 7,163 70,0 200

I-хинолин 10,7 25,0 — СбН4СН:ЫСН:СИ

Пиразин 2 ,8 50,0 С4Н4N2

Фура и 2,95 25,0 — С4Н4О

Тиофен 2,76 16,0 — С 4М . 8

Фурфурол 41,9 .2 0 ,0 --- С4Н 3О С Н О
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II. Диэлектрическая проницаемость неорганических 
соединений

П р о д о л ж е н и е

Химическая формула
Температура,

-С

АЬОз
АзС1з (жидкий)
АзС1з (твердый)
Ва504
ВаТхОз

С8г
СаСОз
СиО
Си50.15Н20
ОгО
Р'еО
НгО

И2О (лед)
Н2О2 (45.9о/о-ная)
Н2О2 (ЮОо/о-ная)
Н25О4 (концентрирован

ная)
НеСЬ 
КА1 (50^)2 
КСЫ 
КС1
к ;
К2С03
КгЗОа •
меСОа
М20
М д504
ЫН.С!
(NN4)2804
ЫаС1
ЫаЫОз
КзгСОз
КагСОз-ЮНгО
РС1з
РВгз
Р1з (жидкий)
Р1з (твердый)
Р2О3
РЬСОз
РЬ (ЫОз)2
РЬО
5 0 з
50С1г
зогси
502С12

184

12,6
12,6
3 ,6

11,4
1650.0
9000.0 

2,64  
6, 1

18,1
6 .5  

78,25
14.2 
80,1 
81,0

3,16
84.7
90.0
84.0

3 .2
3 .8
6.2
5 .0
5 .6
5 .6
5 .9
8.1 
8,2 
8,2
6 .9
3 .3  
6,0
5.2
8 .4
5 .3
4 .7  
3,88  
4,12 
3,66
3 .2  

18,6
16.8 
25,9

3,56  
• 9 ,05

10,0
9.2

17.0 
—50,0

15.0
20.0 

121,0
17.0

15.0

25.0
15.0
18.0
17.0 

— 18,0
18.0 
0,0

20,0

15,0

22.0
20.0
65.0
20.0 
22,0
15.0

15.0
21.0 
22.0 
2 1 . 5  
22.0

0,80
0,80

0,73

Химическая формула 8 Температура,
°С м

5ЬС1з (твердый) 5 ,3
5ЬС!5 3,22 20,0 __
81С14 2 .4 16,0 __
Т1Си 2,8 __
2п804- Н2О 8.3 __ __
2 п804-7Н 20 6,2 --- —

III. Диэлектрическая проницаемость эталонных 
(диэлектрически чистых) жидкостей

— Шп [Л. 199]

0,50 Вещество е при 20°С Вещество Е при 20°С
Около 5-103 ,

0 .75 ' Щ 3

0,73 Диоксан 2,235 Бензальдегид 18,3
Трихлорэтилен 3,433 Ацетон 21,4

__ Хлороформ 4,81 о-нитротолуол 27,1
Хлорбензол 5,689 Метиловый спирт 33.8
Тетрахлорэтан 8,10 Нитробензол 35.7
Этиленхлорид 10,5 Вода 80,37

— Пиридин 13,6

—

IV. Диэлектрическая проницаемость смеси диоксан — вода
[Л. 19, 108,7]

0,80
0,80
0,80

0,84
0 ,84

0,84

Диоксан Температура

^Процент по 
\  массе

процент
объемный 20°С 25°С зо°с 35“С

\
0,-Ш 0,0 80,38 78,48 76,72 74,97

10,00 9,7 72,02 70,33 68,74 67,10
20,00 19,5 63,50 61,86 60,38 58,96
30,00 29,3 54,81 53,28 51,91 50,60
40.00 39,2 45,96 44,54 43,33 42,24
50,00 49,2 36,89 35.85 34,81 33,88
60,00 59,2 28,09 27,21 26,45 25,74
70,00 69,3 19,73 19,07 18,52 18,07
80,00 79,4 12,19 11,86 11,58 11,26
90,00 89,7 6,23 6,07 5,97 5,85
95,00 94,8 3,99 3,89 3,83 3,76

100,00 100,0 2,24 2,21 2,20 2,19
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V . Дйпольные моменты 
[Л. 191

Соединение
Дипольный 
момент и Соединение

Дипольный 
момент О

Гелий, водород, кисло
род и др.

СО (окись углерода) 
СО2 (углекислый газ) 
С5г (сероуглерод) 
Хлористый водород 
БроМИСТЫ!! водород 
Вода
Сероводород
Аммиак
Алифатические пре

дельные углеводоро
ды 

Этилен 
Пропилен 
Ацетилен 
Хлороформ 
Нитробензол 
О-дихлорбензол 
/п-дихлорбензол 
/7-дихлорбензол 
о-дибромбензол 
т-дибромбензол 
/7-дибромбензол 
о-ксилол 
//г-ксилол 
р-ксилол

0,00

0.11
0,00
0,00
1 , 0 4
0 , 7 9
1 , 8 4
0 , 9 3
1 , 4 6
0,00

0,00
0 . 3 5  
0,00
1, 15 
3 , 9 5  
2 . 2 7  
1 , 4 8  
0,00 
2,00 
1 , 5 0  
0,00 
0 , 5 0  
0 , 4 0  
0,00

о-хлортолуол
//г-хлортолуол
Тетрахлорметан
Метиловый спирт
Лцетальдегнд
Уксусная кислота
Диметиловын эфир
Ацетон
Метиламнн
Бензол
Толуол
Фторбензол
Хлорбензол
Фенол
Бензальдегид
Анилин
/?-хлортолуол
о-хлорнитробензол
/7г-хлорнитробензол
р-  хлорнит робензол
1 ,2 ,4-трихлорбензол
Пиридин
Диоксан
Тиофен
Циклоге канон
Фуран
Тетрагидрофуран

1 , 3 5
1 , 7 8
0,00
1 . 6 7
2.68 
1,68
1 . 2 9  
2 , 8 4  
1 , 3 3  
0,00 
0 , 4 0  
1 , 4 3
1 . 5 5
1 . 5 6  
2 , 7 5  
1 , 5 3  
1 , 9 0
4 . 3 0  
3 , 3 9  
2 , 5 5  
1 , 2 5  
2 , 2 3  
0,00 
0 , 6 3  
2 , 7 7  
0 , 7 0  
1 .7 1

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

1. Айатзк1. Р. — Кгузгехл^зкь, М.\ СЫт. РЬуз. 708. Орб4).
2. АкегЩ, 0 . — 8Ног(, О. А.\ Л. А тег. СЬет. Зое. 58,11241. (1936).
3. Vап йег Аккег, / .  А — Нагйаскег, К. Тарр! 35, N0 7, 138. 

(1952)
4. А1ЬпёМ, Р. 8. — СозИп§, I .  I.: 1. А тег. СНет. Зое. 68, 1061. 

^̂ ^ б̂  ̂АНап, 1̂ . Ы. — КиЦе1, Е.: Ргос. 1п81. Е1ес1г. Епд. 115, 432.
/ I

6 А1регз, Е. -  ^а5^. ТНл Кип5151о[{е. 38, 230. (1948).
7. Анохин В. Л., Зарницкий В. А., Ивашкин А. В. — «Заводская

лаборатория», 1962, т. 28, с. 1010. г> п п „л
8. Антонов С. Н., Гурман И. М.. Коврига В. В., Луснеи- 

кин Г. А. — «Пластические массы», 1966, т. 4, с. 38.
9. АзЬасН, Н. Р.: ОШскаи!. 87, 18. (1951).
'10. Ах(тапп, Р. С.: Апа1. СЬет. 24, 783, (1952).

186

11. Асз М.: Ма^у. К ет . Ьар]’а. 12. 52., 589. (1963).
12. Лс5 М.: Маду. К ет . Ро1уо1га1. 70, 1. (1964).
13. Асз М.: ВапуазгаИ Ки1а16 1п1ё2е  ̂ Кбг1етепуе!. 9. 243. (1964).
14. Асз М.: А Й1е1ек1готоз 5а]а1задок згегере а з2ёпапаИ11каЬап

((1ок1ог1 ёгккегёз) 1966. Озз2е!од1а16: А Уезгргёт! Уеду^раг! Едуе- 
1ет Ко21етёпуе1. 9, 199. (1965).

15. Вакег. Е. В.: Кеу. Зс!. 1пз1г. 22, 376. (1951).
16. Вакег, Е. В.: Кеу. З а . Тпз̂ г. 22, 34. (1951).
17. Ваг1Не1, К. — 8(еттапп, О.: 1пд.-АгЬе]Ч, РасЬзсЬи1е Г. СНет1е,

Кб1Ьеп/АпЬ. '1953.
]8. ВеПото, А. — 5ег§1, 8. — К1и§ О.; АппаИ сИ СЫт!са 55, 

832. (1965).
19. ВегНк, /.: Уо(И\'оз1пё а (11е1ек1г1скё тегап1а V сЬет!ске] апа- 

1уге, Вга^1з1ауа, '19в2.
20. Вегдег, С. 8г.  — ^еV^п, /. N.\ СуеЬйе Ме1а1И. 35, 8. (1962).
21. Вег^тапп, К.\ Вег. Випзеп^ез. |РНуз1к. СНет. 67, 826. (1963).
22. ВегИпег, Е. — Рй1ег, Р.: К0П01Й. 2{зсЬг1Г1 47, 251. (1929).
23. В Ы , V.: Р1азИсз. 27, 113 (1962).
24. В1аке, О. О.: Апа1. СЫт. АсЬ. 13, 662. (|1955).
25. В1аке, О. О.: Апа1. СН1т .  Ас1а. 14, 329. (1956).
26. Воск, Е.: Сапай. Л. СНет. 37, 1883. (1959).
27. Вогдтз, Р.: Ка1игАУ133. 21, 516. (1941).
28. Вогза1 I. — ВоЬоз В.: Е1еНгокёт!а1 апаИ11ка1 тбйзгегек ёз

1‘раг1 а1ка1та2азик. Мёгпбк! ТоуаЬЬкёргб 1п1ё2е1:, Вр. 1956.
29. ВбИсНег, С. / .  Р.\ ТЬеог1е о! Е1ес1г1с Ро1аг1за11оп. Ме\^ Уогк,

19512.
30. ВигеИ, С. М. — Ма]игу, Т. С. — Ме1ЫПе, Н. \Г.: Ргос. 1^оу.

Зое. (Ьопс1оп) Зег. А. 205, 309, 323, 496. (1951).
31. ВйП, Р . : Апке\у. СНет. 49, 145. (1936).
32. ВйП, Р. — Мос, I. Я.; Оз1егг. СНет1кег-21д. 37, 22. Гй2е*

(1934).
33. ВйП, Р. — гхюескег, О.; СНет!кег-21д. 58. 801. (1934).
34. Вги§§етапп, О.: Ка1иг\У1зз. 21, 577. (1933).
35. Вугпе, Р. Н. — ВгоскеИ, С. Р.: Апа1. СНет. 28, 1207.

(1956).
36. СаШпйп, Т. О. — Рое, Р. М. — Ротапз, I. В.: Апа1. СНет. 28, 

1911. (1956).
37. СаVа^^ого, I . — Ре11оп1, I.: Ь’1пс1. Зассаг. Иа1. 52, 57. (1959).
38. СеИапо, А. V. — ОепШе, Р. 8. — Се/о/а, М.\ Л. СНет. Епд.

ра1а. 7, 391. (1962.
\ 39. Целлинская Т. Ф., Иванова И. И. — «Заводская лаборато
рная», 1964, т. 30, с. 536.

4^40. Сета, Е.: Ргптуз! ро1гау|П. 9, 482. (1958).
41. Сегпа, Е. — УесШсН, М.: Ргйтуз! ро1гау1п. 16, 287. (1965).
42. СШег, И.: Ре11е, Зе11еп, Ап51г!сНт111е1. 54, 785. (1952).
43. Соеп, А. — Рго1озра1аго, Р.\ Ма{ег1е Р1азИсНе Е1аз1отеп’. 30,

250. (1964).
44. Сок, К- 8. — Со1е, Р. М.: Л. сНет. РНуз1СЗ. 9, 341. (1941).
45. Соппег, 1̂ . Р. — 8ту1Н, С. Р.: Л. Атег. СНет. Зое. 64, 1870. 

(1942): 65, 382. (1943).
45а. СгЫсЩШ, Р. Е. — аЬ зоп ,  / .  А. — НаП, 1. I.:  Л. А т . СНет. 

Зое. 75, 1991. (1953).
46. Сгохюе, Р. — 8ту(Н, СН. Р.: Л. Атег. СНет. Зое, 73, 5406.

(1951).
13* 187



47. Сгизе, К. — ИиЬег, Я.: НосЬГ^е^иеп21 1̂га1 о̂п, С11ет1е, ОгпЬН, 
\Уе1пНе1т, 1957.

48. Чернышев Ю. А., Грузинцев В. Г. — «Кокс и химия», 1967, 
Хо 4, с. 10.

49. ОауЫзоп, О. Сапай. Л. СНет. 39, 571. (1961).
50. ОатМ.  Г .: Топ1па.-21д. 58, 561. (1934).
51. ОеЬуе, Р.: Ро1аге Мо1еке1п, Ье1р21^, 1929.
52. Оеед, Е. Ц/.: Т0П1Пс1.-21§. 78, 358. (1954).
53. Ое1топ1е, 3. Арр1. Ро1. 5с1. 2, 108. (1959).
54. ОеиЬпег, А.: Апп. РЬу51к. 84, 429. (1927).
55. 01еМ, Р. — Мептскеп, К.: РеисЫетеззип^;. Ьазй: Непц$1еп- 

Ьег§, I . — 81игт, В. — ^1пк1ег, О.: Меззеп ипй Неде!п 1п йег СЬет. 
1пс1из1г1е, 72— Ш8. ВегИп, 1957.

56. Дмитроченко Д. А., Лобанов А. М., Михайлов Г. П., Шеве
лев В. А. — «Заводская лаборатория», 1959, т. 25, с. 1121.

57. ОоЫпзку, Е.: МИсНгю{з$еп5сНа\1. 4, 110. (1950).
58. ПоЬоз О.: Е1ек1;гоп1ки5 Е1ек1гокёт1а! Мёгокёз2й1ёкек. Мйзгак! 

Кбпуук1ас1б, Вийарез!, 1966.
58а. ОоЬоз О.: Е1ек1гокёт1а1 1аЫага1ок. Мйзгак! Копуук1а(1б, 

Вийарез!, 'ГЭбб.
'59. Оо1ега1ек, Р.: 2. 1пз1гитеп1епкип(1е. 21, 345. (1901).
60. Огиае, Р.: 2. рЬуз1ка1. СЬет. 23, 267. (1897).
61. Воске, Оеи1зсЬе Те.хИИесЬп. 8, 406. (1958).
62. Воске, Веи1зсНе ТехНИесНп. 11, 649. (1961).
63. Вгуйеп, I. 5. — ^е1зН, Н. К.: Nа1и^е. 192, 255. (1961).
64. Вика{, V.: Ргйтуз! ро1гаУ1П. 10, 290. (1959).
64а. ВиVе^поу, Е.: Вгаи\уе11. 92, 437. (1952).
65. Виьегпоу, Е.: Вгаи\уе11. 96, 1173. (1956).
66. Вг1еук, В.: Аи1ота11к. 7, 92. (1962).
67. ЕЬег(, С.: 2. апа1. СНет. 140, 161. (1953).

V68. ЕЬег{, О.: Ко11о1с1 21зсНпН 161, 129. (1958).
69. ЕЬег1, I.: Апдеш. С Ьет1С. 47, 305. (1934).
70. ЕЬег(, Ь.: 2. апа1. СНет. 100, 199. (1935).
71. ЕЬег(, О. — 1ап§Наттег, О.: СЬет. ТесЬп. 9, 162. (1957).

>*72. ЕЬег1, О. — 1ап§Наттег, О.: Ко11о1с1 215сЬг1!1 174, 5. (1961).
73. ЕЬег(, Ь. — ^аШзсНтШ, Е.: СЬет. РаЬг1к. 7, 180. (1934).
74. ЕШоН, М. А. — ]опез, А. Я. — ^оскНа^ ,̂ В.\ Апа1. СЬет.

19, 10. (1947).
75. Еп§еИег. А. — Мй11ег, Р. М.: Ко11о1с1 21зсЬг1а. 166, 25. (1959); 

С 132, 3419. (1961).
76. Егёеу Сгйг Т. — 8сНау О.: Е1тё1е11 Р |21ка1 К ё т 1а Тапкопуу- 

к1а(16, Вис1арез1, '1962.
77. Езре, 1Г.; У1аз1поз11 Ъто1 РгаЬа: 8ЫТЬ 1956.
78. РеИот, I .  — ТапИИо, Е.: АппаИ д! СЫт1са. 47, 751. (1957). 
78а. О. Регепсгь 8. — Р. Вгапй1 Е. — Сего Ё.\ Рег10Й1са Ро1у1есЬ-

п1са. 10, 147. (1966).
79. Реха, / .  — Випапес, 2..: 5Ьогп1к ууз. 5ко1у сЬет.-1есЬпо1од!скё 

V, Ргаге, 'Ро1гаУ1пагзка 1есНпо1. 6, 131. (1962).
80. Реха. — РозепЬаит, М.: 51Ика1у. 8, 210. (1964).
81. Реха, / .  — РозепЬашп, М.: Ргйтуз! ро1гау1П. 16, 281. (1965).
82. Р1от, В. а. — ЕШпё, Р. Апа1. СЬет. 25, 541. (1953).
83. Р1а1а, 5.: С Ьет1ску Ргйтуз!. 11, 36, 405. (1961).
84. Ро§агаз I.:  Ма^уаг Кёт1кизок Ьар]а. 4, 539. (1949).
85. РогеЦ, / .  — Метес, РгакИска е!ек1гоП1ка. РгаЬа: ТесЬп1ско- 

уё(1ескё уус1ауа1е1з1у1, 1952.
188

86. Ргозш , У. — ВиИа, Е. — Са1ат1а. М.\ Л. Арр1. Ро!. Зс!. 11, 
527. (1967).

87. РгбНИск, Н.\ ТЬеогу о{ 01е!ес1г1сз, Ох!ог(!, 1949, 1958.
88. РйгШ, Р.: РЬуз1к, 2. 25, 676. (1924).
89. ОаЫИагй, Р. — Ро1аег(, Р.: АгсЫуез с1ез 5с1. Оепеуа, 13, 100.

(1960).
90. СаНа^Нег, О. С.: 1пз1гитеп1з апс1 Аи1ота1. 27, 135. (1954).
91. Оаз(, Тк.\ 2. апделу. РЬуз1к. 2, 41. (1950).
92. 0а5^, ТН.\ ОесЬета МоподгарЫеп. 27, 337. (‘1953).
93. 0аз1, ТН.: РНу51каИзсН-сНет1зсНе Апа1узе йигсН Меззип§ йег 

01е1ек1п’211а1зкопз1ап1;е. Нап(1ЬисН с1ег Тес1ш1зсЬеп Ве1г1еЬзкоп1;го1- 
1е IV. кб1е1. 149. Ье1р21^, 1953.

94. Сег15сНег, И.: 2. Е!ек^госЬет. 58, 9. (1954).
95. 01етзег, О.: Рог^зсНг. СНет. РогзсНд. 2, 273. (1950).
96. С1иЬгесН1, Н. — М1етапп, Е. О.: Ка1иг\У153. 42, 576 (1955).
97. ОоШ, РН. 1. — Регппе, Р. I.:  Л. СНет. Епд. Оа!а 12, 4. (1967).
98. ОоШшд, Е. Е1ес1г1са1 Меазигетеп1з ап(1 Меазиг1пд

1пз1гитеп1з, Ьопйоп, 1955, 1957. IV. Ге]е2е1.
'*'99. ОоЫзтИН, В. / .  — Ми1г, Тгапз. Рагадау 5ос. 56, 1656.

(1960).
100. Горнбейн Е. Я., Русин Г. Г. — «Журнал физической химии»,

1965, т. 39, с. 1211.
101. Сдгд§  — К о за — У61§уез1: '145. 961. 32. з2аЬас1а1от 1958.
102. а^ап^, Р. А.: Л. Арр1. СНет. 8. 136. (1958).
103. Ог[11ИНз, ]. — 1атез, В. — РЫШрз, С.: Апа1уз1. 77, 897. 

(1952).
104. ^^0Vез, Ь. О. — К1п§, 3. 5ос. СНет. 1п(1. 65, 320. (1946).
105. Сгйпеьзеп, Е. — 01еЬе, Е.: РНуз1к, 21зсНг. 13, 1097. (1912).
106. Гурьянова Е. М., Гольдштейн И. П. — «Журнал общей хи

мии», 1962, т. 32, с. 12.
107. Наске1, РНуз1к. 2. 37, 160. (1936).
108. На11. / .  Ь.— аЬЬзоп,  / .  А.—СпШфеЫ, Р. Е.—РШПрз, Н. О.— 

8е1Ьег1, СН. В.: Апа1. СНет. 26, 835. (1954).
109. На1опеп, Е. А.: 5пота1а1зеп Т1ес1еака1ет1ап. То1т11икз1а 

(1ип. Асас1. 5с1. Репп1сае) 5аг]а А. И, 41. (1954).
109а. Наган, Е. N. — Огш§газ, Н. — Ка1г, В.: Л. Арр. Ро1. 5с1.

9, 3505. (1965).
ПО. Наг1тиИг, I.:  2. Ыа1игГогзсЬд, 9Ь, 257. (1954).
111. НазЫто1о, У. — Мог1, /.: Л. рНагтас. Зое. Лар. 72, 1532. 

(1952).
112. НейУ1̂  Р. — 1еп1а1 Су.: Кёт1а1 32егке2е1ки1а1а8 КайюНиПа- 

токкаЬ Мйз2ак1 Кбпуук1ас16, Вийарез!, 1965.
113. Не11те§е, К. Н. — 1ап§Ьеиг, С.: Ко11о1(1 21зсНг1П. 172, 44.

(1960).
114. Н^ре, 1. — МаиЬег§, Ш.: Рг2етуз1 СНет1сгпу. 236. (1963).
115. Ищре1, А. Р.: 01с!ес1г1с Ма1ег1а!з апс! АррЬсаИопз, Ьопс1оп, 

1954.
116. Но^рпашг, Т.: Рё!уе2е1бк ёз (11е1ек1г1киток е!тё!е1е. Мёгпбк! 

ТоуаЬЬкёргб 1п1е2с1, Вис1арез1, '1954.
117. НоЛтапп, Т.: 01е1ек1г1киток е!тё1ек. Мёгпок! Т0УаЬЬкёр20 

1п1ё2е1, Вийарез!, 1954.
118. Но]1тапп, Е. С. — Тогпаи, ^7.; 2. апа!. СНет. 186, 231.

(1962).
119. Но1§пё, I. — Саитапп, Т.: Не!у. СЫт. Ас1а. 41, 1933. (195,8).

189



120. Ноигютк, Я..'. СИет1е и. Тес11По1од1е с1ег Кип$151оГГе, Акайе- 
т15сЬе Уег1а§8§[е5е115сНаГ1. Ье1р21д, I. 630. (1954).

121. Ноте, 7̂. Н.\ 1ге Тгапзас11опз оп 1п(1из1па1 Е1ес1гоп1сз. 5,
56, (1958).

|122. Нохй)е11, В. Р. — Ыса51го, Р. Н.\ Ви11. Оео1. 5ос. Атег1са. 70, 
1621. (1959).

123. Нзип-СШп СНи: Ниахие ТопдЬао. 11, 696. (1965).
124. НиЬег, О.: Ыа1иг\у1зз. 38, 281. (1951).
125. НиЬег, О.: 2. Ап^е\у. РЬуз1к. 6, 9. (1954).
125а. НиЫ, Ц7. Н . — Меи81ай1, М. Н . — НаП, / .  1̂ . — 1е1епу, I.:

Л. Атег. ОН. СЬет. 8ос. 29, 258. (1952).
1256. Нип^, Н. — ЫеизШ{, М. Н. — Наг1. / .  Я. — 7.е1епу, 

А тег. ОН. СНет. 5ос. 463. (1953).
126. Иманов Л. М., Абасов Я. М. — «Журнал физической хи

мии», 1965, т. 39, стр. 3044.
127. Иманов Л. М., Мирзоев Ф. Г., Зульфугарзаде К. Е. — 

«Журнал физической химии», 1965, т. 39, с. 2836.
128. 1зШа, У.: Ко11о1с1 21зсЬг1П 174, 124. (1961).
129. Ермаков В. И., Латышев Е. В., Антрапцев Ф. Я. — «Завод

ская лаборатория», 1965, т. 31, с. 889.
130. Кагйоз Р.: Маду. К ет. Ьар]а. 55, 289. (1949).
131. Катр^, О. — КоМзсНйНег, Н. Ъ. апоге. аПдет. СНет.

294, .10. (1958).
132. КешаИг, О. — ЬагсЫпоп1, N. У.: АгсЫу ТесНп. Меззеп

V 942—4, 91—94. (1938).
<133. К1гктоой, С. Е. — Кепйг'ьск. N. 8. — Вгогюп, Н. М.: Тех1!1е 

Нез. Л. 24, 841. (1954).
134. К183 Н агтаз гепйзгегек (1ез21111асюз Го1уата{а1г61. Капе!. 

(11332. Ьеп1п^гас1, 1954.
135. К1ет1. 1̂ '.: Вгеппз1ГоГ-СНет. 34, 294. (1953).
136. КШке. Р.: ОесИета МоподгарЫеп. 17, 108. (1951).
137. К1и§, О.: В1ЬИодгаПа. Рёт!раг1 Ки1а^6 1п1ё2е1 К1а(1уапуа, 

1964.
138. КШ§, О.—ВеИото, А.: АТТ1. 5ос. Ре1. 13, 219, (1967).
139. К1и^, О. — ВеИото, А. — 5егт, 5.: АТТ1 Зое. Ре1. 11, 389.

(1965).
140. Кпоке, 5.: 2. Е1ек1госЬет. 43, 749. (1937).
.141. КоЫгаизсН, Р.: Ргак11зсНе РНуз1к И. Ье1р21д, 1950.
'142. Vап К^еVе^еп, О. \^. — ЗсНиуег, Соа1 5с1епсе, Атзг^ег- 

й ат , 11957.
143. КгузгеюзЫ, М. — Магс1ш1, Л. Ро1утег 5с1. 29, 103. (1960).
144. Кйз1ег, НосИГгеяиепгксНп. Е1ек1гоакиз1. 59, 129 (1942).
145. ЬапцЬеиг, О.: Кипз1з1о[Ге. 51, 503. (1961).
145а. Лапшин Л. Л. Электрические влагомеры. Л\., Госэнсргоиз- 

дат, 1960.
146. Ьа^кохюзЫ, О. Е. — Ри1зсНег, Р. Е.\ Апа]. СНет. 24, 965.

(1952).
147. ЬеЬгип, А. — ЫеЬаег1, /?.; АгсЫуез (1е5 5с1. Оепеуа, 11, 14.

(1958).
1А8. ЕеЬгип, А. — Сопз1ап1, Е. — Моггатег, М. — ЫеЪаег1 Я . — 

^{зЬоигд. Л.; АгсЫуез йез 5с1. Оепеуа, 13, 104. (1960).
149: 1ектапп, Н. — Ко1кте1ег, Н .— МагепЬасН, М.\ Топ1п(1. 21г.

78, 336. (1954).
150. 1еопаЫ1, О. — Мапат, Е. — Я.ит1, В.: Ь’1пс1. Зассаг. 52, 68.

(1959).

190

151. 1езп1ак, В.: ТесЬп1ка Мг 2 (1950).
152. Ы дееи, Зс. Муегз ТоЬассо Сошрапу: ВгН. Ра1. 1028. 720

(1966).
153. Ызпег, А. — ТНаи, А. — 5сНа[ег, Н. С.: 01е СЬет1е йег 

ВгаипкоЫе Вс1 1. На11е.
/154. Ейск, Н.: 01зсЬ. ТехНИесНп. 7, 228. (1957).
155. Ейск, Н. — КоНп, Р.: Ре11е, ЗеНеп, Апз1г1сЬт1ие1. 63, 812. 

(1961).
156. 1йск, РеисЫ1дке11. МйпсНеп, \У1еп. (1964).
157. Ма]игу, Г. О. — МеШПе, Н. и̂ '.; Ргос. Коу. Зое. А 309, 323, 

496. (1951).
158. Мапйе1, М. — ]епагй, А.\ ВиИ. Зое. СЬ1т. Вс1§ез 67, 575. 

(1958).
>/ 159. ьап йег Маге1, Н. ЗоН Зс1. 87, 105. (1959).

160. МагуоИ, А. А . — 8тИН, Е. Я.: ТаЫе о! 01е1ес1г1с Сопз1ап1з 
о1 Риге Ыяи1с1з, N 8 3  С1гсп1аг 514 Ша51ип§1оп, иЗА  (1951).

161. МаИкез, М. — Мапцаг1г, И.: 'Ме1ПаП(1 ТехШЬег. 21, 326.
(1940).

162. Меске, Я.: 2. Е1ек1гос11еш. 52, 270. (1948).
163. Меске, Я- — ЯеиНгег, А.\ 2. Nа^и^{о^зсЬд 4а, 269. (1949).
164. Меске, Я. — Яоззхюод, К-: Апде\у. СЬет. 66, 75. (1954).
165. Меске, Я. — Яоззтод, К.: АгсЫу. 1есЬп. Меззеп V 942—5, 

185, 942—6, 229. (1955).
166. Меске, Я. — Яоззгюод, К-: 2. Е1ек1госНет. 60, 47. (1956).
167. Меске, Я. — 5сНШ, Н.: 2. Е1ек1госНет. 57, 270. (1953).
168. М1сНае1, Я.: 1п§. 01р1отагЬе11 ТесЬп. ЬеЬгапз1а11еп, СНет- 

пИт., 1951.
169. Михайлов Г. П., Борисова Т. И. — «Журнал технической фи

зики», 1953, т. 23, с. 2159.
170. Михайлов Г. П., Борисова Т. И. — «Успехи химии», 1961, 

т. 30, с. 895.
171. МШагй, О. ВгИ. Л. арр1. РЬуз1СЗ 4, 84. (1953).
172. МШег, С. О. — Л1аа55, О.: Сапаё. Л. СЬет. 38, 1606. (1960).
173. ЛИИеНип^ аиз й ет  01е1коте1ег-ЬаЬога1ог1ит ВегИп-Зй(1еп- 

(1е >1934.
|174. Л1опа^аЛа/г, Р. Н. — Мозе1еу, Т. 3. — ВигкНаИег Т. 3 . — 

Nапсе, О. А.-. Апа1. СЬет. 24, 193. (1952).
175. Мог1е1§Н, 8.: Аи1ота11с 7, 154. (1962).
176. МдМег, К. — 3^еV0§^, К.: РеИе, ЗеНеп, Апз1г1сЬт1йе1, 56, 46. 

(1954).
177. МйИег, Р. //.: Ко11о1а-2ЬсЬг1{1. 77, 260. (1936).
178. Nа§у  / .  — Огезг 1. — С. Регепсг1 3.\ Рег1ос11ка Ро1у1есЬп1са. 

10, 335. (1966).
179. Nа§у  / .  — С. Регепсг1 3. — Nуе^ейоV, О. М.: Рег1ос11ка Ро1у- 

1есЬп1ка. 10, 319. (1966).
180. Nаду  / .  — О. Регепсгь 5. — Мьгопоь, V. Р.: 2. апог§. аПдет. 

СЬет. 347, 191 (1966) ёз Ас1а СЬ!т. Иипц. 47, И89. (1966).
181. Nа§у .̂ — О. Регепсг1 3. — Рагказ Я.: Ас1а СЬ1т .  Нипд. 52,

319. (1967).
1182. В. Nа§у 3.: Ма^уаг К е т 1кизок Еар]а. 13, 42. (1958).
183. В. N аёу 3.: МТА. К ет. Тис1. Озх!. Кох!. 14, 314. (1960).
184. В. N аёу 3.: Ас1а СЬ1т . Нип^. 27, 49. (1961).

191



185. Н. Мацу 5.: ТбЬЬкотропепзп гепс152егек с11е1ек1готе1г1аз

У125да1а1а. А. Згегуез Уеду1раг! ёз |Мйапуа§1раг1 Ки1а16 1п1ё2е1 Ш ё- 
уез Мипка]'а. ЛиЬНеиш! Еукбпуу, 1961.

'186. В. Ма§у 8.: Езгког к1га2аз1 т и у ек к к  е1уё^2ёзёге. 150.354 32. 
32аЬас1а1от. 1961.

/; /у
187. В. Маду 8.: Оптйко(1о Ьегепйегёз ех1гакс1бз тиуе1е!ек

е1уё§2ёзёге. 150.142 32. 32аЬас1а1от. 1961.
'188. В. Ма§у 8.: Мадуаг Кёт1кизок Ьар]а. 19, 217. (1964).

189. В. Ма§у 8.: 01е1ек1готе1г1а. Мёгпок! ТоуаЬЬкёрго 1п1ё2е1, 
Вийарез!. 1964.

|190. В. Ма§у 8.-. Кап(11с1а1и51 ёг1еке2ёз, 1965.
191. В. Маду 8.: М1кгосЫт1са Ас^а Не11 4—'5, 676. (1966).
192. В. Nа^у  5.; Нипд. 8с1. 1пз1г. 25 (1966) Мг. 5—6. Упд. \У133. 

1пз1г. 41 (1967). Кй16пк1ас1а5.
193. В. Ыаду 8. — ВеИото, А. — 8егц1о, 8.: АТТ1 5ос. Ре1. 11, 

373 (1965).
194. В. ^ а д у  8. — Рё(ег Г.: Мадуаг Тех11ИесНп1ка. 15, 52

(1963). — Ко1опз2Ика1 Ёг^езИб. 5, 191. (1963). — Рг2ед1ас1 и^16к1еп-
П1С2у. 19, 207. (1965).

194а. В. Ма§у 8.: Ас1а СЫт. Нипд. 51, 235. (1967).
195. В. Ма§у 8 . — Уаг§а В.: Нипд. 5с1. 1пз1г. 29, (1968) Мг. 14.
195а. В. Ма§у 8 . — Уаг§а В. — 8гаЬ6 О.: Мадуаг Кёт1кизок

Ьар]а И. 32. 553. (1969).
195&. В. Маду 8. — Егс1е1 1. — Уаг§а В. — К185 Апйгазпё: Ко1о-

Г13211ка1 ЁгкзИо. 11, 18. (1969).

195с. В. Маду 8. — Регёпу1 [тгёпё — Магзг Р. Р.: МОапуад оз 
СитИраг (1969) Ыг. 7.

(1%. ЫеЬе, Е.: СЬет1кег 7Л§. 80, 478. (1956).
196а. Мегпз^, \У1С(1етаппз Апп. РЬуз1к. 60, 600. (1897).
197. ОеНте, Р.\ СЬет. ТесНп. 2, 216, 349. (1950).
198. ОеНте, Р.: СЬет. ТесЬп. 3, 171. (1951).
199. ОеНте, Р.: СЬегп13сЬе Апа1узеп йигсЬ Меззип^ уоп 01е1ек1:г1- 

211а1з-Коп51ап1еп, УЕВ ЬаЬогсЬет1е АроЫа, 1953.
200. ОеНте, Р.: РагЬе и. Ьаск. 59, 475. (1953).
201. ОеНте, Р.: РЬагта21е. 9, 977. (1954).
202. ОеНте, Р.: СЬет. ТесЬп. 6, 434. (1954).
203. ОеНте, Р.: СЬет. ТесЬп. 6, 503. (1954).
204. ОеНте, Р.: На1иг\у1зз. 41, 327. (1954).
205. ОеНте, Р.: СЬет. ТесЬп. 7, 525. (1955).
206. ОеНте, Р.: СЬет. ТесЬп. 7, 704. (1955).
207. ОеНте, Р.: Ыа1иг\у1зз. 42, 14. (1955).
208. ОеНте, Р.\ 2. Ма1игГогзсЬ§. 10Ь, 725. (1955).
209. ОеНте, Р.: РЬагта21е. 11, 335. (1956).
210. ОеНте, Р.: СЬет!кег 21§. 80, 162. (1956).
211. ОеНте, Р.: Апде\у. СЬет. 68, 457. (1956).
212. ОеНте, Р.: Кеее1ипдз1есЬп|к. 4, 173. (1956).
'213. ОеНте, Р.: 2. апа1. СЬет. 150, 93. (1956).
214. ОеНте, Р.: СЬет. ТесЬ. 8, 498. (1956).
215. ОеНте, Р.: СЬет. ТесЬ. 8, 594. (1956).
216. ОеНте, Р.: 2. На1игГогзсЬд. 126, 370. (1957).

192

т

217. ОеНте, Р.: В1е1ек1г1зсЬе Меззте1Ьос1еп гиг диап111а11уеп 
Апа1узе ипё Шг сЬет1зсЬе 51гик1игЬезиттипдеп, Уег1ад СЬет!е, 
\Уе1пЬе1т 1958.

218. ОеНте, Р.: СЬет. 1п^.-ТесЬ. 30, 521. (1958).
219. ОеНте, Р.: РагГйтег1е и. Козте11к. 39, 242. (1958).
219а. ОеНте, Р.: РагЬе и. Ьаск. 64, 183. (1958).
220. ОеНте, Р.: РагЬе и. Ьаск. 64, 319. (1958).
221. ОеНте, Р.: СЬет. 1пс1. 19, 224. (1958) Мг. 5.
222. ОеНте, Р.: Ре11е, 8е1Геп, Апз1г1сЬт1ие1. 60, 997. (1958).
223. ОеНте, Р.: СЬет1кег 21д. 82, 224. (1958).
224. ОеНте, Р.: Кипз^з^оП-КипёзсЬаи. 5, 524. (1958).
225. ОеНте, Р.: Апдеду. СЬет. 71, 572. (1959).
226. ОеНте, Р.: Апде\у. СЬет. 71, 401. (1959).
227. ОеНте, Р.: Кипз1з1оПе. 49, 226. (1959).
228. ОеНте, Р.\ СЬет1кег 21§. 83, 83. (1959).
229. ОеНте, Р.: СЬет1кег 21§. 83, 330. (1959).
230. ОеНте, Р.: Ре11е, 5е1Геп, Апз1г1сЬт111е1. 61, 218. (1959).
231. ОеНте, Р.: Ре11е, 5е1Геп, Апз1г1сЬт1ие1. 61, 363. (1959).
232. ОеНте, Р.: Егс1о1 и. КоЫе. 12, 623. (1959).
233. ОеНте, Р.: РагЬе и. Ьаск. 65, 498. (1959).
234. ОеНте, Р.: 2. апа1. СЬет. 167, 271. (1959).
235. ОеНте, Р.: 2. Ка1игГогзсЬд. 14Ь, 779. (1959).
236. ОеНте, Р.: Егс1б1 и. КоЫе. 13, 740. (1960).
237. ОеНте, Р.: РагЬе и. Ьаск. 66, 142. (1960).
238. ОеНте, Р.: Апде\у. СЬет. 72, 489. (1960).
239. ОеНте, Р.: .̂ оГ Е1ес1гоапа1. СЬет. 1, 181. (1959/60).
240. ОеНте, Р.: СЬет1кег 21д. 84, 291. (1960).
241. ОеНте, Р.: Рейе, 8е11еп, Ап51г1сЬтН1е1, 62, 910. (1960).
242. ОеНте, Р.: СЬет1кег 21§. 85, 257. (1961).
243. ОеНте, Р.: Егс1о1 и. КоЫе. 14, 711. (1961).
244. ОеНте, Р.: 01е1ек1г1зсЬе Меззте1Ьо(1еп гиг и̂ап̂ ;̂ 1а̂ ;̂ уеп Апа- 

1узе ипс1 Шг сЬет1зсЬе 51гик111гЬсз11ттипдеп. Уег1а§ СЬет1е,
и

Ье1т 1962, (тазосИк ЬоуПеН; к1а(3аз).
245. ОеНте, Р.: Апде\уапс11е Копйик1оте1г1е. Не1с1е1Ьегд, (1961.
246. ОеНте, Р.: 2. апа1. СЬет. 186, 215. (1962).
247. ОеНте, Р. — ЕЬег{, О.: РЬагта21е. 6, 471. (1951).
248. ОеНте, Р. — ЕЬег1, О.: СЬет. ТесЬп. 5, 363. (1953).
249. ОеНте, Р. — ЕЪег1, О.: ТесЬп. 6, 471. (1954).
250. ОеНте, Р. — Ре'таиег, М.\ СЬет1кег 21д. 85, 902. (1961).
251. ОеНте, Р. — Ретаиег, М.\ СЬет1кег 21^. 86, 71. (1962).
252. ОеНте, 0. — \Уо1!, 8.: СЬет. ТесЬп. 2, 216. (1950).
253. Опзадег, Л. А тег. СЬет. Зое. 58, 1486. (1936).
254. Оре1, Н. — АгйеИ, СЬет. ТесЬп. 19, 178. (1967).
255. ОрШка, С.; РЬуз1к. 2. 43, 296. (1933).
256. Осипов О. А., Панина М. А., Каширенинов О. Е., Неми- 

ров Г. В., Шеломов И. К. — «Журнал общей химии», 1961, т. 31, 
с. 3153.

257. Осипов О. А., Панина М. А., Лемперт Л. Е. — «Журнал 
общей химии», 1955, т. 25, с. 662.

258. РНас1ке, 5.: Л. 1псИап 1пз1. 8с1. 34, 293. (1952).
259. Ра1т, К.: 2. I  СЬет!е. 3, 1. (1963).
260. Ра1тег, I .  5.; Ргос. РЬуз. 8ос. 8есЬ В. 65, 674. (1952).
261. Паненко В. В . — «Журнал физической химии», 1963, т. 12,

С. 1172.
193



202. Рарр, А.\ Ап. ЗШп!. ип1у. Л. I. Сига, 1аз1, 5ес1. I. (Ы. 5 ) 
3 ,2 6 3 .(1 9 5 7 ).

'263. РаИегзоп, С. О.: Апа1. СНет. 27, 574. (1955).
264. Ре§огаго, М.: Ма1ег1е Р1а8исЬе ес1 Е1ас1отег1. 31, 803. 

(1965).
265. Ре(г1, Н. — ^^(йогп, 1пд.-АгЬе11, РасЬзсЬи1е !. СИст1е. 

КбкЬеп/АпН. 1953.

265а. Рё1ег Р. — В. Маду 8 .: Ко1ог15211ка1 ЁгкзНо. 374. 1964/5.
266. РоЫ, Н. А. — ВасзШ, Р. — РигсеН, Р.: о{ РНу81са1

СИет1з1гу. 64, 701. (1960).
267. Рип§ог Е.\ Оз2с111оте1г1а ёз Копс1ик1оте1г1а. Ака(1ёт1а1 

К1а(16 Вийарез!, 1963.
268. Ршщог Е. — В. Маду 8 . — 8 гаЬ6 С.: Тгап21з1огоз ОзхсШо- 

те1г1аз кёз2й1ек. 154.475 32. з2аЬас1а1от, 1967.
269. Рип§8, Ь. — Ргеипег, 0.\ РНуз1к. 2. 20, 551. (1919).
270. ^иа^§, М. — 01е1ге, М. — У1еки)е§, Н.\ СзеЬ згаЬ. 104 873.

1962.
271. РатроИа, Р. \У. — МШег, Я. С. — 8ту1Н, СН. Р.: Л. сНет. 

РЬуз1сз. 30, 556. (1959).
272. РеШзсН, I.:  Сотр1. Кеп1 237, 564. (1953), С. А. 48, 7151Й 

(1954).
273. Р1р1еу, В. О. — Мс1п1о8к, Р.: Сапаб. Л. СЬет. 39, 526. (1961).
274. йе Розеп, Н .  — ^^1ске, Ь. V. — ОеШоп, 8 . Апа!. СНет.

24, 1620. (1952).
275. Риз(, Н. Н.: Апде\^. СЬет. 63, 43. (1951).
276. Зака^шй, Т.: Л. 5ос. ТехШе Се11и1озе 1пс1. (Ларап) 7, 369,

491. (1951).
277. 8с1гау 0. — Ыа§у Ь . — 8 одз I. — Згекгёпуезу Т.: NадуГ^ск-

//
уепс1аз 1тре(1апс1а тёгоЬегепс1егёз. 149.504 зг. 32аЬас1а1от. 1961.

278. 8сИег1п§. Н. — Вигтез^ег, и̂ '.; 2. 1пз1гитеп1епкипйе. 44, 98. 
(1924).

279. 8 сНтШ, Г.: Апп. Р11уз1к. 64, 713. (1921).
280. 8 сНгеуег, О.: Кипз1з1оИе. 55, 45. (1965).
281. 8 сНирр. Р. — Меске, Р.: 2. Е1ек1госЬет. 51, 40. (1948).
282. 8 сНхюапп, Я.; Апп. РНуз1к. 5, 253. (1950).
283. 8 сНшп(И. Н. I.: 2. Р11у81ка1. СИет. 39, 275. (1938).
284. А. И. —  МсРкегзоп, А. Т. —  СигИз, И. I.: АгсЫу

ТесЬп. Меззеп V 942— 1, 90, (1935).
285. и!ека И. А. — «Журнал обще?1 химШ1», 1956, т. 26, с. 1340.
286. Шека И. А. — «Журнал общей химнн», 1957, т. 27, с. 848.
287. 8каю1шп, Е. N. — ^ОVе^апс ,̂ У. СарасИу ап(1 [)1е1ес1г1с 

Сопз1ап1. Епсус1оре(Иа оГ 1п(1из1г1а1 СНет1са1 Апа1уз1з I. 263—302,
1966.

288. 81еьо§1. К.: ОесЬета МоподгарЫеп. 14, 97. (1950).
289. 81еуо§1, К.: ОесНета МоподгарЫеп. '17, 95. (1951).
290. 8 е̂V0ё^, К.: В1е 51агке. 4, 117. (1952).
291. 81еьо§1. К.: Тошпс!. 21д. 76, 21. (1952).
292. 31е'оо§(, К.: ОесЬета МоподгарЫеп. 25, 146. (1955).
293. 8 е̂V0ё^, К. — 06гЦе1, Р.: ТаЬак — 21д. 13, 4. (1956).
294. 81еьо^1, К. — ОеНте, Г .:  218сЬг1Г1 1пз1г. Кипйе. 69, 160.

(1961).

295. 8те(апа I.: 01р]. типка, 1966. (М иедуект.)

194

8ту{к, С. Р. — ^аИз,  5.: Е1ес1г1с Мотоп1 апс1 Мо1еси1аг 
51гис1иге. 54, 2261. (1932).

297. 8ту1к, Ск. Р.: 01е1ес1г1с ВеЬау10г апс1 СЬет1са1 51гис1иге, 
Ые\у Уогк, 1955.

298. 8ту1к, / .  Е1ес1г1с 01ро1е шотеп1з, Ви11ег\Уог1Ь, Ые\У 
Уогк, 1955.

299. Снегирев М., «Электроника в бумажной промышленности», 
М., 1951.

300. 8поЫ, О. — Ьекаг, СЬет!ску ргГппуз!. 7, 402. (1957).
301. ВпоЫ, О. — Ьекаг, СоИесИоп С2ес1юз1о\'. СНет. С отти п .

23, 172. (1958).
302. 8поек, У. I.; РЬуз1к 2. 35, 196. (1934).
303. 5оо5 Згекгёпуезу Т.: РегшсИка РоИксНп1ка. 8, 29.

(1964).
304. Зраизгиз^ 3.: 2. РЯапгепегпаЬгипд, Ойпдип§[, Во(1епкипс[е.

115, 23. (1955).
305. 31агке, Н.: \У1ес1етаппз Апп. РЬуз1к. 60, 629. (1897).
306. 8{еткоЦ, О.: 2. 5р1Г11из1П(1. 57, N .̂ 25 (1934).
307. Зигуапгауапа, С. V. — Зотазипйагат, К. М.: Ас1а СЬ!т. 

Нип^. 24, 31. (1960).
308. ЗгаЬд, О. — В. Ма§у 3.: Л. оГ 5а. 1пз1г. 39, 414 (1962).
309. ЗгаЬб О. — В. Ма§у 8.: 11п1уег2а11з га(31б1гекуепс1а8 апуад- 

У12зда16 кёз2й1ёк 148.670 32, 32аЬас1а1от (1959).
310. ЗгаЬб О. — В. !^а§у 8.-. и п 1уег2аИз гас116Ггекуепс1аз апуад- 

У12зда16 кёз2й1ёк 149.345 зг. р61згаЬас1а1от. 1960.
31(1. Зга1ау 3.: Оагкеуегёкек (Ие1ек1готоз У1зе1кейёзе. 01332. 

1932.
312. 8га1ау Т. — Уага11уа1 ^. — РоггзоИ Ё.: Маду. К ёт . Ро1у61- 

га1. 71, 502. (1965).
313. Згекгёпуез Р.: 01е1ек1готоз а11апс1б 1с1Няя2па1аза Ыпег е!е-

и
дуек ёез21111ас1б]апа1. (01р1ота1егу) М иедуект, 1958.

Ъ\А. ЗгйсзеV, А. 1а. — Ретепко, Зг. О.: 2ауос1з2ка]а ЬаЬ. 30, 
1141. (1964).

315. ЗгкапаV^, С. /.; А с11е1ек1г1киток П21ка]а, Акас1ёт1а1 К1ас16, 
Вийарез!, 1953.

316. Такасз Р. — Су6г§у  Козгепек й!е1ек1готоз за]а1оззада1- 
пак У12зда1а1а. (ВапуазгаИ Ки1а16 1п1ё2е1 Ки1а1аз1 ]е1еп1ёз, 1968).

317. ТататизМ, В .— АЫуата, Н.: 21зсНг. Е1ек1госНет. 47, 340.
(1941).

318. Ткотаз, В. \7. — Раеёш, Р. 1. — \РИзоп, О. Апа1. СНет.
23, 1750. (1951).

319. Троицкий Г. В. — «Биохимия», 1940, т. 5, с. 375.
320. Тигпег, О. Ма1иге. 181, 1265. (1958).
321. Ук1, С.: Ре1го1еит Ргосеззшд. 7, 1433. (1952).
322. иитапп, Р.\ Епсук1ора(1!е йег 1есНп13сЬеп СЬет1е II. кб1е1 

455—479. игЬап, 8сЬ\уаггепЬегд. МйпсЬеп, ВегИп, 1961.
323. Усиков С. В. — «Журнал физической химии», 1961, т. 35, 

с. 1489.
324. Усиков С. В. — «Журнал физической химии», 1963, т. 37, 

с. 1641.
325. }Х^аи§кап, \У. Е. — Вег§тапп, К. — Зту(к, С. Р.: Л. РЬуз. 

СНет. 65, 94. (1961).
195



5'26. Уаидкап, «7. Е. — ЗтуИг, СИ. Р.: Л. РЬу51к. СИет. 65 98
(1961).

327. Венедиктова Р. И., Власенко И. В — «Завоаская лаборато
рия», 1964, т. 30, с. 1332.

328. Веселовский П. Ф., Воробьева Е. П. — «Пластические мас
сы», 1963, № 2, с. 6.

329. У1е1ш}е§, Н.\ СНет. ТесНп. 13, 13. (1961).
330. У1еНтеё. Р. — 0аз1. ТН.\ 2. ксЬп. РЬуз. 24, 56. (1943).
331. У1е1те§, Н. — Розе, К. — Оогпег, \У.-. СИет. ТесЬп. 13, 536

(1961).
332. УоЫг, 8. Е. — Р1§§, М. Л. рНу51к. сЬет. 58, 537. (1954) 
332а. ^̂ ас1а, У. — Оёа, М.: КоЬипзЫ Кадики. 10, 502. (1953).

V333. ^а§пег. К. АгсЬ. Е1ек1го1есЬп1к. 2, 371. (1914).
334. ^е$^. РН. ])('. — РоЫсНаих, Т. — ВигкНаИег, Т. 5.- Апа1 

СЬет. 23, 1625. (1951).
335. \( е̂$1, РН. ^ .  — Зетзе. Р. — ВигкНаИег, Т. 8.: Апа1. СНет

24, 1250. (1952).
336. ^еуцапй. С.: Огдап15с11-сИет15с11е Ехрег1теп11егкип$1, Ье!р

21  ̂ (^948). ‘
337. ^те^огйпег, / .  В . — ЗШпЬгесНег, О. — Ееаг, Г . Е.- Апа1 

СНет. 33, 515. (1961).
338. Н.: МШеПипдеп йез 1п51. Еп1ду1ск1. СНет. РНуз. Апа 

1у8епте4Ьо(1еп \УТШ 3, |10. (1960).
339. Ш1!. 8.: СНет1кег 21^. 80, 552. (1956).
340. Шо1[, 8.: 2. апа1. СНет. 143, 415. (1954).
341. Ш1}. 8. — Мйпз1ег. С. — 8аг!ег1, Е.: 2. Апа1. СНет. 140,

25. (1953).
342. Ш1}}, Р.: Апделу. СНет. 50, 72. (1957).
343. Ш 1Ц  Р. — 8сНттсИ, Н.\ Апде\^ .̂ СНет. 50, 72. (1937).
344. Уата}и}1, К. — УоШп, /.: Ко11о1с1 215сНг1Г1. 175, 27. (1961).
345. 1аНп, С. Т.: :РНу5|к. Кеу. 24, 400. (1924).

V34б. Жильненков И. В. — «Журнал физической химии», 1962, 
т. 36, с. 2406.

Мизгак! уеге^о: Т атаз Ьаз216 — Мизгак! з2егкез21о: Магкиз ВаИп!
А Ьоп'161 ёз а кб1ёз1 1егуе21е; Ра2(3ап 2 зи2за 

А кбпуу Гогта1ита: А5 — РёЫ апузгат: /1100 — Гу1епейе1ет; 12 (А5)

АЬгак згата: 133 — Рар1г т 1Позё§е: ПеИа, ЮОд 
//

Ве1исза1а(1 ёз тёге1: Ех1еп(1е(1, Ь д/§т , ёз со1/р1 — 
Агопоззад! 32ат: 30 704 

МО: 1439—1—7072 
КёзгйИ 32 М 82 560'1-59 ёз 5602-55 32ег1п1;

69.3533 Едуе1ет1 Ыуотйа, Вийарез!. Ре1е1оз уеге1о;
Лапка Оуи1а \§ат.§а{6

Оглавление

Предисловие редактора к русскому изданию 
Предисловие автора к русскому изданию 
Введение ......................................................................................

а) Определение предмета диэлектрометрии
б) Краткий исторический обзор развития метода

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

ИЗМЕРЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 
И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ 

Г л а в а  п е р в а я .  Теоретические основы . . . .
1. Общие с в е д е н и я ...................................................................
2. Электрофизический п о д х о д .............................................
3. Молекулярно-физический п о д х о д ................................

а) Неполярные м о л е к у л ы ..............................................
б) Полярные молекулы ....................................................
в) Влияние температуры на диэлектрическую прони

цаемость ...........................................................................
г) Влияние частоты на диэлектрическую проницае

мость. Понятие комплексной диэлектрической про 
ницаемости ......................................................................

4. Интерпретация уравнений поляризации Дебая, Клау
зиуса—Мосотти, О н з а г е р а ..............................................

Г л а в а  в т о р а я .  Методы диэлектрометрии. Измеритель 
ные приборы и измерительные ячейки..............................
5. Классификация м е т о д о в ...................................................

а) Электростатические м е т о д ы .....................................
б) Измерение емкости на переменном токе
в) С В Ч -м е т о д ы ....................................................................

6. Венгерские диэлектрометрические приборы
7. Зарубежные диэлектрометрические приборы. .
8. Измерительные ячейки и их классификация

а) Контактные измерительные ячейки и зонды
б) Бесконтактные измерительные ячейки

9. Схема подстройки нуля и нулевой триммер
10. Компенсация температурной зависимости диэлектри

ческой проницаемости .....................................................

11
11
13
14
15
15

16

17

20

21
21
22
23
2 5
28
37
4 2
4 5
4 7
49

51

197



Г л а в а  Т р е т ь я .  Измерение диэлектрической проницаемо
сти и диэлектрических потерь ................................................  53
И. Измерение диэлектрической проницаемост1И . . .  53

а) Измерен-ие диэлектрической проницаемости жид
костей .................................................................................... 53

б) Диэлектрометрические исследования порошков . 58
в) Диэлектрометрические исследования пластин,

фольги и п л е н о к ..............................................................62
12. Диэлектрические потери и их измерекие . . . .  66

а) Влияние частоты на диэлектрические потери. По
строение диэлектрического спектра . . . .  66

б) Влияние температуры на диэлектрические потери 68
в) .Агрегатное состояние и диэлектрическ'ие потери 68
г) Измерение диэлектрических потерь . . . .  69

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИЛ\ЕНЕНИЕ ДИЭЛЕКТРОМЕТРИИ

Г л а в а  ч е т в е р т а я .  Диэлектрометрия в структурных
и с с л е д о в а н и я х ...................................................................................72

13. Зависимость между структурой и диэлектрической
п р о н и ц а е м о с т ь ю ....................................................................... 72

14. Эффект а с с о ц и а ц и и ............................................................... 75
15. Измерение дипольного м о м е н т а ....................................... 76

Г л а в а  п я т а я .  Применение диэлектрометрии в области
химического а н а л и з а .....................................................................78
16. Определение степени чистоты и идентификация ве

ществ ............................................................................................ 78
17. Анализ двойных и псевдодвойных смесей . . .  79

а) Анализ, основанный на применении калибровоч
ных кривых диэлектрической проницаемости . . 80

б) Диэлектрометр.ическое т и т р о в а н и е ............................. 85
18. Анализ двойных систем по значению температурного

коэффициента диэлектрической проницаемости . . 89
19. Диэлектрометрическое определение содержания воды 90

а) Типы связи молекул воды в соединениях . . 90
б) Определение содержания воды в жидкостях . 95
в) Определение содержания воды в порошках « зер

нистых м а т е р и а л а х ........................................................ 96
г) Определение влажности пленок и фольги в лабо

раторных у с л о в и я х ...........................................................100
20. Анализ тройных с и с т е м .......................................................102
21. Анализ водных и неводных растворов . . . .  105
22. Применения диэлектрометрии в других областях ана

литической х и м и и ....................................................................107
Г л а в а  ш е с т а я .  Диэлектрометрический контроль хими

ческих процессов ..................................................................................109
23. Д и с т и л л я ц и я ..............................................................................109
24. В ы п а р и в а н и е ..............................................................................ИЗ
25. Э к с т р а к ц и я ..................................................................................116

а) П е р ф о р а ц и я ........................................................................ 116
б) П е р к о л я ц и я .......................................................................... 120

26. Разделение неоднородных с и с т е м .....................................121
198

а) Экстракция в е щ е с т в ........................................ •
б) Исследование устойчивости водных эмульсий

27. С о р б ц и я .....................................................................................
а) Контроль сорбционных процессов, происходящих

на молекулярном сите ............................................
б) Измерение сорбционной мощности и сорбционной

активности молекулярных с и т .................................
в) Диэлосорбер— сорбционная установка, контроли

руемая диэлектрометром ..............................................
28.  О с у ш к а .........................................................................................

■а) Осушка ж и д к о с т е й ...........................................................
б) Осушка газов с помощью молекулярного сита

Г л а в а  с е д ь м а я .  Контроль реакций органической химии
29. Непрерывный контроль реакций (условия, типы, ха

рактеристика) ....................................................................
а) Реакции между газом и жидкостью
б) Реакции жидкость—жидкость, жидкость—твердое

в е щ е с т в о ......................................................................
в) Реакции, сопровождающиеся изменением коней

стенции (полимеризация, пространственное струк 
турирование) ..............................................................

30.  Периодический контроль реакций . . . .
а) Контроль реакций без предварительной обработк.1

п р о б ы .............................................................................
б) Контроль реакций с предварительной обработкой

пробы .............................................................................
Г л а в а  в о с ь м а я .  Практические применения метода ди

электрических потерь .............................................................
31. Исследова?ше качества и чистоты веществ
32.  Применение метода диэлектрических потерь в обла

ст.и а н а л и з а .......................................................................
33. 1 

(1 1
Г л а в а

щ ных
34. 1
35. ’
36. ;
37. :
38. :
39. :
40.

41. '
42.
43.

ж! 44.

1  • 45.

а) Пространственное структурирование
б) Реакции полимеризации и поликонденсации
в) Старение в результате процессов окисления

Пищевая промышленность 
молочная, мясная и др.)

(пекарная, мукомольная

ские химические вещества

регистрации
водства

и автоматизации промышленного произ

122
123
124

125

126

128
131
131
131
133



П р и л о ж е н  и̂ я. Таблицы констант, используемых в диэлек 
трометрии ....................................................................................

I. Диэлектрическая проницаемость органических соеди 
нений .................................................................................
а) Углеводороды алифатические
б) Углеводороды ц и к л и ч е с к и е ......................................|
в) Галогенозамещенные углеводороды алифатические
г) Галогенозамещенные углеводороды циклические
д) Спирты и другие гидроксильные соединения
е) Карбоновые кислоты и их производные
ж) Э ф и р ы .............................................................................
з) Альдегиды, к е т о н ы ......................................................
и) Сложные эфиры алифатические . . . .
к) Сложные эфиры ароматические . . . .
л) Амины .и нитрилы . . . . . . . .
м) Гетероциклические соединения . . . .

И. Диэлектрическая проницаемость неорганических со 
единений .............................................................................

III. Диэлектрическая проницаемость эталонных (диэлек
трически чистых) ж и д к о с т е й ......................................

IV. Диэлектрическая проницаемость смеси диоксан—вода
V. Дипольные м о м е н т ы ......................................................

Список литературы ........................................................................

Ш А Н Д О Р  Б. Н А Д Ь  

ЭЛЕКТРОМЕТРИЯ

Редактор издательства Н. А. М е д в е д е в а  
О блож ка художника А. М. К у в ш и н н и к о в а  

Технический редактор Л. В. И в а н о в а  
Ко р ректо р Э. А. Ф и л а н о в с к а я

Сдано в набор 18/Х11975 г. Подписано к печати П /Ш  1976 г. 
Формат 84х 108»/8> Бумага типографская № 2
Уел. печ. л. 10,5 Уч.-изд. л. 11,03 Тираж 2100 экз. Зак. 425 

Цена 73 ко^I.

Издательство «Энергия», М осква, М-114, Ш люзовая наб., 15.

М о ск о в ск а я  ти п о гр а ф и я  №  10 С о ю зп о л и гр а ф п р о м а  
при Г о су д а р ств е н н о м  ком итете С о в е та  М и н и стр о в С С С Р  
по делам  и зд а те л ь ств , п о л и гр аф и и  и книж ной то р го в ли . 

М о ск в а , М-114, Ш л ю зо в ая  н аб ., 10.






