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Geleitwort. 
1m April 1928 sind es 20 Jahre, daB in der Wiener klinischen Wochen

schrift eine Arbeit erschien mit dem Titel: "Uber Thermopenetration". 
Zeynek und seine Mitarbeiter gaben darin in eindeutig klarer Weise 
eine Methode bekannt, mit Hille von Hochfrequenzstromen im Innem 
des Korpers. Warme zu erzeugen. Sie hatten diese Methode bereits an 
einer Reihe von Kranken erprobt und ihre therapeutische Wirksamkeit 
erwiesen. Diese im Jahre 1908 erschienene Mitteilung ist also die erste 
Arbeit iiber jene Methode, die wir heute als Diathermie bezeichnen, 
wobei Hochfrequenzstrome zur Tiefendurchwarmung beniitzt werden. 
Zwei Jahrzehnte sind seitdem verflossen. 

Die Diathermie fand unter den Arzten anfanglich wenig Anhanger. 
Die Griinde hierfiir waren mannigfache. Zunachst war zur Ausiibung 
des Verfahrens ein ziemlich kostspieliges Instrumentarium erforderlich. 
Die Methode selbst war noch recht unvollkommen, die Apparate waren 
mangelhaft, ebenso wie die Elektroden, man hatte noch keine einwand
freie Technik und Dosierung gefunden. Dazu kam eine nicht unbetracht
liche Angst, die man vor der Anwendung so starker elektrischer Strome 
hatte, zumal die Erinnerung an die schweren Rontgen- und Radium
verbrennungen, die zu Beginn dieses Jahrhunderts beobachtet wurden, 
noch eine sehr lebhafte war. Dies alles wirkte hemmend auf die Ver
breitung der Diathermie und es dauerte Jahre, bis das MiBtrauen, das man 
der Methode anfanglich entgegenbrachte, iiberwunden war. Heute aller
dings hat sie sich allgemein durchgesetzt und jene Verbreitung gefunden, 
die ihrer Bedeutung entspricht. Die Diathermie ist heute nicht nur eine 
Methode des physikalischen Therapeuten, sie wird von dem Gynakologen, 
Urologen, Chirurgen und vielen anderen Facharzten ausgeiibt, ja sie 
ist bereits eine Methode des praktischen Arztes geworden. 

So sehr diese allgemeine Anerkennung zu begriiBen ist, so birgt sie 
doch gleichzeitig eine Gefahr in sich, eine Gefahr fiir die Methode selbst. 
Derjenige, welcher die Entwicklung der Diathermie von Anbeginn 
verfolgt hat, kann die Befiirchtung nicht von sich weisen, daB wir nun 
bald den Gipfelpunkt erreicht haben, von dem aus es zum Abstieg, 
mit anderen Worten zum Niedergang kommt, nicht weil die Methode 
das nicht leistet, was man von ihr versprochen hat, sondem weil sie in 
den Randen dieser Tausende von Arzten, welche sie heute ausiiben, nicht 
das leistet, was sie kann. Man hat langst die Gefahren vergessen, die man 
anfangs befiirchtete, man hat langst vergessen, daB wir uns die Technik 
der Diathermie im Verlaufe vieler Jahre durch Versuche an der Leiche, 
am Tier und Menschen miihsam errungen' haben, um sie zu jener Hohe 
zu bringen, die sie derzeit besitzt. Die Technik der Diathermie wird 



IV Geleitwort. 

heute als etwas Nebensachliches betrachtet, ja man nimmt sich iiberhaupt 
nicht mehr die Miihe, sie zu erlernen. Man kauft sich einen Diathermie
apparat und diathermiert, d. h. man legt Elektroden irgendwo und irgend
wie an und schickt einen Strom hindurch. DaB die Elektroden nicht die 
entsprechende GroBe und Form haben, daB sie schlecht liegen, daB man 
infolgedessen nicht die notwendige Stromstarke erreicht, daB man iiber
haupt an dem erkrankten Organ vorbeidiathermiert, das alles kommt 
demjenigen, der meint, er sei durch den Ankauf eines Diathermieapparates 
schon ein Elektrotherapeut geworden, gar nicht zum BewuBtsein. Er 
sieht nur, daB er keinen Erfolg erzielt. Es fallt ihm beileibe nicht ein, 
daB seine Unwissenheit, seine mangelhafte Technik Schuld an dem Aus
bleiben des Erfolges ist. Schuld ist in seinen Augen vielmehr die Methode, 
die das nicht leistet, was man von ihr erwartet hat. Das ist das Urteil 
des Arztes und das ist schlieBlich auch die Uberzeugung des Kranken, 
der vergeblich behandelt wurde. Da aber heute Hunderte von Arzten 
ohne jede physikalische und technische Vorbildung derart behandeln 
und Tausende von Kranken derart behandelt werden, so kann es nicht 
ausbleiben, daB die Diathermie in ungezahlten Fallen, wo sie wirken 
konnte, versagt und dadurch das Vertrauen weiter Kreise verliert. Wird 
es auch den vielen Diathermiedilettanten nicht gelingen, die Methode vollig 
umzubringen, so werden sie ihr doch schweren Schaden zufiigen. Das 
aber muB derjenige, der seit Jahren fUr die Geltung dieser so wertvollen 
Therapie eingetreten ist, auf das tiefste bedauern. 

Das vorliegende Buch, das im Jahre 1913 das erstemal erschien, 
ist nicht eine bloBe Anleitung zum Anlegen der Elektroden. Es faBt 
den Gegenstand von einem etwas hoheren Standpunkt auf. Es will 
den Leser nicht nur in die Technik der Diathermie einfiihren, es will 
ihm auch die physikalischen Grundsatze klarlegen, auf denen diese 
Technik beruht. Es will ihm weiterhin die physiologischen Wirkungen 
Rchildern, welche die Hochfrequenzstrome im Korper auslosen, und 
ihn schlieBlich mit den therapeutischen Anzeigen und Gegenanzeigen 
vertraut machen, welche sich daraus naturgemaB ableiten. Es wurde in 
dem Buch die gesamte Literatur, soweit sie irgendwie von Bedeutung 
ist, beriicksichtigt. Die Flut von Veroffentlichungen, die bis heute 
iiber Diathermie erschienen sind, restlos zu erfassen, ist allerdings kaum 
moglich, aber auch kaum notwendig. Denn unter der groBen Zahl von 
Mitteilungen, welche die Zeitschriften aller Lander fUllen, sind es heute 
nur mehr ganz wenige, welche irgendeinen Fortschritt bringen. Die 
meisten von ihnen beschranken sich darauf, langst Bekanntes, anscheinend 
nur dem Autor noch Neues, zu wiederholen oder sie ergehen sich darin, 
bedeutungslose technische Vorschlage zu machen. Trotzdem wurde auch 
in dieser Auflage das umfangreiche Literaturverzeichnis noch beibehalten, 
urn dem wissenschaftlichen Arbeiter das miihsame Zusammensuchen 
der Literatur zu erleichtern. 

Moge das Buch, das nunmehr ein sechstesmal ausgegeben wird, auch 
weiterhin den Studierenden und Arzten ein Berater und Wegweiser sein. 

Wien, im Dezember 1927. 

J. Kowarschik. 



Inhaltsverzeichnis. 

Einleitung. 
Der Begriff der Diathermie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Die Geschichte der Diathermie ... . . . . . . . . . . . . . 
Die Stellung der Diathermie in der Thermo- und Elektrotherapie . 

Erster Teil. 

Die Physik der Diathermie. 
I. Die Umwandlung von Elektrizitat in Warme . . 

II. Aligemeines liber Hochfrequenzstrome (elektrische 
Der Begriff der elektrischen Schwingung 
Der elektrische Schwingungskreis . . . 

III. Die Erzeugung von Hochfrequenzstromen . 

Zweiter Teil. 

Schwingungen) 

Das Instrumentarium der Diathermie. 
I. Der Diathermieapparat und seine Bestandteile 

II. Diathermieapparate verschiedener Firmen . 
III. Die Hilfsapparate ... 
IV. Die Elektroden. . . . . . . . . . . . 

Dritter Teil. 

Die Technik der Diathermie. 
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I. Die ortliche Diathermie . . . . . . . . . . . 
Das Anlegen, Befestigen der Elektroden u. a. 
Die Lokalisierung der Warme. . . . . . . . 
Die Dosierung der Warme . . . . . . . . . 

II. Die allgemeine Diathermie ......... . 
Die allgemeine Diathermie miGl>els Kontaktelektroden 
Die allgemeine Diathermie auf dem Kondensatorbett 

III. Storungen im Betrieb des Apparates 
IV. Verbrennungen durch Diathermie ..•........ 

Vierter Teil. 

Die physiologischen Wirkungen der Diathermie. 

Seite 

1 
2 
5 

7 
8 
8 

14 
19 

26 
31 
39 
43 

51 
52 
52 
55 
61 
65 
65 
68 
70 
72 

I. Die fehlende Reizwirkung auf die motorischen und sensiblen Nerven 75 
II. Die ortliche Warmewirkung . . . . . . 79 

III. Die allgemeine Warmewirkung. . . . . 88 
IV. Die Wirkung auf das BlutgefaBsystem . 93 
V. Die Wirkung auf den Magen und Darm 100 

VI. Die antibakterielle Wirkung . . . . . . 103 



VI Inhaltsverzeichnis. 

VII. Die schmerz- und krampfstillende Wirkung . . 
Seite 
105 
107 
109 

VIII. Die Wirkung auf den iirtlichen Stoffwechsel . 
IX. Die Wirkung auf den allgemeinen Stoffwechsel 

Flinfter Teil. 

Die therapeutischen Anzeigen der Diathermie. 
I. Allgemeines liber Anzeigen und Gegenanzeigen 113 

II. Die Erkrankungen der Gelenke und Knochen 117 
Anzeigen und Gegenanzeigen . . . 117 
Die Technik der Gelenksdiathermie . . . 121 

III. Die Erkrankungen der Muskeln . . . . . . 130 
Die Myalgie. . . . . . . . . . . . . . 130 
Die Verletzungen der Muskeln . . . . . . . . . . . . . 130 
Die Erkrankungen der Sehnenscheiden und Schleimbeutel . 131 

IV. Die Erkrankungen des Nervensystems 131 
Die Neuralgie und Neuritis. . 131 
Periphere Lahmungen . . . . . . . . . . . . . . 137 
Poliomyelitis acuta anterior . . . . . . . . . . . 137 
Tabes dorsalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 
Erkrankungen des Zentralnervensystems anderer Art 139 
Die Neurasthenie . . . . . .. . . 140 
Die Beschaftigungsneurosen. . . . . . . . . . 141 
Der Morbus Basedowi .......... 142 

V. Die Erkrankungen des Herzens und der BlutgefaBe 142 
Die Erkrankungen des Herzens . . . . . . . . 142 
Die Arteriosklerose ... . . . . . . . . . . . . . 145 
Die GefaBneurosen, die GefaBlahmung und Erfrierung. 147 
Die arterielle Hypertension. . . . . . . . . . . . . 149 

VI. Die Erkrankungen der Luftwege, der Lunge und des Rippenfelles 151 
Die Erkrankungen der Luftwege . . . . . . . . . 151 
Die Erkrankungen der Lunge und des Rippenfelles . 151 

VII. Die Erkrankungen der Verdauungsorgane 153 
Die Erkrankungen des Magens . . 153 
Die Erkrankungen des Darmes . . 156 
Die Erkrankungen der Gallenwege. 158 

VIII. Die Erkrankungen der Harnorgane . . 159 
Die Erkrankungen der Niere . . . 159 
Die Erkrankungen der Harnblase . 160 

IX. Die Erkrankungen der maunlichen Geschlechtsorgane 161 
Urethritis gonorrhoica . . . . 161 
Die Strikturen der Harnriihre 165 
Die Prostatitis und Vesiculitis 165 
Die Epididymitis . . . . . . 167 

X. Dic'l Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane 168 
Parametritis (Adnextumoren) . . . . . . . . . 169 
Cervicitis und Endometritis. . . . . . . . . . . . . . 174 
Amenorrhoe, Dysmenorrhoe und funktionelle Stiirungen . 175 
Nachbehandlung nach Krebsoperationen 177 
Geburtshilfe. . . . . . . . . 178 

XI. Die Erkrankungen des Auges . . . . 178 
Experimentelle Untersuchungen. . 178 
Anzeigen und Gegenanzeigen . . . 180 
Die Technik der Augendiathermie . 181 

XII. Die Erkrankungen des Ohres 183 
XIII. Die Erkrankungen der Haut 184 

Anhang. 
XIV. Die Kombination von Diathermie und Rontgenbestrahlung ..... 186 



Inhaltsverzeichnis. VII 

Sechster Teil. 

Die chirurgische Diathermie und ihre Anzeigen. 
Seite 

I. Allgemeines uber die chirurgische Diathermie . . . . . . 188 
Der Begrif£ der chirurgischen Diathermie . . . . . . 188 
Die Elektroden und Apparate fur die chirurgische Diathermie 189 
Die Technik der chirurgischen Diathermie 193 
Die VorteiIe der chirurgischen Diathermie 199 
Die Lichtbogenoperation . . . . . . . . 201 

II. Die Anzeigen der chirurgischen Diathermie . 202 
Erkrankungen der Raut . . . . . . . . . 202 
Erkrankungen der Mundhohle, des Nasenrachenraums u. a. 206 
Erkrankungen der Rarnwege 2lO 

Literaturverzeichnis. . . . . . 213 
Namen- und Sachverzeichnis. . 240 



Einleitung. 

Der Begrift' der Diathermie. 
Diathermie oder Thermopenetration nennt man ein Heilverfahren, 

bei dem Wechselstrome hoher Frequenz durch den Korper oder Teile 
desselben geleitet werden, um die Warme, welche diese Strome auf 
ihrem Durchtritt durch das Gewebe erzeugen, therapeutisch auszunutzen. 

Es ist eine seit langem bekannte Tatsache, daB jeder elektrische 
Strom den Leiter, welchen er passiert, erwarmt. Die GroBe dieser 
Erwarmung ist neben anderem wesentlich von dem Widerstand abhangig, 
welchen der Leiter dem Durchtritt des Stromes entgegensetzt. Es geht 
gleichsam ein Teil der elektrischen Energie, unter Umstanden selbst 
die ganze, in der Uberwindung dieses Widerstandes als Warme ver
loren. Wir betrachten diese Warme analog unseren V orstellungen aus 
der Mechanik als das Resultat einer Art von Reibung und nennen sie 
daher Reibungs- oder Widerstandswarme oder nach dem Englander 
James Joule, der ihre Gesetze naher studierte, auch Joulesche Warme. 
Sie verdankt ihre Entstehung einer Umwandlung von elektrischer in 
kalorische Energie. 

Diese Joulesche Warme wird in der Elektrotechnik vielfach praktisch 
verwertet. So beruht unsere elektrische Heizung und Beleuchtung 
durchwegs auf einer solchen Energieumwandlung. Es sind durch den 
Strom erhitzte Widerstande, welche bei den verschiedenen elektrischen 
Koch- und Heizapparaten ihre Warme fUr praktische Zwecke abgeben, 
es ist die Widerstandswarme, welche den Faden unserer Gluhlampen 
zu so starker Erwarmung bringt, daB er leuchtet, und es ist die gleiche 
durch den Widerstand bedingte Warme, welche die Platinschlinge 
unseres Galvanokauters zur Rot- und zur WeiBglut erhitzt. Dies nur 
einige Beispiele. 

Auch der tierische Korper ist ein Leiter fur Elektrizitat. Wie steht 
es nun mit der Moglichkeit, lebendes Gewebe nach diesem Prinzip, 
aber wohlverstanden, nicht indirekt durch den Kontakt mit erhitzten 
Leitern, sondern direkt und unmittelbar durch den elektrischen Strom 
selbst zu erwarmen? 

Die Verwirklichung dieses Problems scheiterte bis vor kurzem an der 
Tatsache, daB uns keine Stromart bekannt war, die fUr diesen Zweck 
geeignet gewesen ware. Denn der Gleichstrom und der Wechselstrom 
von niederer Frequenz, wie ihn die Industrie und wie ihn ahnlich auch 
die Elektrotherapie fur gewohnlich verwenden, sind fur das beabsichtigte 

Kowarschik, Diathermie. 6. Aufl. 1 
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Ziel ganz und gar unbrauchbar. Die heftigen neuro-muskularen Reiz
erscheinungen, welche diese StrOme auslosen, gestatten nur' me 
Verwendung von verhaltnismaBig sehr kleinen Stromstarken; bei dem 
konstanten sind es wenige Milliampere, bei dem faradischen selten mehr 
als ein ganzes Milliampere, die wir therapeutisch anwenden. Zwar wird 
natiirlich auch dabei Joulesche Warme gebildet, doch ist diese ent
sprechend der geringen Stromstarke so geringfiigig, daB sie praktisch 
nicht meBbar und therapeutisch bedeutungslos ist. In dem MaBe, als 
wir mit der Stromstarke in die Hohe gehen, steigt wohl auch die ent
wickelte Widerstandswarme; lange bevor wir jedoch eine merkbare 
thermische Wirkung zu erzielen imstande sind, gebieten uns die Schmerz
empfindung der sensiblen und die Muskelreaktion der motorischen Nerven 
ein kategorisches Halt. Nur bei Stromstarken, welche bereits die 
schwerste Schadigung oder den Tod des Menschen herbeifiihren, finden 
wir eine thermometrisch nachweisbare Erwarmung 

Dies illustrieren z. B. interessante Untersuchungen von Mc Donald und 
Spitzka, welche im Riickenmarkskanal der duroh Elektrokution Hingerichteten 
Temperaturen von 1220 Fahrenheit, d. i. 500 Celsius, nachweisen konnten. Es 
wurde dabei das Riickenmark der Lange nach zwischen einer auf den Kopf und 
einer auf das GesaB aufgelegten Elektrode durchstromt. Die zur Verwendung 
kommende Spannung betrug zwischen lOOO-1500 Volt. 

Wollen wir am lebenden und fiihlenden Menschen eine Durch
warmung durch den elektrischen Strom ausfiihren, so bediirfen wir 
dazu einer Stromart, welche dieser schweren physiologischen Wirkungen, 
die den gewohnlichen Stromen eigen sind, entbehrt. Nur ein Strom, 
der keine Schmerzempfindung, nur ein solcher, der keine Muskel
zuckung auslost, laBt sich in seiner Intensitat so weit hinaufschrauben, 
daB er eine merkliche, eventuell therapeutisch verwertbare Warme
wirkung gibt. 

Die Geschichte der Diathermie. 
Eine Stromform, welche diese Bedingungen erfiillt, hat die Elektro

technik in den Hochfrequenzstromen gefunden. Diese wurden zuerst 
von dem Ingenieur Nicola Tesla dargestellt als Wechselstrome von 
auBerordentlich raschem Richtungswechsel (Frequenz), verbunden mit 
einer Spannung bis zu mehreren hunderttausend Volt. Sie heiBen in 
dieser Form daher auch Teslastrome. Solche Strome wurden von dem 
franzosischen Physiologen Arsonval im Jahre 1892 fiir Heilzwecke 
empfohlen, weshalb ihre Anwendung in der Therapie den Namen 
Arsonvalisation erhalten hat. 

Eine Reihe von auffallenden physikalischen Erscheinungen ist ihnen 
eigen, welche sie zur Erzielung glanzender Experimente verwerten 
lassen. 1m Gegensatz dazu ist aber ihre Reizwirkung auf motorische 
und sensible Nerven iiberraschend gering. Sie ist unverhaltnismaBig 
geringer als die des gewohnlichen Gleich- und Wechselstromes. Infolge
dessen konnen die Hochfrequenzstrome auch therapeutisch in ungleich 
groBeren Stromstarken zur Anwendung kommen. 

Bereits Tesla war es aufgefaUen, daB sich unter der Einwirkung 
solcher Strome bisweilen Korper deutlich erwiirmen. Auch Arson val 
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machte die Beobachtung, daB ihre Anwendung am Menschen in ent
sprechender Stromstarke eine nicht unbetrachtliche Erwarmung des 
durchstromten Gewebes zur Folge hat 1). Diese Tatsache wurde im 
weiteren durch die Experimente von A. Cornu und J. Marey be
statigt 2). Spater konnte Arsonval die Warmewirkung der Hoch
frequenzstrome an Kaninchen und Meerschweinchen in charakteristi
scher Weise demonstrieren 3). Er beniitzte als Elektroden zwei mit 
Wasser gefiillte GefaBe und lieB die Tiere mit den V orderpfoten in das 
eine, mit den Hinterpfoten in das andere GefaB tauchen. Schickte er 
nun einen Hochfrequenzstrom von geniigender Intensitat durch den 
Korper, so konnte er eine vollkommene Verkochung der Extremitaten, 
welche den engsten Tell der Strombahn blldeten, erzeugen. Bordier 
und L e com t e zeigten in anderer Weise das gleiche 4). Fiihrten sm in 
die Mundhohle und in das Rektum von Kaninchen je eine zylindrische 
Metallelektrode ein, so vermochten sie die Erwarmung der Tiere so weit 
zu treiben, daB diese unter den Erscheinungen der Uberhitzung zugrunde 
gingen. 

Diesen Forschern und' desgleichen allen jenen, welche spater ahn
liche Beobachtungen machten, lag jedoch der Gedanke vollkommen 
fern, diese Warme, die sie wenigstens zum Teil als Widerstandswarme 
physikalisch richtig deuteten, therapeutisch auszunutzen. Arsonval 
selbst bezeichnete sie als lastige Nebenerscheinung (une sensation de 
chaleur desagreable) 5). Weder ihm noch den anderen Beobachtern 
kam die theoretische und praktische Bedeutung dieser Erscnei,nqng 
zum BewuBtsein 6). Es verdient dies aus dem Grunde betont zu werden, 
weil heute von zahlreichen franzosischen Autoren (Delherm, Laquer
ri ere, Doyen u. a.) die Diathermie als Erfindung Arsonvals rekla
miert wird. 

Als im Jahre 1898 R. v. Zeynek im Laboratorium Professor N ernsts 
Untersuchungen mit Hochfrequenzstromen anstellte, konnte auch er 
die eben erwahnte Warmewirkung nachweisen. Er stellte fest, daB 
Hochfrequenzstrome bestimmter Wellenlange keine andere Empfindung 
als die der Warme auslOsen. Er erkannte aber auch gleichzeitig die 
Tragweite dieser Entdeckung und sprach als erster in bestimmter Form 
den Gedanken aus, diese Warme fiir die Therapie nutzbar zu machen. 
Zeynek sagt in seiner diesbeziiglichen Arbeit 7): "Eine Beobachtung 
von Interesse ist bei diesen Versuchen gemacht worden: obwohl keine 
der uns gelaufigen physiologischen Stromwirkungen bei der Mehrzahl 
dieser Versuche auftrat, war eine deutliche Erwarmung der beiden zum 
Versuch verwendeten Finger zu verspiiren; diese riihrt offenbar von 

1) Comptes rendus. 20. Miirz 1893. Conference faite it la Societe de Physique. 
20. April 1892. 

2) Comptes rendus. 3. Juli 1893. 
3) Societe de biologie 1896. 
4) Comptes rendus. Dezember 1901. S. 1295. Arch. d'electr. med. 1902. S. 46. 
5) Bulletin de la Societe intern. des electriciens 1897. 
6) Comptes rendus. Bd. 133 (1901), S. 1298 "il faut eviter .•. toute elevation 

anormale de temperature". 
7) Nachrichten von der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu 

Gottingen (Mathem.-physikaI. Abteilung) 1899. S. 101. 

1* 
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Joulescher Warme her. Es durften die Tesla-Schwingungen das einzige 
Mittel sein, eine gleichmaBige Durchwarmung des Korpers zu ermog
lichen." 

AHerdings war zu dieser Zeit die Technik der Hochfrequenz noch 
in ihren Anfangen und es war noch nicht gelungen, hochfrequente 
Wechselstrome in jener Form herzusteHen, die, vollkommen frei von 
sensibler oder motorischer Reizung, die Warmewirkung rein zur Geltung 
kommen lieBen. Nichtsdestoweniger aber verfolgte Zeynek den ein
mal gefaBten Gedanken weiter und es gelang ihm, im Jahre 1904 
Dr. W. v. Prey 13 fUr die Sache zu interessieren. Beide unternahmen 
nun eine Reihe von planmaBigen Untersuchungen mit einem Tesla
instrumentarium besonderer Konstruktion. 1m Jahre 1905 unterzog 
Zeynek auf der Klinik WoHler in Prag seine Methode der ersten 
klinischen Erprobung und hatte die Genugtuung, bei der Behandlung 
eines infolge von Gonorrhoe versteiften Handgelenkes einen schonen 
Erfolg zu erzielen. Dabei verschwieg er sich aber nicht, daB die Technik 
seines Verfahrens noch manches zu wiinschen ubrig lieB und daB sie in 
dieser Form ungeeignet war, dem therapeutisch-praktischen Bediirfnis 
des Arztes zu genugen. Vor aHem war es die hohe Spannung der Tesla
strome, daneben ihr ungleichmaBiger Verlauf, welche sich hochst storend 
bemerkbar machten. 

Es handelte sich also darum, die uberflussig hohe Spannung herab
zudrucken und andererseits die diskontinuierlichen Wechselstrome, wie 
sie Tesla verwendete, in kontinuierliche umzuwandeln. In diesem 
Bestreben fand er einen erfolgreichen Mitarbeiter in Dr. v. Bernd, 
dem vor aHem die weitere Ausgestaltung der Apparatur zu danken ist. 

Das Problem, kontinuierliche oder ungedampfte Hochfrequenzstrome 
zu erzeugen, wurde damals auch von den Technikern der drahtlosen 
Telegraphie auf das eifrigste verfolgt. Der danische Ingenieur Waldemar 
Poulsen war der erste, welchem die Losung dieser Aufgabe gelang. 
Er zeigte, daB sich mit dem nach ihm benannten elektrischen Lichtbogen 
Wechselstrome von sehr hoher Frequenz und annahernd kontinuier
lichem Verlauf erzeugen lieBen. Bernd war die Bedeutung dieser 
Erfindung fiir die von Zeynek, PreyB und ihm verfolgte Absicht 
sofort klar und er konstruierte mit Hilfe des Poulsenschen Lichtbogens 
einen Hochfrequenzapparat, der sich fUr die Zwecke der elektrischen 
Durchwarmung als durchaus brauchbar erwies. 

Nachdem die genannten Forscher zuerst in zahlreichen Experi
menten an Tieren und sich selbst die Technik und die physiologische 
Wirkung des von ihnen ersonnenen Verfahrens studiert hatten, stellten 
sie auf der Klinik Professor Ortners in Innsbruck die erste Serie 
klinischer Untersuchungen an, liber welche sie im April 1908 (Wien. 
klin. Wochenschr. Nr. 15) ausfiihrlich berichteten. Es waren zehn FaHe 
von teils akuten, teils subakuten Arthritiden, welche sie mit gutem 
Erfolg behandelten. Die neue Heilmethode erhielt von ihren Erfindern 
den Namen Thermopenetration. 

Das Verdienst Zeyneks und seiner Mitarbeiter, die elektrische 
Tiefendurchwarmung in die Therapie eingefUhrt zu haben, blieb, wie 
bekannt, nicht unbestritten. Fr. Nagelschmidt in Berlin beanspruchte 
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die Prioritat der Idee fUr sich. Auch'Nagelschmidt waren die Warme
wirkungen, welche Hochfrequenzstrome im lebenden Gewebe entfaiten, 
gleich anderen Forschern nicht unbekannt und in einem Referat, das 
er auf der 79. Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte im 
Jahre 1907 in Dresden iiber Hochfrequenzstrome hielt, wies er unter 
anderem auf das Phanomen hin und demonstriel'te es am lebenden 
Menschen 1). Der entscheidende Gedanke, diese Erscheinung als thera
peutische Methode systematisch zu verwerten, wurde von N agel
schmidt aber erst im Dezember 1908 in seiner Arbeit "Tabes und 
Hochfrequenzbehandlung" (Miinch. med. Wochenschr. 1908, Nr. 49) aus
gesprochen, wo er dieses Verfahren als Elektrotransthermie bezeichnet. 
Zu dieser Zeit hatten jedoch Zeynek und seine Mitarbeiter schon ein 
eigenes Instrumentarium speziell fUr den Zweck der elektrischen Tiefen
durchwarmung gebaut, hatten diese neue Methode bereits klinisch 
gepriift und ihre Erfolge veroffentlicht. Mag somit der Gedanke 
Nagelschmidts auch ein selbstandiger gewesen sein, so war er doch 
bereits durch die Prioritat der Tatsachen iiberholt. 

Das Verfahren, das von Zeynek zuerst Thermopenetration genannt 
worden war, wurde von Nagelschmidt als Diathermie bezeichnet. 
Dieser Name, der spaterhin auch von Zeynek angenommen wurde, 
erscheint zweckmaBiger und auch der Kiirze wegen der griechisch
lateinischen MiBbildung Thermopenetration vorzuziehen. Er soll daher 
durchwegs im folgenden gebraucht werden. Delherm und Laquerriilre 
verwenden auch die Bezeichnung Endothermie, was vielleicht das Wesen 
der Sache noch besser trifft, indem es die autochthone oder endogene 
Entstehung der Warme betont. 

Die Stellung der Diathermie in der Thermo- und 
Elektrotherapie. 

Es ist aus dem bisher Gesagten wohl ohne weiteres klar, daB die 
Diathermie ein vollkommen neues eigenartiges Mittel darstellt, Organe 
und Organteile zu erwarmen, das sich von den bisher gebrauchlichen 
Arten der Warmetherapie grundsatzlich unterscheidet. Wahrend diese 
ausschlieBlich von der Oberflache der Haut oder Schleimhaut aus in die 
Tiefe zu wirken suchen, erzeugt die Diathermie die Warme im Innern 
des Gewebes selbst, wo sich elektrische Energie in Warme umsetzt. 
Dadurch wird es verstandlich, daB die Diathermie an Tiefenwirkung 
allen anderen Verfahren weit iiberlegen ist; wir konnen wohl sagen, daB 
sie die einzige Methode ist, die es ermoglicht, Gewebe oder Organe in 
beliebiger Tiefe zu durchwarmen. 

Doch ist es nicht allein die Tiefenwirkung, welche die Diathermie 
von anderen Methoden auszeichnet, auch einen zweiten wesentlichen 
Unterschied diirfen wir nicht iibersehen. Die durch Hochfrequenzstrome 
erzeugte Warme verdankt ihren Ursprung der Zufuhr fremder Energie, 
die wir dem Korper in Form von Elektrizitat einverleiben. Anders bei 

1) Zit. nach Nagelschmidt. Leider fand gerade diese zweifellos bemerkens
werte Mitteilung weder in die Verhandlungen der Gesellschaft noch auch in die 
Referate eine Aufnahme. 
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den friiher iiblichen thermischen Prozeduren, etwa einem HeiBluftbad. 
Infolge des schlechten Warmeleitungsvermogens der Haut und besonders 
des subkutanen Fettgewebes, das wie ein Warmeisolator wirkt, ist 
eine einfache Weiterleitung der Warme in die Tiefe des Korpers so gut 
wie ausgeschlossen. Dazu kommt die machtige Abwehrreaktion von 
seite der GefaBe in Form einer aktiven Hyperamie, die alsogleich 
ausgelOst wird, sobald die Haut mit einem hoher temperierten Medium 
in Beriihrung tritt. Kommt es trotzdem zu einer meBbaren Temperatur
erhohung in den tieferen Gewebsschichten, so ist diese einzig und allein 
die Folge der reaktiv ausgelOsten Hyperamie und des dadurch gesteigerten 
lokalen Stoffwechsels. Die Erwarmung ist also hier nicht ein einfach 
physikalischer Vorgang, sondern eine biologische Reaktion, mit welcher 
der Korper auf den auBeren Warmereiz antwortet. 

Es besteht somit ein tiefgreifender Unterschied in dem Mechanismus 
der Warmebildung bei der Diathermie und den anderen thermischen 
Verfahren: Bei der ersteren ist es ein EnergieiiberschuB, den wir dem 
Organismus erteilen, bei allen anderen Methoden dagegen ist es ein 
gesteigerter Energieverbrauch, zu dem wir den Korper veranlassen. 
Das muB festgehalten werden, wenn wir die Verschiedenheit in der 
therapeutischen Wirkung der Diathermie gegeniiber den seit alters her 
geiibten Warmeprozeduren verstehen wollen. 

Wenn die Diathermie ihrem therapeutischen Effekt nach auch vor 
allem zur Thermotherapie gerechnet werden muB, so ist sie doch eine 
elektrische Behandlung im engeren Sinne, denn es werden bei ihr ganz 
ebenso wie bei der Galvanisation und Faradisation elektrische Strome 
zu Heilzwecken unmittelbar durch den Korper geleitet. Sie erfordert 
daher auch Apparate zur Erzeugung einer bestimmten Art von Strom, 
Elektroden zu dessen Anwendung usw. Von diesem Standpunkt ist 
die Diathermie also eine Methode der Elektrotherapie und reiht hier 
in das Kapitel "Hochfrequenz" ein. 

Die Hochfrequenzstrome stellen eine ganz spezielle und interessante 
Form der elektrischen Energie dar, die in physikalischer wie in physio
logischer Beziehung eine Sonderstellung einnimmt. Wollen wir da:;, 
Wesen der Diathermie von Grund aus verstehen, dann ist es notwendig, 
daB wir uns zunachst mit den besonderen Eigenschaften dieser Strome 
vertraut machen. 



Erster Teil. 

Die Physik der Diathermie. 

I. Die Umwandlnng von ElektrizitUt in WUrme. 
Das Gesetz von Joule. Die Diathermie beruht auf der therapeutischen 

Verwertung jener Warme, welche durch die Umwandlung elektrischer 
Energie in kalorische Energie auf der Strombahn entsteht. Wir haben 
es also mit einer Energietransformation zu tun, wobei der Korper selbst, 
wenn man so sagen darf, den Transformator spielt. Es ist das Ver
dienst von James Prescott Joule, die Bedingungen, unter welchen 
sich die Umwandlung von Elektrizitat in Warme vollzieht, zuerst 
experimentell festgelegt zu haben (1844). Joule schickte Strome von 
bekannter Starke durch Drahte, welche sich in einem Wasserkalorimeter 
befanden, und bestimmte die Erwarmung dieses Wassers. Er kam dabei 
zur Aufstellung des Gesetzes, das heute nach ihm als das Joulesche 
Gesetz bezeichnet wird und das sich in folgende Punkte zusammen
fassen laBt: 

1. Die gebildete Warmemenge ist direkt proportional dem Quadrate 
der Stromstarke (i), das heiBt, die doppelte Starke erzeugt die vierfache, 
die dreifache Starke die neunfache Warmemenge. 

2. Die gebildete Warmemenge ist direkt proportional dem Wider
stand des Leiters (w), so daB der doppelte Widerstand auch die doppelte 
Kalorienzahl liefert. 

3. Die gebildete Warmemenge ist direkt abhangig von der Dauer 
der Stromung (t). 

W (Warme in g-Kal.) = k· i2 • w' t. 
kist in diesem Ausdruck eine Konstante, die gleich wird 0,24, wenn 
i in Ampere, w in Ohm und t in Sekunden ausgedriickt wird. 

Warmemenge und Erwarmung. Das Joulesche Gesetz ermoglicht es, 
aus den drei GroBen, der Stromstarke, dem Widerstand und der Zeit 
die durch den Strom gebildete Warmemenge in Kalorien zu berechnen. 
Das, was uns praktisch interessiert, ist aber nicht so sehr die Kalorienzahl, 
die ein Korper in sich aufgenommen hat, als vielmehr die Temperatur
erhohung, welche ihm dadurch zuteil geworden ist. Diese nennen wir 
Erwarmung und messen sie in Celsiusgraden (z). Warmemenge und 
Erwarmung stehen wohl in einem direkten Abhangigkeitsverhaltnis von
einander, sind aber nicht identisch. 

Die Erwarmung, welche ein Korper durch eine bestimmte Warme
menge erfahrt, wird beeinfluBt durch seine Masse (m) und seine spezifische 
Warme (s). 
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1. Die Masse. Die Warmemenge W, einem Korper von der Masse m 
zugeteilt, verleiht ihm eine Temperaturerhohung von z Graden. Die 
gleiche Quantitat Warme auf einen Korper von der doppelten Masse 
2 m verteilt, bewirkt jedoch nur einen halb so hohen Temperaturanstieg 
(Z/2 Grad). Wir ersehen daraus, daB der Temperaturzuwachs bei gleicher 
Kalorienzahl der Masse des Korpers umgekehrt proportional ist. Die 
Masse eines Korpers driicken wir bekanntlich in Gramm aus. 

2. Die spezifische War me. Auch dann, wenn zwei Korper die 
gleiche Masse haben, werden sie durch die gleiche Warmemenge nicht 
dieselbe Temperaturerhohung erfahren, wenn ihre spezifische Warme 
verschieden ist. Unter spezifischer Warme verstehen wir die Warme
menge, welche notwendig ist, die Masseneinheit eines Stoffes um 10 C 
zu erwarmen. Je groBer die spezifische Warme eines Korpers, desto 
mehr Warme wird er also aufnehmen mussen, urn eine bestimmte 
Temperatur zu erreichen. 

Die spezifische Warme des Wassers nehmen wir dabei als Einheit 
an, sie ist im Vergleich zur spezifischen Warme anderer Korper ver
haltnismaBig hoch. Es werden daher auch stark wasserhaltige Substanzen, 
wie z. B. die Muskeln, eine hohe spezifische Warme haben und sich 
demnach bei gleicher Kalorienaufnahme weniger stark erwarmen als das 
wasserarme Fettgewebe oder der Knochen. Wenn wir die spezifische 
Warme des letzteren der des Kalziumphosphates gleichsetzen, so betragt 
sie nur ein Fiinftel der des Wassers (B. Walter). 

Fiir die Erwarmung eines Korpers konnen wir somit die Gleichung 

aufstelIen z (in Celsiusgraden) = W oder, wenn wir fur W den durch 
ms 

·2wt 
das J oulesche Gesetz bestimmten Ausdruck einsetzen, z = k ~l -. Daraus 

ms 
ist ersichtlich, daB die Erwarmung eines stromfuhrenden Leiters von 
nicht weniger als funf physikalischen GroBen abhangig ist, die aIle 
bekannt sein mussen, um seine Temperaturerhohung in Celsiusgraden 
berechnen zu konnen. 

Sind die Verhaltnisse also schon in einem Leiter von durchaus 
homogener Beschaffenheit - und einen solchen haben wir bisher 
immer vorausgesetzt - sehr komplizierte, so sind sie es in noch viel 
hoherem Grade, wenn wir es mit einem Leiter wie dem menschllchen 
Korper zu tun haben, der sich aus den verschiedenartigsten Teilen 
zusammensetzt, aus Geweben von verschiedenem elektrischen Wider
stand, verschiedener Masse und verschiedener spezifischer Warme. 

II. Allgemeines fiber Hochfrequenzstrome 
(elektrische Schwingnngen). 

Der Begri1f der el('ktrischen Schwingllng. 
Weehselstrome niederer und hoher Frequenz. In der Elektrotherapie 

unterscheiden wir bekanntlich zwei Arten von Stromen, den Gleich
strom und den Wechselstrom. Unter Gleichstrom verstehen wir diejenige 
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Stromart, bei der, um im Sinne der Elektronentheorie zu sprechen, 
die materiellen Trager der Elektrizitat, die Elektronen, andauernd in 
derselben Richtung wandern, also eine progrediente, fortschreitende 
Ortsveranderung vollziehen, wobei sie schlieBlich von dem einen Ende 
des Leiters bis zum anderen Ende desselben gelangen. Anders beim 
Wechselstrom. Hier wechselt die Richtung der elektrischen Kraft 
ununterbrochen, so daB die Elektronen, die sich eben nach einer be
stimmten Richtung hin in Bewegung gesetzt haben, alsbald wieder 
umkehren mussen, um sich in entgegengesetztem Sinn zu bewegen, so 
lange bis die elektrische Kraft sie zu einem neuerlichen Richtungswechsel 
zwingt usw. Sie fUhren hier also keine fortschreitende, sondern eine hin
und hergehende, eine pendelnde oder schwingende Bewegung um ihre 
Ruhelage aus. Die Wechselstrome werden daher auch als Schwingungs
strome bezeichnet. 

Die Zahl der Schwingungen, welche die Elektronen in einer Sekunde 
ausfuhren, bezeichnen wir als die Schwingungszahl oder die Frequenz 
des Wechselstromes. Sie kann sehr verschieden groB sein. Es konnen 
einige wenige, es konnen aber auch Tausende, Hunderttausende, ja 
Millionen Schwingungen in der Sekunde stattfinden. Wir unterscheiden 
danach Wechselstrome von niederer und solche von hoher Frequenz. 
Letztere werden auch kurzweg Hochfrequenzstrome genannt. Niedere 
und hochfrequente Wechselstrome sind, das wollen wir ein fUr allemal 
festhalten, ihrem Wesen nach einander grundsatzlich gleich und unter
scheiden sich nur durch die in der Sekunde sich vollziehende Zahl der 
Richtungswechsel. 

Die von unseren elektrischen Zentralen gelieferten Wechselstrome, 
welche wir zur Beleuchtung, Beheizung, zum Betriebe von Motoren 
und ahnlichen Zwecken verwenden, zahlen in der Regel nicht mehr 
als 100 Wechsel in der Sekunde, sie sind also niederfrequente Strome. 
Bei den Hochfrequenzstromen, deren wichtigstes Anwendungsgebiet die 
drahtlose Telegraphie und Telephonie ist, betragt die Zahl der Richtungs
wechsel einige Hunderttausend bis zu mehreren Millionen in der Zeit
einheit. Die Grenze festzulegen, von der ab wir einerseits von nieder
frequenten, andererseits von hochfrequenten Stromen sprechen, unter
liegt der Willkur. 1m Sinne der Elektrotherapie spricht man von Hoch. 
frequenzstromen dann, wenn sie die Wechselzahl von einigen Hundert
tausend in der Sekunde erreichen. 

Die gewohnlich fUr technische Zwecke verwendeten Strome werden 
bekanntlich durch Dynamomaschinen erzeugt, und zwar meist in der 
Weise, daB an feststehenden Drahtspulen, die einen Eisenkern enthalten, 
groBe, radial angeordnete Elektromagnete vorbeirotieren. Die Zahl der 
Richtungswechsel hangt von der Zahl der Magnetpole und der Rota
tionsgeschwindigkeit der Maschine ab; sie betragt, wie erwahnt, meist 
nicht mehr als lOO fUr die Sekunde. 

Man hat sich vielfach bemuht, nach dem gleichen Prinzip, also mit 
Hille rotierender Maschinen, Wechselstrome sehr hoher Frequenz zu 
erzeugen. So hat N. Tesla verschiedene Modelle konstruiert, deren 
Frequenz bis zu 30000 steigt, Fessenden hat sogar einen Generator 
gebaut, dessen sekundliche Periodenzahl 60 000 erreicht, aber damit 
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scheint man an der Grenze der Leistungsfahigkeit angelangt zu sein. 
Die Technik der Hochfrequenzstrome ware wohl heute noch in ihren 
Anfangen, hatte uns die Natur nicht ein Mittel an die Hand gegeben, 
welches das Problem, Schwingungsstrome von Millionenfrequenz zu 

Abb. 1. Die Ent· 
ladung einer Lei
denerflasche durch 

einen Funken. 

erzeugen, in einfachster Weise loste: Es ist dies der 
elektrische Funke. 

Der Funke als Erreger elektrischer Schwingungen. 
Habe ich einen Kondensator, z. B. eine Leidener 
Flasche, aufgeladen, so besteht zwischen deren beiden 
Belegungen eine Potentialdifferenz oder Spannung, 
die aber infolge des sie trennenden Dielektrikums, 
des Glases, nicht zum Ausgleich kommen kann. Auf 
der einen Seite, der positiven, besteht gleichsam 
ein Uberdruck, auf der anderen, der negativen, 
em ebenso groBer Unterdruck. Lege ich nun an 
die beiden Belegungen je einen Draht leitend an 
(Abb. 1) und nahere die freien Enden dieser zwei 
Drahte einander, so wird bei einer bestimmten 
Disanz, jedoch noch vor einer Beriihrung, ein Funke 
zwischen ihnen auftreten, der die Entladung des 
Kondensators herbeifiihrt. 

Dieses sichtbare Phanomen der Entladung in Form des Funkens 
wollen wir uns nun etwas naher betrachten. 

Obwohl es nur Bruchteile einer Sekunde dauert, sind wir trotzdem 
imstande, dasselbe genauer zu analysieren. Feddersen hat dies im 

Abb. 2. Bild eines elektrischen Funkens im rotierenden Spiegel. 

Jahre 1862 das erstemal mitHilfe eines um seineAchse schnell rotierenden 
Spiegels getan. Wenn man das Bild eines Funkens in einem solchen Spiegel 
betrachtet, so erscheint dasselbe in Form eines Bandes auseinander 
gezogen, wie es Abb. 2 darstellt. Dieses Bild, welches den Funken in 
seine einzelnen Phasen zerlegt, ist kein einheitliches Lichtband, wie man 
zunachst erwarten sollte, sondern ein ununterbrochenes, aus einzelnen 
hellen Streifen zusammengesetztes, was uns beweist, daB der Entladungs
vorgang kein kontinuierlicher, sondern ein intermittierender ist. 

Wie bereits vor Feddersen im Jahre 1847 Helmholtz auf Grund 
theoretischer Erwagungen erschlossen und Thomson 1853 durch 
Rechnung bestatigt hat, ist die Entladung eines Kondensators durch 
einen Funken ein wesentlich komplizierterer Vorgang als man vielleicht 
anzunehmen geneigt ware. Der Ausgleich der Spannung findet nicht 
einfach in der Art statt, daB die Elektrizitat vom Orte des hOheren 
zu dem des niedrigeren Druckes, nach unserer V orstellung also vom 
positiven zum negativen Pol hiniiberstromt, bis der Spannungsausgleich 
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erreicht ist; wir haben uns vielmehr vorzustellen, daB die durch die 
p16tzliche Uberwindung des Luftwiderstandes in Bewegung gekommene 
Elektrizitat infolge einer Art von Tragheit oder Beharrungsvermogen 
iiber das Ziel hinausschieBt und nunmehr die urspriinglich negative 
Belegung jetzt positiv aufladet. Auf diese Weise kommt es zunachst 
zu einer Umkehrung der ursprunglichen Polaritat: wo fruher Unter
druck war, ist jetzt Uberdruck. 

Dieser Zustand ist jedoch, nachdem einmal die Entladung eingeleitet 
ist, gleichfalls nicht bestandig und hat zur Folge, daB der Entladungs
vorgang im nachsten Moment in entgegengesetzter Richtung einsetzt. 
Aber auch diesmal wird der Gleichgewichtszustand noch nicht erreicht, 
sondern abermals ein Potentialunterschied, und zwar wieder in entgegen
gesetztem Sinne erzielt. So findet ein Hin- und HerschieBen der 
Elektrizitat, sagen wir der Elektronen, in wechselnder Richtung statt. 
Allerdings nimmt die Intensitat der Bewegung stetig ab, so daB nach 
etwa 15-20 Umkehrungen das System zur Ruhe kommt und der 
Kondensator entladen ist. 

Die Entladung erfolgt somit in Form einer elektrischen Stromung, 
die auBerordentlich rasch ihre Richtung wechselt, wenn man bedenkt, 
daB der ganze Vorgang nicht mehr als 1/50000 Sekunde in Anspruch nimmt. 
Wir haben es also hier mit einem richtigen Wechselstrom von sehr 
hoher Frequenz oder mit dem zu tun, was wir oben als elektrische 
Schwingungen bezeichnet haben. Allerdings dauert ein solcher "Strom" 
nur Bruchteile einer Sekunde, da er mit dem Moment des Spannungs
ausgleiches erloschen ist. Die kurze Dauer, in der sich dieses Ausgleichs
phanomen abspielt, bedingt es auch, daB der Funke von unserem Auge 
nur als einheitliche Lichterscheinung empfunden wird. 

Die Erklarung, welche ich hier von der oszillatorischen Entladung 
eines Kondensators gegeben habe, macht nicht den Anspruch auf physi
kalische Exaktheit, sie ist vielmehr nur ein Gleichnis, welches den 
Vorgang unserem Verstandnis naherbringen solI. 

Vergleiche aus der Mechanik und Aknstik werden uns diesen Vor
gang noch klarer machen. Der Name Schwingung knupft an unsere 
Vorstellungen aus der Mechanik an; wir denken dabei an die Schwingungen 
eines Pendels, einer Saite, eines Stabes und ahnliches. Wir gebrauchen 
den Ausdruck Schwingung in iibertragenem Sinn aber auch dort, "wo 
es sich nicht urn die wirkliche Bewegung materieller Korper handelt, 
sondern um Veranderungen irgendwelcher GroBen, deren zeitlicher Ablauf 
durch dieselben formalen Mittel darstellbar ist" (Geitler). In der Tat 
besteht zwischen der mechanischen Schwingung und der elektrischen 
eine weitgehende Analogie, wie wir gleich sehen werden. 

Bringt man ein Pendel aus seiner Gleichgewichtslage und laBt es 
dann plOtzlich los, so wird es nicht einfach in seine Ruhestellung zuruck
kehren, sondern infolge der erlangten Beschleunigung iiber diese hinaus
gehen, nach Erreichung einer bestimmten Hohe wieder umkehren und 
so Schwingungen vollziehen, deren Amplituden immer kleiner und kleiner 
werden. Auch hier ist es das Beharrungsvermogen, welches die Fort
setzung der Bewegung uber die Ruhestellung erzwingt. In gleicher 
Weise wird auch eine gespannte Saite zu S<,hwingungen angeregt, wenn 
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sie aus ihrer Mittellage gebracht und dann plOtzlich freigegeben wird. 
Dasselbe gilt fiir eine Stimmgabel, die man anschlagt und die dadurch 
in Schwingungen versetzt und zum Tonen gebracht wird. 

Die Beispiele, welche uns die .AhnIichkeit zwischen elektrischen und 
anderen Schwingungen oder wir konnen auch sagen zwischen den 

Zeit 

Abb. 3. Gedampfte Schwingungen. 

Schwingungen der Elektronen und denen anderer Massenteilchen ver
anschaulichen, lieBen sich beliebig vermehren. Bei allen in Betracht 
kommenden Fallen laBt sich die Bewegung graphisch in gieicher Weise 
darstellen. Denken wir uns in einem Koordinatensystem auf der Abszisse 
die Zeit und auf der Ordinate die Amplitude, das ist die jeweilige Ent
fernung des schwingenden Korpers von seiner Gleichgewichtslage, auf
getragen, so bekommen wir eine Wellenlinie, wie sie in Abb. 3 dargestellt 
ist, eine Kurve, bei der die Amplituden andauernd kleiner und schlieB-

Zeit 

Abb. 4. Ungedampfte Schwingungen. 

lich gleich Null werden. Wir wollen versuchen, in das Wesen der 
Schwingungen noch etwas tiefer einzudringen. 

Gedampfte ond ungedampfte Schwingungen. Reben wir ein Pendel 
aus seiner Mittelstellung zu einer gewissen Rohe, so erteilen wir dem
selben eine bestimmte Menge potentieller Energie (Energie der Lage). 
Beim Loslassen setzt sich diese potentielle Energie in kinetische Energie 
(Energie der Bewegung) urn, die ihr RochstmaB in dem Augenblicke 
erreicht, wo das Pendel die Vertikale passiert, um von diesem Moment 
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an sich wieder in potentielle Energie zuriickzuverwandeln. Nur wird 
das Pendel jetzt nicht mehr die gleiche Hohe und damit auch nicht mehr 
das gleiche MaB potentieller Energie erreichen, das es in seinem Aus
gangspunkt hatte. 

Ein Teil derselben ist auf dem Wege verloren gegangen oder besser 
gesagt in andere Energieformen iibergefiihrt worden. Dadurch hat sich 
die Amplitude der Schwingungen verkleinert. Vor allem sind es die 
Bewegungswiderstande, die Reibung am Aufhangepunkt und derLuft
widerstand, welche einen Teil der kinetischen Energie in Warme ver
wandeln. Ein anderer Teil wird als lebendige Kraft auf das umgebende 
Medium, hier also die Luft, iibertragen, welche Ubertragung in der 
Physik als Strahlung bezeichnet wird. Den durch diese Faktoren 
zustandekommenden Energieentzug bezeichnen wir als Dampfung und 
Schwingungen, die in jener Form ablaufen, wie sie ein freischwingendes 
Pendel ausfiihrt, heiBen wir gedampfte. Ihr Verlauf ist durch die oben 
angefiihrte Kurve (Abb. 3) wiedergegeben. 

Je kleiner die Zahl der Schwingungen ist, die der schwingende Korper 
ausfiihrt, um zur Ruhe zu gelangen, desto groBer ist die Dampfung, 
je mehr Schwingungen hierzu notig sind, desto kleiner ist sie. Die GroBe 
der Dampfung hangt wesentlich von den Widerstanden ab, welche 
sich der Bewegung entgegensetzen und welche die kinetische Energie 
des schwingenden Korpers aufzehren. Je groBer diese Widerstande sind, 
um so rascher wird das geschehen, um so groBer wird die Dampfung 
sein. So wird ein im Wasser schwingendes Pendel rascher zur Ruhe 
kommen als ein in Luft schwingendes. 

Wiirde eine Dampfung iiberhaupt nicht vorhanden sein, dann miiBten 
die Elongationen des Pendels sich immer gleich bleiben und die Trans
formation zwischen kinetischer und potentieller Energie miiBte in aIle 
Ewigkeit andauern. Es wiirde dann die Bewegung einer Wellenlinie 
entsprechen, deren Amplituden konstant sind (Abb. 4). Solche Schwin
gungen heiBen ungedampfte. Man kann sie bei einem Pendel dadurch 
erreichen, daB man den durch Reibung bedingten Energieverlust durch 
den Zug eines Gewichtes deckt., wie dies beim Uhrpendel der Fall ist. 
Befestigt man an dem freien Ende eines solchen Pendels einen Stift 
und laBt senkrecht zu seiner Schwingungsebene sich einen Papierstreifen 
gleichmaBig fortbewegen, so zeichnet der Stift auf diesen die in Abb. 4 
wiedergegebene Linie, die unter dem Namen Sinuskurve bekannt ist. 

Betrachten wir nun von diesem Gesichtspunkteaus die schwingende 
Entladung eines Kondensators, so werden wir erkennen, daB sich der 
Vergleich zwischen den mechanischen Schwingungen eines Pendels und 
den elektrischen, wie sie die Entladung eines Kondensators erzeugt, 
noch weiter fiihren laBt. . 

Der aufgeladene Kondensator besitzt eine bestimmte Menge elektro
statischer Energie (elektrische Energie in ruhender Form), die wir der 
potentiellen Energie des aus seiner Ruhelage gebrachten Pendels gleich
stellen konnen. Mit dem Einsetzen der Entladung verwandelt sich die 
elektrostatische in elektromagnetische Energie (elektrische Energie in 
Bewegung), so wie sich beim Pendel die potentielle in kinetische Energie 
umsetzt. In dem Moment aber, wo die elektromagnetische Energie ihr 
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Maximum erreicht hat, wird sie wieder in elektrostatische zuriick
verwandelt. Der Kondensator ladet sich neuerdings auf, doch diesmal 
in entgegengesetztem Sinn, wobei die Polaritat der Belegungen ver
tauscht wird. Die Folge davon ist eine Umkehrung des Vorganges usw. 
Auch dieser Wechsel zwischen elektrostatischer und elektromagnetischer 
Energie wiirde sich unbegrenzt lange wiederholen, wenn nicht die 
elektrische in andere Energieformen iibergefUhrt und so verbraucht 
wiirde. Es tritt auch hier eine Dampfung auf, welche die Schwingungen 
zum Stillstand bringt und den Kondensator endgiiltig entladet. 

Die Ursachen dieser Dampfung sind ahnliche wie im FaIle des 
Pendels. Vor allem ist es auch hier der Luftwiderstand der Funken
strecke, welcher die elektrische Energie in Warme umformt. Diese 
erreicht eine solche Rohe, daB ein Teil des Elektrodenmateriales ver
dampft und diese Metalldampfe gleichzeitig mit der Luft ins Gliihen 
kommen, welche Lichterscheinung uns als Funke imponiert. Anderer· 
seits wird ein Teil der Bewegungsenergie auf den umgebenden Ather 
iibertragen und pfIanzt sich nach allen Richtungen des Raumes weiter. 
Dieser V organg wird als elektromagnetische Strahlung bezeichnet, er 
ist es, dessen sich die Funken-, Strahlen- oder Radiotelegraphie bzw. 
-telephonie als Vermittlerin an Stelle des Drahtes bedient. Also auch 
hier haben wir die gleichen Ursachen fiir die Dampfung wie im FaIle 
des Pendels, einerseits Warmebildung durch Reibung, andererseits 
Strahlung. 

Der elektrische Schwingnngskreis. 
Um elektrische Schwingungen zu erzeugen, bediirfen wir vor allem 

eines Kondensators. Diesen laden wir auf, um ihn dann in Form cines 
Funkens wieder zu entladen. Damit aber ein Funke entstehe, ist es 
notwendig, daB die Enden der Leitungen, welche zu den Kondensator
belegungen fUhren, einander nicht direkt beriihren, sondern durch eine 
entsprechend lange Luftschicht voneinander getrennt sind. Diese Luft
zwischenschicht, welche die Ausbildung des Funkens ermoglicht, be
zeichnen wir als Funkenstrecke. SolI die Entladung eine schwingende 
oder oszillierende sein, dann muB aber noch eine weitere Bedingung 
erfiillt sein, welche wir. bisher nicht erwahnt haben. Der Leitungsweg 
muB das Vermogen der Selbstinduktion besitzen. Was wir darunter zu 
verstehen haben, werden wir gleich auseinander setzen. Fassen wir das 
eben Gesagte zusammen, so ergibt sich: Um elektrische Schwingungen 
zu erzeugen, sind drei Dinge notwendig: 

1. Ein Kondensator. 
2. Eine Strombahn mit dem Vermogen der Selbstinduktion. 
3. Eine Funkenstrecke. 
Wie wollen diese drei Bedingungen der Reihe nach besprechen. 
Der Kondensator. Die alteste Form desselben ist die Leidener-

flasche, eine andere die Franklinsche Tafel. Legen wir mehrere solcher 
Tafeln iibereinander, so bekommen wir einen zusammengesetzten oder 
einen Plattenkondensator (Abb. 5). Das Dielektrikum eines solchen 
Kondensators besteht gewohnlich aus Glas- oder Glimmerscheiben, die 
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Belegungen, die sich zwischen den einzelnen Scheib en befinden, in der 
Regel aus StannioL Sie werden abwechselnd zu dem einen und zu dem 
anderen Pol gefuhrt. Diese zusammengesetzten Kondensatoren haben 
den Vorzug, daB sie, ohne besonders umfangreich zu sein, eine ver
hiiltnismitBig groBe Elektrizitatsmenge zu fassen vermogen, denn die 
aufzunehmende Elektrizitatsmenge wird unter sonst gleichen Bedin
gungen um so groBer, je groBer die Oberflache der Belegungen ist. Das 
Fassungsvermogen, das ein Kondensator fur Elektrizitat besitzt, bezeich
net man als seine Kapazitat. Man miBt diese durch die Elektrizitatsmenge, 
welche notwendig ist, um ihn auf die Einheit des Potentials, das ist 
ein Volt, zu laden. 

Die MaBeinheit der Kapazitat ist das Farad. Die Kapazitat von 
1 Farad besitzt ein Korper dann, wenn er durch die Elektrizitatsmenge 
von 1 Coulomb die Spannung von 1 Volt bekommt. Da diese Einheit 
aber fur praktische Zwecke viel zu groB ist, so rechnet man gewohnlich 
mit dem millionsten Teil eines Farad und nennt diesen ein Mikrofarad. 

Wahrend die alten Arsonvalapparate in der Regel Leidenerflaschen 

Abb.5. Plattenkondensator. 

als Kondensatoren besitzen, werden bei den Diathermieapparaten fast 
ausschlieBlich Plattenkondensatoren verwendet. 

Selbstinduktion heiBt das Vermogen eines Leiters, auf seiner eigenen 
Bahn Induktionsstrome zu erzeugen. Es ist bekannt, daB ein galvanischer 
Strom bei seinem Entstehen und Vergehen oder ganz allgemein ein 
Strom, welcher seine Intensitat andert, in einem benachbarten Draht
kreis sog. Induktionsstrome erregt. Ganz ebenso aber induziert er solche 
Strome auch bei Intensitatsschwankungen auf seiner eigenen Bahn. 
Diese heiBen Selbstinduktions- oder Extrastrome. 

SchlieBen wir den Stromkreis einer Gleichstromquelle, dann steigt 
der Strom nicht momentan zu seiner vollen Starke an, sondern er 
braucht, um diese zu erreichen, eine gewisse, wenn auch ganz kurze 
Zeit. Die Ursache dieser Erscheinung liegt in dem Auftreten eines 
Extrastromes, der bei der SchlieBung des I\reises entsteht. Er heiBt 
daher SchlieBungsextrastrom. Derselbe ist fur die kurze Dauer seines 
Verlaufes dem Hauptstrom entgegengerichtet und verhindert so dessen 
momentanes Anwachsen zu seiner vollen ~ohe. In gleicher Weise ent
steht ein solcher Selbstinduktionsstrom, Offnungsextrastrom go:mannt, 
bei der Unterbrechung eines Stromkreises, nur flieBt dieser nunmehr 
in der Richtung des Hauptstromes. Er sucht gleichsam den plotzlich 
unterbrochenen Strom noch weiter fortzusetzen, sein momentanes Ver
schwinden aufzuhalten. 
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Die Selbstinduktion ist also die Ursache, daB ein Strom, welcher 
geschlossen wird, nicht urp16tzlich seine volle Rohe erreicht, daB er 
aber auch andererseits bei Offnung des Kreises nicht ebenso p16tzlich 
verschwinden kann. Greifen wir auf unseren Pendelversuch wieder 
zuriick, so konnen wir die Selbstinduktion in Analogie mit der Tragheit 
oder dem Beharrungsvermogen bei der mechanischen Bewegung setzen. 
Dieses ist es, welches verhindert, daB ein Korper, welcher aus dem 
Zustand der Ruhe in den der Bewegung iibergeht, nicht augenblicklich, 
sondern erst nach Ablauf einer bestimmten, wenn vielleicht auch ganz 
kurzen Zeit, seine volle Geschwindigkeit erhalt. Das Beharrungsvermogen 
ist es aber auch andererseits, das einen in Bewegung befindlichen Korper 
in dieser Bewegung zu erhalten sucht, ihn nicht sofort zur Ruhe kommen 
laBt. Es ist die Ursache, welche bei einem in Bewegung befindlichen 
Pendel die Fortsetzung dieser Bewegung iiber die Ruhelage hinaus 
erzwingt, wodurch es weiterhin zu einer Umkehr der Bewegung und 
somit zu Schwingungen kommt. Ein solches Beharrungsvermogen, in 

--==-~--~~:> 
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elektrischem Sinn Selbstinduktion ge
nannt, ist auch bei der Entladung eines 
Kondensators notwendig, wenn es zu 
einer Umkehrung seiner Polaritat und 
damit zur Entstehung von Schwingungen 
kommen soIl. 

-r--___ 
Die Fahigkeit der Selbstinduktion ist 

wesentlich abhangig von der Form des 
Leiters. J eder metallische Leiter besitzt 

Abb. 6. Hoch- uud Flachspule. sie in gewissem Grade. Wir konnen sie 
erhohen, wenn wir dem Leiter die Form 

einer Spule oder die einer Spirale geben, wie sie nebeneinander in Abb. 6 
dargestellt sind. Je zahlreicher die Windungen dieser Spule oder 
Spirale sind, desto groBer ist die Selbstinduktion. Wir haben es so 
in der Hand, diese nach Belieben abzustufen. 

Wir werden im folgenden den Ausdruck Selbstinduktion, der ja nur erne 
Eigenschaft bestimmter Korper darstellt, haufig fUr diese Korper selbst setzen 
und z. B. einen in Spulenform gewickelten Leiter kurzweg als Selbstinduktion 
bezeichnen. Desgleichen wird der Ausdruck Kapazitat als allgemeiner Begriff 
fiir Kondensator (Leidener Flasche, Plattenkondensator) gebraucht werden. 

Die Funkenstrecke. Diese wird von den Enden der beiden Leitungen 
gebildet, welche zu den Kondensatorbelegungen fiihren und der zwischen 
ihnen liegenden Luftschicht. Den Leitungsenden gibt man, um den 
Ubergang der Funken zu erleichtern, meist eine besondere Form. Bald 
werden sie als Spitzen, bald als Kugeln oder Platten ausgebildet und 
heiBen in dieser Form dann auch Elektroden der Funkenstrecke. Ihr 
gegenseitiger Abstand ist verschieden. Je groBer er ist, um so hoher 
muB die Spannung an den Kondensatorbelegungen sein, soIl sie aus
reichen, den Luftwiderstand zu iiberwinden. 

Je nach der Form der Elektroden und ihrem gegenseitigen Abstand 
gibt es in der Praxis sehr verschiedenartige Funkenstrecken. Wir werden 
im nachsten Abschnitt dariiber noch ausfiihrlich zu sprechen haben. 

Ein System, das sich aus den eben beschriebenen Teilen, einem 
Kondensator, einer Selbstinduktion und einer Funkenstrecke zusammen-
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setzt, hat also die Fahigkeit, elektrische Schwingungen zu erzeugen, 
es heiBt darum elektrischer Schwingungskreis. Abb. 7 gibt in schema
tischer Darstellung einen solchen Kreis wieder. 

Periode und Frequenz der elektrisehen Sehwingnngen. Jede elektrische 
Schwingung oder Welle (Abb. 8) setzt 
sich aus zwei Teilen zusammen, einer 
positiven und einer negativen Phase, 
einem Wellenberg und einem Wellental. 
Beide zusammen ergeben erst eine volle 
Schwingung. Die Zeit, welche eine solche 
Schwingung zu ihrem Ablauf braucht, 
also die Zeit, welche von einem Maximum 
bis zur Erreichung des nachsten gleich
sinnigen Maximums verflieBt, heiBt 
Schwingungsdauer oder Peri ode. 
Betragt sie z. B. 1/100 Sekunde, so erfolgen 
in einer Sekunde 100 Schwingungen. Die 
Zahl, welche angibt, wie viele Schwin
gungen in der Zeiteinheit stattfinden, 
nennen wir Schwingungszahl oder 

/(ondensator 

rllnkenslrecke 
Abb.7. Elektrischer 

Schwingungskreis. 

Freq uenz. Wie aus dem angefiihrten Beispiel ohne weiteres ersehen 
werden kann, ist die Schwingungszahl stets der reziproke Wert der 
Periode. Bezeichnen wir, wie dies gewohnlich geschieht, die Frequenz 

Abb.8. 

mit n, die Periode mit T, so konnen wir allgemein sagen: n = 1: T 
odernT=l. 

Die Periode T bzw. die Frequenz n der Schwingungen, welche ein 
elektrischer Schwingungskreis erzeugt, ist abhiingig von dessen Kapazitat 
(0) und dessen Selbstinduktion (L). Nach W. Thomson und Kirch
hoff laBt sich die Periode aus diesen beiden GroBen nach folgender 
Formel berechnen: 

T= 2n VLO. 
Darans ist ersichtlich, daB einzig und aHein die zwei Faktoren L 

(Selbstinduktion) und 0 (Kapazitat) fur die Frequenz maBgebend sind. 
Je kleiner die beiden, besser gesagt ihr Produkt ist, desto kiirzer ist die 
Dauer der Schwingungen (T), desto mehr Schwingungen finden in' 
einer Sekunde statt, desto groBer ist also die Frequenz (n). Durch eine 
weitgehende Verkleinerung von L und 0 lassen sich auBerordentlich 
rasche Oszillationen erzeugen. Bei den Diathermieapparaten mussen 

Kowarschik, Diathermie. 6. Anfl. 2 
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die Selbstinduktion und die Kapazitat des schwingungserregenden 
Kreises so bemessen sein, daB eine Frequenz von mehreren Hundert
tausend bis etwa einer Million erreicht wird, urn den Strom als solchen 
vollkommen unfUhlbar zu machen. 

Jedem elektrischen Schwingungskreis kommt somit eine ganz be
stimmte Frequenz zu, welche durch seine Selbstinduktion und Kapazitat 
festgelegt wird. Sie heiBt seine Eigenfrequenz. Auch jeder andere 
mechanisch oder akustisch schwingungsfahige Korper besitzt eine solche 
Eigenfrequenz, die durch seine physikalische Beschaffenheit bedingt ist. 
Eine Saite von bestimmter Lange und Spannung wird bei sonst gleichen 
auBeren Bedingungen einen Ton von gewisser Hohe geben, ein Pendel 
von bestimmter Lange wird an Orten gleicher Schwerkraft stets die 
gleiche Schwingungsdauer haben. Darauf beruht ja bekanntlich seine 
Brauchbarkeit zur Zeitmessung. 

Primarer und sekundarer Schwingungskreis. Die Schwingungen, die 
in einem Kreis erregt werden, konnen auch auf einen zweiten schwingungs
fahigen Kreis iibertragen werden. Da dieser die Schwingungen von 

Abb. 9. Induktive oder 
magnetische Koppelung. 

dem ersten Kreis nur iibernimmt, sie also 
selbst nicht erzeugt, kann er der Funken
strecke entbehren, es geniigt, wenn er eine 
Kapazitat (Kondensator) und eine Selbst
induktion besitzt. Zwei Kreise, welche derart 
aufeinander einzuwirken imstande sind, daB 
einer die Schwingungen auf den anderen 
iibertragt, nennen wir gekoppelt. Wir unter
scheiden zwei Arten von Koppelung. 

1. Die induktive oder magnetische Koppelung, wie sie in 
Abb. 9 dargestellt ist. Wir sehen zwei Schwingungskreise, der eine 
bestehend aus Kondensator, Selbstinduktion und Funkenstrecke (I), 
in welchem die Schwingungen erregt werden, wir wollen ihn als primaren 
oder Erregerkreis bezeichnen, der zweite bestehend aus Kondensator 
und Selbstinduktion (II), der durch den ersten zum Mitschwingen gebracht 
wird. Er heiBe sekundarer oder Resonanzkreis. Die Ubertragung der 
Schwingungen erfolgt hier durch 1nduktion oder magnetische Strahlung, 
wobei wir dem Ather die vermittelnde Rolle zuschreiben. Es ist dies 
das gleiche Prinzip, das wir bereits vom faradischen Schlittenapparat 
und vom Ruhmkorff-1nduktor her kennen. Der erste oder primare 
Kreis erzeugt in dem zweiten oder sekundiiren Kreis einen 1nduktions
strom, ohne daB beide irgendeine leitende Verbindung miteinander 
hatten. Die Kraftiibertragung erfolgt durch das Magnetfeld des primaren 
Stromes. Das gleiche Gesetz der 1nduktion gilt auch fUr Hochfrequenz
strOme und wir bedienen uns der 1nduktion, wenn wir elektrische 
Schwingungen von einem Kreis auf einen zweiten iibertragen wollen. 

Der Sekundarkreis wird auf den Primarkreis urn so besser ansprechen, 
je vollkommener seine Eigenfrequenz mit der des letzteren iiberein
stimmt. Sind beide Kreise derart aufeinander abgestimmt, daB sie 
diesel be Eigenfrequenz haben, so stehen sie, wie man zu sagen pflegt, 
miteinander in Resonanz. Dies ist nach unseren obigen Auseinander
setzungen dann der Fall, wenn nach der Formel von Thomson und 
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Kirchhoff das Produkt C L (Kapazitat mal Selbstinduktion) in beiden 
Kreisen das gleiche ist. Der Begriff der Resonanz ist aus der Akustik 
iibernommen. Zwei Stimmgabeln stehen dann miteinander in Resonanz, 
wenn sie beide die gleiche Schwingungszahl, 
oder, was dasselbe ist, die gleiche Tonhohe 
haben. Sie sind dann aufeinander abgestimmt. 
Wir wissen, daB beim Anschlagen der einen 
Gabel die zweite, wenn sie sich in der Nahe 
befindet., zum Mitschwingen veranlaBt wird. 
In diesem Fall ist es die Luft, welche die 
Kraftiibertragung besorgt. 

2. Die direkt.e oder galvanische Kop

Abb. lO. Direkte oder 
galvanische Koppelung. 

pelung. Ein schwingungsfahiges System kann aber durch ein anderes 
auch dann zum Mitschwingen gebracht werden, wenn sie beide einen 
Teil des Leit.ungsweges gemeinsam haben. Hier reden wir von direkter 
oder galvanischer Koppelung (Abb. 10). Die Elekt.ronen, welche in dem 
ersten Kreis in Schwingungen versetzt werden, iibertragen ihre kinetische 
Energie unmittelbar, also durch direkte Fortleit.ung auf die Elek
tronen des angeschlossenen Kreises, so daB diese gleichfalls in eine 
oszillierende Bewegung geraten. Ihr Mitschwingen wird auch hier ein 
um so vollkommeneres sein, je mehr beide Kreise beziiglich ihrer Fre
quenz miteinander iibereinstimmen, je vollkommener ihre Resonanz ist. 

III. Die Erzengnng von Hochfreqnenzstromen. 
In diesem Abschnitt wollen wir nunmehr die technischen Einrich

tungen kennen lernen, die zur Erzeugung von elektrischen Schwingungen 
oder von Hochfrequenzstromen erforderlich sind, nachdem wir uns das 
Prinzip ihrer Entstehung bereits klar gemacht haben. Wir wissen, daB 
hierzu ein Schwingungskreis, bestehend aus Kondensator, Selbstinduktion 
und Funkenstrecke erforderlich ist. Von der Kapazitat des Konden
sators und der GroBe der Selbstinduktion hangt, wie wir schon gehort 
haben, die Schwingungszeit (Periode) und die Schwingungszahl (Frequenz) 
der erregten Schwingungen abo Die Funkenstrecke ist es, die hauptsach
lich den Verlauf, d. h. die Dampfung und die Pausen zwischen den einzelnen 
Schwingungsgruppen bestimmt. Sie ist es auch, die den wesentlichsten 
Unterschied zwischen den alten Arsonvalapparaten und den neueren 
Diathermieapparaten ausmacht. Auf diesen Unterschied wollen ",ir im 
folgenden etwas naher eingehen. 

Die Erzeugung von Arsonvalstromen. Wie wir bereits wissen, erzeugt 
der elektrische Funke, der bei der Entladung eines Kondensators entsteht, 
eine Reihe von gedampften Schwingungen, deren Zahl etwa 10-20 
betragt. Dieser "Wechselstrom" dauert aber, wie wir gehort haben, 
nicht langer als durchschnittlich 1/50000 Sekunde. Damit ist uns nun 
keineswegs gedient. Das, was wir anstreben, sind nicht ein paar 
Schwingungen, die in dem Bruchteil einer Sekunde wieder erloschen, 
sondern hochfrequente Wechselstrome von beliebig langer Dauer und 
moglichst kontinuierlichem oder ungedampftem Verlauf. 

2* 
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Das Nachstliegende, um dieses Ziel zu erreichen, ware es, den Kon
densator nach seiner Entladung so rasch als moglich wieder aufzuladen, 
um neuerlich einen Funken und damit neuerlich Schwingungen zu 
erhalten. Man konnte so hoffen, indem man Funken an Funken reiht, 
wenn auch keine ungedampften Schwingungen, so doch Schwingungs
gruppen zu erhalten, die einander in dichter Reihe folgen. Aber auch 
das ist nicht ohne weiteres erreichbar, und zwar hauptsachlich darum 
nicht, weil ein Kondensator, der sich eben entladen hat, nicht sofort 
wieder aufgeladen werden kann. 

Durch den Ubergang des Funkens werden die Elektroden der Funken
strecke wie die zwischen ihnen gelegene Luft ganz bedeutend erhitzt. 
Die erhitzte, von Metalldampfen erflillte (ionisierte) Luft ist aber im 
Gegensatz znr gewohnlichen Luft, die bekanntlich ein Isolator ist, fUr 
Elektrizitat sehr gut leitend und sie bleibt es so lange, his sie sich wieder 
abgeklihlt hat. Dies erfordert jedoch eine verhaltnismaBig sehr lange 
Zeit. Wahrend dieser Frist sind also die Pole der Funkenstrecke durch 
einen Leiter von sehr geringem Widerstand miteinander verbunden, 
oder, was das gleiche ist, sie sind kurzgeschlossen. In diesem Zustand 

Abb. 11". Funkenentladungen eines Kondensators. 

ist an eine Neuladung des Kondensators nicht zu denken. Jede auf
tretende Potentialdifferenz an den Belegungen, wie sie ja die Ladung 
vorstellt, wlirde sich im Moment liber die gut leitende ionisierte Funken
strecke ausgleichen. Erst nach dem Erkalten dieser wird die notwendige 
Isolation hergestellt. 

So bekommen wir nach je 10-20 Schwingungen in der Dauer von 
1/50000 Sekunde ein schwingungsfreies Intervall, das zur Abklihlung der 
Funkenstrecke erforderlich ist und sich liber eine Zeit erstreckt, die 
500mal (!) so lang ist als die Schwingungszeit, demnach etwa 500 X 1/50000 

Sekunde danert. 
Periodische Kondensatorentladungen mittels Funken ergeben also 

einen Schwingungsstrom, der aus einzelnen stark gedampften Schwin
gungsgruppen besteht, die voneinander durch lange Pausen der Ruhe 
getrennt sind (Abb. 11). Dabei stellt sich das Verhaltnis der schwingungs
erflillten zur schwingungsfreien Zeit wie 1: 500. 

Mit Riieksieht auf den am Papier zur Verfiigung stehenden Raum ist in Abb. II 
das Verhaltnis der sehwingungserfiillten zur sehwingungsfreien Zeit nieht ent
spreehend den tatsaehliehen ZeitverhaItnissen wiedergegeben. Wahrend in lier 
Figur die sehwingungsfreie Zeit nur ungefahr dreimal so lang erseheint als die 
Sehwingungszeit, ist sie in Wirkliehkeit 500 mal so lang. Wollten wir maBstablieh 
zeiehnen und fiir die Sehwingungszeit selbst nur einen einzigen Millimeter auf
tragen, dann miiBte die Sehwingungspause bereits eine Lange von 50 em haben. 

Schwingungsstrome der eben beschriebenen Verlaufsform wurden zu
erst von Hertz und Tesla dargestellt und von Arsonval fUr thera
peutische Zwecke empfohlen. Ihre Anwendung in der Medizin heiBt 
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darum Arsonvalisation. Die Arsonvalapparate benutzen als Konden
satoren meist Leidenerflaschen, als Selbstinduktion eine Spirale aus 
dickem Kupferdraht, die als kleines Solenoid bezeichnet wird. Die 
Funkenstrecke eines solchen Apparates ist fur sich allein in Abb. 12 
wiedergegeben. Sie besteht aus zwei kleinen Metallplatten, von denen 
die eine fix, die andere. mittels eines Handgriffes verschiebbar ist, so 
daB der gegenseitige Elektrodenabstand und damit die Funkenlange 
verandert werden kann. Diese betragt einen bis mehrere Zentimeter. 
Mit einem derartigen Instrumentarium lassen sich im besten Fall 
100 Funken, mit anderen Worten 100 Schwingungsgruppen in der 
Sekunde erzielen. Derartige Strome sind, wenn sie auch zu den Hoch
frequenzstromen zahlen, fur die Diathermie ungeeignet, denn infolge 
der langen Pausen zwischen den einzelnen Schwingungsgruppen ist ihre 
durchschnittliche Energiemenge zu gering, um eine fur die Therapie 
hinreichende Warmewirkung zu erzielen. Auch sind sie aus dem gleichen 
Grunde nicht vollig frei von sensiblen und motorischen Reizerscheinungen. 

Abb. 12. Funkenstrecke eines Arsonvalapparates. 

Die :Erzeugung von Diathermiestromen. Das angestrebte Ziel, 
Hochfrequenzstrome moglichst groBer Leistung zu erreichen, ist nur 
dadurch moglich, daB man die Zahl der sekundlichen Impulse, also die 
Zahl der }'unken vermehrt und damit die Pausen zwischen den einzelnen 
Schwingungsgruppen verkleinert. Das ist technisch nur durch eine 
Anderung der Funkenstrecke zu erzielen. Ein wesentlicher Fortschritt 
auf diesem Wege wurde erreicht, als die deutsche Gesellschaft fur draht
lose Telegraphie gestutzt auf die Untersuchungen von Max W ien die 
fruher gebrauchliche Funkenstrecke durch ein neues Modell ersetzte, 
die Zisch- oder Loschfunkenstrecke. Ihr wesentlicher Unterschied 
gegenuber der alten Funkenstrecke besteht darin, daB an Stelle der fruher 
ublichen Spitzen-, Kugel- oder Plattchenelektroden groBere Metall
scheib en traten und daB gleichzeitig der Elektrodenabstand, der £ruher 
ein oder mehrere Zentimeter betrug, auf Bruchteile eines Millimeters 
herabgesetzt wurde. So konnte die Zahl der ubergehenden Funken 
wesentlich gesteigert werden. 

Die Metallscheiben bestanden ursprunglich aus Kupfer, in deren 
Mitte eine Silberauflage aufgeschweiBt war. Zwischen zwei einander 
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gegeniiberstehenden Silberflachen fand del' Funkeniibergang statt. Infolge 
del' Hitze, welche die Funken entwickeln, wurde jedoch das Silber bald 
angegriffen, angenagt und schlieBlich ganz zerstDrt. Es ist das Verdienst 
von C. Er be (Tiibingen), die Silberelektroden zuerst durch solche aus 
Wolfram ersetzt zu haben. Da das Wolfram einen wesentlich hoheren 

Abb.13. Doppelfunkenstrecke von L. Schulmeister (Wien). 

Schmelzpunkt (3400 0 C) hat als das Silber (960 0 C), leistet es del' Zer
storung durch die Funken einen viel groBeren Widerstand. Wolfram
funkenstrecken sind daher ungleich haltbarer. Sie zeigen wohl auch 
einen gewissen Abbrand, doch ist es viel seltener notwendig, die Elek
troden abzuschleifen odeI' durch neue zu ersetzen, wie dies friiher bei 

Abb. 14. Einzelne Funkenelek
trode mit W olframronde und 

Ktihlscheiben. 

den Silberelektroden del' Fall war. 
Dem Beispiel Erbes folgend, ver
wenden heute alle deutschen Firmen 

Abb.15. Vierfache. Funkenstrecke von 
C. Erbe (Ttibingen). 

Wolframfunkenstrecken. Abb. 13 zeigt die Ansicht einer solchen 
Doppelfunkenstrecke, Abb. 14 eine einzelne Elektrode mit del' Wolfram
flache von vorne gesehen. 

Del' Abstand del' Funkenpole, del' durchschnittlich nicht mehr als 
0,1-0,2 Millimeter betragt, ist entweder unveranderlich fix (Siemens
Reiniger -Veifa, Schulmeister) odeI' er kann durch eine Mikrometer
schraube (Abb. 15) nach Bedarf eingestellt werden (Sanitas, Koch 
& Sterzel, Erbe). Die in den ;~bbildungen sichtbaren Metallscheiben 
sind Kiihlrippen, welche einer Uberhitzung del' Funkenelektroden vor-
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beugen sollen. Urn geniigend starke Energiemengen zu erhalten, sind bei 
den meisten Apparat.en zwei oder aueh mehr Funkenstreeken hinter
einander gesehaltet, was man als Serienfunkenstreeke bezeiehnet (Abb.15). 

Eine eigenartige, von den iibrigen Apparaten etwas abweichende Konstruktion 
hat die Funkenstrecke der Apparate von Siemens-Reiniger-Veifa. Sie ist nach 
dem System Telefunken gebaut. Jede Funkenelektrode besteht aus einer Kupfer
scheibe, auf welcher eine Wolframronde aufgeschweiBt ist (Abb. 16). Diese Wolfram
scheibe ist in gewissem Abstand von einem Wulstring aus Kupfer umgeben, der 
ebenso hoch ist wie sie selbst. Legt man zwei derartige Elektroden mit ihren 
Wolframscheiben und Kupferringen aufeinander, so miissen sich diese vollkommen 
decken. Urn die Elektrodenscheiben einander parallel in einem Abstand von nur 
Bruchteilen eines Millimeters gegeniiber zu stellen, ohne daB es an irgendeiner 
Stelle zur Beriihrung kommt, wird eine Glimmerscheibe zwischen sie gelegt. Diese 
ist etwa 0,15 Millimeter dick und hat in ihrer Mitte ein Loch, das etwas groBer ist 
als die Wolframscheibe. Dadurch werden die beiden Wolframronden in einem Ab
stand von 0,15 Millimeter gehalten, der dem Funkeniibergang dient. 

Man hat. friiher die Funkenstreeke stets auf der Tisehplatte der 
Apparate angebraeht, einerseits urn ihre riehtige Funktion jederzeit 

Abb.16. Wolframelektrode mit Glimmerring (Siemens-Reiniger-Veifa). 

iiberwaehen zu k6nnen, andererseits urn sie bei Storungen leiehter zugang
lieh zu maehen. Reute baut man die Funkenstreeke ohne jeden ver
niinftigen Grund in das Innere der Apparate ein, was sieher unzweek
maBig ist, weil es dem Arzt die Bedienung der Apparate erschwert. 

Andere Generatoren: Die Poulsenlampe. Die Elektronenrohre. Man hat auch 
versucht, die Funkenstrecke durch andere Generatoren zu ersetzen, urn Hoch
frequenzstrome zu erzeugen. So hat der danische Ingenieur W. Poulsen schon 
im Jahre 1906 einen elektrischen Lichtbogen, wie er zwischen den Elektroden 
einer Bogenlampe zustande kommt, an die Stelle der Funkenstrecke gesetzt. 
LaBt man einen solchen Lichtbogen statt in gewohnlicher Luft in einer Wasser
stoffatmosphare brennen und ersetzt die Kohle des positiven Pols durch einen 
Kupferstab, so vermag er in bestimmter Anordnung Wechselstrome mit einer 
Frequenz von 2-300000 zu erzeugen. Diese Wechselstrome sind noch dazu konti
nuierlich, also ungedampft. Wie bereits erwahnt, war es Bernd, der mit Hilfe 
einer solchen Poulsen-Lampe den ersten Diathermieapparat konstruierte, also den 
ersten Apparat, dessen eigentlicher Zweck die Tiefendurchwarmung war. Wie sich 
jedoch bald herausstellte, hafteten dem Lichtbogen gewisse Mangel an, die ihn 
fUr die Zwecke der Diathermie nicht geeignet. erscheinen lieBen. Es eriibrigt sich, 
darauf naher einzugehen, da die Poulsen-Lampe heute durch die Funkenstrecke 
vollkommen verdrangt ist und zur Herstellung von Diathermieapparaten nicht mehr 
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verwendet wird. Es hat darum auch nur historisches Interesse, wenn wir in Abb. 17 
eine frillier zur Diathermie beniitzte Poulsen-Lampe wiedergeben. 

1m Jahre 1915 erschien von Christen, Hertenstein und Bergter eine Mit
teilung, in der sie auf die Verwendbarkeit der Elektronenrohre als Schwingungs
generator fill Diathermiezwecke aufmerksam machten. Die Elektronenrohre oder 

Gliihkathodenrohre (Abb. IS) spielt 
heute, wie bekannt, in der Radio· 
technik eine groI3e Rolle. Ihre Vorziige 
fill die Diathermie sollten der Funken
strecken gegeniiber darin bestehen, daI3 
sie keiner Wartung bedarf und daI3 sie 
groI3ere Energiemengen als diese zu 
liefern vermag. Verschiedene Firmen 
machten Versuche, Diathermieapparate 
mit Elektronenrohren zu bauen. Diese 
Versuche fiihrten zu keinem praktischen 
Ergebnis. Die Elektronenrohre stellt 
im Vergleich zu der so einfachen und 
billigen Funkenstrecke ein sehr kom
pliziertes und kostspieliges Gerat dar. 
so daI3 der Preis der Diathermieappa
rate mit Rohrengeneratoren sehr hoch 
?ckommen ware. Dazu hatte man 
noch im Betrieb mit dem VerschleiI3 
der Rohren rechnen miissen. AuI3er
dem ergaben sich technische Schwierig
keiten bei der Abstimmung der Schwin
gungskreise, auf die hier einzugehen 
wohl zu weit fiihren diirfte. Kurz ge
sagt: Weder der Lichtbogen noch die 
Elektronenrohre waren imstande, die 
Funkenstrecke aus ihrer herrschenden 
SteHung als Schwingungsgenerator zu 
verdrangen. 

Vergleich zwischen Arsonval
und Diathermiestromen. Die Fun
kenstrecke der Arsonvalapparate 
unterscheidet sich von derjenigen 
der Diathermieapparate vor
nehmlich dlU'ch den geringen 
Abstand, in dem die Funkenpole 
einander gegeniiberstehen. Be
tragt er bei jenen ein bis 

Abb. 17. Poulsenlampe. mehrere Zentimeter, so ist er bei 
diesen auf Bruchteile eines Milli

meters verkleinert. Um die schmale Luftschicht, welche die beiden 
Metallplatten voneinander trennt, zu durchschlagen, reicht eine viel 
geringere Spannung aus als sie friiher notig war. Laden wir einen 
Kondensator mit Wechselstrom auf, so erreichen seine Belegungen in 
dem Moment das Maximum ihrer Spannung. wo der Ladestrom in 
seinem Vetlauf auf dem Gipfelpunkt einer Halbwelle ankommt. In 
diesem Augenblick durchbricht die Spannung des Kondensators die 
Luftbriicke in Form eines Funkens (Abb. 19). Da der zur Ladung 
verwendete Wechselstrom der Zentralen fast nie mehr als 50 Perioden, 
d. h. 100 Halbwellen in der Sekunde hat, so ergab das bei den Arsonval
apparaten im besten Fall 100 Funken in der Sekunde. 
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Anders bei der Loschfunkenstrecke. Bei dem geringen Abstand 
ihrer Elektroden reichen schon Bruchteile jener Spannung hin, die fruher 
zur AuslOsung eines Funkens notwendig war. Es kommt bereits zur 
Explosion, bevor noch die Ladewelle das Maximum ihrer Spannung, 
also den Scheitelpunkt, erreicht hat. Die Sinuslinie des Ladungsstromes 
ist eben erst im Ansteigen, als schon ein Funkchen uberschlagt, nach 
kurzer Zeit ein zweites, ein drittes usw. in kontinuierlicher Folge. Der 
Entladungsvorgang, der fruher in einem einzigen groBen Funken konzen
triert war, ist aufgeteilt in zahlreiche Partialentladungen oder Mikro
funken (Abb. 20). Damit wird die Zahl der Funken, und da jeder von 

Abb. 18 Elektronenrohre. 

ihnen der Impuls fur eine Gruppe von Schwingungen ist, also auch 
die Zahl der Schwingungsgruppen betrachtlich vermehrt. "Statt des 
Donners einer Kanone, die nur in Pausen die Luft erschuttert, haben 
wir das ununterbrochene Knarren der Maschinengewehre" (A. Slaby). 

Der wichtigste Unterschied der Hochfrequenzstrome, wie ~ie von 
der Loschfunkenstrecke erzeugt werden, gegenuber den Stromen def 

Abb. 19. Arsonvalstrom. Abb. 20. Diathermiestrom. 

alten Arsonvalapparate ist ihre hohe Impulszahl (nicht Zl~ verwechseln 
mit Periodenzahl!). Hatten wir fruher im HochstmaB 100 Funken, so 
haben wir jetzt deren 1000 bis 2000 in der Sekunde. Jeder dieser 
Funken ist der Erreger fur einige stark gedampfte Schwingungen. Diese 
Schwingungen, die fruher einander in langen Zwischenraumen folgten, 
reihen sich jetzt dichtgedrangt aneinander. Dadurch ist das VerhiUtnis 
zwischen schwingungserfullter und schwingungsfreier Zeit wesentlich 
zugunsten der ersteren verschoben. 

Die erhohte Zahl der Schwingungsgruppen bewirkt nun zweierlei: 
Physikalisch, daB die effektive Starke oder Intensitat der von den 
Diathermieapparaten gelieferten Strome eine wesentlich groBere ist 
als die der Arsonvalapparate und physiologisch, daB infolge der Ver
kurzung der Funkenintervalle die Reizwirkung, welche den Arsonval
stromen noch in geringem Grade eigen war, den Diathermiestromen 
vollkommen fehIt. Diese Strome werden von den motorischen wie 
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sensiblen Nerven so gut wie gar nicht mehr perzipiert. Ihre Dosierung 
kann daher beliebig hoch gesteigert werden und wird einzig und allein 
durch die bei hoheren Stromstarken manifest werdende Warmewirkung 
begrenzt. Charakteristisch fur die Diathermiestrome im Vergleich zu 
den Arsonvalstromen ist demnach die sehr hohe Stromstarke oder 
Intensitat, in der sie verwendet werden konnen. 

Ein weiterer Unterschied zwischen beiden liegt in ihrer Spannung. 
Bei der Autokonduktion im Solenoid und bei der Kondensatorbett
behandlung verwenden wir Strome mit einer Spannung von einigen 
1000 Volt, wollen wir aber die lokale Arsonvalisation mittels Funken 
oder Effluvien ausuben, dann mussen wir die Spannung dieser Strome 
noch durch einen besonderen Hochspannungstransformator nach Tesla 
oder Oudin auf einige 100000 Volt erhOhen. Bei der Diathermie 
reichen wir mit einer Spannung von wenigen 100 Volt fUr alle Falle aus. 

Fassen wir diese Unterschiede zwischen Arsonval- und Diathermie
stromen zusammen, so ergibt sich: 

Arson valisa tion: Dia ther mie: 
1. 20-100 Funken in der Sekunde, 1. 1000-2000 Funken in der Se

ebenso viele stark gedampfte 
Schwingungsgruppen mit sehr 
langen Pausen. 

2. Kleine Stromstarke (etliche 100 
Milliampere) . 

3. Hohe Spannung (einige 1000 
oder auch einige 100000 Volt). 

kunde, ebenso viele stark ge
dampfte Schwingungsgruppen 
mit entsprechend kurzeren 
Pausen. 

2. GroBe Stromstarke (bis zu 3000 
Milliampere) . 

3. Niedrige Spannung (einige 100 
Volt). 

Zweiter Teil. 

Das Instrumentarium der Diathermie. 
I. Der Diathermieapparat nnd seine Bestandteile. 

Der Diathermieapparat dient dazu, eine der gebrauchlichen Strom
arten, wie sie zur Beleuchtung oder fUr andere technische Zwecke ver
wendet werden, also Gleichstrom oder niederfrequenten Wechselstrom, 
in hochfrequenten Wechselstrom umzuformen. Der Diathermieapparat 
ist demnach ein Umformer im weitesten Sinne. 

Der primare oder Erregerkreis. Um Hochfrequenzstrome oder 
elektrische Schwingungen zu erzeugen, bedarf jeder Diathermieapparat 
zunachst eines Schwingungskreises, der, wie bereits auf S. 14 ausein
andergesetzt wurde, aus Kondensator, Selbstinduktion und Funken
strecke besteht. Dieser Kreis, in welchem die Schwingungen erregt 
werden, heiBt primarer oder Erregerkreis. Uber die einzelnen Bestand
teile desselben haben wir ausfUhrlich gesprochen, desgleichen uber 
seine Funktion, d. h. wie durch die Entladungen des Kondensators 
elektrische Schwingungen zustande kommen. Das, was bisher nicht 
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erwahnt wurde, ist die Art, wie der Kondensator geladen wird. Dazu 
ist ein besonderer hochgespannter Strom erforderlich. Aus technischen 
Griinden, die wir hier nicht naher darlegen konnen, verwenden wir 
hierzu ausschlieBlich hochgespannten Wechselstrom. Diesen erzeugt uns 
ein Transformator, der den von einer elektrischen Zentrale gelieferten 
Wechselstrom, del' meist 
nicht mehr als 220 Volt 
hat, auf eine Spannung von 
1500-2000 Volt bringt. 

Der Wechselstromtrans
formator ist seinem Wesen 
nach ein Induktionsappa
rat, der nach dem gleichen 
Prinzip gebaut ist wie ein 
faradischer Schlittenappa
rat. Er besitzt zwei Draht
spulen, eine primare und 
eine sekundare, welche mit
einander in keiner leitenden 
Verbindung stehen. In die 
primare Spule flieEt der 
Strom der Zentrale, del' in 
del' Regel eine Spannung 
von 110 oder 220 Volt be
sitzt, also ein niederge
spannter, gleichzeitig auch 
niederfreq uen tel' Wechsel
strom. Er induziert in der 
Sekundarspule des Trans
forma tors einen hochge
spannten, im iibrigen abel' 
gleichartigen, also nieder
frequenten Wechselstrom. 
Die Erhohung del' Span
nung wird einfach dadurch 
erreicht, daB die sekundare 
Spule entsprechend mehr 
Windungen hat als die 
primare. 

Abb.21. Gleichstrom-vVechselstromumformer 
(Reiniger, Gebbert & Schall). 

Urn die Induktionskraft del' letzteren voll auszuniitzen, sind beide 
Spulen iiber einen Rahmen gewickelt, del' aus einzelnen iibereinander 
gelegten Eisenblechen besteht. Dadurch werden die in del' Primarspule 
erzeugten Magnetlinien in geschlossenem Zug durch das Innere del' 
Sekundarspule gefUhrt, auch wenn diese nicht iiber, sondel'll neben 
del' Primarspule sitzt, ja selbst dann, wenn sie, wie dies in Abb. 22 
dargestellt ist, auf einer gegeniiberliegenden Rahmenseite aufgewickelt 
ist. Del' geschlossene Eisenrahmen, del' fUr die Magnetlinien einen 
besonders guten Leitungsweg darstellt, verhindert ihr Auseinander
weichen, ihre Streuung, wie sie an den beiden freien Enden des 
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Eisenkerns eines Ruhmkorff-Induktors oder eines Schlittenapparates 
eintritt, und damit den dadurch bedingten Energieverlust. Der Nutz
effekt dieser "eisengeschlossenen" Transformatoren wird dadureh ein 
wesentlieh hoherer. 

Des Transformators wegen konnen die Diathermieapparate nur an 
Weehselstrom angeschlossen werden. Fuhrt die zur Verfugung stehende 
zentrale Leitung nieht Weehselstrom, sondern Gleiehstrom, so wird ein 
Gleiehstrom-Weehselstromumformer notig, wie ihn Abb. 21 in Gestalt 
einer sog. Einankertype darstellt. Eine solehe Masehine verteuert natur
lieh das Instrumentarium und ist im Betrieb aueh deshalb nieht ange
nehm, weil sie Larm verursaeht und einer besonderen Wartung bedarf. 
Sie soll, wenn moglich, auBerhalb des Behandlungszimmers zur Auf
stellung kommen. 

Der in der Sekundarwieklung des Transformators induzierte hoeh
gespannte (aber noch niederfrequente) Weehselstrom ladet die Konden
satoren des Primarkreises, die sieh bei Erreiehung einer gewissen 
Spannung uber die Funkenstreeke entladen. Dadureh kommt os in dem 

ErregerkreioS Ther.7p,Lre/~ 
Abb. 22. Schaltbild eines Diathermieapparates. 

Kreis (Abb. 22), der aus der Sekundarwicldung des Transformators, 
den Kondensatoren, der Funkenstreeke und der Selbstinduktionsspirale 
(Solenoid I) besteht, zu hochfrequenten Schwingungen. 

Der sekundiire oder Therapiekreis. Die im Primarkreis entstehenden 
Schwingungen werden nieht unmittelbar durch den Korper geleitet, 
sondern auf einen zweiten Kreis ubertragen. In diesem ist der Patient 
eingeschaltet. Er heiBt sekundarer, auch Therapie- oder Patientenkreis. 
In der Regel haben beide Kreise, der primare und sekundare, keine 
leitende Verbindung miteinander. Ihre Koppelung ist eine induktive 
oder magnetische (s. S. IS). Dies trifft fUr die meisten deutsehen Apparate 
zu. Seltener, und das ist besonders bei franzosischen Apparaten der Fall, 
sind beide Kreise direkt oder galvanisch miteinander gekoppelt. 

Der Sekundarkreis muB, um sehwingungsfahig zu sein, gleiehfalls 
einen Kondensator (Kapazitat) und eine Drahtspule (Selbstinduktion) 
besitzen. Wie aus der Abb. 22 ersiehtlich, ist das eine Ende dieser 
Drahtspule (Solenoid II) uber ein Amperemeter und einem Kondensator 
mit der Stromabnehmeklemme 0, das andere Ende gleichfalls uber einen 
Kondensator mit der Klemme 2 verbunden. 

Bei manchen Apparaten geht von einer mittleren Windung der Spirale noch 
eine Abzweigung zu einer Klemme, welche in der Abb. 22 die Bezeichnung 1 tragt. 
Wie man sieht, sind zwischen den Klemmen 0 und 2 samtliche Windungen des 
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Solenoides, zwischen 0 und 1 nur ein Teil derselben eingeschlossen. Wie wir schon 
von den faradischen Induktionsapparaten her wissen, ist die Spannung in der 
Sekundarspule urn so groBer, je mehr Windungen sie besitzt. Es ist demnach die 
Spannung zwischen den Klemmen 0 und 2 groBer als zwischen den Klemmen 0 
und 1. Den AnschluB an die groBere 
Spannungsstufe (0 - 2) werden wir daher 
immer dann wahlen, wenn wir groBere 
Korperwiderstande zu iiberwinden haben, 
wie dies z. B. bei der Langsdiathermie 
einer Extremitat oder bei der Allgemein. 
diathermie der Fall ist. Fiir weitaus die A B 
meisten Falle wird jedoch der AnschluB 
an die Klemmen 0 und 1 ausreichen. 

SolI del' Therapiekreis durch den 
Erregerkreis zum Mitschwingen ge
bracht werden, dann muB er auf 
diesen abgestimmt sein, er muB mit Abb.23. Spannungsteiler. 
ihm in Resonanz stehen. Wir wissen, 
daB dies dann del' Fall ist, wenn 
beide Kreise die gleiche Periodenzahl haben. N ach del' Formel von 
Thomson und Kirchhoff muB dann in dem einen wie in dem 
anderen Kreis das Produkt aus Selbstinduktion (L) und Kapazitat (C) 
das gleiche sein. 

Die Reguliereinrichtung. Um den am Patienten zur Anwendung 
kommenden Strom in seiner Intensitat nach Wunsch veriindern zu 
konnen, muB jeder Diathermie-
apparat Eimichtungen besitzen, 
die eine gleichmaBige, stufenlose 
Regulierung del' Stl'omstarke in 
weiten Gl'enzen gestatten. Das 
kann in vel'schiedener Weise ge
schehen. Man kann dies z. B. 
dadurch erreichen, daB man die 
beiden Solenoide des primaren (I) 
und des sekundii,l'en Kreises (II) 
gegeneinander verschiebt. Zu 
diesem Zweck ist eines del' Sole
noide beweglich, so daB es, mit 
dem anderen mehr odeI' weniger 
zur Deckung gebracht, engel' oder 
loser gekoppelt werden kann. Je 
mehr beide Spulen einander ge
nahert werden, je mehr ihre 
magnetischen Kraftfe1der sich 

Abb. 24 Feinregulator mit Hitzdraht
amperemeter fiir Diathermiestrome bis 

0,6 Ampere (Siemens & Halske). 

decken, desto groBer ist die Induktionswirkung, desto starker del' durch 
den Patienten fliel3ende Strom. Es ist das gleiche Prinzip del' Strom
regulierung, das wir bei den faradischen Sch1ittenapparaten anwenden. 
Wir wissen, daB auch bei diesen del' Sekundarstrom um so starker 
wird, je mehr die beiden Spulen ineinander geschoben werden. 

Auf dem gleichen Prinzip del' starkeren odeI' schwacheren Induktions
wirkung beruht auch das Drehsolenoid odeI' Variometer, das bei manchen 
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Apparaten zur Anwendung kommt. Wie jeder Radioamateur weiB, 
besteht dieses aus zwei Induktionsspulen, von denen die eine fest
stehend, die andere im Innern dieser drehbar ist. Die eine Spule gehort 
dem primaren oder Erregerkreis, die andere dem sekundaren oder 
Therapiekreis an. Stehen die Windungsebenen beider Spulen senkrecht 
zueinander, so ist die Induktionswirkung gleich NuIl, wird die innere 
Spule so gedreht, daB ihre Windungsebene parallel zu der der auBeren 
Spule steht, so ist das Maximum der Induktion erreicht. Durch langsames 
Drehen laBt sich so die Strom starke im Patientenkreis allmahlich von 
NuIl bis zum Maximum gleichmaBig abstufen. 

Eine zweite Form der Stromdosierung bedient sich nicht der beweg
lichen, sondern der festen Koppelung. Die beiden Spulen des primaren 
und sekundaren Kreises werden moglichst nahe aneinander unverriick
bar eingestellt, am besten in der Art, daB man sie ineinander wickelt. 
Dadurch wird das Optimum der Energieiibertragung erreicht. Die Regu
Herung der Stromstarke geschieht durch einen Ohmschen Widerstand 

Abb.25. 
Hitzdrahtamperemeter. 

oder einen Spannungsteiler im sekundaren 
Kreis, also in ganz gleicher Weise wie bei 
dem galvanischen und faradischen Strom der 
elektrischen AnschluBapparate. 

Der Spannungsteiler (Abb. 23) ist em 
Drahtwiderstand, der die beiden Pole des 
sekundaren Stromkreises miteinander ver
bindet und durch den der gesamte Strom des 
Apparates flieBt. Von dem einen Ende dieses 
Widerstandes (B) geht eine Verbindung zum 
Patienten. Die zweite Verbindung wird durch 
einen Kontakt (C) hergestellt, der auf dem 
Widerstand verschieblich ist. Befindet sich 

dieser Kontakt am auBersten rechten Ende (B), so daB er mit der fixen 
Abzweigung zusammenfallt, dann haben beide Pole das gleiche Potential, 
es besteht keine Potentialdifferenz, keine Spannung zwischen ihnen. 
Es flieBt daher auch kein Strom durch den Patienten. Je mehr dagegen 
der Schiebekontakt nach links gegen A verschoben wird, um so groBer 
wird die Potentialdifferenz, um so starker der durch den Patienten 
flieBende Strom. 

Der Feinregulat1lr. Fur jene FaIle, bei denen es auf eine besonders feine Regu
lierung kleiner Stromstarken ankommt, haben die Firmen' Siemens-Reiniger
Veifa, Koch & Sterzel u. a. einen Apparat konstruiert, der in Verbindung mit 
jedem Diathermieapparat gebraucht werden kann (Abb. 24). Er beruht gieichfalls 
auf dem Prinzip des Spannungsteilers und gestattet, den Strom durch Verschieben 
eines' Gleitkontaktes in feinster Weise abzustufen. Der Apparat tragt gleich
zeitig einen kleinen Strommesser, mit dem Strome bis zu einer Starke von 0,6 Ampere 
gemessen werden konnen. 

Die MeBeinrichtung. Um den durch den Patienten flieBenden Strom 
messen zu konnen, brauchen wir eine Einrichtung, bestehend aus einem 
Amperemeter. Da wir es bei der Diathermie mit hochfrequenten Stromen 
zu tun haben, so ist zur Messung nicht jedes gewohnliche Amperemeter 
brauchbar. Wir verwenden in der Hochfrequenztherapie sog. Hitzdraht
amperemeter (Abb. 25), deren Konstruktion auf folgendem Prinzip 
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beruht. Der Strom durchflieBt einen diinnen Draht, der sich infolge 
der in ihm entstehenden J ouleschen Warme ausdehnt und dadurch 
verlangert. Da die Verlangerung um so groBer wird, je starker der 
durchflieBende Strom ist, so kann sie als MaB fUr die Starke desselben 

Abb. 26. Sehematisehe Darstellung eines Hitzdrahtamperemeters. 

beniitzt werden. Die Ausdehnung des Drahtes wird durch eine geeignete 
Ubersetzung auf einen Zeiger iibertragen, der iiber einer empirisch 
geeichten Skala spielt (Abb. 26). Diese ist in Ampere geeicht. Das 
MeBbereich des Instrumentes ist je nach der Leistungsfahigkeit des 
Apparates verschieden. Manche Strommesser haben auch zwei MeB
bereiche, ein kleines und ein groBeres, die durch Drehen eines Knopfes 
nach Bedarf abwechselnd eingeschaItet werden konnen. 

II. Diathermieapparate verschiedener Firmen. 
Allgemeine Bemerkungen. Die zwei Grundbedingungen, welche jeder 

Diathermieapparat erfiillen muB, sind: 
I. DaB er einen q uaIi ta ti v vollkommen einwandfreien Hochfrequenz

strom liefert, d. h. einen Strom, der neben einer reinen, angenehmen 
Warmeempfindung auch nicht die Spur eines "faradischen" oder sonstigen 
GefUhls auslOst. 

2. DaB er diesen Strom in einer quantitativ geniigenden Menge 
zur Verfiigung stellt, d. h. fUr aIle in der Praxis vorkommenden Faile 
die geniigende Stromstarke liefert. Will man einen Apparat auf seine 
Leistungsfahigkeit priifen, dann nehme man in beide Hande je eine 
zylindrische Elektrode und suche durch Drehen des Regulierhebels die 
groBtmogliche Stromstarke zu erzielen. Betragt diese bei dem hier 
gegebenen sehr groBen Korperwiderstand wenigstens 0,6 Ampere, dann 
kann man annehmen, daB die Leistung des Apparates auch fUr aIle 
sonstigen Anwendungsformen der Diathermie ausreicht 1). 

Die Giite eines Diathermieapparates hangt in erster Linie von der 
Funktion seiner Funkenstrecke abo Durch sie wird VOl' allem die Art 
des geJieferten Stromes bedingt. Sie entscheidet auch iiber die 

1) leh bin mir vollkommen bewuBt, daB dies kein theoretiseh einwandfreies 
:MaB fiir die Leistung eines Diathermieapparates ist, aber es ist ein MaB, und zwar 
das einzige, das dem praktisehen Arzt zur Verfiigung steht, von dem man nieht 
die Aufnahme einer "Kennlinie" verlangen kann. Eine solehe Kurve wird iibrigens 
einem Laien, wie es der Arzt ist, auch nicht die geringste Vorstellung von der 
Leistung eines Apparates geben. 
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RegelmaBigkeit, mit welcher der Apparat arbeitet, sie entscheidet ferner 
uber die Bedienung, welche er im Betrieb erfordert. Alles Dinge, welche 
fur die Praxis von ganz hervorragender Bedeutung sind. 

Dnd noch eines, was bisher so gut wie gar nicht beachtet wurde. 
Die Strommengen, welche die einzelnen Apparate zu ihrem Betrieb 
benotigen, schwanken in weiten Grenzen. Es gibt Apparate, welche 
zwei-, ja dreimal mehr als andere an Strom verbrauchen, bei denen 
sich also die Kosten jeder Behandlung urn das Ebensovielfache hoher 
stellen, ein Faktor, der in der Regel auch nicht gleichgultig ist. 

Derjenige, der einen Diathermieapparat kaufen will, wird also gut 

Abb. 27. Thermoflux 240 (Siemens-Reiniger-Veifa). 

tun, sicb erst mit einem erfahrenen Kollegen zu beraten, denn die Qualitat 
der im Handel befindlichen Apparate ist eine sehr verschiedene. Es 
gibt neben sehr guten auch schlechte, ja vollkommen unbrauchbare 
Maschinen. Die Ansicht eines Konstrukteurs oder Handlers hieruber 
ist naturlich nicht maBgebend, denn dieser wird immer den eigenen 
Apparat als den allerbesten anpreisen und stets Vorzuge aufzuzahlen 
wissen, durch die sein Apparat allen anderen iiberlegen sein soIl. 

Die meisten Firmen bauen heute nicht nur eine, sondern mehrere 
Typen von Diathermieapparaten, je nach den Anspriichen, welche der 
Arzt an die Leistung eines solchen Apparates stellt. Die Normaltype, 
welche zur Behandlung von einem, hochstens zwei Kranken bestimmt 
ist, eignet sich am besten fUr die Privatordination oder fUr Kleinbetriebe. 
Fur groBere Anspriiche, wie sie in der Spitals- oder Kassenbehandlung 
in Frage kommen, werden eigene groBe Apparate, kleine Diathermie-
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zentralen gebaut, welche die gleichzeitige Behandlung von 3, 4 selbst 
5 Patienten ermoglichen. Ihre Verwendung ist wegen des hohen Strom
verbrauches nur dann okono
misch, wenn ihre volle Lei
stungsfahigkeit ausgenii tzt 
wird. Die ganz kleinen Dia
thermieapparate, die in der 
Regel tragbar sind, dienen 
dagegen meist nur zur Elek
trokoagulation. Giinstigen
falls lassen sich mit ihnen 
kleinere Korperteile behan-
deln. Es hat sich der Ge-
brauch eingebiirgert, diese 
verschiedenen Apparattypen 
mit eigenen, meist recht sinn
losen Phantasienamcn zu be
legen. 

An dieser Stelle mogen 
einige der am haufigsten ver
wendeten Apparattypen kurz 
beschrieben werden. Von einer 
a usfiihrlichen Beschreibung 
sei deshalb Abstand genom
men, weil die Fabrikanten 
andauernd Verbesserungen 
(haufig auch nur Verande
rungen) an der Konstruktion 
ihrer Apparate vornehmen, 
so daB die jeweilige Dar· 
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Abb.28. Thermoflux 500 
(Siemens-Reiniger-Veifa). 

steHung in kiirzester Zeit veraltet. Beziiglich der naheren Details sei 
auf die Prospekte der Firmen verwiesen. 

Die Apparate von Siemens-Reiniger- Veifa. Die Standardtype (Ther
moflux 240) ist in Abb. 27 wiedergegeben. Sic besitzt zwei luftgekiihlte 

Abb.29. Mikrotherm (Siemens-Reiniger-Veifa). 
Kowarschik, Diathermie. 6. Aufl. 3 
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Wolframfunkenstrecken (s. S. 23), welche in das Innere des Tisch
gehauses eingebaut sind. Auf der Deckplatte desselben befinden sich 
der Betriebsschalter und der Strommesser. Links und rechts davon 
ist je ein Klemmenpaar und eine Reguliervorrichtung zur gleichzeitigen 
Bedienung von zwei Stromkreisen. 

Den groBeren Apparat dieser Firma (Thermoflux 500) zeigt 
Abb.28. Er hat eine dreifache Wolframfunkenstrecke, die auf der Tisch
platte, von einem besonderen Schutzgehause geOOckt, angebracht ist. 

Abb.30. Pantotherm-Standard Abb.31. Penetrotherm (Sanitas). 
(Sanitas) 

Der Apparat ist zur gleichzeitigen Verwendung von 4 Stromkreisen, 
von denen jeder eine eigene Reguliermoglichkeit besitzt, eingerichtet_ 
Zwei Klemmenpaare befinden sich auf der Tischplatte, zwei weitere 
Anschliisse sind an der V orderwand des Apparates vorgesehen. 

Der Mikrotherm (Abb. 29) der gleichen Firma besteht aus zwei 
tragbaren Kastchen, von denen das eine (links in der Abb. 29) den 
Transformator enthalt und den Hauptschalter tragt. Auf der Deck
platt.e des anderen sind das Amperemeter, die Funkenstrecke und zwei 
Gliihlampen (des Ballastkreises) sichtbar. Der Apparat kann in Ermange
lung einer zentralen Wechselstromleitung auch an den Umformer eines 
Pantostaten angeschlossen werden. 

Die Apparate der Gesellschaft Sanitas (Berlin). Die Gesellschaft 
baut vier verschiedene Apparatformen. Die Type Pantotherm-Standard 
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(Abb. 30) ist der Apparat des praktischen Arztes. Er gestattet die Behand
lung von zwei Kranken, bzw. zwei Korperteilen zu gleicher Zeit und zeigt 
im ubrigen die gleiche auBere Anordnung wie Thermoflux 240. Eine 
Konstruktion von wesentlich groBerer Leistungsfahigkeit ist der Penetro
therm (Abb. 31). An die an seiner Vorderwand ersichtlichen Klemmen 
konnen 4 Stromkreise angeschlossen werden, ein 5. AnschluB wird durch 
das auf der Deckplatte befindliche Klemmenpaar ermoglicht. Bemerkens
wert ist, daB diese 5 Stromkreise, von denen jeder eine eigene Regulierung 
besitzt, in weiten Grenzen voneinander unabhangig sind, so daB das 
Zu- undAbschalten eines Patienten 
moglich ist, ohne daB die Behand
lung der anderen unterbrochen 
werden muB. Fur geringere An
spruche baut die Gesellschaft 
Sanitas auch zwei kleinere trag
bare Apparate (Pantotherm und 
Novotherm). 

Die Apparate von L. Schul
meister (Wien). Der groBere 
Apparat dieser Firma (Abb. 32) 
hat eine doppelte W olframfunken
st.recke (siehe S. 22), die wohl in 
das Tischgehause eingebaut ist, 
deren Funktion jedoch durch ein 
Schaufenster auf der Tischplatte 
beobachtet werden kann. Eine 
zweckmaBige Einrichtung 1st auch 
die Vereinigung von Schalt- und 
Regulierhebel in einem Griff, 
wodurch es unmoglich wird, den 
Strom einzuschalten, wenn etwa 
der Regulierhebel auf "Stark" 
steht. Der Apparat von Schul- Abb.32. GroBer Diathermieapparat von 
meister zeichnet sich durch seine L. Schulmeister (Wien). 
auBerordentliche Okonomie, d. h . 
seinen geringen Stromverbrauch bei hoher Leistungsfiihigkeit aus. 
Dieselbe Firma baut auch einen kleineren tragbaren Apparat (Abb. 33), 
der an jede Lichtleitung angeschlossen werden kann. 

Die Apparate von Koch & Sterzel (Dresden). Die Normaltype 
(Calentador II), welcher fur die Behandlung eines Objektes bestimmt 
ist, stellt Abb. 34 dar. Eine groBere Type dieser Firma hat drei Strom
kreise, von denen jeder fur sich regulierbar ist. Fur ganz geringe 
Leistungen, besonders Elektrokoagulation, genugt der kleine tragbare 
Apparat (Thermidion). 

Die Apparate von Gaiffe, Gallot & Pilon (Paris). Die Apparate 
dieser franzosischen Firma unterscheiden sich von den deutschen Fabri
katen einerseits durch die besondere Konstruktion ihrer Funkenstrecke, 
andererseits durch die Art ihrer Regulierung. Die Funkenstrecke, die 
von Broca angegeben wurde, ist in ein Aluminiumgehause eingeschlossen 

3* 
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(Abb. 35). Ihre Elektroden bestehen aus zwei KupferblOcken, von denen 
der eine (0) fix, der andere (B) mittels einer Mikrometerschraube (A) 
verstellbar ist. 1m Betriebe werden die Elektroden auf die gunstigste 
Entfernung, die durchschnittlich ein Millimeter betragt, eingestellt. Das 
Funkenspiel erfolgt nicht in freier Luft, sondern in Leuchtgas, weshalb 
das luftdicht abgeschlossene Gehause der Funkenstrecke auf der einen 
Seite ein Rohr fur die Zuleitung, 
auf der anderen ein solches fur die 
Ableitung dieses Gases besitzt. 

Eigentumlich ist auch die Art, 
wie bei dem Apparat von Gaiffe, 

Abb.33. Kleiner Diathermieapparat von 
L. Schulmeister (Wien). 

Abb.34. Calentador II 
(Koch & Sterzel). 

Gallot & Pilon der Strom im Patientenkreis reguliert wird (Abb. 36). 
Der Primarkreis ist durch eine Kupferspirale, welche die Belegungen 
der Kondensatoren miteinander verbindet, geschlossen. Dieses Solenoid 
gehort aber nicht allein dem Primarkreis, sondern gleichzeitig auch 
dem Sekundarkreis an, indem von seinen Enden A und B der sekundare 
Stromkreis (Utilisation) abzweigt. Wahrend also bei den anderen Appa
raten primarer und sekundarer Kreis getrennte Solenoide haben, die 
induktiv aufeinander wirken, ist hier die Koppelung eine galvanische. 
Die Regulierung der Strom starke erfolgt derart, daB die Zahl der Solenoid
windungen, die dem primaren, und die Zahl derjenigen, welche dem 
sekundaren Kreis angehoren, verandert wird. Eine Betrachtung der 
Abbildung wird das sofort klar machen. Der eine Kondensator ist mit 
dem einen Ende (B) der Kupferspirale verbunden, von dem zweiten 
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Kondensator aber fiihrt eine Verbindung zu dem Drehpunkt eines 
Gleitkontaktes (C), der mittels eines Handgriffes auf den Windungen 
der Spirale verschoben werden kann. Befindet sich dieser Kontakt 
am auBersten Ende der Spirale (R), dann sind die Kondensatorbelegungen 
durch die leitende Briicke der Drehkurbel unmittelbar miteinander 
verbunden, sie sind kurzgeschlossen. Das Solenoid -ist aus dem Primar· 
kreis voIlkommen ausgeschaltet, aIle seine Windungen liegen im Sekundar· 
kreis zwischen den beiden Punkten A und B. Verschiebt man nun 
den Gleitkontakt entlang der Spirale von B in der Richtung nach A 
(z. B. nach C, wie dies in der Abbildung dargesteIlt ist), so wird ein Teil 
der Windungen in den Primarkreis aufgenommen, aber gleichzeitig 
dem Sekundarkreis entzogen. Das Extrem ist dann erreicht, wenn 

Abb.35. _Funkenstrecke des 
Diathermieapparates von Gaiffe, 

GaUot & Pilon. 

: i 
I I 

L-----6 ~ C}------ ~ , , 
I I 
, I 

0,\ :0 
~ ~ 

----=;=- ~ , , 
: : 
, I 
I , 
.. ...... ... : , 

I 
I 
I 

,i' , , 
I , , 
I , 
I , , 
! 

Abb. 36. Schaltbild zu dem 
Diathermieapparat von Gaiffe, 

GaUot & Pilon. 

der Gleitkontakt bis nach A gelangt. Bei dieser SteHung gehort die 
Spirale ausschlieBlich dem Primarkreis an. Eine solche Verschiebung 
der Spiralwindungen bedeutet nichts anderes als eine Anderung der 
Selbstinduktion, die in demselben MaB im Primarkreis zunimmt, als 
sie im Sekundarkreis abnimmt und umgekehrt. Wenn wir uns der 
Thomsonschen Formel erinnern, so werden wir sofort begreifen, daB 
eine Veranderung der Selbstinduktion gleichbedeutend ist mit einer 
Veranderung der Periodenzahl oder der Frequenz in beiden Kreisen. 
Wir werden im Patientenkreis die Hochstleistung des Apparates, d. h. 
die groBte Stromstarke erzielen, wenn er mit dem Primarkreis in Resonanz 
steht, also die gleiche Periodenzahl wie dieser hat. Das wird bei einer 
bestimmten SteHung der Kurbel zutreffen. Die hier beschriebene Art 
der Stromregulierung ist in der Arsonvalisation seit langem bekannt 
und geiibt. Jeder, der mit der Technik dieser Methode vertraut ist, 
weiB, daB sie in dem Oudinschen Resonator ihr Vorbild hat. 



38 Das Instrumentarium der Diathermie. 

Abb. 37 stellt die auJ3ere Ansicht des Apparates dar. Ein auf RoUen 
fahrbarer Kasten aus Holz, der auf sein~r Deckplatte die Funkenstrecke 
und den Strommesser tragt. :&eben diesen sind die Abnehmeklemmen 
fUr den Diathermiestrom. An der Seitenwand des Kastens befindet 
sich der Schalter, der den Pri
marstrom schlieJ3t, sowie ein 
Handgriff, der den therapeutisch 
angewendeten Strom zu regu
lieren gestattet. Durch Drehen 
des Handgriffes wird der fruher 
erwahnte Gleitkontakt auf den 
Windungen der Spirale ver-

Abb. 37. Diathermieapparat von 
Gaiffe, Gallot & Pilon (Paris). 

Abb. 38. Zusatzapparat zur 
Arsonvalisation (Koch & Sterzel). 

schoben. Das Haus Gaiffe, Gallot & Pilon hat auch einen kleinen 
tragbaren Diathermieapparat gebaut, der hauptsachlich fur urologische 
Zwecke bestimmt ist. 

Zusatzapparat zur Arsonvalisation. Urn die Diathermieapparate 
auch fUr die Arsonvalisation, also fUr die alteren Methoden der Hoch
frequenzbehandlung verwenden zu k6nnen, haben einige Firmen zu 
ihren Apparaten Zusatzinstrumentarien gebaut (Abb. 38). Diese haben 
den Zweck, die von dem Diathermieapparat gelieferten elektrischen 
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Schwingungen, die eine Spannung von einigen Hundert Volt haben, 
auf eine Spannung von einigen Hunderttausend Volt zu bringen, um 
sie in dieser Form auch zur Funken- und Effluvienbehandlung geeignet 
zu machen. Der Zusatzapparat ist also nichts anderes als ein Hoch
spannungstransformator nach dem System Tesla oder Oudin.' 

III. Die Hilfsapparate. 
Der Stromverteiler. Nicht selten erscheint es wiinschenswert, zwei 

Korperstellen gleichzeitig zu durchwarmen, weil deren Behandlung 
nacheinander fiir den Kranken wie fiir den Arzt ebenso zeitraubend als 
ermiidend ware. Wir werden im speziellen Teil sehen, daB sich das 
bei zwei symmetrischen Korperteilen, sagen wir zwei Kniegelenken, 
ohne weitere Behelfe machen laBt. Man braucht nur den vom Apparat 
kommenden Strom in zwei Zweige zu teilen, von welchen der eine durch 
das eine, der zweite dutch das andere Gelenk geht, was man als Parallel
schaltung bezeichnet. Unter der Annahme, daB die beiden zu durch
warmenden Objckte annahernd den gleichen Widerstand haben, was 
in der Praxis fiir symmetrische Teile in hinreichendem MaB zutrifft, 
und unter der Annahme, daB wir dieselbe Elektrodenanordnung wahlen, 
werden wir auch beiderseits die gleiche Erwarmung erhalten. Anders 
ist die Sache, wenn es sich um verschiedene Korperwiderstande handelt, 
wenn wir also verschiedenartige Korperteile, sagen wir ein Kniegelenk 
und ein Schultergelenk durchwarmen wollen, oder wenn wir die Absicht 
haben, zwei Kranke gleichzeitig mit demselben Apparat zu behandeln. 
Hier wird eine einfache Parallelschaltung in der Regel nicht hinreichen, 
um in dem einen wie in dem anderen Objekt den gerade gewiinschten 
Grad der Erwarmung zu erzielen. Viele neuere Apparate haben fiir diesen 
Zweck zwei oder auch mehrere Abnehmestellen mit entsprechender 
Reguliermoglichkeit vorgesehen. 1st man nicht im Besitze eines solchen 
Apparates, dann kann man sich eines Hilfsmittels bedienen, das man 
als Stromverteiler (Abb. 39) bezeichnet. 

Er besteht aus vier Regulierwidel.'standen, die gemeinsam auf einem 
Brett angebracht sind. Del.' von dem einen Pol kommende Strom wird 
in vier parallel laufende Zweige unterteilt, von denen jeder durch einen 
del.' vier Widerstande und dann durch das Behandlungsobjekt geht, 
um schlieBlich mit den anderen Zweigstromen wieder vereint zum Apparat 
zuriickzukehren (Abb. 40). Durch den eingeschalteten Widerstand kann 
die Stromstarke in jedem Kreis nach Wunsch geandert werden, so daB 
auf diese Weise gleichzeitig vier Durchwarmungen moglich sind. Es 
sei gleich hier betont, daB vier Durchwarmungen mit Hilfe der alteren 
Diathermieapparate, fiir welche der Stromverteiler gebaut wurde, so 
gut wie niemals gemacht werden, schon deshalb nicht, weil die Leistungs
fahigkeit dieser Apparate hierfiir gar nicht ausreicht. Es entspricht 
daher die von den meisten Firmen gewahlte Vierzahl der Widerstande 
gar keinem arztlichen Bediirfnis. Zwei Widerstande sind fiir aIle FaIle, 
auch fiir die Allgemeindiathermie (s. S. 66) vollkommen ausreichend. 



40 Das Instrumentarium der Diathermie. 

Wir konnen uns somit darauf beschranken, die Ausfiihrung einer 
solchen Doppeldurchwarmung zu beschreiben, die sich folgendermaBen 
gestaltet. Man legt die Elektroden an die zwei Korperteile, welche 
gleichzeitig behandelt werden sollen, an und verbindet sie mit dem 
Apparat in der Weise, wie dies die Abb. 41 erlautert. In jedem der beiden 
Stromkreise ist dabei ein Regulierwiderstand in Reihe geschaltet. Der 
Diathermiestrom wird hierauf geschlossen und seine Starke so weit 
erhoht, daB sie in einem der beiden Kreise die gewunschte Hohe erreicht. 
Jede weitere Steigerung wurde hier bereits ein Zuviel hedeuten. Um 
nun auch in dem zweiten Kreis die notige Warme zu erhalten, schaltet 

Abb. 39. Stromverteiler 
(Siemens & Halske). 

Abb. 40. Schaltbild eines 
Stromverteilers. 

man in den ersten Kreis Widerstand ein, wodurch hier der Strom etwas 
zuruckgeht, dafiir aber in dem zweiten Kreis steigt. Darauf erhoht 
man neuerdings den Gesamtstrom und wird bei richtiger Einstellung 
des Verteilerwiderstandes in jedem Kreis die gewollte Stromstarke 
erzielen. Sollte dies nicht der Fall sein, so wird man durch vorsichtiges 
Verschieben des Widerstandes das Stromgleichgewicht in beiden Kreisen 
herzustellen suchen. Ein praktischer Versuch wird sehr bald die richtige 
Anwendung des Verteilers lehren. 

Diese Art der Stromverteilung hat aber zwei Nachteile, die nicht verschwiegen 
werden konnen. Erstens kennt man nicht die GroBe der Teilstrome, die durch 
die beiden Einzelkreise gehen, da das Amperemeter des Apparates nur die Summe 
dieser Strome anzeigt. Will man die GroBe dieser selbst kennen lernen, dann 
waren neben den vier Regulierwiderstanden noch vier Amperemeter notig, was 
die Eiurichtung wesentlich verteuern wiirde. 

Ein zweiter Nachteil des Verteilers liegt darin, daB die Einstellung einer 
bestimmten Stromstarke in einem Kreis nicht vorgenommen werden kann, ohne 
daB sich die Stromstarke in den anderen Kreisen andert. Denn will man in dem 
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einen Zweig den Strom herabsetzen, indem man hier Widerstand vorlegt, so steigt 
die Strom~tarke in den anderen Zweigen und umgekehrt (Kirchhoffsche Regeln). 
Das sind Ubelstande, die sich anfanglich etwas unangenehm bemerkbar machen, 
die aber andererseits durch die Vorteile, welche der Apparat bietet, wieder iiber
wogen werden. 

Fur die Verwendung des Verteilers ergeben sich folgende Moglich
keiten: 1. Die gleichzeitige Behandlung von zwei Korperstellen an 
demselben Kranken. 2. Die gleichzeitige Behandlung von zwei Kranken. 
3. Die gleichmaBige Verteilung der Warme, wenn wir bei der Behandlung 
eines Kranken einen geteilten Strom anwenden, wie dies z. B. bei der 
Behandlung einer Ischias nach der auf S. 134 angegebenen Methode 
geschieht. Rier werden drei Elektroden angelegt, von denen die mittlere 
an den einen Pol, die untere und obere an den zweiten Pol des Apparats 
angeschlossen werden (Abb. 89). Es findet also von der mittleren 
Elektrode aus nach oben und nach unten hin eine Stromteilung statt. 
Damit wir in beiden Zweigen die 
Erwarmung nach Wunsch regulieren 
konnen, schalten wir in jedem der
selben einen Regulierwiderstand ein. 
Eine analoge Verwendung findet der 
Stromverteiler bei der allgemeinen 
Diathermie nach Methode I (s. S.66). 

Der Alternator von Bucky. Die Kreuz
feuerapparate von Stein und Schnee. Um 
eine moglichst intensive Warmeentwicklung 
in der Tiefe einer Gewebsmasse zu erzielen, 
kann man sich auch einer Technik bedienen, 
die der Kreuzfeuerbestrahlung in der Ront
gen- und Radiumtherapie nachgeahmt ist 
und die darum als Kreuzfeuerdiathermie 
oder mit Riicksicht darauf, daB die Er
warmung hierbei vorziiglich im Zentrum 
eines Korperteiles auf tritt, auch als zen-

Abb. 41. Verwendung des Strom
verteilers bei zwei Behandlungs

objekten. 

trale Diathermie bezeichnet wird. Man fiihrt sie in der Weise aus, daB man durch 
das zu behandelnde Gebilde zwei Strome schickt, deren Stromlinien sich in der 
Tiefe kreuzen. Dadurch wird hier die Erwarmung am starksten. 

Das Nachstliegende ware es, dieses Ziel in der Weise anzustreben, daB man 
an den zu behandelnden Korperteil zwei Elektrodenpaare derart anlegt, daB ihre 
Verbindungslinien senkrecht aufeinander stehen (Abb. 42). Verbindet man dann 
diese vier Elektroden so mit dem Apparat, daB die einander gegeniiberliegenden 
Platten entgegengesetzte Polaritat haben, so konnte man hoffen, daB zwei Teil
strome durch den Korper flieBen, die sich in der Mitte desselben kreuzen. Leider 
aber ist dies nicht der Fall. Warum? Da wir vier Elektroden aber nur zwei Pole 
haben, so laBt es sich in gar keiner Weise vermeiden, daB bei der besohriebenen 
Anordnung nicht nur zwei gegeniiberliegende, sondern aUch zwei benachbarte 
Elektroden entgegengesetzte Polaritat besitzen. Der Strom hat dadurch zwei 
Moglichkeiten, einerseits die, diametral den Korper zu durchsetzen, andererseits 
auch die, von einer Elektrode· zur Nachbarelektrode zu gehen. Da der letztere 
Weg der kiirzere ist und daher den geringeren Widerstand bietet, wird er ihn vorzugs
weise .wahlen und es wird also gerade das Gegenteil von dem zustande kommen, 
was wir wollten, namlich eine starkere Erwarmung der peripheren Teile (Abb. 43). 

SchluBfolgerung: Wollen wir die beiden Stri:infe zwingen, die Korpermasse 
quer zu durchsetzen, dann brauchen wir entweder zwei Diathermieapparate, die 
zwei voneinander unabhangige Stromkreise liefern, oder wir miissen, wenn wir 
uns eines einzigen Apparates bedienen, die Spannung desselben hintereinander, 
nicht gleichzeitig, an die beiden Elektrodenpaare legen, so daB abwechselnd das 
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eine, dann das andere in den Stromkreis eingeschaltet wird. Das bezweckt der 
Alternator von Bucky (Siemens & Halske, Abb. 44), der Kreuzfeuerapparat 
von Stein (Gesellschaft Sanitas), sowie derjenige von Schnee (Veifa-Werke). 
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Es sind Vorrichtungen, welche den Strom mittels eines kleinen Motors in rascher 
Folge automatisch von dem einen Elektrodenpaar auf das andere umschalten. 

Mit Hilfe dieser Apparate hat man die Moglichkeit, Korperteile in zwei auf
einander senkrechten Richtungen zu durchwarmen, was insbesondere bei der 

Abb.44. Alternator von Buckv. 
(Siemens & Halske.) • 

Diathermie der Brust-, der Bauch
hohle oder des Beckens in Betracht 
kommt. An den Extremitaten kann 
man zweckmaBigerweise eine Langs
durchwarmung mit einer Querdurch
warmung kombinieren, urn so, sagen 
wir z. B. bei einer Kniebehandlung 
cine intensive Tiefenwirkung zu cr
ziclen. Man vergesse jedoch dabei 
niemals, daB bei dieser Art der 
Technik die starkste Erwarmung in 
der Tiefe des Gewebes und nicht 
wie gewohnlich in der unter der 
Elektrode liegenden Haut auf tritt, 
so daB die Temperatur dieser nicht 
mehr als ein Sicherheitsfaktor gegen 
etwaige Tiefenschadigungen ver
wertet werden kann. 

Die TemperaturmeBeinrichtung 
von Siemens &, Halske. Urn die in 
der Tiefe der Gewebe oder im Innern 
von Korperhohlen bei der Durch
warmung auftretende Temperatur 
unmittelbar messen zu konnen, hat 
die Firma Siemens & Halske eine 
MeBeinrichtung konstruiert, die auf 
dem Prinzip der thermoelektrischen 

Erscheinungen beruht. Hat man zwei Drahte aus verschiedenen Metallen, etwa 
Eisen und Konstantan, und verlotet diese an den freien Enden miteinander derart, 
daB ein geschlossener Leitungskreis entsteht, so wird in diesem Kreis jedesmal 
dann ein elektrischer Strom auftreten, wenn die eine Lotstelle eine andere Tempe
ratur aufweist als die andere. Je groBer die Temperaturdifferenz zwischen den 
Lotstellen, desto starker der Strom bzw. die ihn erzeugende Spannung. Die 
Spannung des Stromes, die der Temperaturdifferenz parallel geht, kann man mit 
Hilfe eines feinen Spannungsmessers (Millivoltmeter) messen. 
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Abb. 45 zeigt die nach diesem Prinzip konstruierte MeBeinrichtung von 
Siemens & Halske. Wir sehen rechts ein Millivoltmeter, das derart geeicht ist, 
daB es direkt in Celsiusgraden die Temperatur der einen Lotstelle abzulesen gestattet. 
Diese Lotstelle ist als MeBelektrode ausgebildet und hat entweder die Form einer 
stumpfen Spitze, welche-der Haut angedriickt wird, oder die einer spitzen Nadel, 
um in die Gewebe eingestochen werden zu konnen. Auch MeBelektroden anderer 

Abb.45. TemperaturmeBeinrichtung von Siemens & Halske. 

Form werden von der Firma hergestellt. (Die MeBelektrode ist auf der Abbildung 
selbst nicht zu sehen, sie wird mittels eines Kabels an den sichtbaren Stopsel
kontakt angeschlossen.) Die zweite Lotstelle des Kreises wird auf einer konstanten 
Temp~ratur gehalten und taucht zu dieseIJ? Zweck in eine Thermosflasche, welche 
mit 01 gefiillt ist. Die Tempernful' des Oles kann an einem den Stopsel durch
bohrenden Quecksilberthermometer abgelesen werden. 

Die elektrische MeBeinrichtung hat fiir die therapeutische Praxis kaum eine 
Bedeutung, weil sich das Einstechen von Thermonadeln in Muskeln, Gelenke 
oder Korperhohlen von selbst verbietet, wohl aber kann sie fiir experimentelle 
Untersuchungen am Tier oder an der Leiche wertvolle Dienste leisten. 

IV. Die Elektroden. 
Feuchte oder trockene Elektroden? Urspriinglich verwendete man 

zur Diathermie sowie zur Galvanisation und Faradisation nur feuchte 
Elektroden. Man beniitzte Platten oder Netze aus Metall, die man 
mit feuchtem Stoff umhiillte oder wenigstens unterlegte, daneben Polster 
aus natiirlichen oder solche aus Gummischwammen, Mooskissen, die 
man mit Kochsalz16sung durchtrankte, oder auch Lederbeutel, die mit 
feinem Bleischrott oder Quecksilber gefiillt waren und die in gleicher 
Weise angefeuchtet wurden. Zimmern empfahl plastisch knetbare 
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Elektroden aus Tonerde, Belot schlug eine pneumatische Elektrode 
vor, ein £laches Luftkissen, das auf einer Seite eine metallische Belegung 
hat, welche beim Gebrauch noch mit einer mehrfachen Lage feuchten 
Stoffes unterschichtet wird. Diese und manch andere Elektroden 
standen in Verwendung. Wir konnen sie heute aIle als unbrauchbar 
ablehnen. 

Man scheute sich lange Zeit, metallisch blanke Elektroden direkt 
auf die Raut zu legen in der Besorgnis, dadurch eine Verbrennung zu 
erzeugen. Man hatte dabei stets die "Verbrennungen" vor Augen, 
welche bei der Galvanisation durch Beniitzung nackter Metallplatten 
entstehen. Nun ist diese Analogie aber ganz und gar unzutreffend. 
Die Verbrennung, besser gesagt die Veratzung bei der Galvanisation, 
ist durch Elektrolyse bedingt, durch die Alkalien, die an der Kathode 

Abb. 46. Durchwarmung eines Tonerdemodells. 

durch die Sauren, die an der Anode zur Abscheidung gelangen, und ist 
natiirlich etwas ganz anderes als die Verbrennung, die bei der Diathermie 
durch iibermaBige Erwarmung zustande kommt. Diese ist durch einen 
thermischen, jene durch einen chemischen Vorgang verursacht. Die 
Angst vor der Verbrennung beruhte also auf einer falschen Voraus
setzung, und es ist darum als ein groBer Fortschritt anzusehen, als 
zuerst von Bergoni e und Kowarschik in richtiger Erkenntnis dieser 
Tatsache metallisch blanke Elektroden fUr die Diathermie in Vorschlag
gebracht wurden. Bergoni e empfahl Folien aus Zinn (Stanniol), 
Kowarschik diinne Platten aus Blei. Die praktische Erfahrung zeigte 
bald, daB die Verbrennungsgefahr bei diesen Metallelektroden ungleich 
geringer ist als bei den friiher gebrauchlichen feuchten Elektroden. 

Wenn die Metallelektrode vielleicht auch nicht ganz die Anpassungs
fahigkeit feuchter Stoffelektroden besitzen, so haben sie doch so groBe 
Vorziige, daB sie jeder anderen Elektrodenform iiberlegen sind. Zunachst 
ist es die Einfachheit, die Reinlichkeit und die Sauberkeit, welche sie 
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auszeichnen. Da dieselben Elektroden meist abwechselnd fiir verschiedene 
Kranke Verwendung finden, so ist die Moglichkeit einer genauen Reinigung 
eine dringende Forderung der Rygiene. 1m Zusammenhang mit der 
Einfachheit steht auch die Billigkeit nackter Metallplatten gegeniiber 
anderen Elektrodenformen. Der groBte V orzug der Metallelektroden 
ist aber ihr gutes Leitvermogen fiir den elektrischen Strom. Alle feuchten 
Elektroden haben einen hohen elektrischen Widerstand, einen Wider
stand, der fast stets groBer ist als der der Raut. Sie erhitzen sich infolge
dessen bald so sehr, daB ihre eigene Temperatur die der Raut iibersteigt. 
Sie wirken dann wie ein heiBer Umschlag und fiihren der Raut, die 
sich an und fiir sich stark er-
warmt, noch von auBen Warme 
zu. Die Folge davon ist, daB daR 
Ritzegefiihl, das der Patient an 
der Auflagestelle der Elektroden 
verspiirt, bald unertraglich wird 
und den Arzt zwingt, die Strom
starke zu vermindern. 

Ganz anders bei den Metall
elektroden. Diese erwarmen sich 
selbst infolge ihres ausgezeichneten 
Leitvermogens so gut wie gar 
nicht. Wenn sie trotzdem warm 
werden, so geschieht das nur da
durch, daB sie der Raut Warme 
entziehen, diese also gleichsam 
kiihlen. Dadurch wird die Gefahr 
einer Verbrennung aber wesent
lich vermindert. Da es in der 
Praxis fast stets die Erwarmung 
der Raut ist, welche die GroBe 
der anwendbaren Stromstarke be
stimmt, so wird durch eine solche 
Kiihlung gleichzeitig die Moglich
keit gegeben, groilere Stromstarken 
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Abb. 47. Bleielektroden von 
Kowarschik. 

anzuwenden und so eine ausgiebigere Erwarmung in der Tiefe zu erzielen. 
leh habe seiner Zeit als erster auf die Bedeutung hingewiesen, welehe das 

gute Leitvermogen einfaeher Metallelektroden fiir die Kiihlung der Haut und 
damit fiir eine gleiehmaJ3ige Tiefenwirkung besitzt. leh konnte dies aueh experi
mentell erweisen. Man kann sieh leieht einen homogenen elektrolytisohen Leiter 
erzeugen, wenn man Tonerde (Bolus alba) mit KoehsalzIosung zu einer plasti
schen Masse anriihrt. PreJ3t man diese Masse dann zwischen zwei Glasscheiben, 
so bekommt man je naeh der GroJ3e der Seheiben und der Dicke der Tonerd
schicht prismatische Korper, an die man seitlieh kleine Elektroden anlegen kann. 
Durch diinne Thermometer, welche man an versehiedenen Punkten in die Masse 
einsenkt, kann man sich iiber die fortsehreitende Erwarmung im Innern der
selben unterrichten. Abb. 46 zeigt eine solche Anordnung. 

10h ge be nun im folgenden die Resulta te zweier Versuche wieder, welche gemacht 
wurden, urn den Unterschied der Erwarmung bei Verwendung blanker und feuchter 
Elektroden zu zeigen. 1m ersten Fall bestanden die Elektroden aus Bleiplattchen, 
welche direkt an die Tonerde angedriickt wurden, im zweiten Fall wurden die 
gleichen Plattchen beniitzt, doch unterlegt mit einer zehnfachen Schicht von 
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Filtrierpapier, das,mit gewohnl~chem Wasser angefeuchtet worden war. 1m iibrigen 
waren die Bedingungen bei beiden Versuchen ganz die gleiehen: GroBe der Elek
troden 40 X 15 mm, Abstand derselben SO mm, also das Doppelte der Elektroden
lange, Stromstarke 0,6 Ampere. Die beiden naehstehenden Tabellen geben die 
Erwarmung der Masse, in Intervallen von je einer Minute gemessen, einerseits 
unmittelbar unter der Elektrode, andererseits in der Mitte der Strombahn. 

Versueh I: Versueh II: 
Metallelektroden blank. Metallelektroden mit feuchter 

Unterlage. 

Zeit Temperatnr Unter- Zeit Temperatur Unter-in Mi- nnter der I in der schied in Mi- nnter der I in der schied nnten Elektrode Mitte nnten Elektrode Mitte 

0 220 
I 

22° 0° 0 21° 
I 

210 0° 
1 23° 22° 1° 1 25° 21,5° 3,5° 
2 24° 23° 1° 2 31,5 0 220 9,5 0 
3 25° 24° 1° 3 37° 23° 14° 
4 26° 24,5° 1,5° 4 41° 24° 17° 
5 26,50 25° 1,5° 5 43° 25,5° 17,6° 
6 27° 25,5° 1,5° 6 45° 27° ISO 
7 2So 26° 2° 7 46° 2So ISO 
8 2S,5° 27° 1,50 S 47° 29° ISO 
9 29° 27° 2° 9 4So 30° ISO 

10 29,5° 2So 1,5° 10 4S,5° 31° 17,5 0 

1m ersten Versueh ist die Durehwarmung der Masse eine fast gleiehmaBige. 
1m Innern des Leiters ist die Temperatur infolge der Streuung der Stromlinien 
zwar um ein Geringes niedriger als unter der Elektrode, der Untersehied betragt 
aber nie mehr als 1,5-2° O. 1m zweiten Versueh dagegen, bei dem feuchte Elek
troden verwendet wurden, ist die Differenz bereits naeh der ersten Minute 3,5° C 
und erreieht am Ende des Versuches 17,5° O. Die UngleichmaBigkeit der Dureh
warmung wird dureh die Uberhitzung der peripheren Zone bedingt. Wahrend 
die Temperaturen im Innern des Leiters in heiden Fallen nur wenig voneinander 
abweiehen (2S0 gegen 31 ° 0), sind die Randtemperaturen (29,5° gegen 4So OJ um 
nicht weniger als IS,5° voneinander verschie,den. Diese Unterschiede sind in die 
Augen springend und zeigen zur Geniige die Uberlegenheit der blanken Elektroden. 

Jeder, der die eminenten Vorziige der Metallelektroden aus eigener 
Anschauung kennen lernt, nachdem er sich friiher so wie ich selbst mit 
feuchten Elektroden herumgeplagt hat, wird es darum kaum mehr 
verstandlich finden, daB es heute noch Firmen gibt, welche Elektroden 
mit Stoffiiberziigen empfehlen, oder Arzte, welche sie verwenden. 

Die Bleielektroden von Kowarschik bestehen aus Bleiplatten, welche 
eine Dicke von 0,5 mm haben (Abb. 47). Ihre Ecken sind abgerundet, 
weil erfahrungsgemaB an ihnen am haufigsten Stechen oder Brennen 
auftritt. Ais Formate empfehlen sich nachstehende GraBen: 

Breite 
6 
6 
S 

10 
12 
12 
14 
16 
IS 
20 

Lange 
S 

10 
12 
15 
17 
21 
22 
25 
2S 
30 

Flaeheninhalt in em 2 

50 (genau 4S) 
60 

100 (genau 96) 
150 
200 (genau 204) 
250 (genau 252) 
300 (genau 30S) 
400 
500 (genau 504) 
600 
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Diese ElektrodengroBeri sind so gewahlt, daB ihre Oberflache in 
Quadratzentimetern genau oder wenigstens stark angenahert einer runden 
Zahl entspricht. Der Flacheninhalt kann auf der Platte mittels durch
stochener Zahlen vermerkt werden. Dadurch wird es moglich, sich 
mit dem Hilfspersonal in rascher und unzweideutiger Weise daruber 
zu verstandigen, welche Elektroden in einem gegebenen Fall zur Anwen
dung kommen sollen. Es ist zweckmaBig, wenn man namentlich von 
den kleineren GroBen je zwei oder vier Stuck vorratig halt. Diese 
Elektroden werden in dem angegebenen Format von allen Fumen ge
liefert, man kann sich dieselben aber auch selbst aus einer fUr diesen 
Zweck vorratig gehaltenen Blenolie ausschneiden. 

Die Bleiplatten lassen sich leicht mit Wasser und Sene reinigen, 
was nach jeder Verwendung geschehen solI. Wenn notig, konnen sie 

Abb. 48. Stander fiir BIeielektroden. 

auch ausgekocht werden. Sind sie verbogen oder verknittert, so werden 
sie mit einem Lineal, einer Holzrolle oder einer Rolle, wie man sie zur 
Faradisation verwendet und die man ihres Stoffuberzuges entkleidet 
hat, geglattet. Zur Aufbewahrung dient am besten ein mehrfacheriger 
Stander, in welchem die Elektroden der GroBe nach geordnet werden 
(Abb. 48) 

Christen hat gegen die Anwendung der Bleielektroden das Bedenken erhoben, 
daB miiglicherweise durch lontophorese Bleiionen in die Blutbahn gelangen und zu 
einer BIeivergiftung Veranlassung geben kiinnten. Auch Bucky halt die BIei
elektroden wegen ihrer Giftigkeit fiir nicht ungefahrlich und empfiehlt daher, 
dieselben in jedem Fall mit einer weniger giftigen Stanniolfolie zu unterlegen. Gegen 
die Ausfiihrungen von Bucky und Christen ware einzuwenden, daB eine lonto
phorese durch den Diathermiestrom bisher durch nichts erwiesen ist. Doch 
angenommen, sie ware trotzdem vorhanden, so kiinnte sie nie eine so weitgehende 
sein, daB dadurch Bleiionen in die Blutbahn eingebracht werden. Denn wir wissen, 
daB die lonen des BIeies wie die der meisten Schwermetalle mit den EiweiBstoffen 
der Epidermis chemische V er biridungen eingehen und daB sie infolgedessen die 
Raut in schwerster Weise schadigen, ehe sie noch bis zur Kapillarschicht vor
gedrungen sind. Man versuche nur einmal die lontophorese mit Bleielektroden 
und dem galvanischen Strom, urn sich davon zu iiberzeugen. Der Erfolg wird eine 
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sehwere Hautveratzung, aber keine Bleivergiftung sein. Ieh habe, trotzdem ieh 
seit mehr als 10 Jahren Bleielektroden verwende, bei meinen Patienten nie die 
geringste Hautsehadigung gesehen. Ieh habe ebensowenig irgendwelehe andere 
Symptome wahrnehmen k6nnen, die als Bleivergiftung hatten gedeutet werden 
k6nnen. Die BefUrehtungen Buekys und Christens sind daher weder theoretiseh 
noeh praktiseh in irgendeiner Weise begrundet. 

Zum AnschluB der Elektroden an den Diathermieapparat beniitzt 
man Kabel, die geniigend stark isoliert sein miissen, um einen Funken
iibergang bei einer Beriihrung auszuschlieBen. Diese Kabel tragen 
an dem einen Ende eine Klemme, welche die Elektrodenplatten zangen
artig faBt. lch beniitze seit Jahren die in Abb. 49 wiedergegebene 
Klemme. Ihre Branchen tragen an der Innenseite ein GebiB gleich 
den bekannten GefiiBklemmen, so daB ein zufalliges Abgleiten von der 
Elektrode ganz ausgeschlossen ist. Darauf aber ist das allergroBte 
Gewicht zu legen. Denn in keiner anderen Weise entstehen so leicht 
Verbrennungen also dadurch, daB durch einen zufalligen Zug am Kabel 

Abb. 49. Elektrodenklemme 
von Kowarsehik. 

Abb.50. Beispiel einer unzweekmaBigen 
und gefahrliehen Elektrodenklemme. 

oder durch irgendeine Bewegung des Patienten die Elektrodenklemme 
wahrend des Stromdurchganges sich von der Platte lOst und mit der 
Raut in Beriihrung bleibt. Wir werden dariiber noch eingehender in 
dem Absatz "Verbrennungen durch Diathermie" sprechen (s. S. 72). 
Es sind daher Klemmen, wie sie von manchen Firmen (noch dazu unter 
meinem Namen!) verkauft werden, welche die Platte bloB durch Feder
druck fassen und sich durch den leichtesten Zug am Kabel von der 
Elektrode 10slOsen, auBerst gefiihrlich. Abb. 50 zeigt als Beispiel eine 
solche unbrauchbare Klemme. 

Die Stanniolelektroden von Bergonie. Bergonie empfahl als Elek
troden 0,1-0,2 mm dicke Lamellen aus Stanniol (Zinn), welche ohne 
Zwischenschaltung eines feuchten Mediums direkt der Raut aufgelegt 
werden. Diese Elektroden haben den Vorteil, daB sie sich der Ober
flache ausgezeichnet anpassen lassen, auch dort, wo das Relief der
selben ein ungleichmaBiges ist. Die Raut wird mit Seifenspiritus oder 
warmem Wasser angefeuchtet und die Zinnlamelle unter entsprechender 
Faltung gleichsam aufgeklebt. Stanniolelektroden werden also iiberall 
dort am Platze sein, wo die starkeren Bleiplatten nicht mehr die geniigende 
Anpassungsfahigkeit besitzen, die fUr einen gleichmaBigen schmerzlosen 
Stromiibergang unbedingt erforderlich ist. 
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Auch fUr die Stanniolelektroden konnen die oben beschriebenen 
Elektrodenklemmen, wenn sie gut fassen, benutzt werden. Um sich 
gegen ein mogliches AusreiBen der Stanniolfolien zu schutzen, empfehle 
ich, nicht nur die Elektroden samt der Klemme, sondern auch einen Teil 
des Kabels mit in den Verb and einzuschlieBen. Hat man keine gut 
sitzenden Klemmen, dann kann man sich auch einer sog. Hilfselektrode 
bedienen, ein kleines dunnes Metallplattchen, welches an ein Kabel 
angelOtet ist und das einfach auf die Stanniolelektrode aufgelegt wird, 
was genugt, um den Strom auf diese uberzuleiten. Um das gute An
liegen der Stanniolelektroden zu sichern, kann man sie noch mit einer 
Schichte aus Watte, aus ganz weichem, feinem Filz oder auch einem 
Gummischwamm bedecken, welche mit in den Verb and eingeschlossen 

Abb.51. Metallnetzelektrode. 

werden und so einen gleich
maBigen Druck auf die 
Folie ausuben. 

Die Notwendigkeit eines 
exakten Verbandes ist ein 

Abb.52. Vakuumelektroden. 

zweifelloser Nachteil der Stanniolelektroden im Vergleich zu den Blei
elektroden, die sich mit wenigen Bindentouren oder durch AufIegen 
eines Sandsackes oft schon hinreichend fixieren lassen. Dazu kommt, 
daB die Stanniolblatter leicht zerreiBen und dann durch neue ersetzt 
werden mussen, was fur die Kosten des Betriebes nicht unwesentlich 
ist. Fur manche Zwecke sind aber die Stanniolelektroden kaum durch 
andere zu ersetzen. rch halte es in der Regel so, daB ich fUr alle ge
wohnlichen FaIle, insbesondere dort, wo groBe Elektroden notwendig 
sind, mich der BIeiplatten bediene and die Zinnelektroden fUr die Durch
warmung jener Korperteile reserviere, an denen sich Bleielektroden, 
wie Z. B. an der SchulterwOlbung, den Zehen usw. nicht gut anlegen 
lassen. 

Metallnetzelektroden. N euerdings wurden, zuerst von amerika
nischer Seite Metallnetzelektroden empfohlen, die aus einem feinsten 
Kettchengewebe bestehen (Abb. 51). Als Material fUr dieselben dient 
meist eine Silberlegierung (Alpaka). Sie besitzen eine auBerordentliche 
Anpassungsfahigkeit und sind deshalb fur manche Zwecke recht gut 

Kowarschik, Diathennie. 6. Auf). 4 
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geeignet (s. S. 167). Ein Nachteil ist nur ihr verhaltnismaBig hohel' 
Preis und ihre leichte ZerreiBbarkeit. Auch ist die Frage, wie man sie 

Abb.53. Kondensatorelektrode. 

zweckmaBig mit einem Kabel ver
bindet, ohne das Gewebe zu scha
digen, noch nicht vollig ge16st. 

Vakuum- und Kondensatorelek
troden. Eine Elektrodenform, wie 
sie schon lange in der Rochfreq uenz
therapie (Arsonvalisation) Verwen
dung findet, sind die Vakuumelek
troden (Abb. 52). Sie sind im Grund 
nichts anderes als GeiBlerrohren 
verschiedener Form, die an einem 
isolierenden Randgriff aus Rart
gummi befestigt werden. Man kann 
sie auch in Verbindung mit einem 

Diathermieapparat verwenden, 
wenn man den Patienten gleich
zeitig mit Rilfe einer Bleiplatte 
oder einer Randelektrode an den 

zweiten Pol des Apparates anschlieBt. Streicht man mit einer Vakuum
elektrode tiber die Raut, so kommt es zu einem leichten, jedoch ganz 
ungefahrlichen Funkentibergang, wobei der Behandelte gleichzeitig ein 
maBiges Warmegefiihl hat. 

Auch eine andere seit alters her bekannte Elektrodenform, die 
Kondensatorelektrode (s. Kon
densatorbett S. 68) kann zur 
Diathermie Verwendung finden. 
So bentitze ich ofters eine in 
einem Rolzrahmen eingeschlos
sene und von einer Glasscheibe 
gedeckte Bleiplatte (Abb. 53), 
auf die sich der Patient, und 
zwar bekleidet (!), setzt. Legt 
man nun z. B. am Unter
schenkel eine Bleiplatte in der 
gewohnlichen Weise an und 
verbindet beide Elektroden mit 

Abb.54. Starre Metallelektroden mit Halter. einem Diathermieapparat, so 
flieBt ein Strom der Lange 

nach durch das Bein. Die Kondensatorsitzelektrode (Kondensatorstuhl) 
ersetzt also ofters eine indifferente Elektrode in bequemer Weise, weil 
man dabei das Auskleiden des Patienten erspart. 

Elektroden anderer Art. Mit den Blei- und Stanniolelektroden wird 
man in den meisten Fallen sein Auslangen finden. Ftir die Durch
warmung kleinster, 4 cm2 nicht tiberschreitender Flachen kann man 
auch starre runde oder eckige Metallplatten verwenden, die dann an 
einem Elektrodenhalter von dem Arzt oder Patienten selbst gehalten 
werden (Abb. 54). 
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Zur Behandlung der weiblichen Geschlechtsorgane, der Harnrohre, 
Prostata u. dgl., sowie fiir chirurgische Zwecke sind Elektroden besonderer 
Form notig, welche wir im therapeutischen Teil bei Besprechung der 
betreffenden Erkrankungen naher beschreiben wollen. Wie auf jedem 
anderen Gebiet der Elektrotherapie hat man auch fiir die Diathermie 
eine groBe Zahl hochst iiberfliissiger Elektroden konstruiert, da es von 
jeher der Ehrgeiz vieler Autoren war, neue Elektroden zu erfinden und 
sie mit, ihrem Namen zu belegen. Die Abbildungen solcher Elektroden 
schmiicken die Preislisten der verschiedenen Firmen. Je groBer die 
Geschicklichkeit des Therapeuten, desto weniger Elektrodenformen, 
desto weniger Hilfsapparate wird er benotigen. Eine kleine Modifikation 
der vorhandenen Mittel, ein kleiner selbst gefertigter Behelf wird in 
vielen Fallen die Dienste kostspieliger und umstandlicher Instrumentarien 
ersetzen. Wie anderswo gilt auch hier der Grundsatz: In der Beschran
kung zeigt sich erst der Meister. 

Dritter Teil. 

Die Technik der Diathermie. 
Einleitnng. 

Die Widerstandswarme der Hochfrequenzstrome kann therapeutisch 
in zweifacher Weise verwertet werden, entweder zur Durchwarmung 
des Korpers oder einzelner seiner Teile im Sinne einer Warmebehand
lung, wir sprechen dann von medizinischer Diathermie, oder aber um 
pathologische Gebilde durch die bis zur Verbrennung gesteigerte Hitze 
zu zerstOren, wie dies die chirurgische Diathermie anstrebt. 

1. Medizinische Diathermie. Als solche hat die Diathermie die 
Absicht, den Korpergeweben einen gewissen WarmeiiberschuB zuzu
fiihren, um auf ihren Stoffwechsel anregend zu wirken, ihre Reaktion 
gegen krankhafte V organge zu steigern und so die Heilung zu fOrdern. 
SolI die Diathermie diese Aufgabe erfiillen, dann darf die Warmezufuhr 
natiirlich nicht jene Grenze iiberschreiten, bei der die Schadigung der 
tierischen Zelle beginnt. 

Man kann mittels der Diathermie einzelne Organe oder Korperteile 
behandeln, wir sprechen dann von einer ortlichen oder lokalen Diathermie, 
man kann mit ihr aber auch den Korper als Ganzes derart durchwarmen, 
daB es zu einer allgemeinen Temperaturerhohung ohne merkliche lokale 
Ubererwarmung an jenen Stellen, wo die Elektroden aufliegen, kommt. 
Das ist das Ziel der allgemeinen Diathermie. 

2. Chirurgische Diathermie. 1m Gegensatz zur konservativen medi
zinischen Diathermie geht die chirurgische Diathermie darauf aus, die 
Gewebe zu zerstOren, sie durch Hitze zur Koagulationsnekrose zu bringen. 
Ihre Wirksamkeit beginnt also jenseits der Temperaturgrenze, die von 
der medizinischen Diathermie niemals erreicht werden darf. Die Technik 
der chirurgischen Diathermie, die sich von derjenigen der medizinischen 
Diathermie wesentlich unterscheidet, wird im Zusammenhang mit ihren 

4* 
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lndikationen in einem eigenen Absatz am SchluB des Buches behandelt 
werden. Bier soll uns nur die ortliche und die allgemeine Diathermie 
als Warmetherapie beschiHtigen. 

Die im folgenden gegebenen Ratschlage fUr das Anlegen und Befestigen 
der Elektroden, fiir die Lokalisierung und Dosierung des Diathermie
stromes konnen natiirlich nur einige der wichtigsten Richtlinien dar
stellen. Erlernen kann man die Technik der Diathermie niemals aus 
einem Buch, auch wenn dieses noch so ausfiihrlich ware, das ist nur 
durch personlichen praktischen Unterricht moglich. 

Die vollkommene Beherrschung der Technik ist allerdings die unerlaB
liche Voraussetzung fiir jeden Erfolg und es ist daher die Pflicht eines 
jeden, der daran gehen will, mit Diathermie zu behandeln, sich erst 
iiber die Technik. des Verfahrens eingehend zu unterrichten. Es ist 
kein Zweifel, daB ein groBer Teil der MiBerfolge nur auf die technische 
Unkenntnis des behandelnden Arztes zuriickzufiihren ist. Aber es ist 
auch gar kein Zweifel, und das ist noch weit schlimmer, daB fast aIle 
Verbrennungen und sonstigen Schaden, welche durch die Diathermie 
erzeugt werden, ganz der gleichen Ursache entspringen. 

I. Die ortliche Diathermie. 
Das Anlegen, Befestigen der Elektroden u. a. 

Das Anlegen der Elektroden. Die Elektroden sollen der Raut so 
genau als moglich angepaBt werden, damit der Stromiibergang an allen 
Teilen ihrer Oberflache ein gleichmaBiger sei. Liegt die Elektrode der 
Raut nicht gut auf, befindet sich zwischen ihr und der Raut an irgend
einer Stelle eine diinne Luftschichte, dann wird hier der Strom nicht 
kontinuierlich, sondern in Form kleinster Fiinkchen iibergehen, die das 
Gefiihl des Stechens oder Brennens erzeugen. Es muB also unsere ganze 
Sorge darauf gerichtet sein, solche Luftzwischenraume, die gleichsam 
eine sekundare Funkenstrecke darstellen, zu vermeiden. Man kann den 
Kontakt zwischen Elektrode und Raut dadurch verbessern, daB man 
die Raut mit warmem Wasser oder Seifenspiritus anfeuchtet. In Amerika 
verwendet man auch Seifenschaum, den man auf die Raut auftragt 
und in den man die Elektrode einbettet. Auf ein gutes Anfeuchten wird 
man besonders dort achten, wo die Raut behaart ist, weil die Raare 
als Nichtleiter den unmittelbaren Kontakt zwischen Raut und Elek
trode verhindern. Es ist nicht Bedingung, daB es gerade eine leitende 
Substanz ist, welche die Bindung zwischen Raut und Elektrode herstellt. 
lch habe mich iiberzeugt, daB man dazu ebensogut ein nichtleitendes 
Mittel wie Vaselin oder 01 verwenden kann, ohne den ttbergangswider
stand dadurch merklich zu erhOhen (s. S. 84). 

Je kleiner die Elektrodenoberflache, um so genauer muB fiir eine 
gute Adaptierung gesorgt werden. Bei groBen Elektroden wird es nicht 
vie] ausmachen, wenn die eine oder andere Stelle nicht gut anliegt. 
1st die kontaktgebende Flache nur geniigend groB, so wird trotzdem 
kein unangenehmes Gefiihl wahrnehmbar werden. 
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So wie durch eine unvollkommene Anpassung kann andererseits 
auch dadurch, daB eine Elektrode irgendwo zu stark gegen die Haut 
driickt, das Gefiihl von Brennen erzeugt werden. Es kommt an dieser 
Stelle dann zu einer iibermaBigen Konzentration der Stromlinien und 
dadurch zu einer Uberhitzung. Besondere Sorgfalt ist diesbeziiglich 
den Elektrodenecken und Elektrodenkanten zuzuwenden, worauf wir noch 
spater bei Besprechung der sog. Kantenwirkung zuriickkommen werden. 

Ob eine Elektrode gut anliegt oder nicht, laBt sich in der Regel erst 
dann entscheiden, wenn der Strom eingeschaltet ist. Gibt der Patient 
an einer umschriebenen Stelle ein Prickeln oder Stechen an und ver
mutet man ein unvollkommenes Anliegen der Elektrode, so laBt sich 
dieser Fehler haufig durch einen Druck mit der flachen Hand beheben 
und das brennende Gefiihl zum Schwinden bringen. 1st das nicht der 
Fall, dann muB die Elektrode abgenommen und von neuem angelegt 
werden. 

Man vermeide es, die Elektroden an einer Stelle.aufzulegen, wo 
sich unmittelbar unter der Haut Knochen befindet wie iiber der Knie
scheibe, der Schienbeinkante, dem Schliisselbein. Der Knochen bietet 
dem Strom einen so hohen Widerstand, daB es an solchen Stellen sehr 
bald zu einem unangenehmen Brennen kommt. 

Das Befestigen der Elektroden. Die Elektroden bleiben in der Regel 
wahrend der ganzen Zeit der Behandlung an der gleichen Stelle liegen. 
Um sich einerseits das Halten der Elektroden zu ersparen und anderer
seits ein zufalliges Abheben oder Abgleiten derselben wahrend der Durch
warmung zu verhindern, ist es zweckmaBig, sie an dem betreffenden 
K6rperteil anzubinden. Am geeignetsten fiir diesen Zweck sind Binden 
aus Trikot- oder Gummigewebe. Bei dem Anlegen der Binden ist darauf 
zu achten, daB nicht nur die ganze Elektrodenplatte, sondern auch die 
Elektrodenklemme mit in den Verband eingeschlossen wird, damit sie 
der Haut gut anliegt 1). Denn gerade an der Stelle, wo die Elektrode 
mit der Klemme verbunden ist, kommt es erfahrungsgemaB infolge 
ungeniigenden Kontaktes zu einem unangenehmen Gefiihl von Brennen. 
Bei Beniitzung von Bleiplatten wird es in vielen Fallen geniigen, wenn 
der Kranke sich auf die Elektrode setzt oder legt, in anderen wieder 
wird das Auflegen eines Sandsackes diese in ihrer Lage erhalten. Be
sondere Federn oder Klammern, wie man sie zum Halten der Elektroden 
konstruiert hat, sind durchaus iiberfliissig. 

Das Verschieben der Elektroden wahrend der Behandlung, das mit 
den friiher gebrauchlichen Elektroden vielfach geiibt wurde, ist mit den 
nackten Metallelektroden nicht gut ausfiihrbar, weil diese auf der Haut 
nicht geniigend gleiten und es bei ihrem Verschieben leicht zu einem 
Funkeniibergang kommt. Diese Technik wird daher heute kaum mehr 
angewendet. Will man gr6Bere Muskelpartien erwarmen, so kann es 
bisweilen empfehlenswert sein, die aktive Elektrode unter kurzem Aus
schalten des Stromes etappenweise zu verlagern. 

1) Wenn in den spater folgenden Abbildungen die Elektroden am Korper nur 
durch ein oder zwei Bindentouren gehalten erscheinen, so hat dies einen rein 
didaktischen Grund. Es wiirde sonst unmoglich sein, die richtige Lage und Form 
der Elektroden zu erkennen.· 
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Das Ein- und Ausschalten des Stromes. Bevor man den Strom ein
schaltet, uberzeuge man sich durch einen Blick auf die Reguliervor
richtung, ob diese auf "Schwach" steht. Es konnte bei der letzten 
Behandlung vergessen worden sein, den Regulierhebel zuruckzustellen, 
es konnte auch jemand denselben ohne Wissen des Arztes auf "Stark" 
eingestellt haben. Wurde man nun in Unkenntnis dessen den Primar
kreis schlieBen, so ware es moglich, daB plOtzlich durch den Patienten 
ein Strom von einer Starke geht, der imstande ist, in wenigen Augen
blicken Schaden anzurichten. Ein solcher Zufall ist bei jenen Apparaten 
ausgeschlossen, bei denen der Schalter des Primarkreises mit dem 
Regulierhebel derart verbunden ist, daB ein Ausschalten des Stromes 
unmoglich wird, bevor man die Reguliervorrichtung zuruckgestellt hat 
(s. S. 35). 

Es gilt als Regel bei der Diathermie, den Strom erst dann einzu
schalten, wenn die Elektroden aufliegen, andererseits die Elektroden 
nur dann abzuheben, wenn der Strom bereits ausgeschaltet ist. Beob
achtet man diese Vorschrift nicht und hebt die Elektroden wahrend 
des Stromdurchganges ab oder setzt sie erst auf, wenn sie schon unter 
Spannung stehen, dann kommt es in der Regel zu einer Verbrennung 
(s. S. 72). 

Der Strom darf nach dem Einschalten nie rasch und unvermittelt, 
sondern nur ganz langsam auf die gewunschte Hohe gebracht werden, 
wobei man seinen Anstieg an der Bewegung des Amperemeterzeigers 
verfolgt. Nur so kann man einen etwaigen Defekt im Stromkreis oder 
ein unvollkommenes Anliegen der Elektroden erkennen, ehe daraus 
ein weiterer Schaden erwachst. Es ist auch unbedingt notwendig, den 
Kranken rechtzeitig daruber aufzuklaren, daB er bei der Behandlung 
nichts anderes als eine angenehme Warme empfinden durfe und daB 
er jedes unangenehme Gefuhl von Prickeln, Stechen oder Brennen sowie 
jede ubermaBige Hitzeempfindung dem Arzt sofort mitzuteilen habe. 
Sagt man das dem Patienten nicht, so wird er diese unangenehmen 
Sensationen vielleicht mit in Kauf nehmen in dem Glauben, daB sie 
zu den unvermeidlichen Beigaben einer elektrischen Behandlung gehoren, 
und sich moglicherweise ohne Widerspruch eine Verbrennung zufiigen 
lassen. 

Folgt der Zeiger des Amperemeters nicht alsbald der Bewegung 
des Regulierhebels, dann ist der Patientenstromkreis meist an irgend
einer Stelle unterbrochen und man wird gut tun, sofort wieder auszu
schalten und nach der Ursache dieses V flrhaltens zu forschen, wenn 
man nicht durch einen plOtzlich auftretenden Funkeniibergang an 
irgendeiner Stelle des Kreises iiberrascht werden will. Die Unterbrechung 
hat am haufigsten darin ihren Grund, daB man vergessen hat, ein oder 
auch beide Kabel an den Apparat anzuschlieBen, oder daB eine Elektroden
klemme sich gelOst oder daB ein Kabel gebrochen ist. 1m Gegensatz 
zum Einschalten kann das Ausschalten des Stromes jederzeit auch 
plOtzlich erfolgen, ohne daB der Patient dabei irgendein unangenehmes 
Gefiihl oder einen elektrischen Schlag verspiiren wiirde, wie das z. B. 
beim plOtzlichen Ausschalten eines galvanischen Stromes der Fall ist. 
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Die Lokalisierung der Warme. 
Allgemeines. Es ist eine Grundbedingung, die Elektroden so anzu

legen, daB der Ki:irperteil, welcher erwiirmt werden soIl, in den Weg 
der Stromlinien fallt. Das erscheint ziemlich selbstverstandlich und 
keiner besonderen Betonung wert, denn ein Gewebe, das yom Strom 
nicht durchflossen wird, kann auch nicht erwarmt werden. Wenn ich 
trotzdem diesen Satz an die Spitze der folgenden Ausfiihrungen stelle 
und noch besonders unterstreiche, so geschieht es deshalb, weil die 
Erfahrung lehrt, daB gegen diese so selbstverstandliche Forderung 
immer wieder und in geradezu unglaublicher Weise gefehlt wird. Wollen 
wir wissen, wie der Strom im Ki:irperinnern flieBt, dann miissen wir 
uns vor Augen halten. daB er stets den kiirzesten gangbaren Weg von 
einer Elektrode zur anderen nimmt, d. h. denjenigen, welcher ihm den 
geringsten Widerstand bietet. Der Strom ist, wenn ich mich so aus
driicken darf, auBerordentlich faul, er wahlt daher stets den bequemsten 
Weg, er ist aber ebenso schlau und weiB diesen Weg unfehlbar zu finden. 
Da der Widerstand eines Leiters mit der Lange desselben wachst, so 
ist in einem homogenen Leiter der Weg des geringsten Widerstandes 
identisch mit der geradlinigen Verbindung von Elektrode zu Elektrode. 
Etwas verwickelter gestalten sich die Verhaltnisse, wenn wir einen 
inhomogenen Leiter vor uns haben, einen solchen, der sich aus Wider
standen verschiedener Art zusammensetzt wie der menschliche Ki:irper. 
Die dadurch bedingten Komplikationen des Stromverlaufes werden 
wir spater besprechen, vorerst aber wollen wir uns die Grundgesetze 
des Stromverlaufes in einem homogenen Leiter klar machen. 

Um uns den Verlauf des elektrischen Stromes graphisch zu veran
schaulichen, bedienen wir uns der Stromlinien, welche beide Elektroden 
miteinander verbinden. Sie geben uns gleichzeitig ein MaB fUr die 
Erwarmung, denn je gedrangter sie verlaufen, desto starker wird die 
Erwarmung sein und umgekehrt. 

Die fortschreitende Erwarmung eines Leiters durch Diathermie konnen wir 
uns auch experimentell mit Hilfe sog. thermoskopischer Substanzen sichtbar 
machen. Es sind das chemische Verbindungen wie Z. B. die beiden Quecksilber
doppelsalze Jodkupfer-Jodquecksilber (Cu2J 2 + 2 HgJ2) und Jodsilber-Jodqueck
silber (2 AgJ + 2 HgJ), welche die Eigenschaft haben, bei ihrer Erwarmung die 
Farbe zu verandern. Das erste der beiden Salze ist rot und wird bei einer Tempe
ratur von etwa 70 0 C schwarz, das zweite Salz hat eine gelbe Farbe, die bei etwa 
500 C in ein Orangerot umschlagt. Bucky machte den Vorschlag, 4 Teile Agar
Agar in 100 Teilen heiBem Wasser zu losen und dieser Losung je 1% Glyzerin 
und 1 % Jodsilber-Jodquecksilber zuzusetzen. Nach dem Erkalten lassen sich 
aus der erstarrten Masse wiirfelformige oder andersgestaltete Korper heraus
schneiden, die man mit Hilfe kleiner angelegter Elektroden durchwarmen kann. 
Man macht aber dabei die unangenehme Beobachtung, daB das Versuchsobjekt bei 
einer Temperatur, die kaum urn 100 hoher ist als die der Verfarbungstemperatur 
des Quecksilbersalzes, sich auflost und zerrinnt, womit der Versuch natiirlich sein 
Ende erreicht hat. lch habe daher zur Durchwarmung eine plastische Masse beniitzt, 
die ich mir aus Tonerde und Wasser, in welchem das Quecksilbersalz emulgiert 
war, herstellte. Diese Masse ist gleichfalls gelb, zeigt denselben Farbenumschlag 
bei der Erwarmung, verandert aber ihre Konsistenz auch bei hoherer Temperatur 
nicht. Urn ihr eine bestimmte Form zu geben, habe ich sie zwischen zwei Glas
platten gepreBt, wie dies bereits auf S. 44 beschrieben und abgebildet wurde. 
Diese Anordnung hat gleichzeitig den Vorteil, daB man auf der Glasplatte mit 
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einem Hautstift die von Minute zu Minute fortschreitende Verfarbung mit einer 
Linie umgrenzen kann. 

Stromverlauf bei gleichgroBen, parallel gegenuberstehenden Elek
troden. Am einfachsten liegt die Sache, wenn wIT den zu behandelnden 
K6rperteil zwischen zwei gleichgroBe Elektroden fassen k6nnen, und 
zwar so, daB diese einander direkt und fHlchenparallel gegeniiberstehen. 
Wiirde der Leitungsweg iiberall denselben Querschnitt haben wie die 
Elektroden, ein Fall, der in der therapeutischen Praxis nicht vorkommt, 
dann miiBten die Stromlinien vollkommen parallel zueinander verlaufen, 
die Erwarmung miiBte infolgedessen iiberall die gleiche sein (Abb. 55). 
Fiir gewohnlich ist der Querschnitt des Leiters groBer als die Oberflache 
der Elektroden. Dadurch kommt es auf dem Stromweg zu einem Aus
einanderweichen, zu einer Streuung der Stromlinien (Abb. 56). Diese 
verlaufen unmittelbar unter den Elektroden enger beisammen als auf 
der Mitte der Bahn. Die Erwarmung ist daher auch unter den Elek
troden eine groBere. 

Die Streuung ist urn so starker, je weiter der Abstand der Elektroden 
bei gegebener GroBe derselben ist oder auch, je kleiner die Elektroden 

II. 
Abb.55. Abb.56. 
Gleich groBe, parallel gegeniiberstehende Elektroden. 

bei einem gegebenen Abstand sind. 1st der Abstand im Verhaltnis 
zur ElektrodengroBe sehr bedeutend, dann wird die Erwarmung haufig 
nur mehr unter den Elektroden selbst zum Ausdruck kommen, wahrend 
sie auf der iibrigen Strombahn kaum nachweisbar ist. Umgekehrt 
wird die Erwarmung urn so homogener, urn so gleichmaBiger sein, je 
kleiner der Abstand der Elektroden im Verhaltnis zu ihrer Oberflache ist. 

Drei Beispiele aus einer von mir ausgefUhrten Versuchsreihe miigen das bestatigen. 
Als Durchwarmungsobjekt diente wieder {euchte Tonerde (s. S.45). Die Elektroden
grii13e (80 X 55 mm) und die Stl'omstarke (600 Milliampere) waren in allen drei 
Versuchen gleich. Verschieden war nur del' Abstand der Elektroden, der im el'sten 
Fall 40 mm, im zweiten Fall 80 rum und im dritten Fall 120 mm betrug. Dem
entsprechend war auch die Streuung del' Stromlinien eine v€rschiedene, wie sich 
aus dem Unterschied der Temperaturen einerseits unter del' Elektrode und anderer
seits in del' Mitte des Leiters ergibt. Wii.hrend im ersten Versuch del' Unterschied 
durchschnittlich 10 C betragt, bewegt er sich im zweiten zwischen 2,5-3,0 und 
erreicht im dritten die Hiihe von 3,5-4,0. Das Ergebnis der Messungen s. S. 57. 

Daraus ergibt sich fiir die Diathermie die Regel, daB man, urn eine 
moglichst gleichmaBige Tiefenwirkung zu erzielen, die Elektroden 
urn so groBer wahlen muB, je weiter sie voneinander abstehen. Die 
Streuung kann praktisch nur dort vernachliissigt werden, wo unter 
der Annahme quadratischer oder kreisrunder Elektroden die Entfernung 
derselben voneinander das P/2fache ihres Flachendurchmessers nicht 
iiberschreitet. 



Versuch I: 
Elektrodenabstand 

4 cm. 
~- --

Temperatur 1 '"d :e unter d'I' ~.;!: " t<l Elek. III der o;-§ 
trode Mitte P en 

0 210 21° 0° 
1 23° 220 1° 
2 25° 24° 1° 
3 26,5° 25,5° 1° 
4 28° 26,5° 1,5° 
5 29° 28° 1° 
6 30° 29° 1° 
7 31,5° 30,5° 10 
8 32° 3IO 1° 
9 34° 33° 1° 

10 34° 33° 1° 
11 35° 34° 1° 
12 36° 35° 1° 
13 36,5° 35,5° 1° 
14 37° 36° 1° 
15 37,5° I 36,5° 1° 

Die ortliche Diathermie. 

Versuch II: 
Elektrodenabstand 

8 cm. 

---Temperatur I;""d 
:e unter d'I' d !!:a ~ Elek, III er 0;" 

trode Mitte P en 

I 20° 
I 

0 20° 0° 
1 ' 22° 21° i 

10 
2 

1

23,5 0 22° 
I 

1,5° 
3 25° 23° 2° 
4 26° 23.50 i 2,5° 
5 i 270 24'0 3° 
6 I 27,5° 25° 2,5° 
7 

1 28,50 26,5° 2,5° 
8 29° 26,5° 2° 
9 i 300 27° 3° 

10 i 30,5° 28° 2,5° 
11 31° 28° 3° 
12 31,5° 29° 2,5° 
13 32° 29,5° 2,5° 
14 33° 30° 3° 
15 33° 31,5° 2,5° 
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Versuch III: 
Elektrodenabstand 

12 cm. 

.... 1 Temperatur I' ~ unter d. . d E .s 'OJ Elek. III er 0;-" t<l 
trode I Mitte P ?i 

i 

1 
0 19° i 190 0° 
1 21° 20° }O 
2 22,5° 21° 1,5° 
3 24° 21,5° 2,5° 
4 25° 22° 3° 
5 26° 23° 3° 
6 27° 240 3° 
7 28° 240 40 
8 28,5° 25° 3,5° 
9 29,5° 25,5° 4° 

10 30° 26° 4° 
11 3ID 27° 4° 
12 31° 28° 3° 
13 32° 28° 4° 
14 32,50 1290 3,5 0 

15 330 290 40 

Ein besonderer Fall der Warmelokalisation ist dann gegeben, wenn 
der Strom auf seinem Wege einen Querschnitt passiert, der kleiner 
ist als die Oberflache der Elektroden. Es werden sich dann in diesem 
Querschnitt die Stromlinien wie in einem EngpaB zusammendrangen 
und daselbst das Maximum der Erwarmung erzeugen (Abb. 57). Nimmt 
man z. B. zylindrische Elektroden in beide 
Hande, so wird beim Stromdurchgang die 
starkste Erwarmung in den Handgelenken und 
im distalen Teil des Unterarmes auftreten, da 
hier der Querschnitt der Strombahn am kleinsten 
ist. Eine ahnliche Erscheinung beobachtet man, Abb.57. Einengung 
wenn man beide FiiBe auf je eine FuBplatte der Strombahn. 
stellt; es wird in diesem Fall die starkste Er-
warmung in den Sprunggelenken und unmittelbar iiber diesen ·fiihlbar 
werden. 

StromverIauf bei ungleich groBen, parallel gegeniiberstehenden Elek
troden. Verwendet man zwei ungleich groBe Elektroden, die man ein
ander parallel gegeniiberstelIt, dann wird die Erwarmung unter der 
kleineren Elektrode entsprechend der hoheren Stromdichte eine starkere 
sein als unter der groBeren (Abb. 58). Man kann das GroBenverhaltnis 
beider Elektroden so wahlen, daB die Erwarmung unter der groBeren 
kaum merkbar ist, wahrend sie unter der kleineren bereits die gewiinschte 
Starke erreicht hat. Die letztere Elektrode bezeichnet man dann als 
aktive oder differente, die erstere als inaktive oder indifferente. Urn 
in der therapeutischen Praxis einen deutlich merkbaren Unterschied 
in der Erwarmung zu erzielen, muB die inaktive Elektrode wenigstens 
doppelt so groB sein als die aktive. 1st sie groBer, so ist natiirlich nichts 
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dagegen einzuwenden. Wenn die inaktive Elektrode sich auch nicht 
unmittelbar an der Erwarmung beteiligt, so ist es doch nicht gleich
giiltig, an welcher Korperstelle sie aufgelegt wird. Ihre Lage hat namlich 
eine richtende Kraft auf die von der aktiven Elektrode ausgehenden 
Stromlinien, indem sie diesel ben nach einer bestimmten Richtung lenkt. 
Man wird die inaktive Elektrode daher stets so lagern, daB das zu 
behandelnde Organ in den Strahlenkegel der Stromlinien falIt. Abb. 59 
zeigt die Verschiebung dieses Strahlenkegels bei verschiedener Lage der 
inaktiven Elektrode. 

Die Behandlung mit zwei ungleich groBen Elektroden wird man 
iibera,Il dort wahlen, wo es von vornherein ausgeschlossen ist, den zu 
behandelnden Korperteil fUr sich allein zwischen die Elektroden zu 
fassen. Man begniigt sich dann, die kleinere Elektrode so nahe als 
moglich an das Organ, das durchwarmt werden soll, heranzubringen, 
wahrend man die groBere Elektrode ihr gegeniiberstellt. Das geschieht 
z. R bei der Behandlung von Wirbelgelenken, wobei man eine kleinere 
Elektrode iiber die erkrankten Gelenke, eine groBere ihr gegeniiber 

Abb. 58. Ungleich groBe 
Elektroden. 

Abb.59. Die richtende Kraft der inaktiven 
Elektrode bei verschiedenerLage derselben. 

auf die Vorderseite des Rumpfes legt. Die letztere Elektrode hat die 
Aufgabe, die von der riickwartigen Elektrode ausgehenden Stromlinien 
durch die Wirbelgelenke zu fiihren. Diese miissen daher in der geraden 
Verbindungslinie der beiden Elektroden liegen. Ahnlich ist die An
ordnung bei der Durchwarmung der Lumbalmuskeln wegen Lumbago 
oder bei der Behandlung anderer Muskelpartien am Rumpf, bei der 
Diathermie des Auges, des Ohres usw. 

Stromverlauf bei gegeneinander geneigten Elektroden. Nicht immer 
ist es moglich, beide Elektroden einander direkt und parallel gegen
iiberzustellen, haufig werden sie unter einem Winkel gegeneinander 
geneigt oder gegeneinander verschoben angelegt werden miissen. Die 
sich daraus ergebenden Verhaltnisse sind fUr die Praxis von auBer
ordentlicher Wichtigkeit. Wenn zwei Elektroden gegeneinander eine 
Winkelstellung einnehmen (Abb. 60), ' dann ist der Weg zwischen den 
einander naherliegenden Kanten kiirzer als zwischen den voneinander 
abgekehrten, und da der Strom die kiirzere, weil bequemere Verbindung 
vorzieht, so werden sich die Stromlinien vorwiegend auf die eine Elek
trodenhaifte legen. Das wird urn so mehr der Fall sein, je groBer der 
Neigungswinkel ist. 

Das Extrem der Neigung ist dann erreicht, wenn beide Elektroden 
in derselben Ebene liegen (Abb. 61) . Es kommen dann fUr die Strom
fiihrung ausschlieBlich die einander zugekehrten Elektrodenteile in 
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Betracht, was praktisch gleichbedeutend ist mit einer Verkleinerung 
der Elektrodenoberflache. Die Erwarmung wird dort am starksten 
sein, wo die Stromlinien am dichtesten in den Korper iibertreten. Das 
ist entlang der einander zugekehrten Elektrodenkanten der Fall. Langs 
dieser kommt es leicht zu einer Uberhitzung, wahrend gleichzeitig eine 
Tiefenwirkung ausbleibt. Es kann eine Verbrennung in der zwischen 
den Elektroden liegenden Hautzone auftreten, die also nicht der Auflage
stelle der Elektroden entspricht, was fUr denjenigen, der diese besonderen 
Verhaltnisse des Stromverlaufes nicht beachtet, stets iiberraschend 
wirkt. Diese unerwiinschte einseitige Lokalisierung der Erwarmung 
bezeichnet man als Kantenwirkung. Sie ist um so ausgesprochener, 
je naher die Elektroden einander liegen und tritt etwas weniger in 
Erscheinung, wenn die Elektroden weiter voneinander entfernt sind. 
Die gleiche Kantenwirkung beobachten wir auch, wenn wir zwei einander 
gegeniiberstehende Elektroden parallel zueinander verschieben, wie dies 
aus der Abb. 62 ohne weiteres verstandlich sein diirfte. 

Abb. 60. Abb. 61. Abb. 62. 
Gegeneinander geneigte oder verschobene Elektroden. 

Winkelstellungen der Elektroden lassen sich haufig bei der Behand
lung, insbesondere bei der Langsdurchwarmung der Extremitaten nicht 
umgehen. Legt man hier die eine Elektrode manschettenformig an, 
so ergibt sich leicht an jenem Rand, der der anderen Elektrode zuge
kehrt ist, eine Uberhitzung. Wo irgend moglich, wird man daher die 
Kantenstellung der Elektroden zu vermeiden suchen. Es ware z. B. 
ein grober Fehler, wollte man eine lumbale Myalgie in der Weise behandeln, 
daB man beiderseits von der Wirbelsaule je eine Platte auflegt. Da beide 
Elektroden in einer Ebene liegen, ergibt sich der in Abb. 61 dargestellte 
Fall. Der Strom hat keine Veranlassung, die dicke Schicht der Riicken
muskeln zu durchsetzen und die Wirbelsaule zu umkreisen, um zur 
anderen Elektrode zu gelangen. Er geht vielmehr direkt iiber die zwischen 
den Elektroden liegende Hautbriicke und kann hier eine schwere Ver
brennung erzeugen. Die Durchwarmung der Riickenmuskeln kann 
nur so erfolgen, daB man eine kleinere aktive Elektrode auf den Riicken 
und eine groBere inaktive ihr gegeniiber auf den Bauch legt. 

Stromverlauf in zusammengesetzten (inhomogenen) Leitern. Haben 
wir es nicht mit einem homogenen, sondern mit einem Leiter zu tun, 
der sich aus verschiedenen Widerstanden zusammensetzt, so wird der 
Stromlinienverlauf und damit die Erwarmung sowohl von der GroBe 
dieser Widerstande wie von ihrer Anordnung im Stromkreis beeinfluBt. 
Die Anordnung kann unter Umstanden eine sehr komplizierte sein, 
immer aber laBt sie sich auf zwei Grundformen zuriickfiihren. Die 
eine ist die, daB die Widerstande hintereinailder oder in Reihe geschaltet 
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sind, die zweite, daB sie neben oder parallel zueinander liegen. Diese 
zwei Mogliehkeiten wollen wir nun betraehten. 

1. Die Reihensehaltung. Sind die beiden Widerstande WI und w2 

hintereinander oder in Reihe gesehaltet (Abb. 63), so muss en sie von 
dem Strom, und zwar von demselben Strom naeheinander durehsetzt 
werden. Die Stromstarke (i) ist auf dem ganzen Stromweg dieselbe, ein 
Fundamentalsatz der Elektrizitatslehre. Denn ware dem nieht so, 
dann muBte es an irgendeiner Stelle zu einer Anhaufung von Elektrizitat, 
zu einer statisehen Aufladung kommen, was nieht der Fall ist. Wollen 
wir die in beiden Widerstanden entwiekelten Warmemengen naeh dem 
J oulesehen Gesetz (W = k . i2 . w. t) bereehnen, so haben wir also 
fur die Stromstarke i, desgleiehen aueh fUr die Zeit t diesel ben Werte 
einzusetzen, versehieden sind nur die Widerstande WI und w2. Es ist 
somit ohne weiteres klar, daB sieh die gebildeten Warmemengen pro
portional den Widerstanden verhalten werden: Der Leiter von 
groBerem Widerstand erwarmt sieh starker. 

2. Die Parallelsehaltung. Ganz anders gestalten sieh die Ver
haltnisse, wenn wir die beiden Widerstande WI und w2 nebeneinander 

I~ 
- r~ 
£ , IE 
~------~------~ 

Abb.63. Reihenschaltung zweier 
Widerstande. 

Abb. 64. Parallelschaltung zweier 
Widerstande. 

oder parallel sehalten (Abb. 64). Jetzt stehen dem elektrisehen Strom 
zwei Wege offen. Er wird sieh auf diese naeh den Kirehhoffsehen 
Regeln derart verteilen, daB sieh die beiden Teilstrome in ihrer Starke 
umgekehrt verhalten wie die Widerstande ihrer Wege. Wir haben also 
in beiden Leitern nieht allein versehiedene Widerstande so wie im ersten 
Fall, wir haben auBerdem noeh versehiedene Stromstarken. Um die 
dadureh fur die Reehnung sieh ergebenden Sehwierigkeiten 7;U umgehen, 
konnen wir mit Hille des Ohmsehen Gesetzes die eine dieser GroBen, 
d. i. die Stromstarke aus der Gleiehung eliminieren und an ihre Stelle 
die an den Elektroden herrsehende Spannung e einfuhren. Diese ist ja 
fUr beide Leitungswege ganz die gleiehe. 

i = ~ (Ohmsehes Gesetz). 
w 

e2 e2 
W = k. i2wt = k- wt = k -- t. 

w2 w 
Wir ersehen daraus, daB bei gleieher Spannung und Zeit die gebildete 

Warme sieh umgekehrt zur GroBe des Widerstandes verhalt. Es tritt 
somit jetzt gerade das Gegenteil von dem ein, was wir im ersten Fall 
beobaehteten: Der Leiter von geringerem Widerstand erwarmt 
sieh starker. 

Die beiden hier besehriebenen Sehaltungsarten sind aueh fUr die 
Erwarmung der versehiedenen Korpergewebe bei der Diathermie von 
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Bedeutung, wenn die VerhiiJtnisse in der Praxis auch keineswegs so 
einfach liegen, wie dies haufig dargestellt wird. So hat man als Beispiel 
einer Reihenschaltung die Querdurchstromung einer Extremitat ange
fiihrt, sagen wir derart, daB eine Elektrode an die V orderseite, eine 
zweite an die Riickseite des Oberschenkels gelegt wird, wobei man 
die Haut, das Unterhautzellgewebe, die Muskeln, die BlutgefaBe, Knochen 
usw. als hintereinander geschaltete Leiter ansah. Dieser Vergleich ist 
aber sehr anfechtbar. Wohl miissen Haut und Unterhautzellgewebe 
der Reihe nach vom Strom durchsetzt werden, dann aber stimmt die 
Sache nicht mehr, denn Muskeln, BlutgefaBe, Nerven und Knochen 
sind ebensogut nebeneinander wie hintereinander geschaltet. Es ist kein 
Zweifel, daB der Strom die schlechtleitenden Gewebe, wie Knochen und 
Nerven, wenn moglich auf parallelen Wegen, insbesondere iiber die 
gut leitenden Muskelmassen, umgehen wird, statt sie hintereinander zu 
durchflieBen. Die Erwarmung wird sich daher keineswegs proportional 
den Widerstanden dieser Gewebe verhalten, wie wir bei einer Reihen
schaltung erwarten miiBten. 

Ein Beispiel fiir die Parallelschaltung sollte die Langsdurchstromung 
einer Extremitat sein. Auch dieser Vergleich ist sehr hinkend. Legen 
wir eine Elektrode an der Hand, eine zweite an der Schulter an, so 
wird der Strom zunachst die Haut und das Unterhautzellgewebe passieren 
miissen; diese sind gleichsam Vorschaltwiderstande und hintereinander 
geschaltet. Erst nach Uberwindung dieser beiden kann er sich iiber 
den Querschnitt der Extremitat parallel auf die verschiedenen Gewebe 
verteilen. Wir haben es also auch hier mit einer Kombination von 
Reihen- und Parallelschaltung zu tun. Daraus ist wohl zur Geniige 
ersichtlich, daB die Verhaltnisse im menschlichen Korper ungeheuer 
kompliziert sind und daB es nicht angeht, sie einfach zu schematisieren, 
wie das vielfach geschehen ist, urn daraus Schliisse auf die Erwarmung 
der einzelnen Gewebe zu ziehen. Das moge an dieser Stelle geniigen, 
weitere Ausfiihrungen dariiber folgen auf S. 79. 

Die Dosierung del' Warme. 
Allgemeines. Wir besitzen leider zur Zeit kein Mittel, urn bei thera

peutischen Durchwarmungen die in der Tiefe des Gewebes durch die 
Diathermie erzeugte Temperaturerhohung direkt zu messen. Wir miissen 
uns daher begniigen, die erzielte Warmewirkung schatzungsweise zu 
beurteilen. Hierzu haben wir zwei objektive Anhaltspunkte, einerseits 
die verwendete Stromstarke, andererseits die Behandlungsdauer. Wie 
wir wissen, ist nach dem J ouleschen Gesetz (W = 0,24 i2 wt) die 
gebildete Warme von drei GroBen, der Stromstarke (i), der Zeitdauer (t) 
und dem Widerstand (w) abhiingig. Wahrend man den Widerstand 
als eine GroBe ansehen darf, die durch die besonderen Verhaltnisse 
gegeben ist, sind die Stromstarke und die Zeitdauer der Durchstromung 
unserem Belieben iiberlassen. Sie konnen uns daher als Mittel der 
Dosierung dienen und wir wollen im folgenden diese beiden Moglich
keiten des Naheren besprechen. 
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Die Stromstarke, die wir hei der Diathermie anwenden, ist wesent
lich groBer als die hei jeder anderen Methode der Elektrotherapie; sie 
schwankt zwischen 100-3000 Milliampere. Es ist das etwa das 1000fache 
jener Intensitat, die wir hei der Behandlung mit niederfrequentem 
Wechselstrom, hei der Faradisation, zur Anwendung hringen. 

Ftir die Dosierung des Stromes ist im hesonderen folgendes im Auge 
zu hehalten. Die erzielte Erwarmung steigt nicht in einem einfachen 
geraden, sondern in einem quadratischen Verhaltnis zur Stromstarke, 
das will sagen, eine Stromstarke von 1 Ampere gibt nicht doppelt soviel 
Warme als eine solche von 0,5 Ampere, sondern viermal soviel. Dieses 
eigenartige Verhaltnis verdient darum besonders betont zu werden, weil 
wir hei jeder anderen Anwendung des elektrischen Stromes, wenn wir 
die Strom starke verdoppeln, nur mit einer Verdoppelung der Strom
wirkung rechnen. Das quadratische Ansteigen der Warmewirkung 
erklart es auch, daB Patienten, welche eine bestimmte Starke des 
Diathermiestromes noch ganz gut vertragen, bei einer geringen Steigerung 
desselben schon tiber unangenehmes Hitzegefiihl klagen, daB also die 
Grenze der Toleranz eine ziemlich scharfe ist. 

Die Stromstarke, die wir therapeutisch verwenden, wird durch ver
schiedene Faktoren bestimmt. V ornehmlich sind es drei, welche in 
Betracht kommen: l. Die ElektrodengroBe. 2. Das Warmegefiihl des 
Kranken. 3. Die Art der Erkrankung und des erkrankten Organes. 

l. Die ElektrodengroBe. Je groBer die Oberflache der Elektroden 
ist, welche wir zur Behandlung wahlen, um so mehr Strom konnen 
wir verwenden, ja mtissen wir verwenden, wenn wir die gleiche Erwarmung 
erzielen wollen. Denn die Erwarmung und damit auch das Warme
gefiihl hangt nicht allein von der absoluten Stromstarke, also von der 
Strom starke ab, die wir am Amperemeter des Apparates ablesen, sondern 
vielmehr von der relativen Stromstarke oder der Stromdichte. Wir 
verstehen darunter des Verhaltnis von absoluter Strom starke zum Quer
schnitt der Strombahn, der wieder identisch ist mit der Oberflache der 
Elektrode. Die Stromdichte erhalten wir also, wenn wir die absolute 
Stromstarke in Milliampere durch die Oberflache der Elektrode in 
Quadratzentimetern dividieren. Stromdichte = i (MA) : q (cm2). Ein 
praktisches Beispiel solI das erlautern. 1 Ampere mit einer Elektrode 
von 100 cm2 Oberflache angewendet, ergibt eine bestimmte in der Regel 
hinreichende Erwarmung. 1 Ampere mit einer Elektrode von 200 cm2 

angewendet ergibt eine ungleich geringere, meist unzureichende Warme
wirkung. Es hesteht also ein inniges Verhaltnis zwischen Strom starke 
und ElektrodengroBe. Angaben von Stromstarke ohne gleichzeitige 
Angabe der ElektrodengroBe sind demnach sinnlos. 

Die Stromdichte ist bei der Diathermie gegeniiber anderen Methoden der 
Elektrotherapie eine sehr hohe. Durchwarmen wir z. B. ein Kniegelenk mit Elek
troden von 100 cm2 Oberflache und einer Stromstarke von 1 Ampere = lOOO Milli
ampere, so ergibt das eine Stromdichte von lOOO: 100 = 10. Wahrend die Dichte 
bei der Galvanisation und Faradisation immer kleiner ist als 1, ist sie bei der 
Diathermie stets groller als l. 

Man konnte nach den obigen Ausfiihrungen vielleicht geneigt sein, zu glauben, 
dall die gleiche Stromdichte auch stets die gleiche Warmeempfindung aus16st. 
Unter dieser Voraussetzung ware es moglich, eine fiir aIle oder wenigstens die 
meisten FaIle geeignete Stromdichte festzulegen. Das ist leider nicht der Fall, 
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und zwar deshalb nieht, weil die Warmeempfindung aueh bei gleieher Stromdiehte 
versehieden ist, je naehdem man groBere oder kleinere Elektroden verwendet. 
Wird bei einer Elektrode von 100 em2 eine Stromstarke von 1 Ampere angenehm 
empfunden, so ware es ein Irrtum, anzunehmen, daB bei einer Elektrode von 200 em 2 

eine Stromstarke von 2 Ampere das gleiche Warmegefiihl erzeugt. Trotzdem 
die Stromdichte (1000 : 100 = 2000 : 200) dieselbe ist, wird in letzterem Fall 
die Warmeempfindung eine ungleich starkere, ja vielleieht schon unertragliche 
sein. Es beruht dies auf dem bekannten physiologischen Gesetz, daB bei sensiblen 
und thermisehen Reizen die EmpfindungsgroBe unter sonst gleichen Bedingungen 
mit der GroBe der von dem Reiz getroffenen Hautoberflache wachst. So wird ein 
Hand- oder FuBbad von 40 0 C von den meisten Menschen anstandslos vertragen, 
wahrend ein Vollbad gleicher Temperatur fiir viele unertraglich ist. 

Neben der GroBe der Elektroden kommt fiir die Dosierung auch 
noch ihre Stellung zueinander in Betracht. Raben wir z. B. zwei Elek
troden in der GroBe von 100 cm2, die einander parallel gegeniiberstehen, 
so konnen wir sie durchschnittlich mit einer Stromstarke von 1 Ampere 
belasten. Bringen wir diese Elektroden dagegen in eine Winkelstellung, 
so wird eine Strom starke von 1 Ampere sofort als zu hoch empfunden 
werden. Infolge der ungleichen Verteilung der Stromlinien iiber die 
Elektrodenoberflache ist die Stromdichte - und auf diese kommt es 
an - in den einander zugekehrten Elektrodenhalften zu groB. Verwenden 
wir zwei ungleich groBe Elektroden, eine aktive und eine inaktive, dann 
wird die Stromstarke immer durch die Oberflache der kleineren Elektrode 
bestimmt. 

Passiert der Strom auf seinem Wege einen Korperquerschnitt, der 
kleiner ist als die Elektrodenoberflache, so ist in diesem Fall nicht die 
GroBe der Elektrode, sondern die GroBe des Querschnittes fUr die 
Dosierung maBgebend. 

2. Die Art der Erkrankung und des erkrankten Organes. 
Es ist ein grundsatzlicher Irrtum, anzunehmen, daB man bei der 
Diathermie die beste Wirkung immer dann erzielt, wenn man moglichst 
stark durchwarmt. Es gibt wohl Erkrankungen wie chronische Arthri
tiden, Gelenksversteifungen u. dgl., bei denen eine moglichst intensive 
Durchwarmung in der Regel den besten Erfolg erzielt, es gibt aber 
andeterseits auch solche, und dazu gehoren Erkrankungen der Nerven 
wie Ischias, Neuralgie, Erkrankungen der GefaBe, Angina pectoris, 
bei denen eine bis zur Toleranzgrenze getriebene Erhitzung nicht nur 
den Erfolg in Frage stellen, sondern auch Schaden bringen kann. Das 
Optimum der Wirkung fallt also keineswegs mit dem Maximum der 
Warmedosis zusammen. Es wird sich daher insbesondere fUr den Anfanger 
empfehlen, die Behandlung nicht gleich mit der groBten, eben noch 
ertraglichen Strom starke zu beginnen, sondern von Sitzung zu Sitzung 
ansteigend die fUr den betreffenden Fall geeignetste Dosierung zu suchen. 

Neben der Art der Erkrankung spielt aber auch die Art des erkrankten 
Organes eine Rolle. So wird man bei einer Durchwarmung des Rerzens 
oder der eines Aneurysmas besondere Vorsicht iiben. Bei einer Diathermie 
der Brust- oder Bauchhohle wird man im allgemeinen mit kleineren 
Stromdosen, die man aber dafiir langere Zeit anwendet, eine gleich
maBigere Durchwarmung erzielen als mit groBer Stromstarke und 
kurzer Behandlungszeit. 
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Schleimhaute wie die des Rektums oder der Vagina ertragen im 
allgemeinen groBere Stromdosen als die Haut. Das mag einerseits 
darin liegen, daB ihr elektrischer Widerstand ein geringerer ist und 
daB sie sich infolgedessen weniger erwarmen, andererseits aber auch 
darin, daB ihre Durchblutung eine bessere ist, so daB auch die Kuhlung 
durch den Blutstrom einer Ubererwarmung entgegentritt. 

3. Das Warmegefuhl des Kranken. Da auch bei therapeutisch 
richtig bemessener Stromstarke irgendein unvorbergesehener Zufall wie 
das schlechte Aufliegen einer Elektrode eine Verbrennung herbeifUhren 
kann, so ist das Warmegefuhl des Behandelten zur Sicherung gegen 
eine solche Gefahr nicht zu entbehren. Der Kranke ist daher stets auf
zufordern, daB er jedes unangenehm werdende Hitzegefuhl unverzuglich 
melde. Nur dadurch ist man haufig in der Lage, eine Verbrennung 
zu verhuten. 

Da bei manchen Verletzungen oder Erkrankungen der N erven 
(Tabes, Neuritis, Hysterie) der Temperatursinn gestort sein kann, so 
ist derselbe bei solchen Patienten vor der Behandlung zu prufen. Finden 
sich Storungen, so bilden diese zwar keine absolute Gegenanzeige fur 
die Diathermie, sie fordern aber dazu auf, die Durchwarmung mit groBter 
Vorsicht vorzunehmen. Man wird fur ein moglichst gutes Anliegen 
der Elektroden Sorge tragen, man wird, wo es angeht, Kantenstellungen 
der Elektroden vermeiden, man wird vor allem nicht Stromstarken 
anwenden, die erfahrungsgemaB das HocbstmaB des Zulassigen darstellen 
usw. Es ware ferner daran zu erinnern, daB eine Unterempfindlichkeit 
gegenuber hohen Temperaturen auch durch Gewohnung an solche ein
treten kann. So zeigen z. B. Kranke mit chronischer Arthritis, die 
bereits zahlreiche HeiBluft-, Fango- oder andere thermische Proze
duren mitgemacht haben, eine auffallende Unempfindlichkeit gegen 
Hitze. Man vergesse aber schlieBlich nicht, daB auch bei normaler 
Temperaturempfindung die langsam ansteigende Warme selbst eine 
Hypasthesie, und zwar eine so weitgehende erzeugen kann, daB der 
Behandelte sich ohne irgendwelche Schmerzempfindung eine Verbrennung 
zufugen liiBt. Da es Patienten gibt, welche ersichtlich ihren Ehrgeiz 
darein setzen, moglichst hohe Temperaturen zu ertragen, so lasse man 
sich bei der Bestimmung der Stromstarke nicht durch das Drangen 
solcher Kranker beeinflussen. 

Die Dauer und Wiederholung der Behandlung. Der zweite Faktor, 
der uns fUr die Dosierung zur VerfUgung steht, ist die Dauer der Behand
lung. In jeder Zeiteinheit erhalt das durchstromte Gewebe einen Warme
zuwachs, seine Temperatur steigt an, und zwar so lange, bis dieser 
Warmezuwachs in ein Gleichgewicht gekommen ist mit dem Warme
verlust, der durch die Ableitung der Warme und durch die Verschleppung 
auf dem Blutwege bedingt ist. 

Die Behandlungszeit wird in der Regel mit 20-30 Minuten bemessen, 
wobei jedoch zugegeben werden solI, daB unter Umstanden durch eine 
etwas langere Behandlung der Erfolg verbessert werden konnte. Das 
gilt insbesondere fUr die Behandlung chronischer Arthritiden, gynako
logischer Erkrankungen, Prostatitis u. ii. Leider ist die Zeit, die man 
einem einzelnen Kranken zumessen kann, im Krankenhaus wie in der 
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Privatpraxis vielfach durch die groBe Zahl der zu Behandelnden be
schrankt. Es sind also auch auBere Griinde, die hier mitbestimmend 
sind. Behandlungen von 5-10 Minuten, wie sie manche Arzte ausfUhren, 
betrachte ich als therapeutische Spielerei. Ich halte es fUr ausgeschlossen, 
in so kurzer Zeit einen nennenswerten therapeutischen EinfluB auf ein 
chronisch erkranktes Gewebe zu erzielen, da ja schon einige Zeit dazu 
notig ist, um iiberhaupt eine Temperaturerhohung zu erreichen. 

Die Behandlung wird entweder taglich oder jeden zweiten Tag 
wiederholt, wobei einerseits die Art der Erkrankung, andererseits die 
sonstigen Verhaltnisse des Kranken in Erwagung kommen. In manchen 
Fallen, sagen wir z. B. bei einer akuten Myalgie, werden einige wenige 
Sitzungen geniigen, um einen Erfolg zu erzielen, in anderen Fallen 
chronischer Art werden 20-30 Sitzungen zu einer vollen Kur notwendig 
sein. 

Ich halte es fUr ratsam, dem Kranken zu empfehlen, sich nach der 
Behandlung etwas auszuruhen, zumal manche Kranke durch die Behand
lung ermiidet sind. 

II. Die allgemeine Diathermie. 
Bei der allgemeinen Diathermie verfolgen wir die Absicht, die Tempe

ratur des ganzen Korpers gleichmaBig zu erhohen, ohne daB es dabei 
zu einer starker hervortretenden Erwarmung einzelner Teile kommt. 
Dieses Ziel ist in zweifacher Weise erreichbar. 

1. Durch Kontaktelektroden, das sind BIei- oder Stanniol
elektroden, die man in mehrfacher Zahl so am Korper anlegt, daB dessen 
gesamte Masse moglichst gleichmaBig yom Strom durchsetzt wird. 

2. Durch das Kondensatorbett, das ist eine Art Ruhebett, auf 
das sich der Patient legt und mit Hilfe dessen man in seinem Korper 
Hochfrequenzstrome induziert. 

Die allgemeine Diathermie mittels Kontaktelektroden. 
Wir beschreiben im folgenden zwei der gebrauchlichsten Methoden 

der allgemeinen Diathermie, die wir zur rascheren Verstandigung fiir 
spaterkurzweg als I. Methode und II. Methode bezeichnen wollen. 

I. lliethode. An der Streckseite der Unterarme und ebenso an der 
AuBenseite der Unterschenkel (nicht iiber der Tibia) wird je eine Blei
elektrode in der GroBe von 200 cm2 befestigt. Bucky verwendet an 
Stelle der BIeiplatten vier Stanniolbinden, die er fesselformig um die 
Extremitaten legt. AIle vier Blei- oder Stanniolelektroden werden 
gemeinsam mit Hilfe von zwei geteilten Kabeln an den einen Pol des 
Apparates angeschlossen. Mit dem zweiten Pol verbindet man eine groBe 
Bleiplatte (400-600 cm2), die man unter den Riicken oder das GesaB 
legt, falls die Behandlung im Liegen vorgenommen werden soli. Zieht 
man es vor, den Kranken sitzend zu behandeln, so kann man diese Platte 
auch mit Binden am Riicken befestigen oder man laBt den Kranken 
einfach auf der Platte Platz nehmen (Abb. 65). Eine vollkommene 
Entkleidung wie in Abb. 65, welche die Anlegung der Elektroden zeigen 

Kowarschik, Diathermie. 6. AUf!. 5 
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solI, ist dabei natiirIich nicht notwendig. Die anwendbare Strom starke 
schwankt zwischen 1,5-3,0 Ampere. Die Dauer der Behandlung betragt 
in der Regel 20-30 Minuten. 

Meist werden sich bei dieser Elektrodenverteilung die Arme infolge 
ihres kleineren Querschnittes starker erwarmen als die Beine. Will 
man diesen Unterschied ausgleichen, so bedient man sich eines Ver
teilers. Es geniigt jedoch ein einziger Widerstand, den man in den 

Stromkreis beider Arme 
legt, um hier die Strom
starke etwas herabzu
driicken. 

Modifikation der I. Methode. 
Eine andere Art der allgemeinen 
Diathermie, die ich urspriinglich 
vorgeschlagen habe, ist die 
folgende. Man verwendet an 
Stelle der zwei Wadenelektroden 
eine groJ3e Metallplatte, auf die 
beide FiiJ3e gestellt werden, und 
an Stelle der Unterarmelek
troden einen zylindrischen Me
tallstab, den der Kranke in 
beide Hande nimmt (Abb.66). 
FuJ3platte und Handelektrode 
werden gleichpolig geschaltet, 
als Gegenpol dient wie bei der 
erstbeschriebenen Methode eine 
Riicken- oder GesaJ3elektrode. 
Bei dieser Anordnung ist der 
Strom gezwungen, die Hand
und FuBgelenke zu passieren, 
wodurch es in diesen entspre
chend der Einengung der Strom
linien zu einer starkeren Er
warmung kommt. 1st das im 
allgemeinen auch nicht wiin
schenswert, so kann dieser Um
stand unter gewissen Bedin-

Abb.65. Allgemeindiathermie. I. Methode. gungen zum Vorteil werden, 
etwa dann, wenn eine allgemeine 
Diathermie bei einer progres

siven Polyarthritis gemacht wird, bei der die Hand- und FuJ3gelenke nicht 
selten in besonderem MaJ3e von der Erkrankung betroffen sind. 

II. Methode (Dreiplattenmethode nach Kowarschik). Sie ist eine sehr 
einfache und zweckmaBige Form der Aligemeindiathermie. Man lagert 
den Kranken auf drei groBe Metallplatten aus Blei, Aluminium oder einem 
anderen Metall, die ein Format von 30 X 40 cm haben und auf dem 
Behandlungsbett derart verteilt sind, daB eine derselben unter den Riicken 
entsprechend den Schulterblattern, die zweite unter das GesaB und die 
Oberschenkel und die dritte unter die Waden zu liegen kommt (Abb.67). 
Die Abstande zwischen den Elektroden sollen gleich groB sein, denn liegen 
zwei derselben einander zu nahe, so kommt es leicht zu einer Uberhitzung 
langs der einander genaherten Rander. 1st der Patient in der Weise 
gelagert, so schaltet man die mittlere Elektrode an den einen, die Riicken
und Wadenelektrode zusammen an den zweiten Pol des Apparates an. 
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Eine Strom starke von 2,0-2,5 Ampere genligt, um eme angenehm 
empfundene Durchwarmung des ganzen Korpers zu erzeugen, eine 
solche von 3 Ampere und dariiber steigert die Erwarmung bis zum 
SchweiBausbruch. 

Diese Methode hat gegeniiber der erstbeschriebenen den Vorteil, 
daB bei ihr das Anlegen und Befestigen der Elektroden an den Extremi
taten entfallt und daB sie auch ohne Verwendung eines Verteilerwider
standes eine gleichmaBige 
Erwarmung des ganzen 
Korpers ergibt. Sie ist also 
technisch einfacher. Gegen
iiber der weiter unten be
schriebenen Behandlung auf 
dem Kondensatorbett hat 
sie den Vorzug, ohne An
wendung eines besonderen 
kostspieligenApparates aus
fUhrbar zu sein. 

Mit Hilfe der Allgemein
diathermie ist manimstande, 
die allgemeine Blutwarme 
um ein oder mehrere Grade 
Celsius zu erhohen. DaB 
dies einen fUr das Herz und 
das GefaBsystem nicht vollig 
gleichgiiltigen Eingriff be
deutet, bedarf keiner beson
deren Begriindung. Es emp
fiehlt sich daher bei der 
Durchwarmung einige Vor
sicht. Man wird bei der 
ersten Behandlung nur eine 
geringe Strom starke an
wenden und durch die Kon
trolle des Pulses und die 
Beobachtung des Allgemein

Abb. 66. Allgemeindiathermie. I. Methode 
(Modifikation). 

befindens die Einwirkung der Prozedur auf den Kranken feststellen. 
Hat man sich iiberzeugt, daB diese gut vertragen wird, dann kann 
man bei den nachsten Sitzungen die Stromstarke steigern, bis man jene 
Hohe erreicht hat, die im gegebenen Fall angezeigt ist. 

Ich mochte gleich an dieser Stelle betonen, daB man yom therapeutischen 
Standpunkt zwei Arten der Durchwarmung unterscheiden kann. 

1. Leichte Durchwarmungen. Sie erzeugen ein maBiges, angenehm emp
fundenes Warmegefiihl, verbunden mit einer wohligen Hauthyperamie. Sie 
wirken beruhigend in ahnlicher Weise wie ein laues Bad und finden daher ihre 
Anzeige als Beruhigungsmittel bei Neurasthenie, Hysterie, nervoser Schlaflosig
keit, vagabundierenden Schmerzen der Tabiker, bei multipler Sklerose, Paralysis 
agitans, als blutdruckherabsetzendes Mittel bei Arteriosklerose usw. 

2. Starke Durchwarmungen, die bis zum SchweiBausbruch getrieben 
werden konnen und daher in ihrer Wirkung in Parallele mit einem heiBen Bad 

5* 
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zu stellen sind. Fur sie ist ein unversehrtes GefaBsystem Voraussetzung. Sie werden 
mit Erfolg angewendet bei chronischer Polyarthritis und Polyneuritis, bei chro
nischen Myalgien u. dgl. 

Abb.67. Allgemeindiathermie. II. Methode (Dreiplattenmethode 
nach Kowarschik). 

Die allgemeine Diathermie anf dem Kondensatorbett. 
Das Kondensatorbett wurde von Apostoli in die Hochfrequenz

therapie eingefUhrt und von der Firma Reiniger, Gebbert & Schall 
fUr die Zwecke der Diathermie verbessert (Abb. 68). Es ist ein aus Holz 
gefertigtes Ruhebett, auf dem vier groBe Blechelektroden angebracht 
sind, die durch eine die ganze Oberflache des Bettes einnehmende Hart
gummiplatte gedeckt sind. Liegt der Patient auf dem Bett, dann 
bildet diese Hartgummiplatte als isolierende Zwischenschicht das Dielek
trikum eines Kondensators, dessen Belegungen auf der einen Seite von 
den vier Blechplatten, auf der anderen Seite von der Korpermasse 
dargestellt werden; daher der Name Kondensatorbett. 

Die vier Bleche, von denen zwei dem Riicken, zwei dem GesaB und 
den Beinen entsprechen, werden paarweise an die beiden Pole des 
Diathermieapparates angeschlossen. Der Kranke selbst steht mit diesem 
in keiner leitenden Verbindung. Die im Tempo der Schwingungen 
wechselnde Spannung der Blechelektroden wirkt durch das Dielektrikum 
hindurch auf die zweite Kondensatorbelegung, das ist den Korper des 
Patienten induzierend. Dadurch entstehen in diesem gleichfalls Wechsel
spannungen, welche zu einer Verschiebung der Korperionen fiihren, die 
sich nach dem J ouleschen Gesetz in Warme umsetzt. 

DaB auf diese Weise im Korper tatsachlich Strome, sog. Verschiebungsstrome 
zustande kommen, konnte Schittenhelm im Tierversuch zeigen. Einem auf 
das Kondensatorbett aufgebundenen Runde wurde eine nadelformige Elektrode 
mit glasisoliertem Randgriff bei gestrecktem Kopf in die Speiser6hre eingefiihrt 
und eine ebensolche etwa 15 cm hoch in den Mastdarm geschoben. Ein Ampere
meter, das zwischen beide Elektroden eingeschaltet war, zeigte trotz des hohen 
Widerstandes im Stromkreis einen Ausschlag von 150 Milliampere. 

Die Kondensatorwirkung laBt sich auch durch einen von der Firma Reiniger, 
Gebbert & Schall erzeugten kleinen Demonstrationsapparat anschaulich machen, 
der aus zwei Metallplatten besteht, zwischen welche eine Gluhlampe eingeschaltet 
ist. Werden diese Platten derart auf das Kondensatorbett gelegt, daB sie zwei 
ungleichpoligen Elektroden gegenuberliegen, dann leuchtet die Lampe auf, korre
spondieren sie aber mit zwei gleichpoligen Elektroden, dann bleibt sie dunkel. 
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Bei der Behandlung ist ein Entkleiden des Patienten nicht not
wendig, doch ist die Warmewirlmng eine intensivere, wenn der Kranke 
mit entblOBtem Korper der Hartgummiplatte aufliegt. Die Stromstarke 
schwankt zwischen 4-10 Ampere, wobei man fUr leichtere Durch
warmungen 4-5 Ampere, fUr starkere 6-8 Ampere und dariiber 
anwenden wird. Die Behandlungsdauer betragt 20-30 Minuten. 1m 
iibrigen gelten fUr die Diathermie auf dem Kondensatorbett die gleichen 

Abb. 68. Allgemeindiathermie auf dem Kondensatorbett von Reiniger, 
Gebbert & Schall. 

Vorschriften, die wir bei der Durchwarmung mit Kontaktelektroden 
der Beherzigung empfohlen haben. 

Andere Methoden der allgemeinen Diathermie. Auch die Autokonduktion 
im Solenoid, wie sie von Arsonval angegeben wurde, wird haufig als eine Methode 
der allgemeinen Diathermie angefiihrt. Dabei befindet sich der Kranke sitzend 
oder stehend in einem Kafig, dem groBen Solenoid, das im wesentlichen aus einem 
in Spiralen angeordneten dicken Leitungsdraht besteht, in dessen Windungen der 
Schwingungsstrom pulsiert. Der Behandelte wird also nicht vom Strom durch
flossen, sondern vielmehr nur umflossen, er befindet sich nicht im Stromkreis selbst, 
sondern nur in der Wirkungssphare desselben, in seinem elektromagnetischen 
Kraftfeld. Dieses induziert im Korper sog. Foucaultsche oder Wirbelstrome, 
die sich in Warme umsetzen. Allerdings ist das Induktionsvermogen des mensch
lichen Korpers ein auBerordentlich geringes. Sollten die Induktionsstrome wirk
lich eine Erhohung der K6rpertemperatur bewirken, so ist diese sicherlich so 
minimal, daB sie jeder praktischen Bedeutung entbehrt. lch selbst konnte auch 
bei einer Stromstarke von 10 Ampere nach Ablauf von 20 Minuten mit einem 
gewohnlichen Fieberthermometer eine Temperatursteigerung nicht nachweisen, 
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auch wurde mir niemals von einem Patienten ein Warmegefiihl angegeben. lch 
kann darum nieht begreifen, daB die Autokonduktion von einzelnen Autoren 
noeh immer als eine Methode der allgemeinen Diathermie aufgezahlt wird. Meiner 
Uberzeugung naeh konnte man in der Elektrotherapie auf sie iiberhaupt verzichten. 
Da wir annehmen miissen, daB die im Korper induzierten Hoehfrequenzstrome 
grundsatzlich keine andere Wirkung haben konnen als die durch ihn geleiteten, 
so ist nicht einzusehen, weshalb wir einen so umstandliehen Apparat aufbieten, 
so' groBe elektrische Energien in Bewegung setzen, urn einen Effekt zu erzielen, 
den wir mit ein paar Bleiplatten in unvergleiehlieh einfaeherer, billigerer und voll· 
kommenerer Weise erreiehen konnen. 

Ein gleiehfalls unzweckmaBiges Verfahren, das man fiir die allgemeine 
Diathermie propagiert hat, ist die Behandlung im Vierzellenbad. Die Wasser· 
massen, durch welche der Strom hindurch muB, bilden ebenso bedeutende wie 
unniitze Ballastwiderstande, deren Uberwindung iiberfliissigerweise Spannung 
verzehrt. Diese Energievergeudung, welche zur Erwarmung des Wassers beniitzt 
wird, belastet auch die besten Diathermieapparate so bedeutend, daB man nicht 
imstande ist, die zur allgemeinen Durchwarmung notwendige Stromstarke .. auf. 
zubringen. Abgesehen davon, kommt im Vierzellenbad eine unerwiinschte Uber· 
hitzung in den Ellbogen- und Kniebeugen zustande. 

III. Stornngen im Betrieb des Apparates. 
Der Arzt muB mit seinem Apparat so weit vertraut sein, daB er 

kleinere Storungen, die sieh im Betrieb einsteIlen, selbst beheben kann. 
Das ist insbesondere fiir denjenigen eine Notwendigkeit, der nieht in 
jedem Augenbliek einen faehkundigen Teehniker zu Rate ziehen kann. 
Um dem Anfanger die Saehe zu erleiehtern, moehte ieh im folgenden die 
am haufigsten vorkommenden Starungen und ihre Behebung erortern. 

Die Funkenstrecke funktioniert nicht. Es ist dies wohl die haufigste 
Starung, welehe zur Beobaehtung kommt. Wir sehalten ein, der Generator 
sprieht aber nieht an und das eharakteristisehe Gerauseh des Funken. 
iiberganges wird nicht horbar. Wir werden uns in diesem Fall zunaehst 
davon iiberzeugen, ob der Apparat iiberhaupt Strom hat. Eine gewohn. 
liehe elektrisehe Tisehlampe oder eine sog. Probelampe, eine Gliihlampe 
mit zwei an ihren Enden blanken Leitungsdrahten, welehe wir an die 
zentrale Leitung ansteeken, klart uns dariiber auf, ob diese Strom 
fiihrt oder nieht. In letzterem Fall ist gewohnlieh eine Sieherung dureh· 
gesehmolzen. Angenommen, es ware Strom vorhanden, dann werden wir 
den Fehler in der Funkenstrecke selbst suehen. Der Funkeniibergang 
kann ausbleiben, weil die Elektroden der Funkenstrecke sich beriihren, 
kurz gesehlossen sind, wie man zu sagen pflegt, oder umgekehrt dadureh, 
daB ihr Abstand ein zu groBer ist, so daB die Spannung der Konden· 
satoren nicht ausreieht, ihn zu iiberbriieken. In beiden Fallen wird es 
sieh darum handeln, die passende Entfernung zwischen den beiden Polen 
der Funkenstreeke herzustellen. 

Zu diesem Zweek wird man bei den Apparaten mit regulierbarer 
Funkenstreeke die Elektroden mittels der Einstellsehraube zunachst 
zur metallisehen Beriihrung bringen, um sie dann dureh langsames 
Zuriiekdrehen der Sehraube so weit voneinander zu entfernen, daB ein 
Funkenspiel einsetzt. Bei den Apparaten, deren Funkenstreeke nieht 
verstellbar ist (Siemens·Reiniger.Veifa), geniigt bisweilen ein Loekern 
der Fixiersehraube, urn den Generator in Gang zu bringen. Reieht das 
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nicht aus, darm muB man die Funkenstrecke auseinandernehmen, sie 
reinigen, wenn notig, die Elektrodenplatten abschleifen und neu ein
stellen. 1st die Funkenstrecke einmal richtig in Gang und sind die 
Elektroden eingebrannt, dann ist jedes iiberfliissige Verstellen oder Aus
einandernehmen derselben zu vermeiden. 

1st die Funkenstrecke in Ordnung, trotzdem aber nicht zum An
sprechen zu bringen, dann ist die Sachlage fUr den technisch nicht 
geschulten Arzt bereits schwieriger. Die Ursache des Versagens kann 
nur im primaren Schwingungskreis liegen und erfordert eine genaue 
Durchsicht dieses. Es ist das Zuleitungskabel zu untersuchen, der SchaIter 
auf guten Kontakt zu priifen. 1st hier ein Fehler nicht zu entdecken, 
dann muB der Apparat geoffnet werden, wobei man zuallererst dafUr 
zu sorgen hat, daB derselbe auch von der zentralen Leitung abgeschaltet 
ist, da eine Beriihrung der Hochspannung fUhrenden Irmenteile unter 
Umstanden lebensgefahrlich werden kann. Man wird darm nachsehen, 
ob aIle Leitungen unversehrt sind, ob keine ihrer Verbindungen gelOst 
oder durchgebrannt ist. Auch die Kondensatoren miissen iiberpriift 
werden. Das alles setzt aber technische Kenntnisse voraus, die den 
meisten Arzten mangeln und sie daher auf die Hilfe des Elektrotechnikers 
verweisen. 

Die Funkenstrecke funktioniert, es ist aber kein Ausschlag des 
Amperemeters zu erzielen. Arbeitet die Funkenstrecke in normaler 
Weise, ist also der primare Schwingungskreis in Ordnung, kann man 
aber trotzdem keinen Ausschlag des Amperemeters und keine Warme
wirkung erzielen, werm man den Koppelungshebel von "Schwach" 
auf "Stark" steIlt, so ist der Fehler im Sekundarkreis zu suchen. Dieser 
ist an irgendeiner Stelle unterbrochen. Meist besteht die Unterbrechung 
darin, daB vergessen wurde, ein oder auch beide Kabel anzuschlieBen. 
Auch eine Leitungsunterbrechung im Kabel selbst, ein Bruch desselben, 
kann die Ursache sein. Fiihlt der Kranke wohl eine Erwarmung, ohne 
daB aber das Amperemeter einen Strom anzeigt, so wurden die Leitungs
schniire an zwei falsche Klemmen (1 und 2) angeschlossen. In diesem 
Kreis flieBt wohl ein Strom, doch ist in ibm das Amperemeter nicht 
mit eingeschlossen. 

Der Apparat faradisiert. Bisweilen kommt es vor, daB der Patient 
statt einer angenehmen reinen Warmeempfindung das GefUhl des Fara
disierens hat. Ja selbst motorische Reizerscheinungen konnen auf
treten, die sich in einem Vibrieren oder leichtem Zucken der Muskeln 
kundgeben. Solche sensible oder motorische Reizerscheinungen werden 
bedingt durch niederfrequente Impulse, die im Sekundarkreis auftreten. 
Die Ursache hierfiir liegt meist in einem unregelmaBigen Arbeiten der 
Funkenstrecke, die entweder durch eine unrichtige Einstellung der 
Funkenpole bedingt wird, oder auch dadurch, daB diese durch den 
Gebrauch bereits stark abgeniitzt sind. Seltener ist an der Reizwirkung 
ein Defekt im therapeutischen Stromkreis schuld. Wenn dieser an einer 
Stelle nicht vollkommen geschlossen ist - nehmen wir an, es handle 
sich um den Bruch eines Kabels - so kann es an der Bruchstelle zu 
einem Funkeniibergang, zur Ausbildung eines sog. Lichtbogens kommen, 
der bei dem Kranken das GefUhl des Faradisierens oder Muskelzuckungen 
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erzeugt. Nicht zu verwechseln mit dem faradischen Gefiihl ist die Emp
findung des Stechens oder Brennens, das der Kranke bisweilen an einer 
umschriebenen Stelle der Elektrode verspiirt und das durch ein schlechtes 
Anliegen dieser verursacht wird. 

IV. Verbrennnngen dnrch Diathermie. 
Man hatte vor Jahren, als die Diathermie in die Therapie eingefiihrt 

wurde, eine nicht unbetriichtliche Angst vor ihrer Anwendung, zumal 
schon Zeynek und seine Mitarbeiter in ihrer ersten Arbeit auf die Mog
lichkeit schwerer Verbrennungen hinwiesen. Das hatte zur Folge, daB 
man die Diathermiestrome anfanglich nur mit groBer Vorsicht anwendete. 
Dank dieser Vorsicht kam es trotz der noch mangelhaften Apparate 
und unvollkommenen Technik zu keinen schweren Schadigungen. 
Heute sind wir auf dem gegenteiligen Standpunkt angelangt. Heute 
werden die Gefahren der Diathermie im allgemeinen unterschatzt. Viele 
Arzte sind der Ansicht, daB man die Technik der Diathermie iiberhaupt 
nicht zu erlernen brauche, daB es geniige, sich einen Apparat zu kaufen 
und sich von dem Verkaufer das Ein- und Ausschalten des Stromes 
zeigen zu lassen. Mit solchen Kenntnissen ausgeriistet gehen sie dann an 
die Behandlung ihrer Kranken. Leichte, schwere, ja schwerste Verbren
nungen sind daher heute an der Tagesordnung und machen es notwendig, 
tiber dieses Kapitel etwas eingehender zu sprechen. 

Diathermieverbrennungen konnen durch die verschiedensten Ursachen 
zustande kommen. Meist verdanken sie ihr Entstehen einem plOtzlichen, 
unvorhergesehenen Zufall. Eine der haufigsten Ursachen ist das Abgleiten 
der Klemme, mit der das Kabel an der Elektrodenplatte befestigt ist. 
Lost sieh wahrend des Stromdurehganges eine solehe Klemme, etwa 
dadurch, daB der Kranke sich bewegt, oder jemand zufallig an dem 
Kabel zieht, und bleibt diese Klemme, wenn auch nur fiir einen Moment 
mit der Haut in Beriihrung, so entsteht fast stets eine Verbrennung, 
nieht selten eine solche dritten Grades. Der Strom, der sich friiher 
auf eine groBe Elektrodenflache, die vielleieht 200 oder 300 cm2 betrug, 
verteilte, ist plotzlich auf die Kontaktflache der Metallklemme von kaum 
1 cm2 konzentriert. Die Stromdichte ist infolgedessen so groB, daB sie 
im Augenblick zu einer Koagulation der Haut fiihrt. Es ist daher ge
nauestens darauf zu achten, daB die Kabelklemme an der Elektrode 
gut sitzt. 

Eine zweite Verbrennungsmoglichkeit besteht darin, daB der Kranke 
eine Elektrode wahrend der Behandlung abhebt. Der Mechanismus, 
durch den hier die Verbrennung zustande kommt, ist ein ganz analoger 
wie im ersten Fall. Hebt man eine Elektrodenplatte wahrend des Strom
durchganges ab, so wird ihre Kontaktflache mit der Haut dadurch fort
schreitend verkleinert, gleichzeitig wird aber die Stromdichte immer 
mehr vergroBert, um schlieBlich an jener Stelle, wo die Elektrode die 
Haut zuletzt beriihrt, so groB zu werden, daB es daselbst zu einer Ver
brennung kommt. Das Abheben einer Elektrode machen wir ja in der 
Regel dadurch unmoglich, daB wir sie anbinden. Dort aber, wo wir 
von dem Anbinden absehen, wo wir die Elektroden von dem Kranken 
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halten lassen oder nur durch einen Sandsack fixieren oder, wo wir den 
Kranken einfach auf die Elektrode legen, dort ist es unbedingt notig, 
den Behandelten darauf aufmerksam zu machen, daB das Abheben der 
Elektrode von dem Korper oder des Korpers von der Elektrode mit 
einer Verbrennungsgefahr verbunden ist. 

Auch das Aufsetzen einer Elektrode, wahrend der Apparat schon 
in Tatigkeit ist, beinhaltet die Gefahr einer Verbrennung. Doch ist 
kaum anzunehmen, daB dies einem Arzt, der nur die Grundbegriffe der 
Technik beherrscht, einfallen diirfte. Dagegen sind Schadigungen durch 
Kabeldefekte schon eher im Bereiche der Moglichkeit. Bricht ein Kabel 
an einer yom Korper entfernten Stelle, so hat dies in der Regel keine 
weitere Bedeutung. Anders ist die Sache, wenn die Bruchstelle dem 
Korper anliegt. Es ist besonders die Stelle, wo die Elektrodenklemme 
an das Kabel angeschraubt oder angelOtet ist, welche solchen Defekten 
am haufigsten ausgesetzt ist. Kommt es hier zu einem Bruch, so wird, 
wenn die Leitungsunterbrechung nicht vollkommen ist, der Ubergangs
widerstand an der Bruchstelle ein sehr groBer. Es kommt infolgedessen 
leicht zu einer Uberhitzung, die so weit gehen kann, daB selbst die Isolier
hiille des Kabels sich entziindet. Ich habe es einmal erlebt, daB auf diese 
Weise die Kleider einer Patientin Feuer fingen. Durch rasche Hilfe 
konnte ein weiterer Schaden verhiitet werden. Solche Zufalle zeigen aber, 
wie notwendig es ist, den Kranken dauernd zu iiberwachen und nicht 
allein zu lassen. Den Rat mancher Autoren, fiir den Fall des Alleinseins 
dem Kranken die Bedienung des Regulierhebels zu zeigen, halte ich fUr 
durchaus schlecht. Es kann geschehen, daB der Kranke, der irgend 
eine unangenehme Sensation fiihlt, den Regulierhebel nach der falschen 
Seite dreht und auf diese Weise den Strom, statt ihn abzustellen, verstarkt, 
wodurch es unmittelbar zu einer Verbrennung kommt. 

Es sind, wie man sieht, in der Regel unvorhergesehene Zufalle, durch 
welche Diathermieverbrennungen entstehen. Wenn man den Kranken 
schon bei der ersten Sitzung auf die Moglichkeit einer Verbrennung 
aufmerksam macht (juristisch sehr wichtigJ) und wenn man ihn auf
fordert, jedes irgendwie unangenehme Gefiihl sofort zu melden, dann 
sind Verbrennungen, die einfach durch Ubererwarmung zustande 
kommen, wohl sehr selten. Voraussetzung ist allerdings, daB der Arzt 
die Technik beherrscht. Das ist leider sehr haufig nicht der Fall. Wenn 
man sieht, mit welch unerhorter Unkenntnis hier haufig gehandelt wird, 
dann muB man sich mlr wundern, daB Verbrennungen durch Diathermie 
nicht viel haufiger vorkommen. 

Man hat bei der Diathermie vielfach die Moglichkeit einer Tiefen
verbrennung erortert. Wie steht es nun damit? 1st es nicht denkbar, 
daB bei der Tiefenwirkung der Diathermie eine Schadigung der unter 
der Raut liegenden Gewebe zustande kommen konnte, ohne daB an 
der Raut selbst eine Verbrennung auftritt? Auch diese Gefahr ist so 
gut wie ausgeschlossen, weil fast unter allen Umstanden die Raut sich 
starker erwarmt als die unter ihr liegenden Gebilde, somit vor allem 
gefahrdet ist. Denn erstens hat die Raut einen groBeren Widerstand 
als die meisten anderen Gewebe und zweitens ist auch die Stromdichte 
bei den gewohnlichen Anwendungsformen der Diathermie in der Raut 
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groBer als im Korperinneren, wo die Stromlinien auseinanderweichen, 
sich streuen, womit ihr Warmeeffekt sinkt. N ur in ganz seltenen Fallen 
ist die Erwarmung in der Tiefe tatsachlich groBer als die der Raut. Das 
ist der Fall bei der Erwarmung der Rand- und Sprunggelenke nach 
der auf S. 124 und S. 127 beschriebenen Methoden. Infolge der Quer
schnittverengerung im Verlaufe der Stromqahn kommt es hier zu einem 
Zusammendrangen der Stromlinien, wobei die tiefer liegenden Knochen
und Gelenksteile sich einerseits wegen ihres hoheren Widerstandes, 
andererseits wegen der geringeren Moglichkeit einer Abkiihlung starker 
erwarmen als die Raut. In diesem Fall beobachten wir eine besondere 
Erscheinung, die uns vor der Gefahr einer Tiefenverbrennung sichert. 
Es tritt namlich bei dem Uberschreiten einer bestimmten Stromstarke 
in den genannten Gelenken sowie im distalen Teil des Unterarmes bzw. 
Unterschenkels ein eigentiimliches GefUhl auf, das von dem einen 
Kranken als ein schmerzhaftes Ziehen, von anderen wieder als Zusammen
schniiren oder Zusammenpressen, kaum jemals aber als ein RitzegefUhl 
beschrieben wird, was wohl darin seine Erklarung hat, daB die tiefer 
liegenden Teile, Knochen, Periost, Faszien u. dgl. keine temperatur
empfindenden Nerven haben und eine drohende Schadigung daher 
nur mit· einer Schmerzempfindung beantworten konnen. Die beschrie
benen schmerzhaften Sensationen sind charakteristisch fUr eine zu 
intensive Tiefenwirkung des Stromes, sie sind ein Warnungssignal, 
das uns auffordert, die Strom starke herabzusetzen. Tun wir das, so 
verschwinden sie augenblicklich. 

Bucky hat zuerst iiber eine Diathermieschadigung berichtet, die auch ich in 
einem Fall zu sehen Gelegenheit hatte Sie besteht in dem Auftreten eines sub
kutan gelegenen Infiltrates, iiber welchem die Haut entweder unverandert oder wie 
in meinem Fallleicht geriitet ist. Diese Infiltrate, die spontan vollkommen schmerz
los, nur auf Druck empfindlich sind, bestehen 2-4 Wochen, urn dann ohne bleibende 
Spur wieder zu verschwinden. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Schadigung, 
vermutlich urn eine Nekrose des Fettgewebes, das sich infolge seines hohen elek· 
trischen Widerstandes leicht iiberhitzt. Fettreiche Haut scheint das Auftreten 
solcher Infiltrate zu begiinstigen. 

Die Verbrennungen durch die Diathermie konnen in einer Raut
rotung, Blasenbildung oder vollkommenen Nekrose der Raut bestehen. 
Sie sind im Gegensatz zu anderen Verbrennungen, wenn man von dem 
ersten Moment ihrer Entstehung absieht, im weiteren Verlaufe auffallend 
schmerzlos. Sie gleichen darin jenen Verbrennungen, wie sie durch 
andere elektrische Strome, Gleichstrom oder niederfrequenten Wechsel
strom, zustande kommen. Dieser Eigenschaft steht aber eine andere 
weniger giinstige gegeniiber und das ist ihre schlechte Reilungstendenz, 
welche besonders bei Verbrennungen dritten Grades auffallend ist. 
Sie steht wohl damit in Zusammenhang, daB die reaktiv entziindlichen 
Veranderungen, welche der Schorf in dem umgebenden gesunden Gewebe 
erzeugt, auBerordentlich geringe sind oder auch ganz fehlen. Es dauert 
deshalb haufig W ochen, bis ein solcher durch Diathermie gesetzter 
Schorf sich abstoBt und neuerlich W ochen, bis der dadurch entstandene 
Substanzverlust sich iiberbautet. 

Die zehu Gebote der Diathermie. Zum Scblusse mocbte icb nochmals 
jene Punkte zusammenfassen, deren Beobachtung man sich stets vor 
Augen balten muS, will man eine Schadigung des Kranken vermeiden. 
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1. Die Temperaturempfindung des Kranken soIl eine normale sein. 
Ist das nicht der Fall, so muB die aufgewendete Vorsicht eine um so 
groBere sein. 

2. Die Elektroden miissen gut angepaBt und befestigt werden. 
3. Verwendet man gleich groBe Elektroden, dann stelle man diese 

einander moglichst flachenparallel und direkt gegeniiber; wo dies nicht 
moglich ist, bedenke man immer die ungleiche Stromlinienverteilung 
und die durch sie bedingte Randwirkung. 

4. Verwendet man zwei ungleich groBe Elektroden, dann muB die 
richtende Kraft der groBeren (inaktiven) Elektrode beachtet werden. 

5. Vor dem Einschalten des Stromes iiberzeuge man sich, daB alle 
Reguliervorrichtungen auf "Schwach" stehen. 

6. Das Einschalten darf nur geschehen, wenn die Elektroden bereits 
aufliegen. 

7. Man stelle nur ganz langsam die gewiinschte Stromstarke ein, 
indem man mit den Augen der Bewegung des Amperemeterzeigers folgt 
und gleichzeitig auf das Auftreten von Stechen, Brennen oder sonstigen 
Reizwirkungen achtet. 

8. Man mache den Kranken auf die Gefahr einer Verbrennung auf
merksam und fordere ihn auf, daB er jedes unangenehm werdende 
Hitzegefiihl sofort mitteile. 

9. Man sei eingedenk, daB zur Erzielung eines therapeutischen Erfolges 
nicht unbedingt die Toleranzgrenze fiir Warme erreicht werden mull, 
ja daB im Gegenteil eine zu starke Durchwarmung unter Umstanden 
Schaden bringt. 

10. Man schalte stets aus, bevor man die Elektroden abhebt. 

Vierter Teil. 

Die physiologischen Wirkungen der 
Diathermie. 

I. Die fehlende Reizwirkung auf die sensiblen 
und motorischen N erven. 

Erkliirungsversuche. Eine der augenfiilligsten und daher bekanntesten 
Wirkungen des elektrischen Stromes ist sein erregender EinfluB auf 
motorische und sensible Nerven. War es ja gerade diese Erscheinung, 
die zur Entdeckung der stromenden Elektrizitat durch Galvani fiihrte. 
Der sensible, vor aHem aber der motorische Reiz, den die verschiedenen 
elektrischen Entladungen auslosen, war durch Jahrzehnte hindurch 
bis auf unsere Tage Gegenstand des eifrigsten Studiums; um so iiber
raschender muBte es sein, als p16tzlich elektrische Strome, die Hoch
frequenzstrome, gefunden wurden, denen dieses eigentiimliche Merkmal 
bewegter Elektrizitat, die Erregungsfahigkeit fiir Empfindungs- und 
Bewegungsnerven, abging. 
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Bereits Tesla suchte diese "negative" Eigenschaft der Hochfrequenz
strome zu erkHiren, ohne daB ihm dies in hinreichender Weise gelungen 
ware. Korthals zog zur Erklarung die Kapazitat des menschlichen 
Korpers heran, E. T. Houston die Selbstinduktion. Durch diese sollte 
ein Auseinanderdrangen der Stromlinien stattfinden, und zwar so weit
gehend, daB diese nur an der Oberflache des Korpers verliefen. Bei 
metallischen, also selbstinduktiven Leitern ist allerdings eine solche 
Oberflachenverteilung des Stromes (Skineffekt) nachweisbar vorhanden 
und durch eine Reihe von charakteristischen Experimenten demon
strierbar, fUr elektrolytische Leiter, zu denen auch der menschliche 
Korper zahlt, gilt jedoch die gleiche Annahme nicht. 

Schon Arson val wendete sich gegen diese Ansicht. N ernst erbrachte 
im Jahre 1897 den experimentellen Beweis, daB in flussigen Leitern ein 
Auseinanderweichen der Stromlinien nicht vorkommt und daB infolge
dessen die darauf basierende Ansicht, daB die Hochfrequenzstrome in 
den Korper nicht eindringen, falsch sei. Einthoven konnte dies auch 
auf mathematischem Wege bestatigen (1900). 

Der erste, der hier den richtigen Weg zeigte, war Arsonval. Er 
sprach die Uberzeugung aus, daB die Unerregbarkeit der Nerven einzig 
und allein durch die hohen Schwingungszahlen der Strome bedingt sei. 
So wie der Sehnerv nur auf Atherwellen von bestimmten Schwingungs
zahlen reagiert, so wie von dem Gehornerv nur Schallschwingungen von 
begrenzter Frequenz empfunden werden, so sollten auch motorische und 
sensible Nerven nur durch bestimmte Stromfrequenzen erregbar sein. 
Die Frequenz der Teslastrome sei aber eine zu hohe, um von ihnen 
noch wahrgenommen werden zu konnen. Diese Darstellung ist allerdings 
keine eigentliche Erklarung des ratselhaften Phiinomens, vielmehr nur 
eine gleichnisartige Nebeneinanderstellung von Tatsachen, von denen 
eine ebenso unverstandlich ist wie die andere; aber sie erkannte 
wenigstens mit richtigem Blick, daB nicht die hohe Spannung der Tesla
strome das Wesentliche sei fur ihre geringe physiologische Wirkung, 
sondern ihre hohe Frequenz. 

Arsonval wurde zu dieser Anschauung durch eine Beobachtung 
gefUhrt, die er bereits im Jahre 1888 machte. Er hatte damals gefunden, 
daB die muskulare Erregbarkeit fur elektrische Reize sinkt, wenn die 
Zahl derselben 3000 in der Sekunde ubersteigt. Leider war es ibm 
mangels entsprechender Einrichtungen nicht gegonnt, das Abfallen 
der Erregbarkeit uber lO 000 Reize fur die Sekunde zu verfolgen. Erst 
durch die Einfuhrung der Hochfrequenzstrome durch Tesla wurde 
die Giiltigkeit seiner Anschauung auch fur sehr hohe "Reizreihen" 
bestatigt. 

DaB es nicht die hohe Spannung, sondern die groBe Periodenzahl 
ist, welche den Strom unfuhlbar macht, beweist wohl am besten die 
Tatsache, daB die Diathermiestrome, welche eine ungleich geringere 
Spannung haben als die Arsonvalstrome, diesen doch an Reizlosigkeit 
uberlegen sind. lch halte es nicht fUr iiberfliissig, nachdriicklich auf den 
Unterschied zwischen Hochspannung und Hochfrequenz hinzuweisen, 
wei! diese beiden Begriffe auch in der heutigen medizinischen Literatur 
noch fortwahrend miteinander verwechselt werden. 
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Wie ist nun dieses eigentiimliche Verhalten der Nerven gegeniiber 
der Frequenz der Wechselstrome zu erklaren? 

Die Theorie von W. Nernst 1). Die einzige Theorie, welche uns hier
von eine geniigend klare Vorstellung gibt und die gleichzeitig auf exakter 
mathematisch-physikalischer Basis beruht, ist die Theorie der elektrischen 
Nervenreizung von W. N ernst. Dieselbe geht von folgenden physi
kalischen Anschauungen aus: 

FlieBt ein elektrischer Strom durch eine Fliissigkeit, so werden unter 
dem EinfluB der elektromotorischen Kraft die Atome oder Atom
gruppen derselben, welche elektrisch geladen sind, das sind die lonen, in 
Bewegung gesetzt. 1st das Vorzeichen ihrer Ladung ein positives, so 
wandern sie zur Kathode (Kationen), ist es ein negatives, so gehen sie 
zur Anode (Anionen). Die Geschwindigkeit, mit welcher die lonen 
sich verschieben, ist je nach ihrem atomistischen Charakter eine durch
aus verschiedene. Es gibt leicht und schwer beweg
liche, rasch und langsam wandernde lonell. 

Die Geschwindigkeit ist aber auch verschieden, 
je nach der Art des Losungsmittels, in dem die 
Wanderung stattfindet; dies offenbar aus dem 
Grund, weil die Reibungswiderstande, welche sich 
der Bewegung entgegensetzen, in verschiedenen 
Losungsmitteln verschieden groBe sind. 

Nehmen wir an, wir hatten zwei Losungsmittel 
A und B, welche beide das gleiche Salz gelOst ent
halten, aber derart beschaffen waren, daB sie sich 
nicht miteinander mengen, wenn wir sie in einem 
U-Rohr in der in Abb. 69 ersichtlichen Weise iiber-

Abb.69. 

einander schichten. Nehmen wir ferner an, daB wir einen Gleichstrom 
durch beide Fliissigkeiten schicken, so wird es an den Grenzflachen zu 
Konzentrationsanderungen des Elektrolyten kommen. Diese erklaren 
sich in folgender Weise. 

Bewegen sich gewisse lonen in dem Losungsmittel A rascher als in 
dem Losungsmittel B und ist ihre Bewegungsrichtung die des Pfeiles, 
so wird es an der Grenzflache glgl zu einer Verdichtung der lonen, also 
zu einer Konzentrationserhohung kommen, da die lonen rascher zur 
Grenzflache hin als von ihr wegwandern. An der Grenzflache g2g2 wird 
das Umgekehrte eintreten, namlich eine Verminderung der Ionenzahl 
oder eine Konzentrationsherabsetzung, da die lonen in dem Medium B 
sich langsamer gegen die Grenzflache hin bewegen, als sie in dem Medium A 
von ihr forteilen. 

Diese Konzentrationsanderungen hat W. N ernst in einem sehr schonen Ver
such auch dem freien Auge ersichtlich gemacht, indem er als Losungsmittel einer
seits Wasser, andererseits mit Wasser gesattigtes Phenol und als Elektrolyt KJa 
(eine annahernd gesattigte Losung von J in JK) verwendete. Es zeigt sich dann 
bei der Durchleitung eines Stromes an der einen Grenzflache ein Dunklerwerden 
der Braunfarbung, an der anderen eine Aufhellung derselben. 

1) W. Nernst: Zur Theorie des elektrischen Reizes. Berlin: Julius Springer. 
Derselbe: In Boruttau-Manns Handbuch der gesamten medizinischen An
wendungen der Elektrizitat. Bd. 1, S. 225. Leipzig: W. Klinkhardt. 
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Auch den menschlichen Korper konnen wir als ein System ver
schiedener Elektrolyt16sungen ansehen. Nach N ernst sind es vor
nehmlich zwei Losungsmittel, welche hierbei in Betracht kommen: 
einerseits die wasserige Gewebsflussigkeit, andererseits das Protoplasma. 
"Da der Strom namlich im wesentlichen keine anderen Anderungen 
hervorruft, als daB an der Grenze von Protoplasma und der dasselbe 
beruhrenden wasserigen Losung eine Konzentrationsanderung eintritt, 
so haben wir hierin offenbar das erregende Moment zu erblicken" 
(W. Nernst). 

Auf diesen Voraussetzungen fuBend, wollen wir die von Wechsel
stromen ausgeubte Reizwirkung auf motorische und sensible Nerven 
etwas naher betrachten. SolI ein Wechselstrom auf diese erregend 
wirken, dann muB die Konzentrationsanderung einer Halbwelle genugen, 
einen Reiz zu setzen, sie muB die Reizschwelle uberschreiten, da durch 
die nachstfolgende Halbwelle, welche in entgegengesetzter Richtung ver
lauft, die Konzentrationsanderung wieder ruckgangig gemacht wird. 
Mit anderen Worten, die Stromstarke einer einzelnen Halbwelle muB 
eine hinreichend groBe sein. 

Nun wird die Strom starke eines Wechselstromes bestimmt durch 
die Elektrizitatsmenge, welche in einer Sekunde einen Leiterquerschnitt 
passiert. Diese Elektrizitatsmenge wird hierbei von so vielen Halbwellen 
getragen, als sie der Wechselstrom in einer Sekunde eben aufweist. 
Je groBer diese Zahl, um so kleiner ist der Bruchteil, welcher auf eine 
Halbwelle entfallt. Da aber die Konzentrationsanderung und mit ihr 
die Reizwirkung in einem direkten Verhaltnis zur Stromstarke stehen 
und diese wieder identisch ist mit der verschobenen Elektrizitatsmenge, 
so ist es ohne weiteres klar, daB mit steigender Wechselzahl die Reiz
wirkung sinken muB. Sie ist nach N ernst umgekehrt proportional der 
Quadratwurzel aus der Frequenz: 

R · . k i (Stromstarke) eIZWlr ung = -------. 
vi (Freq uenz) 

Dieses Gesetz gilt fur Wechselstrome von mittelhohen Perioden
zahlen in ziemlich weitem Umfang, wie die experimentelle Prufung 
zeigt. Fur sehr langsam wechselnde Strome einerseits, wie fur sehr 
hochfrequente andererseits scheint es dagegen nicht zuzutreffen. Unter
suchungen mit moglichst reinen Hochfrequenzschwingungen 1) ergaben, 
daB ihre Reizwirkung wesentlich geringer ist, als man nach dem N ernst
schen Gesetz erwarten wurde. Zeynek vermutet, daB der Grund hierfiir 
in den groBen kolloidalen Partikelchen der Nervenzellen zu suchen 
sei, welche infolge ihrer elektrischen Tragheit bei sehr raschen Schwin
gungen die Reizleitung vermindern. Bei sehr langsam verlaufenden 
Wechselstromen dagegen durfte die Abweichung von dem N ern s t
schen Gesetz wohl durch elektrolytische Wirkungen ahnlich wie beim 
Gleichstrom zustande kommen. . 

Die Frequenzhohe, bei der die Reizwirkung von Wechselstromen 
auf sensible und motorische Nerven vollkommen erlischt, ist bisher 
nicht genau bekannt. Aus Versuchen, die im physiologischen Institut 

1) Zeynek und Bernd: Pfliigers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 132. 
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von Professor Gildemeister in Berlin ausgefiihrt wurden, geht hervor, 
daB Wechselstrome mit einer Frequenz von 100000 noch deutliche 
Reizeffekte zeigen, erst bei einer Frequenz von 200000 lassen sich solche 
nicht mehr nachweisen. 

II. Die ortliche Warmewirkung. 
Die in die Augen springendste Wirkung der Diathermie ist zweifellos 

die Erwarmung, die Temperaturerhohung, welche das vom Strom durch
setzte Gewebe erfiihrt. Diese Erwarmung ist, abgesehen von auBeren 
Bedingungen wie Stromstarke und ElektrodengroBe, hauptsachlich von 
zwei Faktoren abhangig, einerseits von dem Widerstand des Gewebes, 
andererseits von der Starke seiner Durchblutung. Diese beiden Faktoren 
wollen wir nun etwas eingehender besprechen. 

Der EinfluB des elektrischen Widerstandes. Da der menschliche 
Korper kein homogener Leiter ist, sondern aus Geweben verschiedener 
Art, infolgedessen auch verschiedenen elektrischen Widerstandes besteht, 
so ist die Erwarmung keine ganz gleichmaBige. Schon Bernd und 
Prey B haben durch Untersuchung an Tieren und Leichen, bei denen 
sie Thermometer in die einzelnen Gewebsschichten einfiihrten, nach
gewiesen, daB der Temperaturanstieg in den verschiedenen Geweben 
verschieden rasch erfolgt. Ihre Experimente ergaben, daB sich bei der 
queren Diathermie einer Extremitat am meisten die Raut erwarmt, 
dieser folgten in absteigender Reihe die Knochen, dann das Fettgewebe, 
dem die Nervensubstanz ungefahr gleichkam, und schlieBlich die Musku
latur. Bei der Langsdurchwarmung waren die Verhaltnisse umgekehrt, 
so daB an erster Stelle die Muskeln, an letzter Stelle die Raut stand. 
~~nliche Untersuchungen wurden auch von anderen Autoren (Nagel
schmidt, Ullmann u. a.) gemacht. Die von diesen Untersuchern 
aufgestellten Skalen weichen jedoch untereinander wie auch von der 
Bernd- PreyBschen Reihenfolge weitgehend abo 

Die SchluBfolgerung dieser beiden letzten Autoren, daB bei der Quer
durchwarmung einer Extremitat die Gewebe sich im Verhaltnis ihres 
elektrischen Widerstandes erwarmen, da wir es hier mit einer Reihen
schaltung verschiedener Widerstande zu tun hatten, trifft allerdings 
nicht voll zu, wie bereits auf S. 61 auseinandergesetzt wurde. Ebenso
wenig besteht die Annahme zu Recht, daB bei der Langsdurchstromung 
diese Reihenfolge die umgekehrte sei, weil in diesem Fall eine Parallel
schaltung vorliege. Die Dinge sind vielmehr ungleich verwickelter und 
ich mochte an dieser Stelle nochmals davor warnen, aus theoretisch 
abgeJeiteten Erkenntnissen weitgehende Schliisse auf die komplizierten 
Verhaltnisse der therapeutischen Praxis zu ziehen, wie dies im Sinne 
von Bernd und PreyB von vielen Autoren geschehen ist. Uber das 
tatsachliche Verhalten der Temperatur bei der Durchwarmung des 
lebenden Korpers vermag uns nicht eine theoretische Deduktion, sondern 
nur die unmittelbare experimentelle Messung zu belehren. 

Der EinfluB, den der elektrische Widerstand der verschiedenen Gewebe 
auf ihre Erwarmung bei der Diathermie ausiibt, macht es notig, noch 
einige Worte iiber diesen Widerstand selbst zu sagen. 
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Gleichstrom- nnd Wechselstromwiderstand. Der Widerstand, den 
ein Leiter dem elektrischen Strom entgegensetzt, ist in erster Linie 
abhangig von seiner materiellen Beschaffenh~it. So leitet unter ganz 
gleichen Bedingungen Silber den Strom besser als Kupfer, dieses 
leitet besser als Eisen usw. Um die Verschiedenheit des Leitvermogens, 
die in der Natur des Leiters begriindet ist, zum Ausdruck zu bringen 
und so das Leitvermogen der einzelnen Korper miteinander vergleichen 
zu konnen, hat man den Begriff des spezifischen Widerstandes geschaffen. 
Wir verstehen darunter den Widerstand ausgedriickt in Ohm, den 
ein Korper in Gestalt eines Leiters von 1 cm2 Querschnitt und 1 em 
Lange dem Strom bietet. 

Wir wissen, daB, abgesehen von seiner spezifischen Natur, der Wider
stand eines Leiters noch weiterhin bestimmt wird von seiner Lange 
und von seinem Querschnitt, und zwar nimmt er mit der Lange in einem 
geraden Verhaltnis zu und mit dem Querschnitt in ebendemselben 
Verhaltnis abo Fassen wir das Gesagte zusammen, so ergibt sich: Der 
Widerstand eines Leiters ist direkt proportional seinem spezifischen 
Widerstand (0) und seiner Lange (1) und umgekehrt proportional seinem 
Querschnitt (q): 

1 
W=CJ-. 

q 
Soweit sind uns die Verhaltnisse allgemein gelaufig. Mit diesen 

Kenntnissen aber werden wir nicht unser Auslangen finden, wenn wir 
das Verhalten des menschlichen Korpers und seiner Gewebe gegeniiber 
den Hochfrequenzstromen untersuchen und verstehen wollen. Wenn 
wir nicht den groBten lrrtiimern unterliegen wollen, so miissen wir 
uns zunachst von der V orstellung freimachen, daB der menschliche 
Korper ein gewohnlicher Ohmscher Widerstand ist, der durch die 
drei oben angefiihrten GroBen (spezifisoher Widerstand, Lange und 
Querschnitt) definiert und durch einen in Ohm ausgedriickten Wert 
absolut festgelegt werden kann. Dem ist nicht so. Es hat sich viel
mehr gezeigt, daB der Widerstand des menschlichen Korpers und seiner 
Gewebe die allerverschiedensten Werte ergibt, je nachdem er mit Gleich
strom oder Wechselstrom, mit Wechselstrom von niederer oder hoher 
Frequenz, mit Stromen von niederer oder hoher Spannung gemessen 
wird. Es wiirde natiirlich zu weit fiihren, diese auBerst interessanten, 
aber ebenso komplizierten Verhaltnisse hier in extenso darzulegen. 
Wir miissen uns darauf beschranken, einige der wichtigsten Punkte 
herauszugreifen, die fiir die Erwarmung bei der Diathermie von Bedeutung 
sind und die bisher so gut wie vollkommen vernachlassigt wurden. 1m 
iibrigen verweise ich auf die grundlegenden Arbeiten von Gilde
meister 1) sowie von Dowse und Iredell 2), auf die ioh mich im 
nachfolgenden stiitze. 

Wir gehen zunachst von zwei Tatsachen aus, die eine ist die, daB 
der Widerstand des menschlichen Korpers gegen Gleichstrom wesentlich 

1) Gildemeister: Pfliigers Arch. f. d. ges. Physiol. Ed. 149, S. 389. 1912; 
Ed. 176, H. 1/2, S. 84; Ed. 195, H. 1/2, S. 112; Elektrotechn. Zeitschr. 1919. 
H.38. 

2) Dowse und Iredell: Arch. of radiol. &. electrotherapy. Juli 1920. S. 34. 
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hoher ist als gegen Wechselstrom, die andere, daB der Widerstand gegen
uber Wechselstrom von der Frequenz desselben abhangt, daB er gegen 
niederfrequenten Wechselstrom groBer ist als gegen hochfrequenten. 
Wie ist das zu erklaren? 

Gildemeister hat gezeigt, daB der hohe Widerstand des mensch
lichen Korpers gegenuber dem Gleichstrom durch Polarisation bedingt 
wird. Wie wir seit Peltier (1834) wissen, ist auch das tierische Gewebe 
polarisierbar, d. h. ein durch dasselbe hindurchflieBender Gleichstrom 
erzeugt in ihm elektromotorische Krafte, die seiner eigenen elektro
motorischen Kraft entgegengerichtet sind. Dadurch wird diese Kraft 
geschwacht, es flieBt infolgedessen weniger Strom durch das Gewebe, 
was den Anschein erweckt, als ob der Widerstand desselben ein sehr 
hoher ware. Die im Organismus wirksamen Polarisationskrafte sind 
ihrer Art nach ganz die gleichen, wie sie an den Elektroden eines Volta
elementes, bestehend aus Kupfer und Zink in verdunnter Schwefel
saure, beobachtet werden und die bewirken, daB die elektromotorische 
Kraft eines solchen Elementes in kurzer Zeit sinkt. 

Den Grund der Polarisation sieht Gildemeister in jenen Konzen
trationsanderungen, die nach der Theorie von N ernst (S. 77) an den 
Zellmembranen zustande kommen. Durch sie entstehen Konzentrations
ketten, deren Spannung der des MeBstroms entgegenwirkt. Diese Kon
zentrationsverschiebungen sind, wie wir irn vorigen Abschnitt gesehen 
haben, am groBten, wenn die elektromotorische Kraft andauernd in 
derselben Richtung wirkt, also beim Gleichstrom. Zwar sind sie auch 
beirn Wechselstrom niederer Frequenz noch merkbar, sie werden aber 
urn so geringer, je hoher die Frequenz des Stromes steigt. Das ist auch 
die Ursache, weshalb der Widerstand des Korpers mit steigender Frequenz 
des Stromes abnimmt. Die Polarisation hat ihren Sitz vornehmlich in 
der Haut und daraus erklart sich, daB es vor allem die Haut ist, die gegen 
Gleichstrom einen so hohen Widerstand zeigt und weiters, daB dieser 
Hautwiderstand gegen Hochfrequenzstrom ein auffallend niedriger ist, 
mit welchen Tatsachen wir uns noch spiiter eingehender beschiiftigen 
mussen. 

Wollen wir aber das Verhalten des menschlichen Korpers gegen die 
Diathermiestrome richtig werten, so mussen wir noch etwas anderes 
im Auge behalten. Der Korper besitzt Wechselstrom gegenuber eine 
gewisse Kapazitat, d. h. er verhalt sich ihnen gegenuber wie ein Konden
sator. Haben wir einen Stromkreis, bestehend aus Ohmschem Wider
stand und einem in Reihe geschalteten Kondensator, so wird durch 
letzteren der Widerstand des ganzen KreiEes einem Wechselstrom gegen
uber herabgesetzt, und zwar um so mehr, je groBer die Kapazitat des 
Kondensators und je hoher die Frequenz des Wechselstromes ist. Das 
ist eine physikalische Tatsache, auf deren Erklarung hier nicht naher 
eingegangen werden kann. Nach Dowse und Iredell haben wir uns 
vorzustellen, daB der Haut eine solche Kondensatorwirkung zukommt. 
Auf der einen Seite bedeckt von dem gut leitenden Metall der Elektrode 
und auf der anderen begrenzt durch eine gut leitende Muskelschicht, 
konnen wir sie gleichsam als das Dielektrikum eines Kondensators 
betrachten. Allerdings ist dieses Dielektrikum ein sehr unvollkommenes, 

Kowarschlk, Dlathermie. 6. Aufl. 6 
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denn es laBt nicht nul' Wechselstrom, sondern auch Gleichstrom passieren, 
was ein vollkommenes Dielektrikum nicht tut. Wir miissen, wollen 
wir bei dem Kondensatorbild bleiben, unsere Vorstellung noch dahin 
erganzen, daB wir uns parallel zu dem Kondensator einen Ohmschen 
Widerstand geschaltet denken (Abb. 70). Fiir die Erwarmung der 
Raut kommt nur jener Stromanteil in Betracht, der durch den Ohm
schen Widerstand flieBt, nicht jener, der auf kapazitivem Weg in den 
Karpel' iibergeht. 

Damit wollen wir unsere theoretischen Betrachtungen schlieBen, 
wir wollen nicht darauf eingehen, daB nach Gildemeister die Kapazitat 
der Raut nicht eine elektrostatische, sondern eine Polarisationskapazitat 
ist, daB zu dieser unter gewissen Umstanden noch eine elektrostatische 
Kapazitat treten kann usw. Das wiirde uns an dieser Stelle zu weit 
fiihren. Die gegebenen Ausfiihrungen magen nur zeigen, daB es nicht 
angeht, den Karpel' als einen gewahnlichen Ohmschen Widerstand 
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Abb.70. Schema des 
Hautwiderstandes. 

zu betrachten, und daB es vor allem un
zulassig ist, unsere alte V orstellung von 
dem hohen Widerstand, den die Raut gegen
iiber Gleichstrom zeigt, ohne weiteres auch 
auf die Rochfrequenzstrame anzuwenden. 
Die nachfolgenden experimentellen Unter
suchungen werden uns iiber die Richtigkeit 
dieser Anschauung belehren. 

Die Messung des Hochfrequenzwider
standes von Wildermuth. Wildermuth 
suchte den Widerstand der einzelnen Ge-
webe an der Leiche zu bestimmen, und 

zwar aus dem Grad der Erwarmung, den dieselben bei Hindurchleitung 
cines Diathermiestromes erfahren. Nach dem J ouleschen Gesetz muS 
diese Erwarmung in einem direkten Verhaltnis zu dem Widerstand 
stehen. Wildermuth kam dabei zu folgenden Resultaten: 

Setzt man den Widerstand einer 0,5 % igen chemisch reinen Kochsalzlosung 
bei 18° C = 1, so betragt der spezifische Widerstand von 

Fettgewebe 19,4 
Gehirn 5,5-6,8 
Lunge . 3,5-4,0 
~~. ~-~ 
Haut . 2,5-3,0 
Muskel 1,2-1,5 

Den geringsten Widerstand zeigt Aszitesfliissigkeit, er ist kleiner als 1, Blut 
und samtliche Gewebe dagegen iiberschreiten die Einheit. Unter letzteren steht 
an Mchster Stelle das Fettgewebe. Es stimmt dies mit der Erfahrung, daB reines 
Fett, z. B. 01, ein guter Isolator ist und als solcher auch in der Elektrotechnik 
Verwendung findet (Oltransformatoren). 

Da. Serum die bestleitende Substanz des menschlichen Korpers ist, so kann 
man meiner Ansicht nach im allgemeinen sagen, daB ein Organ die Elektrizitat 
um so besser leitet, je groBer sein Serum- bzw. Blutgehalt und je kleiner sein Fett
gehalt ist. Bei entziindlichen Prozessen, die mit seroser Exsudation einhergehen, 
sinken die Widerstandswerte bedeutend. Der wechselnde Blutgehalt erklart es, 
da.B auch das ~itvermogen des Fettgewebes beim Menschen ein sehr variables 
ist. Wildermuth fand seinen Widerstand bei dicken Leuten meist kleiner als 
bei mageren. 
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Der bedeutende Fettgehalt verleiht auch dem Gehirn einen hohen elektrischen 
Widerstand. 

Den Widerstand der Lunge zu bestimmen, ist auBerordentlich schwer, da er 
nicht nur durch den Blutgehalt, sondern auch durch den wechselnden Luftgehalt 
variiert wird.. Schon eine leichte Kompression des Gewebes setzt mn wesentlich 
herab. 

Desgleichen schwankt die Leit£ahigkeit der Leber je nach ihrem Bindegewebs
reichtum in weiten Grenzen. Eine geringgradige Induration gibt schon einen 
bedeutenden Ausschlag. 

Einen niedrigen Widerstand zeigt der Muskel, er betragt in der Faserrichtung 
gemessen 1,2-1,5. 

Auffallend niedrig sind die Widerstandswerte, welche Wildermuth fUr die 
Haut findet. Er selbst sucht dieses Ergebnis durch die Annahme zu erklaren, 
daB die veranderte Hautbeschaffenheit an der Leiche deren Widerstand erniedrige. 
Man sollte dagegen meinen, daB der fehlende Blutgehalt und der nicht wieder
ersetzte Wasserverlust durch Verdunstung den Widerstand eher erhoht als herab
setzt. Und das durfte auch wohl so sein. Wenn Wildermuth trotzdem den 
Widerstand nur doppelt so hoch findet als den des Muskels, so entspricht dies eben 
den tatsachlichen VerhaItnissen und wir wollen daffu gleich weitere Beweise 
erbringen. 

Die Messung des Hochfrequenzwiderstandes von Dowse und Iredell. 
Eigene Untersuchungen. Dowse und Iredell bestimmten den Wider
stand verschiedener Karperteile nach der sog. Substitutionsmethode. 
Sie schickten einen Diathermiestrom von ganz bestimmter Starke 
durch einen Karperabschnitt, dessen Widerstand gemessen werden 
soUte, sagen wir Z. B. von Hand zu Hand. Nun wurde, ohne daB an 
der Einstellung, d. h. an der Spannung des Apparates irgend etwas 
geandert wurde, mit Hilfe eines Umschalters an Stelle des Karpers 
ein Flussigkeitswiderstand in den Stromkreis des Diathermieapparates 
gelegt. Dowse und Iredell benutzten hierzu eine Kupfersulfat16sung, 
welche in ein Glasrohr eingeschlossen war. In die Lasung tauchten 
an beiden Enden des Rohres je eine Kupferelektrode, von denen die 
eine fix, die andere beweglich war. Durch Verschieben der letzteren 
konnte die Lange der eingeschalteten Flussigkeitssaule so geandert 
werden, bis das Amperemeter den gleichen Ausschlag zeigte wie bei 
der Durchstramung des Karpers. War dies der Fall, dann muBte nach 
dem Ohmschen Gesetz (bei gleicher Spannung und gleicher Strom
starke) auch der Karperwiderstand gleich dem eingeschalteten Flussig
keitswiderstand sein. Der letztere aber war leicht durch Gleichstrom 
zu ermitteln oder war schon fruher fur eine bestimmte FlussigkeitsHinge 
festgelegt worden. 

Auf diese Weise fanden die genannten Autoren, daB der Widerstand von Hand 
zu Hand, wenn man in diesen zwei zylindrische Metallelektroden halt, bei ver
schiedenen Personen zwischen 450-650 Ohm schwankt. Ich habe, urn ein Ver
gleichsma.B zu erhalten, unter denselben Bedingungen den Gleichstromwiderstand 
bei verschiedenen Personen gemessen. Er betrug bei einer MeBspannung von 
14 Volt durchschnittlich 7000-8000 Ohm, also mehr als zehnmal soviel wie bei 
der Diathermie. 

Dowse und Iredell konnten weiterhin die auffallende Tatsache feststellen, 
daB es bei der Diathermie auf die GroBe des ge£undenen Widerstandes ohne Ein
fluB ist, ob man die Elektroden in die trockenen Hande nimmt oder ob man diese 
vorher in Kochsalz16sung taucht. Der Feuchtigkeitsgehalt der Ha.ut spielt also 
fUr den Leitungswiderstand gegenuber den Hochfrequenzstromen keine Rolle. 

Die nachfolgenden, von mir ausgefUhrten Versuche, die jederzeit ohne besondere 
Behelfe wiederholt werden konnen, bestatigen ganz das gleiche. Eine Versuchs-

6* 
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person nimmt zwei zylindrische Metallelektroden in die Hande, mit deren Hilfe 
man einen galvanischen Strom von 4 MA durch den Korper schickt. Dann legt 
die betreffende Person, ohne daB der Apparat abgestellt wird, ohne daB also an 
der Spannung desselben etwas geandert wird, die Elektroden beiseite, wascht sich 
die Hande und ergreift mit den noch feuchten Handen neuerdings die Elektroden. 
Sofort schnellt der Zeiger des Galvanometers auf 10 MA hinauf. Die Stromstarke 
steigt also urn 6 MA, was nur dadurch erklarbar ist, daB der Widerstand in dem
selben MaBe, das ist in unserem Fall urn mehr als die Halfte gesunken ist. Wieder
holt man nun das Experiment in ganz gleicher Weise mit einem Diathermiestrom 
von sagen wir 400 MA, so findet man, daB sich an der Stromstarke gar nichts 
andert, ob man die Elektroden mit trockenen oder feuchten Jianden halt. Der 
Gleichstromwiderstand wird also durch das Anfeuchten der Haut wesentlich 
vermindert, nicht aber der Hochfrequenzwiderstand. 

Es ist daher aUch die Annahme, daB man vor dem Auflegen der Elektroden 
die Haut anfeuchten musse, urn ihren Widerstand herabzusetzen, falsch. Das 
Anfeuchten hat vielmehr einzig und allein den Zweck, einen guten Kontakt zwischen 
Haut und Elektrode zu vermitteln, jed.e Luftzwischenschicht zu verdrangen, urn 
so dem Strom einen kontinuierlichen tJbergang ohne Funkenbildung zu ermog
lichen. Man kann an Stelle von Wasser, wie ich mich uberzeugt habe, ebensogut 
eine nichtleitende Substanz, wie z. B. Vaselin, verwenden und man wird ganz 
den gleichen Effekt erzielen. Die Leitfahigkeit des Bindemittels spielt im Gegen
satz zum Gleichstrom fur den Diathermiestrom gar keine Rolle. Wiederholt man 
den oben angefuhrten Versuch, indem man statt die Hande anzufeuchten, sie 
mit einer dicken Vaselinschichte bedeckt, so wird dadurch der Widerstand fiir den 
Gleichstrom bedeutend erhoht und die ursprunglich eingestellte Stromstarke 
geht urn ein betrachtliches zuruck. Der gleiche Versuch mit einem Diathermie
strom ausgefiihrt, andert an der Stromstarke gar nichts. Es ist also gar kein Zweifel, 
daB sich die Haut dem Diathermiestrom gegenuber anders verhalt als gegenuber 
Gleichstrom. Das sollen auch die folgenden Versuche zeigen. 

Dowse und Iredell fanden bei einer Versuchsperson, die in beiden Handen 
Zylinderelektroden hielt, einen Widerstand von 526 Ohm, wenn die Arme gestreckt 
waren. Wurden diese jedoch gebeugt, so sank der Widerstand auf 440 Ohm. 

Ein zweiter Versuch. Eine Person hielt in der einen Hand eine Zylinderelek
trode, wahrend eine zweite Elektrode in Form einer Metallplatte an der Beugeseite 
des Oberarmes befestigt war. Die Messung ergab einen Widerstand von 260 Ohm, 
im Fall der Vorderarm gestreckt war. LieB man den Vorderarm gegen den Ober
arm bis zu einem rechten Winkel beugen, so verminderte sich der Widerstand 
auf 230 Ohm. LieB man die Beugung bis zum Maximum fortsetzen, so sank der 
Widerstand bis auf 216 Ohm. 

Ganz die gleiche Erscheinung beobachtet man, wenn man die Spitze eines 
Zeigefingers in eine Salzlosung taucht und die zweite Elektrode urn das Hand
gelenk anlegt. Der Widerstand betragt in gestreckter Stellung des Fingers 390 Ohm, 
fallt bei rechtwinkeliger Beugung auf 380 Ohm und erreicht bei voller Flexion 
ein Minimum von 310 Ohm. 

In allen angefiihrten Fallen zeigt sich also ganz das gleiche, eine merkliche 
Widerstandsabnahme, wenn das anfangs gestreckte Gelenk wiihrend des Versuches 
gebeugt wird, obwohl das zwischen den Elektroden liegende Korperstuck dasselbe 
bleibt. Die Erklarung hierfur liegt wohl darin, daB durch die Beugung der Gelenke 
dem Strom die Moglichkeit geboten wird, an der Innenseite der nun bogen£ormigen 
oder winkelig geknickten Bahn, dort, wo die groBen GefaBe liegen, den Weg abzu
kurzen. Wiirde die Raut den Rauptteil des Widerstandes ausmachen, wie das 
fiir den galvanischen Strom gilt, so konnte auf diese Weise nie eine merkliche 
Veranderung des Widerstandes zustande kommen. Und in der Tat fallt auch bei 
Verwendung eines galvanischen Stromes das Experiment negativ aus. Es ist 
damit gleichfalls erwiesen, daB der Hocbfrequenzwiderstand der Raut gegenuber 
dem der anderen Korpergewebe nicht entscheidend ins Gewicht fallt. 

Noch uberzeugender ist der nachfolgende von mir ausgefiihrte Versuch. Man 
bringt auf die Dorsalflache beider Rande ovale, etwa 50 cm2 groBe Bleielektroden 
und schickt so einen Gleichstrom von 3 MA durch beide Arme. Legt man dann die 
gut angefeuchteten Palmarflachen beider Rande aneinander, so andert sich an der 
Stromstarke gar nichts, obwohl nunmehr der Strom die Moglichkeit hatte, quer 
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durch beide Hande auf kiirzesteIJl Weg von einer Elektrode zur anderen zu gehen. 
Er tut das nicht, denn wiirde au,ph.nur ein Teil des Stromes diesen neuen Weg wahlen, 
so miiBte das sofort in einem Steigen der Stromstarke zum Ausdruck kommen. 
Der Strom geht vielmehr nach wie vor durch die ganze Lange der Arme und quer 
durch den Korper, er macht also einen weiten Umweg, statt direkt die Hande zu 
durchsetzen. Der Grund ist der, daB er in letzterem Fall viermal statt zweimal 
den hohen Hautwiderstand iiberwinden miiBte. Machen wir den gleichen Versuch 
mit einem Diathermiestrom. Wir legen die Elektroden wie friiher auf die Riick
flache der Hande und schalten einen Strom von 300 MA ein, dann bringen wir 
die Hautflachen zur gegelll~eitig\'m' Beriihrung. Sofort steigt der Strom auf 1800 MA, 
also auf das 6fache. Der Widerstand der doppelt dicken Hautschicht der Hand
flachen ist fUr den Diathermiestrom bedeutungslos, er ist fUr ihn auf jeden Fall 
viel kleiner als der Widerstand, den er auf dem Wege durch die Muskulatur der 
Arme zu iiberwinden hatte. 

Damit ist wohl zur Geniige erwiesen, daB der Hautwiderstand fUr den Diathermie
strom ein verhaltnismaBig geringer ist. Und das ist ein gliicklicher Umstand. 
Denn ware das nicht der Fall, dann wiirde wahrscheinlich eine Tiefendurchwarmung 
und damit eine Diathermie iiberhaupt nicht moglich sem. Nehmen wir an, daB 
der Widerstand der Haut gegeniiber dem der anderen Weichteile bei der Diathermie 
nur annahernd so groB ware wie bei der Galvanisation, so miiBte nach dem Joule
schen Gesetz auch die Erwarmung der Haut eine dementsprechend groBere sein. 
Die Haut wiirde infolgedessen schon in einem Zeitpunkt iiberhitzt sein, wo die 
anderen tiefer liegenden Teile noch kaum eine merkliche ~emperaturerhohung 
erfahren haben. 

Temperaturmessungen am Menschen. Uber die Temperaturen, 
welche durch die Diathermie im 1nnern des Korpers zustande kommen, 
sind wir heute noch wenig unterrichtet, wei! aus begreiflichen Griinden 
hieriiber noch wenig direkte Messungen vorliegen. 

Grunspan und Levere, die ihre Messungen mit Thermonadeln 
vornahmen, haben bei ihren Versuchen gefunden, daB die Haut eine 
Erwarmung bis zu 45,5° C klaglos vertragt. Dariiber hinaus tritt ein 
unangenehmes Gefiihl von Brennen auf, das die Untersucher zwang, 
mit der Strom starke zuriickzugehen. Bei Versuchen an Kaninchen 
wurden bereits bei einer Temperatur von 42° C subkutane Koagulationen, 
die sich bis in die Muskulatur erstreckten, beobachtet. Die von Grun
span und Levere gefundenen Schadigungsgrenzen erscheinen sehr 
niedrig und Bordier meint, daB bei giinstigeren Versuchsbedingungen, 
insbesondere bei vollkommen gutem Kontakt der Elektroden mit der 
Haut auch hohere Temperaturen erreicht werden konnten. Das ist 
nicht :unwahrscheinlich, denn Santos konnte z. B. feststellen, daB 
Temperaturen von 45° C von der Harnrohrenschleimhaut eine Stunde 
lang und darii-ber ohne Gefahr vertragen wurden. 

Wir wollen im folgenden noch einige Temperaturbefunde der Raut 
anfiihren, wie sie sich bei therapeutischen Anwendungen der Diathermie 
ergaben. Diathermiert man einen Arm oder ein Bein der Lange nach, 
so tritt, wie allgemein bekannt, die starkere Erwarmung an der Beuge
seite der Extremitat auf. Das riihrt daher, weil hier die groBen Blut
gefaBe verlaufen, die infolge ihres guten Leitvermogens einen groBen 
Teil des Stromes aufnehmen. 1st diese ungleichmaBige Erwarmung 
schon in der Streckstellung der Extremitat merkbar, so ist sie um so 
ausgesprochener, je mehr die Gelenke gebeugt werden. Einige Messungen 
von Bordier sollen das illustrieren. Leitet man einen Strom von 500 MA 
von einer Hand zur anderen, so ergibt sich nach 10 Minuten bei ge
strecktem V orderarm ein Temperaturanstieg 



86 Die physiologischen Wirkungen der Diathermie. 

an der Vorderseite des Ellbogengelenkes •• um 3,600 } Diff 090 C 
an der Ruckseite des Ellbogengelenkes •• um 2,70 () erenz, 

Wiederholt man den Versuch unter gleichen Bedingungen nur mit 
dem Unterschied, daB man wahrend der Durchwarmung das Ellbogen
gelenk gebeugt halt, so ist der Temperaturunterschied wesentlich groBer. 
Die Temperaturerhohung betragt 

an der Vorderseite des Ellbogengelenkes •••• 5,00 C } Diff 310 C 
an der Ruckseite des Ellbogengelenkes •••• 1,90 C erenz , 

Wie schon die Untersuchungen von Dowse und Iredell (S. 84) 
vermuten lieBen, legt sich der Strom bei gebeugter Extremitat vornehm
lich auf die kurzere Innenseite der Bahn, wobei ihm die GefaBe einen 
willkommenen Weg bieten. Ganz analoge Beobachtungen wie am 
Ellbogengelenk kann man am Hand- oder Kniegelenk anstellen, wenn 
man die Hauttemperatur einmal bei Beuge-, einmal bei Streckstellung 
des Gelenkes miBt. 

Furstenberg und Schemel untersuchten den Anstieg der Tempe-
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Abb.71. Verhalten der Temperatur im Mageninnern bei der Diathermie 
(nach Liidin). 

ratur im Innern des Magens bei einer Durchwarmung desselben mit 
zwei groBen Elektroden (20 X 30 cm), von denen eine uber dem Epi
gastrium, die andere an der gegenuberliegenden Stelle des Ruckens 
aufgelegt wurde. Zur Temperaturmessung diente eine MeBeinrichtung 
der Firma Siemens & Halske, die nach dem Prinzip konstruiert ist, daB 
eine feine Platinspirale, welche in Quarzglas eingeschmolzen mid von 
einer vergoldeten HUlse umgeben ist, ihren elektrischen Widerstand bei 
verschiedenen Temperaturen verandert. Diese Widerstandsanderungen 
werden durch ein Millivoltmeter fortlaufend selbsttatig registriert. 

Bei der Verwendung einer Stromstarke von 0,3 Ampere konnten 
Furstenberg und Schemel im Mageninnern einen Temperaturanstieg 
um 0,3 0 0 erzielen, wahrend eine Stromstarke von 2 Ampere nur einen 
Anstieg von 0,10 0 ergab. Analoge Versuche am lebenden Hund ergaben 
das gleiche Resultat. Der gemessene Temperaturanstieg war hoher bei 
kleinerer und niedriger bei groBerer Stromstarke. 

Furstenberg und Schemel suchten dieses paradoxe Versuchs
ergebnis durch einen biologischen Reflexvorgang zu erkiaren. Bei der 
Verwendung einer groBeren Stromstarke wird die Haut wesentlich 
starker erhitzt. Es werden in diesem Fall auch die von der Haut aus-
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gelosten Abwehrreflexe in hoherem MaBe erregt werden. 'Das gilt ins
besonders von der reaktiven Hyperamie, durch welche eine Verschleppung 
der Warme und damit eine Kuhlung veranlaBt wird. Bei geringerer 
Starke schleicht sich der Strom gleichsam in den Korper ein, ohne jene 
GefaBreflexe zu wecken, welche seine Wirkung sofort paralysieren. 

Diese nicht ganz befriedigende Erklarung war fUr Ludin die Ver
anlassung, die Sache nochmals zu prufen. Er arbeitete nach ganz der 
gleichen Methode unter Verwendung einer ElektrodengroBe von 
12 X 20 cm. Einer seiner Versuche sei hier an Hand einer Kurve 
wiedergegeben (Abb. 71). 

Wie man sieht, steigt die Temperatur in den ersten 10 Minuten von 37,5 0 0 
auf 37,8 0 0, in den folgenden 40 Minuten alImahlich auf 38,3 0 O. Bei 2 Ampere 
erhebt sich die Temperatur auf 38,8 0 O. Da der Patient die Warme unangenehm 
empfindet, wird die Stromstarke vermindert. Gleichzeitig damit falIt die Tempe
ratur auf 38,5 0 0, um bei weiterer Verminderung der Stromstarke auf 38,1 0 0 
zu sinken. 

Die Temperatur im Mageninnern steigt also im Gegensatz zu den 
Versuchen von Furstenberg und Schemel ganz parallel der Strom
starke. Die von Ludin durch Diathermie erzielte Hochststeigerung 
der Temperatur betrug 2,1 0 C im Verlaufe einer Stunde. Sie war hoher 
als diejenige, die durch Kataplasmen (1,0 0 C) oder diejenige, die durch 
Thermophore (0,8 0 C) erreicht werden konnte. Menard und Nemours, 
welche die gleiche Versuchsanordnung wahlten, konnten sogar Tempe
ratursteigerungen im Mageninnern bis zu 3,0 0 C erreichen. 

Der EinfluB der Blutbewegung. Wird durch die verschiedenen Wider. 
stande der Gewebe ein Unterschied in der Erwarmung geschaffen, so 
wird dieser zum Teil wieder ausgeglichen durch die Blutzirkulation. 
Der EinfluB derselben ist um so groBer, als durch die J)iathermie selbst 
eine Hyperamie erzeugt wird, das ist eine Vermehrung und Beschleunigung 
des Blutstromes. Dieser wirkt gleich einem Kuhlstrom. Mit einer 
Temperatur, die niedriger ist als die des durchwarmten Korperteiles, 
tritt er in diesen ein, um ihn mit Warme beladen wieder zu verlassen. 
Die Blutzirkulation bedingt so eine Verschleppung der an Ort und 
Stelle erzeugten Warme, sie sucht die ortliche Anhaufung der Warme 
zu verhindern. Ihr EinfluB ist somit ein nivellierender. 

DaB die Blutbewegung der lokalen Erwarmung entgegenwirkt, 
ersehen wir auch aus Beobachtungen, die wir in der taglichen Praxis 
machen. Ein Organ oder Gewebe erwarmt sich bei gleicher Stromstarke 
urn so weniger, je ausgiebiger seine Durchblutung ist, oder dasselbe 
mit anderen Worten ausgedruckt: Ein Organ oder Gewebe vertragt 
um so mehr Strom, je besser und reichlicher es von BlutgefaBen ver
sorgt ist. Wir haben schon bei der Dosierung des Diathermiestromes 
darauf hingewiesen, daB die Schleimhaut des Rektums und der Vagina 
auffallend hohe Stromdosen schadlos vertragt. Mag auch der geringere 
Widerstand der Schleimhaut gegenuber dem der Haut dabei eine Rolle 
spielen, so ist es doch in erster Linie der Reichtum an BlutgefaBen, den 
die Beckenorgane aufweisen, der uns das verstandlich macht. 

Als Gegenstuck zu dieser Beobachtung zeigt uns die klinische Erfah
rung, wie schlecht im allgemeinen dicke Leute den Diathermiestrom 
vertragen. Das blutarme Fettgewebe uberhitzt sich sehr leicht und 
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legt man die Elektroden iiber einer Hautstelle auf, die stark mit Fett 
gepolstert ist, so wird sehr bald iiber ein unangenehmes Hitzegefiihl 
geklagt, auch wenn die Starke des Stromes keine sehr groBe ist. 

Die Bedeutung der Blutbewegung zeigt auch nachfolgender ein
fache Versuch. Bindet man den einen Arm mit einer Esmarchbinde 
ab und leitet man einen Strom von 0,6 Ampere von einer Hand zur 
anderen, so wird an dem abgebundenen Arm sehr rasch ein unertrag
liches Hitzegefiihl auftreten, wahrend die Warmeempfindung an dem 
anderen Arm noch durchaus ertraglich ist. 

Wir werden noch an spaterer Stelle (S. 93) iiber die Bedeutung der 
Blutbewegung bei der Diathermie sprechen. Diese Ausfiihrungen mogen 
hier geniigen. 

Der Einflul.l der Warmeleitung. In gleicher Weise ausgleichend 
auf die Temperaturunterschiede, welche durch die verschiedenen Wider
stande der Gewebe geschaffen werden, wirkt auch der Warmea.ustausch 
durch Leitung. Dieser geht allerdings nur sehr langsam vor sich, da 
das Warmeleitungsvermogen der Gewebe ein sehr geringes ist. Der 
Warmeausgleich durch die Leitung ist zwar schon wahrend der Durch
stromung wirksam, kommt aber hauptsachlich erst nach dem Aus
f'etzen des Stromes zur Geltung. Ich habe diese Verhaltnisse an -der 
Leiche studiert und konnte dabei regelmaBig folgende Erscheinungen 
feststellen. Diejenigen Schichten, die in der Erwarmung zuriickgeblieben 
sind, steigen in ihrer Temperatur noch weiterhin an, wahrend die hochst
temperierten Gewebe langsam abfallen. Die Muskeln, vor allem aber 
die Haut im Kontakt mit der kalteren Luft, sinken langsam, aber kont.i
nuierlich in ihrer Temperatur; das Knochenmark dagegen, das in seiner 
Erwarmung meist am weitesten zuriick ist, nimmt aus seiner Umgebung 
Warme auf und geht in seiner Temperatur noch weiter in die Hohe. 
Infolge seiner zentralen Lage halt es seine Warme aber auch am langsten 
und man kann im weiteren Verlaufe der Abkiihlung schlieBlich beobachten, 
daB die Situation sich umkehrt, und daB das Knochenmark von allen 
Teilen die hochste Temperatur aufweist. 

III. Die allgemeine Warmewirkung. 
Die ortliche und allgemeine TemperaturerhOhung. Zwischen lokaler 

und allgemeiner Diathermie laBt sich eine scharfe Grenze nicht ziehen. 
Schon bei der ortlichen Behandlung mit Elektroden beobachtet man 
haufig einen deutlichen Anstieg der Allgemeintemperatur. So ergibt 
nach eigenen Messungen die Durchwarmung eines Kniegelenkes (Elek
trodengroBe lOO cm2, 1 Ampere, 20 l\finuten) eine Erhohung der Achsel
hohlentemperatur urn durchschnittlich 0,2 0 C, eine Diathermie des 
Beckens (ElektrodengroBe 200 cm2, 1 Ampere, 20 Minuten) eine ErhOhung 
um 0,6 0 C. 

Es laBt sich also nicht nur an den durchwarmten Korperteilen, 
sondern auch entfernt von ihnen eine Erhohung der Temperatur nach
weisen. Das riihrt wohl daher, daB die Warme auf der Blutbahn von 
dem Ort ihrer Entstehung nach anderen Teilen hingefiihrt wird, so daB 
auch diese in ihrer Temperatur ansteigen. Ich mochte aber noch auf 
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einen zweiten Faktor hinweisen, der bisher nicht beriicksichtigt wurde. 
Wie die plethysmographischen Versuche von Schittenhelm ergaben, 
zeigen die HautgefaBe schon 1/2-2 Minuten nach Beginn der Durch
warmung eine Erweiterung. Das Blut aus dem Korperinnern verschiebt 
sich an die Oberflache und es kann meiner Ansicht nach kein Zweifel 
dariiber sein, daB dadurch allein schon eine Erhohung der Hauttemperatur 
zustande kommt. Zeigen doch die grundlegenden Versuche von Rubner 
und die neueren Tiefenmessungen von Zondek, daB die Temperatur 
der Haut wesentlich tiefer liegt als die des Korperinneren und daB diese 
ihr Maximum in der Nahe der groBen GefaBe erreicht. Wird also das 
Blut aus der Tiefe gegen die Korperoberflache verschoben, so muB 
das eine Erhohung der gesamten Oberflachentemperatur zur Folge 
haben. Es ware natiirlich ein grober FehlschluB, anzunehmen, daB die 
Temperatur der gesamten Korpermasse um den eben gefundenen Betrag 
gestiegen sei. Diese reflektorische Hauthyperamie ist es auch meiner 
Uberzeugung nach, welche das allgemeine Warmegefiihl aus16st, das 
manche Kranke schon nach der lokalen Durchwarmung eines Gelenkes 
oder anderen Korperteiles empfinden. 

Die Erhohung der Bluttemperatur. Beobachten wir schon bei einer 
lokalen Diathermie einen Anstieg der allgemeinen K6rperwarme, so 
ist dieser urn so ausgesprochener bei der allgemeinen Diathermie. Diese 
erzeugt eine universelle Hyperthermie, verbunden mit einem intensiven 
Warmegefiihl, einer Beschleunigung des Pulses und der Respiration 
und schlieBlich einem mehr oder weniger starken SchweiBausbruch. 
Einige Zahlen, welche ich bei der Behandlung von Kranken mit ver
schiedenen Methoden der Durchwarmung, wobei Stromstarke und 
Stromdauer wechselten, gewonnen habe, werden den Temperatur
anstieg am besten kennzeichnen. 

Allgemeindiathermie nach Methode 1. 
Mit je einer Elektrode an Unterarmen und Unterschenkeln und einer 

Riickenplatte. 
J. F., 59 Jahre alt, Polyarthritis chronica progressiva 1). 

Strom- Temperatur Temperatur 
starke Dauer in der Achselhohle in der Mundhohle Anmerkung 

Ampere Minuten 

I 
h IUnter- I h IUnter-vor nac schied vor nac schied 

2,5 20 36,5 ! 38,5 +2,0 36,4 36,6 +0,2 maBiger SchweiB 
3,0 20 36,6 ! 40,3 +3,7 36,4 37,0 +0,6 geringer SchweiB 
3,0 30 36,7 

I 
39,1 +2,4 36,6 37,5 +0,9 starker SchweiB 

3,5 30 36,6 40,6 +4,0 36,5 37,4 +0,9 starker SchweiB 
, 

Die Temperatur in der Achselhohle steigt also bei dieser Methode um 2,0-4,0° C, 
die in der Mundhohle gemessene dagegen nur um 0,2-0,9° C. Diese Differenz 

1) Zu bemerken ware, daB der zum Versuche verwendete Kranke, ein 59jahriger 
Mann, Durchwarmungen mit einer Strom3tarke von 3,0 Ampere und dariiber 
in der Dauer von 20-30 Minuten nicht nur gut vertrug, sondern auch mit deren 
Wirkung auf seine progressive Polyarthritis sehr zufrieden war. 
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erkliirt sich damit, daB bei der zur Anwendung kommenden Durchstromungs
technik Elektroden an den Unterarmen angelegt sind, wodurch das Blut in den 
oberen Extremitiiten unmittelbar erwarmt wird, so daB es bei seinem RiickfluB 
in den Venen der Achselhohle eine sehr bedeutende Temperatur aufweist. rEs 
kann daher nicht diese, sondern nur die Temperatur der Mundhohle als MaB fiir 
die Steigerung der allgemeinen Korperwiirme angesehen werden. 

Schott und Schlumm fanden bei einer allgemeinen Diathermie nach 
Methode I, wenn sie eine Stromstarke von 3 Ampere 30 Minuten lang anwendeten, 
eine durchschnittliche Erhohung der Temperatur in der Mundhohle um 0,8 0 c. 

Allgemeindiathermie nach Methode II. 
Mit einer Waden-, GesaB- und Riickenplatte (Dreiplattenmethode nach 

Kowarschik). 
St. L., 49 Jahre alt, Polyarthritis tuberculosa Poncet. 

Strom- Temperatur Temperatur 

stiirke Dauer in der Achselhohle in der Mundhohle Anmerkung 
Ampere Minuten 

I 
h IUnter-

I 
h IUnter-vor nac schied vor nac schied 

2,5 20 36,5 36,9 +0,4 36,8 36,9 +0,1 kein SchweiB 
3,0 20 36,7 37,1 +0,4 36,9 37,0 +0,1 maBiger SchweiB 
3,0 30 36,6 37,2 +0,6 36,9 37,0 +0,1 starker SchweiB 
3,5 30 36,4 37,1 +0,7 36,6 37,0 +0,4 starker SchweiB 

Der Temperaturanstieg ist, wie man aus der Tabelle entnimmt, bei dieser 
Methode ein geringerer als bei der Methode I, was auch von Schott und Schlumm 
bestiitigt wird, die bei einer Stromstarke von 3 Ampere in der Zeitdauer von 
30 Minuten eine durchschnittliche Erhohung der Mundhohlentemperatur um 
0,40 C feststellen konnten. 

Lahmeyer hat bei der Allgemeindiathermie nach Methode II die rektale 
Temperatur mit Hilfe eines Registrierapparates von Siemens & Halske gemessen. 
Er fand als durchschnittliches Ergebnis aus 400 Messungen bei Verwendung eines 
Stromes von 2,5 Ampere einen Temperaturanstieg von 0,7 0 C in 20 Minuten. 
Wurde die Erwiirmung fortgesetzt, so erreichte die Steigerung nach weiteren 
20 Minuten 10 C. Dieselbe Temperaturerhohung konnte auch erzielt werden, 
wenn man einen Strom von 3 Ampere nur 20 Minuten zur Anwendung brachte. 
Der Temperaturanstieg setzte bereits wenige Sekunden nach Einschaltung des 
Stromes ein nnd verlief weiterhin gleichmaBig und kontinuierlich, solange die 
Durchstromung dauerte, mit dem Moment des Ausschaltens fiel die Temperatur
kurve ab, verlief aber durchschnittlich erst nach 2 Stunden wieder horizontal, und 
zwar in einem Niveau, das im Vergleich zur Anfangstemperatur etwas erhoht war. 

Kowallek suchte zu ermitteln, wie sich der tatsachlich gemessene 
Temperaturanstieg zu der Menge der zugefiihrten elektrischen Energie 
verhalt, mit anderen Worten, wie viel von der zugefiihrten Energie 
im Korper als Warme aufgespeichert wird und wieviel davon wieder 
ausgeschieden wird. Kennt man die verwendete Stromstarke, den 
Widerstand der durchstromten Korperpartie und die Dauer der Durch
stromung, so kann man nach dem J ouleschen Gesetz (W = 0,24 . i2 . W • t) 
die zugefiihrte Energie leicht in Kalorien berechnen. Diese Warme
menge auf eine bestimmte Korpermasse verteilt, miiBte eine bestimmte 
Temperatur ergeben, falls der Korper sich wie ein totes Medium verhielte. 

In dieser Erwagung hat nun Kowallek eine Versuchsperson einer 
Diathermie unterzogen. Es wurden an beiden Unterarmen Stanniol-
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elektroden ringfOrmig angelegt und so dem Korper in 10 Minuten 27,5 kg
Kalorien zugefiihrt. Bei einem Korpergewicht von 60 kg und der Annahme 
einer spezifischen Warme von 0,9 hatte die Korpertemperatur dadurch 
um 0,51 0 C steigen miissen, vorausgesetzt, daB die sonstige Warme
bildung und Warmeabfuhr ungeandert bleiben. Tatsachlich wurde 
aber nur eine Temperaturerhohung von 0,2 0 C erzielt. Da die Warme
bildung nach den Untersuchungen von Durig und Grau nicht ein
geschrankt ist, so folgt aus der Beobachtung, daB die Versuchsperson 
mehr Warme als gewohnlich ausgegeben hat. Das war, wie die gerotete 
und feuchte Haut zeigte, auch allem Anschein nach der Fall. Durch 
den zentral ausgelOsten Mechanismus der Warmeregulierung wurden 
nicht weniger als 3/4 der zugefiihrten Energie sofort weggeschafft (ent
sprechend einer Temperaturerhohung von 0,2 0 statt 0,5 0 C). 

Setzu konnte nachweisen, daB die Warmeregulierung durch die 
Chloroformnarkose wesentlich beeinfluBt wird. Ein Hund, den er 
diathermierte, zeigte einen Temperaturanstieg von 0,2 0 C. Wenn er 
das Tier aber diathermierte, nachdem er es vorher chloroformiert hatte, 
war der Temperaturanstieg betrachtlich hoher, er betrug 0,5 0 C. Die 
automatische Warmeregulierung ist durch die Narkose also geschadigt 
worden. 

Die Hyperthermie, welche durch Diathermie bedingt wird, ist eine 
kiinstliche, sie unterscheidet sich aber doch grundsatzlich von anderen 
Formen der kiinstlichen Ubererwii,rmung, wie sie etwa durch ein Warm
wasserbad, durch ein HeiBluft- oder Dampfbad erzeugt wird. Bei diesen 
letzteren Methoden ist nicht nur die Warmezufuhr erhoht, sondern gleich
zeitig die Warmeabgabe eingeschrankt bzw. ganz aufgehoben, bei der 
Diathermie dagegen sind die reflektorischen Vorgange, welche die Warme
ausscheidung regulieren, vollkommen unbehindert, einzig und allein die 
Warmebildung ist vermehrt durch einen ProzeB, der sich im Inneren 
des Korpers selbst, in jeder einzelnen Zelle desselben abspielt. Es ist 
kein Zweifel, daB diese Art der artifiziellen Hyperthermie den Verhalt
nissen beim Fieber viel naher kommt als jede andere experimentelle 
Warmezufuhr oder Stauung. Der Unterschied in der vermehrten Warme
bildung zwischen Diathermie und Fieber besteht nur darin, daB sich 
die Warme in dem einen Fall von elektrischer, in dem anderen Fall 
von chemischer Energie ableitet. 

Es liegt mir dabei aber ganz fern, die durch Diathermie verursachte 
Hyperthermie als "kiinstliches Fieber" bezeichnen zu wollen, wie dies 
von einigenAutoren geschieht. Die Hyperthermie ist ja nur ein einzelnes 
Symptom, wenn auch das wichtigste, jenes Erscheinungskomplexes, den 
man mit dem Namen Fieber zusammenfaBt. Die Frage der Fieber
warme zu studieren und unserem Verstandnis naherzubringen, ist aber 
die Diathermie in ganz ausgezeichneter Weise geeignet, wei! sie die 
Hyperthermie, 10sgelOst von allen sonstigen Einfliissen, welche das 
klinische Bild des Fiebers komplizieren, wie Giftwirkung der Toxine 
und anderes zur Beobachtung stellt. 

Tierversuche. Versehiedene Untersueher haben den EinfluB der Diathermie 
auf die Erhohung der Korperwarme und der sie begleitenden Reflexvorgange 
aueh an Tieren studiert. Hirsch berg diathermierte Kaninehen mittels einer 
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Riicken· und einer Bauchelektrode. Der Anstieg der Korpertemperatur, der im 
Rektum gemessen wurde, war ein ziemlich rascher und wird durch folgende Zahlen 
beleuchtet: 

bei Beginn ... 
nach 10 Minuten 
nach 22 Minuten 
nach 32 Minuten 

37° 0 
37,8° 0 
38,9° 0 
38,9° 0 

Nach 22 Minuten war also bereits eine Temperatursteigerung von fast 2 Grad 
erreicht. Nach 32 Minuten stirbt das Kaninchen plotzlich ohne 1\~wehrbewegung 
oder SchmerzauBerung. Der Tod diirfte wahrscheinlich auf eine Uberhitzung des 
Atmungszentrums zu beziehen sein. 

Ein zweiter Versuch wurde an einem etwas kraftigeren Kaninchen unter 
Anwendung einer etwas hoheren Stromstarke vorgenommen. Das Resultat des· 
selben war folgendes: 

bei Beginn ... 
nach 10 Minuten 
nach 20 Minuten 
nach 22 Minuten 

38,6° 0 
39,3° 0 
40,8° 0 
41° 0 

Wieder tritt der Exitus nach 22 Minuten plotzlich ohne Schreien oder Flucht· 
versuche des Tieres auf, nachdem seine Korpertemperatur bereits urn 2,40 gestiegen 
war. Die sofort unter der Bauchhaut gemessene lokale Temperatur betrug 41,4°0, 
also eine unbedeutende Differenz gegeniiber der allgemeinen Blutwarme. 

Ganz ahnliche Beobachtungen wie Hirschberg machte auch Vinaj bei 
seinen bereits erwahnten Versuchen. 

Zimmern und Turchini haben an groBeren Hunden die Erscheinungen 
studiert, welche bei der Erwarmung mit Hilfe des Kondensatorbettes nach 
Apostoli auftreten. Bei Benutzung der Hochfrequenzstrome in einer Starke 
von 300-350 Milliampere konnten sie in 20 Minuten einen durchschnittlichen 
Anstieg der Korpertemperatur von 0,3-0,4° 0 konstatieren. Die augenfalligste 
Folge dieses Eingriffes war bei den Hunden eine Vermehrung der Atemfrequenz, 
welche von 10-14 auf 40-50 Atemziige in der Minute stieg. 

Schittenhelm verwendete ungleich hohere Stromstarken (bis zu 4 Ampere) 
und konnte die Erwarmung so weit treiben, daB die Hunde, es waren ausschlieBlich 
groBe, infolge der Hyperthermie zugrunde gingen. Er diathermierte teils mit 
kochsalzgetrankten Elektroden, teils auf dem Kondensatorbett, auf welches die 
Tiere aufgebunden wurden. 

In dem Elektrodenversuch war die angewendete Stromstarke 2,3 Ampere; 
ohne daB es zu einer lokalen Verbrennung kam, stieg die im Rektum gemessene 
Korpertemperatur im Ver~l!'ufe einer Stunde urn 4°0 (von 39,2 auf 43,2° 0). Der 
Hund starb infolge der Uberhitzung unter allgemeinen klonischen Zuckungen. 

Die Verwendung der gleichen Stromstarke auf dem Kondensatorbett hatte einen 
ungleich geringeren Effekt. Die Warmeregulierung des Tieres reichte vollkommen 
aus, urn die ihm zugefiihrte Warmemenge wieder auszuscheiden. Die machtig 
erweiterten HautgefaBe gaben durch Leitung und Strahlung so viel Warme nach 
auBen ab, daB wahrend der Dauer einer Stunde eine Temperaturerhohung nicht 
zustande kam. Verhindert man dagegen diesen Warmeverlust dadurch, daB man 
den Hund in Watte einpackt, so kann man mit einer Stromstarke von 2,3 Ampere 
genau so wie im ersten Versuch eine beliebige hohe Temperatursteigerung erzielen. 

Sieht man aber von einer Bedeckung und damit von einer Behinderung der 
Warmeabgabe ab, so kann der gleiche Erfolg auch dadurch erreicht werden, daB 
man eine hohere Stromstarke verwendet, d. h. also die Warmeproduktion vermehrt. 
Geht man von 2,3 Ampere auf 4 Ampere, so reicht der Regulationsmechanismus 
des Tieres nicht mehr aus, den WarmeiiberschuB physiologisch auszugleichen, 
die Temperatur steigt unaufhaltsam bis zum Exitus. Diese interessanten Versuche 
erbringen den Beweis, daB man auch bei groBeren Tieren die allgemeine Korper. 
temperatur selbst bis zum Warmetod steigern kann. 
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IV. Die Wirkung auf das BlutgefiU3system. 
Die Wirkung auf die Blutbewegung. Die Hyperamie. Von allen 

Mitteln, welche eine ortliche Hyperamie hervorzurufen imstande sind, 
ist nach Bier die Warme das praktisch brauchbarste. Die Wiirme fiihrt 
bekanntlich am Orte der Anwendung zu einer primiiren Erweiterung 
der HautgefiiBe durch Herabsetzung ihres Tonus. Durch die Erweiterung 
ihres Querschnittes wird die in der Zeiteinheit hindurchtretende Blut
menge vermehrt, die Intensitat der Stromung somit erhoht. Diesen 
Merkmalen entsprechend, fassen wir mit Bier die Warmehyperamie als 
aktive Hyperamie auf. 

Sehr deutlich kann man sich diese hyperamische Wirkung der 
Diathermie am Kaninchenohr veranschaulichen. Nach Durchwarmung 
desselben erweisen sich im durchfallenden Licht nicht allein die kleinsten, 
sondern auch die GefaBe mittlerer GroBe erweitert. Bei der Diathermie 
des Beckens mittels einer Mastdarm- und Bauchdeckenelektrode sah 
Sellheim im Vaginalspiegel eine Rotung und Schwellung der Portio, 
die, anfanglich zunehmend, nach Erreichung eines Maximums wieder 
etwas zuriickging und nach Unterbrechung des Stromes einer Blau
farbung wich. Ein ahnliches Bild zeigten auch die GefiiBe der Blase im 
Zystoskop. In gleicher Weise konnte Rautenberg eine Rotung der 
Kehlkopfschleimhaut mit Hilfe des Spiegels bei Durchwarmung des 
Kehlkopfes feststellen. Sattler eah bei der Diathermie des Kaninchen
auges auch mit ganz schwachen Stromen eine intensive Hyperamie des 
Ziliarkorpers, wie sie sonst nur durch schmerzhafte Reize, z. B. sub
konjunktivale Injektionen, erzielt wird. Ich habe in unmittelbarem 
AnschluB an therapeut-ische Durchwarmungen des weiblichen Beckens 
Blutungen aus dem Genitale auftreten sehen, was auf eine Hyperami
sierung desselben hinweist. 

Kolmer und Liebesny konnt-en eine deutliche Hyperamie der 
Hoden und SamenstranggefaBe von Runden nachweisen, die sie einige 
Tage lang mit therapeutischen Stromdosen diathermisch behandelt 
hatten, um sie dann zum Zwecke der Autopsie zu kastrieren. Der 
diathermierte Hode zeigte eine wesentlich starkere Blutfiille als der 
nichtbehandelte. 

Kowallek konnte experimentell zeigen, daB ein Unterarm, der 
sich in einem Plethysmographen befand und der gleichzeitig durchwarmt 
wurde, eine VolumvergroBerung, also eine starkere Durchblutung auf
wies, eine Beobachtung, die wir iibrigens in der Praxis in viel primi
tiverer Weise machen. Nach einer Diathermie des FuBes ist dieser 
haufig so angeschwollen, daB es Miihe macht, ihn wieder in den Schuh 
zu bringen, falls dieser etwas eng ist. 

Bei Anwendung groBer Stromstarken oder bei langer Dauer der 
Sitzung kann die Hyperamie bei der Diathermie selbst so bedeutend 
werden, daB die BlutgefaBe bersten und punlltfOrmige Blutungen ent
stehen, wie die Experimente Vinajs dies dartun. Bei der Durchwarmung 
von Kaninchen, denen dieser Autor eine Elektrode am Riicken, eine 
zweite an der vorderen Bauch- oder Brustwand auflegte, zeigte sich 
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eine betrachtliche Hyperamie der Ruckenmuskeln und der Nieren mit 
zerstreuten Hamorrhagien. Das gleiche bestatigen die Versuche Hirsch
bergs. 

1m Gegensatz zu diesen Beobachtungen ist es um so auffallender, 
daB bei der therapeutischen Anwendung der Diathermie in den meisten 
Fallen eine sichtbare Hyperamie der Haut, wie wir sie bei der Galvani
sation, Faradisation oder HeiBluftbehandlung regelmaBig zu beobachten 
gewohnt sind, nicht zustande kommt. Selbst nach einer sehr ausgiebigen 
Durchwarmung ist die Haut an der Auflagestelle der Elektroden entweder 
ganz unverandert oder hochstens leicht gerotet. Vergleicht man aber 
den durchwarmten Korperteil, nehmen wir an, es handle sich um ein 
Gelenk, mit dem symmetrischen der anderen Seite, so ist man uber
rascht, trotz der Abwesenheit eines Farbenunterschiedes einen ganz 
bedeutenden Temperaturkontrast festzustellen. Allerdings beweist das 
Fehlen einer Hyperamie der Haut keineswegs etwas gegen das Vor
handensein einer solchen in der Tiefe und ich muB nach meinen oben 
erwahnten Beobachtungen bei der Beckendiathermie die Moglichkeit 
eines selbstandigen Auftretens einer solchen Tiefenhyperamie annehmen. 

Von der Blutbewegung praktisch nicht zu trennen ist die Lymph
zirkulation. Wenn letztere auch nicht als einfacher Filtrationsvorgang 
aufgefaBt werden kann, so fuhrt doch eine vermehrte Blutbewegung 
in der Regel zu einer Beschleunigung der Lymphbildung und ·abfuhr. 
Die Hyperamie erzeugt also auch eine Hyperlymphie. Es kommt infolge 
der Warmeeinwirkung zu einer vermehrten Durchfeuchtung des Gewebes, 
die ohne Zweifel fur die spater zu erorternde Wirkung auf Bakterien, 
Resorption und den ganzen lokalen Stoffwechsel von groBer Bedeu
tung ist 

Die Wirkung auf die Blutverteilung. Mit der Hyperamisierung der 
durchwarmten Teile ist gleichzeitig eine Veranderung der Blutverteilung 
im ganzen Korper verbunden. Wie Brown - Seq uard zuerst nach
wies, tritt bei einem thermischen Reiz, der einen peripheren Korperteil, 
sagen wir einen Arm trifft, nicht nur eine Erweiterung der BlutgefaBe 
in diesem Arm, sondern auch in dem der anderen Seite auf (konsensuelle 
Reaktion). Ottfried Muller konnte diese Beobachtung zu dem Gesetz 
erweitern, daB die gesamte Peripherie des menschlichen Korpers auf 
thermische Reize in gleichem Sinn reagiert, das will sagen, daB die 
Erwarmung einer Hand, eines Armes, eines FuBes eine Hyperamie 
der ganzen Hautdecke auslOst. 

Schittenhelm wies dieperiphere Hyperamie auch bei der Diathermie 
auf dem Kondensatorbett nacho Es ergab sich eine "sukzessiv zuneh
mende Verschiebung des Blutes nach der Oberflache". Um diese ver· 
anderte Blutverteilung sichtbar und meBbar zu machen, verwendete 
dieser Autor die plethysmographische Methode. Der Vorderarm wurde 
in ein mit einer Gummimanschette abgedichtetes zylindrisches Glas
gefaB gebracht, hierauf die Luft des Inneren durch Wasser verdrangt 
und nunmehr die Volumschwankungen des GefaBinhaltes durch eine 
Schreibvorrichtung graphisch registriert (Abb.72). Schon nach einer 
halben bis zwei Minuten, ehe noch eine Temperaturerhohung nachweis bar 
wurde, zeigte die Kurve bereits einen Anstieg, tritt also bereits der 
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Regulationsmechanismus in Funktion. Die Volumzunahme ist eine 
ziemlich betrachtliche, sie waehst in kurzer Zeit auf 9-11 em3 an. Naeh 
Aussetzen des Stromes faUt das Volumen des Armes langsam ab, bis 
es seine urspriingliehe GroBe wieder erreieht hat. 

Wiederholt man den Versueh mehrmals hintereinander, so beobaehtet 
man iibrigens, daB die spateren Reaktionen der HautgefaBe nieht mehr 
so bedeutend ausfallen wie beim ersten Versueh; die Kurven erreiehen 
nieht mehr ganz die gleiehe Hohe, es seheint eine gewisse Reflexermiidung 
der GefaBnerven einzutreten. 

Das den HautgefaBen zustromende Blut stammt seiner Hauptmasse 
naeh aus den GefaBen des Splanehnikusgebietes, die sieh natiirlieh in 
dem MaBe verengern miissen, als sieh die ersteren erweitern (Dastre
Moratsehes Gesetz). Der Sinn dieses Vorganges ist, teleologiseh gedaeht, 
wohl der, die Warmeabgabe dureh Leitung und Strahlung von der 
Haut aus zu vermehren, um so einer Uberhitzung des Korpers entgegen
zuwirken. Eine iiber die Norm vermehrte Warmebildung oder Zufuhr 
setzt auf dem Wege des Reflexes aIle jene Funktionen in Tatigkeit, 
welehe die Warmeausseheidung begiinstigen. 

Die Wirkung auf den Blutdruck. Schittenhelm studierte das 
Verhalten des Blutdruckes bei der allgemeinen Durchwarmung auf 
dem Kondensatorbett, und zwar am gesunden Menschen. Die Methode 
seiner Messung war die nach Riva - Roeei, wobei die Blutdruekhohe 
fortlaufend verfolgt wurde. Dem Einsehalten des Stromes folgte zunaehst 
ein kleines, kurz dauerndes Absinken des Druekes, der beispielsweise 
von seiner urspriingliehen Hohe von 125 mm Quecksilber naeh 2 Minuten 
auf 115 mm abfiel, dann aber ziemlieh rasch anstieg und in 9 Minuten 
146 mm erreiehte. Die zur Verwendung kommende Stromstarke betrug 
3 Ampere. Setzte man den Strom aus, so ging der Druck langsam zur 
Norm oder selbst etwas unter diese zuriick. Dieses Verhalten war ein 
regelmiiBiges, wenigstens bei Anwendung groBer Stromstarken und liinger 
dauernder Sitzung. 

Die anfangliche Blutdrucksenkung ist wohl damit zu erklaren, daB 
die HautgefaBe auf die Stromeinwirkung sehr rasch mit einer Erweite
rung reagieren, ehe es noch zu einer kompensatorischen Kontraktion 
der SplanchnikusgefaBe gekommen ist. Die Erweiterung der Strombahn 
vermindert notwendigerweise den Druck auf die GefiiBwand. DaB die 
Dilatation der HautgefaBe sehr rasch und priizise erfolgt, haben wir 
aus den oben angefiihrten plethysmographischen Versuchen ersehen. 

Bergonie fand bei der Allgemeindiathermie mittels Stanniol
elektroden ein regelmaBiges Ansteigen des Blutdruckes. Beispielsweise 
stieg derselbe bei einer Stromstiirke von 1,5-1,8 Ampere in 5 Minuten 
von 150 auf 190 mm Quecksilber. 

Den Beobachtungen von Schittenhelm und Bergonie, die bei 
Gesunden sowohl wie bei Kranken einen Anstieg des Blutdruckes zu 
sehen Gelegenheit hatten, stehen die Angaben anderer gegeniiber - und 
diese sind weitaus in der Mehrzahl -, die im Gegenteil ein Absinken 
des Druckes beobachteten. 

La b be und Blanche konnten bei Hypertonie ein dauerndes Abfallen 
des Druckes um 10-50 mm Quecksilber feststellen, wenn sie den 
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Patienten etwa 10 Minuten von Hand zu Hand mit einer Stromstarke 
von 800 Milliampere diathermierten. Auch Nagelschmidt fand bei 
arteriosklerotischer Uberspannung eine Senkung des Blutdruckes. Ahn
liches wird von Laq ueur berichtet, ebenso wie von Moeris, der gleich 
Schittenhelm das Kondensatorbett verwendete. 

Untersuchungen iiber das Verhalten des Blutdruckes bei allgemeiner 
Diathermie stellten auch Braunwarth und Fischer an. Dieselben 
bedienten sich bei ihren Versuchen der Methode des Vierzellenbades 
und konnten auf diese Art in 90 % der Behandlungen ein deutliches 
Abfallen des Blutdruckes beobachten, nachdem derselbe zu Beginn des 
Versuches voriibergehend angestiegen war. Auch hier handelte es sich 
urn Kranke, meist Herzkranke oder Arteriosklerotiker mit erhohtem 
Blutdruck. 

Lahmeyer sah bei 25 Versuchspersonen, die teils gesund waren, 
teils an chronischer Arthritis, Ischias, N eurasthenie u. dgl. litten, bei 
der allgemeinen Diathermie nach Methode II nur zweimal, und zwar 
bei Leuten, die im iibrigen gesunde Kreislaufsorgane hatten, einen 
geringen Anstieg des Blutdruckes. In allen anderen Fallen, also in 90 0/ 0, 

konnte er ein Sinken desselben urn durchschnittlich 8 mm Quecksilber 
feststellen. N ach dem Ausschalten des Stromes stieg der Blutdruck 
allmahlich wieder an und erreichte im allgemeinen nach Verlauf einer 
halben Stunde die friihere Hohe. Eine Ausnahmsstellung nahmen nur 
die Kranken mit erhohtem Blutdruck (Arteriosklerose, Hypertension) 
ein, bei denen der Abfall wesentlich groBer war, 20--40 mm Queck
silber betrug und bei denen dieser Abfall noch 2 Stunden nach der 
Behandlung nachweisbar war. 

Schott und Schlumm konnten einen AbfaH des Blutdruckes nur 
in 57% der FaIle feststellen, in 14% zeigte sich sogar ein Anstieg. Es 
sei jedoch bemerkt, daB die genannten Autoren mit sehr starken Er
warmungen arbeiteten (Allgemeindiathermie nach Methode I, 2,5 bis 
3,0 Ampere, 30 Minuten). Ich habe auch an anderer Stelle darauf hin
gewiesen, daB man auf ein regelmaBiges Absinken des Blutdruckes 
nur rechnen darf, wenn die Erwarmung eine maBige ist. 

Gunzbourg nimmt eine vermittelnde Stellung ein. Nach seiner 
Anschauung wirkt die Diathermie, je nach der Art der Stromanwendung 
und je nach dem Krankheitszustand des Patienten, bald blutdruck
erhohend, bald herabsetzend, und zwar soIl in Fallen von Uberdruck wie 
bei der Arteriosklerose eine Herabminderung, in Fallen von Hypotension 
ein Anwachsen des Druckes stattfinden. Der EinfluB der Diathermie 
ist also ein regulierender, indem sie das pathologische in ein annahernd 
normales Verhalten zuriickfiihrt. 

Meine eigenen Untersuchungen, die sich auf eine sehr groBe Zahl 
von Fallen erstrecken, ergaben bei der Allgemeindiathermie, ob sie 
nun nach der 1. oder II. Methode ausgefiihrt wurde, fast regelmaBig 
ein geringes Absinken des Blutdruckes. Nur in etwa 10-15% der 
FaHe - meine Beobachtungen decken sich hier vollig mit denen von 
Lahmeyer, Braunwarth und Fischer - blieb der Blutdruck un
verandert. Die nachstehenden Zahlen, die bei den auf S. 89 angefiihrten 
Versuchen gewonnen worden sind, ergaben folgendes Verhalten des 

Kowarschik, Diathermie. 6. Aufl. 7 
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Blutdruckes, der nach Riva - Rocci gemessen wurde. (Daneben die 
Puls- und Respirationsfrequenz.) 

Allgemeindiathermie nach Methode I. 
Mit je einer Elektrode an Unterarmen und Unterschenkeln und einer 

Riickenplatte. 
J. F., 59 Jahre alt, Polyarthritis chronica progressiva. 

strom-I Dauer 
Blutdruck 1) Pulszahl Respirationszahl 

starke Minuten vor [ h [Unter-
[ 

h [Unter-
[ 

h [Unter-Ampere nac schied vor nac schied vor nac schied 

2,0 20 156 136 - 20 68 76 + 8 15 18 +3 
3,0 20 137 127 -10 70 80 +10 16 16 0 
3,0 30 127 125 - 2 72 78 + 6 18 20 +2 
3,5 30 130 115 -15 72 96 +24 15 20 +5 

I 

Allgemeindiathermie nach Methode II. 
Dreiplattenmethode nach Kowarschik. 

St. L., 44 Jahre, Polyarthritis tuberculosa Poncet. 

strom-I ,'Blutdruck Pulszahl Respirationszahl 
t·· k Dauer --~----=~--I---~-~c=-~--I---~--~~-

As ar e Minuten I h [Unter. [h IUnter- [h [Unter-mpere vor nac schied vor nac schied vor nac schied 

2,0 20 
3,0 20 
3,0 30 
3,5 30 

94 86 - 8 
110 100 - 10 
102 98 - 4 
10498-6 

I 

76 
72 
80 
76 

76 I 0 20 21 I + 1 

~! \+~ ~8 ~! It! 
84 + 8 16 20', + 4 

I 

Es ist eine alte Erfahrung, daB iiberall dort, wo es sich um Blutdruckmessungen 
in der Elektro- und Hydrotherapie handelt, eine Einigung zwischen den ver
schiedenen Beobachtern schwer zu erzielen ist. Das riihrt vor allem daher, daB alle 
diese Versuche unter ganz verschiedenen Bedingungen und mit ganz verschiedener 
Methode angestellt werden. Nun ist aber die Art und die GroBe jedes Reflexes 
verschieden: 1. nach der Qualitat des Reizes (Reizmethode), 2. nach der Quantitat, 
3. nach der Dauer des Reizes und schlieBlich 4. nach der Reaktionsfahigkeit des 
Individuums. 

Es wird sich also wahrscheinlich auch fiir das Verhalten des Blutdruckes nicht 
gleichbleiben (ad 1), ob man mittels Elektroden quer durch das Herz, von Hand 
zu Hand, mittels Kondensatorbettes oder Vierzellenbades diathermiert. 

Es wird auch durchaus nicht gleiohgiiltig sein (ad 2), ob man hiihere oder 
geringere Stromstarken verwendet, d. h. ob die Erwarmung eine bedeutende oder 
nur eine geringe ist. In der Regel ruft ein kleiner Reiz sogar den entgegengesetzten 
Effekt hervor wie ein groBer, wenn auch gleichartiger (Pfliiger-Arndtsches 
N ervenerregungsgesetz). 

Von wesentlicher Bedeutung ist ferner die Dauer des Reizes (ad 3). Sehr haufig 
setzt eine Blutdruckerhohung mit einer anfanglichen Senkung ein wie bei den 
Versuchen von Schittenhelm. Aber auch das Umgekehrte kann stattfinden 
(Braunwarth und Fischer) oder es kommt iiberhaupt zu einem mehrmaligen 
Schwanken. 

1) Der durchschnittliche Blutdruck sank im Verlaufe der Kur im allgemeinen 
etwas ab, wie schon aus obigen vier Versuchen zu erkennen ist. 
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Der EinfluB der individuellen Reaktion auf das Versuchsergebnis (ad 4), ver· 
anlaBt durch verschiedene Krankheitszustande, Ruhe und Bewel5ung, psychische 
Einfliisse, auBere Reize usw., bedarf gleichfalls der eingehendsten Beriicksichtigung. 

Da in der Regel diese verschiedenen Versuchsbedingungen in ihrem vollen 
Umfange nicht beachtet oder wenigstens nicht angegeben werden, so lassen sich 
die Versuchsresultate der einzelnen Forscher nicht unmittelbar miteinander ver
gleichen. 

Die Wirkung auf PuIs und Respiration. Die Puls- und Respirations
zahl wird entsprechend der Temperaturerhohung gesteigert, also um 
so mehr, je gro13er die Strom starke ist und je langer die Behandlung 
dauert, wie aus obigen Tabellen gieichfalls hervorgeht. Immerhin ist 
diese Steigerung eine verhaltnismaBig geringe und ich sah sie bei nicht 
allzu starken Durchwarmungen auch ofters voIlkommen fehlen. Lah
meyer sah bei der allgemeinen Diathermie (Dreiplattenmethode nach 
Kowarschik) bei einem rektalen Temperaturanstieg von 0,5 0 C eine 
Erhohung der Pulsfrequenz um 4-6 in der Minute, was im Vergleich 
zu den Verhaltnissen im Licht-, HeiBluft- oder Sandbad oder im heiBen 
Wasserbad, wo man Steigerungen bis zu 40 in der Minute beobachtet, 
sehr gering ist. 

Die Wirkung auf die Blutzusammensetzung. Gleichzeitig mit der 
Bewegung des Blutes wird auch dessen Zusammensetzung durch die 
Diathermie beeinfluBt. Ein besonderes Interesse wurde dabei dem 
Verhalten der Leukozyten geschenkt. Doch sind die von verschiedenen 
Forschern erhobenen Befunde keineswegs iibereinstimmend, im Gegenteil 
stark widersprechend. Die einen fanden eine Vermehrung, die anderen 
eine Verminderung der Leukozyten und die dritten schlieBlich konnten 
einen EinfluB der Durchwarmung auf das Verhalten der weiBen Blut
korperchen iiberhaupt nicht feststellen. 

Eine Erhohung der Leukozytenzahl im Erwarmungsbezirk fand 
Ullmann, desgleichen Theilhaber. Letzterer besonders bei Durch
warmungen der Unterleibsorgane. Er fiihrt dies auf eine Reizung der 
groBen driisigen Organe der Bauchhohle und auf eine Reizung des Markes 
der Becken- und Wirbelknochen zuriick. Dagegen fand Lah meyer 
bei der allgemeinen Diathermie nach Methode II eine Leukozytose nur 
in 20% der untersuchten FaIle, in 50 0/ 0 ergab sich eine deutliche Ver
minderung der weiBen Blutkorperchen,. wahrend in den iibrigen Fallen 
die Zahl derselben die gleiche blieb. Eine Verminderung der Leukozyten 
konstatierte auch Aresu an der behandelten Stelle und Vinaj bei 
Durchwarmung der Extremitaten an der ganzen Peripherie. Bucky 
und Manheimer vertreten die Ansicht, daB die Behandlung mit den 
gewohnlichen Kontaktelektroden die Leukozytenbildung iiberhaupt nicht 
beeinflusse, eine Verminderung der Leukozyten (Leukozytensturz im 
Sinne von E. F. Miiller) laBt sich nur durch Verwendung von Konden
satorelektroden erzielen. 

Puxeddu wandte sein Augenmerk dem Verhalten der roten Blut
korperchen zu. Seine Untersuchungen ergaben eine Abnahme der 
Senkungsgeschwindigkeit sowohl im Blut der behandelten Region wie 
auch im iibrigen Kreislanf. Diese war unabhangig von der Zahl der 
Durchwarmungen, ihrer Dauer und Starke. Etwa eine Stunde nach 
dem Aussetzen der Diathermie waren die Verhaltnisse wieder normal. 

7* 
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Vinaj untersuchte ferner den EinfluB einer Diathermie der Milz 
auf das Blutbild, wobei er eine aktive Elektrode auf die Milzgegend, 
eine inaktive unter das GesaB legte. Es ergab sich eine leichte Ver
mehrung der roten Blutkorperchen und ihres Hamoglobingehaltes. 
Dabei sank gleichzeitig der Elutdruck. Die Zahl der polynuklearen 
Neutrophilen verminderte sich, dagegen stieg die Zahl der groBen Mono
nuklearen und der Ubergangsformen. Nach Vinaj ist die Diathermie 
ein die Blutbildung anregendes Mittel. Diese Beobachtungen Vinajs 
wurden von Aresu bei schweren Anamien klinisch nachgepriift und 
bestatigt. . 

N onnen bruch und Szyszka waren in der Lage, nachzuweisen, 
daB man durch eine Diathermie der Milz die Gerinnungsfahigkeit des 
Blutes erhohen kann. Almlich wie durch eine Rontgenbestrahlung 
wird auch durch die Diathermie die Gerinnungszeit des Elutes wesent
lich und regelmaBig verkiirzt. Diese Wirkung tritt meist unmittelbar 
nach der Durchwarmung auf und halt 1-2 Stunden an. Durch ein
fache Thermophore lieB sich in einigen Fallen der gleiche Effekt erzielen, 
blieb aber in anderen Fallen aus, war also nicht so regelmaBig wie bei 
der Diathermie. 

Berliner untersuchte, wie durch eine Diathermie der Leber die 
Leukozyten beeinfluBt werden. Er legte zu dem Zweck eine Bleielektrode 
von 150 cm2 auf die vordere Bauchwand entsprechend der Leberdampfung 
auf, eine zweite ihr gegeniiber auf den Riicken, wobei ein Strom von 
1,5 Ampere 15 Minuten lang zur Anwendung kam. Dann zahlte er die 
Leukozyten der niichtern gebliebenen Versuchspersonen vor der Behand
lung wie nach derselben und weiterhin in Abstanden von etwa 20 Minuten. 
Bei Gesunden konnte er auf diese Weise schon kurz nach der Durch
warmung eine deutliche Zunahme der Leukozyten feststellen, die zwischen 
15-450/0 betrug und im Verlaufe von 2 Stunden langsam zur Ausgangs
zahl zuriickkehrte. Anders verhielt sich die Sache bei Kranken. In 
jenen Fallen, die an katarrhalischem Ikterus, Cholelithiasis, Leber
metastasen litten, bei denen man also eine Schadigung der Leberfunktion 
annehmen konnte, zeigte sich eine anfangliche Leukozytenabnahme 
in gleicher Weise, wie das von Widal nach MilchgenuB festgestellt 
wurde (hamoklasische Krise Widals). Eine solche Leukopenie war 
(im Gegensatz zum Leuko-Widal) auch in einigen, jedoch nicht in allen 
Fallen von pernizioser Anamie nachzuweisen. Der Leukozytenabfall 
war stets begleitet von einem Anstieg des Index de fragiliM leucocytaire 
(Mauriac und Moureau). 

V. Die Wirkung auf den Magen und Darm. 
Die Wirkung auf die Magensekretion. Wie bereits auf S. 87 aus

gefiihrt, laBt sich die Temperatur im Innern des Magens durch die 
Diathermie nicht unbetrachtlich erhOhen. So konnte Liidin bei ein
stiindiger Anwendung des Stromes Temperatursteigerungen bis zu 2,1 0 C 
erreichen. Der gleiche Autor studierte auch die Frage, wie sich unter 
dem EinfluB der Diathermie die Magensekretion verhalt. Es wurden 
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zunachst an einer Reihe von Kranken mit Gastralgien, Ulkus, Gastro
ptose, Neurasthenie usw. durch wiederholte Magensaftbestimmungen 
die jeweiligen Saurewerte festgelegt. Dann wurde an den gleichen 
Personen unmittelbar nach einem Probefriihstiick eine Diathermie in 
der Dauer von 30-45 Minuten vorgenommen, wobei eine Platte iiber 
dem Magen, eine zweite gegeniiber auf dem Riicken angelegt wurde. 
Die an 23 Kranken ausgefiihrten Untersuchungen ergaben, daB die 
Zusammensetzung des Magensaftes durch die lokale Diathermie des 
Magens in keiner Weise verandert wird. Weder die Menge der freien 
Salzsaure noch die Gesamtaziditat, noch auch der Gehalt an Labferment 
wurde durch die Diathermie irgendwie beeinfluBt. Auch wenn die 
Durchwarmung einige W ochen hindurch taglich wiederholt wurde, war 
der EinfluB auf die Magensekretion ein negativer. 

Das Ergebnis dieser Versuche steht in Ubereinstimmung mit einem 
alteren Versuch von Dreesen, welcher bei Mannern mit gesunden Ver
dauungsorganen nach einem Ewaldschen Probefriihstiick die Magensaft
sekretion unter dem EinfluB der Diathermie priifte, ohne dabei eine 
Veranderung der freien Salzsaure oder der Gesamtaziditat nachweisen 
zu konnen. Es steht aber im Widerspruch mit einer Mitteilung von 
Setzu (S. 155), welcher bei mangelhafter Salzsauresekretion eine Ver
mehrung, bei iibermaBiger Salzsaureausscheidung eine Verminderung 
unter der Behandlung mit Diathermie gesehen haben will. 

Die Wirkung auf die Magen- und Darmbewegung wurde von Liidin 
gleichfalls untersucht, und zwar einerseits am Menschen unter Kon
trolle der Rontgenstrahlen, andererseits am Tier mit Hille des Experi
mentes. Sprechen wir zunachst von den rontgenologischen Unter
suchungen. Kranke mit verschiedenen Leiden wie Gastroptose, Entero
ptose, Ulkus, Neurasthenie, Tuberkulose des Peritoneums wurden 
zunachst einer Untersuchung des Magen-Darmkanals unterzogen. Nach 
2-4 Tagen wurde die Rontgenuntersuchung in genau der gleichen Weise 
wiederholt nur mit dem Unterschied, daB die Kranken vor der Ein
nahme des Bariumbreies eine Diathermie der Magengegend erhielten, 
die solange fortgesetzt wurde, bis der Magen vollstandig entleert war. 
Diese vergleichenden Untersuchungen ergaben: Durch die Diathermie 
des Magens wird die Peristaltik desselben verstarkt. Die peristaltischen 
Wellen sind deutlich tiefer und kraftiger als im Kontrollversuch ohne 
Warmeanwendung. Dies war besonders deutlich zu erkennen an den 
Magen, welche bei der ersten Untersuchung eine mangelhafte, flache 
Peristaltik gezeigt hatten. Ferner war auffallend, daB bei der Durch
warmung die Peristaltik hoher oben an der Magensilhouette einsetzte. 
Auch dies muB als ein Zeichen der durch die Warme erzielten Ver
besserung der Peristaltik aufgefaBt werden. Eine wesentliche Beschleu
nigung der Magenbewegungen unter dem EinfluB der Diathermie konnte 
nicht festgestellt werden. Dagegen war als ein Ausdruck der verstarkten 
Peristaltik die Entleerung des Magens eine raschere. Die Austreibungs
zeit war unter dem EinfluB der Diathermie urn eine halbe bis 2 Stunden 
kiirzer als im Kontrollversuch. 

Diese rontgenologisch erhobenen Befunde konnten auch durch das 
Tierexperiment bestatigt werden. Bei einem Kaninchen wurde durch 
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einen kleinen in Lokalanasthesie ausgefiihrten Fensterschnitt der Bauch
haut die prapylorische Magenpartie bloBgelegt. So konnte die Magen
peristaltik unmittelbar beobachtet werden. Durch eine geeignete Ver
suchsanordnung war es moglich, die Peristaltik auch graphisch dar
zustellen. Die Abb. 73 und 74 zeigen zwei auf diese Weise gewonnene 
Kurven. Abb.73 gibt die normalen Verhaltnisse wieder. Die groBen 
Wellen sind durch die Peristaltik bedingt (die in diesem FaIle nicht ganz 
regelmaBig ist), die kleinen Erhebungen durch die dem Magen mit
geteilten respiratorischen Zwerchfellbewegungen. LaBt man nun einen 
Diathermiestrom auf den Magen einwirken, so werden die peristaltischen 
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Abb. 73. Normale Magenperistaltik beim Kaninchen (nach Liidin). 

Wellen viel hoher und kriiftiger, wie dies in Abb. 74 deutlich zum Aus
druck kommt. 

Liidin studierte weiterhin die Frage: Wie wirkt die Diathermie auf 
die kiinstlich geschwachte Magenperistaltik ein? Bekanntlich laBt sich 
durch Urethannarkose (Schiitz) oder durch Ausschaltung des Vagus 

Abb. 74. Verstiirkte Peristaltik bei der Diathermie (nach Liidin). 

(Vagotomie oder Atropinwirkung) die Magenperistaltik hemmen. Es 
zeigte sich nun, daB auch in jenen Fallen, wo die Magenbewegung durch 
Urethan, Atropin oder Vagusdurchschneidung kiinstlich gelahmt worden 
war, die Diathermie peristaltikfordernd wirkt. Das legte die Vermutung 
nahe, daB die Diathermiewarme unmittelbar erregend auf die Ganglien 
des Auerbachschen Plexus einwirkt, die zwischen den Muskelschichten 
des Magens gelegen sind. Diese Vermutung konnte durch einen Versuch 
am iiberlebenden Magen bestatigt werden. 

Es ist nach den grundlegenden und einwandfreien rontgenologischen 
wie experimentellen Versuchen Liidins wohl auBer Zweifel, daB die 
Diathermie ~ und das gleiche wurde auch fUr andere lokale Warme
anwendungen erwiesen - die Magenperistaltik anregt. Wenn diese 
Tatsache in Widerspruch steht mit der bisher allgemein geltenden An
schauung von dem beruhigenden EinfluB der Warme auf die Magen
bewegung, so bedarf diese Anschauung eben einer Korrektur. Der 
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Widerspruch ist vielleicht nicht ganz so schlimm, wie es im ersten Augen
blick scheinen mochte, denn Ltidin konnte in weiterer Verfolgung 
seiner Versuche nachweisen, daB die Warme und vor allem die Diathermie
warme bei krankhaft erregter Muskeltatigkeit wie z. B. beim Pyloro
spasmus diesen Spasmus zu beseitigen vermag, also unter Umstanden 
in der Tat beruhigend wirkt. Uber das Ergebnis dieser Versuche wollen 
wir auf S. 154 berichten. 

VI. Die antibakterielle Wirkung. 
Der EinfluB der Temperatur auf das Wachstum von Bakterien. 

Bakterien sind nur innerhalb einer bestimmten Temperaturzone lebens
fahig. In dieser haben sie ein gewisses Temperaturoptimum, das ihrem 
Wachstum am zutraglichsten ist; geht man tiber dieses hinaus, so wird 
ihre Fortpflanzungsfahigkeit geschadigt und bei Erreichung einer 
bestimmten Grenze ziemlich unvermittelt ganz aufgehoben. Diese 
Grenze liegt ftir verschiedene Bakterienarten verschieden hoch, bei 
manchen von ihnen nur wenige Grade tiber der normalen Korpertempe
ratur des Menschen. 

Der Gedanke, pathogene Bakterien im lebenden Gewebe selbst durch 
Warme abzutOten, ist nicht neu, insbesondere hoffte man dieses Ziel 
bei den thermosensiblen Tuberkelbazillen und Gonokokken zu erreichen. 
Leider waren die verschiedenen therapeutischen Versuche, welche man 
in dieser Absicht unternahm, infolge der Unzulanglichkeit der Mittel 
negativ. Die Moglichkeit, mittels Diathermie eine Erwarmung beliebig 
tiefer Gewebsschichten zu erreichen, legte es nahe, dieses Problem von 
neuem anzugehen. 

Zeynek hat bereits im Jahre 1907, also noch vor der offiziellen 
Bekanntgabe des von ihm erfundenen Verfahrens, darauf hinzielende 
Versuche angestellt. Lebenden Kaninchen wurden Aufschwemmungen 
von Diplokokkenkulturen (je 0,25 cm3 ) teils subkutan, teils intra
muskular und intraartikular injiziert und die betreffenden Partien 
dann durchwarmt. "Hierauf wurden Proben aus dem infizierten Gewebe 
entnommen; sie erwiesen sich bei der bakteriologischen Untersuchung 
als keimfrei. Das durchwarmte Gewebe lieB keine Anderung seiner 
normalen Funktionen erkennen. In infizierten, aber nicht durchwarmten 
Stellen verhielten sich die Kokken lange Zeit virulent" (v. Zeynek). 

Auch in ihrer ersten Publikation weisen Zeynek und seine Mit
arbeiter auf die Bedeutung der bakteriziden Wirkung der Diathermie 
hin. Spater wurde von Laq ueur diese Frage einem experimentellen 
Studium unterzogen. 

Laq ueur injizierte in die beiden Kniegelenke eines Kaninchens eine 
bestimmte Bakterienart in Reinkultur, wobei die fUr die beiden Seiten 
verwendeten Quantitaten gleich groB waren und in der Regel 1/2 cm3 

Fltissigkeit betrugen. Unmittelbar nach der Injektion wurde eines 
der beiden Gelenke durch eine halbe Stunde diathermiert. Nach 
beendeter Durchwarmung wurden sofort unter entsprechenden Vorsichts
maBregeln die beiden Kniegelenke punktiert und von deren Inhalt 
wenige Tropfen auf Platten oder Rohrchen tiberimpft. Am zweiten Tag 
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wurde eine ebensolche sterile Punktion zur Nachpriifung angestellt, 
eventuell am folgenden Tage noch eine dritte. Die Versuche wurden 
in ganz gleicher Weise fUr Gonokokken, Choleravibrionen, Pneumo
kokken und Eiterkokken vorgenommen. Das Ergebnis derselben war 
folgendes: 

Gonokokken. Die Impfung aus dem nichtbehandelten Gelenk ergibt zahl· 
reiche Kolonien von Gonokokken (als solche mikroskopisch identifiziert). Die 
Proben aus dem diathermierten Gelenk zeigen dagegen in einem Rohrchen nur 
sparliches Wachstum, ein anderes Rohrchen erweist sich als steril. 

Choleravibrionen. Der Inhalt des nicht diathermierten Gelenkes zeigt 
auf Platten und in Rohrchen ein reichliches Wachstum, die Fliissigkeit aus dem 
behandelten Gelenk ist dagegen steril. 

Pneumokokken. Die Punktionsfliissigkeit aus dem unbehandelten Gelenk 
ergibt ein reichliches Aufgehen von Kokken, aus dem Gelenksinhalt der diather· 
mierten Seite lassen sie sich nur sparlich ziichten. 

Staphylo- und Streptokokken. Die Versuche mit diesen Bakterienarten 
ergeben ein negatives Resultat, indem eine Beeintrachtigung ihres Wachstums 
bei den therapeutisch zulassigen Warmegraden nicht nachweisbar wurde. Nur 
am toten Kaninchen gelang es, bei einer Erhitzung auf 600 C einen merkbaren 
EinfluB auf ihr Wachstum auszuiiben. Bei einem therapeutischen Versuch an 
einem Patienten, der einen Furunkel am Kniegelenk besaB, lieB sich gleichfalls 
mit Ausnahme der Schmerzstillung eine deutliche Beeinflussung des Krankheits
herdes nicht bemerken. 

Aus den interessanten Versuchen Laqueurs laBt sich somit folgendes 
ableiten: Es ist moglich, Bakterien, die gegen Warme wenig wider
standsfahig sind, wie Gonokokken, Choleravibrionen und Pneumo
kokken, durch Diathermie innerhalb des tierischen Korpers in ihrer 
Lebensfahigkeit und in ihrem Wachstum erheblich zu schadigen, ohne 
daB es dabei zu einer Verletzung des Gewebes zu kommen braucht. 
Eine volle Totung ist dagegen unter den Bedingungen, wie sie bei den 
Versuchen gegeben waren, kaum zu erzielen. Allerdings waren hierbei 
die eingeimpften Bakterienmengen ganz betrachtliche und es ist nicht 
ausgeschlossen, daB bei Infektion mit geringeren Quantitaten bei langer 
dauernder oder mehrmaliger Durchwarmung der Erfolg vollkommener 
ware. Es ist aber immerhin von theoretischer wie von praktischer Bedeu
tung, daB die Diathermie auch am Lebenden eine nicht unbetriichtliche 
schadigende Wirkung auf Bakterien auszuiiben imstande ist. 

Santos untersuchte speziell das Verhalten der Gonokokken bei ver
schiedener Temperatur, indem er festzustellen suchte, welche Zeit not
wendig ist, um diesel ben bei bestimmter, konstant erhaltener Temperatur 
abzutOten. Er machte die Versuche in der Weise, daB er mittels ent
sprechender Elektroden einen Agarnahrboden durchwarmte, in dessen 
Mitte er in einen feinen Stichkanal einen Tropfen gonorrhoischen Eiters 
von einer frischen Urethralgonorrhoe gebracht hatte. Es ergab sich, 
daB die Gonokokken bei einer Temperatur von 44,5 0 C langstens in 
45 Minuten, bei einer Temperatur von 49,5 0 Caber schon in 5 Minuten 
abstarben. Es zeigte sich weiter, daB es vollig gleichgiiltig war, ob 
die Erwarmung in dieser Zeit durch Hochfrequenzstrome oder durch 
ein Wasserbad erfolgte, daB somit eine spezifische Einwirkung des 
elektrischen Stromes auf die Bakterien nicht nachzuweisen war. Auch 
Zeynek konnte bei seinen Versuchen an Kolikulturen einen Unterschied 
in der Wirkung der gewohnlichen Warme und der durch Diathermie 
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erzeugten nicht feststellen. Das gleiche fanden Durig und Grau an 
Paramazien. 

Wenn Arsonval, Charrien und andere bereits vor Jahren auf 
den schadigenden EinfluB der Hochfrequenzstrome auf Bakterien und 
ihre Toxine aufmerksam machten und diese Wirkung einem spezifischen 
Charakter dieser Strome zuschrieben, so miissen wir wohl heute diese 
V orstellung dahin richtigstellen, daB es nicht eine unbekannte und 
besondere Eigenart dieser Strome ist, solche Wirkungen zu erzeugen, 
sondern die von den genannten Forschern damals noch als Neben
erscheinung nicht beriicksichtigte Warmebildung. 

Die bakterizide Wirkung der Diathermie ist teilweise eine direkte, 
teilweise eine indirekte. In gleicher Weise, wie im Reagenzglas hohere 
Warmegrade einen vernichtenden EinfluB auf Bakterien ausiiben, 
wirkt auch die Diathermiewarme hemmend auf ihr Wachstum und ihre 
Fortpflanzung. Wir diirfen aber nicht vergessen, daB daneben am 
Lebenden noch weitere Faktoren in Betracht kommen, welche in gleichem 
Sinne keimschadigend wirken; es sind dies die durch die Warme aus
gelOste Hyperamie und Hyperlymphie. DaB diese an sich bakterizide 
Eigenschaften zu entfalten vermogen (Stauung), wurde von Notzel 
und Bier exakt nachgewiesen. 

VII. Die schmerz- nnd krampfstillende Wirknng. 
Die schmerzstillende Wirkung. Es ist eine von allen Autoren iiber

einstimmend gemeldete Beobachtung, daB die Diathermie hervorragend 
schmerzstillende Eigenschaften besitzt. Man kann diese Wirkung fast 
als eine spezifische bezeichnen. Haufig macht sie sich schon wahrend 
der Behandlung selbst bemerkbar, indem eben noch vorhandene Schmerzen 
unter der Durchstromung nachlassen oder verschwinden. 

Welches sind nun die Ursachen fiir diese schmerzlindernde Wirkung~ 
Es ist eine jahrtausendalte Erfahrung, daB die Warme in ihren ver
schiedenen Anwendungsformen einen schmerzstillenden EinfluB ausiibt. 
Auf welchem Wege jedoch diese Schmerzstillung zustande kommt, 
ist nicht vollkommen klar. Untersuchungen, welche sich mit dieser 
Frage experimentell beschaftigten, ergaben, daB lokale Warmeanwen
dungen, wenn sie nicht von allzu kurze.r Dauer sind, eine merkliche 
Herabsetzung der Sensibilitat in allen ihren Qualitaten zur Folge haben. 
Sowohl die Tastempfindung wie die Temperatur- und Schmerzempfindung 
zeigen sich vermindert. Diese Verminderung der Sensibilitat wird 
in gleicher Weise durch trockene und feuchte, durch strahlende wie 
geleitete Warme veranlaBt. Nach Goldscheider solI die Erregung der 
Warmenerven einen hemmenden EinfluB auf die Erregung der iibrigen 
Fasern, vor allem der schmerzleitenden ausiiben. Nach ihm ist also 
die Warme das primar Wirksame. 

Etwas anderer Ansicht ist Bier. ~r nimmt an, daB die thermische 
Schmerzlinderung lediglich durch die Hyperamie bedingt sei, welche 
durch den Warmereiz veranlaBt wird. Die Schmerzstillung ware also 
nicht eine direkte, sondern eine indirekte Folge der Warme. Bier wird 
zu dieser Anschauung durch die Erfahrung gebracht, daB die Hyperamie 
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als solche, auch wenn sie nicht im Gefolge einer Warmeanwendung auf
tritt, wie z. B. bei einer Stauung, schmerzstillend wirkt, und Ritter 
konnte als Assistent Biers den Nachweis erbringen, daB jede Form 
der Hyperiimie die Schmerzempfindung herabsetzt. Wir werden daher 
wohl mit Recht einen, vielleicht auch den groBten Teil der analgesierenden 
Wirksamkeit unserer gewohnlichen Thermoprozeduren der sie beglei
tenden Hyperamie zuschreiben. 

Fiir die Diathermie scheint aber noch etwas anderes in Betracht zu 
kommen. lch habe schon seit Jahren die Beobachtung gemacht, daB 
man haufig mit sehr geringen Stromstarken, die eine kaum merkliche 
Erwarmung im Gefolge haben, eine vollkommene Schmerzstillung 
erzielen kann. Manche Neuralgien, Myalgien, Arthralgien, die auf 
Warmeanwendungen anderer Art sich nicht besserten, zeigen ofters 
schon nach einer einzigen, ganz Ieichten Diathermierung ein so deut
liches Nachlassen der Schmerzen, daB man sich des Eindruckes einer 
spezifischen Wirkung nicht erwehren kann. Die Beobachtung solcher 
Falle hat in mir immer mehr die Uberzeugung gefestigt, daB die Erwar
mung, die hier ganz unbedeutend bleibt, nicht das Entscheidende sein 
kann. 

lch habe andererseits schon vor Iangem darauf hingewiesen, daB die 
sichtbare Hyperamie nach der Durchwarmung oft sehr geringfiigig ist, 
ja haufig ganz fehlen kann, ohne daB darum die analgetische Wirkung 
eine geringere ist. Es scheint also weder die Warme, noch auch die 
Hyperamie den schmerzstillenden EinfluB der Diathermie restlos erklaren 
zu konnen. Es ist vielmehr wahrscheinlich, daB der Diathermie ein 
schmerzstillender Faktor besonderer Art innewohnt, der den anderen 
Warmequellen nicht zukommt. Die Annahme, daB dieser Faktor ein 
elektrischer sei, ist naheliegend. 

Ubrigens ist bekannt, daB die Hochfrequenzstrome auch in Form 
der Iokalen Arsonvalisation ausgesprochen schmerzlindernd wirken, 
selbst dort, wo ihr erwarmender oder hyperamisierender Effekt nicht 
nennenswert ist. Das berechtigt zur Anschauung, daB die elektrischen 
Schwingungen einen unmittelbaren EinfluB auf die Nerven bzw. deren 
Endorgane ausiiben. lch stelle mir den Vorgang gleichsam als eine ins 
Unendliche verfeinerte Vibrationsmassage der elektrisch und chemisch 
wirksamen Atome, der lonen vor, durch welche die Erregbarkeit der 
schmerzleitenden Fasern herabgesetzt wird. 

Die krampfstillende Wirkung. In gleicher Weise beruhigend wie auf 
die sensiblen Reizerscheinungen wirkt die Diathermie auch auf Reiz
zustande der motorischen Nerven. Sie ist also geeignet, die hyper
tonisch erregte Muskulatur zu beruhigen und bei Krampfzustanden, 
seien sie klonischer, seien sie tonischer Natur, als Heilmittel zu dienen. 
Sie nimmt in diesem Sinn eine Sonderstellung ein gegeniiber allen 
anderen Stromformen, welche, soweit sie den Muskel iiberhaupt beein
flussen, nur erregend oder erregbarkeitssteigernd wirken. Sie ist die 
einzige elektrotherapeutische Methode, die eine physiologische Be
rechtigung bei der Behandlung von Muskelhypertonien hat. 
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VIII. Die Wirkung auf den ortlichen Stoffwechsel. 
Die Diathermie wirkt, wie wir das von der Warme seit langem wissen, 

sowohl auf den allgemeinen wie auf den lokalen Stoffwechsel f6rdernd. 
Zahlreiche Beobachtungen illustrieren uns diese Wirkung. Bei der 
Durchwarmung der Niere steigt die Harnmenge, eine Diathermie der 
Parotis ergibt eine Vermehrung der Speichelsekretion, eine Diathermie 
der weiblichen Brustdruse eine Steigerung der Milchsekretion, durch 
die Diathermie wird die SchweiBsekretion 6rtlich wie allgemein ange
regt usw. Zu diesen grobsinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen kommen 
noch die mannigfachsten biochemischen Vorgange in dem durchstr6mten 
Gewebe selbst, die als sog. nutritive Reize unserer Beobachtung nicht 
unmittelbar zuganglich sind, jedoch aus den verschiedenen physiologischen 
und therapeutischen Wirkungen erschlossen werden mussen. 

Vinaj untersuchte die Wirkung der Diathermie auf die Muskelleistung 
bei Gesunden mit Hilfe der Ergographie. Er konnte feststellen, daB 
ermudete Muskeln durch die Diathermie ihre normale Leistungsfahigkeit 
rascher wieder erlangten als ohne diese. 1m Gegensatz dazu zeigten 
die Muskeln nach einer vorausgegangenen Erwarmung eine schnellere 
Ermudbarkeit. Diese Wirkung war nicht nur an dem behandelten Arm 
der Versuchsperson, sondern auch an dem der nicht behandelten Seite 
nachweisbar. 

Die Beeinflussung der chemischen V organge, welche sich in den 
durchwarmten K6rperteilen abspielen und die in ihrer Gesamtheit den 
lokalen Stoffwechsel darstellen, kann man aus drei Ursachen erklaren. 
Man kann sie auffassen: 

1. als eine direkte Folge der Temperaturerh6hung, 
2. als eine Folge der vermehrten Blut- und Lymphzirkulation, 
3. als eine unmittelbare Wirkung des elektrischen Stromes. 
Diese drei Punkte wollen wir der Reihe nach er6rtern. 
Die Wirkung der Temperaturerhohung. Es ist bekannt, daB die 

Geschwindigkeit, mit welcher sich chemische Umwandlungen vollziehen, 
in bedeutendem MaBe von der Temperatur abhangt, und zwar wird 
diese "Reaktionsgeschwindigkeit" mit zunehmender Temperatur erh6ht, 
mit abnehmender Temperatur verlangsamt. Der EinfluB der Tempe
ratur zeigt sich insbesondere bei den oxydativen Prozessen, welche ja 
die Lebensvorgange in erster Linie charakterisieren. Der Zerfall und 
die Verbrennung der organischen Substanzen vollziehen sich in der 
Warme weitaus energischer. Die Warme wirkt daher stoffwechsel
anregend. Wir sind aus diesem Grunde wohl berechtigt, auch von der 
Diathermiewarme eine unmittelbare Anregung des Zellstoffwechsels 
zu erwarten. Die vitale Tatigkeit der Zelle, die innere Sekretion und, 
wo es sich um Drusenzellen im gewohnlichen Sinne handelt, auch die 
auBere Sekretion derselben wird durch die Warme unmittelbar ver
mehrt. 

Die Wirkung der Hyperamie. Diese ist der zweite Faktor, welcher 
fUr unsere Fragestellung in Betracht kommt. DaB die Hyperamie einen 
ganz hervorragenden EinfluB auf den lokalen chemischen Umsatz ausubt, 
wurde durch die experimentellen wie klinischen Untersuchungen Biers 
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und seiner Schuler zur Genuge dargetan. 1ch kann mir hier die Beweis
fuhrung ersparen, indem ich auf das bekannte Werk Biers "Hyperamie 
als Heilmittel" verweise. Zum Tell sind es die zelligen Elemente des 
Blutes, zum groBten Teil aber ist es die Durchtrankung mit dem Serum 
desselben, welcher wir die Wirkung zuschreiben mussen. Der vermehrten 
Blut- und Lymphbewegung ist auch die Resorptionskraft zu danken, 
welche die Diathermie bei subakuten und chronischen Entzundungen 
entwickelt. 

Die spezifische Wirkung des Stromes. Der dritte, nicht so unbestrittene 
Faktor ist der direkte EinfluB des elektrischen Stromes auf den Chemis
mus des Gewebes. Konnen wir annehmen, daB der Diathermiestrom als 
solcher chemische Wirkungen auslOst, oder mit anderen Worten, daB 
sich die elektrische Energie unmittelbar in chemische Energie umformt? 
Diese Frage wird gewohnlich in dem Sinne beantwortet, daB nur der 
Gleichstrom elektrolytisch, somit auch chemisch wirkt, der Diathermie
strom dagegen als Wechselstrom chemisch unwirksam sei. 

Diese Erledigung ist allerdings hochst einfach, aber schon im Prinzip 
falsch. Vor allem muB man sich uber folgendes klar werden: Jeder 
Wechselstrom wirkt in einer halben Welle wie ein Gleichstromimpuls, 
er verschiebt also in dieser Zeit die 10nen nach einer bestimmten Rich
tung. 1st die von dieser Halbwelle gefiihrte Elektrizitatsmenge eine 
genugend groBe, so kann sie zu einem elektrolytischen Effekt fiihren, 
der sich z. B. bei metallischen Elektroden als Oxydation oder Reduktion 
des Metalles zu erkennen gibt. Die einmal fixe chemische Verbindung 
wird durch den folgenden, entgegengesetzt gerichteten 1mpuls nur 
ausnahmsweise ruckgangig gemacht, auch wenn die 1ntensitat der 
naehstfolgenden entgegengesetzt geriehteten Halbwelle ganz die gleiehe 
ist. Ein Wechselstrom wirkt also nur dann nieht elektrolytisch, wenn 
die von einer Halbwelle in Bewegung gesetzte Elektrizitatsmenge nicht 
mehr ausreicht, einen elektrolytischen Effekt zu erzielen. 

Niederfrequente Wechselstrome haben daher meist eine elektrolytische Wir
kUng, die sich unter Umstanden recht unangenehm bemerkbar macht (Wider
standsmessung mit dem Telephon). Ayrton und Perry, Manoevrier und 
Chapuis, Labatut konnten mit sinusfOrmigen Wechselstromen Iontophorese 
bewirken. Das wird dadurch verstandlich, daB die Ionen, welche mit dem einen 
Impuls in den Korper eindringen, durch den nachsten, entgegenlaufenden nicht 
immer wieder zuriickgetrieben werden konnen. Diese Beispiele mogen erweisen, 
daB es vollkommen falsch ware, wenn man den Wechselstromen eine elektro
lytische oder besser gesagt eine chemische Wirksamkeit absprechen wollte. 

Wie steht es nun mit den Diathermiestromen? 
Die Priifung solcher Strome mit Jodkaliumstarkekleister laBt einen 

elektrolytischen Effekt nicht nachweisen. Ebenso erfolglos ist das 
bekannte Leducsche Experiment, Kaninchen durch die iontopho
retische Einfuhrung von Zyanionen zu toten (Laq ueur). Die ver
schiedensten Versuche Zeyneks, EiweiBkorper, Oxyhamoglobin, Hama
tin oder Enzym durch Diathermiestrome chemisch zu verandern, ergaben, 
wenn die Warmewirkungen ausgeschlossen waren, ein negatives Resultat. 
Allerdings sind derartige Laboratoriumsversuche fur die Frage der 
chemischen Wirksamkeit des Diathermiestromes nicht entscheidend. 
Selbst wenn sie ergebnislos ausfallen, kann man aus ihnen nicht den 
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SchluB ziehen, daB die gleichen Krafte bei ihrer therapeutischen Anwen
dung am Lebenden chemisch unwirksam waren. Man darf eben nicht 
vergessen, daB der Organismus ein unendlich sensibleres Reagens ist 
als ein Jodkalium-Starkekleister. 

SchlieBlich ist zu einer chemischen Wirkung eine Verschleppung von 
Atomen oder Atomgruppen nach Art der lontophorese gar nicht not
wendig. Es erscheint mir durchaus nicht phantastisch, anzunehmen, 
daB die Schwingungen der lonen selbst eine Storung in dem Atom
gleichgewicht der Molekiile herbeifiihren konnten, die von biochemischer 
Bedeutung ist. 

lch mochte diesbeziiglich an die Wirkung der ultravioletten Licht
strahlen auf Mikroorganismen erinnern. Es liegt dieser Vergleich um 
so naher, als wir es beim Licht gleichfalls mit elektromagnetischen 
Schwingungen zu tun haben. Die vernichtende Wirkung der ultra
violetten Strahlen auf mikroskopische Keime konnen wir uns wohl nur 
in der Weise erklaren, daB wir annehmen, daB die in die Zellen ein
dringenden Atherschwingungen die chemische Konstitution derselben 
zertriimmern oder zersprengen. Auch in diesem FalllaBt uns der exakte 
chemische Nachweis im Stich und nur die biologische Reaktion, die 
sich in der Aufhebung gewisser Lebenserscheinungen zeigt, laBt uns 
den chemischen V organg erschlieBen, ohne den wir uns eine solche 
Umwandlung von Leben in Tod nicht vorstellen konnen. 

Wenn Rontgen- und Radiumstrahlen pathologische und normale 
Zellen zerstoren, so haben wir es auch hier sicherlich mit einer che
mischen Wirkung zu tun, welche durch die schwingende Energie des 
Athers ausgeli:ist wird. Beim Sonnenlicht, beim Quarzlicht, bei den 
Rontgen- und Radiumstrahlen sind es in gleicher Weise elektromagne
tische Schwingungen, welche in die Zellen eindringen und daselbst in 
chemische Energie umgeformt werden. Warum sollte den elektrischen 
Schwingungen, welche sich ja nur durch ihre Frequenz von jenen Schwin
gungen unterscheiden, eine solche Wirkung nicht zukommen? Diese 
Annahme hat, wenn sie auch experimentell noch nicht erwiesen ist, 
doch einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit fUr sich und sie hat 
im Laufe der Zeit immer mehr Anhanger gefunden, nachdem ich sie 
urspriinglich ganz allein vertreten habe. 

IX. Die Wirkung auf den allgenleinen 
Stoifwechsel. 

Die Wirkung auf den respiratorischen Stoffwechsel. Die ersten dies
beziiglichen Untersuchungen stammen von Bergonie und Rechou 
(1912). Diese Autoren untersuchten das Verhalten des respiratorischen 
Stoffwechsels bei allgemeiner Diathermie. Das Resultat dieser Versuche 
war ein iiberraschendes. Es ergab sich eine Abnahme des respiratorischen 
Gasaustausches, die sich in einer Verminderung der ausgeschiedenen 
Kohlensaure ausdriickte, was gleichbedeutend war mit einer Reduktion 
des Energieumsatzes. Bergonie erklarte seine Versuchsresultate durch 
die Annahme, daB der Organismus in dem MaBe seine Produktion an 
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Wiirme reduziere, als ihm diese auf kiinstlichem Wege zugefiihrt wiirde, 
wobei durch die zugefiihrte elektrische Wiirme ein Teil der sonst auf 
chemischem Wege erzeugten ersetzt werde, und zwar soIl nach Bergonie 
dieser DiathermiezuschuB an Energie zur Deckung jener Wiirme dienen, 
die der Korper durch Strahlung und Leitung von der Oberfliiche verliert. 

Durig und Gra u (1913) priiften die auffallenden Ergebnisse der 
Untersuchungen von Bergonie und Rechou nach, konnten dieselben 
aber nicht bestatigen. Sie fanden nicht die angebliche Verminderung, 
sondern im Gegenteil eine, wenn auch geringe Steigerung des Umsatzes, 
eine Steigerung, wie man sie auch sonst bei Temperaturerhohung aus 
anderen Griinden regelmaBig beobachtet. Das Pfliigersche Gesetz, 
daB bei einer Temperaturerhohung von 1 0 C eine Steigerung des Um
satzes von 8-10% auf tritt, wurde auch durch diese Versuche bestiitigt. 
Irgendeine spezifische Wirkung der diathermischen Wiirme war nicht 
nachweisbar. 

Schon 1913 hat Zeynek diesen auffallenden Widerspruch zwischen 
den Untersuchungen von Bergonie und Rechou einerseits und Durig 
und Grau andererseits zu erklaren versucht und es gelang ihm, nach
zuweisen, daB die Wirkung der Durchwarmung auf den Stoffwechsel 
verschieden ist je nach der Menge der zugefiihrten Hochfreqenzenergie. 
Er konnte bei Kaninchen, je nachdem er kleinere oder groBere Strom
dosen anwendete, einmal eine Verminderung, dann wieder eine Steigerung 
des Stoffwechsels experimentell erzeugen. 

Stary, ein Assistent Zeyneks, konnte dies dann spater (1926) 
durch eine Reihe systematischer Tierversuche bestatigen. Nach ihm 
zerfallt die von einem homoiothermen Organismus erzeugte Warme in 
zwei grundsatzlich voneinander verschiedene Komponenten, einerseits 
die Vitalwiirme, die durch den Minimalumsatz eines ruhenden, gegen 
Warmeverluste geschiitzten Korpers entsteht, andererseits die Er
ganzungswarme, welche iiber die Vitalwarme hinaus notwendig ist, um 
die Korpertemperatur bei wechselnder AuBentemperatur konstant zu 
erhalten. Die Diathermie ist nun nach Stary imstande, wie das schon 
Bergonie angenommen hat, die Erganzungswarme teilweise oder auch 
ganz zu ersetzen und dadurch den Stoffwechsel zu vermindern. Dieser 
beschrankt sich dann ausschlieBlich auf die Erzeugung der Vitalwarme. 
Dies trifft jedoch nur zu bei Anwendung maBiger, nicht allzugroBer 
Strommengen, die zu keiner Steigerung der Korperwarme fiihren. Anders 
bei der Verwendung groBer Hochfrequenzenergien, welche die Korper
temperatur erhohen. In diesem Fall kommt es nicht allein zu einem 
Ersatz der Ergiinzungswiirme, sondern noch weiterhin zu einer Steigerung 
des gesamten Stoffwechsels. Stary und Stein konnten diese im Tier
experiment gefundenen Ergebnisse in einer weiteren Versuchsreihe 
auch am Menschen bestiitigen. Es zeigte sich allerdings, daB die Ver
iinderungen des Stoffwechsels durch die allgemeine Diathermie bei 
Menschen nicht so bedeutend sind wie beim Tier. 

1st nun der menschliche Korper wirklich imstande, die ihm kiinstlich 
zugefiihrte Diathermiewarme kompensatorisch auszuniitzen, sie an Stelle 
selbsterzeugter Energie zu setzen, so liegt es nahe, dieses Verhalten 
praktisch zu verwerten und bei Individuen, die ein Minus an Lebens-



Die Wirkung auf den allgemeinen Stoffweehsel. III 

energie aufweisen, also bei unterernahrten, marastischen dieses Defizit 
auf kiinstlichem Wege durch Diathermie zu decken. Bergonie hat 
in diesem Sinne eine Reihe von klinischen Untersuchungen angestellt, 
die in der Tat diese seine Anschauung zu bestatigen scheinen und zum 
Teil erstaunliche Resultate ergaben. 

In einem Fall, ii ber den B er g 0 ni e beriehtet, handelte es sich urn ein marastisehes 
Individuum, das bei einer Korperlange von 176 em nieht mehr als 49,5 kg wog 
und andauernd eine Untertemperatur von 36 0 C in der Aehselhohle aufwies. All
gemeine K6rpersehwaehe, Unfahigkeit zu jeder k6rperliehen oder geistigen Leistung. 
Trotz bester und reiehlieher Ernahrung, Injektionen u. dgl. konnte der Krafte
zusta,nd des Patienten nieht gebessert werden. Bergoni e unterzog ihn deshalb 
einer Allgemeindiathermie in der Dauer von 40 Minuten zweimal taglieh, 3 bis 
4 Stunden naeh der Mahlzeit, wobei er eine Stromstarke von 1,5 Ampere anwendete. 
Naeh 35 Tagen war das K6rpergewieht von 49,5 auf 63,2 kg, also urn 12,7 kg 
gestiegen. Die Temperatur war normal geworden. Der Behandelte fiihlte sieh 
wohl und kraftig. Seine Leistungsfahigkeit war trotz verminderter Nahrungs
aufnahme eine wesentlich gr6Bere. 

Wenn vielleicht auch die Annahme Bergonies, daB es sich hier 
um nichts anderes als um eine Energiesubstitution handelt, nicht zutrifft, 
so besteht doch die Tatsache zu Recht, daB man durch die allgemeine 
Diathermie bei Unterernahrung aus den verschiedensten Ursachen, 
bei einem Daniederliegen des allgemeinen Kraftezustandes eine Besserung 
des Stoffwechsels und damit des Allgemeinbefindens herbeifiihren kann. 
Aus eigener langjahriger Erfahrung muB ich das bestatigen. Allerdings 
glaube ich nicht, daB die dem Korper durch die Diathermie zugefiihrte 
Warme einfach dazu dient, einen Teil der sonst durch den Stoffwechsel 
erzeugten Warme zu ersetzen. lch glaube nicht, daB die Diathermie
warme nur eine Zusatzration (ration d'appoint) zum Warmehaushalt 
darstellt, die es dem Korper ermoglichen solI, eigene Warme zu sparen. 
So einfach ist die Sache sicher nicht. Die Diathermie erhoht wohl in 
der Regel den Stoffwechsel. Aber mit dieser Erhohung ist gleichzeitig 
eine Anregung der gesamten Zelltatigkeit, eine unspezifische Leistungs
steigerung, eine Protoplasmaaktivierung der Korperzellen verbunden, 
wie man das heute mit einem modernen Schlagwort bezeichnet. Ob 
diese Wirkung eine unmittelbare Zellwirkung ist, ob sie durch die 
Besserung der Zirkulation, durch den EinfluB auf das sympathische bzw. 
parasympathische Nervensystem, ob sie schlieBlich durch die Anregung 
der inneren Sekretion zustande kommt, wage ich nicht zu entscheiden. 
Wahrscheinlich handelt es sich hier um einen Komplex von Wirkungen, 
den wir bisher nicht zu analysieren imstande sind. Den Endeffekt, 
die Besserung der Ernahrung bei marastischen, unterernahrten Kranken 
mochte ich aber als sichergestellt betrachten. 

Grzywa (1923) und Crile (1926) empfehlen die Diathermie auch, 
um die Warmeverluste, welche viele Kranke im Verlauf einer schweren 
Operation (Laparatomie) erleiden, zu ersetzen, urn so einem schadlichen 
Absinken der Korpertemperatur vorzubeugen. Zu diesem Zwecke ver
wendet Grzywa die Dreiplattenmethode von Kowarschik, die es 
ermoglicht, dem Korper in jedem Stadium der Operation Warme nach 
Belieben zuzufiihren, ohne den Operateur im geringsten zu storen. 

Eine Beeinflussung des gesamten Stoffwechsels laBt sich aber nicht 
nur durch eine Diathermie des ganzen Korpers, sondern auch durch 
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eine ortliche Diathermie der trophischen Gehirnzentren erreichen. Ich 
meine damit jene Anwendungsart, bei der das Gehirn durch zwei auf 
den Schlafen aufliegende Elektroden quer durchwarmt wird. Diese 
Methode, die zuerst von Szenes zur Behandlung klimakterischer Be
schwerden empfohlen wurde, ist unter dem Titel "Diathermie der Hypo
physengegend" bekannt. Diese Bezeichnung entspricht der Annahme, 
daB es sich hier vorwiegend um eine Beeinflussung der Hypophysen
funktion handle, eine Annahme, die sich wohl kaum beweisen laBt. 
Es ist vielmehr wahrscheinlich, daB dabei auch die Durchwarmung 
der trophischen Zentren im Mittelhirn, vielleicht auch im Stirnhirn 
eine Rolle spielt und es handelt sich hier vielleicht nicht so sehr um 
eine Beeinflussung der inneren Sekretion, als vielmehr um eine Wirkung 
auf das autonome Nervensystem. Nach dieser Methode der Querdia
thermie der vorderen Hirnteile konnten nun Szenes und Stecher 
eine Beeinflussung des respiratorischen Stoffwechsels nachweisen. In 
Fallen, in denen der Grundurnsatz stark verandert, also stark vermindert 
oder erhoht war, konnte er durch die Diathermie wieder normal oder 
wenigstens annahernd normal gemacht werden. In Fallen, bei denen 
die .Anderung des Stoffwechsels nur in geringem Grad ausgesprochen 
war oder ganz fehlte, zeigte sich eine prozentuelle Verminderung des 
Grundumsatzes, wahrend in einer dritten Gruppe mit normalen Werten 
keine Beeinflussung des Grundumsatzes zu verzeichnen war. 

Lie besny priifte mit der gleichen Methode nicht allein die Grund
urnsatzwerte, sondern auch die sog. spezifisch-dynamische EiweiB
wirkung, d. i. die Beeinflussung des Sauerstoffverbrauchs bei Nahrungs
aufnahme. Er konnte in 4 Fallen, bei denen eine Verminderung d~s 
Grundumsatzes und der spezifisch-dynamischen EiweiBwirkung fest
zustellen war, eine Besserung beider Funktionen erzielen. Gleichzeitig 
trat in 3 von diesen 4 Fallen auch eine Besserung der klinischen Be
schwerden, bestehend in einer Schwache der Sexualfunktion, ein, woriiber 
an anderer Stelle noch gesprochen werden solI. 

Die Wirkung auf den Zuekergehalt des Blutes. Ghilarducci unter
suchte bereits im Jahre 1912 die Wirkung der Diathermie auf den 
experimentell erzeugten Diabetes, welche Untersuchungen dann von 
Bordier (1925) nachgepriift und bestatigt wurden. Sie ergaben, daB 
bei Tieren, welche mit Phloridzin vergiftet worden waren, die Diathermie 
die Entstehung einer Glykosurie wohl nicht zu verhindern vermag, 
daB sie aber imstande ist, die aufgetretene Zuckerausscheidung zu ver
ringern und wieder aufzuheben. Interessant sind auch die Versuche 
an Hunden, denen man das Pankreas bis auf kleine Reste, die aber 
noch Lang er hans sche Inseln enthielten, exstirpierte. Bei der Diathermie 
dieser Pankreasreste verschwand der Zucker bis auf Spuren, urn bei 
dem Aussetzen der Behandlung wieder aufzutreten. Eine neuerliche 
Durchwarmung hob die Zuckerausscheidung wieder auf. Die nicht 
behandelten Kontrolltiere gingen unter andauernder Glykosurie meist 
zugrunde. Bordier nimmt an, daB die Diathermie die Sekretion der 
Langerhansschen Insem unmittelbar anzuregen und damit die glyko
lytischen Krafte des Blutes zu steigern vermag. In dieser Uberzeugung 
behandelte Bordier spater einen jungen Mann, der seit langerer Zeit 
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an Diabetes litt, mit einer Diathermie des Pankreas (Elektroden iiber 
dem Epigastrium und gegeniiber am Riicken, tagliche Sitzungen von 
30 Minuten Dauer und 3 Ampere Stromstarke). Es gelang ihm auf diese 
Weise, allerdings unter gleichzeitiger strenger Diat, den Patienten in 
8 Tagen zuckerfrei zu machen. 

N u voli und La Bane a berichten iiber die Wirkung der Diathermie 
beim Phloridzindiabetes nach Versuchen, die sie an 8 Kranken anstellten. 
Nach einer einstiindigen Diathermie der Nierengegend und unmittelbar 
darauffolgender intravenoser Injektion von 0,015 bis 0,025 g Phloridzin 
konnten sie stets nur Spuren von Zucker im Harn nachweisen, die nach 
wenigen Stunden verschwanden. Wurde an denselben Kranken jedoch 
statt einer Nierendiathermie eine allgemeine Diathermie vorgenommen, 
so traten nach der Injektion jedesmal groBe Zuckermengen auf, die 
nie vor 24 Stunden verschwanden. Die Diathermie der Niere scheint 
also eine hemmende Wirkung auf die Zuckerausscheidung zu besitzen. 

Massa studierte den EinfluB der Schilddriisendiathermie auf den 
Zuckergehalt des Blutes. Er konnte in Versuchen an gesunden Menschen 
und Kaninchen eine Steigerung desselben bis zu 0,165 0/ 0 feststellen. 
Basedowkranke reagieren verschieden bald mit einer Erhohung, bald 
mit einer Verminderung des Blutzuckergehaltes. 

Fiinfter Teil. 

Die therapeutischen Anzeigen der 
Diathermie. 

I. Allgemeines fiber Anzeigen und Gegenanzeigen. 
Das Verhiiltnis der Diathermie zu den anderen thermischen Methoden. 

Obwohl die Diathermie ihrer physiologischen Hauptwirkung nach 
eine Warmebehandlung ist, so decken sich ihre Anzeigen doch keines
wegs mit denen der seit alters her geiibten Warmemethoden, wie sie 
etwa eine Hei13luft- oder Dampfanwendung, eine Schlamm-, Moor- oder 
Sandpackung darstellt. Dies hat verschiedene Griinde. 

Der erste ist ein rein auBerer und liegt darin, daB die Ausfiihrung 
der Diathermie technisch verhaltnismaBig umstandlich ist. Sie erfordert 
nicht nur ein kostspieliges Instrumentarium, sondern auch besondere 
Kenntnisse und Ubung, mit demselben umzugehen. Daraus ergibt sich 
von selbst, daB die elektrische Durchwarmung nirgends eine Berechtigung 
hat, wo man mit einfacheren Mitteln, z. B. einer Hei13luftbehandlung, 
einem Thermophor oder vielleicht schon mit einer heiBen Kompresse 
das gleiche Ziel erreicht. 

Ein zweiter Grund, der das Indikationsbereich der Diathermie von 
dem der anderen Warmemethoden scheidet, liegt in ihrer konkurrenz
losen Tiefenwirkung. Durch sie wird es ermoglicht, auch in tiefliegenden 
Korperorganen wie dem Herzen, der Lunge, dem Uterus und seinen 
Adnexen noch Warmewirkungen zu erzielen, die durch die alteren 

Kowarschik, Diathennie. 6. Aufl. 8 
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Methoden entweder gar nicht oder doch nur ganz unvollkommen erreich
bar waren. Die Diathermie ist damit berufen, den Anzeigenkreis der 
Thermotherapie zu erweitern, ihn auf ein Feld auszudehnen, das uns 
bisher nicht zuganglich war. 

Zu diesen Unterschieden, welche die therapeutische Verwendbarkeit 
der Diathermie bestimmen, gesellt sich aber noch ein weiterer, nicht 
unbedeutsamer: es ist das eine spezifische Wirkungsart der Hochfrequenz
warme. Derjenige, der als physikalischer Therapeut Gelegenheit hat. 
den EinfluB der Diathermie vergleichsweise mit dem von HeiBluft, 
Dampf, Fango u. dgl. auf verschiedene Krankheiten zu studieren, wird 
nicht selten beobachten, daB manche Schmerzen, die man lange Zeit 
mit den verschiedensten Warmeanwendungen ganz vergeblich behandelt 
hat, oft nach einer oder wenigen Diathermiesitzungen in ganz wunder
barer Weise zuruckgehen. Aus solchen Erfahrungen muB man wohl 
die Uberzeugung gewinnen, daB die Diathermie in vielen Falhin eine 
spezifische Wirkung entfaltet, die ihr, da sie den ubrigen Warmemethoden 
nicht zukommt, besondere Anwendungsmoglichkeiten sichert. W orauf 
diese eigenartige Wirkung beruhen durfte, wurde bereits auf S. 109 
erortert. 

SchlieBlich ware noch zu betonen, daB die Warme bei keiner der uns 
bisher bekannten Anwendungsformen in so praziser Weise dosierbar ist 
wie bei der Diathermie. Es ist bei ihr moglich, durch Abstufung der 
Stromstarke die leichteste Durchwarmung bis zur intensivsten Durch
hitzung anzuwenden und den Grad der Warme, wenn es notig ist, ganz 
augenblicklich zu verandern. Keine andere Warmemethode gestattet 
uns auch nur annahernd eine ahnliche feine und rasche Regulierung. 

Die Anzeigen der Diathermie kann man in drei Gruppen teilen, 
entsprechend den drei wichtigsten physiologischen Wirkungen, welche 
der Durchwarmung zukommen. Es sind dies: 

1. Die schmerzstillende Wirkung. 
2. Die krampflosende Wirkung. 
3. Die hyperamisierende oder zirkulationsfordernde Wirkung. Im 

Zusammenhang damit steht ihre entzundungswidrige und resorptions
fOrdernde Wirkung. 

Diese Einteilung ist naturlich etwas schematisch. In der Praxis ist 
es fast nie eine einzelne dieser drei Wirkungen, der WIT den therapeuti
schen Erfolg verdanken, sondern es sind deren mehrere, die sich in 
ihrem gleichgerichteten Effekt summieren. Wenn wir unserer Betrach
tung eine solche schematische Gruppierung zugrunde legen, so geschieht 
es, um uns den Uberblick uber das Indikationsbereich zu erleichtern. 

1. Die schmerzstillende Wirkung machen wir uns zunutze bei 
schmerzhaften Erkrankungen der verschiedensten Art. Zu diesen zahlen 
in erster Linie diejenigen, die wir als Neuralgien, Myalgien und Arthralgien 
bezeichnen. Fur ihre Behandlung bietet uns die Diathermie einen wert
vollen symptomatischen Behelf. An die Neuralgien der peripheren 
Nerven mochte ich jene schmerzhaften Zustande anschlieBen, die wir 
als Eingeweideneuralgien ansehen konnen und die in der Angina pectoris 
und der Dyspragia angiosclerotica intestinalis ihre typischen Vertreter 
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haben. Die gunstige, bisweilen uberraschend gunstige Wirkung der 
Diathermie auf derartige Zustande wurde wiederholt betont. 

Aber auch die Schmerzen anderer Art werden durch die Diathermie
strome gunstig beeinfluBt, so vor allem die lanzinierenden und krisen
artigen Schmerzen der Tabiker. Als ein wertvolles Mittel habe ich die 
Diathermie ferner schatzen gelernt bei den sensiblen Reizerscheinungen, 
wie sie auf dem Boden der Neurasthenie so haufig erwachsen. Dazu 
gehoren die Sensationen in der Herzgegend, die verschiedenen schmerz
haften Erscheinungen des Magens, des Darmes, der Blase und anderer 
innerer Organe. Auch auf die allgemeine Erregbarkeit der Neurastheniker, 
ihre Schlaflosigkeit, ihre psychische Verstimmung laBt sich durch eine 
leichte allgemeine Durchwarmung recht gunstig einwirken. 

2. Die krampflosende Wirkung. Ebenso beruhigend wie auf 
die sensiblen wirkt die diathermische Warme auch auf die hypertonisch 
erregten motorischen N erven. Dies laBt die Diathermie bei verschiedenen 
Reizzustanden der glatten Muskulatur angezeigt erscheinen. Wir ver
wenden sie erfolgreich bei Krampfen der Magenmuskulatur, wie Kardio
und Pylorospasmus, bei Spasmen des Darmes, die teils unter dem Bilde 
von kolikartigen Schmerzen, teils unter dem der spastischen Obstipation 
auftreten, bei Krampfen der GaJIenwege, der Harnwege usw. Derartige 
Reizzustande schwinden oft erstaunlich schnell unter dem EinfluB der 
elektrischen Durchwarmung. 

Diese Erfahrung veranlaBte mich, die Diathermie auch bei hyper
tonischer Erregung der guergestreiften Muskeln therapeutisch zu ver
suchen und ich habe in der Tat manch gunstige Wirkung bei nervosem 
Zittern, Muskelspasmen, multipler Sklerose u. dgl. gesehen. 

Da die antispasmodische Wirkung der Diathermie bisher in der 
Literatur nirgends die ihr gebuhrende Wurdigung fand, so mochte 
ich sie an dieser Stelle besonders unterstreichen. Sie charakterisiert die 
Diathermiestrome gegenuber allen anderen Stromarten, die in jeder 
Anwendungsform auf den Muskel nur erregend oder erregbarkeits
steigernd wirken 1). 

3. Eine dritte Gruppe von Anzeigen verdankt die Diathermie ilirer 
Wirkung auf die Blut- und Lymphbewegung, die in einer aktiven 
Hyperamie und Hyperlymphie zum Ausdruck kommt, womit auch ihr 
anregender EinfluB auf den Stoffwechsel und die Resorption patho
logischer Produkte im Zusammenhang steht. Diese Wirkungen bilden 
die Grundlage fur ihre erfolgreiche Anwendung bei verschiedenen sub
akuten und chronischen Entzu.ndungsprozessen, bei denen es gilt, durch 
Besserung der allgemeinen und ortlichen Zirkulation, durch Aufsaugung 
von Exsudaten die Heilung zu unterstutzen. DaB die Diathermie gleich
zeitig schmerzstillend wirkt, erhoht hierbei nur ihren therapeutischen 
Wert. 

1) Wenn man in der Elektrotherapie die Anode des galvanischen Stromes 
bei Krampfzustanden der Muskulatur empfiehlt, so ist das meiner Uberzeugung 
nach nichts anderes als eine Verlegenheitstherapie, weil ja der Elektrotherapeut 
auch hierfiir ein Mittelchen haben muB. Die Begriindung der Anodengalvani
sation mit dem Pfliigerschen Elektrotonus ist mehr als notdiirftig, ihre Erfolge 
sind nichts weniger als ermunternd. 

R* 
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Zu den hier in Betracht kommenden Anzeigen zahlen in erster Linie 
die zahlreichen Gelenkserkrankungen, bei denen die Warme ja seit 
alters her das wertvollste Heilmittel darstellt: Arthritis osteodeformans, 
Arthritis chronica progressiva, Arthritis gonorrhoica, rheumatica ·usw. 
Daran reihen sich die atiologisch verwandten Erkrankungen der Sehnen
scheiden, Muskeln und Knochen. 

Die Tiefenwirkung der Hochfrequenzstrome ermoglicht es aber auch, 
die Warme bei Krankheiten innerer Organe therapeutisch zu verwerten. 
Man hat Erkrankungen der Lunge und des Rippenfelles mit Erfolg 
behandelt, man hat chronisch adhasive Entziindungen des Magens, des 
Darmes, der Gallenblase mittels elektrischer Durchwarmung giinstig 
beeinfluBt. Auch iiber die Behandlung von Herz- und Nierenleiden 
liegen verschiedene Beobachtungen vor. 

Eine ausgedehnte und erfolgreiche Anwendung hat die Diathermie 
auf dem Gebiete der Frauenkrankheiten gewonnen, wo sie als konservative 
Methode bei der Behandlung chronisch entziindlicher Veranderungen 
des Uterus und seiner Adnexe eine bedeutende Rolle spielt. So bilden 
Endometritis, Perimetritis, Parametritis und Adnextumoren fiir die 
Durchwarmung dankbare Behandlungsobjekte. 

In analoger Weise kommt die Diathermie bei Erkrankungen der 
mannlichen Geschlechtsorgane ZUJ' Anwendung, wo sie insbesondere bei 
der chronischen Prostatitis und der Epididymitis Gutes leistet. 

Neuerdings hat auch die Augen- und Ohrenheilkunde die elektrische 
Durchwarmung unter ihre Heilbehelfe aufgenommen und in verschie
denen Fallen erfolgreich verwendet. 

SchlieBlich ware noch einer Reihe von Anzeigen zu gedenken, bei 
denen vorwiegend der zirkulationsfordernde EinfluB der Diathermie zur 
Geltung kommt. Es sind dies Storungen des Kreislaufes, wie wir sie 
bei der Angiosklerose (Claudicatio intermittens), bei GefaBkrampf oder 
GefaBlahmung (Raynaudsche Krankheit) und bei Erfrierungen sehen. 
Auch bei der allgemeinen Arteriosklerose konnen wir den peripheren 
Kreislauf durch gelinde Allgemeindurchwarmungen heben und so die 
verschiedenen Beschwerden der Kranken zum Schwinden bringen. 

Die Gegenanzeigen der Diathermie sind hauptsachlich zweierlei Art, 
einerseits Blutungen oder Neigung zu solchen, andererseits akut infektiose 
Prozesse. 

1. Blutungen bilden eine Kontraindikation, weil die Diathermie als 
hyperamisierender Eingriff die Blutung erfahrungsgemaB steigert oder 
sie dort, wo bloB die Bereitschaft zu ihr besteht, anregen kann. Durch
warmungen der Lunge wird man demnach bei bestehender oder kurz 
vorausgegangener Hamoptoe vermeiden. Ebenso gilt es als Grund
satz, die Diathermie bei Erkrankungen des weiblichen Genitales nicht 
anzuwenden, wenn diese von Blutungen begleitet sind. Daraus ergibt 
sich von selbst, daB die elektrische Durchwarmung des Beckens auch 
zur Zeit der Menses verboten ist. Bei Bestehen einer Schwangerschaft 
halte ich sie gleichfalls fUr gegenangezeigt. Wenn auch einige wenige 
Versuche, die man bis jetzt gemacht hat, eine kiinstliche Friihgeburt 
durch Diathermie einzuleiten, bisher erfolglos geblieben sind, so ist die 
Moglichkeit eines solchen Erfolges doch nicht ausgeschlossen. 
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Bei Aneurysmen scheinen mir ganz leichte Durchwarmungen, die 
den Blutdruck nicht beeinflussen, zulassig. Sie wirken oft sehr giinstig 
auf die Beschwerden. Immerhin wird man bei der Geiahrlichkeit des 
Behandlungsobjektes die auBerste Vorsicht walten lassen. 

2. Akut infektiose Prozesse (Eiterungen). Die Diathermie ist 
ferner kontraindiziert bei allen akuten Infektionsprozessen, namentlich, 
wenn diese zur Eiterung neigen oder gleichzeitig Fieber besteht. Dazu 
gehoren die akut schmerzhaften Erkrankungen der Gelenke, die akuten 
Entziindungen innerer Organe, wie etwa die Pleuritis und Appendizitis, 
weiters akute Peri- und Parametritis, Adnexerkrankungen, fieberhafte 
Mittelohrentziindungen u. dgl. Die Erfahrung lehrt, daB die Diathermie 
in solchen Fallen in gleicher Weise, wie dies von der HeiBluft oder 
anderen aktiv hyperamisierenden Prozeduren seit langem bekannt ist, 
eine Vermehrung der Schmerzen, der lokalen Entziindungserf:'cheinungen 
sowie eine Steigerung des Fiebers zu erzeugen vermag, womit die Gefahr 
eines ortlichen Umsichgreifens der Infektion gegeben ist. 

Anders steht es bei chronischen Entziindungen oder Eiterungen, bei 
denen die elektrische Durchwarmung durch Besserung der Blut- und 
Lymphbewegung, durch ihre resorptionsfordernde und antibakterielle 
Wirkung die Heilung unterstiitzt. 

II. Die Erkrankungen der Gelenke und Knochen. 
Anzeigen und Gegenanzeigen. 

Allgemeines. Die Warme in ihren verschiedenen Anwendungsformen 
ist seit langem eines der wirksamsten Mittel bei Gelenkserkrankungen. 
Es lag darum nahe, die Diathermie zuerst bei diesen zu versuchen. 
Zeynek und seine Mitarbeiter berichteten bereits in ihrer ersten Ver
offentlichung (April 1908) iiber zehn FaIle von Arthritis, die sie mit 
Diathermie behandelt hatten und zum Teil geheilt, zum Teil gebessert 
entlassen konnten. Diese giinstigen Erfahrungen wurden in weiterer 
Folge von zahlreichen anderen Autoren bestatigt. 

Vornehmlich sind es die chronischen und subakuten, weniger die 
akuten Gelenkserkrankungen, bei denen die elektrische Durchwarmung 
ihre Anzeige findet. Wir wollen im folgenden die Aussichten, welche 
uns die Diathermie bei den verschiedenen Erkrankungsformen bietet, 
der Reihe nach besprechen. Leider herrscht in der Nomenklatur 
der chronischen Arthritiden eine derartige Sprachverwirrung, daB es 
notwendig erscheint, urn etwaigen MiBverstandnissen vorzubeugen, mit 
einigen Worten auf die klinische Charakteristik des in Rede stehenden 
Leidens einzugehen. 

Arthritis rheumatica. Die akute rheumatische Polyarthritis wird wohl 
kaum Gegenstand der Diathermiebehandlung sein. Hier ist die Ruhig
stellung der Gelenke im Verein mit der Salizyltherapie in erster Linie am 
Platz und kaum durch irgendein physikalisches Heilverfahren ersetzbar. 

Die Diathermie tritt erst naeh Ablauf des akuten Stadiums in ihre 
Reehte, wenn es sieh darum handelt, den RiickbildungsprozeB, der sieh 
haufig in dem einen oder dem anderen Gelenk verzogert, anzuregen 
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oder zu beschleunigen. Man wird jedoch auch hier noch mit Vorsicht 
zu Werke gehen, um sich zunachst zu uberzeugen, daB die Durch
warmung keine Reaktion mehr erzeugt, da es ja bekannt ist, daB bei 
einer im Ablauf begriffenen rheumatischen Arthritis nichts leichter 
eine Rezidive auszulOsen vermag als eine energische Warmebehandlung. 

Arthritis chronica progressiva. Wir verstehen darunter jene Form 
der chronischen Arthritis, die meist ganz allmahlich im mittleren 
Lebensalter beginnt, viel haufiger bei Frauen als bei Mannern vor
kommt und die Tendenz einer progressiven Verschlechterung zeigt. 
Sie befallt in der Regel zuerst mit deutlicher Neigung zur Symmetrie 
die Finger- und Handgelenke, schreitet dann auf die groBeren Gelenke 
fort und fiihrt schlieBlich zu einer weitgehenden Deformation, Ver
steifung und Ankylose. Daneben findet sich klinisch allgemeine Muskel
atrophie und Marasmus, rontgenologisch Knochenatrophie und Knorpel
schwund. 

Die Erfahrung hat gelehrt, daB man auf diese Form der Arthritis 
trotz ihrer ausgesprochenen Neigung zur Progression doch ofters einen 
deutlichen EinfluB gewinnt. Man kann sie durch energische allgemeine 
Durchwarmungen nicht gar so selten zu betrachtlicher Besserul'l'g' oder 
doch wenigstens zu vorubergehendem Stillstand bringen. 

Die Hartnackigkeit der Arthritis progressiva laBt es zweckmaBig 
erscheinen, neben der Diathermie gleichzeitig auch andere physikalische 
Heilmittel wie Quarzlicht, Massage und Gymnastik zur Anwendung 
zu bringen. Den gunstigsten EinfluB scheint mir die Diathermie in 
Verbindung mit hohen Radiumdosen (200 000 bis 300 000 ME taglich 
als Trinkkur) zu geben. 

Arthritis deformans. Sie beginnt, soweit sie nicht traumatischen 
Ursprunges ist, meist in etwas hoherem Lebensalter als die Arthritis 
progressiva, ergreift vorwiegend die groBeren Gelenke (Knie, Hiifte) 
oder aber die Wirbelsaule allein. In der Regel bleibt sie auf ein oder 
wenige Gelenke zeitlebens beschrankt. Am haufigsten sah ich sie bei 
Frauen jenseits des 40. Lebensjahres in Form einer doppelseitigen 
Gonitis. Trotz der starken Deformation, des oft betrachtlichen Reibens 
und Krachens, ist die Beweglichkeit der befallenen Gelenke verhaltnis
maBig wenig eingeschrankt, auch das Allgemeinbefinden ist nicht erheb
Hch gestort. Rontgenologisch findet sich neben Knochenatrophie 
Knochenneubildung (Sporne), wodurch es in vorgeschrittenen Fallen 
zu einer weitgehenden Formveranderung der knochernen Gelenks
komponenten kommt. Zur Arthritis deformans wird von manchen 
Autoren auch die Arthritis tabetic a gerechnet. 

Die Erfolge, welche die Diathermie bei der deformierenden Arthritis 
erzielt, sind in der Regel ganz ausgezeichnete und ich muB To bias 
beipflichten, wenn er die elektrische Durchwarmung als die geeignetste 
Therapie dieser Erkrankung bezeichnet. Ich habe wiederholt ein voU
kommenes Schwinden der Schmerzen und eine auffallende Besserung der 
Gelenksfunktion gesehen, obwohl die anatomische wie rontgenologische 
Deformation des Gelenkes unverandert weiter bestand. Ich kenne FaIle, 
bei denen dieser Erfolg durch Jahre anhielt. Auch dort, wo die Besserung 
im Verlaufe der Kur nicht sofort ersichtlich wird, mochte ich in voller 
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Ubereinstimmung mit Laq ueur raten, die Behandlung nicht zu friih 
abzubrechen. Bisweilen sind 25-30 Sitzungen erforderlich, um einen 
deutlichen EinfluB auf das Leiden zu gewinnen, bisweilen, und auch 
hier fUhre ich Laq ueur als Zeugen, wird der Erfolg erst nach AbschluB 
der Kur offenbar. Sehr giinstige Wirkungen ergab mir bei der Arthritis 
deformans die Kombination der Diathermie mit intensiven, bis zur Ery
thembildung gehenden ortlichen Quarzlichtbestrahlungen. 

Arthritis gonorrhoica. Ebenso wie fUr die rheumatische gilt auch 
fUr die gonorrhoische Gelenksentziindung die Regel, die Diathermie erst 
dann anzuwenden, wenn die ersten akuten Entziindungserscheinungen 
abgelaufen sind, weil man sonst Gl;lfahr lauft, durch den therapeutischen 
Eingriff eine Verschlimmerung des Leidens zu erzeugen. 

Zwei Beispiele aus meiner ersten diathermischen Praxis miigen dies erweisen. 
Bei einem Kranken, der eine frische gonorrhoische Entzundung beider Kniegelenke 
hatte, behandelte ich das eine Gelenk mit Stauung, das andere vergleichsweise mit 
Diathermie. Wahrend nun das Exsudat in dem gestauten Gelenk unter Ruckgang 
der Schmerzen rasch abnahm, trat in dem diathermierten Gelenk eine auffallende 
Verschlimmerung mit Zunahme der Schmerzen und der Schwellung ein, so daB 
ich nach drei Sitzungen die Durchwarmung aufgeben muBte. Einen ahnlichen 
Fall beobachtete ich spater, bei dem ich jedoch, durch die Erfahrung belehrt, 
bereits nach der ersten Sitzung die Behandlung abbrach, nachdem diese eine Ver· 
schlimmerung der iirtlichen Entzundungserscheinungen zur Folge gehabt hatte. 

Zur Beschleunigung der Riickbildung nach Ablauf der ersten akut 
entziindlichen Symptome ist aber die Diathermie ganz ausgezeichnet 
geeignet, obwohl ich nicht mehr behaupten mochte, daB sie auf die 
gonorrhoische Gelenksentziindung einen EinfluB ausiibt, den man im 
Vergleich mit demjenigen anderer Behandlungsmethoden als spezifisch 
bezeichnen konnte. Bei der Mannigfaltigkeit der gonorrhoischen Arthritis, 
die von einer fliichtigen Gelenkschwellung bis zur schwersten Zerstorung 
des Gelenkes aIle Ubergange zeigt, ist es verstandlich, daB die Diathermie 
nicht immer gleich gute Erfolge erzielt. Neben Fallen, die auf die Durch
warmung einen erstaunlich raschen Riickgang zeigen, gibt es solche, die 
jeder Therapie trotzen. AuBerordentlich giinstig wirkt die Durchwarmung 
auch bei gonorrhoischen Achillodynien und Tarsalgien, wo sie nach 
Laq ueur jeder anderen Therapie iiberlegen ist. Ziemlich unzuganglich 
erweisen sich dagegen die chronischen Formen der Gelenksgonorrhoe, 
insbesondere wenn sie den Charakter einer Polyarthritis haben. 

Bei der gonorrhoischen Arthritis wird es sich empfehlen, auch dem 
primaren Infektionsherd die notige Aufmerksamkeit zu schenken. Bei 
langer dauernder oder rezidivierender Erkrankung sind nicht selten 
die Samenblasen oder die Prostata der Ausgangspunkt der immer wieder
kehrenden Nachschiibe. Es wird deshalb, falls ein solcher Verdacht 
berechtigt ist, gut sein, auch diese Organe diathermisch zu behandeln 
(Cumberbatch). 

Arthritis uratica. Einzelne Autoren wie Stein, Tobias, Lichten
stein empfehlen die Diathermie zur Behandlung des akuten Gicht
anfalles und haben hier von der Durchwarmung ofters eine rasche 
Beseitigung der Schmerzen, ja eine Kupierung des Anfalles gesehen. 
Nichtsdestoweniger mochte ich die Diathermie im akuten Anfall nur 
versuchsweise zulassig erkliiren, denn es ist bekannt, daB bei derartigen 
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Kranken die Anwendung von Warme haufig in jeder Form die Schmerzen 
nur vergroBert, abgesehen davon, daB sich die Diathermie nicht selten 
infolge der enormen Schmerzhaftigkeit, die das Anlegen der Elektroden 
unmoglich macht, von selbst verbietet. Recht gtinstige Erfolge beobachtet 
man bei der Behandlung der chronischen Gelenksgicht und der Tophi. 
Bernd empfiehlt hier gleichzeitig mit der ortlichen Durchwarmung 
groBere Mengen von Fltissigkeit trinken zu lassen, um das Ausfallen 
der ge16sten Urate an anderer Stelle zu verhindern. 

Arthritis tuberculosa. Die Stellung der Diathermie gegentiber der 
fungosen und kariOsen Arthritis ist bis heute nicht geklart. Da nach 
Bier bei der Gelenkstuberkulose jedes aktiv hyperamisierende Verfahren 
gegenangezeigt ist, so konnte man dies auch vonder Diathermie annehmen. 
Einige Beobachtungen scheinen in diesem Sinne zu sprechen. Nach 
A. E. Stein, der ein paar FaIle versuchsweise behandelte, eignet sich 
die Arthritis tuberculosa wenig oder gar nicht fUr die Diathermie, 
Lichtenstein hatte in 5 Fallen einen negativen Erfolg. Pribram 
dagegen berichtet von einem Fall, der sich auf die Behandlung besserte. 
lch selbst sah in 5 Fallen eine Besserung, in 4 anderen dagegen keinen 
EinfluB der Diathermie. Diese wenigen Versuche sind aber in gar 
keiner Weise hinreichend, um zu einem endgtiltigen Urteil tiber den 
therapeutischen Wert des Verfahrens bei der Gelenkstuberkulose zu 
gelangen. Eine Entscheidung der Frage konnte man nur von langen, 
systematisch durchgefUhrten Versuchsreihen erwarten. 

Eine Beobachtung, die ich selbst gemacht habe, scheint mir jedoch erwahnens
wert. Es handelte sich um einen jungen 20jahrigen Mann, der an den zweiten 
Metakarpalknochen beider Hande eine symmetrische fistuliise Karies hatte. Mit 
Rucksicht auf die symmetrische Lokalisation und auf den Umstand, daB die 
Erkrankung beiderseits so ziemlich gleichweit vorgeschritten war, schien mir 
dieser Fall zur Bildung eines Urteils uber die therapeutische Leistungsfahigkeit der 
Diathermie besonders brauchbar. lch nahm nun die um ein wenig schlechtere 
Seite in Behandlung, diathermierte sie taglich durch 20 Minuten, wahrend ich 
die Erkrankung der anderen Hand unter einem trockenen Verband sich selbst 
uberlieB. An der in Behandlung stehenden Hand ging die Sekretion in kurzer 
Zeit zuruck, die Fisteln schlossen sich und waren nach Ablauf von 7 Wochen voll
kommen ubernarbt. Die unbehandelte Seite war in dieser Zeit eher schlechter 
als besser geworden. 

Eine besondere Stellung in der Reihe der tuberkulosen Gelenks
erkrankungen nimmt der tuberku16se Gelenksrheumatismus (Rhumatisme 
tuberculeux Poncet) ein, der trotz seiner groBen Haufigkeit und prak
tischen Bedeutung bei uns noch ziemlich unbekannt ist und daher meist 
unter irgendeiner Fehldiagnose behandelt wird. lch habe in einigen 
Fallen von tuberku16sen Arthralgien recht schone Erfolge von der 
Diathermie gesehen, wenn es uns auch nicht wundernehmen darf, daB 
die Durchwarmung bei der Hartnackigkeit des Leidens nicht selten 
versagt. 

Gelenkkontrakturen, fixierter PlattfnB. Eine wichtige Indikation 
findet die Diathermie weiters bei der Behandlung von Gelenkskontrak
turen, wie sie nicht selten nach Gelenksentztindungen und Verletzung 
oder auch nach einfacher Ruhigstellung der Gelenke in fixierenden Ver
banden etwa wegenFraktur zurtickbleiben. Hier wird die Durchwarmung 
im Verein mit Massage, aktiven und passiven Bewegungen die Wieder-
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herstellung der Beweglichkeit wesentlich fOrdern. An dieser Stelle 
mochte ich auch des fixierten PlattfuBes Erwahnung tun, der meist 
auf einem Spasmus der Pronationsmuskulatur beruht und zuerst von 
Muskat, spater von Stein u. a. zur Diathermiebehandlung empfohlen 
wurde. 

Die Metatarsalgie. Es ist dies ein Sammelname fUr verschiedene 
Schmerzzustande im Bereich des Metatarsus bzw. der Metatarsopha
langealgelenke, deren .!tiologie keine einheitliche ist. Zum Teil handelt 
es sich um eine statische Deformitat im Sinne eines Pes transverso
planus, wobei das Quergewolbe des FuBes eingesunken ist. In anderen 
Fallen liegt eine Arthritis osteodeformans des zweiten, vielleicht auch 
des dritten oder vierten Metatarsophalangealgelenkes (Kohlersche 
Erkrankung) vor, in wieder anderen Fallen haben wir es mit einer 
Mortonschen Neuralgie zu tun, wobei sich die Schmerzen vorwiegend 
auf das 3.-5. Metatarsophalangealgelenk lokalisieren. Auch die sog. 
FuBgeschwulst (Deutschlandersche Erkrankung) des MittelfuBes 
gehort hierher, wobei man im Rontgenbild meist eine traumatische 
(entzundliche?) Veranderung an den MittelfuBknochen beobachtet. 
Ich mochte nicht verfehlen, auf die gunstige Wirkung der Diathermie 
bei diesen verschiedenen Krankheitszustanden hinzuweisen. Ich habe 
in manchen Fallen von Metatarsalgie von der Diathermie ganz erhebliche 
Erfolge gesehen, einerseits bestehend in einer Beseitigung der Schmerzen, 
die hauptsachlich bei Belastung des FuBes auftreten, andererseits in 
einer Ruckbildung bestehender Schwellungen. 

Die Verletzungen der Knochen und Gelenke. Von den Verletzungen 
der Knochen kommen vor aHem die Frakturen in Betracht, die besonders 
bei verzogerter Heilung Gegenstand einer Diathermiebehandlung werden. 
Bucky, Folkmar, Hirsh u. a. konnten den EinfluB der Durchwarmung 
auf die Kallusbildung nachweisen. Dieser EinfluB ist auch fur die Be
handlung vonPseudarthrosen von Bedeutung. Laq ueur lobt die schmerz
stillende Wirkung der Hochfrequenzwarme bei der Behandlung alter 
Schenkelhalsfrakturen. Auch bei entzundlichen Erkrankungen der 
Knochen, in erster Linie bei der chronischen Osteomyelitis hat man die 
Diathermie mit Erfolg angewendet (Stein, Hirsh, Carey, Brooke). 

Bei Verletzungen der Gelenke sind es wieder die Distorsionen und 
Kontusionen, intra- und periartikulare B}utungen, bei denen uns die 
schmerzstillende und resorptionsfordernde Wirkung der Diathermie 
zugute kommt. Auch eine Reihe von Meniskusverletzungen des Knie
gelenkes habe ich mit sehr gutem Erfolg diathermisch behandelt. Man 
solI die Behandlung in sol chen Fallen moglichst fruhzeitig beginnen 
und sie tunlichst mit einer unmittelbar anschlieBenden Massage und 
Gymnastik verbinden. Auch zur Nachbehandlung von Luxationen 
ist die Kombination von Diathermie und Mechanotherapie warmstens 
zu empfehlen. 

Die Technik der Gelenksdiathermie. 
Allgemeines. Ein Gelenk kann man seiner Quer- oder Langsachse 

nach durchwarmen. In jedem Fall ist es von Wichtigkeit, daB der Strom 
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auch durch die Mitte des Gelenkes geht, solI eine wirkliche Tiefen
durchwarmung erreicht werden. So selbstverstandlich diese Forderung 
vielleicht klingt, so wird sie nichtsdestoweniger haufig nicht erfiillt. 
Es werden bei der Ausfiihrung der Diathermie verschiedene technische 
Fehler begangen, welche dieses Ziel vereiteln und auf die im folgenden 
aufmerksam gemacht werden solI. 

Sprechen wir zunachst von der Querdurchstromung. Man glaube 
nicht, daB die Durchwarmung eines Gelenkes dabei um so vollkommener 
sei, je groBer die Elektroden sind und je mehr sie das Gelenk in seinem 
ganzen Umfang umschlieBen. Legt man derart groBe Elektroden an, 
daB jede von ihnen das Gelenk fast in einem Halbkreis umiangt, so 
wird der Strom, der stets dem geringsten Widerstand, das heiBt dem 
kiirzesten Wege folgt, hauptsachlich von Elektrodenrand zu Elektroden
rand, also vornehmlich durch die peripheren Anteile des Gelenkes gehen, 
wahrend die Mitte desselben stromfrei bleibt (Abb. 75). Es kommt 
dabei leicht zu einer Randwirkung, zu einer Dberhitzung der Haut 

Abb.75. 
Falsche 

Diathermie eines Gelenkes. 

Abb.76. 
Richtige 

langs der einander nahegeriickten Elektrodenkanten. Die richtige GroBe 
und Lage der Elektroden zeigt Abb. 76. 

Bei der Langsdurchwarmung eines Gelenkes wird haufig der Fehler 
gemacht, daB die Elektroden in nicht geniigend weitem Abstand von
einander, also zu nahe dem Gelenk angelegt werden. Die Folge davon 
ist auch hier, daB die Stromlinien nicht in die Tiefe steigen, sondern 
sich durch die Hautbriicke rings um das Gelenk herum ausgleichen. 

Man kann auch die Langsdurchwarmung mit einer Querdurchwarmung 
kombinieren, indem man mit Hilfe eines der auf S. 41 beschriebenen 
Kreuzfeuerapparate den Strom einmal in der Langsrichtung, einmal 
in der Querrichtung durch das Gelenk schickt. Der Gedanke, auf diese 
Weise eine intensive und gleichmaBige Durchwarmung der Gelenksteile 
zu erhalten, ist sicherlich nicht schlecht, es ist nur die Technik eine 
etwas komplizierte. 

Die Durchwarmung bei der chronischen Arthritis solI eine moglichst 
ausgiebige sein, nur in frischen Fallen ist einige Vorsicht geboten. Man 
diathermiere, wenn moglich, jeden Tag in einer Dauer von 20 bis 
30 Minuten. 

Von verschiedenen Autoren wurde die Kombination der Diathermie 
mit Mechanotherapie empfohlen, um versteifte Gelenke wieder beweg
lich zu machen. Die durch die Warme geschaffene Hyperamisierung 



Die Erkrankungen der Gelenke und Knochen. 123 

und Sehmerzstillung sowie die Verminderung der reflektorisehen Muskel
spannung lassen es angezeigt erscheinen, die Massage, die aktiven und 
passiven Bewegungen im unmittelbaren AnsehluB an die Diathermie 
auszufuhren, und in der Tat kann man auf diese Weise, ohne dem Kranken 
besondere Schmerzen zu bereiten, Gelenksversteifungen oft in erstaun
lieh kurzer Zeit beseitigen. Lieh tens tein und Ada m haben aueh 

Abb.77. Diathermie der Fingergelenke. 

den Vorsehlag gemaeht, die Bewegungen wiihrend der Durchwarmung 
selbst auszufUhren, wobei ersterer einfaehen aktiven und passiven, 
letzterer Pendelubungen an Apparaten den Vorzug gibt. 

Die Fingergelenke werden selten einzeln fUr sieh, meist zu mehreren 

Abb. 78. Diathermie des Handgelenkes. 

gleichzeitig behandelt. Man liiBt die Spitzen der Finger auf eine Blei
platte aufsetzen, die man in eine Instrumentensehale legt und die man 
des besseren Kontaktes wegen etwa 1 em hoeh mit Wasser ubersehiehtet 
(Abb. 77). Befestigt man dann eine zweite Bleielektrode (100~200 em2) 

an der Streckseite des Unterarmes, so zieht der Strom der Lange naeh 
dureh die Finger und ihre Gelenke. Eine Stromstarke von 0,3-0,5 
Ampere ist fur eine Hand ausreiehend. 

Man kann aber aueh gleiehzeitig beide Hande behandeln. In diesem 
Fall laBt man die Fingerspitzen beider Hande gemeinsam in die Sehale 
tauehen und legt an beiden Unterarmen je eine Bleielektrode an. Diese 
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werden zusammen an denselben Pol des Apparates angeschaltet. Da 
sich nunmehr der yom Apparat kommende Strom teilt und durch jede 
Hand nur die Halfte des Stromes flieBt (Parallelschaltung), so muB die 
von dem Amperemeter angezeigte Stromstarke jetzt doppelt so groB 
sein, also etwa 0,6-0,8 Ampere betragen. 

Das Handgelenk laBt sich sehr einfach durchwarmen, wenn man 
eine zylindrische Griffelektrode in die Hand nimmt und eine Bleiplatte 
(200 cm2) auf die Streckseite des Unterarmes legt (Abb. 78). Das 
Handgelenk, das den kleinsten Querschnitt der Strombahn bildet 
und gleichzeitig infolge seiner Zusammensetzung aus Bandern und 
Knochen auch den hochsten Widerstand darstellt, wird sich dabei am 
meisten erwarmen. Dieser Anordnung entspricht eine durchschnitt
liche Stromstarke von 0,3-0,5 Ampere. Da sich bei Mittelstellung 
des Handgelenkes stets die Beugeseite desselben starker erwarmt als 
die Streckseite (s. S. 85), so empfiehlt es sich, das Gelenk etwas dorsal 
flektieren zu lassen. Es werden dann die Stromlinien mehr auf die 

Abb. 79. Diathermie des Ellbcgengelenkes (quer). 

Streckseite verlegt und so eine mehr gleichmal3ige Durchwarmung 
erzielt. Sollte man eine Handelektrode, wie sie in Abb. 78 dargestellt 
ist, nicht vorratig haben, so kann man sich diese leicht behelfsmal3ig 
herstellen, wenn man eine Bleiplatte zylindrisch zusammenrollt. 

1st dem Kranken das Halten einer Griffelektrode unmoglich, weil er 
die Finger nicht oder nur unvollkommen zur Faust schlieBen kann, 
so laBt man ihn die Hand mit der Palmarseite auf eine Bleiplatte legen 
und befestigt eine zweite Elektrode um den Unterarm. Man kann in 
diesem Fall auch eine Querdurchwarmung des Handgelenkes machen, 
wobei man auf dessen Beuge- und Streckseite je eine Blei- oder Stanniol
elektrode aufbindet. 

Das Ellhogengelenk. Kann dieses gestreckt werden, dann durch
warmt man es von vorne nach riickwarts. Man bringt beuge- und streck
seits auf das Gelenk eine Blei- oder Stanniolelektrode (100 cm2), die 
man durch Binden befestigt (Abb. 79). Stromstarke 0,8-1,0 Ampere. 

1st das Gelenk nicht vollkommen streckbar, dann diathermiert 
man dasselbe der Lange nach, indem man an der Streckseite des Unter
und Oberarmes je eine Bleielektrode (200 cm2) anlegt, wobei die Strom
starke 0,5-1,0 Ampere betragt (Abb. 80). Dabei hat man auf zwei 
Dinge zu achten. Die Elektroden miissen auf der Streckseite und nicht 
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auf der Beugeseite des Armes angelegt werden, weil der Strom bei jeder 
Langsdurchwarmung einer Extremitat die Neigung bekundet, vor
wiegend auf der Beugeseite entlang den groBen GefaBen zu verlaufen. 
Dieser Weg muB ihm erschwert werden. Es kommt sonst leicht zu 
einer Uberhitzung in der Ellbogenbeuge. Aus diesem Grund halte ich 
auch die zirkular angelegten Stanniolbinden nicht fUr zweckmaBig. 
Der zweite Punkt, auf den geachtet werden muB, aber ist der, daB die 
Elektroden voneinander einen hinreichend groBen Abstand haben. 
Liegen sie einander zu nahe, so kommt es nicht zu einem geniigenden 
Tiefgang des Stromes, sondern bloB zu einer unerwiinschten Erwarmung 
des zwischen den Elektroden liegenden Hautstiickes, zu einer Kanten
wirkung, die sich in einem Brennen langs der einander zugekehrten 
Elektrodenrander auBert. 

Das Schultergelenk. Die Diathermie des Schultergelenkes kann in 
verschiedener Weise ausgefiihrt werden. Will man das Gelenk im sagit
talen Durchmesser durchwarmen, dann legt man eine oval geschnittene 

Abb. 80. Diathermie des Ellbogengelenkes (langs). 

Bleiplatte (100 cm2) auf die Vorderseite und eine ganz gleiche auCdie 
Riickseitedes Gelenkes (Abb. 81). Man verwendet hier ovale und nicht 
rechtwinkelig geschnittene Platten, weil bei dieser Art der Durch
warmung die Elektroden eine gewisse Winkelstellung gegeneinander 
einnehmen und infolgedessen die Ecken derselben einander sehr nahe 
kamen. Dadurch wiirde an diesen unfehlbar eine Uberhitzung auftreten. 
An Stelle der Bleiplatten kann man aber auch gleichgeformte Stanniol
blatter verwenden. Die Elektroden werden mit einer Binde, die man 
in Form einer Spica humeri anlegt, an der Schulter befestigt. Strom
starke etwa 1 Ampere. 

Nicht unzweckmaBig ist auch eine andere Art der Durchwarmung. 
Man klebt auf die Hohe des Gelenkes ein ovales Stanniolblatt (Abb. 82), 
das man durch Faltung seiner Rander der Schulterwolbung gut anpaBt 
und durch Binden festhalt. Als zweite inaktive Elektrode dient eine 
groBe Bleiplatte (300 cm2), die an der entgegengesetzten Seite der Brust
wand befestigt wird. Die Stromlinien verlaufen dann in einer schiefen 
Pyramide, deren Basis die Bleiplatte, deren Spitze das Schultergelenk 
bildet, in welchem die Erwarmung infolge der hier stattfindenden Ver
dichtung der Stromlinien am starksten wird. Hierbei kommt eme 
durchschnittliche Stromstarke von 1,0 Ampere zur Anwendung. 
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Ebenso leicht wie die Diathermie eines einzelnen Schultergelenkes ist 
die gleichzeitige Durchwarmung beider. Man befestigt dann tiber beiden 
Seiten je ein Stanniolblatt in der angegebenen Art und laBt den Strom 
in einer Starke von 1 Ampere von Schulter zu Schulter traversieren. 
Dabei tritt eine merkbare Erwarmung nur in den Schultergelenken 
auf, weil bei dem Durchtritt des Stromes durch den Brustkorb der 
Querschnitt der Leitungsbahn ein sehr groBer und damit die Streuung 
der Stromlinien eine sehr bedeutende ist. 

Die Zehengelenke konnen in verschiedener Weise durchwarmt 
werden. Haufig bentitze ich folgende Methode. Die Zehen werden in 
eine Stanniolfolie eingeschlagen, nachdem man sie vorher gut mit Wasser 

Abb. 81. Diathermie des Schulter
gelenkes mit zwei aktiven Elektroden. 

Abb. 82. Diathermie des Schulter
gelenkes mit einer aktiven Elektrode. 

angefeuchtet hat. Die Stanniolkappe muB geradlinig mit den Zehen
spalten abschlieBen und darf keine gegen den FuBrticken gerichtete 
Zacken aufweisen. An diesen wtirde es sonst sehr bald zu einem unertrag
lichen Brennen kommen. Dann stellt man den vordersten Teil des FuBes 
auf eine Bleiplatte, etwa so weit, daB noch die Kopfchen der Metatarsus
knochen auf dieser ruhen (Abb. 83). Diese Platte wird durch ein Kabel 
mit dem einen Pol des Apparates verbunden und hat einzig und allein 
den Zweck, den Strom der Stanniolelektrode zuzufUhren. Durch einen 
Sandsack, den man auf die Zehen legt, kann man tiberdies den FuB 
etwas £ixieren und das gute Anliegen der Stanniolkappe sichern. Ais 
zweite Elektrode nimmt man eine BIeiplatte (200 cm2), die man an der 
AuBenseite des Unterschenkels be£estigt. Die auf diese Weise anwend
bare Stromstarke betragt 0,4-0,6 Ampere und dartiber. 

Ofters verwende ich fUr die Zehen auch eine Wasserelektrode. leh 
stelle den FuB in eine geneigte Glastasse, tiber deren vorderen Rand 
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eine Bleiplatte del'al't eingebogen ist, daB gerade noch die Zehen auf 
sie zu stehen kommen (Abb. 84) . Dann wird die Tasse so weit mit 
Wasser gefiillt, daB die Zehen von diesem bedeckt sind. Das Wasser 
sichert eine gleichmaBige Stromiiberleitung von der Elektrodenplatte 
zu den Zehen. 

Das Sprunggelenk laBt sich sehr leicht in der Weise durchwarmen, 
daB man den FuB mit der Sohle auf eine Bleiplatte setzt und eine zweite 
Elektrode (200 cm2) urn den Unterschenkel befestigt (Abb. 85). Ent
sprechend der Einengung der Strombahn wird die starkste Erwarmung 
im Sprunggelenk fiihlbar. Die Stromstarke betragt hierbei durch
schnittlich 0,5 Ampere. 

Abb.83. Diathel'mie del' Zehengelenke. Abb.84. Diathel'mie del' Zehengelenke. 

Will man beide Sprunggelenke gleichzeitig diathermieren, so geniigt 
fiir beide FiiBe eine gemeinsame FuBplatte, del' man zwei Unterschenkel
elektroden gegeniiber stellt, die zusammen an den einenPol des Apparates 
angeschlossen werden. Da auf diese Weise zwei parallele Stromkreise 
zustande kommen, auf welche sich der Strom verteilt, so ist die Starke 
dieses auch doppelt so groB wie bei der Behandlung eines Gelenkes. 

Das Kniegelenk wird am besten im Liegen behandelt, wobei das 
Gelenk gestreckt ist. Je eine Blei- oder Stanniolelektrode (100 cm2) wird 
an der medialen und lateralen Seite des Gelenkes mittels umlaufender 
Binden befestigt (Abb. 86), wobei man darauf zu achten hat, daB die 
Rander der Elektroden an der Vorder- wie an der Riickseite voneinander 
gleichweit abstehen. Andernfalls kommt es dort, wo die Elektroden 
einander zu nahe sind, sehr bald zu einer Uberhitzung der zwischen 
ihnen liegenden Hautbriicke, was sich in einem unangenehmen Brennen 
langs der Elektrodenrander kundgibt. Die Stromstarke betragt durch
schnittlich 1 Ampere. 
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Es lassen sich aueh leieht beide Kniegelenke gleichzeitig durch
wiirmen, wenn man sie in der eben angegebenen Weise mit Elektroden 
ausriistet und nun die beiden inneren Elektroden an den einen, die 

Abb. 85. Diathermie des Spl1lDggelenkes. Abb.86. Diathermie des Kniegelenkes. 

beiden auBeren an den anderen Pol anschlieBt. DaB die beiden medialen 
Elektroden gleichpolig sind, darf nicht iibersehen werden. 1st das nicht 
der Fall, sondern haben sie ungleiche Polaritat, dann kommt es bei 

Abb.87. Diathermie des Hilltgelenkes. 

('iner zufalligen metallischen Beriihrung zwischen ihnen zu einem Kurz
schluG, der den Apparat schiidigen kann. Bei doppelseitiger Durch
wiirmung muG mit Riicksicht auf die Stromteilung auch die oben ange
gebene Stromstarke verdoppelt, also auf 1,5-2,0 Ampere erhoht werden. 
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Das Hiiftgelenk ist wegen seiner tiefen Lage fiir sich allein nicht zu 
durchwarmen, es miissen immer gleichzeitig die breiten Muskelmassen, 
in die es eingebettet ist, mit durchwarmt werden. Der Kranke legt sich 
mit der einen GesaBhalfte auf eine Bleiplatte (200-300 cm2), wahrend 
man eine zweite gleichgroBe Platte auf die Leistenbeuge bringt und 
hier durch Auflegen eines Sandsackes festhalt (Abb. 87). Strom starke 
1,5 Ampere und dariiber. 

Auch die gleichzeitige Durchwarmung beider Hiiftgelenke laBt sich 
unschwer ausfiihren. Man legt die Elektroden links und rechts in der 
eben beschriebenen Weise an und verbindet nun die beiden riickwartigen 
mit dem einen, die beiden vorderen mit dem 
anderen Pol des Apparates. 

Das Kiefergelenk diathermiert man, in
dem man auf dasselbe eine kleine runde 
Bleielektrode (3 cm Durchmesser) als aktiven 
Pol auflegt und eine groBere Bleiplatte als 
inaktive Elektrode auf die Wange del' ent
gegengesetzten Seite bringt. Bei doppel
seitiger Erkrankung werden zwei gleichgroBe 
Elektroden einander gegeniibergestellt. 

Die Wirbelgelenke kommen in der Regel 
wegen einer Arthritis deformans zur diather
mischen Behandlung. Am haufigsten sitzt 
diese Erkrankung im lumbalen, etwas seltener 
im zervikalen Anteil der Wirbelsaule. Man 
bedeckt den ergriffenen Abschnitt mit einem 
Stanniol- oder Bleistreifen von entsprechender 
Lange und einer Breite von 6-8 cm. Die 
Fixation der Elektrode erfolgt am einfachsten 
dadurch, daB sich del' Kranke auf diese legt, 
wobei man durch Unterpolstern an den kon- Abb. 88. Diathermie der 
kaven Teilen des Riickens fiir ein gutes Wirbelsaule. 
Anliegen Sorge tragen muB. Ein oder zwei 
groBe Bleiplatten bringt man als inaktiven Pol auf die Brust bzw. den 
Bauch und beschwert sie mit einem Sandsack. 

Erstreckt sich die Erkrankung auf die ganze Wirbelsaule, so wird 
diese ihrer ganzen Lange nach mit einem schmiegsamen Metallstreifen 
bedeckt (Abb. 88). Die anwendbare Stromstarke betragt in diesem 
Fall 2,5-3,0 Ampere. Bei Teildurchwarmungen ist sie je nach der GroBe 
der aktiven Elektrode entsprechend geringer. 

Die Diathermie ungleichnamiger oder zahlreicher Gelenke. Wie wir 
gesehen haben, lassen sich symmetrische Gelenke leicht zu gleicher Zeit 
behandeln, indem man sie parallel in den Stromkreis schaltet. Aber auch 
bei ungleichnamigen Gelenken geht das bisweilen ohne weiteres. Beniitzt 
man die oben angegebene Technik, so wird man bei der ParallelschaItung 
eines Hiift- und Kniegelenkes meist in beiden Gelenken ohne sonstige 
Behelfe den gewiinschten Erwarmungsgrad erhalten. SoUte das jedoch 
nicht der Fall sein, so kann man dieses Ziel mit Hilfe eines Verteiler
widerstandes erreichen; man schaItet in den Stromkreis jenes Gelenkes, 

Kowarschik, Diathennie. 6. Aufl. 9 
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das in seiner Erwarmung dem anderen voraus ist, etwas Widerstand 
ein und wird so die Erwarmung gleichmaBig gestalten. 

Sind von der Erkrankung zahlreiche oder fast aIle Gelenke des 
Korpers ergriffen, wie dies so haufig bei der Arthritis progressiva vor
kommt, dann wird man der mehrfachen ortlichen Diathermie die all
gemeine Diathermie vorziehen. Dort, wo auch die Finger- und Hand
gelenke miterkrankt sind, wahle ich Ofters eine Methode, bei der die 
Fingerspitzen auf einer mit Wasser iiberschichteten Bleiplatte ruhen 
und die entb16Bten FiiBe auf einer groBeren Platte stehen. 

III. Die Erkranknngen der ll'Iuskeln. 
Die Myalgie. 

Die Myalgie, gewohnlich als Muskelrheumatismus bezeichnet, fassen 
wir mit A. Schmidt als eine Neuralgie der sensiblen Muskelnerven 
auf. Diese Neuralgien reagieren oft in erstaunlich giinstiger Weise 
auf die Diathermie. Allerdings ist dabei im Auge zu behalten, daB 
derartige Erkrankungen haufig auch auf andere Methoden wie eine 
HeiBluftbehandlung, eine Massage oder faradische Pinselung iiber
raschend schnell zuriickgehen, was in dem fliichtigen, sprunghaften 
Charakter vieler Myalgien begriindet ist. Nichtsdestoweniger sieht man 
nicht selten Muskelschmerzen, die den verschiedensten Heilversuchen 
trotzten und die auf wenige Diathermiebehandlungen verschwinden. 

Ais bekannteste Form der Myalgie sei die Myalgia lumbalis hier 
angefiihrt. Die Technik ihrer Behandlung ist folgende. Man bedeckt die 
schmerzhaften Muskelpartien mit einer Bleiplatte (200 cm2), die dadurch 
fixiert wird, daB sich der Kranke auf dieselbe legt. Ihr gegeniiber auf 
die vordere Bauchwand bringt man eine etwas groBere Platte (400 bis 
500 cm2), die man durch einen aufgelegten Sandsack andriicken laBt. 
Die Stromstarke schwankt zwischen 1,0-1,5 Ampere, die Dauer der 
Behandlung betragt 20-30 Minuten. Recht zweckmaBig erscheint es 
mir, in geeigneten Fallen unmittelbar an die Durchwarmung eine Massage 
anzuschlieBen. 

In analoger Weise verfahrt man bei der Behandlung aoderer Myalgieo. 
Nur in seltenen Fallen wird es moglich sein wie vielleicht an den Extremi
taten, die erkrankten Muskeln zwischen zwei gleichgroBe Elektroden 
zu fassen. In der Regel wird man so wie bei der Lumbago zwei ungleich
groBe Elektroden beniitzen, von denen man die kleinere als aktiven 
Pol auf die schmerzhafte Muskelgruppe bringt, die groBere als inaktiven 
ihr moglichst diametral gegeniiberstellt. Dies trifft zum Beispiel fiir 
aIle Durchwarmungen an der Muskulatur des Rumpfes zu. 

Die Verletznngen der Mnskeln. 
Quetschungen, Dehnungen und ZerreiBungen der Muskulatur bilden 

ein sehr dankbares Behandlungsobjekt fiir die Diathermie, welche vor 
allem die Schmerzen giinstig beeinfluBt und den hypertonischen Reiz
zustand der Muskeln herabsetzt, womit die Beschwerden der Kranken 
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rasch beseitigt werden. Gleichzeitig wird es moglich, Massage und 
Heilgymnastik zur Forderung der Heilung friihzeitig anzuwenden. 

Zweimal hatte ich Gelegenheit, die Diathermie bei Myositis ossificans zu ver
suchen. In dem einen Fall, bei dem es sich urn eine lokale Erkrankung infolge 
eines Traumas handelte, war der EinfluB der Durchwarmung ein sehr giinstiger, 
in dem zweiten, bei dem eine chronisch verlaufende allgemeine Muskelerkrankung 
vorlag, war dieser EinfluB ein geradezu spezifischer. 

Erwahnen mochte ich noch, daB mir auch bei einer Dystrophia musculorum die 
kombinierte Anwendung von Diathermie und Massage gute Dienste leistete. 

Die Erkrankungen der Sehnenscheiden 
und Schleimbeutel. 

Auch hier sind es gleich wie bei der Arthritis nicht die akuten, sondern 
nur die subakuten und chronischen Erkrankungen, die ein geringes 
Heilungsbestreben zeigen, welche fUr die Diathermie in Betracht kommen. 
Bei frisch entziindlichen, stark schmerzhaften Ergiissen in Sehnen
scheiden oder Schleimbeutel ist die Diathermie entweder iiberfliissig, 
weil die Entziindung unter Ruhigstellung und feuchten Umschlagen 
von selbst zuriickgeht, oder sie ist sogar nachteilig, wei! sie durch die 
Hyperamisierung den Reizzustand iiberfliissigerweise vergroBert. Darum 
warte man, bis die akut entziindlichen Erscheinungen geschwunden sind. 

Ich habe in einigen Fallen von chronischer Tendovaginitis, von 
welchen mehrere Klavierspielerinnen betrafen, einen recht guten EinfluB 
von der Diathermie gesehen, indem es mir gelang, die lange bestehenden 
Erkrankungen zur Heilung zu bringen. Auch hier halte ich die Kombi
nation der Diathermie mit einer Massage, welche der Durchwarmung 
unmittelbar folgen soIl, fUr sehr zweckmaBig. Entgegen der allgemeinen 
Ansicht, daB eine aktive Hyperamisierung bei tuberkulOsen Prozessen 
kontraindiziert sei, habe ich die Diathermie in verschiedenen Fallen von 
tuberkulOser Sehnenscheidenentziindung angewendet und in der Mehr
zahl derselben einen ausgesprochen giinstigen Erfolg gesehen. Shelly 
berichtet iiber eine Reihe von Sehnenscheidenentziindungen in der Hohl
hand, die er bei Soldaten im Felde beobachtete, welche mit Schaufel 
und Picke angestrengt gearbeitet hatten. Unter der elektrischen Durch
warmung verschwanden die Knotchen und Schwielen, die man in der 
Hohlhand tasten konnte, und gleichzeitig erhieIten die Finger wieder 
ihre volle Streckfahigkeit. 

Von den Erkrankungen der Schleimbeutel waren es vorwiegend 
Entziindungen der Bursa subdeltoidea und subacromialis (Periarthritis 
humero-scapularis), die ich mit Diathermie behandelte. Auch hier war 
der Erfolg der Durchwarmung ein recht giinstiger, indem die Schmerzen 
rasch schwanden und die Beweglichkeit des Armes wieder hergestellt wurde. 

IV. Die Erkranknngen des N ervensystems. 
Die Neuralgie und Neuritis. 

Allgemeines. Die Neuralgie laBt sich von der Neuritis diagnostisch 
nicht scharf abgrenzen, noch weniger ist das therapeutisch der Fall. 
Es geIten daher fiir beide die gleichen Grundsatze der Behandlung. 

9* 
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Die Wirkung del' Diathermie bei neuralgisehen und neuritisehen 
Sehmerzen ist eine unbereehenbare. Wir sehen liberrasehende Erfolge 
in Fallen, die lange Zeit vollig ergebnislos mit anderen Methoden behandelt 
worden sind, und wir sehen andererseits wieder FaIle, in denen die 
Diathermie vollkommen versagt. Das wird den erfahrenen Praktiker 
nieht liberrasehen, del' weiB, wie launiseh, weehselnd und unfaBbar 
gerade die neuralgisehen Sehmerzen sind. Es wird dies verstandlieh, 
wenn wir bedenken, daB wir libel' das Wesen und die Atiologie vieleI' 
Neuralgien noeh so gut wie gar nieh·ts wissen. Wir sind hier therapeutiseh 
auf das reine Probieren angewiesen. Die Diathermie teilt in diesem 
Punkte das Sehieksal manehes anderen Heilverfahrens, das sieh einmal 
auBerordentlieh wirksam, ein anderes Mal in einem anseheinend ganz 
gleiehen Fall vollkommen wirkungslos erweist. Immerhin abel' diirfen 
wir behaupten, in del' elektrisehen Durehwarmung ein Mittel zu 
besitzen, das in del' Reihe del' physikalisehen Antineuralgika einen 
allerersten Rang einnimmt und das haufig aueh dort noeh einen Erfolg 
erringt, wo andere Mittel versagen. Die Diathermie ist darum eines 
Versuehes in jedem Fall wert. 

Versprieht die diathermisehe Behandlung Aussieht auf Erfolg, so 
maeht sieh diesel' in del' Regel sehr raseh bemerkbar. Man sieht nieht 
selten schon naeh ein, zwei odeI' drei Sitzungen ein auffallendes Naeh
lassen del' Sehmerzen. Ist naeh 10, langstens 15 Sitzungen keine Besse
rung, aueh nieht eine solehe geringen Grades, zu erkennen, dann halte 
ieh es fiir geraten, die Diathermie als aussiehtslos aufzugeben und mit 
einem anderen Verfahren zu vertausehen. 

Bei del' Diathermie von Neuralgien sei man anfangs vorsiehtig, 
insbesondere in frisehen Fallen. leh konnte mieh, als meine Erfahrung 
in diesen Dingen noeh eine geringere war, wiederholt davon iiberzeugen, 
daB zu starke Erhitzungen die Sehmerzen in betraehtlieher Weise zu 
steigern vermogen. Empfinden die Patienten wahrend del' Durehwarmung 
eine Zunahme des Sehmerzes, beriehten sie, daB sieh in dem erkrankten 
Nerven das Gefiihl des Ziehens, ahnlieh dem Gefiihl eines Zahnsehmerzes 
einstelle, so ist das ein sieherer Beweis dafiir, daB die angewendete 
Stromstarke zu groB ist. Eine Verminderung derselben laBt den eha
rakteristisehen Diathermiesehmerz prompt versehwinden. Beaehtet man 
jedoeh diese Mahnung nieht, so kann eine viele Stunden, ja tagelang 
wahrende Versehlimmerung des Leidens die unmittelbare Folge des 
therapeutisehen Eingriffes sein. Je vorsiehtiger man zu Werke geht, 
desto sieherer wird man derartige unerwlinsehte Zufalle, die dann immer 
als "Reaktionen" ausgegeben werden, vermeiden. 

Man beginne daher die Behandlung stets mit kleinen Stromdosen. 
Man wird beobaehten, daB viele Kranke schon auf ganz leiehte Durch
warmungen eine ausgesprochene Erleichterung ihrer Schmerzen fiihlen. 
Wird die Behandlung gut vertragen, so kann man langsam mit del' 
Stromstarke steigen, bis man die bestmogliehe Wirkung erzielt. Die 
Durehwarmung wird, je nach del' Art del' Erkrankung, jeden odeI' jeden 
zweiten Tag wiederholt, die Dauer derselben betragt 20-30 Minuten. 
Bei alteren, hartnackigen Fallen scheinen prolongierte Sitzungen in del' 
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Dauer bis zu 50 Minuten, wie sie Delherm und Grunspan in Vor
schlag gebracht haben, besonders wirksam zu sein. 

Bei der Behandlung solI moglichst das ganze Ausbreitungsgebiet 
des erkrankten Nerven durchwarmt werden, der Strom solI nicht allein 
den Stamm des Nerven, sondern auch seine samtlichen Verzweigungen 
treffen. N ur so darf man hoffen, eine hinreichende Wirkung zu erzielen. 
Die in der Elektrotherapie so beliebte Behandlung einzelner Nerven
punkte halte ich fiir ganz unzulanglich. Gewohnlich sind es die Punkte, 
wo der Nerv dem auBeren Druck besonders zuganglich ist, die von den 
Elektrotherapeuten vorzugsweise oder ausschlieBlich behandelt werden. 
Es ist klar, daB diese Punkte mit dem eigentlichen Sitz der Erkrankung 
gar nichts zu tun haben. 1st die Ursache der Neuralgie iiberhaupt eine 
lokalisierte, so werden wir um so eher den wirklichen Sitz der Erkrankung 
erreichen, je vollkommener wir den Nerven in seiner ganzen Ausbreitung 
durchwarmen. 1st die Erkrankung aber eine diffuse, erstreckt sie sich 
auf den ganzen Verlauf des Nerven, so ist von vornherein eine breite, 
flachenhafte Durchstromung des gesamten Nervengebietes geboten. 
Raben wir ein Mittel in der Rand wie den elektrischen Strom, der alle 
Gewebsschichten zu durchdringen, alle, auch die tiefsten Verzweigungen 
des Nerven zu treffen vermag, so ist gar nicht einzusehen, weshalb wir 
unsere Einwirkung auf ein kleines, oberflachlich gelegenes Nerven
stiickchen beschranken wollen. Derjenige, der einmal die von einer 
alten Gedankentragheit gestiitzte Behandlung der einzelnen Nerven
pUnkte verlassen und sich der neuen von mir befiirworteten Methode 
zugewendet hat, wird die Uberlegenheit derselben in kiirzester Zeit 
erkennen. 

Die Neuralgia ischiadica ist die haufigste Form der Neuralgie und, 
was iiber diese im allgemeinen gesagt wurde, gilt fiir die 1schias in ganz 
besonderer Weise. Bekommt man einen Kranken mit einer 1schias zur 
Behandlung, so ist es von vornherein nie zu sagen, wie dieser auf die 
Diathermie reagieren wird. Man steht also bei jedem neuen Kranken 
immer wieder vor dem Versuch. Es ist aber auBer Zweifel, daB die 
Diathermie sich ofters in Fallen wirksam erweist, die jeder anderen 
Therapie unzuganglich waren. 

Entsprechend den oben erwahnten Grundsatzen pflege ich bei einer 
ausgebildeten 1schias das erkrankte Bein seiner ganzen Masse nach zu 
durchwarmen in der Erwagung, daB die Erkrankung sich nicht selten 
bis in die feinsten Muskelaste (Myalgie) erstreckt, ja daB die Muskel
fasern hi:i.ufig in Form einer Atrophie selbst miterkrankt sind und daB 
sich schlieBlich auch vasomotorische Storungen in der Raut (Kalte
gefiihl, Zyanose) finden. Diese Verhaltnisse lassen es mir wiinschens
wert erscheinen, eine gleichmaBige Durchwarmung aller dieser Teile 
anzustreben. Nur dart, wo sich die Schmerzen auf eine ganz kurze 
Strecke des Nerven oder eine ganz beschrankte Muskelgruppe lokali
sieren, begniige ich mich mit der ortlichen Diathermie. 

Eine homogene Durchwarmung eines Beines laBt sich mit zwei 
Elektroden nicht erreichen. Legt man eine derselben an der Riifte, 
die zweite an der Wade an, so erhalt man schon bei einer Stromstarke 
von 0,5 Ampere und wenig dariiber eine Uberhitzung in der Kniekehle, 
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wo sich die Stromlinien den GefaBen folgend konzentrieren, wahrend 
aIle iibrigen TeiIe eine kaum nennenswerte Temperaturerhohung zeigen. 

Will man das ganze Bein gleichmaBig durchwarmen, so braucht 
man hierzu drei Elektroden; am besten beniitzt man Bleiplatten. Eine 
derselben (400 cm2) legt man an der Vorderseite des Oberschenkels 
an, eine zweite, etwas kleinere (200 cm2) kommt an die AuBenseite des 
Unterschenkels, wahrend die dritte (300 cm2) unter das GesaB geschoben 
wird, wobei man, falls die Unterlage nicht weich genug ist, durch Unter
polsterung dafiir sorgen muB, daB sich die Elektrode der GesaBwOlbung 
gut anpaBt (Abb. 89). 

Sind die Elektroden angelegt, so verbindet man sie mit dem Apparat 
in der Weise, daB man die mittlere fiir sich allein an den einen Pol, die 
beiden anderen zusammen an den zweiten Pol anschlieBt. Der von 
dem Apparat kommende Strom teiIt sich an der mittleren Elektrode 
in einen knieaufwarts und einen knieabwarts steigenden Zweig, die bei 
den gegebenen Widerstanden meist von solcher GroBe sind, daB sich 

Abb. 89. Diathermie des Beines bei Iscmas. 

Ober- und Unterschenkel gleich stark erwarmen. Sollte dies jedoch 
nicht der Fall sein, dann kann man die Erwarmung gleichmaBig gestalten, 
wenn man mit Hilfe eines Verteilers in jenen Stromkreis Widerstand 
einschaltet, in dem die groBere Erwarmung fiihlbar ist . Die zur Anwen
dung kommende Stromstarke betragt 1,5-2,5 Ampere, was der Summe 
beider Teilstrome entspricht. 

Sind die Schmerzen, wie das nicht selten ist, vorwiegend oder aus
schlieBlich auf das GesaB und die Riickseite des Oberschenkels lokalisiert, 
so mochte ich die nachfolgende Methode der eben beschriebenen vor
ziehen. Der Patient legt sich auf einen Bleistreifen, der vom oberen 
Darmbeinrand iiber das GesaB bis zur Kniekehle reicht und. der eine 
Breite von etwa 8-10 cm hat. Durch eine entsprechende Unter
polsterung wird man dafiir sorgen, daB diese Elektrode der Riickseite 
des Beines -gut anliegt. Ihr gegeniiber auf die Leistengegend und die 
Streckseite des Oberschenkels legt man zwei groBe Bleiplatten von 
je 300 cm2, die zusammen an demselben Pol angeschlossen werden und 
die inaktive Elektrode darstellen. Entsprechend der kleineren Ober
flache der riickwartigen Elektrode wird sich die Warme vorwiegend 
auf die Hinterseite des Beines entsprechend dem Verlauf des Ischiadikus 
konzentrieren. Die GroBe dieser Elektrode gestattet es leicht, einen 
Strom von 2 Ampere und dariiber zu verwenrlen. 
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Dort. wo eine Myalgia glutea vorliegt und sich die Schmerzen auf 
die GesaBmuskulatur beschranken, durchwarme ich diese aHein, indem 
ich den Kranken auf eine Bleiplatte (200 cm2) lege und dieselbe mit 
dem einen Pol des Apparates verbinde. An den zweiten Pol schlieBe 
ich mit Hilfe eines geteilten Kabels zwei Platten von je 200 cm2, von 
denen die eine iiber, die andere unterhalb der Leistenbeuge aufgelegt 
wird. Die Stromlinien und damit die Warme konzentrieren sich auch 
hier unter der riickwartigen Elektrode. 

Die Neuralgia brachialis kann therapeutisch in ahnlichem Sinn 
bewertet werden wie die lschias. Doch will es mir scheinen, daB die 
Armneuralgie haufig noch viel giinstiger als die lschias durch Diathermie 
beeinfhi.Bt wird. lch konnte bei manchen Kranken schon nach 1 bis 
2 leichten Durchwarmungen ein so entscheidendes Nachlassen der 
Schmerzen beobachten, 
daB mir die Wirkung der 
Diathermie hier auBer 
aHem Zweifel steht. 

Die Technik derDurch
warmung ist eine einfache. 
Da der Querschnitt des 
Armes nicht solche Ver-
schiedenheiten aufweist N. trig. III .......... . 

'" ...... N. occipitalis 
major 

' ............••..•. N. auricularis 
magnus 

wie der des Beines, geniigt ~-~ 
es vielfach, eine Elektrode 
um den Unterarm bzw. 
Oberarm und eine zweite 
iiber dem Schulterblatt 
oder der Wirbelsaule an-

Abb. 90. Hautnerven des Kopfes. 

zulegen und einen Strom von 0,7-0,8 Ampere durch die Extremitat 
zu schicken. GleichmaBiger wird aHerdings die Durchwarmung des 
Armes, wenn man sich wie bei der Behandlung der lschias dreier Elek
troden bedient, wobei die mittlere, am Oberarm liegende an den einen 
Pol, die Schulter und Unterarmelektrode zusammen an den zweiten Pol 
des Apparates geschaltet werden. Die Stromstarke ist dann wegen der 
Stromteilung eine etwas groBere und kann 1,5 Ampere erreichen. Man 
gewohne sich daran, die Elektroden stets auf die Streckseite und nicht 
auf die Beugeseite der Extremitat zu legen, weil der Strom sonst vor
wiegend den groBen GefaBen folgt und es dadurch leicht zu einer Uber
hitzung in der EHbogen- oder Achselbeuge kommt. Um dies zu ver
hindern, ist es auch zweckmaBig, den Arm bei der Durchwarmung 
moglichst gestreckt zu halten. 

Die Neuralgie des Nervus trigeminus betrifft selten aHe drei Aste 
des Nerven, meist ist sie auf den einen oder den anderen, am haufigsten 
auf den dritten Ast beschrankt. FUr die Behandlung schneidet man sich 
ein Stanniolpapier zurecht, das in seiner GroBe und Form dem Aus
breitungsgebiet des Schmerzes entspricht (Abb. 90) und klebt dieses 
auf die angefeuchtete Raut. Darauf bringt man die Hilfselektrode und 
eine Schichte Watte, die man mittels Binden am Kopf befestigt, um der 
Elektrode einen guten Kontakt zu sichern. Ais inaktive Elektrode dient 
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eine Bleiplatte (200 cm2), die man auf den Riicken legt. Die Stromstarke 
betragt je nach der GroBe der Gesichtselektrode 0,2-0,5 Ampere. Der 
Strom darf nie ein Hitzegefiihl, sondern nur eine leichte angenehme 
Warmeempfindung auslOsen. 

Die Aussichten, welche die Diathermie bei der Trigeminusneuralgie 
eroffnet, hangen wesentlich von der Schwere der Erkrankung abo Bei 
akuten, nicht allzu lange bestehenden Neuralgien scheint die Diathermie 
die Heilungsdauer abzukiirzen, bei den typischen schweren Fallen 
von chronischer Neuralgie, wie wir sie ja aIle zur Geniige kennen, habe 
ich wohl voriibergehende Besserungen, aber kaum jemals einen ent
scheidenden EinfluB der Diathermie auf das Leiden beobachten konnen. 
Hier ist die Alkoholinjektion in die Nervenaste oder in das Ganglion 
Gasseri die Methode der WahL 

Die Neuralgie des Nervus occipitalis major ist mit Riicksicht darauf, 
daB das Ausbreitungsgebiet dieses Nerven von Haaren bedeckt ist, 
diathermisch nicht leicht zu behandeln. Um die aktive Elektrode mog
lichst hoch am Hinterhaupt anlegen zu konnen, kann man sich bei 
Mannern dadurch helfen, daB man die Haare kurz schert, bei Frauen 
wird man sich damit begniigen miissen, die untere Haargrenze gut 
anzufeuchten. Ais Elektrode dient am besten eine ganz diinne schmieg
same Stanniol- oder Bleifolie in einem AusmaB von 50-100 cm2• Man 
befestigt sie entweder mit einer Btnde am Schadel oder bringt sie auf 
eine Kopfrolle, ein zusammengerolltes Leintuch oder eine ahnliche 
Unterlage, auf die sich der Kranke mit dem Nacken legt. Eine groBere 
Bleiplatte wird als inaktive Elektrode auf die Brust gebracht und durch 
einen leichten Sandsack oder die Hand hier festgehalten. Stromstarke 
0,5-0,8 Ampere. 

1st die Okzipitalneuralgie die Folge einer Arthritis deformans der 
Halswirbelsaule, dann ist man in der Lage, das Leiden auch ursachlich 
zu behandeln, indem man den Halsabschnitt der Wirbelsaule einer 
Diathermie unterzieht. 

Die Intel'kostalneuralgie. Da es kaum moglich ist, das ganze Aus
breitungsgebiet eines 1nterkostalnerven gleichmaBig zu durchwarmen, 
so beschrankt man sich meist daranf, den Ausgangspunkt oder den 
Hauptsitz des Schmerzes zum Angriffspunkt der Behandlung zu machen. 
So werden wir bei Herpes zoster, als dessen Ursache wir heute eine 
Entziindung des Spinalganglions ansehen, vorzugsweise dieses diather
misch behandeln. Eine Blei- oder Stanniolelektrode (100-150 cm2) 

legen wir als aktiven Pol auf die Gegend, welche dem erkrankten Ganglion 
entspricht, eine etwas groBere Bleiplatte als inaktiven Pol ihr gegen
iiber auf die vordere Brustwand. Ein paar umlaufende Bindentouren 
halten beide Elektroden fest. 

1st vorzugsweise der vordere Ast eines Interkostalnerven von der 
Neuralgie ergriffen, dann kann man auch zwei gleichgroBe Elektroden 
verwenden, von denen die eine auf das Schmerzgebiet, die zweite auf 
jenen Riickenmarksabschnitt zu liegen kommt, aus dem die betroffene 
Nervenwurzel entspringt. Stromstarke 0,5-1,0 Ampere. 

Die Polyneuritis. Handelt es sich um Schmerzen im Gebiete mehrerel' 
oder zahlreicher Nerven, so wird es zweckmaBig sein, statt einer mehr-
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fachen ortlichen Behandlung eine allgemeine Diathermie zu machen. 
Der Grad der Durchwarmung ist je nach der Art des Falles ein ver
schiedener. Man wird um so vorsichtiger sein, je akuter die Erkrankung 
ist. Wahrend man sich in frischen Fallen mit einer ganz gelinden Durch
warmung begniigt, kann man diese bei langer bestehenden Schmerzen 
bis zum SchweiBausbruch steigern. 

Periphere Liihmnngen. 
Auch zur Behandlung von peripheren Lahmungen wurde die Diather

mie von manchenAutoren wie Labbe und Blanche, Tobias, Bordier 
u. a. herangezogen. Da den Hochfrequenzstromen ein erregender EinfluB 
auf die Muskeln nicht zukommt, so diirfte ihre Wirkung bei Lahmungen 
wohl nur in einer Besserung der Zirkulation und in einer Forderung 
der Muskelernahrung bestehen. Es ware die Diathermie also ihrem 
Endeffekt nach einer Massage gleichzusetzen, deren Zweck ja ebenfalls 
darin liegt, durch Anregung der Durchblutung den Verfall der Muskel
fasern hintanzuhalten und die regenerativen Vorgange zu unterstiitzen. 
In diesem Sinne kann die Diathermie sicherlich empfohlen werden. Eine 
Verbindung der Durchwarmung mit einer nachfolgenden Galvanisation 
oder Faradisation, wie sie To bias vorgeschlagen hat, scheint mir recht 
zweckmaBig zu sein. Auch Bordier lobt diese Art der Behandlung 
insbesondere bei der peripheren Fazialislahmung. Er berichtet iiber 
Falle, bei denen er nach langerer vergeblicher Galvanisation eine Heilung 
erst dann erzielen konnte, als er die galvanische Behandlung mit einer 
diathermischen kombinierte. 

Poliomyelitis aenta anterior. 
Von Bordier wurde die kombiniede Behandlung der Poliomyelitis 

mit Rontgenstrahlen und Diathermie empfohlen, und zwar in der Weise, 
daB unmittelbar nach Ablauf des febrilen Stadiums die mutmaBlich er
krankten Teile des Riickenmarks mit harten Rontgenstrahlen behandelt 
werden, wahrend die spater zuriickbleibenden GefaBlahmungen mit 
Diathermie bekampft werden sollen. B ordier sieht in der Diathermie das 
wirksamste Mittel, urn die lokale Hypothermie und Unterernahrung, die 
vorhandene Zyanose und das damit verbundene unangenehme Kalte
gefiihl zu beseitigen oder wenigstens zu bessern. Auch dem Zuriick
bleiben im Wachstum wie dem spateren Auftreten von Erfrierungen 
an den gelahmten Teilen diirfte in dieser Weise am wirksamsten vor
gebeugt werden konnen. Wie ich aus eigener Erfahrung glauben mochte, 
ist die Diathermie zur Bekampfung aller dieser Zustande in vorziiglicher 
Weise geeignet. Nach jeder Durchwarmung ist die friiher kalte und 
zyanotische Extremitat intensiv arteriell durchblutet, hellrot und warm, 
eine Wirkung, die in dieser Weise kaum durch eine andere Behandlung 
zu erreichen ist. Die Erfolge der Bordierschen Methode wurden auch 
von Bergamini, Duhem, Chizzola, Sighinolfi u. a. bestatigt. 

Aufgefallen ist mir bei solchen Durchwarmungen immer der groBe Widerstand, 
den die gelahmten Teile dem elektrischen Strom entgegensetzen und der darin 
seinen Ausdruck findet, daB man ausnehmend hohe Spannungen, ja oft die 
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H6chstspannung des Apparates verwenden mull, urn verhaltnismallig geringe 
Stromstarken zu erzielen. Die Ursache des grollen Widerstandes ist offenbar die 
stark verminderte Durchblutung. 

An dieser Stelle mochte ich auch eines Vorschlages von Picard gedenken, 
der die Diathermie zur Friihbehandlung der Poliomyelitis empfiehlt. Picard 
berichtet iiber eine Reihe derartig behandelter Kranker und die bei ihnen erzielten 
Erfolge. Dall die Diathermie eine Heilwirkung bei der Poliomyelitis ausiibt, scheint 
mir durch die Mitteilungen Picards bisher nicht erwiesen, da wir ja a.lle wissen, 
wie weitgehend sich bei dieser Erkrankung die Lahmungserscheinungen im Verlaufe 
der ersten Wochen spontan bessern k6nnen. Zweifellos aber ist die theoretische 
Voraussetzung dieser Behandlungsmethode, dall die Diathermie des Riickenmarks 
eine Druckentlastung desselben herbeifiihrt, ganz und gar unwahrscheinlich. 

Tabes dorsalis. 
Allgemeines. Da bei der Tabes vorwiegend die sensiblen Neurone 

von der Degeneration ergriffen sind, stehen die Schmerzen haufig im 
Vordergrund des ganzen Krankheitsbildes. Es war darum naheliegend, 
den erwiesenermaBen beruhigenden EinfluB der Diathermie auch bei 
tabischen Schmerzen zu erproben, um so mehr als bei diesen die Hoch
frequenztherapie in Form der Arsonvalisation schon seit langem erfolg
reich verwendet wird. In der Tat sieht man auch von der Anwendung 
der Diathermie bei den Schmerzen der Tabeskranken manchen iiber
raschenden Erfolg. Ich erinnere mich an einige Kranke, bei denen lange 
bestehende Sehmerzen mit den verschiedensten Methoden vergeblich 
bekampft worden waren und die nach Anwendung der Diathermie 
schon nach kurzer Zeit eine iiberzeugende Besserung erfuhren. 

Jedoch mochte ich nicht unerwahnt lassen, daB es ebenso wie andere 
auch tabische Neuralgien gibt, die auf die Diathermie nicht reagieren. 
In vielen Fallen ist der Erfolg auch nur ein ganz voriibergehender. Immer
hin halte ich die elektrische Durchwarmung fiir ein sehr wertvolles 
Mittel zur Bekampfung der oft so qualenden tabischen Schmerzen, zumal 
bei diesen haufig alles andere versagt. 

Die Technik der Durchwarmung. Vor der Behandlung jedes Tabikers 
iiberzeuge man sieh, ob seine Temperaturempfindung eine normale ist. 
Trifft das nicht zu, dann maehe man die Diathermie mit groBter Vor
sieht, um eine Verbrennung zu vermeiden; insbesondere verwende man 
nicht zu kleine Elektroden, damit die Stromdichte keine zu groBe wird. 

Die Durchwarmung soIl im allgemeinen maBig stark sein, Uber
hitzungen sollen vermieden werden, da erfahrungsgemaB Tabeskranke 
extreme Temperaturanwendungen wie heiBe Bader u. dgl. schlecht 
vertragen. 1st das die Regel, so moehte ich docb beifiigen, daB ich 
Kranke gesehen habe, welche angaben, daB die Durchwarmung um so 
wirkungsvoller ware, je starker sie sei. 

Die Teehnik der Durchwarmung wird je nach dem Sitz der Schmerzen 
eine versehiedene sein. Es kommen hier die gleichen Methoden, wie 
wir sie fUr die einzelnen Neuralgien beschrieben haben, zur Anwendung. 
So wird man lanzinierende Schmerzen der Beine wie eine Isehias behan
deln, solehe an den Armen wie eine Armneuralgie. Bei GiirtelgefUhl 
kommt die gleiche Elektrodenanordnung wie bei. einer Interkostal
neuralgie in Betraeht usw. Einen Untersehied mache ich nur insoferne, 
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als ich die in allen Fallen zur Anwendung kommende Riiekenelektrode 
iiber jenen Teil der Wirbelsaule lege, der dem erkrankten Riickenmarks
absehnitt entspricht. So kommt bei Beinschmerzen die Riickenelektrode 
auf die untere Brustwirbelsaule entsprechend der Lumbalanschwellung, 
bei Armschmerzen iiber die Halswirbelsaule entsprechend der Zervikal
anschwellung des Riickenmarks zu liegen. 

Man konnte bei lokalisierten tabischen Schmerzen wohl auch den Versuch 
machen, diese dadurch zu beeinflussen, daB man nur den in Betracht kommenden 
Riickenmarksabschnitt mit seinen Wurzeln durchwarmt, indem man auf diesen 
eine kleinere aktive und gegeniiber auf die vordere Brustwand eine groBere inaktive 
Elektrode legt. 

Bei Magenkrisen bedeckt man die Magengegend mit einer Bleiplatte 
(200 cm2) und legt eine etwas groBere Platte (300 cm2) ihr gegeniiber 
auf den Riicken. Eine Stromstarke von 1,0-1,5 Ampere diirfte geniigen. 

Bei wandernden Schmerzen, die baldhier, bald dort im Korper 
aufschieBen, scheint mir eine leichte Allgemeindurchwarmung die beste 
Behandlungsmethode zu sein. 

Erkrankungen desZentralnervensystflIDs anderer Art. 
Die multiple Sklerose. Die Erfahrung, daB die Warme den gesteigerten 

Muskeltonus und die Reflexerregbarkeit herabsetzt, legte mir den 
Gedanken nahe, die Diathermie auch bei multipler Sklerose zu ver
suchen. Ich habe 20 Falle mit allgemeiner Durchwarmung teils nach 
Methode I, teils nach Methode II behandelt und konnte bei 14 von 
ihnen ein deutliches Nachlassen der spastischen Erscheinungen, eme 
Besserung des Ganges und des subjektiven Befindens erzielen. Die 
Durchwarmungen sollen nur ganz leichte sein. 

Die Paralysis agitans ist eines der traurigsten Kapitel fUr die Therapie. 
Die Aussichtslosigkeit der meisten physikalischen Methoden und die 
eben dargelegten Erwagungen lieBen mich auch hier einen Versuch mit 
allgemeiner Diathermie machen. Das Ergebnis war ein sehr bescheidenes. 
In zwei Fallen konnte ich eine leichte Besserung feststellen, bei sechs 
anderen Kranken, die ieh behandelte, war das Resultat ein vollkommen 
negatives. Nach den Erfahrungen von Larborderie wird die Muskel
steifigkeit eher vermehrt. Hoffnungsreicher sind die Berichte von Cum
berbatch und Bordier. 

Cumberbatch erzahlt von einer 55jahrigen Frau, die seit 2 Jahren an Para
lysis agitans litt und die in verschiedener Weise vergeblich behandelt worden war. 
Eine langere, zweimal in der Woche wiederholte, allgemeine Diathermie von ziem
licher Starke brachte eine wesentliche Besserung des Zitterns und des Gehens. 
Bordier berichtet von zwei Fallen, die er ebenfalls mit Diathermie, aber gleich
zeitig auch mit groBen Arsendosen (Arrhenal) behandelt hatte. Die Durchwarmung 
in Form einer allgemeinen Diathermie war eine so starke, daB es jedesmal zu 
einem SchweiBausbruch kam. Nach fiinf derartigen Sitzungen wurde eine Pause 
von 2-4 Wochen gemacht und die Behandlung dann in gleicher Weise wieder
holt. Ein paar solcher Serien geniigten, um in beiden Fallen eine ausgesprochene 
Besserung zu erzielen. Wieviel die Diathermie, wieviel die gleichzeitige Arsenkur 
an dem Erfolg beteiligt war, mochte ich dabei unentschieden lassen. 
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Die Neurasthenie. 
Jeder, der sich eine Zeitlang mit Diathermie beschiiftigt, wird die 

Beobachtung machen, daB viele Patienten nach der Behandlung etwas 
ermiidet sind, daB sie das Bediirfnis haben, sich ein wenig auszuruhen, 
ja sogar den Wunsch, zu schlafen. Nicht selten sieht man auch, daB die 
Kranken schon wahrend der Behandlung selbst einschlafen. Derartige 
Beobachtungen kann man bereits bei ortlichen Durchwarmungen eines 
Gelenkes oder anderen Korperteiles machen, noch viel haufiger aber 
bei allgemeinen Durchwarmungen. 

Die Diathermie iibt also zweifellos einen sedativen EinfluB auf das 
Nervensys.tem aus. Dabei spielt sicherlich die durch die Erwarmung 
zustande kommende Veranderung der Blutverteilung, die Verschiebung 
des Blutes nach der Raut, eine Rolle, daneben diirfte auch ein unmittel
barer EinfluB auf das Zentralnervensystem in Betracht kommen. Es 
scheinen leichte Allgemeindurchwarmungen in ahnlicher Weise beruhigend 
zu wirken wie ein laues Bad, wahrend starkere in ihrer Wirkung einem 
heiBen Bad gleichkommen, das bei langerer Dauer ermiidend wirkt. 

Diese eigentiimlichen Wirkungen der Diathermie therapeutisch 
auszuniitzen, lag sehr nahe. Am geeignetsten schienen fiir diesen Zweck 
die verschiedenen Zustande vervoser Ubererregbarkeit zu sein, wie 
sie unter dem Begriff der Neurasthenie zusammengefaBt werden. Und 
in der Tat bildet die Diathermie hier ein ausgezeichnetes Reilmittel. 

Randelt es sich urn eine allgemeine psychische Ubererregbarkeit, 
gepaart mit verschiedenen neurasthenischen Symptomen, so halte ich 
die allgemeine Diathermie fiir die zweckmaBigste Anwendungsform. 
Sie kann nach der I. oder II. Methode ausgefiihrt werden, wobei die 
Erwarmung aber in jedem Fall nur so stark sein soIl, daB sie eine ange
nehme, wohlige Rauthyperamie, keinesfalls aber einen SchweiBausbruch 
zur Folge hat. Besondere Vorsicht ist bei Vasoneurotikern geboten, 
die oft in abnorm starker Weise schon auf geringe Durchwarmungen 
reagieren. In der Regel wird bei der 1. Methode" eine Stromstarke von 
1,5 Ampere, bei der II. Methode eine solche von 2,0 Ampere die obere 
Grenze darstellen. 

Der EinfluB der Diathermiebehandlung auf die psychische Stimmung 
des Kranken und sein korperliches Wohlbefinden ist oft ein ganz aus
gezeichneter. Die nervose Reizbarkeit, die Schlaflosigkeit und ahnliche 
Erscheinungen schwinden in iiberraschend kurzer Zeit. Die Arbeitslust 
des Kranken wird gesteigert, ihre Lebensfreude vermehrt und ihr nicht 
selten herabgesetzter Ernahrungszustand gebessert. Ich kenne seit 
Jahren eine Reihe von Kranken, welche immer wieder zur Diathermie 
ihre Zuflucht nehmen, wenn ihre Nervenkraft erlahmt. 

Sehr geeignet fiir die allgemeine Diathermie scheinen mir auch jene 
Neurastheniker - sie sind in der Regel weiblichen Geschlechts - zu 
sein, deren Beschwerden in wandernden Schmerzen in verschiedenen 
Muskel- und Nervengebieten bestehen, welche Beschwerden meist 
irrtiimlich als harnsaure Diathese oder als Muskelrheumatismus ange
sprochen werden. Es handelt sich aber urn nichts anderes als urn eine 
neurasthenische Muskel- und Nervenhyperasthesie, die durch eine 
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auBerordentliche Druckempfindlichkeit gekennzeichnet ist und die sich 
bald hier, bald dort zu spontanen Schmerzen verdichtet. Unter einer 
mehrmaligen allgemeinen Diathermie pflegen diese Hyperasthesien in 
der Regel rasch zu verschwinden. 

Aber auch jene Formen der Neurasthenie, bei denen die Beschwerden 
auf einzelne Organe lokalisiert sind, werden durch die Diathermie gunstig 
beeinfluBt. Die ortliche Ubererregbarkeit ist entweder eine sensible 
und a uBert sich dann in Schmerzen, die bald im Herzen, bald im Magen, 
in der Harnblase oder in anderen Organen auftreten, oder sie ist eine 
motorische und kommt in Krampfen der glatten Muskulatur zum Aus
druck, wie wir sie als Kardiospasmus, Pylorospasmus oder als spastische 
Obstipation kennen, Die Anwendung der Diathermie bei diesen ver
schiedenen Storungen wollen wir bei den Erkrankungen der betreffenden 
Organe behandeln. 

Die Beschaftigungsneurosen. 
Sie erwachsen gewohnlich auf einer neuropathischen Grundlage 

und stehen daher zur Neurasthenie in engster Beziehung. Sie auBern 
sich entweder in Krampfen, die bei Ausubung einer bestimmten Beschafti
gung storend auftreten, wie das fUr den Schreibkrampf, den Klavier
oder Violinspielerkrampf gilt, oder sie bestehen in einer Schwache, in 
einem Ermudungs- oder auch Schmerzgefuhl, das durch eine bestimmte 
Muskelbetatigung ausge16st wird. AIle diese Beschwerden sind in der 
Regel nur als Symptom einer aIlgemeinen nervosen Veranlagung zu 
werten. Dementsprechend darf sich die Behandlung nicht nur fur dieses 
einzelne Symptom interessieren, sie muB vielmehr eine doppelte sein: 
Einerseits eine lokale, die sich gegen die von dem Kranken geklagten 
Beschwerden richtet, andererseits aber auch eine allgemeine, welche die 
nervose Konstitution ins Auge faBt und zu bessern sucht. Nur so ist 
ein Erfolg zu erhoffen. 

Neben dem eindringlichen Gebot, die die Storung auslosende Beschaf
tigung zu unterlassen, und einem allgemeinen beruhigenden Regime, 
ist die Diathermie wegen ihrer antispasmodischen Wirkung hier mehr 
als jede andere elektrotherapeutische Behandlung geeignet. Leider isi 
ihr praktischer Erfolg, wie das auch fur die meisten anderen Behand
lungsmethoden gilt, haufig ein recht bescheidener. Bisweilen erzielt 
man eine leichte Besserung, nicht selten laBt uns die Diathermie bei 
den Beschaftigungsneurosen aber auch ganzlich im Stich, was wohl 
darin seinen Grund hat, daB wir die eigentliche Grundlage des Leidens 
nicht zu beheben vermogen. 

Die Technik der Durchwarmung. Da die Beschaftigungsneurosen 
fast stets nur an den oberen Extremitaten ihren Sitz haben, so wird 
eine Langsdurchwarmung dieser in Betracht kommen. Man laBt die 
Finger auf eine Bleiplatte stelien, die in einer Glastasse liegt und mit 
etwas Wasser uberschichtet ist, wie dies die Abb. 77 auf S. 123 zeigt. 
Die zweite Elektrode legt man uber dem Schulterblatt an. Die Strom
starke ist durch den Querschnitt des Handgelenkes begrenzt und kann 
bis 0,3-0,4 Ampere betragen. 
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Der Morbus Basedowi. 
Nachdem Feiler (1913) auf die giinstige Wirkung der Diathermie 

bei Morbus Basedowi aufmerksam gemacht hat, wurde diese Behandlung 
neuerdings von Bordier empfohlen. Ebenso empfehlen Savini und 
Ackermann die Durchwarmung, die sie teils allgemein auf demKonden
satorbett, teils lokal als Durchwarmung der Schilddriise ausfiihren. 

Auch Nuvoli und La Banca berichten iiber giinstige Wirkungen 
der Diathermie bei Morbus Basedowi. Sie nehmen an, daB die Durch
warmung der Schilddriise eine hemmende Wirkung auf die Thyreoidin
sekretion ausiibt analog den Versuchen bei Nierendurchwarmung und 
Phloridzindiabetes (S. 113). 

Bordier liiBt den Kranken auf einer groBen Metallplatte, welehe den einen 
Pol bildet, Platz nehmen, wahrend eine zweite kleinere Platte (150 em2) am Hals 
uber der Struma befestigt wird. Die Stromstarke betragt 1,0-1,2 Ampere, die 
Dauer der Sitzung l/Z Stunde. Einer Serie von 10 solehen Sitzungen folgt eine 
Pause von 12-15 Tagen. Der Erfolg solI ein sehr guter sein, am rasehesten bessert 
sieh die Taehykardie, der Umfang des Kropfes nimmt ab, der Exophthalmus geht 
zuruek, nur das Zittern scheint einer Beeinflussung unzuganglieh zu sein. 

leh gestehe, daB ich uber die Behandlung des Morbus Basedowi mit Diathermie 
keine Erfahrung besitze. leh habe nur ein einziges Mal eine Patientin, die an einem 
Basedowoid !itt, mit einer allgemeinen Diathermie behandelt. Der Erfolg war 
ein ausgesproehen schlechter. Nach vier, und zwar ganz leichten Durchwarmungen 
war die allgemeine Erregbarkeit hochgradig gesteigert, das Herzklopfen und die 
Hyperhidrosis so vermehrt, daB ich die Behandlung sehleunigst abbrach und dureh 
diese Erfahrung belehrt, begreiflieherweise keine Lust mehr hatte, ahnliehe Kranke 
mit Diathermie zu behandeln. Auch Grunsfeld berichtet uber einen Fall von 
Basedow mit Mitralfehler, bei dem die Diathermie trotz Anwendung ganz schwacher 
Strome nicht vertragen und aufgegeben werden muBte. 

V. Die Erkrankungen des Herzens und 
der Blutgefa13e. 

Die Erkrankungen des Herzens. 
Anzeigen. Von den Erkrankungen des Herzens kommen fiir die 

Diathermie in Betracht: 
1. Herzmuskelerkrankungen. Die gunstige Wirkung, die man 

bei der Behandlung verschiedener Schmerzen mit der elektrischen 
Durchwarmung beobachtet hatte, legten es nahe, sie auch bei Herz
und GefaBschmerzen zu erproben. Die Erfahrung lehrte, daB jener 
neuralgiforme Symptomenkomplex, den wir als Angina pectoris 
bezeichnen, von der Diathermie oft hervorragend giinstig beeinfluBt 
wird (Morlet, Moeris, Kalker, Rautenberg, Nagelschmidt u. a.). 
Die Diathermie bildet daher einen wertvollen Behelf bei allen Formen 
von Herzmuskelerkrankungen, die von stenokardischen Beschwerden 
begleitet werden. Die Schmerzen wahrend des Anfalles lassen oft schon 
nach einer oder zwei Durchwarmungen nach, die Anfalle werden im 
Verlauf der Behandlung immer seltener und verschwinden haufig ganz. 
Die Kranken fiihlen sich gliicklich und sind dankbar fur die ihnen ver
schaffte Erleichterung, auch dann, wenn der Erfolg kein bleibender 
ist und sich nach Wochen oder Monaten neuerlich Beschwerden ein-
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stellen. In der Regel lassen sich diese durch eine neue Behandlung 
ebenso rasch wieder beseitigen. Ebenso giinstig, vielleicht nur noch zuver
lassiger, wirkt die Diathermie auf jenes Oppressionsgefiihl, das viele 
Kranke mit Koronar- oder Aortensklerose auch ohne ausgesprochene 
Anfalle haben. 

Allerdings ist der oft zauberhafte Erfolg der Diathermie bei Angina 
pectoris kein konstanter. Es gibt Kranke mit typischen stenokardischen 
Anfallen, bei denen die Diathermie glatt versagt. Das moge immer 
im Auge behalten werden, um die Methode richtig zu bewerten, um 
sie vor einer Uberschatzung ebenso wie vor einer Unterschatzung zu 
bewahren. Unter den gegebenen Verhaltnissen erscheint es mir aber 
bei einem so schweren und qualenden Leiden, wie es die Angina pectoris 
ist, geradezu Pflicht zu sein, auch einen Versuch mit der Diathermie 
zu machen, wenn andere Mittel, wie ja so haufig, nicht zum gewiinschten 
Ziele fiihren. Erweist sich die Diathermie in einem gegebenen Fall als 
wirksam, dann ist der Erfolg schon nach wenigen Sitzungen ersichtlich. 
1st nach 5-6 Behandlungen eine Besserung nicht zu verzeichnen, dann 
ist sie auch kaum mehr zu erwarten und man kann auf weitere Durch
warmungen verzichten. 

2. Herzneurosen. Der beruhigende EinfluB der elektrischen Durch
warmung macht sich auch bei funktionellen Herzbeschwerden wie 
Druckgefiihl, Schmerzen in der Herzgegend, Herzklopfen u. dgl. in 
giinstiger Weise geltend und es fallen daher auch StOrungen rein nervoser 
Art in das Indikationsbereich der Diathermie. 

3. Herzklappenfehler. Die gleichen subjektiven Beschwerden, 
wie sie dem Krankheitsbild einer Herzneurose eigen sind, finden sich 
auch als Begleiterscheinung organischer Herzfehler und belastigen den 
Kranken oft in viel hoherem MaBe als die gleichzeitig vorhandene Kreis
laufstOrung. Auch hier leistet uns die Diathermie gute Dienste. Ihre 
Anwendung bei Klappenfehlern hat aber weiterhin gezeigt, daB die 
Durchwarmung auch auf die motorische Kraft des Herzens einen 
giinstigen EinfIuB ausiibt. Die Insuffizienzerscheinungen bilden sich 
im Verlaufe einer Diathermiekur zuriick, die Diurese steigt, die Odeme 
schwinden, das subjektive Befinden des Kranken wird gebessert. 

Rautenberg war der erste, der auf die giinstige Wirkung der elektrischen 
Durchwarmung bei Herzklappenfehlern aufmerksam machte. Er diathermierte 
eine Reihe von Vitien im Stadium der schwersten Inkompensation, meist Mitral
fehler, die teilweise schon vergeblich mit Digitalis und diuretischenMitteln behandelt 
worden waren. "Das anfangs nur stundenweise vorhandene Wohlbefinden nahm 
zu, bei drei dieser Patienten trat eine enorme Diurese auf, so daB sie 8 und 10 kg 
Korpergewicht verloren. Sie konnten noch einige Monate spater leichtere Arbeiten 
verrichten, nachdem es ihnen jahrelang vorher unmoglich gewesen war." Die 
Mitteilungen Rautenbergs wurden durch Kalker und Kottmaier bestatigt. 
Auch Laq ueur konnte bei einigen leicht dekompensierten Mitralfehlern zumindest 
eine subjektive Besserung mit ErhOhung der korperlichen Leistungsfahigkeit 
beobachten. 

Auf Reizleitungsstorungen scheint die Diathermie des Herzens 
keinen EinfluB zu haben. Griinsfeld berichtet iiber einen Fall von 
Sinusblock, bei dem das Elektrokardiogramm, das vor und nach der 
Behandlung aufgenommen worden war, durch die Diathermie nicht 
beeinfluBt wurde. Auch Wenckebach sah einen Kranken mit einer 
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Uberleitungsstorung, bei dem die Diathermie vergeblich angewendet 
worden war. Uberdies haben bereits 1914 Miiller- Deham und 
E. Freund in Versuchen an Gesunden eine Beeinflussung der Elektro
kardiogramms durch die ortliche Diathermie des Herzens nicht fest
stellen konnen. 

Die Technik der Herzdurchwarmung. Man bringt eine Bleiplatte 
(200 cm2) auf die Herzgegend, eine zweite gleichgroBe ihr gegeniiber 
auf den Riicken. Wird die Behandlung im Sitzen vorgenommen, so 
werden beide Elektroden durch einige um den Brustkorb gelegte Binden
touren festgehalten (Abb. 91). Der Kranke lehn,t sich dann gegen ein 
weiches Polster, wahrend er die vordere Platte mit der flachen Hand 

Abb.91. Diathermie des Herzens. 

andriickt. Bei der Behandlung im 
Liegen wird die Riickenplatte hin
reichend fixiert, wenn sich der 
Kranke auf diese legt; die vordere 
wird mit der Hand oder durch einen 
leichten Sandsack in ihrer Lage 
gehalten. 

Die Dia thermie des Herzens ist 
kein therapeutisch gleichgiiltiger 
Eingriff, da durch zu starke Strome 
das Herz auch geschadigt werden 
kann. Es ist darum V orsicht ge
boten. Man verwende anfanglich 
keine groBere Stromstarke als 0,7 
bis 0,8 Ampere und begniige sich 
mit einer Behandlungsdauer von 
10-15 Minuten. Haufig geniigen 
schon derartig leichte Durchwar
mungen, um den gewiinschten Er
folg zu erzielen. 1st das nicht der 
Fall, wird die Behandlung aber gut 
vertragen, dann kann man mit der 
Stromstarke vorsichtig auf 1,0-1,2 
Ampere steigen. Stets wird man 

durch die Kontrolle des Pulses wahrend und nach der Behandlung die 
Einwirkung derProzedur auf das Herz verfolgen. Nie darf diese das 
Gefiihl einer Ermiidung, Abgeschlagenheit oder eines sonstigen Un
behagens hinterlassen, was darauf hinweisen wiirde, daB die an
gewendete Durchwarmung zu stark war. Treten wahrend der Be
handlung Herzklopfen oder Schwindelerscheinungen auf, so muB 
dringend geraten werden, die Behandlung abzubrechen. Man vergesse 
nicht, daB insbesondere bei Stenokardie eine plotzliche Herzlahmung 
keine Seltenheit ist, und es ware ein boser Zufall, wenn eine solche 

-wahrend der Behandlung eintreten sollte. Ich selbst habe einen 
Patienten, dem ich wegen der zunehmenden Haufigkeit seiner Anfalle 
riet, die Behandlung fiir einige Zeit auszusetzen, schon am nachsten 
Tag durch den Tod verloren und Griinsfeld erzahlt von zwei iihn
lichen Erlebnissen. 
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Die Arteriosklerose. 
Die allgemeine Arteriosklerose. Bei der Arteriosklerose ist die Elasti

zitat der GefaBwandungen, die normalerweise nach Art eines Wind
kessels den peripheren Kreislauf unterstiitzen solI, vermindert, wodurch 
der Ubergang des Blutes aus den Arterien in die Kapillaren erschwert 
wird. Diese Storung kann sich auf den ganzen Kreislauf erstrecken 
und ist dann klinisch charakterisiert durch die Herabsetzung des Kapillar
druckes, die Blasse der Haut und verschiedene degenerative Ernahrungs
storungen. Unsere therapeutische Aufgabe wird es hier sein, die periphere 
Zirkulation zu heben, eine Erweiterung der kleinen und kleinsten GefaBe, 
eine bessere Durchblutung der Kapillaren herbeizufiihren. Hierzu ist 
die Diathermie in ausgezeichneter Weise geeignet. 

Die allgemeine Diathermie fordert den peripheren Blutumlauf. Wie 
Schittenhelm durch plethysmographische Untersuchungen zeigen 
konnte, laBt sich bereits nach wenigen Minuten der Durchwarmung, 
ehe es noch zu einer meBbaren Temperaturerhohung oder zu einem 
deutlichen Warmegeflihl kommt, eine Erweiterung der HautgefaBe nach
weisen, die sich in einer Volumzunahme der Extremitaten ausdriickt 
(S. 94). Die Verschiebung des Blutes gegen die Hautoberflache hat 
eine Entlastung der inneren GefaBe, insbesondere derjenigen des Splanch
nikusgebietes zur Folge. Bei Arteriosklerotikern mit erhohtem Blutdruck 
findet man fast regelmaBig ein Absinken des arteriellen Druckes, das 
eine Neigung zu langerer Nachwirkung zeigt (s. S. 97). 

Der EinfluB dieser veranderten Blutverteilung auf die Beschwerden 
der Kranken wie Sch1aflosigkeit, Eingenommensein des Kopfes, Druck
gefiihl in der Herzgegend u. dgl. ist ein ausgezeichneter. Insbesonders 
giinstig wirkt die Durchwarmung auf die vasomotorischen Storungen, 
auf das Gefiihl der Kalte, des Ameisenlaufens und Abgestorbenseins 
in den Gliedern oder auf die fliichtig wandernden Schmerzen in ver
schiedenen Korperteilen. 

Die Technik der Durchwarmung. Die Behandlung besteht in einer 
allgemeinen Diathermie. Diese kann nach Methode I oder II vor
genommen werden, doch sei in jedem Fall die Durchwarmung eine ganz 
leichte. Niemals darf sie das Gefiihl einer Ermiidung zuriicklassen. 
Eine Stromstarke von 1,3 -1,5 Ampere bei der 1. Methode, eine solche 
von 1,5-2,0 Ampere bei der II. Methode in einer Dauer von 20 Minuten 
diirfte geniigen. 

Vorwiegend amerikanische, aber auch einzelne franzosische Autoren wie 
Laq uerri ere verwenden an Stelle der allgemeinen Diathermie die lokale Diathermie 
des Herzens. Da die gesamte Blutmenge in wenigen Minuten immer wieder das 
Herz durcheilt, glauben sie auf diese Weise am wirksamsten allgemeine Zirkulations
stiirungen beeinflussen zu kiinnen. Sie ubersehen dabei, daB in den wenigen 
Sekunden, in denen das Blut bei seinem Durchgang durch das Herz den Hoch
frequenzstriimen ausgesetzt ist, eine nennenswerte Erwarmung desselben gar 
nicht stattfinden kann. Erwarmt wird einzig und allein der Herzmuskel mit seinem 
Nervenapparat. Was solI da8 fur einen Zweck haben, wenn die peripheren Arterien 
erkrankt sind? 1st es da nicht logischer und wirksamer, diese selbst zum Angriffs
punkt der Behandlung zu machen? 

Die ortlicbe Arteriosklerose: Claudicatio intermittens, Gangran. 
Die Kreislaufstorung kann sich auch auf einzelne GefaBbezirke 

Kowarschik, Diathermie. 6. Auf!, 10 
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beschranken oder in diesen mit besonderer Starke auftreten. Es machen 
sich dann mehr ortIiche Erscheinungen geltend, die teils in Schmerzen und 
anderen subjektiven Symptomen, teils in Kalte, Blasse, Zyanose oder 
spezifischen FunktionsstOrungen ihren Ausdruck finden. Als typisches 
Beispiel einer solchen ortIichen GefaBinsuffizienz mag die Dysbasia 
angiosclerotica (Claudicatio intermittens) dienen. 1m weiteren Verlaufe 
der Erkrankung kann es zu einem VerschluB der GefaBe (Endarteriitis 
obliterans) und schIieBlich zur Gangran kommen. 

lch habe eine betrachtIiche Zahl derartiger Erkrankungen, teils 
Faile von Claudicatio intermtttens, teils solche mit oQIiterierender 
Endarteriitis behandelt und dabei die Uberzeugung gewonnen, daB 
wir in der physikalischen Therapie kein wirksameres Mittel besitzen, 
um eine ortliche gestorte Zirkulation wieder herzustellen, als die Diather
mie. Mag auch die unmittelbar sichtbare Hyperamie, die ein galvanisches 
oder ein HeiBluftbad erzeugt, eine groBere sein, nachhaltiger und durch
greifender ist zweifeilos die Wirkung, welche die elektrische Durch
warmung auf den Kreislauf des Blutes ausiibt. 

Unter verschiedenen Erfolgen, die ich mit der Diathermie erzielte, ist mir 
insbesondere ein Fall von Endarteriitis ol?}iterans in Erinnerung, bei dem es 
mir gelang, dem Kranken die von den Arzten als unvermeidlich angesehene 
Amputation des Beines zu ersparen. Er liegt derzeit mehr als 5 Jahre zuriick 
und sein Erfolg ist ein bis heute bleibender. Es handelte sich um einen Arzt, der 
bereits seit mehreren Monaten an heftigen arteriosklerotischen Schmerzen zuerst 
in der Wade, dann auch im FuB litt. Nach vergeblicher Anw'endung von Warme 
in verschiedener Form, wechselwarmen FuBbadern u. dgl. zeigten sich im Friih
ling 1921 die ersten Erscheinungen ei.~er beginnenden Gangran an zwei Zehen 
des linken FuBes. Die behandelnden Arzte, darunter Prof. Eiselsberg, hielten 
die Abtragung des Beines am Oberschenkel fiir indiziert. Der Zufall wollte es, 
daB einer der KoIlegen zwei FaIle von Raynaudscher Erkrankung gesehen hatte, 
die ich mit Diathermie behandelt und kurz vorher in einer wissenschaftlichen 
Gesellschaft vorgestellt hatte. Auf seinen Vorschlag wurde dem Kranken noch 
eine Frist von 14 Tagen gewahrt, um einen letzten Versuch mit Diathermie zu 
machen. Nach 12 Sitzungen waren die Erscheinungen der drohenden Gangran 
zuriickgegangen, die Schmerzen waren wesentlich gebessert. Nach 25 Sitzungen 
ging der Patient geheilt nach Hause, ohne daB er auch nur eine Zehe verloren hatte. 
Er geht heute nach wie vor seinem arztlichen Berufe nacho 

Die Wirkung der Diathermie in diesen und in ahnlichen Fallen mag 
im ersten AugenbIick vieileicht wunderbar erscheinen, sie verliert aber 
viel von diesem Wunderbaren, wenn man iiberlegt, ;,}Vie sie iiberhaupt 
zustande kommt. Es ist kaum anzunehmen, daB die Diathermie schwer 
veranderte GefaBe wieder normal oder bereits verschlossene GefaBe 
wieder durchgangig macht. Sie fordert aber sicherlich die Zirkulation, 
soweit sie iiberhaupt noch vorhanden ist; sie fordert damit auch die 
Ausbildung eines kollateralen Kreislaufes und kommt dadurch der 
Natur in ihren Heilbestrebungen zu Hilfe. Gelingt es uns, durch Anregung 
der Zirkulation die Blutversorgung in den bedrohten Teilen nur so lange 
aufrecht zu erhalten, bis sich die auxiliaren Blutbahnen geniigend aus
gebildet haben, so haben wir damit auch die Gangran verhindert, den 
Arm oder das Bein gerettet. Das, was wir hier iiber die arteriosklerotische 
Gangran sagten, gilt natiirlich in ganz gleicher Weise fiir die Gangran 
aus anderen Ursachen wie Diabetes, Nikotinabusus u. dgl. (s. die Ar
beiten von Cluzet und Badin, Chevallier, Paizis). 
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Die Technik der Durchwarmung. Haben wir eine Claudicatio inter
mittens vor uns, dann wird es zweckmaBig sein, nicht allein die Waden, 
die gewohnlich den Hauptsitz des Schmerzes darstellen, sondern mog
lichst das ganze Bein zu durchwarmen, um so die Blutbewegung nicht 
nur in den kleinen, sondern auch in den groBeren GefaBen zu bessern. 
Man verwendet hierzu vielleicht am besten jene Methode, die ich zur 
Behandlung der lschias angegeben habe, wobei eine Elektrode (200 cm2) 

auf die Wade, eine zweite (400 cm2) auf die Streckseite des Oberschenkels 
und eine dritte (300 cm2) unter das GesaB zu liegen kommt (s. S. 134). 
Bei doppelseitiger Claudicatio intermittens wird es vielfach geniigen, 
wenn man je eine Elektrode (200 cm2) an beiden Waden befestigt und 
mit dem einen Pol verbindet, wahrend man den zweiten Pol in Form einer 
groBeren Platte unter das GesaB legt. Die Erwarmung ist wohl nicht ganz 
gleichmaBig, da· der Strom vorzugsweise den groBen GefaBen folgt, 
was aber im gegebenen Fall vielleicht sogar ein Vorteil ist. 

Liegt eine Endarteriitis obliterans mit lokaler Asphyxie oder bereits 
beginnender Gangran an den Zehen vor, so wird man begreiflicherweise 
den Wunsch hegen, auch die peripheren Teile in den Stromkreis ein
zubeziehen. lch mochte aber ausdriicklich darauf aufmerksam machen, 
daB von den meisten derartigen Kranken eine ortliche Durchwarmung 
der Zehen schlecht vertragen wird. Diese sind hochgradig empfindlich 
und reagieren auf einen Warmereiz meist ebenso mit einem Schmerz
anfall, wie sie dies auf einen Kaltereiz tun. Schon ein gewohnlicher 
Thermophor lOst nicht selten unertragliche Schmerzen aus und das 
gleiche habe ich bei Anwendung maBiger, durchaus nicht starker Dia
thermiestrome beobachtet. lch sehe deshalb in solchen Fallen in der 
Regel von einer direkten Durchwarmung der Zehen ab und begniige 
mich damit, die Blutversorgung dieser Teile indirekt zu heben, indem 
ich das ganze Bein nach einer der eben angefiihrten Methoden durch
warme. Eine Erweiterung und starkere Durchblutung der groBeren 
Arterien hat auch eine Besserung des Blutumlaufes in den peripheren 
Teilen zur Folge. 

Die Gefa.f3neurosen, die Gefa.f31ahmnng undErfrierung. 
Von den sonstigen ortlichen Erkrankungen der GefaBe seien hier 

noch im besonderen besprochen: 
Die GefaBneurosen. Bei diesen ist der Tonus der GefaBe entweder 

im Sinne einer Uber- oder Untererregung, also im Sinne einer HYEer
tonie oder Hypotonie geandert. 1m ersten Fall haben wir es mit einem 
GefaBkrampf, einem Angiospasmus zu tun, der meist anfallsweise auf
tritt und am haufigsten an den Fingern und Handen lokalisiert ist. 
Er gibt sich kund durch ein Erblassen der Haut, das an den Finger
spitz en einsetzt und proximal fortschreitet, entweder nur einzelne Finger 
oder auch die ganze Hand ergreift und von Kaltegefiihl, Parasthesien, 
ja selbst Schmerzen begleitet ist. 

Bei der GefaBschwache, der Angioparese dagegen handelt es sich 
um einen mehr dauernden Zustand, der gleichfalls durch Kaltegefiihl 
und Parasthesien, aber im Gegensatz zum GefaBkrampf durch eine 

10* 
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blauliche Verfarbung der Haut gekennzeichnet ist. Die angiospastischen 
GefaBe sowohl wie die angioparetischen sind gegen Kalteeinfliisse unge
mein empfindlich. Die Beschwerden sind in der kalteren Jahreszeit, 
also im Winter, in der Regel viel schlechter, im Sommer, in der Warme 
wesentlich besser oder auch vollkommen fehlend. Es lag darum nichts 
naher, als diese Erfahrung ausniitzend, bei den Angioneurosen die 
Diathermiewa,rme zu versuchen. In der Tat hat sie sich sowohl bei 
dem GefaBkrampf wie bei der GefiiBschwache auBerst niitzlich erwiesen. 
Die Hochfrequenzstrome setzen durch ihren beruhigenden EinfluB die 
gesteigerte Reflexerregbarkeit herah, sie wirken also krampflosend, 
andererseits erweisen sie sich aber auch durch die arterielle Hyperamie, 

welche sie erzeugen, gegen die 
venose Stauung bei der GefiiB
parese wirksam. 

Zu den Angioneurosen rechnet 
man im weiteren Sinn auch den 
Morbus Raynaud, die symmetrische 
Gangran, die von den meisten 
Autoren heute als ein zentral be
dingtes Leiden angesehen wird. 
Wenn man bei dieser Erkrankung 
rechtzeitig eingreift, das will sagen, 
nicht erst dann, wenn sich die 
Gangran dokumentiert, so kann 
man auch hier mit der Diathermie 
manches erzielen. 1m Stadium der 
Gangran allerdings habe ich kaum 
jemals einen Erfolg gesehen. 

Die GefaJ.Uiihmung als Begleit· 
erscheinung einer motorischen I.iih· 

Abb. 92. Nasenelektrode. mung. Wir sehen sie sowohl bei 
Lahmungen peripherer Nerven wie 

des Nervus radialis oder des N. peroneus, als auch bei zentralem Sitz 
der Lahmung wie bei der Poliomyelitis anterior. Die Lahmung kenn
zeichnet sich objektiv durch die Hypothermie und die Zyanose der von 
der Lahmung befallenen Teile, subjektiv durch Kaltegefiihl und Par
asthesien. Die letzteren Beschwerden sind oft so stark, daB der 
Wunsch der Kranken verstandlich wird, dagegen etwas zu tun. Auch 
hier erweist sich die Diathermie sehr vorteilhaft, wie wir bereits bei der 
Poliomyelitis anterior acuta ausgefiihrt haben. 

Die Erfrierung. Diese ist in den leichteren Graden durch eine GefiiB
schwache oder Lahmung gekennzeichnet, in schwereren Fallen gesellen 
sich entziindlich exsudative Veranderungen hierzu, die unter dem N amen 
Frostbeulen bekannt sind. Bei weiterem Verlauf kann es auch zu einem 
Zerfall des geschadigten Gewebes, zu einer Geschwiirsbildung kommen. 
Die giinstige Wirkung der Diathermie bei Erfrierungen wurde von ver
schiedenen Seiten betont (Bucky, Laqueur, Griinbaum u. a.). Auch 
meine Erfahrungen bestatigen das gleiche. Am augenscheinlichsten ist 
der Erfolg dart, wo chronische Infiltrationen in Form von Frostbeulen 
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bestehen. Nicht selten vereinige ich bei Erfrierungen die elektrische 
Durchwarmung mit einer Quarzlichtbestrahlung, wei! diese auch fUr 
sich aHein erfahrungsgemaB recht giinstig wirkt. 

Die Technik der Durchwarmung. Bei den besprochenen Erkrankungen 
wird es sich empfehlen, auch wenn die Erkrankung in den peripheren 
Teilen, den Fingern und Zehen lokalisiert ist, die Extremitat moglichst 
der ganzen Lange nach zu durchwarmen, um so die Zirkulation moglichst 
ausgiebig zu beeinflussen. Man wird also bei einer Erkra,nkung der Hand 
die Finger in eine Schale tauchen lassen, wie dies in Abb. 77 auf S. 123 
dargesteHt ist und die zweite Elektrode in Form einer Bleiplatte (200 bis 
300 cm2) am Riicken befestigen. Bei einer Erkrankung an den unteren 
Extremitaten wird man eine Wasserelektrode fiir die Zehen (s. S. 127) 
mit einer Riickenelektrode bzw. GesaBelektrode kombinieren. Zur Be
handlung der Nase beniitze ich gewohnlich ein in Abb. 92 dargestelltes 
Bleiblech mit seitlich aufgebogenen Randern, an das ein Kabel unmittel
bar angelOtet ist. Diese Nasenelektrode lasse ich entweder von dem 
Kranken halten oder fixiere sie durch ein Pflaster. 

Die arterielle Hypertension. 
Allgemeines. Der arterielle Hochdruck ist, wie seit langem bekannt, 

am haufigsten die Folge einer Schrumpfniere oder Arteriosklerose. 
Wir sprechen dann von einer sekundaren Hypertension. Es kann aber 
ein arterieller Hochdruck auch ohne uachweisbare andere Erkrankungen, 
also anscheinend primar vorkommen. In diesen Fallen handelt es sich 
wahrscheinlich um eine neurogen bedingte funktionelle Ubererregbarkeit 
der Arterienmuskulatur. Eine solche Hypertonie kann eine voriiber
gehende sein (GefaBkrisen), sie kann sich aber auch dauernd etablieren. 
DaB es unter dem bleibenden Hochdruck schlieBlich zu einer Schadigung 
der GefaBwande selbst kommt, ist begreiflich. Hier haben wir die Briicke 
zu den eigentlichen GefaBerkrankungen, zur Arteriosklerose. Nicht 
selten finden wir Kranke, bei denen die neurogene wie die arterioskle
rotische Komponente an dem bestehenden Hochdruck in einer kaum 
zu trennenden Weise beteiligt sind. 

Seitdem M 0 u ti er z uerst die Mitteilung machte, daB die Hochfreq uenz
strome bei der Arteriosklerose den Blutdrnck herabsetzen, ist die Dis
kussion iiber diese Frage nie mehr zur Ruhe gekommen. Die von den 
Franzosen zuerst empfohlene Autokonduktion im Kafig erwies sich 
als nicht sehr zuverlassig, wie aus den widersprechenden Urteilen der 
verschiedenen Forscher hervorging, von denen die einen die Erfolge 
dieser Methode iiberschwanglich priesen, die anderen vollkommen 
leugneten. Mehr Anerkennung wuBte sich die Behandlung auf dem 
Kondensatorbett zu verschaffen, weshalb sie heute von den meisten 
Elektrotherapeuten der Behandlung im Kafig vorgezogen wird. Einen 
weiteren und entscheidenden Fortschritt stellt aber die Diathermie dar. 
Waren friiher die Ansichten iiber die Wirkung der Hochfrequenzstrome 
auf den Blutdruck geteilte, so sind jetzt so gut wie aIle Untersucher 
dariiber einig, daB die Hochfrequenzstrome in Form der allgemeinen 
Diathermie den arteriellen Blutdruck herabsetzen. 



150 Die therapeutischen Anzeigen der Diathermie. 

Wir haben in dem Abschnitt liber die physiologischen Wirkungen 
der Diathermie auf S. 96 bereits eingehend liber den EinfluB der 
Diathermie auf den Blutdruck gesprochen und es wiirde eine Wieder
holung bedeuten, wollten wir das dort Gesagte hier nochmals ausfiihrlich 
wiedergeben. Es sei nur kurz zusammengefaBt: Eine allgemeine Durch
warmung setzt den arteriellen Druck herab, indem sie die peripheren 
GefaBe erweitert und damit die Kreisla ufwiderstande vermindert (B r a un
warth und Fischer, Nagelschmidt, Laqueur, Lahmeyer, Bor
dier, Cumberbatch u. a.). Eine solche Herabsetzung des Blutdrucks 
ist schon bei den meisten gesunden Menschen nachweisbar, ist aber 
noch viel ausgesprochener bei Kranken mit Hypertension. Wesentlich 
erscheint mir die Beobachtung Lahmeyers, daB das Absinken des 
Blutdrucks bei solchen Kranken nicht nur starker, sondern auch anhal
tender ist als bei Gesunden. Wahrend bei diesen die durch die Diathermie 
erzeugte Blutdrucksenkung meist schon nach einer halben Stunde 
ihren Ausgleich findet, ist sic bei Kranken mit Hypertension noch nach 
2 Stunden nachweisbar. Steigt der Blutdruck auch bei ihnen ganz 
allmahlich wieder an, so bleibt doch nach jeder Durchwarmung eine 
kleine Blutdruckverminderung zurlick, die sich bei fortgesetzter Behand
lung durch Summation zu einer bleibenden Blutdrucksenkung ver
groBert. Der Erfolg scheint dort am ausgesprochensten zu sein, wo der 
arterielle Hochdruck neurogenen Ursprungs ist, also auf einer hyper
tonischen Erregung der Arterienmuskulatur beruht. Der beruhigende 
EinfluB der Diathermie auf das gesamte Nervensystem, insbesondere 
auf die Reflexerregbarkeit, macht ihre Einwirkung auf die Hypertonie 
durchaus verstandlich. Aber selbst dort, wo ein deutliches Absinken 
des Blutdrucks nicht zu erzielen ist, kann man haufig eine Besserung 
der subjektiven Beschwerden beobachten. Der Kopfdruck, das Schwindel
gefiihl verringern sich, die Kranken fiihlen sich wesentlich wohler, ihre 
geistige und korperliche Leistungsfahigkeit nimmt zu. 

Wir haben wohl heute in der physikalischen Therapie kein einziges 
Mittel, das nur annahernd so zuverlassig einen pathologisch erhohten 
Blutdruck zu vermindern imstande ware wie die Diathermie. Ihr gegen
liber mlissen auch die alteren Methoden der Hochfrequenztherapie, 
vor allem die Arsonvalisation im Kafig vollkommen zurlicktreten, eine 
Ansicht, die ich schon lange vertrete und die heute auch von Bordier, 
Duhem, Delherm und Laquerriere, Cumberbatch und anderen 
Forschern geteilt wird. 

Die Technik der Durchwarmung. Als Behandlungsmethode kann 
nur die allgemeine Diathermie in Frage kommen, die man entweder 
nach Methode I oder Methode II ausfiihrt, wobei im ersten Fall eine 
Stromstarke von 1,5, im zweiten Fall eine solche von 2,0 Ampere als 
oberste Grenze anzusetzen ware. Die Erwarmung darf nur eine maBige 
sein, es solI zu einem allgemeinen angenehmen Warmegeflihl, nie aber 
zu einer Uberhitzung oder zu einem SchweiBausbruch kommen. Bei 
Verwendung einer zu groBen Stromstarke oder bei allzu langer Behand
lungsdauer bleibt der Erfolg nicht selten aus, ja er kann sich geradezu 
in das Gegenteil verkehren, das heiBt es kann zu einer Blutdruck-
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erhohung kommen. Darauf mochte ich nachdriicklich hinweisen. Nach 
der Behandlung ist eine 1/2-1 stiindige Ruhe geboten. 

Hat sich nach etwa 20 Sitzungen der Blutdruck auf ein niedrigeres 
Niveau eingestellt, so wird die Behandlung ausgesetzt. Nach 3 Monaten 
ist die Kur in gleicher Weise zu wiederholen, eventuell nach Ablauf einer 
gleichen Pause noch ein drittes Mal, um den Erfolg zu befestigen. In 
einigen Fallen, wo der Blutdruck ein besonders hoher oder die Beschwer
den besonders starke waren, habe ich der Diathermie eine Venaesectio 
vorausgeschickt und ich glaube, daB dies den Erfolg der Behandlung 
nicht unwesentlich unterstiitzt hat. 

VI. Die Erkrankungen der I~uftwege, der IJunge 
und des Rippenfelles. 

Die Erkrankungen del' Luftwege. 
TIber die Diathermie bei Erkrankungen der Luftwege ist bisher 

in der Literatur nicht viel mitgeteilt worden. Tsinoukas (Athen) 
glaubt in einer einzigen Sitzung einen akuten Schnupfen kupieren zu 
konnen, indem er mit zwei auBen an die Nase angelegten Elektroden 
einen Strom von 0,5 Ampere 20-25 Minuten lang durchleitet. Hamm 
will von der Diathermie schone Erfolge bei Heuschnupfen gesehen haben 
und gab fUr diesen Zweck eine Elektrode an, die in die Nase selbst einzu
fiihren ist. Bestatigungen der einen wie der anderen Empfehlung stehen 
noch aus. Blakesley hat die Hochfrequenzwarme bei hypertrophischen 
Nasenkatarrhen und Kieferhohleneiterung erfolgreich angewendet. lch 
selbst sah in ein paar Fallen von chronischer Laryngitis verbunden mit 
Heiserkeit und Schmerzen einen schonen Erfolg von der Diathermie. 

Die El'krankungen del' Lunge und df's Rippenfelles. 
Anzeigen. Von den Erkrankungen der Lunge ist es in erster Linie 

die chronische Bronchitis, welche fUr die elektrische Durchwarmung 
in Betracht kommt. Sie ist in vielen Fallen ein dankbares Behandlungs
objekt fiir die Diathermie. Die Kranken fiihlen haufig schon nach wenigen 
Durchwarmungen eine Verminderung ihrer Atemnot, der Hustenreiz 
wird verringert, die Expektoration erleichtert. Diese Besserung pflegt 
im Verlaufe der Kur fortschreitend zuzunehmen und geht Hand in Hand 
mit einer Besserung des objektiven Befundes (Nagelschmidt, HeB, 
Braun, Kowarschik, Griinsfeld u. a.). 

Recht giinstig wirkt die Diathermie auch beim Asthma bronchiale. 
lch pflege hier die Durchwarmung mit Quarzlichtbestrahlungen der 
Brust und des Riickens zu verbinden, die bis zur intensiven Erythem
bildung getrieben werden. lch habe von dieser kombinierten Behandlung 
ausgezeichnete Erfolge gesehen. Sicher tragt der intensive Lichtreiz 
dazu bei, eine Umstimmung des autonomen Systems zu erzielen. 

Gassul hat beim Asthma bronchiale eine Diathermie der Milz empfohlen 
ausgehend von der theoretischen Erwagung, daB die Milz das Hauptorgan fiir die 



152 Die therapeutischen Anzeigen der Diathermie. 

Bildung von Antikorpern ist und daB die Bildung dieser durch die diathermiscb 
ausgeloste Hyperiimie unterstiitzt werden konnte. 

In del' amerikanischen Literatur spielt heute die zuerst von Stewart 
angegebene Behandlung del' kruposen Pneumonie mit Diathermie eine 
groBe Rolle. Nach diesem Autor solI die Behandlung moglichst friihzeitig, 
d. h. sofort mit Beginn des Fiebers einsetzen und 2-3 mal taglich in der 
Dauer von 20-30 Minuten (1,5-2,0 Ampere mit einer ElektrodengroBe 
von 200 cm2) bis zur Entfieberung fortgesetzt werden. In schweren 
Fallen kann man auch eine Stunde lang durchwarmen, dann eine Stunde 
aussetzen, urn wieder eine Stunde zu diathermieren usw. Die Zirkulation 
in del' Lunge wird nach Stewart dadurch wesentlich gebessert, was 
in einer Verlangsamung und Kraftigung des Pulses seinen Ausdruck 
findet. Besonders auffallend ist das rasche Nachlassen del' Schmerzen 
und die Erleichterung der Expektoration. Durch reichliche SchweiB
bildung solI die Ausscheidung del' Toxine gefordert werden. Von 41 Fallen, 
die Stewart derart behandelte, starben 17%, wahrend von21 Kontroll
fallen, die in gleicher Weise aber ohne Diathermie behandelt wurden, 
nahezu 43 0/ 0 zugrunde gingen. Die Angaben Stewarts wurden von 
Sampson, Snow, Miller, Mercier, Walsh und Groesbeck u. a. 
bestatigt. 

Ich selbst habe die Diathermie wohl nicht im akuten Stadium der 
Pneumonie angewendet, doch hatte ich Gelegenheit in 5 Fallen, bei 
denen sich die Losung des Exsudates stark verzogerte und bei denen 
trotz Abfall des Fiebers die Dampfung und das Bronchialatmen, begleitet 
von Zyanose, Atemnot und Husten, weiter bestanden, einen giinstigen 
EinfluB der Diathermie auf die Resorption des Exsudates zu beobachten. 

Ebstein, Kleinschmidt und Herzer berichten iiber Erfolge, die 
sie bei der Behandlung des Keuchhustens mit der Diathermie erzielten. 

Ein besonderes Kapitel stellt die Lungentuberkulose dar. 
Einzelne Autoren wie Rautenberg und KalkeI' haben bei dieser 
iiber giinstige Beobachtungen berichtet, letzterer sah in einigen Fallen 
eine "eklatante, objektive Besserung". Auch mir schien in ein paar 
Fallen von Apizitis, die ich diathermierte, del' EinfluB del' Durchwarmung 
kein ungiinstiger zu sein. Alle diese Beobachtungen zusammengenommen, 
sind abel' ihrer Zahl nach viel zu gering, urn aus ihnen ein endgiiltiges 
Urteil iibel' die Bedeutung del' Diathermie fiil' die Lungentuberkulose 
zu ziehen. Ein solches konnte nur aus langen, systematisch durch
gefiihrten Versuchsreihen an einer groBen Zahl von Kranken gewonnen 
werden. Derartige Untersuchungen wurden abel' bisher nicht angestellt. 

Da nach Bier jede aktive Hyperamisierung tuberkulOser Krank
heitsherde kontraindiziert ist, so scheint mir auch bei del' Diathermie 
tuberkulOser Lungen Vorsicht geboten. Ich halte es nicht fUr aus
geschlossen, daB durch eine allzu intensive Durchwarmung ortlich 
begrenzte Prozesse aktiviert, das heiBt zu einer akut fieberhaften 
Reaktion gebracht werden konnen, womit die Gefahr einer Ausbreitung 
der Infektion gegeben ist. 

Eine Gegenanzeige fUr die Durchwarmung der Lunge bildet die 
Hamoptoe odeI' die Neigung zu solcher, da die Erzeugung einer arteriellen 
Hyperamie die Gefahr einer Blutung erhoht. 
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Die eben fiir die Lungentuberkulose angestellten Erwagungen 
gelten in gleicher Weise auch fiir die Pleuritis, die ja in den meisten 
Fallen tuberkuloser Natur ist. Bei frischen, insbesondere von Fieber 
begleiteten Erkrankungen mochte ich die Diathermie fUr unzweckmaBig 
halten. Nach Abklingen des akuten Stadiums oder bei chronischem 
Verlauf dagegen scheint die Diathermie bei der exsudativen sowohl wie 
bei der fibrinosen Pleuritis einen nicht ungiinstigen Einflu13 zu haben. 
Es macht den Eindruck - wir haben hier leider keinen anderen MaBstab 
als den subjektiven -, als ob die Exsudate unter der Diathermie
behandlung rascher zur Aufsaugung gebracht werden konnten. GewiB 
aber werden die Schmerzen wie auch der Hustenreiz gebessert. Hirsh 
sah eine gute Wirkung der Diathermie auch bei Empyemen und berichtet 
ausfiihrlich iiber einen Fall, der nach wiederholtem und erfolglosem 
chirurgischen Eingriff durch die Diathermie geheilt wurde. 

Adam, Griinbaum, Griinsfeld, Laqueur u. a. empfehlen die 
Diathermie auch zur Behandlung der Adhasionsschmerzen. Gleich
wie bei den akut entziindlichen kann man auch bei den durch Adhasion 
bedingten Schmerzen des Rippenfells dem Kranken durch die Dia
thermie eine wesentliche Erleichterung verschaffen. 

Die Technik der Lungendiathermie ist verschieden, je nachdem man 
die ganze Lunge oder nur Teile derselben durchwarmen will. 1m ersten 
Fall verwendet man zwei gleichgroBe Bleiplatten (300-400 cm2), die 
man auf die Vorder- und Riickseite des Brustkorbes auflegt und durch 
Binden befestigt, wenn man es nicht vorzieht" den Kranken in liegender 
Stellung zu behandeln, wobei die riickwartige Platte, die auf einem 
weichen Polster liegt, durch das Korpergewicht, die vordere durch die 
Hande des Patienten oder einen leichten Sandsack angedriickt wird. 
Stromstarke 1,0-1,5 Ampere. 

Bei der Durchwarmung einer Lungenhalfte oder eines Lungenlappens 
wahlt man entsprechend kleinere Elektroden. Sollen wandstandige 
Infiltrate, pleurale Adhasionen oder umschriebene Schwarten behandelt 
werden, so kann man auch zwei ungleichgroBe Elektroden verwenden, 
von denen die kleinere als aktive iiber dem Krankheitsherd, die groBere 
als inaktive, ihr diametral gegeniiber zu liegen kommt. 

Adam empfahl zur Nachbehandlung der Pleuritis, urn die Verwachsungen 
der Pleurablatter zu verhindern oder urn bereits vorhandene Verwachsungen zu 
lockern, die Diathermie mit der Vberdruckatmung in der pneumatischen Kammer 
zu kombinieren, und zwar in der Weise, daB die Durchwarmung der Behandlung 
in der Kammer unmittelbar vorausgeht. 

VII. Die Erkranknngen der Verdannngsorgane. 
Die Erkrankungen des Hagens. 

Magenschmerzen (Gastralgie). Die Warme wirkt schmerzstillend 
und beruhigend auf die sensiblen Nerven, eine Erfahrung, die wir uns 
therapeutisch seit langem zu Nutze machen, indem wir warme Um
schlage, Thermophore u. dgl. bei Magenschmerzen verordnen. Die 
elektrische Durchwarmung zeigt sich nun, wie mich die Erfahrung 
lehrte, haufig jeder anderen Warmeanwendung iiberlegen und die 
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Diathermie erscheint mir daher als eines der geeignetsten Mittel bei 
Ubererregbarkeit der sensiblen Magennerven. 

Motorische Storungen (Atonie, Pylorospasmus, Kardiospasmus). Wie 
Liidin sowohl durch Rontgenuntersuchungen als durch das Tier
experiment nachweisen konnte (S. 101), wirkt die Diathermie fordernd 
auf die Peristaltik des Magens. Die peristaltischen Wellen werden kraftiger 
und tiefer und die Entleerungszeit des Magens wird durch die Diathermie 
deutlich abgekiirzt. Diese Forderung der Peristaltik war im Tier
experiment auch dann nachweisbar, wenn die physiologische Magen
bewegung durch Vagusdurchschneidung, Atropin- oder Urethanwirkung 
gehemmt worden war. Wir diirfen aus diesen Versuchsergebnissen wohl 
die Berechtigung ableiten, die Diathermie bei atonischen Zustanden 

Abb. 93. Aufnahme (liegend) 8 Stunden 
nach Einnahme des Bariumbreies ohne 

Diathermie. 

Abb.94. Aufnahme (liegend) 4 Stunden 
nach Einnahme des Bariumbreies nach 

Diathermie. 

des Magens therapeutisch anzuwenden. Das ist wohl bisher noch mcht 
in entsprechendem MaBe geschehen. 

Viel haufiger verwenden wir die Warme bei hypertonischer Erregung 
der Magenmuskulatur, besonders beim Pylorospasmus und Kardio
spasmus, und wie die Erfahrung lehrt mit gutem Erfolg. Der Wider
spruch, der in diesen gegensatzlichen Indikationen zu liegen scheint, 
fand durch die Untersuchungen Liidins seine Aufklarung. Dieser Autor 
diathermierte eine Reihe von Kranken, bei denen klinisch und ront
genologisch die Erscheinungen eines Pylorospasmus (Pylorusstenose) 
nachweisbar waren, urn den EinfluB der Warme auf die Magenentleerung 
zu beobachten. Die Beobachtung geschah mit Hilfe der Rontgenstrahlen. 
Dabei handelte es sich ausschlieBlich um Kranke, bei denen spater 
entweder durch Operation oder Sektion die Richtigkeit der klinischen 
Diagnose sichergestellt werden konnte. Es zeigte sich nun, daB unter 
dem EinfluB der Diathermie die Magenentleerung wesentlich beschleunigt 
wurde, was wohl in erster Linie der krampflosenden Wirkung der Warme 
zuzuschreiben ist. Der bei allen Untersuchten rontgenologisch fest
gestellte "Sechs·Stunden·Rest" war unter dem EinfluB der Warme 
ausnahmslos verschwunden. Ein ganz besonders in die Augen springendes 
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Beispiel dieser Art zeigen die Abb. 93 und 94, die ich der Arbeit Liidins 
entnehme. Es besteht also kein Zweifel, daB wir in der Diathermie 
ein ausgezeichnetes Mittel besitzen, um spastische Zustande der Magen
muskulatur erfolgreich zu bekampfen. lch selbst habe die Diathermie bei 
solchen Zustanden mit Erfolg angewendet. To bIer sah eine giinstige 
Wirkung der Durchwarmung beim Pylorospasmus von Sauglingen, 
Fraikin gleiches bei Erwachsenen. 

Ich selbst habe einmal einen Kardiospasmus bei einem jungen Madchen in 
15 Sitzungen geheilt. Die Behandelte konnte. :wieder Fleisch und Gemuse essen, 
was sie seit 4 Jahren nicht mehr vermochte. Uber einen ahnlichen Fall berichtet 
Brunner-Ornstein. Es handelte sich um einen Kardiospasmus, der seit 18 Jahren 
hestand und nach 3 Diathermiesitzungen geheilt war. 

Sekretorische Storungen. Liidin konnte bei seinen Untersuchungen 
an 23 Magenkranken einen EinfluB der Diathermie auf die Magen
sekretion nicht nachweisen. Weder die Gesamtaziditat, noch auch 
der Gehalt an freier Salzsaure oder Labferment wurde durch eine lokale 
Durchwarmung des Magens in deutlicher oder regelmaBiger Weise 
beeinfluBt. 

1m Gegensatz dazu stehen die Mitteilungen anderer Autoren. 
Bordier lobt vor allem den EinfluB der Diathermie bei sekretorischen 
MagenstOrungen (Gastropathies). Sowohl bei Hyper- wie bei Hypo
aziditat erweist sich nach ihm die elektrische Durchwarmung gleich 
wirksam. Auch Setzu teilt eine Reihe ausfiihrlicher Krankengeschichten 
mit, welche die giinstige Wirkung der Diathermie auf die gestorte Sekre
tion des Magens dartun. Fortlaufende chemische Untersuchungen 
des Magensaftes zeigten, daB sich unter der Diathermiebehandlung 
die mangelhafte Salzsauresekretion zunehmend besserte oder daB eine 
iibermaBige Salzsaureausscheidung abnahm. Gleichzeitig hob sich auch 
die motorische Funktion des Magens. Hand in Hand damit verschwanden 
die subjektiven Beschwerden dieser Kranken, bestehend in Schmerzen 
nach dem Essen, Blahungen, AufstoBen oder Erbrechen. 

Kauftheil und Simo konnten einen ausgesprochenen EinfluB der 
Diathermie auf die Magensekretion beim Ulcus duodeni nachweisen, 
bei dem sich regelmaBig ein recht bedeutendes Absinken des Sauregehaltes 
im Mageninhalt ergab. Nicht ganz so verhielten sich FaIle von Ulcus 
ventriculi, Gastritis und Atonie. Sie zeigten ein wechselndes Verhalten, 
wobei jedoch mit wenigen Ausnahmen gleichfalls eine Neigung zur 
Aziditatsabnahme deutlich hervortrat. Personen mit gesundem Magen 
lieBen keine oder eine nur unwesentliche Beeinflussung der Sekretion 
erkennen. 

Das Ulcus ventriculi (duodeni). Wie bekannt, hat schon vor vielen 
.Jahren Leu be die systematische Warmebehandlung mittels Kata
plasmen beim Ulcus ventriculi empfohlen und diese Therapie hat sich, 
wie die Erfahrung zeigte, auch ausgezeichnet bewahrt. Es liegt nun 
der Gedanke nahe, an Stelle der Kataplasmen die tiefer und gleich
maBiger wirkende Diathermie zur Anwendung zu bringen. Dagegen 
konnte man nun einwenden, daB die Diathermie durch die aktive 
Hyperamisierung der Schleimhaut die Gefahr einer Blutung erhoht, und 
dieser Einwand wurde in der Tat von verschiedenen Autoren erhoben. 
Wie steht es nun mit der Gefahr einer solchen Blutung? Zunachst 
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muB festgestellt werden, daB auch bei der Anwendung von Kataplasmen 
eine Hyperamisierung der Magen-Darmschleimhaut zustande kommt, 
die auch im Tierexperiment nachgewiesen wurde, und daB Leu be 
und mit ihm viele andere gerade in dieser Hyperamisierung die Heil
wirkung der Kataplasmen beim Ulkus erblicken. Nun hat die Praxis 
gelehrt, daB durch die Leubesche Behandlung die Gefahr der Blutung 
eher vermindert als erhoht wird. Das liegt wohl darin, daB die Warme, 
wie Liidin in seinen schonen Untersuchungen zeigte, den Pyloro
spasmus und damit die Stagnation des Mageninhaltes rasch und prompt 
beseitigt. Damit aber entfallt gleichzeitig eine der Hauptquellen fUr 
die Blutung, die mechanische Reizung der Geschwiirsflache, die zweifel
los viel gefahrlicher ist als die durch die Warme bedingte Hyperamie. 
Dazu kommt, daB die Diathermie auf die bei Ulkus in der Regel be
stehende Hyperaziditat einen giinstigenEinfluB ausiibt, wie dies Bordier, 
Setzu, Kauftheil und Simo nachwiesen. lch glaube daher, daB die 
friiher aus theoretischen Erwagungen abgeleiteten Bedenken beziiglich 
derBlutungsgefahr nicht mehr zuRecht bestehen und daB die Diathermie
behandlung des Magen- und Duodenalgeschwiirs, wie sie zuerst von 
Ru bens (1915), dann spater von Nemours empfohlen wurde, ihre volle 
Berechtigung hat. 

Die Technik der Magendiathermie ist einfach. Man legt eine Blei
platte (200 cm2) auf die Magengegend, eine etwas groBere ihr gegeniiber 
auf den Riicken. Die Stromstarke sei eine maBige, etwa 1,0-1,5 Ampere, 
die Einwirkung dafUr aber eine moglichst lange dauernde. Will man 
im besonderen auf die Kardia oder den Pylorus einwirken, so wird man 
die Platten in der Hohe dieser einstellen. 

Briinner-Ornstein verwendete in ihrem oben erwahnten Fall von Kardio
spasmus eine Osophaguselektrode in der Art einer Gottsteinsonde, d. h. eines 
Schlauches, der an seinem unteren Ende eine tierische Blase tragt, die mit Wasser 
gefiillt wird. Diese Blase iibernimmt einerseits die Stromleitung, andererseits 
wirkt sie durch den Wasserdruck meehaniseh dilatierend. 

1m Gegensatz zu der von mir geiibten milden Durehwarmung empfehlen 
Bordier und Setzu Durehwarmungen mit groBer Stromstarke und langer Dauer. 
Auf das Epigastrium kommt eine Elektrode von 200 em2, ihr gegeniiber auf 
dem Riieken eine etwas gr6Bere von 300 em 2• Die Stromstarke sehwankt von 
1,0-2,5 Ampere (! ?). Der Kranke, der so 1/2-1 Stunde durehwarmt wird, gerat 
dabei in heftigen SehweiB. Die Sitzungen werden am besten jeden Morgen oder 
3-4 Stunden naeh dem Mittagessen vorgenommen. 

Die Erkrankungen des Darmes. 
Anzeigen. Die seit alters her bekannte krampflosende Wirkung der 

Warme ermiichtigt uns, die Diathermie bei allen jenen Zustanden zu 
versuchen, die wir ursachlich auf spastische Kontraktionen der Darm
muskulatur zuriickfUhren. Diese zeigen sich bald unter dem Bild der 
spastischen Obstipation, bald wieder auBern sie sich in kolikartigen 
Schmerzen, Blahungen, Appetitlosigkeit, dem Gefiihl von Schwere 
im Unterleib u. dgl., Erscheinungen, die nicht selten als chronische 
Appendizitis, organische Stenose oder peritoneale Adhasionen miB
deutet werden. Das rasche Verschwinden dieser Beschwerden oft schon 
nach wenigen Durchwarmungen ist meiner Ansicht nach auch diagnostisch 
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verwertbar, indem es fur eine funktionelle und gegen eine anatomische 
Ursache spricht. Ich habe in vielen Fallen von spastischen StOrungen 
der Darmtatigkeit die Diathermie mit ausgezeichnetem Erfolg ver
wendet. 

Ahnliches gilt auch fur die Appendizitis im subakuten und chronischen 
Stadium. Die akute Appendizitis mochte ich trotz der Empfehlung 
von King gleich anderen akuten infektiosen Prozessen (s. S. 117) als 
Gegenanzeige betrachten mit Rucksicht darauf, daB die reaktiv gesteigerte 
Blut- und Lymphbewegung leicht zu einer Verschleppung der Eiterungs
erreger und damit zu einer Ausbreitung der Entzundung fuhren kann. 
In chronischen Fallen mag die Durchwarmung am Platze sein. Natur
lich immer unter der V oraussetzung, daB kein Eiterherd vorhanden 
ist, der einen chirurgischen Eingriff angezeigt erscheinen laBt. Die 
wichtigste Aufgabe fallt der Diathermie meiner Ansicht nach dort zu, 
wo nach einer bereits vollzogenen Appendektomie immer noch Schmerzen 
bestehen, die teils durch chronisch entzundliche Vorgange am Peri
toneum, teils durch narbige Verwachsungen desselben bedingt sein 
konnen. Hier vermag die Diathermiewarme oft besser als irgendein 
anderes Mittel die Beschwerden zu lindern. Ich mochte die Diathermie 
daher weniger zur Behandlung als zur Nachbehandlung der Appendizitis 
fur geeignet halten, vor aHem in jenen Fallen, wo der chirurgische Eingriff 
die Beschwerden nicht vollkommen zu beseitigen vermochte. In diesem 
Sinn wird die Durchwarmung auch von Durand und Nemours gelobt. 

Die gleich gunstige Wirkung, welche die Diathermie bei pleuritischen 
Adhasionen entfaltet, konnen wir auch bei Verwachsungen des Bauch
felles feststellen, welche als die Folge der verschiedensten entzundlichen 
Vorgange des Magens, des Darms, der Gallenblase und anderer Bauch
organe zuruckbleiben. Werden durch die Diathermie auch die narbigen 
Verklebungen nicht gelOst, so werden durch sie doch die subjektiven 
Beschwerden der Kranken, die Schmerzen und Verdauungsstorungen 
in auffallender Weise gebessert. 

Von sonstigen Erkrankungen des Darmes kamen noch Colitis membra
nacea in Betracht, die vonLaqueur, Bordier undFraikin zurDiather
miebehandlung empfohlen wird. An dieser Stelle mochte ich auch einer 
Indikation Erwahnung tun, die zuerst von Picard aufgestellt wurde. 
Es ist dies die kombinierte Behandlung von Osophagus- und Rektum
strikturen mit Diathermie und Dilatation. Die der Durchwarmung 
folgende Hyperamie und serose Durchtrankung des Narbengewebes 
macht dieses leichter dehnbar und setzt gleichzeitig die Schmerzhaftigkeit 
des Eingriffes herab. Fur die Behandlung kommen natiirlich nur gutartige 
Strikturen in Betracht, nicht aber solche, welche durch maligne Tumoren 
gesetzt werden (s. a uch die Ar beit von H e i n d I , Litera turverzeichnis S .235). 

Die Technik der Darmdiathermie. Bei der Durchwarmung legt 
sich der Kranke mit dem unteren Teil des Ruckens auf eine Bleiplatte 
(300-400 cm2), wahrend eine etwas kleinere Platte (200-300 cm2), 

durch einen Sandsack beschwert, auf dem Bauche ruht. Strom starke 
1,0-1,5 Ampere. Will man die Durchwarmung auf bestimmte Darm
teile oder Organe beschranken, so nimmt man entsprechend kleinere 
Elektroden, die man einander diametral gegenuberstellt. 
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Zur Behandlung der Rektumstrikturen benutzt man am besten als 
Elektrode eine Hegarbougie in einer Starke, die gerade noch die engste 
Stelle der Striktur passiert. Sie wird mittels Klemme und Kabel an den 
einen Pol des Apparates angeschlossen. An den zweiten Pol kommen zwei 
Bleiplatten, von denen die eine unter das Kreuzbein, die andere uber die 
Symphyse gelegt wird. Strom starke bis 1,5 Ampere. Behandlungszeit 
20-30 Minuten. 

Die Erkranknngen der Gallenwege. 
Allzeigell. Wir wollen unter den Erkrankungen der Gallenwege 

vornehmlich die Cholangitis, die Cholezystitis und die Cholelithiasis 
verstehen, die ja alle untereinander in enger atiologischer Beziehung 
stehen. Die Cholangitis fiihrt haufig zu einer Cholezystitis, diese wieder 
zur Cholelithiasis. Umgekehrt kann die Steinbildung die Ursache einer 
Cholezystitis und Cholangitis sein. Wie fur alle Anwendungen der 
Diathermie gelten auch hier akut entzundliche Erkrankungen der Gallen
wege, besonders wenn sie von Fieber begleitet sind, als Gegenanzeigen, 
da bei ihnen die Durchwarmung nicht allein die Beschwerden steigert, 
sondern auch zur Verschleppung der Entzundungserreger Veranlassung 
geben kann. Bei allen subakuten und chronischen Prozessen der Gal1en
wege, wenn sie fieberlos verlaufen, wie chronischer Cholezystitis, Chol
angitis und ihren Folgezustanden, peritonealen Adhasionen und Stein
bildung ist die Diathermie ein ganz ausgezeichnetes Heilmittel. Hier 
kommt uns einerseits ihre spezifisch schmerzstillende Wirkung zugute, 
andererseits ihr hyperamisierender, resorptionsfordernder EinfluB auf 
entzundliche Prozesse. Nicht an letzter Stelle mochte ich ihre antispas
modische Komponente stellen, die sie befahigt, auf die glatte Muskulatur 
der Gallenblase und Gallengange beruhigend und krampflosend zu 
wirken. Kaum ei,n anderes Mittel vereinigt aIle diese Eigenschaften 
in so vollkommener Weise in sich. 

Gru be war es, der die Diathermie zuerst bei chronischer Gallen
blasenentzundung und Steinbildung empfahl, welcher Empfehlung sich 
dann Laq ueur u. a. anschlossen. Neuerdings treten unter den franzosi
schen Autoren besonders Aimard und Rouzaud fur die Anwendung 
der Diathermie bei Erkrankungen der Gallenwege ein. Sie haben die 
elektrische Durchwarmung in Vichy teils mit, teils ohne gleichzeitige 
Trinkkur an mehreren hundert Kranken erprobt und waren mit den 
Erfolgen derselben sehr zufrieden. Insbesondere dort, wo die GaIlen
blase sehr empfindlich war und das Trinken des Wassers schmerzhafte 
Reaktionen aus16ste, erwies sich die Diathermie infolge ihrer schmerz
stillenden Wirkung als wertvolles Unterstutzungsmittel der Kur. Nur 
in jenen Fallen, bei denen es wegen eines lang bestehenden Steinleidens 
bereits zur Sklerosierung der Gallenblase gekommen war, blieb die 
Diathermie unwirksam. 

Die Techllik der Durchwarmullg. Man legt auf die Lebergegend 
quer uber den Rippenbogen eine Bleiplatte von 200 cm2, ihr gegenuber 
auf den Rucken eine etwas groBere Platte von 300 cm2• Eine Strom
starke von 1,2-1,5 Ampere erzeugt ein leichtes angenehmes Warme-
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gefiihl. Die Behandlung wird am besten im Liegen vorgenommen, 
wobei die riickwartige Platte durch das Korpergewicht, die vordere 
durch einen leichten Sandsack festgehalten wird. 

VIII. Die Erkrankungen der Harnorgane. 
Die Erkrankungen der Niere. 

Anzeigen. Uber die Behandlung von Nierenerkrankungen mit 
Diathermie ist bisher nicht viel bekannt. Einzelne Autoren berichten 
zwar iiber Erfolge, doch ist die. Zahl der Beobachtungen noch zu gering, 
um aus ihnen bestimmte Indikationen ableiten zu konnen. Auch fehlt 
ihnen die Basis experimentell physiologischer Untersuchungen, die uns 
dariiber aufklaren wiirden, wie die Diathermie auf die Funktion der 
gesunden Niere wirkt. Es ist wahrscheinlich, daB die Durchwarmung der 
Niere eine arterielle Hyperamie erzeugt, durch welche die sekretorische 
Tatigkeit des Organs angeregt wird. 

Ob die Diathermie bei der akuten Nephritis angezeigt ist, erscheint 
zweifelhaft. KoIischer halt sie im allgemeinen fiir kontraindiziert. 
Dagegen wird sie bei der subakuten und chronischen Nephritis von ver
schiedenen Autoren empfohlen. Nagelschmidt, Rautenberg und 
Kalker beobachteten bei ihrer Anwendung eine Vermehnng der Ham
menge, ein Schwinden der Odeme und der sie begleitenden Storungen. 
Auch der EiweiBgehalt soIl mit fortschreitender Besserung eine Ab
nahme erfahren, Alkewicz gibt an, eine giinstige Wirkung der Diathermie 
auf die Albuminurie und Zylindrurie bei Kriegsnephritis gesehen zu haben. 
Auch K 0 Ii s c h er halt die Durchwarmung der Niere bei Glomerulonephritis 
fiir angezeigt, weil dadurch eine Erweiterung der NierengefaBe, also eine 
Verbesserung der Zirkulation und damit eine Vermehrung der Diurese 
zustande kommt. Fiir die Nephrosen dagegen empfiehlt er die Dia
thermie auf dem Kondensatorbett, daneben eine ortliche Diathermie 
der Extremitaten, um durch Vermittlung des gesamten Kapillarsystems 
die Chloridretention zu bekampfen. Bergell und Baumstark konnten 
in einem genau beobachteten Fall von Nierensklerose eine giinstige 
Wirkung der Diathermie in dem Sinne feststellen, daB unmittelbar 
nach der Durchwarmung das verminderte spezifische Gewicht des 
Harns fiir kurze Zeit, etwa 2 Stunden, wieder normal wurde. Dieselben 
Autoren machten auch die Beobachtung, daB Phosphaturien auf die 
Diathermie mit einer prompten Aziditatssteigerung reagierten, allerdings 
auch nur voriibergehend. 

Von sonstigen Anwendungen der Diathermie bei Nierenerkrankungen sei noch 
ein Bericht von Griinbaum erwahnt, der eine reflektorische Anurie durch eine 
einmalige Erwarmung heilte. Ein 54jahriger Mann, der seit mehr als 20 Stunden 
keinen Harn mehr gelassen hatte, klagte iiber Schmerzen in der linken Lenden
gegend. Die Harnblase war leer. In der Annahme, daB es sich um einen reflek
torischen Krampf der NierengefaBe handle, diathermierte Griinbaum die linke 
Niere 30 Minuten lang. 21/2 Stunden spater erfolgte der erste Harnabgang, mit 
dem aUch eine Menge HarngrieB entleert wurde. 

Stone Chester Tilton hat einen Kranken mit linksseitiger Nierentuberkulose 
mit Diathermie behandelt. Nach 3 monatlicher Behandlung waren die friiher 
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massenhaft vorhandenen Tuberkelbazillen volIkommen verschwunden und der 
Urin klar. Der Kranke hatte an Gewicht zugenommen und war wieder arbeits
fahig geworden. 

Die Technik der Nierendiathermie. Man legt auf den Riicken, ent
sprechend der Projektion beider Nieren, zwei Bleiplatten (150 cm2), 

die man gemeinsam an den einen Pol des Apparates anschlieBt. Als 
Gegenpol beniitzt man eine groBe Bleiplatte (400-500 cm2), die man 
auf den Bauch bringt. Stromstarke 1,0-1,5 Ampere. 

Die Erkrankungen der Harnblase. 
Anzeigen. Unter diesen steht in erster Reihe die Hyperaesthesia 

oder Neurosis vesicae, die durch eine gesteigerte sensible Reizbar
keit wie durch eine erhohte motorische Reflexerregbarkeit (Pollakisurie) 
gekennzeichnet ist. Letztere kann sich bis zum unwillkiirIichen Harn
abgang, Enuresis, steigern. Die verminderte Kapazitat der Blase 
und die erhohte elektrische Erregbarkeit ihrer Muskulatur, die in vielen 
Fallen nachweisbar ist, lassen vermuten, daB es sich hier urn einen 
hypertonischen Zustand des Detrusors handelt, der meiner Erfahrung 
nach mittels der elektrischen Durchwarmung der Blase recht giinstig 
beeinfluBt wird. lch habe manche FaIle von Enuresis auf diese Weise 
geheilt. Allerdings vergesse man nicht, daB bei derartigen Kranken, in 
der Regel sind es ja Kinder, vielfach eine neuropathische Konstitution 
vorIiegt und daB infolgedesscn bei ihnen das suggestive Moment eine 
nicht unwesentliche Rolle spielt, was ich daraus entnehmen mochte, 
daB ich haufig schon nach der ersten oder zweiten Sitzung, wenn ich 
die entsprechende psychische Beeinflussung nicht auBer acht lieB, einen 
vollen Erfolg erzielte und daB ich den gleichen Erfolg auch mit anderen 
elektrotherapeutischen Methoden zu erreichen vermochte. Auch Biiben 
betont die giinstige Wirkung der Diathermie bei Enuresis nocturna. 

Eine weitere Anzeige findet die Diathermie in der Cystitis chronica. 
lch sah in einigen Fallen ganz wesentliche Besserungen und das gleiche 
konnte auch Theilha her feststellen. Bii ben berichtet iiber eine groBere 
Zahl von Blasenerkrankungen, bei denen er durch die Diathermie Besse
rung oder Heilung erzielte. Am raschesten verschwanden die Schmerzen 
beim Urinlassen, langer dauerte es, bis eine bestehende Inkontinenz 
zur Heilung gebracht werden konnte, erfolglos war die Behandlung in 
zwei Fallen von Blasentuberkulose. 

Dourmaschkin hat die Diathermie auch bei eingeklemmten Harn
steinen erfolgreich zur Anwendung gebracht. Zweimal saB der Stein 
im unteren Abschnitt des Ureters, einmal im hinteren Abschnitt der 
Harnrohre. Die Durchwarmung fiihrte zur spontanen AusstoBung 
bzw. ermoglichte es, den Stein zu extrahieren. 

Die Technik der Blasendiathermie. Eine streng auf die Harnblase 
lokalisierte Erwarmung laBt sich schwer ausfiihren; wir verwenden 
daher bei Erkrankungen der Blase jene Technik, die bei der Durch
warmung der Beckenorgane zur Anwendung kommt. Die Behandlung 
wird im Liegen vorgenommen. Eine Bleiplatte (300 cm2) kommt unter 
das Kreuzbein, eine zweite, etwas kleinere (200 cm2) auf die vordere 
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Bauchwand knapp iiber die Symphyse, wo sie durch einen aufgelegten 
Sandsack festgehaIten wird. Strom starke 1,0-1,5 Ampere. 

Man kann die Harnblase aber auch bei Mannern in der Weise 
durchwarmen, daB man eine Elektrode, wie man sie z. B. zur Prostata
diathermie verwendet (s. S. 166), in den Mastdarm einfiihrt und eine 
zweite in Form einer Bleiplatte auf den Bauch oberhalb der Symphyse 
legt. Bei Frauen verwendet man an Stelle der rektalen eine vaginale 
Elektrode (s. S. 171). Auf diese Weise kann die Harnblase direkt 
zwischen die Elektroden gefaBt werden. 

Lindemann und Biiben verwenden auch eine intravesikale Methode, wobei 
sie eine Elektrode in die Harnblase selbst einfiihreno Die Elektrode von B ii b en 
besteht aus einem Metallkatheter, der seiner ganzen Lange nach bis auf das 
vorderste, etwa 2 em lange Endstiick, das blank ist, von einem aus Seide und 
Gummi bestehendem Isolationsgewebe umsponnen ist. Durch diesen Elektroden
katheter wird die Harnblase mit 100-300 cm3 steriler Kochsalzlosung gefiillt, 
dann wird durch Absperren eines Hahnes das AusflieBen der Losung verhindert 
und an die an der Elektrode befindliche Klemmschraube ein Kabel angeschlossen. 
Legt man nun als zweite Elektrode eine Bleiplatte iiber die Symphyse, so flieBt 
der Strom von der metallischen Spitze des Katheters zur vorderen oberen Blasen
wand. Eine gleichmaBige Durchwarmung der ganzen Blasenschleimhaut, wie sie 
Biiben annimmt, kommt auf diese Weise natiirlich nicht zustande. Auch halte 
ich die in dieser Weise ausgefiihrte intravesikale Behandlung durchaus nicht fiir 
ungefahrlich. Wenn durch irgendeinen Zufall das metallische Ende des Katheters 
mit der Blasenwand in unmittelbare Beriihrung kommt, statt von ihr durch eine 
Fliissigkeitsschicht getrennt zu sein, dann kann es bei einer Stromstarke von 
0,5-1,0 Ampere, wie sie Biiben anwendet, leicht zu einer Verbrennung kommen. 

IX. Die Erkrankungen der mannlichen 
Geschlechtsorgane. 

Urethritis gonorrhoica. 
Allgemeines. Die Tatsache, daB Gonokokken in Kultur durch eine 

Temperatur von 40 0 C bereits in sechs Stunden zum Absterben gebracht 
werden kannen, legte begreiflicherweise den Gedanken nahe, die akute 
Urethritis durch Warme zu kupieren. Es wurden zahlreiche Verfahren 
ersonnen, um die in der Urethralschleimhaut nistenden Gonokokken 
unmittelbar durch die Warme zu toten. Leider mit wenig Erfolg. Ver
suche mit einfachen HeiBwasserspiilungen, mit Hohlsonden, die von 
heiBem Wasser durchstramt wurden, mit elektrischen Heizbougies, 
die stundenlang zur Anwendung gebracht wurden, ergaben ein negatives 
Resultat. Wir wissen heute auch warum: Weil die Gonokokken sich 
im lebenden Karper eben anders verhaIten als im Reagenzglas. Auf 
der Schleimhaut, ihrem natiirlichen Nahrboden, zeigen sie eine wesent
lich graBere Widerstandskraft im allgemeinen wie gegen Warme im 
besonderen und wahrend sie in Kultur bei 40° C in wenigen Stunden 
absterben, vertragen sie im menschlichen Karper auch hahere Tempe
raturgrade, ohne zugrunde zu gehen. Nichtsdestoweniger gab man 
den Gedanken, eine akute Gonorrhae durch Hitze zu kupieren, nicht 
so leicht auf und als durch die Einfiihrung der Diathermie die Mag
lichkeit gegeben war, Warme in beliebiger Gewebstiefe zu erzeugen, 

Kowarschik, Diathermie. 6. Auf). 11 
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wurde das Problem von neuem aufgenommen. Man hoffte, daB die 
Diathermie sich infolge ihrer Tiefenwirkung den iUteren Methoden 
uberlegen zeigen wurde, indem sie es ermoglichte, auch jenen Gonokokken 
beizukommen, die in der Tiefe der Schleimhaut, in den Drusen sich 
verborgen hielten. Trotz der Bemuhungen verschiedener Autoren und 
trotz der Anwendung der kompliziertesten Methoden gelang es aber 
auch diesmal nicht, das erstrebte Ziel, die infizierte Schleimhaut thermisch 
zu sterilisieren, in die Wirklichkeit umzusetZ'en. Es sei dies gleich voraus
geschickt, ehe wir im folgenden einen kurzen Uberblick uber die bis

herigen therapeutischen Versuche 
geben. 

Eitner war der erste, der die Dia
thermie bei der Gonorrhoo der Harnrohre 
versuchte (1909). Er verwendete eine ge
kriimmte Metallsonde, die er in die Harn
rohre einfiihrte, und eine feuchte AuBen· 
elektrode, die den Penis rings umschloB. 
Durch die von der Sonde strahlenformig 
ausgehenden Stromlinien konnte die 
Schleimhaut, allerdings nur in ihrem vor
deren Anteil, ihrer ganzen Tide nach durch
wii.rmt werden. Eine taglich zweimalige Er
wii.rmung auf 40-42° C in der Dauer von 
40 Minuten ergab zwar ein Verschwinden 
der Gonokokken, der Harn jedoch blieb 
triib und nach Aussetzen der Behandlung 
traten auch die Gonokokken wieder auf. 
Auf die Schmerzen und die sonstigen sub
jektiven Symptome wirkte die Behandlung 
wohl giinstig, die erzielten Erfolge waren 
jedoch zu bescheiden, urn die kornplizierte 
Technik und den notwendigen Zeitaufwand 
zu rechtfertigen; Eitner gab daher sein 
Verfahren selbst wieder auf. 

Spater wurden die Versuche von San
Abb. 95. Diathermie der Harnrohre tos (1913) fortgesetzt. Dieser stellte zu-

nach Boerner und Santos. nachl<t durch Voruntersuchungen fest, daB 
die Gonokokken bei einer Temperatur von 
43° C in 76 Minuten, bei 44° C in 54 Mi

nuten, bei 45° C in 37 Minuten absterben. Dann galt es, eine Technik zu finden, 
die es ermoglichte, die Harnrohrenschleimhaut ihrer ganzen Lange nach so gleich
maBig als irgend moglich zu durchwarmen. Wahrend diese Aufgabe fiir den 
vorderen Anteil der Schleimhaut entsprechend der Pars pendula verhaltnismaBig 
leicht zu losen war, indem man nach dem Vorgang Eitners eine sondenformige 
Elektrode in die Harnrohre einfiihrte und eine zweite auBert urn das Glied legte, 
gestaltete sie sich fiir den fixen Anteil der Harnrohre auBerordentlich schwierig. 
Nach vielen Bemiihungen gelang es Santos im Verein mit Boerner eine Elek
trode zu konstruieren, welche die geforderten Bedingungen erfiillte. 

Das hierzu notwendige Instrumentarium, von der Firma Siemens & Halske 
hergestellt, ist sehr kompliziert (Abb. 95). Auf seine nahere Beschreibung muB 
daher verzichtet werden. Es besteht im wesentlichen aus einer in die Harnrohre 
einzufiihrenden Hohlsonde und mehreren AuBenelektroden, welche die von der 
Harnrohrenelektrode ausgehenden Stromlinien so richten sollen, daB sie sich iiber 
die ganze Schleirnhaut in moglichst gleicher Dichte verteilen, damit die Erwarmung 
iiberall dieselbe sei. Eigene Widerstande lassen diese Stromverteilung noch 
besonders regulieren. Mit einer elektrischen MeBeinrichtung kann man die so er
zielte Temperatur an jedem Punkt der Harnrohre besonders ablesen und auf diese 
Weise einer lokalen "Oberhitzung vorbeugen. Die Durchwarmung wird bei einer 
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Temperatur von 43-44° C taglich in der Dauer von 1/2 Stunde vorgenommen. 
Urn die Heilung rascher herbeizufiihren, ist es zweckmaBig, die Diathermie noch 
mit einer medikamentiisen Therapie zu verbinden. 

Boerner berichtet zusammen mit H. E. Schmidt iiber die klinischen Erfolge 
dieser Technik, die sie in 200 Fallen erprobten. Wenn es auch nicht gelang, frische 
Gonorrhoen in 1-2 Sitzungen zu kupieren, so leistet die Methode doch bei chro
nischer Gonorrhoe und ihren Komplikationen guteDienste. In fast allen Fallen 
von Urethritis, die friiher vergeblich medikamentiis behandelt worden waren, 
konnte die Diathermie im Verein mit Spiilungen und anderen MaBnahmen die 
Gonokokken dauernd beseitigen. 

W. Miiller hat die Methode von Boerner und Santos technisch vereinfacht 
und nach seiner Angabe mit diesem einfachen Verfahren die gleichen Erfolge 
erzielt. Auch H. E. Schmidt kam spater von der komplizierten Technik Boerners 
ab und begniigte sich damit, nur den vorderen Anteil der Harnrohre zu durch
warmen, indem er den Penis zwischen zwei starre Metallplatten klemmte. 

Den Anregungen ihres Landsmannes Santos folgend haben eine Reihe von 
spanischen Forschern wie Bertoloty, Corredor, Perez Grande, Bernal, 
Baquera, Castano die Wirkung der Diathermie bei Gonorrhoe gepriift. In 
neuerer Zeit sind es besonders franzosische, amerikanische und englische Autoren, 
welche die Diathermie bei der Urethritis gonorrhoica des Mannes anwenden und 
empfehlen. Aus einer groBen Zahl von Namen seien nur die folgenden erwahnt: 
Roucayrol, Cumberbatch, Kluckmann, Souzan, Makintosh, Serralach. 

Wollen wir das Ergebnis der bisherigen Arbeiten kurz zusammen
fassen, so ergibt sich folgendes: Die Kupierung einer akuten Gonorrhoe 
im Sinne einer AbtOtung der Gonokokken durch Diathermie in ein 
oder zwei Sitzungen, wie man das friiher erhoffte, ist praktisch kaum 
moglich, wenn sie auch in vereinzelten Fallen gelungen sein soIl. Eine 
allzu energische Anwendung der Warme, wie sie von verschiedener Seite 
in Vorschlag gebracht wurde, kann unter Umstanden selbst zu einer 
Schadigung der Schleimhaut und zu einer Verschlimmerung und Aus
dehnung des Prozesses fiihren. Immerhin ist die Diathermie in zweck
entsprechender Form angewendet ein wertvolles Unterstiitzungsmittel 
bei der Behandlung der akuten, noch mehr bei der Behandlung der 
chronischen Gonorrhoe. 1m Verein mit sonstigen MaBnahmen vermag 
sie die Wirkung dieser wesentlich zu unterstiitzen. Die Wirkung der 
Diathermie selbst beruht nicht so sehr in einer direkten AbtOtung der 
Gonokokken durch die Warme, als vielmehr in der aktiven Hyperami
sierung der erkrankten Schleimhaut, wodurch es zu einer Schadigung 
der Bakterien und zu einer massenhaften Ausschwemmung derselben 
kommt. Letzteres ist klinisch immer wieder zu beobachten. Selbst 
in alten Fallen, in denen Gonokokken nicht mehr nachweisbar sind, 
vermogen 2-3 Durchwarmungen das Erscheinen derselben zu bewirken. 
Die Diathermie hat also auch im Sinne einer Provokationsmethode 
diagnostische Bedeutung. Nach Roucayrol werden bei der Ver
nichtung der Bakterien deren Toxine in Freiheit gesetzt, die auf den 
Organismus riickwirkend zum Auftreten polynuklearer Leukozyten 
fiihren. Die Anwesenheit dieser beweist nach Roucayrol die Aus
scheidung von Toxinen bzw. die latente Anwesenheit von Gonokokken. 
Die Behandlung ist daher bis zum volligen Verschwinden der Poly
nukleose fortzusetzen. 

Die Technik der Durchwarmung. Die gleichmaBige Durchwarmung 
der Urethra in ihrem ganzen Verlauf vom Orificium externum bis zu 
ihrer Einmiindung in die Blase ist technisch auBerordentlich schwierig. 

11* 
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Das von Boerner und Santos angegebene Instrumentarium (s. oben) 
ermoglicht dies wohl, ist aber so kostspielig und technisch so schwierig 
zu handhaben, daB es nicht empfohlen werden kann. Auch ist die Gefahr 
einer Verbrennung eine zu groBe, wie dies ja die Tatsache beweist, daB 
die Begriinder des Verfahrens selbst in einigen Fallen solche Verbren
nungen setzten. Die Methode von Boerner und Santos hat daher 
auch keine Verbreitung gefunden und ist heute 1"0 gut wie vergessen. 

Interessant ist es, daB sie in jiingster Zeit in Paris eine Wieder
auferstehung gefeiert hat. Roucayrol hat eine ganz ahnliche Apparatur 
zur Durchwarmung der mannlichen Harnrohre gebaut, die durch Makin
tosh noch eine Verbesserung erfuhr. Es diirfte vielleicht geniigen, 
wenn ich erwahne, daB bei dem Apparat von Makintosh die in der 

Harnrohre auftretende Temperatur gleich
zeitig an vier Galvanometern kontrolliert 
werden muB, urn zu zeigen, wie kompliziert 
diese Technik ist. Sie wird wohl kaum viele 
Nachahmer finden. 

Ungleich einfacher als die Durchwarmung 
der ganzen Harnrohre ist die Behandlung 
der Pars anterior oder Pars posterior fUr 
sich. Zur Diathermie des vorderen Harn
rohrenanteiles kann man sich des schon von 
Eitner angegebenen Verfahrens bedienen. 
Man fiihrt eine Metallsonde oder einen Metall
katheter in die Harnrohre ein, die man in 
geeigneter Weise mit dem einen Pol des 
Apparates in Verbindung setzt. Ais zweite 
Elektrode dient eine kleine Bleiplatte, die 
man zylindrisch urn den Penis legt. Strom
starke 0,5-1,0 Ampere. 

Ich bediene mich in der Regel der nach
stehenden noch einfacheren Methode. Ich 

Abb.96. Peniselektrode. schlage das Glied nach oben auf die Bauch-
wand, dann lege ich auf dieses eine kleine, 

leicht gebogene Bleiplatte (Abb. 96), welche ich durch einen Sandsack 
andriicken lasse. Ais Gegenpol dient eine groBe, unter dem Kreuzbein 
liegende Platte. Man kann so mit einer Stromstarke von 0,8-1,0 
Ampere die Harnrohre bis zu ihrem perinealen Anteil in einfachster 
Weise griindlich durchwarmen. Sitzt die Erkrankung im hinteren Anteil 
der Harnrohre, dann verwende ich ganz die gleiche Technik, die auf 
S. 166 zur Behandlung der Prostata beschrieben ist. Da die hier ver
wendete Rektalelektrode genau der Kriimmung der hinteren Harn
rohre folgt, so wird diese nebst der Prostata gleichmaBig durchwarmt. 
Bei der Behandlung der Urethritis, besonders ihrer chronischen Formen, 
halte ich eine etwas langere Behandlungszeit, 30 bis 40 Minuten, fUr 
angezeigt. 

Fiir die Behandlung der hinteren Harnrohre kame noch eine Methode 
in Betracht, die von Picard vorgeschlagen wurde. In die Harnrohre 
wird als aktive Elektrode eine Metallsonde, und zwar bis zum Blasen-
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hals eingefiihrt. Ais inaktive Elektrode dienen zwei gemeinsam an ein 
Kabel angeschlossene Bleiplatten, von denen die eine unter das Kreuz
bein, die andere -oberhalb der Symphyse zu liegen kommt. 

Die Striktnren der Harnrohre. 
Allgemeines. Es war zuerst H. E. Schmidt, der die Diathermie 

zur Behandlung von Strikturen der Harnrohre empfahl. Unabhangig 
davon machte M. Grunspan in Frankreich denselben Vorschlag. 
Neuerdings wird von H. Picard auf die giinstige Wirkung der elektrischen 
Durchwarmung bei Verengerungen der Harnrohre hingewiesen. Nicht 
daB die Diathermie fUr sich allein eine Harnrohrenstriktur zu heilen 
vermochte, das ware ja kaum verstandlich, aber sie erweicht, sie lockert 
infolge ihrer hyperamisierenden Wirkung das Narbengewebe und macht 
es dadurch leichter einer mechanischen Dehnung zuganglich. Die Dia
thermie ist also ein wesentliches Unterstiitzungsmittel der Sonden
behandlung und kann in diesem Sinn bestens empfohlen werden. In 
gleicher Weise erweichend wie auf Narbengewebe wirkt die Diathermie 
auf periurethrale Infiltrate, die im Verlaufe einer Gonorrhoe auftreten. 

Tobias sah in drei Fallen von Induratio penis plastica von der Diathermie 
emen wesentlichen Erfolg. Die Einlagerungen schwanden nach einer taglichen 
Behandlung in der Dauer von 6 Wochen fast vollstandig. Auch Cor bus berichtet 
iiber emen Fall, bei dem, wenn auch keine Reilung, so doch eine wesentliche 
Besserung eintrat. 

Die Technik der Durchwiirmung ist verschieden, je nachdem die 
Striktur im vorderen oder hinteren Anteil der Harnrohre ihren Sitz hat. 
Dementsprechend wird dieser oder jener Teil durchwarmt. Die zur 
Anwendung kommende Technik ist ganz die gleiche, wie wir sie oben 
bei der Behandlung der Urethritis anterior und posterior geschildert 
haben. 

Die Prostatitis nnd Vesiculitis. 
Allgemeines. Die Prostatitis, und wir sprechen hier nur von der 

chronischen Form derselben, hat sich bisher der Therapie nur in geringem 
MaBe zuganglich gezeigt. Die systematische Massage der V orsteher
driise und die fortgesetzte Warmebehandlung mit Hilfe des Arz berger
schen Apparates waren so ziemlich alles, was wir von wirksamen Mitteln 
gegen dieses Leiden bisher besaBen. Leider fUhrten auch sie in vielen 
Fallen nicht zu dem gewiinschten Ziel. Es ist darum mit Freude zu 
begriiBen, daB wir in der Diathermie eine Methode gefunden haben, 
die der bis jetzt angewendeten Warmeapplikation nach Arzberger 
weit iiberlegen ist. Wenn ich auch nicht der Anschauung Kyaws 
zustimmen mochte, daB jede Prostatitis durch Diathermie bedingungslos 
geheilt werden konnte, so haben wir durch sie doch einen wesentlichen 
Fortschritt in der Behandlung des Leidens erzielt. Man sieht nicht 
selten schon nach wenigen Sitzungen eine Verminderung des Harn
dranges, ein Nachlassen der lastigen in das Rektum, den Damm und 
anderwarts ausstrahlenden Schmerzen, man kann sehr bald auch ein 
Abnehmen der Schwellung und der Druckschmerzhaftigkeit der DrUse 
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nachweisen und in vielen Fallen gelingt es, die subjektiven wie die 
objektiven Symptome vollkommen zum Verschwinden zu bringen 
und eine JIeilung zu erreichen. Ahnlich giinstig sind die Erfolge bei 
der Entzundung der Samenblasen. Meine Erfahrungen wie die Mit
teilungen zahlreicher Forscher (Simmonds, Kyaw, Cumberbatch, 
Roucayrol, Gluckmann, Souzan u. a.) bestatigen dies in gleicher 
Weise. 

Die Technik der Durchwarmung. Zur Durchwarmung der Prostata 

---

Abb.97. Prostataelektrode. 

eignet sich am besten eine Elektrode, wie sie in Abb. 97 wiedergegeben 
ist. Der zur Einfuhrung in das Rektum bestimmte Teil ist flach spatel
fOrmig und leicht gebogen. Er ist an einem Handgriff befestigt, der 
aus Holz besteht und der an seinem freien Ende ein vertieftes Schrauben
gewinde zum AnschluB eines Kabels besitzt. Diese Elektrode wird, 
nachdem man ihren metallischen Anteil durch Eintauchen in warmes 
Wasser etwas vorgewarmt und dann gut eingefettet hat, vorsichtig 
in das Rektum eingeflihrt, und zwar so weit, daB sie die Prostata an 

Abb. 98. Prostataelektrode (Sanitas, Berlin). Oben geschlossen, unten geOffnet. 

ihrer Ruckseite vollkommen umgreift. Damit die Elektrode in ihrer 
richtigen Lage verbleibt, sich nicht etwa dreht oder herausgleitet, wird 
der Handgriff durch einen vorgelegten Sandsack gestutzt. 1st dies 
geschehen, so feuchtet man die Haut uber der Symphyse der Haare 
wElgen etwas an und legt hier eine Bleiplatte von etwa 200 cm2 auf. 
Durch Beschweren mit einem leichten Sandsack gibt man ihr den notigen 
Kontakt. 

Die von der Rektalelektrode ausgehenden Stromlinien mussen auf 
ihrem Weg zur Bauchelektrode die Prostata in voller Konzentration 
durchsetzen. Eine Strom starke von 0,5-1,0 Ampere wird dabei eine 
genugende Erwarmung erzeugen. Die Behandlung pflege ich auf 
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30 Minuten und dariiber auszudehnen und anfangs taglich, spater jeden 
zweiten Tag zu wiederholen. 

Will man vorzugsweise die Samenblasen in den Bereich der Strom
linien bringen, dann wird es sich empfehlen, statt einer medial iiber 
der Symphyse liegenden Bleiplatte deren zwei zu verwenden, von denen 
man die eine links, die andere rechts in die seitliche Unterbauchgegend 
legt. Sie werden an denselben Pol angeschlossen. Auf diese Weise wird 
der Strom von der Rektalelektrode seitwarts durch die Samenblasen 
abgelenkt. Seres und Stern haben zur Behandlung der Samenblasen 
eine Rektalelektrode angegeben, welche nach ihrer EinfUhrung in das 
Rektum sich facherformig ausspannen laBt (Abb.98). 

Die Epididymitis. 
Anzeigen. In Analogie mit anderen akuten Erkrankungen hielt 

man bis vor kurzem auch die Diathermie bei der akuten Epididymitis 
fUr kontraindiziert. Es hat sich jedoch gezeigt, daB dies nicht zutrifft 
und daB die Epididymitis eine jener Erkrankungen ist, bei der schon 
im akuten Stadium die Diathermie mit Erfolg angewendet werden kann. 
Ich selbst habe eine groBere Zahl von akuten Entziindungen des Neben
hodens bereits 6-7 Tage nach dem Auftreten der ersten Erscheinungen 

Abb.99. Hodenelektrode von Kowarschik. 

mit bestem Erfolg diathermisch behandelt. Die Schmerzen nahmen 
bald ab, die Schwellung ging rasch zuriick, so daB ich heute in Uberein
stimmung mit anderen Autoren die Diathermie auch zur Behandlung 
der akuten Epididymitis empfehlen mochte. 

DaB sie bei der chronischen Epididymitis recht giinstig wirkt, ist 
seit langem bekannt. Die derben Infiltrate, welche nach einer Gonorrhoe 
des Nebenhodens oft lange Zeit bestehen bleiben, reagieren auf die 
Warme sehr gut. 

Die Technik der Durchwarmung. Zur Behandlung des Rodens 
bzw. des Nebenhodens hat man die verschiedensten Methoden angegeben. 
Raufig mache ich die Sache so, daB ich den Rodensack auf einem Leinen
durchzug hochlagere und dann mit einer Metallnetzelektrode, me sich 
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leicht und gut anschmiegt, bedecke. Ais zweite Elektrode dient eine 
unter dem Kreuzbein liegende Bleiplatte (300 cm2). Strom starke bis 
zu 1,0' Ampere. 

Ofters verwende ich auch eine Elektrode (Abb. 99), welche aus zwei 
parallel zueinander verschiebbaren und in jeder Stellung selbsthaltenden, 
leicht konkaven Elektrodenplatten besteht, zwischen welchen das 
Skrotum eingeklemmt wird 1). Hier kann die Strom starke unter Um· 
standen bis zu 1,5 Ampere gesteigert werden. 

Cor bus hat gleichfalls eine Spezialelektrode angegeben, bestehend 
aus zwei flachen Metallscheiben, die an einem zangenformigen Trager, 
der aus einem Isolationsmaterial besteht, befestigt sind. 

X. Die Erkrankullgen der weiblichen 
Geschlechtsorgane. 

Die Thermotherapie spielt als konservative Methode bei der Behand· 
lung von Frauenkrankheiten bekanntlich eine bedeutende Rolle. Sie 
wird in Form von heiBen Sitzbadern, HeiBluft., Schlamm· und Moor· 
badern, Thermophoren, elektrischen Heizkorpern u. dgl. seit langem 
und mit Erfolg angewendet. AIle diese Methoden gehen darauf aus, 
den Geschlechtsorganen der Frau Warme zu Heilzwecken zuzufiihren, 
eine Aufgabe, die mit Riicksicht auf die tiefe Lage dieser Organe im 
Innern des kleinen Beckens technisch nicht ganz einfach ist. Ais die 
Diathermie mit ihrer unbeschrankten Tiefenwirkung bekannt wurde, 
war es daher vorauszusehen, daB sie den bisher geiibten und viel· 
fach unzulanglichen Methoden der Warmebehandlung erfolgreich Kon· 
kurrenz machen wiirde. Und in der Tat hat sie sich aueh, wie die Mit· 
teilungen zahlreicher Gynakologen bezeugen, auf dem Gebiet der Frauen· 
heilkunde auBerordentlieh wirksam erwiesen. Die elektrische Dureh· 
warmung stellt heute eine wertvolle und bleibende Bereieherung der 
gynakologischen Heilmethoden dar. 

Sellheim machte bereits im Jahre 1910 einige Versuche, um sich iiber die 
Moglichkeit. der Erwarmung der weiblichen Geschlechtsorgane mittels Diathermie 
zu orientieren. Er konnte feststellen, daB man bei Verwendung einer Scheiden· 
oder Mastdarmelektrode eine therapeutisch hinreichende Durchwarmung aller 
Beckenorgane erzielen kann. Bei einer Stromstarke von 1 Ampere lieBen sich 
Temperatursteigerungen bis iiber 40 0 C in den zwischen den Elektroden gelegenen 
Teilen ohne Schadigung des Gewebes erzeugen. Therapeutisch wurde die Diathermie 
von Sellheim nicht angewendet. 

Der erste, der iiber therapeutische Erfahrungen berichtete, war Briihl (1910). 
Nach ihm ist die Diathermie vor allem bei entziindlichen Adnexerkrankungen 
angezeigt. Insbesondere leistete sie in alten Fallen von peri. und parametrischen 
Adhasionen ausgezeichnete Dienste. Briihl riihmt in erster Linie die lang nacho 
wirkende Schmerzstillung. 

Der ersten Mitteilung Briihls folgte dann im Jahre 1914 eine Arbeit von 
Kowarschik und Keitler, die iiber 50 mit Diathermie behandelte Falle berichtete 
und die Grundlinien der Indikationsstellung und Technik, wie sie auch heute 
noch Geltung haben, festlegte. Die groBe Zahl der weiterhin und insbesondere 
in den letzten Jahren erschienenen Arbeiten zeigen zur Geniige, welche Bedeutung 
die Diathermie fiir die Gynakologie gewonnen hat. 

1) Erzeugt von L. Schulmeister (Wien). 
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Parametritis (Adnextumoren). 
Anzeigen und Gegenanzeigen. Das wiehtigste Anwendungsgebiet 

findet die Diathermie bei der Behandlung der Adnexerkrankungen, 
seien dieselben nun gonorrhoiseher oder niehtgonorrhoiseher Natur. 
Die therapeutische Wirksamkeit der Diathermie ist hier eine zweifaehe: 
Einerseits beeinfluBt sie die subjektiven Beschwerden der Kranken, 
das sind vor aHem die Schmerzen, in hervorragend gunstiger Weise 
und ist in dieser Beziehung wohl den sonstigen Warmeanwendungen 
uberlegen, andererseits erweist sie sieh objektiv wirksam, indem sie 
durch Beschleunigung der Blut- und Lymphbewegung die Resorption 
vorhandener Exsudate fordert. Es ist nach der Ansicht namhafter 
Frauenarzte kein Zweifel, daB die elektrische Behandlung nicht selten 
einen ehirurgischen Eingriff erubrigt. Aber selbst in jenen Fallen, die 
durch die Behandlung nicht vollkommen geheilt werden, sondern einer 
spateren Operation zugefuhrt werden mussen, ist eine vorausgehende 
energische Diathermierung doch dadurch nutzlich, daB sie infolge der 
serosen Durchtrankung der Gewebe die Losung der Adhiisionen bei 
dem ehirurgischen Eingriff erleichtert, vielleicht auch infolge ihrer 
antibakteriellen Kraft die Virulenz etwaiger Eitererreger abschwacht. 
Wie bei der Appendizitis schon betont wurde, mochte ich die Diathermie 
aber auch dort fUr angezeigt halten, wo es gilt, die nach einer Operation 
nicht selten zuruckbleibenden Beschwerden, seien sie durch noch 
bestehende entzundliche Vorgange, seien sie durch narbige Adhiisionen 
bedingt, zu bekampfen. Die Durchwarmung wirkt hier nicht selten 
auBerordentlich wohltuend. 

Die Indikation zur diathermischen Behandlung tritt nach uberein
stimmender Ansicht aller Autoren bei der Parametritis bzw. den Adnex
tumoren erst nach Ablauf des akut entzundlichen Stadiums ein. Die 
Durchwarmung ist also vornehmlich in subakuten und ehronischen 
Fallen angezeigt. Abgesehen davon, daB frische Exsudate, auch solche 
von sehr bedeutender GroBe, sich nicht selten spontan unter dem Ein
fluB der Ruhe zuruckbilden, also eine aktive Therapie uberflussig machen, 
kann ein zu fruhes Eingreifen auch von nachteiligen Folgen begleitet 
sein. Die elektrische Durchwarmung kann bei akut infektiosen Pro
zessen unmittelbar von einem Ansteigen der Korpertemperatur und 
einer VergroBerung der Schmerzen gefolgt sein, was sieh aus der aktiven 
Hyperamisierung des Krankheitsherdes erklart. Tritt nach einer Durch
warmung eine solche Steigerung der Sehmerzen, begleitet von einer 
Fieberreaktion ein, so kann man daraus mit Sicherheit den SchluB ziehen, 
daB sich im Korper ein noch nicht zur Ruhe gekommener Infektions
herd befindet. Man wird auf jeden Fall gut daran tun, einstweilen 
von einer Behandlung mit Diathermie abzusehen, es sei denn, daB man 
die Absicht hat, einen solchen Herd zur raschen eitrigen Einschmelzung 
zu bringen. 

Eine weitere Gegenanzeige bilden Blutungen, die unter dem EinfluB 
der Warme fast ausnahmslos verstarkt werden. Auch beobachtet man, 
daB Blutungen, die eben erst zum Stillstand gekommen waren, durch 
die Diathermie neuerlich angeregt werden. Diese Beobachtungen zeigen, 



170 Die therapeutischen Anzeigen der Diathermie. 

welch bedeutenden EinfluB die Diathermie auf die Blutversorgung 
der Beckenorgane ausiibt. 1m Hinblick darauf ist die Diathermie auch 
in der Zeit der Menses auszusetzen. 

Die Teehnik der Durehwarmung. Diese kann in dreifach verschiedener 
Weise vorgenommen werden: 

1. lndem man eine Plattenelektrode oberhalb der Symphyse, eine 
zweite iiber dem Kreuzbein auflegt und auf diese Weise den gesamten 
lnhalt des kleinen Beckens in sagittaler Richtung durchstromt. Wir 
wollen diese Methode als auBere oder perkutane Diathermie bezeichnen. 

2. lndem man eine Elektrode geeigneter Form in die Scheide ein
fiihrt und diese mit einer oder mehreren Elektroden, welche auBen 
auf der Haut liegen, kombiniert. Mit Riicksicht darauf, daB die innere 
Elektrode die aktive ist, sprechen wir hier von einer vaginalen Diathermie. 

3. lndem man an Stelle der vaginalen eine rektale Elektrode beniitzt 
und dieser wie bei der vaginalen Diathermie eine oder mehrere AuBen-

Abb.loo. Stromlinien bei richtiger 
Lage der Elektroden. 

Abb. 101. Stromlinien bei falscher 
Lage der Elektroden. 

elektroden gegeniiberstellt. Wir konnen diese Technik als rektale Dia
thermie bezeichnen. 

Die auBere oder perkutane Diathermie fiihre ich seit Jahren in fol
gender Weise aus. Die Patientin Iegt sich mit dem Kreuzbein auf eine 
Bleiplatte (300 cm2), die auf einer weichen Unterlage ruht, damit sie 
sich gut anpaBt. Eine zweite, etwas kleinere Platte (200 cm2) kommt 
unmittelbar iiber die Schamfuge auf die vordere Bauchwand, nachdem 
man die Haare des besseren Kontaktes wegen gut angefeuchtet hat. 
Diese Platte wird durch Auflegen eines Sandsackes festgehalten. Ungleich 
groBe Elektroden wahlt man der Erfahrung gemaB, daB bei gleicher 
GroBe stets die riickwartige warmer empfunden wird. Diesen Unter
schied in der Warmeempfindung kann man dadurch ausgleichen, daB 
man die riickwartige Elektrode etwas groBer nimmt. Bei den ersten 
Durchwarmungen wird eine Stromstarke von etwa 1,0 Ampere geniigen, 
spater kann man bis auf 1,5 Ampere steigen. 

Der Anfanger macht in der Regel den Fehler, daB er die riickwartige 
Elektrode zu hoch anlegt. Der untere Rand dieser Platte soll bis zur 
Spitze des SteiBbeines reichen, denn diese Elektrode hat die Aufgabe, 
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die von der vorderen Platte ausgehenden Stromlinien iiber den Rand 
der Symphyse in das kleine Becken gleichsam hineinzuziehen. Nur so 
wird auch der Uterus mit seinen Adnexen wirklich yom Strom getroffen 
(Abb.100). Liegt die hintere Elektrode nicht unter dem Kreuzbein, 
sondern hoher, so werden die Stromlinien nicht das kleine Becken durch
setzen, sondern im besten Fall den oberen Eingang desselben schneiden 
(Abb.101). 

Die perkutane Methode vermag den Uterus und seine Adnexe nur 
in verhiHtnismaBig geringem Grade zu durchwarmen. Der Umstand, 
daB die beiden Elektrodenplatten einander nicht direkt gegeniiberstehen, 
sondern parallel zueinander verschoben sind, bedingt eine gewisse 
Kantenwirkung, die sich besonders am unteren Rand der vorderen 
Elektrode fiihlbar macht und die Anwendung groBerer Stromstarken 
verbietet. Auch dadurch, daB den Elektroden beiderseits eine Raut-, 
Fett- bzw. Knochenschicht vorgeschaltet ist, die sich stark erhitzt, 
wird die anwendbare Stromstarke eingeschrankt. SchlieBlich wird 
durch die gute Blutversorgung im kleinen Becken die daselbst erzeugte 
Warme sehr rasch verschleppt, alles Umstande, welche einer geniigenden 

Abb. 102. Vaginalelektrode von Kowarschik. 

Durchwarmung der Geschlechtsorgane hindernd im Wege stehen. Die 
perkutane Methode kann daher nur als eine unvollkommene Form der 
gynakologischen Diathermie angesehen werden. Sie kommt nur dort 
in Betracht, wo aus auBeren Griinden eine Durchwarmung von der 
Vagina oder yom Rektum aus nicht zulassig ist, oder wo besondere 
Vorsicht geboten erscheint. In diesem Sinn kann sie auch als Vor
bereitung fiir eine innere Diathermie dienen. 

Die vaginale Diathermie. Die zur Durchwarmung von der Scheide 
aus verwendeten Elektroden lassen sich im allgemeinen auf zwei Typen 
zuriickfiihren. Die einen sind zylindrisch oder walzenformig und haben 
im wesentlichen eine Form, wie sie in Abb. 102 dargestellt ist, die anderen 
haben die Gestalt von kugel- oder eiformigen MetaIlkorpern, die an einem 
Stiel befestigt werden (Abb. 103). AIle diese Elektroden werden in Serien 
von verschiedener GroBe hergestellt. Die von mir angegebenen Vaginal
elektroden haben {linen Querdurchmesser von 20, 25 und 30 Millimetern. 
Es ist zweckmaBig, die jeweils groBtmogliche Elektrode zu verwenden. 

Man hat auch Elektroden konstruiert, die aus mehreren MetaIl
segmenten bestehen und nach Art der selbsthaltenden Spekula in der 
Scheide gespannt werden ki:innen (Ey~~r, Kayser, Marselos), eine 
Konstruktion, die einer theoretischen Uberlegung entsprungen, iiber
fliissig kompliziert ist, ohne dabei einen praktischen Vorteil zu bieten. 
Bedingung ist, daB die Elektrode, welche man wiihlt, habe sie nun 
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diese oder jene Form, moglichst einfach und glatt sei, damit sie leicht 
gereinigt und sterilisiert, wenn moglich ausgekocht werden kann. 

Manche Therapeuten verwenden auch Elektroden, in die ein Thermo-
meter eingebaut ist, eine Einrichtung, die, wie ich 
glaube, wenig praktischen Wert hat. Denn das 
Thermometer zeigt entweder nur die Temperatur der 
Elektrode selbst an, die natiirlich mit der des Ge
webes in gar keiner Weise identisch ist odeI' es macht 
uns die Temperatur eines kleinen Schleimhaut
sttickchens ersichtlich, mit dem es zufallig in Be
rtihrung ist. Die Erwarmung an einer anderen Stelle 
kann je nach dem Verlauf der Stromlinien natiirlich 
eine ganz andere, vielleicht schon eine bedenklich 
hohe sein. ohne daB uns das Thermometer auf diese 
Gefahr aufmerksam macht. 

Die vaginale Elektrode wird vor ihrer Verwen
dung am besten durch Ein.
tauchen in warmes Wasser 
etwas vorgewarmt und dann 

Abb. 103. Vaginalelektroden von Theilhaber. mit Vaselin odeI' einem an-
deren Gleitmittel bestrichen. 

Sie soll so tief, als es ohne Schmerz moglich ist, in die Scheide ein
gefiihrt werden. Um ihr Herausgleiten zu verhindern, ist es am besten, 
den Elektrodenstiel durch einen Sandsack zu stiHzen, del' zwischen die 
ausgestreckten Beine gelagert wird. 

Ais AuBenelektrode verwendet man eine oder mehrere Bleiplatten, 

Abb.104. Giirtelelektrode ans BIei nach Kowarschik. 

die auf jene Korperseite gelegt werden, nach der man die Stromlinien 
dirigieren will. Eine tiber der Symphyse angelegte Platte zieht die 
Stromlinien nach vorne, wobei vorzugsweise die Blase, eventuell der 
tiber die Blase geneigte Uterus durchwarmt werden. Eine tiber dem 
Kreuzbein liegende Elektrode bewirkt eine Durchwarmung des Douglas
schen Raumes und des Rektums. Legt man je eine Bleiplatte, die 
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zusammen an denselben Pol angeschlossen sind, links und rechts iiber 
die Trochantergegend, so wird der Strom vorwiegend durch die Adnexe 
geleitet. Um eine gleichmaBige Erwarmung aller im Becken liegenden 
Teile zu bekommen, verwende ich seit J ahren eine giirtelformige Elektrode, 
welche das Becken rings umschlieBt. Dieselbe besteht aus einem Blei
streifen, der eine Breite von 8 cm und eine Lange von lOO-120 cm 
besitzt. Dieser wird, ehe die Patientin sich noch niederlegt, guer iiber 
das Behandlungsbett gebreitet und dann, nachdem die vaginale Elektrode 
eingefiihrt worden ist, vorne iiber der Symphyse geschlossen, am besten 
in der Weise, daB man die beiden sich iiberdeckenden Enden des Giirtels 
zusammen mit einer Elektrodenklammer faBt (Abb. lO4). Bei dem 
Anlegen des Giirtels achte man darauf, daB derselbe geniigend tief liegt, 
das will heiBen, daB er riickwarts iiber das Kreuzbein, seitlich tiber die 
Trochantergegend verlauft. 

Bei der Verwendung einer vaginalen Elektrode in Verbindung mit 
einem Beckengtirtel erzielt man eine allseits gleichmaBige Verteilung 
der Stromlinien, welche von der inneren Elektrode strahlenformig 
ausgehen. Die Erwarmung ist naturgemaB rings um diese am starksten. 

Abb.l05. Rektalelektrode von Lindemann. 

Ihre Oberflache, welche fiir die Dosierung maBgebend ist, vertragt eine 
Belastung von 1,0-1,5 Ampere und dariiber. Die Dauer der Behandlung 
ist 20-30 Minuten. 

"'lTie rektale Diathermie. Die Durchwarmung von der Scheide aus 
ist zweifellos der perkutanen Methode iiberlegen. Wahrend bei dieser die 
groBte Warme in den Rautdecken entwickelt wird, verlegt die vaginale 
Diathermie die maximale Erwarmung in die Tiefe des kleinen Beckens. 
Trotzdem gibt es FaIle, bei denen auch diese Methode zweckmaBiger 
durch eine andere, die rektale Diathermie ersetzt wird. Das trifft ins
beaondere dann zu, wenn es sich um ein im Douglasschen Raum liegendes 
Exsudat handelt oder um ein solches, das das kleine Becken fast vollig 
ausfiillt mid vielleicht noch die Scheide vorwolbt, so daB es schwer 
£alIt, eine vaginale Elektrode geniigend tief einzufiihren. 

Rier werden wir die rektale Diathermie nach Linde mann in folgender 
Weise ausfiihren. Eine spatelformige, leicht gebogene Elektrode, die 
an einem Rolzgriff befestigt ist (Abb. 105), wird gut eingefettet und 
so weit in das Rektum vorgeschoben, daB sie das im Douglas Iiegende 
Exsudat moglichst umgreift. Wie bei der vaginalen Diathermie wird 
man auch hier durch Vorlagerung eines Sandsackes die Elektrode in 
ihrer Lage stiitzen. Wichtig ist, daB das Rektum vorher entleert wurde. 
Als zweite Elektrode dient eine Bleiplatte (200-300 cm2), die man auf 
die Unterbauchgegend, je nach der Lage des Exsudates entweder in 
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der Mitte oder mehr seitlich auflegt. Durchschnittliche Stromstarke 
1,0 Ampere, Behandlungsdauer 20-30 Minuten. Ein Nachteil der 
rektalen Methode ist zweifellos, daB das Einfiihren der Elektrode in 
den Mastdarm ofters mit Schmerzen verbunden ist oder von den 
Patientinnen wenigstens sehr unangenehm empfunden wird. 

Cervicitis nnd Endometritis. 
Auch entziindliche Erkrankungen der Uterusschleimhaut, seien sie 

nun gonorrhoischer oder anderweitiger Natur, sind ein dankbares Objekt 
fUr die Diathermiebehandlung. Auszuscheiden sind nach Linde mann 
nur jene FaIle, bei denen es sich nicht um eine Infektion, sondern um 
eine reine Hypersekretion der Cervix etwa auf Grund einer Sekretions
neurose oder einer Stauung in den Beckenvenen handelt. Hier konnte 
die Diathermie mit Riicksicht auf ihre sekretionsanregende Wirkung 
sogar Schaden stiften und das Dbel verschlimmern. Dagegen ist bei 
allen infektiosen Katarrhen die Warme, wie schon die Erfolge der HeiB
wasserspiilungen nach Zweifel bei Gonorrhoe gezeigt haben, ein aus-

Abb.106. Uteruselektrode von Lindemann. 

gezeichnetes Heilmittel. DaB die Diathermie hier jeder anderen Warme
anwendung iiberlegen ist, steht auBer Frage. Wenn es auch nicht gelingt, 
wie man anfangs erhoffte, eine gonorrhoische Infektion in ein oder 
zwei Sitzungen zu kupieren, so schadigt doch die wiederholte Durch
warmung die Lebenskraft der Keime, um sie schlieBlich zu zerstoren. 
Es ist zum mindesten auffallend, in wie kurzer Zeit zuweilen ein rein 
eitriger bakterienhaltiger Fluor einer schleimigen Sekretion Platz macht 
(Linde mann). Die Diathermie ist bei Cervicitis und Endometritis 
zweifellos ein neuer wertvoIler Behelf, der in der Behandlung dieser 
Krankheiten einen wesentlichen Fortschritt bedeutet. 

Die Technik der Durchwarmung. Zur Durchwarmung des Uterus 
hat Lindemann eine schalenformige Elektrode angegeben, die an 
einem Stiel befestigt ist (Abb. 106). Sie wird in die Scheide derart ein
gefiihrt, daB die Portio in die Schale zu liegen kommt. Als Gegen
elektrode dient eine Bleiplatte (200 cm2), die iiber der Symphyse auf
gelegt wird. Stromstarke etwa 1,0 Ampere. Man erreicht so leicht in 
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der Vagina eine Temperatur von 40-41 0 C, die Temperatur in der 
Cervix diirfte also noch hoher sein. Ein Durchwarmung des Uterus 
bei dieser Elektrodenanordnung kommt jedoch nur dann zustande, 
wenn derselbe mit seinem Korper nach vorne liegt. Denn nur dann 
fallt dieser in den Bereich des von der Portio ausgehenden Strahlen
kegels. Haben wir eine Retroflexio vor uns, so ist der Uteruskorper 
auf diese Weise den Stromlinien nicht mehr erreichbar. Bei einer Retro
flexio oder einer Retroversioflexio bringt man die aktive Elektrode 
an die Portio, wahrend man die inaktive auf den Riicken legt. Auch 
kann man in diesem Fall, dem Vorschlag Lindemanns folgend, eine 
Rektalelektrode verwenden, der man eine Bleiplatte, die auf den Unter
bauch zu liegen kommt, gegeniiberstellt. Die Einfiihrung von intra
uterinen Elektroden, wie sie von amerikanischen Autoren vorgeschlagen 
wurde, halte ich nicht nur fiir iiberfliissig, sondern auch fiir gefahrlich. 

Es ist vorteilhaft, die Wirkung der Diathermie durch medikamentose 
Spiilungen oder durch V orlegen von Tampons, die mit Argentum nitricum, 
Protargol oder einem anderen Silbersalz durchtrankt sind, zu unter
stiitzen. Besonders betonen mochte ich die giinstige Wirkung, welche 
die Diathermie kombiniert mit einer Vakzinetherapie entfaltet. Die 
Erfolge der Diathermie konnen dadurch ebenso verbessert werden 
wie die der Vakzinetherapie. Es ist zweifeIlos, daB die Durchwarmung 
der erkrankten Organe diese fiir die Vakzine sensibilisiert, vermutlich 
infolge der Hyperamie und Hyperlymphie, welche sie in diesen Teilen 
auslOst. Die klinische Beobachtung zeigt, daB die Herdreaktion wesent
lich starker ausfallt, wenn man der Vakzineinjektion eine Diathermie 
unmittelbar vorausschickt. Sie zeigt ferner, daB auch dort, wo starke 
Vakzinedosen keine Reaktion mehr auszulosen imstande sind, eine 
solche bisweilen wieder erscheint, wenn der Krankheitsherd durchwarmt 
wurde. Diese Beobachtungen, die nur im Sinn einer Sensibilisierung 
gedeutet werden konnen, finden ihre Analogie in der klinisch wie experi
menteIl festgelegten Tatsache, daB die elektrische Durchwarmung das 
Gewebe auch fiir Rontgenstrahlen sensibilisiert. Wir werden dariiber 
noch ausfiihrlich zu sprechen haben. 

Amenorrhoe, Dysmenorrhoe und funktionelle 
Stornngen. 

Anzeigen. Es wurde schon friiher erwahnt, daB die Diathermie 
iiberall dort kontraindiziert ist, wo Blutungen oder auch nur die Neigung 
zu solchen besteht, weil diese unter dem EinfluB der Erwarmung ver
starkt bzw. ausgelost werden. Die Diathermie ist infolgedessen auch 
in der Zeit der Menses verboten. Ich selbst habe bisweilen gesehen, 
daB im Verlaufe einer Diathermiebehandlung die sonst regelmaBigen 
Menses verfriiht eintraten. AIle diese Beobachtungen erweisen zur 
Geniige, daB die Diathermie eine ausgesprochen hyperamisierende 
Wirkung auf die Geschlechtsorgane ausiibt und legen den Gedanken 
nahe, sie dort in Anwendung zu bringen, wo die Absicht besteht, eine 
genitale Blutung hervorzurufen. Das ist der Fall bei der Amenorrhoe. 
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Kowarschik und Keitler, Lindemann, Theilhaber, Turell u. a. 
empfehlen sie in diesem Sinn. 

Bii ben untersuchte systematisch den EinfluB der Diathermie auf 
die Menstruation und konnte nachweisen, daB bei den mit Diathermie 
behandelten Frauen die Menses in 40,9% starker waren, in 32,3 0/ 0 

langer dauerten als sonst. In einer anderen Versuchsreihe zeigte sich, 
daB die Menses in 42,8 0/ 0 friiher auftraten als normal. Bei Frauen, welche 
probeweise wahrend der Menstruation diathermiert wurden, nahmen 
die Blutungen fast ausnahmslos zu und dauerten langer. 

Der EinfluB der Diathermie auf die Durchblutung des Genitales 
veranlaBte Castano und Gomez, Rochat u. a. die Diathermie bei 

Abb.l07. Sog. Diathermie der 
Hypophysengegend. 

Sterilitat zu versuchen, und zwar in 
jenen Fallen, wo als Ursache dieser 
eine ungeniigende Entwicklung des 
Genitales angenommen werden muBte. 
Die genannten Autoren hoff ten durch 
die Hyperamisierung die Funktion der 
Ovarien anzuregen, die Geschlechts
organe zur weiteren Entwicklung zu 
bringen und damit flir eine Kon
zeption geeignet zu machen. Sie be
richten iiber giinstige Erfahrungen, die 
sie in verschiedenen Fallen machten. 

Auch dysmenorrhoische Beschwer
den hat man erfolgreich mit Dia
thermie behandelt. Dabei kommt uns 
in gleicher Weise die schmerzstillende 
wie die krampflosende Wirkung der 
Warme zugute. Bii ben glaubt, daB 
die Erfolge der Diathermie dort am 
besten seien, woo eine Hypoplasie des 
Genitales die Grundlage der Dys
menorrhoe bildet, was nach Hirsch 
in 60% aIler FaIle zutrifft. 

Szenes hat bei klimakterischen Beschwerden die Diathermie der 
Hypophysengegend in Vorschlag gebracht. Dabei werden an die Schlafen
gegend beiderseits zwei kleine ovale, etwa 50 cm2 groBe Bleiplatten 
angelegt und mit einer Binde befestigt (Abb. 107). Eine Stromstarke 
von 0,2-0,3 Ampere erzeugt eine maBige, angenehm empfundene 
Warme. Behandlungsdauer 10-20-30 Minuten. Szenes sah unter 
der Behandlung die Wallungen, die Hyperhidrosis, besonders aber die 
Kopfschmerzen in den meisten Fallen verschwinden oder sich weit
gehend bessern. Die Erfolge, die ich in iiber 30 derart behandelten 
Fallen erzielen konnte, waren nicht. iiberzeugend. 

Eine interessante Mitteilung verdanken wir Liebesny, der eine rontgen
kastrierte Frau, die an schweren Ausfallserscheinungen litt, in der beschriebenen 
Weise behandelte und nicht nur ein Verschwinden der klimakterischen Be
schwerden, sondem auch den Erfolg erzielte, daB die bei der Patientin seit 
5 Jahren au.sgebliebene Periode wieder auftrat. 
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Bei funktionell neurasthenischen Klagen ist der EinfluB der Diathermie 
ein schwankender. Hier spielt allzu sehr die Psyche der Patientin wie 
die suggestive Macht des Arztes eine entscheidende Rolle. Daher berichten 
die einen iiber Erfolge, die anderen iiber MiBerfolge. 

Die Technik der Durchwarmung. Bei der Amenorrhoe, Dysmenorrhoe 
und den funktionellen Storungen werden wir das gesamte Genitale 
moglichst gleichmaBig zu durchwarmen suchen, was am besten auf 
vaginalem Wege geschieht. Es kommt dann jene Methode der vaginalen 
Diathermie zur Anwendung, die wir bei der Parametritis (Adnextumoren) 
eingehend beschrieben haben. Nur dort, wo die Einfiihrung einer Elek
trode in die Scheide nicht moglich ist, werden wir uns mit der perkutanen 
Durchwarmung begniigen. 

Nachbehandlung nach Krebsoperationen. 
Theilhaber hat die Diathermie auch zur Nachbehandlung nach Exstirpation 

von Karzinomen empfohlen, um das Auftreten von Rezidiven zu verhiiten. Nach 
ihm ruft die Diathermie nicht nur eine Hyperamie, sondern eine "akute Entziindung" 
in den durchwarmten Geweben hervor, die sich anatomisch in einer Anhaufung 
von Rundzellen im Bindegewebe kennzeichnet. Diese sollen einen Schutz gegen 
das Vordringen der Epithelzellen bilden und so die Rezidivgefahr vermindern. 
Theilhaber empfiehlt daher, nach der radikalen Entfernung der Krebsgeschwulst 
die Patientinnen einer Diathermiekur zu unterziehen und diese weiterhin wenigstens 
zweimal im Jahre zu wiederholen. 

Diese Anschauung Theilhabers steht im Widerspruch mit der bisher allgemein 
verbreiteten Ansicht, daB die Durchwarmung eines malignen Tumors und die dadurch 
bewirkte Hyperami3ierung desselben einen Reiz auf das Wachstum der Tumor
zellen ausiibt und daher unter allen Umstanden vermieden werden miisse. Schon 
Bernd hat beziiglich der Diathermie diese Ansicht geauBert und Lenz glaubte 
sie durch klinische Beobachtungen bestatigen zu k6nnen. 

Die Angaben Theilha bers veranlaBten Lie besny die Wirkung der Diathermie 
auf das Karzinomgewebe im Tierversuch nachzupriifen. Er impfte weiBe Mause 
intramuskular mit Karzinom, diathermierte dieselben vom 6.-18. Tage nach der 
Impfung und fand nach Ablauf dieser Zeit bei den so behandelten Tieren ein merk
liches Zuriickbleiben im Wachstum der Geschwiilste gegeniiber denjenigen der nicht 
diathermierten Kontrolltiere. Die nach der Methode von J oannovics vor
genommene Wagung lieB eine Wachstumshemmung bis zu 42,6 0/ 0 feststellen. 
Mikroskopisch konnte nachgewiesen werden, daB bei den diathermierten Mausen 
die Tumorzellen zum gr6Bten Teil zerfallen waren. Die karzinolytische Wirkung 
die Diathermie war damit auch experimentell erwiesen. Ganz ahnliche Unter
suchungen machten auch Rohdenburg und Prime an Rattentumoren. Sie 
konnten gleichfalls als Folge der Durchwarmung eine Zellzerstorung feststellen. 

Ob diese Wirkung durch die bei der Erwarmung auftretende Hyperamie oder 
durch die Hyperthermie als solche bedingt ist, laBt sich nicht entscheiden. Wahr
scheinlich wirken beide Faktoren in gleichem Sinn. Dagegen gelang es Lie besny 
bei seinen Untersuchungen nicht, die Rundzel1eninfiltrate festzustellen, die nach 
Theilhaber als die Folge einer "akuten Entziindung" in dem diathermierten 
Gewebe auftreten und die nach diesem Autor eine ganz besondere Rolle bei der 
Wachstumshemmung der Karzinomzellen spielen sollen. Auch andere Unter
suchungen, die Liebesny gemeinsam mit Kolmer an den Hoden gesunder Hunde 
ausfiihrte, vermochten diesen Befund Theilha bers nicht zu bestatigen. Nach 
mehrtagig wiederholter Diathermie des einen Hodens zeigte dieser wohl makro
skopisch wie mikroskopisch eine deutliche Hyperamie im Vergleich zu dem Hoden 
der nichtbehandelten Seite, Rundzellenansammlungen, wie sie Theilhaber 
beschrieb, waren jedoch nicht aufzufinden. 

Mag nun die hemmende Wirkung der Diathermie auf das Wachstum von 
Karzinomen diese oder jene Erklarung finden, jedenfalls ist die Tatsache an sich 

Kowarschik, Diathermie. 6. Auf!. 12 
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von klinischer Bedeutung. Wenn die Diathermie auch keinesfalIs aIs ein Heil· 
mittel fiir Karzinome angesehen werden kann, so vermag sie uns doch vielleicht 
zur Verhiitung von Rezidiven Dienste zu leisten. In diesem Sinn wird sie von 
Theilhaber seit Jahren warm empfohlen, welcher Empfehlung sich spater auch 
Christoph Miiller auf Grund eigener klinischer Beobachtungen anschloB. Es 
ist wohl moglich, daB durch die systematische Behandlung der Operationsnarben 
mit Diathermie das Aufgehen etwa zuriickgebliebener Keime verhindert und damit 
ein Rezidiv verhiitet werden kann. Nach Theilha ber bleiben derartig behandelte 
Narben noch viele Monate nach dem Aussetzen der Diathermie weich, geschmeidig 
und rot wie in den ersten Monaten nach der Operation, wahrend altere Narben 
nach Krebsoperationen nicht selten blaB werden und eine keloidar~ige Verdickung 
zeigen. -

Die postoperative Diathermie wirkt also rezidivverhiitend in gleichem Sinn 
wie die Rontgenbestrahlung und ist geeignet, deren Wirkung zu unterstiitzen. 

Ge burtshilfe. 
. Anzeigen. Die blutungsanregende Wirkung der Diathermie war die Veranlassung, 

dieselbe auch zur Einleitung eines kiinstlichen Abortus zu versuchen. In den wenigen 
bisher mitgeteilten Fallen allerdings ohne Erfolg. Auch in der Geburtshilfe selbst 
hat man die Diathermie angewendet. So berichtet Henkel iiber einen Fall von 
Missed labour, bei dem die Geburt, nachdem Pituitrin vergeblich gebraucht worden 
war, durch die Diathermie in Gang kam. In einem zweiten Fall von Wehenschwache 
war der Erfolg ein gleich guter. 

Seitz und Vey haben ausgehend von der Tatsache, daB die Sekretion einer 
Driise durch Hyperamie gesteigert werden kann, die Diathermie auch bei mangel. 
hafter Milchsekretion, bei Hypogalaktie, versucht. Sie konnten die Wahrnehmung 
machen, daB die systematische Durchwarmung der Brust von Schwangeren nach 
Eintritt derGeburt den MilcheinschuB wesentlich erhoht und so das Stillen erleichtert. 
Bei Schwangeren, die in dieser Weise behandelt wurden, zeigte sich oft stundenlang 
nach der Dnrchwarmung ein vermehrtes Spannungsgefiihl in der Brust, was wohl 
als Ausdruck einer langer dauernden Hyperamie anzusehen ist. Bei fortgesetzter 
Behandlung war eine deutliche GroBenzunahme der Druse festzustellen, die ins· 
besondere bei infantilen Briisten ausgesprochen war. Auch wenn die Behandlung 
erst nach der Geburt einsetzte, brachte sie noch Erfolg, indem die friiher vermiBte 
Milchsekret,ion ofters noch am 7., 8. oder 9. Wochenbettag eintrat. 

Die Teehnik der Durchwiirmung. Fiir geburtshilfliche Zwecke, wie z. B. bei 
Wehenschwache, wird sich die Durchwarmung des Uterus mittels je einer auf den 
Bauch und auf den Riicken aufgelegter Bleiplatte empfehlen. Zur Diathermie 
der weiblichen Brust verwenden S e i t z und Vey Bleielektroden in der GroBe von 
40-50 cm', zwischen welche sie das Organ fassen. Damit die Erwarmung eine 
gleichmaBige sei, miissen die Platten planparallel zueinander stehen. Urn dies 
zu erreichen und urn sich gleichzeitig die Miihe des Haltens zu ersparen, haben die 
genannten Autoren einen eigenen selbsttatigen Elektrodenhalter konstruiert. 

XI. Die Erkrankungen des Auges. 
Experimentelle Untersuchungen. 

Die Erwarmung des Auges durch die Diathermie. Kriickmann 
machte bereits im Jahre 1911 nach Versuchen an toten Tier· und 
Menschenaugen auf die Verwendbarkeit der Diathermie bei Erkran· 
kungen des Auges aufmerksam, warnte jedoch mit Riicksicht auf die 
Verbrennungsgefahr noch vor ihrer allgemeinen Anwendung. Die ersten 
grundlegenden Untersuchungen iiber die Wirkung der Diathermie auf 
das lebende Auge stammen von Zahn (1912) aus der Tiibinger Augen. 
klinik. Dieser Autordiathermierte zuerst dasAuge am lebendenKaninchen, 
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wobei er feststellen konnte, daB sich mit der elektrischen Durch
warmung ungleich hohere Temperaturen im Konjunktivalsack und im 
Glaskorper erzeugen lieBen als durch heiBe Umschlage. Bei einer Kon
junktivalsacktemperatur von 45 0 C scheint die obere Grenze der Toleranz 
erreicht zu sein, indem sich bei dieser Temperatur bereits Schadigungen 
der Hornhaut in Form von kleinzelligen Infiltrationen zeigen, eine 
Angabe, welche spater auch von Kruckmann und Telemann bestatigt 
wurde. Nach diesen Tierversuchen ging Zahn an die Diathermie des 
menschlichen Auges und legte vor allem die Tatsache fest, daB wieder
holte Erwarmungen der Bindehaut auf 42 0 ohne jeden Schaden ver
tragen werden. 

Eingehende Untersuchungen uber die Erwarmung der einzelnen 
Augenabschnitte bei der Diathermie verdanken wir weiterhin Kruck
mann und Tele mann (1913), welche sich zu ihren Temperaturmessungen 
der thermoelektrischen Methode bedienten. Sie fanden, daB bei Ver
wendung der Glaskammerelektrode (s. S.182) sich die Kornea und 
Sklera, entsprechend ihrem hoheren elektrischen Widerstand, starker 
erwarmen als das Kammerwasser und der Glaskorper. 1m ubrigen 
stimmen ihre Angaben mit denen Zahns uberein. 

Diesen Untersuchungen reihen sich die Experimente von Qurin 
(1·914) an, der bei der Diathermie des menschlichen Auges im Binde
hautsack eine Hochsttemperatur von 43,6 0 C erreichen konnte. Ein 
Dberschreiten dieser Temperatur war infolge des HitzegefUhles, welches 
die Versuchspersonen empfanden, nicht moglich. Dieses Ergebnis ist 
insofern von Bedeutung, als es uns zeigt, daB auch bei starkem Hitze
gefUhl die Temperatur im Bindehautsack noch immer nicht jene Grenze 
(45 0 C) erreicht, welche von Zahn, Kruckmann und Telemann 
als Schadigungsgrenze gefunden wurde. 

Qurin suchte sich des weiteren Klarheit daruber zu verschaffen, 
in welchem Verhaltnis die retrobulbar erzielte Temperatur zur Kon
junktivalsacktemperatur steht. Zu diesem Zweck benutzte er Versuchs
personen, denen das eine Auge enukleiert worden und bei denen ein 
moglichst tiefer Konjunktivalsack zuruckgeblieben war. In die Spitze 
des letzteren legte er ein fUr diesen Zweck besonders konstruiertes 
Thermometer, fUllte dann die Augenhohle mit einem frischen, in lau
warmer KochsalzlOsung aufbewahrten Tierauge und legte zwischen 
dieses und das untere Augenlid wieder ein Thermometer ein. Hierbei 
zeigte sich nun die interessante Tatsache, daB die Temperatur in der 
Orbita nicht hinter der des Konjunktivalsackes zuruckblieb, sondern 
ihr im Gegenteil um 1-2 Grade vorauseilte. Diese Erscheinung erklart 
sich daraus, daB die von der Augenelektrode zur Nackenelektrode 
gehenden Stromlinien auf ihrem Wege durch die Augenhohle von den 
knochernen, schlecht leitenden Wanden des Orbitaltrichters nach hinten 
eingeengt werden, wodurch ihre Dichte notwendigerweise steigt. Bereits 
Zahn hatte aus diesem Umstand eine besondere Tiefenwirkung von 
der Diathermie erwartet. Anders ist das Verhalten bei Verwendung 
von elektrischen Thermophoren. Hier blieb die Temperatur des retro
bulbaren Raumes hinter der des Bindehautsackes um 2-3 Grad Celsius 
zuruck. 

12* 
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Uber den Stromlinienverlauf bei der Diathermie des menschlichen 
Auges wurden von einzelnen Autoren sehr weitlaufige und leider sehr 
unfruchtbare Erorterungen angestellt. Einem physikalisch so kompli
zierten Problem kommt man mit theoretischen Erwagungen iiber die 
GroBe des Widerstandes, Reihen- oder Parallelschaltung, kapazitiver 
Aufladung u. dgl. nicht bei; hier entscheidet einzig und allein das 
Experiment. 

Der Einflull der Diathermie auf den intraokuUiren Druck und das 
Kammerwasser. Claussnitzer (1912) untersuchte den EinfluB der 
Erwarmung auf den intraokularen Druck und stellte fest, daB die 
Diathermie in vielen Fallen eine Drucksteigerung erzeugt, und zwar 
vor allem bei entziindlichen Erkrankungen des Auges wie Iritis und 
Iridozyklitis. 1m normalen Auge dagegen bleibt diese Steigerung des 
Druckes aus, ja es zeigt sich eher ein Absinken desselben. So konnte 
Claussnitzer beispielsweise bei einer Patientin mit einer Tuberkulose 
des Uvealtraktus am kranken Auge den Druck von 18 mm auf 35 mm, 
also fast auf das Doppelte, erhohen, wahrend das gesunde Auge in keiner 
Weise beeinfluBt wurde. Qurin gibt an, daB er in einem Fall von 
glaukomatOser Optikusatrophie eine Drucksteigerung und starke Obsku
rationen beobachtete. 

Beobachtungen iiber das Verhalten des Kammerwassers bei der 
Diathermie verdanken wir Sattler (1912). Er fand bei Kaninchen, 
daB das Wasser der vorderen Kammer nach einer viertelstiindigen 
elektrischen Durchwarmung einen viermal so groBen EiweiBgehalt 
aufwies als nach einer halbstiindigen Behandlung mit heiBen Umschlagen, 
was als Beweis fiir die ungleich starkere Hyperamie der ZiliargefaBe 
bei der Diathermie anzusehen ist. Diese Erhohung des EiweiBgehaltes 
nach der Diathermie wurde auch von Lowenstein und Kubik refrakto
metrisch nachgewiesen. 

Anzeigen und Gegenanzeigen. 
Die Erkrankungen der Konjunktiva. Von den Erkrankungen der 

Konjunktiva kommen fiir die Diathermie in erster Linie die rheumatischen 
und gichtischen Formen der Bindehautentziindung in Betracht, welche 
erfahrungsgemaB durch Warme giinstig beeinfluBt werden. Kraft 
und Ten Doesschate berichten iiber Erfolge bei drei Fallen von 
gonorrhoischer Konjunktivitis. Waldmann sah einen giinstigen Ein
fluB bei Friihjahrskatarrh und Trachom. 

Die Erkrankungen der Kornea und Sklera. Bei den geschwiirigen 
Erkrankungen der Hornhaut scheint die Diathermie keinen Nutzen zu 
bringen (Qurin, Koeppe), eher sind die parenchymatosen Hornhaut
erkrankungen fiir die elektrische Durchwarmung geeignet. Best, 
Maldutis, Qurin und Waldmann konnten bei diesen Erfolge 
beobachten, wahrend Koeppe sich gegen die Behandlung der Keratitis 
parenchymatosa mit Diathermie ausspricht. Ubereinstimmend dagegen 
sind die Angaben der verschiedenen Autoren iiber die giinstige Wirkung 
der Durchwarmung bei chronisch rheumatischer Skleritis und Epi
skleritis. 
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Die Erkrankungen der Iris und Chorioidea. Einen guten, ja einen 
fast spezifischen EinfluB iibt die Diathermie auf die rheumatische Iritis 
und Iridozyklitis (Qurin, Kowarschik, Best) und in gleich giinstigem 
Sinn wirkt sie auf die gonorrhoische Iritis. Hingegen verhalten sich 
luetische und tuberkulose Erkrankungen der Iris und der Chorioidea 
ziemlich refraktar. Bei septisch infektioser Iritis sowie beim Hypopion 
ist die elektrische Durchwarmung kontraindiziert (Koeppe). 

Die Erkranklmgen des GIaskorpers. Die Diathermie kommt bei allen 
Glaskorpertriibungen in Frage. Sie erweist sich bei solchen, die durch 
rheumatische Iridozyklitis und Chorioiditis bedingt sind, von Nutzen, 
gelegentlich auch bei solchen tuberkuloser und luetischer Natur (Koeppe). 
Bei Blutungen in den GIaskorper, desgleichen bei Blutungen in die 
vordere Kammer, die Iris usw. ist die Diathermie wegen ihrer hyper
amisierenden Wirkung nur mit groBter Vorsicht anzuwenden. Gegen
angezeigt ist sie bei jenen Erkrankungen, die das ~l\.uftreten neuer Blu
tungen befiirchten lassen. Auf jeden Fall wird man gut tun, nach dem 
Eintritt einer Blutung einen Zeitraum von acht Tagen verstreichen 
zu lassen, ehe man eine Durchwarmung vornimmt. 

Die Erkrankungen des Nervus opticus und der Retina. Uber die 
Wirkung der Diathermie auf die Erkrankungen des Sehnerven ist nur 
sehr wenig bekannt. Qurin erzielte bei einem Patienten mit doppel
seitiger Optikusatrophie infolge herdformiger Myelitis eine bedeutende 
Besserung der Sehscharfe (von Fingerzahlen in 5 Metern auf '/24) und 
eine wesentliche Erweiterung des Gesichtsfeldes. Koeppe konnte bei 
zahlreichen Kranken mit tabischer Optikusatrophie und retrobulbarer 
Neuritis, die er diathermierte, eine Wirkung nicht feststellen. 

Gegenanzeigen der Diathermiebehandlung sind: 
1. Infektios -septische Erkrankungen der Hornhaut, der Iris und 

Chorioidea sowie die entsprechenden Erkrankungen des Glaskorpers. 
Weiterhin aIle eitrigen Prozesse des Orbitalgewebes, vor allem auch 
drohende Panophthalmie. 

2. Frische Blutungen und Erkrankungen, die zur Blutung neigen. 
3. Glaukom. 
4. Exophthalmus bei Morbus Basedowi. 

Die Technik der Angendiathermie. 
Die Erwarmung des Auges wird in der Weise vorgenommen, daB 

man eine aktive Elektrode auf das Auge selbst, eine zweite inaktive 
Elektrode auf eine entfernte Korperstelle, am zweckmaBigsten auf 
den Nacken aufsetzt, damit die von der ersten Elektrode ausgehenden 
StromIinien moglichst der Lange nach durch die Orbita ziehen. Die 
Augenelektrode wird entweder auf die geschlossenen Lider oder auf das 
geoffnete Auge aufgesetzt. In letzterem Fall verwendet man eine sog. 
GIaskammerelektrode. Man kann demnach eine Diathermie bei ge
schlossenen und eine solche bei offenen Lidern unterscheiden. 

Die Diathermie bei geschlossenen Lidern fiihre ich in folgender Weise 
aus. Auf das Auge kommt eine der GroBe des Orbitaleinganges 
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entsprechende vielfache Lage von hydrophiler Gaze oder Watte, die, 
um ihren \Viderstand und damit ihre Erwarmung moglichst gering zu 
machen, mit konzentrierter 
Kochsalzlosung durchtrankt 
wird. Auf diese feuchte 

Abb. lOS. Diathermie des Auges. Abb.109. Elektrodenhalter vonQurin. 

Unterlage legt man 
und befestigt beide 

Abb.llO. Augenelektrode 
von Bucky. 

eine etwas kleinere oval geschnittene Bleiplatte 
mittels Binden am Kopf (Abb. 108). Die in
aktive Elektrode besteht aus einer Bleiplatte 
(100 cm2), die man im Nacken moglichst hoch 
an der Haargrenze befestigt. Qurin hat einen 
Elektrodenhalter angegeben, der das Halten der 
Elektroden durch besondere Biigel besorgt 
(Abb. 109). 

Die anzuwendende Stromstarke schwankt je 
nach der GroBe der Augenelektrode zwischen 
200-500 Milliampere. Zur Regulierung dieser 
kleinen Strome bedient man sich zweckmaBig 
eines Spannungsteilers (s. S. 30). 

Der Umstand, daB sich bei geschlossenen 
Lidern die Haut starker erwarmt als die unter 
ihr liegende Hornhaut, erscheint mir als kein 
besonderer Nachteil, im Gegenteil, ich erblicke 
darin eine Sicherung fiir das Auge. 

Die Diathermie bei offenen Lidern. Hierbei 
verwendet man die von Bucky angegebene Glas
kammerelektrode (Abb. llO). Diese setzt man, 
nachdem man ihren freien Rand mit Vaselin 
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eingefettet hat, zunachst auf das geschlossene Auge auf und laBt sie 
von dem Patienten halten. Dann wird die Kammer mittels Irrigator 
von unten oder einer Undine von oben mit einer etwa 30 0 C warmen 
KochsalzlOsung gefiillt. 1st das geschehen, so 6f£net der Patient das 
Auge wieder. Die mit der Buckyschen Augenelektrode anwendbare 
Stromstarke betragt 200-400 Milliampere. 

XII. Die Erkranknngen des Ohres. 
Anzeigen. 1m Gegensatz zu den zahlreichen Untersuchungen iiber 

die Diathermie des Auges sind die Arbeiten, welche sich mit der Dia
thermie des Ohres beschaftigen, recht sparlich. Nach unseren Erfah
rungen auf anderen Gebieten diirfte die Diathermie vor allem bei sub
akuten und chronischen Entziindungen des Mittelohres angezeigt sein. 
In diesem Sinn empfehlen sie z. B. Leroux, Bo und Rubley. Nach 
letzteren ist die Diathermie dann am Platz, wenn nach spontaner Per
foration oder nach Parazentese fiir einen guten AbfluB des Eiters gesorgt 
ist. Die Behandlung verwandelt die eitrige Sekretion bald in eine 
schleimige und bringt sie weiterhin zum Verschwinden. In chronischen 
Fallen kommt es bisweilen nach den ersten Sitzungen zu einer voriiber
gehenden Vermehrung des Ausflusses. Rubley sah in 60 Fallen von 
Otitis media, die er diathermisch behandelte, nie ein Dbergreifen des 
Entziindungsprozesses auf den Warzenfortsatz. 

Ob die Diathermie bei der Otosklerose irgendwelche Aussichten auf 
Erfolg hat, ist durchaus zweifelhaft. Wahrend Hamm solche Erfolge 
gesehen haben will, wird von Mendel die Anwendung der Diathermie 
bei dieser Erkrankung fiir erfolglos, von Gerlach unter Umstanden 
selbst fiir schadlich gehalten. lch selbst habe die Diathermie bei ver
schiedenen subjektiven Ohrgerauschen, die keiner anderen Behandlung 
weichen wollten, mit Erfolg angewendet. 

ttber den Nystagmus, ausgeliist durch Diathermie des Ohres, stellte Rub 0 

interessante Untersuchungen an. Die Technik bestand in der Einfiihrung einer 
Elektrode in den auBeren Gehiirgang, wahrend die zweite Elektrode in der Hand 
gehalten wurde. Dabei beobachtet man bei sonst Gesunden einen Nystagmus 
mit Andeutung von Rotation nach der erregten Seite. 1st die Erregung eine doppel
seitige, indem man in jeden Gehiirgang eine Elektrode einfiihrt und den Strom 
quer durch den Schadel leitet, dann zeigt sich eine Abhangigkeit von der Kopf
haltung insoferne, als der Nystagmus nach der Seite der Kopfwendung erfolgt. 
Bei akuter und chronischer Otitis media und externa, bei Polypenbildung lassen sich 
deutliche Unterschiede zwischen dem kalorischen und diathermischen Nystagmus 
feststellen. Wahrend der diathermische Nystagmus bei Gesunden wie bei Kranken 
gleich rasch erscheint, ist der kalorische bei der erwahnten Erkrankung verziigert, 
da die Warmeleitung durch den Eiter, die Granulationen oder sonstige Verhalt
nisse behindert wird. 

Die Teehnik der Ohrdiathermie. Die elektrische Durchwarmung des 
Ohres kann man nach dem Vorschlag Mendels, wie folgt, ausfiihren. 
Der Geh6rgang wird bis zum Trommelfell austamponiert mit einem 
in Kochsalzlosung getrankten Wattestreifen, der sich in eine die Ohr
muschel und ihre Krypten ausfiillende feuchte Wattelage fortsetzt. 
Auf diese kommt eine kleine ovale Bleiplatte zu Hegen, wahrend 
eine zweite groBere Bleiplatte als inaktive Elektrode der Wange 
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der anderen Seite aufgesetzt wird. Beide Elektroden werden mittels 
Binden am Kopf befestigt. Die von der Ohrelektrode ausgehenden 
Stromlinien ziehen eingescheidet von den knochernen Wanden des 
au/3eren Gehorganges durch den Tampon direkt gegen das mittlere 

und innere Ohr. Die Stromstarke 
betragt bei dieser Anordnung 150 
bis 200 Milliampere. 

Nach Bucky kann man die 
Durchwarmung des mittleren und 
inneren Ohres auch in folgender 
Weise machen. Man verwendet 
eine der von ihm angegebenen 
Ohrelektroden. Es sind dies kugel-, 
eiformige oder auch mehr zylin

Abb. 111. Ohrelektroden von Bucky. drische Metallkorper, die mit Rilfe 
eines rechtwinkelig gebogenen 

Zwischenstiickes an einem Elektrodenhalter befestigt werden (Abb. 111). 
An diesem halt der Patient die Elektrode wahrend der Behandlung, 
wobei er das metallische Ansatzstiick in die Offnung des iiu/3eren 
Gehorganges driickt. Als zweite Elektrode verwendet Bucky eine 
kleine Metallscheibe, die er am Rals, und zwar an jener Stelle anlegt, 
wo die Karotis den vorderen Rand des Musculus sternocleidomastoideus 
kreuzt. Er tut dies in der Annahme, da/3 die von der Ohrelektrode aus
gehenden Stromlinien zunachst in das mittlere Ohr ziehen und von 
da im rechten Winkel nach abwarts (1) entlang der Karotis verlaufen. 

XIII. Die Erkranknngen der Hant. 
Anzeigen. Wir haben schon friiher (s. S. 147) ausfiihrlich davon 

gesprochen, welch hervorragend giinstige Wirkung die Diathermie 
bei Erfrierungen der Raut, seien es einfache Gefa/3paresen, seien es 
Frostbeulen oder auch Geschwiirsprozesse, entfaltet. Durch die Besse
rung der Zirkulation, durch die Rebung des lokalen Stoffwechsels, 
welche die Durchwarmung zur Folge hat, werden derartige Zustande 
rasch gebessert und geheilt. 

Diese Erfolge ermutigen dazu, auch andere Erkrankungen der Raut, 
die vorwiegend auf lokalen Zirkulations- und Ernahrungsstorungen 
beruhen, diathermisch zu behandeln. Rierher gehort in erster Linie 
das Ulcus cruris varicosum. Auch bei diesem ist es die venose Stauung 
und die dadurch bedingte Unterernahrung der Raut, die einerseits 
die Grundlage fiir die Geschwiirsbildung abgibt, andererseits die Reilung 
eines bereits bestehenden Geschwiirs verhindert. Rier bietet sich uns 
in der Diathermie ein ausgezeichnetes Rilfsmittel. Ihre ausgesprochene 
hyperamisierende Wirkung regt die Granulation der Wundflache und 
ihre Epithelisierung in bedeutendem Ma/3e an. Die klinischen Beobach
tungen von Grunspan, Bordier, Vignal u. a. beweisen dies in iiber
zeugender Form. 

Neben den varikosen Geschwiiren werden von Bordier auch Rontgen
ulzerationen, besonders solche, welche bereits langere Zeit bestehen, 
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ohne eine Neigung zur Heilung zu zeigen, fUr die Diathermiebehandlung 
empfohlen. Die geringe Heilungstendenz derartiger Geschwiire wird 
von Bordier auf die Schiidigung der HautgefiiBe infolge der Rontgen
strahlen zuriickgefiihrt und dieser Autor erblick,t in der Zirkulations
forderung durch die Diathermie das wirksamste Mittel dagegen. Eine 
Reihe von Fiillen, deren ausfiihrliche Krankengeschichten er mitteilt, 
scheinen dies zu bestatigen. 

Nobel und Glassberg machen besonders auf die schmerzstillende 
Wirkung aufmerksam, welche die Hochfrequenzstrome auf Rontgen
keratome und exulzerierte Rontgenkarzinome ausiiben. Es gelang ihnen, 
die iiuBerst qualvollen Schmerzen solcher Kranken durch lang fort
gesetzte Behandlung zu beseitigen und es zeigte sich, daB dieser Erfolg 
nicht nur ein voriibergehender war, sondern monatelang anhielt. Die 
gleichen Autoren suchten ferner bei atrophisierenden Erkrankungen 
der Haut wie bei der Acrodermatitis atrophicans durch die Diathermie 
den Erniihrungszustand der Haut zu bessern, was ihnen in der Tat 
gelang. Sie konnten bei nicht zu weit vorgeschrittener Atrophie eine 
Erholung der geschiidigten Hautpartie, der GefiiBe, des Epithels, der 
Papillarkorper und der Cutis propria klinisch und histologisch fest
stellen. Diese Erfolge veranlaBten Nobel und Glassberg weiterhin, 
einen Versuch mit der Diathermie bei Sklerodermie zu machen. In der 
Erwiigung, daB viele dieser Fiille mit einer Hypofunktion der Schild
driise einhergehen, die in einer Verminderung des Grundumsatzes zum 
Ausdruck kommt, machten sie dieses Organ zum Angriffspunkt der 
Therapie. Systematische Durchwiirmungen der Schilddriise mit schwa
chen Stromen von liingerer Dauer ergaben nicht nur eine subjektive 
Linderung der Beschwerden, sondern lieBen auch eine deutliche objektive 
Besserung des Hautverhaltens erkennen. Auch Babonneix sah im 
FaIle einer progressiven Sklerodermie bei einem Kind einen schonen 
Erfolg von der Durchwiirmung. 

Theilha ber und Linde mann haben ferner auf die giinstige Wirkung 
aufmerksam gemacht, welche die Diathermie auf Hautnarben ausiibt. 
So werden z. B. Operationsnarben, die mit dem darunter liegenden 
Gewebe fest verlotet sind, sehr bald weicher, zarter und beweglicher. 
Die Infiltrationen, welche solche Narben aufweisen, verschwinden rasch 
und gleichzeitig damit auch die Schmerzen, welche teils durch die 
Infiltration, teils durch die Adhiision mit der Umgebung bedingt werden. 
Ich selbst hatte Gelegenheit, die giinstige Wirkung der Diathermie 
auf Narbenkeloide zu beobachten, die unter der Durchwiirmung meist 
rasch weicher und flacher werden. A. E. Stein u. a. empfehlen die 
Hochfrequenzwiirme zur Behandlung von Hautschiidigungen, wie sie 
durch paravenose, d. h. miBgliickte Salvarsaneinspritzungen zustande 
kommen. 

Die Technik der Durchwarmung. Die Durchwiirmung einer erkrankten 
Hautpartie kann technisch in zweifacher Art ausgefiihrt werden. Einmal 
so, daB man auf die betreffende Hautstelle eine kleinere aktive Elektrode 
auflegt und ihr womoglich parallel und direkt gegeniiber eine zweite 
groBere Elektrode anbringt, so daB die Stromlinien die Haut senkrecht 
durchsetzen. Als aktive Elektrode verwendet man in diesem Fall am 
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besten ein entsprechend groBes Stanniolblatt, das man friiher, wenn 
notig, durch Auskochen oder Einlegen in Alkohol sterilisiert hat. Als 
zweite Elektrode dient eine groBere Bleiplatte. 

Dort, wo man es vermeiden will, eine Elektrode unmittelbar auf 
die erkrankte Rautstelle, weil diese vielleicht geschwiirig zerfallen ist, 
aufzulegen, kann man die Raut auch der Lange nach durchwarmen. 
So kann man ein Unterschenkelgeschwiir z. B. in der Weise behandeln, 
daB man den FuB auf eine Bleiplatte stellen laBt und eine zweite Platte 
auf die Streckseite des Oberschenkels auflegt. Es wird so bei einer 
Stromstarke von 0,5-0,7 Ampere der distale Teil des Unterschenkels, 
an dem ja gewohnlich das Geschwiir sitzt, infolge seines kleinen Quer
schnittes hinreichend durchwarmt. 

Anhang. 

XIV. Die Kombination von Diathermie lInd 
Rontgenbestrahlung. 

Experimentelle Untersuchungen. Bernd machte bereits in einer 
seiner ersten Veroffentlichungen auf die Moglichkeit aufmerksam, 
das Gewebe maligner Tumoren durch elektrische Schwingungen fUr 
Rontgenstrahlen zu sensibilisieren. Er berichtet iiber zwei Tumoren, 
die von ihm diathermiert und im AnschluB daran von G. Schwarz 
bestrahlt worden waren, bei denen es den Anschein hatte, als ob ihre 
Riickbildung durch die vorausgegangene Diathermie beschleunigt 
worden ware. Bernds Vorschlag wurde spater von R. E. Schmidt 
wiederholt und von Christoph Muller klinisch gepriift. Dieser konnte 
bei verschiedenen malignen Neubildungen, die sich der Rontgenstrahlung 
gegenuber als refraktar erwiesen, ein Kleinerwerden erzielen. 

1m AnschluB an diese Beobachtungen stellten Fr. Bering und 
R. Mayer eine Reihe von experimentellen Untersuchungen an, welche 
das Ziel verfolgten, die sensibilisierende Wirkung der Diathermie fiir 
Rontgenstrahlen objektiv nachzuweisen. Sie machten ihre Experimente 
an Kaninchenhoden, und zwar derart, daB sie nur einen der beiden 
Roden diathermierten, um dann beide mit der gleichen Rontgendosis 
zu bestrahlen. Sie hatten so an dem zweiten, nicht durchwarmten 
Testikel ein Vergleichsobjekt, das gestattete, den EinfluB der Diathermie 
auf der anderen Seite zu beurteilen. Es zeigte sich nun in der Tat der 
diathermierte Roden radiosensibler, indem die an ihm nachweisbare 
Rontgendegeneration stets starker ausgebildet war als an dem nicht 
durchwarmten Roden. Es zeigte sich weiter, daB der Unterschied 
in der beiderseitigen Wirkung bei groBen Strahlenquantitaten nicht 
so augenfallig war wie bei der Anwendung von kleinen Mengen. Bei 
einer Dosis von 9-10 x, bei welcher das Zerstorungswerk schon ein 
ziemlich ausgiebiges ist, ist immerhin auf der durchwarmten Seite die 
Schadigung noch etwas umfangreicher. Weitaus offenkundiger ist 
jedoch der Unterschied, wenn man nur eine kleine Strahlenmenge, 
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etwa 2 x, anwendet. Hierbei zeigen sich an dem nicht diathermierten 
Hoden noch keine histologisch nachweisbaren Veranderungen, an dem 
diathermierten dagegen sind dieselben bereits deutlich ausgesprochen. 
Es wird also durch die Diathermie die elektive Wirkung der Rontgen
strahlen erweitert. 

Auch von Lenz wurde an der II. Medizinischen Klinik der Charite 
in Berlin die kombinierte Wirkung der Diathermie und Rontgenbestrah
lung experimentell studiert. Lenz konnte gleichfalls den sensibili
sierenden EinfluB der Diathermie bestatigen. An einem faustgroBen, 
subkutan gelegenen Mammakarzinom (Rezidiv), dessen eine Halfte er 
diathermierte und das er in unmittelbarem AnschluB daran in seiner 
ganzen Ausdehnung einer Rontgenerythemdosis aussetzte, konnte er 
nach 14 Tagen an der diathermierten Tumorhalfte eine deutliche Ver
minderung des Volumens und eine Abnahme der Konsistenz nachweisen 
gegeniiber der mit Rontgenstrahlen allein behandelten Halfte. 

Worauf beruht die sensibilisierende Wirkung der Diathermie1 Bering 
und Mayer sind der Ansicht, daB fiir die durch ihre Versuche nach
gewiesene Radiosensibilisierung in erster Linie die durch die Diathermie 
veranlaBte Hyperamie ursachlich in Betracht kommt, nachdem von 
H. E. Schmidt, G. Schwarz u. a. nachgewiesen worden ist, daB die 
erhohte Blutfiille eines Organes dessen Rontgenempfindlichkeit wesent
lich steigert. Umgekehrt ist ja auch bekannt, daB Anamie des Gewebes, 
sei sie durch Kompression erzeugt (G. Schwarz) oder durch Adrenalin 
(Reicher und Lenz), die Sensibilitat desselben fiir Rontgenstrahlen 
herabsetzt. Christoph Miiller, der in einer groBeren klinischen Ver
suchsreihe den praktischen Wert der Kombination von Diathermie 
und Rontgentherapie erprobt hat, spricht dagegen die Meinung aus, daB 
neben der Hyperamie noch andere, bis jetzt unbekannte Faktoren 
fiir die Sensibilisierung maBgebend seien. 

Ein aktivierender EinfluB der Diathermie laBt sich nach den Erfah
rungen von Lenz, die auch durch die Versuche von Bering und Mayer 
bekriiftigt werden, nur dann beobachten, wenn die Durchwarmung der 
Rontgenbestrahlung unmittelbar vorausgeht; die umgekehrte Reihen
folge, bei der der Tumor zuerst bestrahlt und dann durchwarmt wird, 
scheint keinen Erfolg zu haben. 

Die Anzeigen fUr die Kombination von Diathermie und Rontgen
bestrahlung. Der Wert der Diathermie als Sensibilisator fiir Rontgen
st.rahlen ist ein doppelter. Einerseits sind wir dadurch in die Lage 
versetzt, Neubildungen, die sich "rontgenrefraktar" verhalten, dem 
EinfluB der Strahlung zugiinglich zu machen, andererseits - und das 
ist vielleicht noch wichtiger - haben wir in dem Verfahren auch ein 
Mittel, unter der Haut liegende Neubildungen zu sensibilisieren und 
auf Grund dessen durch eine Rontgendosis zu zerstoren, welche die 
Haut selbst noch nicht schadigt. Dies erscheint im ersten Moment 
vielleicht nicht ganz verstandlich, weil es die Voraussetzung in sich 
schlieBt, daB die Raut selbst nicht mitsensibilisiert wird, eine Diathermie 
des Tumors aber ohne eine Diathermie der Raut nicht leicht ausfiihrbar 
ist. In welcher Weise sich dieses Problem technisch lasen laBt, wird 
weiter unten ausgefiihrt werden. 
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Die Kombination von Diathermie und Rontgentherapie eroffnet aber 
noch eine weitere Perspektive, namlich, diese beiden therapeutischen 
Mittel nicht nur dort zu kombinieren, wo es sich urn eine Gewebszer
storung handelt, sondern ihren gleichgerichteten Effekt auch dort aus
zuniitzen, wo erfahrungsgemaB schon die Diathermie oder die Rontgen
therapie fur sich allein einen guten Erfolg erzielt. Dahin zahlen nach 
Lenz: tuberkulOse Peritonitis, tuberkulOse Lymphome, Arthritis tuber
culosa, die chronische Polyarthrit,is und schwere Neuralgien. 

Die Technik der kombinierten Durchwarmnng und Bestrahlung. 
Urn bei Tumoren, welche unter der Haut liegen, die letztere nicht mit 
zu sensibilisieren, haben Christoph l\f iiller und Lenz folgende Ver
fahren angegeben. 

Die Elektroden werden so angelegt, daB die von ihnen bedeckten 
Hautstellen auBerhalb des Rontgenstrahienkegeis zu Iiegen kommen, 
es steht daher die Richtung des Diathermiestromes senkrecht auf der 
Richtung der nachfolgenden Rontgenstrahlen. Die von den Elektroden 
beriihrten und daher hypersensiblen Hautteile werden iiberdies durch 
Bleiplatten wahrend der Bestrahlung abgedeckt. Man kann auch nach 
dem Vorschlage von Reicher und Lenz versuchen, sie durch eine 
AdrenaIininjektion zu desensibilisieren. Die Erhitzung soIl eine mog
lichst ausgiebige sein, jedoch die Schadigungsgrenze fiir das Gewebe 
nicht erreichen. 

Keating - Hart diathermiert und rontgenisiert gleichzeitig, indem 
er zur Durchwarmung diinne Aluminiumelektroden verwendet, die er 
der Raut unter gleichzeitiger Kompression aufsetzt. Die Aluminium
platten sind mit Eisbeutel bedeckt, welche die Aufgabe haben, die 
Erwarmung und die Sensibilisierung der Haut zu verhindern. Durch 
Eisbeutel und Elektrode hindurch wird bestrahlt. Keating -Hart 
bezeichnet seine Methode als Thermoradiotherapie. 

Sechster Teil. 

Die chirurgische Diathermie und ihre 
Anzeigen. 

I. Allgemeines fiber die chirurgische Diathermie. 
Der Begriff der chirnrgischen Diathermie. 

Die Aufgabe der chirurgischen Diathermie ist es, gewisse patho
logische Gebilde durch Hitze zu zerstoren. Wahrend wir bei den konser
vativen Methoden der Diathermie die Warme als einen vitalen Reiz 
verwenden, der bestimmte physiologische Reaktionen mit therapeutischen 
Endwerten auszulOsen imstande ist und uns dabei hiiten, eine dauernde 
Schadigung des durchstromten Gewebes zu verursachen, ist es bei der 
chirurgischen Diathermie gerade das letztere, was wir anstreben: eine 
Zerstorung, eine Koagulation, eine Verkochung des Gewebes. Man 
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hat diese Form der Anwendung als Elektrokoagulation oder aueh als 
Elektrokaustik (Werner) bezeiehnet. Die Elektrokaustik ist ihrer 
Wirkung naeh einer Verbrennung dritten Grades gleiehzuhalten, die 
man mit Hilfe eines Diathermiestromes in therapeutiseher Absieht 
setzt. Man erreieht dieses ZieJ einfach in der Weise, daB man bei Benutzung 
kleiner Elektroden eine verhaltnismaBig groBe Strom starke anwendet. 
Die Stromdichte, die durch das Verhaltnis von Stromstarke zum Quer
sehnitt der Elektrode gegeben ist, wird dadureh so groB, daB das mit 
der Elektrode in Beruhrung befindliehe Gewebe in wenigen Sekunden 
koaguliert und zerstort wird. 

So wie fur die medizinisehe sind aueh fur die ehirurgische Diathermie 
stets zwei Elektroden erforderlieh, die auf den Korper aufgelegt werden, 
denn nur in einem geschlossenen Kreis kann ein Diathermiestrom flieBen 
und thermisehe Wirkungen erzeugen. Von den zwei verwendeten Elek
troden ist aber in der Regel nur die eine wirksam oder aktiv, das soIl 
heiBen fur die Koagulation bestimmt, die andere ist thermisch unwirksam 
oder inaktiv und hat einzig und allein den Zweek, den Stromkreis dureh 
den Korper zu sehlieBen. Die zur Koagulation dienende Elektrode 
wollen wir kurzweg als Operationselektrode bezeichnen. Ihre Ober
£lache, mit der sie in Kontakt mit dem Korper tritt, ist im Verhaltnis 
zur Oberflache der anderen Elektrode so auBerordentlieh klein, daB 
unter ihr sehr leicht die zur Verbrennung notwendige Konzentration 
der Stromlinien erreicht wird. 

Da die Operationselektrode stets aus Metall ist und infolgedessen 
auch einen sehr geringen elektrisehen Widerstand besitzt, erwarmt 
sie sieh wahrend des Stromdurehganges gar nicht, sie bleibt kalt. Das 
ist die Veranlassung, sie als "kalten Kauter" zu bezeiehnen, im Gegen
satz zum Gluh- oder Thermokauter. Diese Bezeichnung ware, wenn 
sie aueh etwas paradox klingt, immerhin zulassig, weil man mit einem 
Instrument, trotzdem es kalt ist, kaustisehe Wirkungen erzielt. Unzu
lassig aber ist es, den Vorgang der Operation, die Elektrokaustik selbst, 
als "kalte Kaustik" zu bezeiehnen. Eine Kaustik ist, ob sie mit diesem 
oder jenem Instrument erzeugt wird, auf jeden Fall eine Verbrennung, 
und diese kalt zu nennen, ist naturlich ein glatter Unsinn. 

Die Elektroden nnd Apparate fiir die chirnrgische 
Diathermie. 

Die Zahl oor Elektroden, welehe zur Koagulation empfohlen wurden, 
ist ungeheuer groB. Hier hat sieh der Erfindungsgeist der versehiedenen 
Autoren in besonders reger Weise betatigt, und wenn wir die Preislisten 
der in- und auslandischen Firmen durehsehen, so finden wir die alier
versehiedensten mehr oder weniger zweckmaBigen Konstruktionen. Sie 
aIle lassen sieh leieht auf die naehstehenden Typen zuruekfuhren. 

1. Nadelformige Elektroden (Abb.112). Sie werden dort ver
wendet, wo es sieh urn feinste, punktformige Koagulationen handelt 
(Epilation, Epheliden, Teleangiektasien). Die Nadeln sind entweder 
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gerade oder winkelig abgebogen. Fur manche Zwecke eignen sich 
geknopfte Nadeln. Diese bilden den Ubergang zu den 

2. kugelformigen oder halbkugelformigen Elektroden 
(Abb. 112). Sie sind eine sehr zweckmaBige Elektrodenform, weil man 
bei ihrer Verwendung schon das erste Einsetzen der Koagulation und 
das kreisformige Fortschreiten derselben leicht beobachten kann. Sie 
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Abb. 112. Nadelformige, kugelige 

und halbkugelige Elektroden. 
Abb. 113. Scheiben·, lanzett· und 

messerformige Elektroden. 

eignen sich zur Behandlung von Warzen, kleinen Naevis, Lupusknotchen 
und vielen anderen Dingen. 

3. Scheibenformige Elektroden (Abb. 113). Es sind vernickelte 
Metal1scheibchen, deren Durchmesser bei den kleinen nur ein oder 

Abb. 114. 
Elektrode von 

Cum ber batch. 

wenigen Millimetern, bei den groBeren von ihnen 
10 Millimeter und dariiber betragt. Letztere werden 
zur Behandlung von Hamorrhoiden, Karzinomen 
und groBeren pathologischen Neubildungen ver· 
wendet. 

4. Lanzett· oder messerformige Elek· 
troden (Abb. 113). Sie gestatten eine sehr viel. 
seitige Anwendung. Mit ihrer Spitze lassen sich 
punktfOrmige Koagulationen ausfiihren, mit der 

Schneide schnittformige, gewebstrennende Wirkungen erzielen (Ab· 
tragung von gestielten PapiIlomen, Appendix, Adhasionen), und 
schlieBlich kann man mit ihrer Breitseite auch mehr flachenhafte 
Verschorfungen setzen. Fur gewisse Zwecke kann man die Spitze 
der Lanzette auch in das Gewebe selbst einstechen, um so die im 
Zentrum einer Warze, eines Papilloms befindlichen GefaBschlingen zu 
zerstOren. 

5. Die multiple Spitzenelektrode von Cum berbatch (Abb.114) 
stellt eine Kombination von Nadel· und Plattenelektrode dar. Sie tragt 
auf einer kleinen Metallscheibe eine Anzahl von Spitzen, welche in das 
Gewebe eingestochen werden, um dadurch den Tiefgang der Koagulation 
zu vergroBern. Eine besondere Elektrodenform ist 

6. die Schlingenelektrode (anse diathermique) von Bordier 
(Abb. 115). Sie ist der galvanokaustischen Schlinge nachgebildet und 
zur Abtragung gestielter Geschwiilste besonders in der Nasen·Rachen. 
hohle bestimmt. Der Metalldraht dieser Elektrode, der in einer isolierenden 
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Fiihrung lauft und mit dem einen Pol des Apparates in Verbindung 
steht, wird um den Stiel der Geschwulst herumgelegt und dann unter 

Abb. 115. Schlingenelektrode (anse diathermique) von Bordier. 

Einschaltung des Stromes leicht angezogen, wobei er das Gewebe dureh
dringt und eine koagulierte, nieht blutende Sehnittflaehe erzeugt. 

Die unter 1.-5. angefiihrten Elektroden werden an einem Elektroden-
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Abb. 116. Elektrodenhalter mit Ansiiotzen (Sanitas). 

halter aus Glas oder Hartgummi (Abb.116) durch Einsehrauben oder 
Einsteeken befestigt. Dieser Halter soU geniigend lang sein, damit er 
bequem und sieher gehalten werden kann. Fiir Operationen in H6hlen 

.. 

Abb.117. Elektroden zur Operation in KorperhOhlen. 
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(Nase, Rachen, Kehlkopf, Vagina oder Rektum) ist es notig, die Elek
troden an einem langeren, entweder geradem oder gebogenen Zwischen
stiick oder Stiel (Abb. 1I7) anzubringen. Dieser muB gut isoliert sein, 

Abb. lIS. Elektroden in Form eines Besteckes. 

damit beim Einfiihren der Elektrode nicht ein zufalliger Kontakt zwischen 
Stiel und Schleimhaut eine Verbrennung an unerwiinschter Stelle erzeugt. 
Recht zweckmaBig ist es, verschiedene Elektroden, wie sie zur Koagulation 

Abb.1l9. Elektrodenha.lter mit Handunterbrecher 
(Sanitas). 

Verwendung finden, in 
Form eines chirurgischen 
Bestecks zu vereinigen 
(Abb. lIS). 

Bisweilen werden die 
Elektrodenhalter auch mit 
einer Unterbrechervorrich
tung versehen, die es ge
stattet, mit der gleichen 
Hand, welche die Elektrode 
halt, den Strom aus- bzw. 
einzuschalten (Abb. 1I9). 

Fiir kleinere Elektroden, wie sie z. B. kosmetischen Zwecken dienen, 
ist eine solche Unterbrechervorrichtung iiberfliissig, da die Unterbrechung 
des Stromes jederzeit in der einfachsten Weise durch Abheben der 
Elektrode yom Korper bewerkstelligt werden kann. Fiir groBe Elek
troden, die entsprechend groBere Stromstarken erfordern, ist dagegen 
eine solche Unterbrechervorrichtung recht zweckmaBig, wie wir spater 
noch ausfiihrlicher (siehe S. 196) begriinden wollen. An Stelle der 
Unterbrecher, die mit der Hand bedient werden, verwendet man haufig 
auch solche, welche mit dem FuB betatigt werden (Abb. 120). 

Neben der Operationselektrode wird zur Ausfiihrung einer chir
urgischen Diathermie auf jeden FaU eine inaktive Elektrode benotigt. 
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Als solche dient in del' Regel eine groBere Bleiplatte, die an den zweiten 
Pol des Apparates angeschlossen wird. 

Die Apparate, wie sie fUr die Durchwarmung gebraucht werden, 
sind so gut wie aIle auch fur chirurgische Zwecke verwertbar. Ihre 
Leistung ist hinreichend, urn auch groBere Tumoren zu verkochen, 
wozu nicht selten eine Stromstarke von 1-2 Ampere erforderlich ist. 
Fiir kleinere chirurgische Eingriffe, wie sie die Beseitigung von Warzen, 
Lupusknotchen, Blasenpapillomen u. dgl. darsteIlen, werden von manchen 
Fabriken eigene kleine Apparate erzeugt (siehe den Abschnitt S. 31). 
Viele diesel' haben leider eine recht primitive Funkenstrecke, die neben 
den Hochfrequenzschwingungen auch niederfrequente Impulse zustande 

Abb.120. FuBunterbrecher. 

kommen laBt, die bei del' Koagulation ein in hohem Grade unangenehmes 
faradisches Gefuhl erzeugen und so den an sich wenig schmerzhaften 
Eingriff sehr schmerzvoll gestalten konnen. Ich konnte wiederholt 
feststellen, daB das ablehnende Urteil, zu dem manche Kollegen del' 
Elektrokoagulation gegeniiber kamen, auf die Verwendung solcher 
minderwertiger Apparate zuriickzufiihren war. 

Urn den Strom in feiner Weise dosieren zu konnen, wie das bei 
manchen kosmetischen Operationen notig ist, empfiehlt sich die Ver
wendung eines Feinregulators (siehe S. 30). Sturm hat fiir aller
feinste Koagulationen, wie sie z. B. die Verkochung einer Zahnpulpa 
odeI' die Kaustik eines Kornealgeschwiirs darstellt, die Benutzung eines 
Drehkondensators vorgeschlagen, wie er in del' Radiotechnik allgemein 
zur Abstimmung gebrauchlich ist. Er wird zwischen den einen Pol 
und die Operationselektrode in Serie geschaltet und gestattet nicht 
nur eine allerfeinste Abstufung del' Stromstal'ke, sondeI'll ist gleichzeitig 
auch das beste Mittel, urn niederfl'equente Impulse abzuhalten und so 
das schmel'zhafte Faradisationsgefiihl auszuschalten. 

Die Technik der chirurgischen Diathermie. 
Die Vorbereitungen zur Operation. Das erste ist die Wahl einer 

geeigneten Elektrode. Entscheidend hierfiir ist die Art und die GroBe 
des zu zerstorenden Gebildes. Je groBer dieses, desto groBer muB die 
metallische Kontaktflache del' Elektrode sein. Es ist dringend zu raten, 
ehe man an eine Operation am Lebenden herangeht, sich zunachst durch 

Kowarschik, Diathermie. 6. A ufl. 13 
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Versuche an einem Stiick rohen Fleisches dariiber zu unterrichten, wie 
die Koagulation bei Verwendung verschiedener Elektroden ausHillt. So 
wird man am leichtesten erlernen, die fUr den jeweiligen Fall geeignetste 
Elektrode zu wahlen. 1st das geschehen, so schlieBt man diese Elektrode 
an den einen Pol des Apparates an, wahrend man eine groBe Bleiplatte 
als inaktive Elektrode mit dem zweiten Pol verbindet. Bei groBeren 
Operationen wie der Zerstorung eines Karzinoms oder der Entfernung 
von Hamorrhoiden, wobei der Kranke gewohnlich auf einem Operations
tisch liegt, ist es am besten, die Platte unter das GesaB oder den Riicken 
zu legen. Findet die Operation in Narkose statt, ist der Kranke also 
bewuBtlos, dann wahle man eine moglichst groBe Platte, achte sorg
faltig auf ein gutes Anliegen derselben. desgleichen auf den sicheren 
Sitz der Kabelklemme, damit man nicht etwa nach Beendigung der 
Operation die Uberraschung erlebt, daB die Haut unter der Elektrode 
verbrannt wurde. Bei kleineren Eingriffen, die in sitzender Stellung 
vorgenommen werden, also bei den meisten kosmetischen Operationen, 
ist es einfacher, die Bleiplatte, die als inaktive Elektrode dient, urn den 
Vorderarm mit einer Binde zu befestigen. Bisweilen geniigt es auch, 
wenn der Kranke eine zylindrische Metallelektrode in der Hand halt. 

Was die Asepsis der Elektroden betrifft, so kommt eine solche nur 
fiir die Operationselektrode in Betracht, doch braucht dieselbe keine 
so strenge und sorgfaltige zu sein, wie sie sonst fUr jedes chirurgische 
Instrument, das mit einer Wunde in Berilhrung kommt, Bedingung ist. 
W ohl wird man auch aIle del' Elektrokaustik dienenden Elektroden 
peinlich sauber, wenn moglich aseptisch halten, doch ist eine Infektion 
mit diesen Instrlimenten kaum zu befiirchten, da das von ihnen beriihrte 
Gewebe unter der Stromeinwirkung alsbald verkocht, also selbst steri1i
siert wird, wodurch etwaige Infektionserreger mitvernichtet werden. 

Eine Anasthesie, sei es eine allgemeine oder 10ka1e, wird in allen 
jenen Fallen notwendig sein, wo es sich urn die Verkochung groBerer 
Tumoren, groBerer Haut- odeI' Schleimhautflachen handelt. Jede 
Kaustik ist ja eine Verbrennung und jede ausgedehntere Verbrennung 
ist naturgemaB schmerzhaft, besonders im Augenblick ihrer Entstehung. 
Uber die Art der Anasthesie, die im einzelnen Fall zur Anwendung 
kommen soIl, entscheidet die personliche Erfahrung und Gewohnheit 
des Chirurgen. Zur Ausfiihrung kleinerer kosmetischer Operationen, 
zur Entfernung von Warzen, Teleangiektasien und ahnlichen ist eine 
besondere Schmerzstillung nicht notwendig. 

Die Ausfiihrung der Operation. Sind die Vorbereitungen zur Operation 
soweit getroffen, dann kann man an ihre Ausfiihrung schreiten. Hat 
man eine Assistenz zur Verfilgung, so kann man dieser die Bedienung 
des Apparates iiberlassen. 1st das nicht der Fall, dann ergreift man 
mIt der rechten Hand die Operationselektrode und setzt sie auf das 
zu zerstorende Gebilde auf, wahrend man mit der linken Hand den 
Regulierhebel des Apparates bedient (Abb. 121). Durch Vorschieben 
desselben verstarkt man den Strom so lange, bis das Gewebe unter der 
Elektrode sich weiB zu farben beginnt. Diese WeiBfarbung ist das 
Zeichen der eintretenden EiweiBgerinnung, mit der das Leben der Zelle 
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erlischt, das Gewebe abstirbt. Damit ist auch das Ziel der chirurgischen 
Diathermie erreicht. 

Die Ausdehnung der Koagulation nach der Tiefe und nach der Breite 
hangt vornehmlich von zwei Faktoren abo Einerseits von der GroBe 
der Operationselektrode und andererseits von der Zeit, in welcher der 
Strom auf das Gewebe einwirkt. Sprechen wir zuerst von der Elektroden
groBe. Diese bestimmt gleichzeitig die zur Koagulation notwendige 
Stromstarke. Je groBer die Kontaktflache der Elektrode ist, um so groBer 
ist die Stromstarke, die wir flir den kaustischen Effekt benotigen, denn 
gleich wie bei der konservativen Diathermie ist nicht die Stromstarke 

Abb. 121. Ausftihrung einer Elektrokoagulation. 

als solche, sondern nur ihr Verhaltnis zum Elektrodenquerschnitt, d. i. 
die sog. Stromdichte, fiir die thermische Wirkung entscheidend. Wahrend 
bei der Beniitzung kleiner nadelformiger Elektroden eine Koagulation 
schon eintritt, ohne daB das Amperemeter iiberhaupt einen Ausschlag 
gibt, brauchen wir bei groBen Elektroden flir die gleiche Wirkung Strome 
von 1 Ampere und dariiber. Wenn auch die Starke des Stromes flir den 
Koagulationseffekt eine ausschlaggebende Rolle spie1t, so werden wir 
doch bei der chirurgischen Diathermie praktisch nie nach der Strom
starke dosieren, d. h. wir werden uns um die Anzeigen des Amperemeters 
nicht kiimmern. Entscheidend ist ausschlieBlich der unmittelbar ersicht
liche Erfolg, d. i. die WeiBfarbung des Gewebes. 

Die GroBe der Elektrode bestimmt weiterhin auch den Tiefgang 
der Koagulation. Je groBer ihre Oberflache, um so tiefer wird die 
Verkochung gehen. Man kann annehmen, daB durchschnittlich die 

13* 
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Koagulationswirkung der Elektrode etwas tiefer reicht als der Durch
messer ihres Querschnittes betragt. Auch die Zeitdauer der Strom
einwirkung ist fUr die Tiefe der Koagulation maBgebend. Diese wird 
urn so groBer sein, je langsamer die Verkochung erfolgt, mit anderen 
Worten, je weniger die Stromstarke das eben zur, Koagulation noch 
notwendige MaB uberschreitet (s. unten). Fur die Ausdehnung der 
Koagulation der Flache ist abgesehen naturlich von der Kontaktflache 
der Elektrode vor allem die Zeit des Stromdurchganges entscheidend. 
Je langer der Strom einwirkt, urn so mehr wird die Verkochung nach 
allen Seiten uber die unmittelbare Beruhrungsflache der Elektrode 
hinausgreifen. Es ruhrt dies daher, daB das bereits koagulierte Gewebe 
dem Strom einen sehr groBen Widerstand bietet. Er sucht es daher 
nach den Seiten hin zu umgehen, zu umflieBen, wodurch der Koagu
lationseffekt in die Breite wachst, und zwar so lange, bis durch die 
Gerinnung des EiweiBes auch hier der Weg fUr den Strom ungangbar 
wird. Soweit die Theorie. Ein praktischer Versuch an der Leiche oder 
an einem Stuck rohen FleiE'ch wird den Anfanger am raschesten uber 
das hier Gesagte aufklaren. 

Hat man einmal die einer bestimmten Elektrode entsprechende 
Stromstarke gefunden, dann ist es zweckmaBig, an der Einstellung 
des Apparates nichts mehr zu andern. Die weitere Koagulation wird 
in der Weise ausgefUhrt, daB man die Elektrode, wahrend der Strom 
eingeschaltet bleibt, abhebt, urn sie an einer anderen Stelle wieder 
aufzusetzen. Das ist allerdings nur bei kleineren Operationen zulassig. 
Bei Verwendung groBer Elektroden bzw. groBer Stromstarken ist ein 
solches Vorgehen nicht angezeigt, weil bei dem Abheben und bei dem 
Wiederaufsetzen der Elektrode infolge der hohen Spannung jedesmal 
ein prasselnder Funkenregen auf den Korper ubergeht. Hier empfiehlt 
es sich, so wie es bei der medizinischen Diathermie als Regel gilt, die 
Elektrode erst dann abzuheben, wenn der Stromkreis vorher unter
brochen wurde, und umgekehrt den Stromkreis erst dann zu schlieBen, 
wenn die Elektrode mit dem Korper bereits Kontakt hat. Das wird 
am raschesten und bequemsten durch einen an der Elektrode selbst 
angebrachten Handunterbrecher ermi:iglicht oder einen in den Primar
kreis eingeschalteten FuBunterbrecher, der von dem Operateur selbst 
ohne fremde Hilfe betatigt werden kann (s. die Abb. 119 und 120). 

Der zur chirurgischen Diathermie benutzte Strom muB so stark 
sein, daB er in wenigen Sekunden eine Verkochung des von der Elektrode 
beruhrten Gewebes herbeifuhrt, womit die beabsichtigte Zerstorung des
selben erreicht ist. Nie darf die Stromstarke jedoch eine Hi:ihe erreichen 
oder die Stromdauer eine so lange sein, daB es zu einer Verkohlung 
kommt. Das bedingt verschiedene Nachteile. Einerseits haftet ein 
verkohltes Gewebe gewi:ihnlich so fest an der Elektrode, daB beim Ab
ziehen dieser ein Teil des Schorfes mitgerissen wird, wodurch es zu 
unerwunschten Blutungen kommen kann, andererseits aber wird durch 
eine zu rasch eintretende Verkohlung auch eine genugende Tiefenwirkung 
der Koagulation verhindert. 

Von letzterer Tatsache 'kann man sich durch einen Versuch an einem Stuck 
rohen Fleisches uberzeugen. Nimmt man ein wurfeHiirmig geschnittenes Fleisch-
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stiick zwischen zwei Elektroden, deren Durchmesser etwa. der halben Seitenlange 
des Wiirfels entspricht und laBt den Strom ganz langsam anschwellen, so kann man 
eine vollkommene gleichmaBige Durchkochung erreichen. Schaltet man aber 
von vornherein eine zu groBe Stromstarke ein, so kommt es unter den Elektroden 
in kiirzester Zeit zur Verkohlung, wahrend die Mitte des Fleischstiickes roh bleibt. 
Die Tiefe der koagulierten Schicht ist also urn so groBer, je langsamer die Gerinnungs
temperatur des Eiweil.les erreicht wird. 

Liegt das Operationsfeld an der Oberflache, so ist der Zeitpunkt, 
in welch em die Koagulation eintritt, unschwer an der Verfarbung des 
Gewebes zu erkennen. Anders jedoch beim Arbeiten in Korperhohlen, 
wo die Beleuchtung oft eine ungeniigende oder der Uberblick iiber das 
Operationsfeld durch die Enge des Raumes behindert ist. Woran ist 
hier der Moment zu erkennen, in welchem die Gerinnung des Gewebes 
einsetzt? Einen guten Anhaltspunkt hierfiir bietet die Beobachtung 
des Amperemeters. In dem Augenblick, in welchem das Gewebe unter 
der Elektrode gerinnt, wachst sein Widerstand fUr den elektrischen 

f"lelr/rode 

Abb.122. 

Strom bedeutend an. Die Folge davon ist, daB die urspriinglich ein
gestellte Strom starke plotzlich zuriickgeht, der Zeiger des Amperemeters 
gegen den N ullpunkt sinkt. 

In weitaus den meisten FiiJIen wird die chirurgische Diathermie 
mit einer aktiven Elektrode, die als Operationselektrode dient, aus
gefUhrt, wahrend die zweite Elektrode in Form einer groBeren Bleiplatte 
nur dazu dient, den Stromkreis durch den Korper zu schlieBen. Die 
Gerinnung des Gewebes setzt unter der Operationselektrode ein und 
schreitet von hier aus in die Tiefe weiter (Abb. 122). In Ausnahmsfallen 
verwendet man zur Koagulation zwei Operationselektroden. Das ist 
jedoch nur dort moglich, wo es sich um die Zerstorung von Tumoren 
handelt, die iiber das Hautniveau gut hervorragen und allseits zuganglich 
sind. Man kann dann zwei Elektroden gleicher GroBe diametral gegen
iiber auf die Oberflache der Geschwulst aufsetzen, um diese je nach 
ihrer GroBe auf einmal oder in mehreren Ansatzen zu verkochen. Die 
Koagulation beginnt dann unter beiden Elektroden gleichzeitig, um in 
der Mitte des Tumors zusammenzuflieBen (Abb.123). 

Handelt es sich um eine gestielte Geschwulst, etwa ein Papillom, 
so kann man die Zerstorung desselben auch in der Weise vornehmen, 
daB man seinen Stiel koaguliert. Dadurch kommt es zu einer Gerinnung 
des Elutes in den zufUhrenden GefaBen, womit die Geschwulst zum 
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Absterben verurteilt ist. Sie schrumpft, trocknet ein und faUt schlieB
lich ab, wenn man es nicht vorzieht, die abgestorbenen Reste mit dem 
Messer oder der Schere abzutragen. Man kann die KoaguJation gestielter 
Geschwiilste aber gleichzeitig mit der Abtragung vereinen, wenn man 
sich der Diathermieschlinge von Bordier (s. S. 190) bedient. 

Beim Arbeiten in Korperhohlen bedient man sich besonders lang
gestielter Elektroden, wie sie auf S. 117 abgebildet und beschrieben 
wurden. Zur Diathermie des Wundbettes, die man anwendet, um mog
licherweise zuriickgebliebene Tumorreste zu vernichten, beniitzt man 
eine scheibenformige Elektrode, die man, etappenweise fortschreitend, 
den einzelnen Teilen des Wundbettes auf kurze Zeit aufdriickt, um so 
eine nur wenig in die Tiefe gehende sterile Koagulationsschicht zu 
erzeugen. 

Man hiite sich, bei der Elektrokoagulation groBeren GefaBen zu nahe 
zu kommen, weil leicht eine Schadigung der GefaBwand durch die 

Gewebe 

Abb.123. 

Hitze eintritt, die bei der AbstoBung des Schorfes zu schweren Nach
blutungen Veranlassung geben kann. An Stellen, wo eine derartige 
Gefahr besteht wie in der Achselhohle, in der Leistengegend oder am 
Hals wird man rechtzeitig die Elektrode mit dem Messer vertauschen. 
Vorsicht scheint auch in der Nahe von Knochen und Knorpelgewebe ge
boten, um sekundare Knochen- oder KnorpelabstoBungen zu vermeiden. 

Die Nachbehandlung. Das durch den Hochfrequenzstrom koagulierte 
Gewebe wird entweder der spontanen AbstoBung iiberlassen oder es 
wird auf chirurgischem Weg entfernt. Die spontane Losung wird man 
jedoch nur bei ganz kleinen Gebilden wie Papillomen, Lupusknotchen 
u. dgl. abwarten konnen. Die natiirliche Demarkation groBerer Tumoren 
oder groBerer Koagulationsflachen erfolgt nur sehr langsam, weil das 
verkochte Gewebe an der Unterlage fest haftet und nur ganz allmahlich 
durch die aufsprieBenden Granulationen abgehoben wird. Auch kann 
es dabei, wenn die koagulierten Teile groBeren GefaBen aufsaBen, zu 
Nachblutungen kommen. Das ist jedoch verhaltnismaBig selten der 
Fall, weil in der Regel schon friiher eine Thrombosierung der GefaBe 
eingetreten ist. Um den Wundverlauf zu beschleunigen und die Gefahr 
einer Infektion durch abgestorbene Gewebsreste zu vermindern, wird 
man an einen groBeren Eingriff in der Regel die Abtragung der koagu
lierten Teile mit dem Messer oder der Schere anschlieBen. 
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1st eine glatte Abtragung nicht ohne weiteres moglich, so kann 
man auch zum scharfen Loffel greifen; die danach zuruckbleibenden 
Wundflachen sind abel' fUr die Heilung weniger gunstig. Bisweilen 
wird man auch schrittweise vorgehen, indem man zunachst nur die 
oberste Schichte del' Geschwulst koaguliert, diese dann durch Exkochlea
t,ion entfernt, in gleicher Weise mit del' nachsten Schicht verfahrt usw., 
bis man etagenweise die ganze Tumormasse zerstort und entfernt hat 
odeI' bis groBere GefaBe bzw. lebenswichtige Organe Einhalt gebieten. 
Dieses Vorgehen ist natiirlich in Korperhohlen (Axilla, Rektum, Uterus) 
mit einiger Gefahr verbunden. Die nach del' Abtragung zuruckbleibende 
Wundflache wird nach den Regeln del' Asepsis versorgt.. 

Die Vorteile der chirnrgischen Diathermie. 
Die Elektrokoagulation stellt nicht nur eine Vermehrung, sondern 

auch eine Bereicherung unserer Operationsmethoden dar. Sie hat eine 
Reihe von Vorteilen gegeniiber den iilteren Methoden del' Kaustik, 
wie sie bisher mit dem Paquelinschen Brenner odeI' dem Galvanokauter 
ausgeubt wurden. 

Handelt es sich um kleine minutiose Eingriffe als da sind: die Zer
storung von kleinen Naevis, Epheliden, Teleangiektasien, Tatowie
I' ungen , so wird uns die auBerordentlich subtile und genaue Lokali
sationsmoglichkeit des kaustischen Effektes zugute kommen, die uns 
del' kalte Kauter gestattet. Wir konnen mit ihm punkt- und linienfOrmige 
Koagulationen ausfUhren in einer Feinheit, wie sie mit keinem anderen 
Instrument, auch nicht mit dem Mikrobrenner moglich sind. Das ruhrt 
daher, daB del' Hochfrequenzkauter einzig und allein nul' jenes Gewebe 
zerstort, mit dem er in unmittelbare Beruhrung kommt. Jede aus
strahlende, die Umgebung sengeude Hitzewirkung, wie sie einem gluhen
den Instrument unvermeidlich zukommt, fehlt ihm ganzlich. Del' kalte 
Kauter ist daher das ideale Werkzeug fUr kosmetische Operationen. 
Dazu kommt noch ein kleines psychisches Moment, das insbesondere 
bei del' Behandlung angstlicher Personen eine Rolle spielt. Die unschein
bare nadel- odeI' lanzettformige Elektrode in del' Hand des Arztes beun
ruhigt den zu Operierenden ungleich weniger als del' in Rotglut strahlende 
Kauter. Infolgedessen halt sich auch del' Kranke bei del' AusfUhrung 
diesel' kleinen Operationen, die meist ohne jede Anasthesie vorgenommen 
werden, viel ruhiger. Das alles abel' sind Dinge von untergeordneter 
Bedeutung gegenuber jenen Vorzugen, die uns die Elektrokoagulation 
bei del' AusfUhrung groBerer Operationen bietet. 

Einer ihrer groBten V orzuge liegt wohl darin, daB die Zerstorullg 
groBer, auch sehr blutgefaBreicher Tumoren ohne jede Blutung aus
gefUhrt werden kann. Da bei del' Beruhrung del' Elektrode mit dem 
Gewebe das Blut in den GefaBen alsogleich gerinnt und diese thrombo
siert, wird es moglich, Neubildungen, deren Exstirpation nur mit groBen 
Blutverlusten durchfUhrbar ware, blutungslos zu entfernen. Denken 
wir an ein Karzinom del' Zunge odeI' an ein Hamangiom del' Mundhohle. 
Welch schwere Blutverluste muB ein Kranker erleiden, bei dem eine 
solche Geschwulst mit dem Messer entfernt wird, auch wenn die Kunst 
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und die Geschicklichkeit des Operateurs eine noch so groBe ist. Koagu
liert man jedoch einen solchen Tumor mit Hochfrequenzstromen und 
wartet die spontane Demarkation des koagulierten Gewebes ab, so 
erfolgt diese haufig ohne Verlust eines Tropfen Blutes. 

Die Diathermie ist aber nicht nur eine blutsparende, sondern auch 
eine blutstillende Methode. Bei nicht allzu groBen BlutgefaBen wird 
das Aufdriicken einer Operationselektrode geniigen, um die Blutung 
sofort zum Stillstand zu bringen. Durch die oberflachliche Koagulation 
einer blutenden Wundflache lassen sich parenchymatose Blutungen 
Leichter als durch jede andere Art der Blutstillung beherrschen. Hof
mann hat fUr diesen Zweck eine eigene Elektrode angegeben; bei einiger 
Geschicklichkeit wird man aber mit jeder Operationselektrode dieses 
Ziel erreichen konnen. 

Die Diathermie hat ferner vor der Messeroperation den VorteiJ, 
daB bei der Entfernung infektiosen Gewebes (Lupus) oder maligner 
Tumoren (Karzinom) keine Blut- und LymphgefaBe eroffnet werden. 
Die radikale Heilung solcher Neubildungen wird nicht selten dadurch 
verhindert, daB es trotz genauesten Vorgehens bei der Operation selbst 
zu einer Reinfektion kommt. Dadurch, daB bei der EIektrokoagulation 
alles 1nfektiose abgetotet wird und daB es gleichzeitig zur Thrombosierung 
der Blut- und Lymphbahnen kommt, wird einerseits die Gefahr eines 
1mpfrezidives in der Wunde selbst vermieden, andererseits die Verschlep
pung von Keimen in die Umgebung unmoglich gemacht. Auch dort, 
wo wir nach der Koagulation zum Messer greifen, wird diese Gefahr 
gebannt, weil durch die Diathermie ja schon alles infektiose Material 
vernichtet wurde. 

Die Koagulation gewahrt aber haufig noch einen anderen Vorteil. 
1st das Krebsgewebe, wie nicht selten, an seiner Oberflache geschwiirig 
zerfallen, so bietet die vorausgehende Verkochung diesel' zerfallenden 
und jauchenden Massen einen Schutz gegen die septische 1nfektion 
der Operationswunde. Es kann so haufig eine Prima intentio erreicht 
werden, wo diese ohne Mithilfe der Diathermie nicht moglich gewesen ware. 

Ein weiterer Vorzug der Elektrokoagulation gegeniiber anderen 
Formen der Kaustik ist die verhaltnismaBig groBe Tiefe des von ihr 
gesetzten Schorfes, was wieder fiir die Zerstorung chronisch infektiosen 
oder neoplastischen Gewebes von Bedeutung ist. Die Auslaufer solchen 
Gewebes, welche nicht seiten weit in das Gesunde hineinreichen, werden 
durch eine oberflachliche Kaustik nicht zerstort nnd dadurch spater 
haufig zum Ausgangspunkt eines Rezidivs. Bei del' Tiefenwirkung 
der Diathermie ist auch hier mit einer groBeren Sicherheit auf eine 
vollige Vernichtung alles Kranken zu rechnen. 

SchlieBlich ware noch zu erwahnen, daB der Hochfrequenzkauter 
sich auch dadurch vorteilhaft auszeichnet, daB er bei dem Arbeiten in 
Korperhohlen wie im Mund, in der Nasen-Rachenhohle, in der Vagina 
keinen Rauch entwickelt, durch den der Uberblick iiber das Operations
feid und die Beurteilung des erzieiten Erfolges erschwert wird. Das 
Gewebe kommt durch den kalten Kauter einfach zur Gerinnung, wahrend 
es durch den Thermokauter unter Rauchentwickiung versengt und 
verkohlt wird. 
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Die chirurgische Diathermie dient aber nicht allein der Zerstorung 
maligner Neoplasmen, sie kann noch eine zweite Aufgabe erfiillen. 
Sie kann dazu dienen, postoperativ, also nach erfolgter Abtragung 
des Tumors, die Operationswunde zu sterilisieren. Sie verfolgt hier 
das gleiche Ziel wie die seinerzeit von Keating-Hart empfohlene 
Fulguration, bei der man die Funken eines Hochspannungstransformators 
auf die Wunde iiberspringen lieB, um etwa zuriickgebliebene Krebs
keime zu zerstoren. Die Diathermie ist nach der Ansicht der meisten 
Autoren wegen ihrer groBeren Tiefenwirkung der Fulguration iiber
legen und infolgedessen imstande, diese in allen Fallen zu ersetzen. 
Natiirlich sind Wunden, die in dieser Weise behandelt wurden, zu einer 
direkten Vereinigung nicht geeignet, sie miissen wegen der in der Regel 
starken Sekretion breit drainiert werden. 

Die Diathermie kann uns aber selbst dann noch manche Dienste 
leisten, wenn die Neubildung die Grenzen der Operationsmoglichkeit 
schon iiberschritten hat und man sich darauf beschranken muB, den 
Zustand des inoperablen Kranken, so gut es geht, ertraglich zu gestalten. 
Man ist hiiufig in der Lage, durch die Elektrokaustik der zerfallenden 
Tumormassen die abundante Jauchung und die sie begleitenden Schmer
zen bedeutend zu verringern. Keine andere Methode gibt uns die Mog
lichkeit, Krebsgeschwiire so griindlich und tiefgreifend zu desinfizieren 
wie die Elektrokoagulation. Nach AbstoBung des Schorfes zeigen sich 
oft kraftige Granulationen und man kann eine Riickbildung der lokal 
gereizten Driisen beobachten. Infolge Aufhorens der septischen Resorp
tion und Nachlassen der Schmerzen bessert sich gleichzeitig der All
gemeinzustand des Kranken oft in iiberraschender Weise. 

Die Lichtbogenoperation. 
Eine besondere Verwendungsart der Hochfrequenzstrome fiir chirurgische 

Zwecke stellt die Lichtbogenoperation dar. Wahrend bei der chirurgischen Diather
mie oder Elektrokoagulation das pathologische Gewebe bloB durch Koagulation 
abgetotet wird, wobei man seine Entfernung entweder der Natur iiberlaBt oder 
auf irgendeinem anderen Wege bewirkt, geht die Lichtbogenoperation unmittelbar 
darauf aus, die Neubildung aus ihrer Umgebung auszulosen, sie, um chirurgisch 
zu sprechen, zu exstirpieren. Sie tut dies mit Hilfe des elektrischen Funkens. 

Verwendet man bei ganz der gleichen Anordnung, wie wir sie oben fiir die 
Elektrokoagulation mit einer aktiven Elektrode beschrieben haben, als Operations
elektrode ein Janzettformiges Instrument (Abb. 113, S. 190) und gleitet mit diesem, 
statt es fest aufzusetzen, ganz leicht iiter die Oberflache eines Gewebes, so bildet 
sich zwischen Elektrode und Korper ein Funkeniibergang, ein 80g. Lichtbogen aus, 
unter dem das Gewebe auseinanderfallt wie gespalten vonder Schneide eines ECharfen 
Messers. Verweilt man nicht zu lange an der gleichen Stelle, dann wird die Schnitt
flache durch die auftretenden Fiinkchen auch kaum verschorft, sie ist ebenso 
frisch wie die mit dem Messer erzeugte. Wir haben also in dem Lichtbogen ein 
Schneidewerkzeug, ein Skalpell, das aber nicht nur schneidet, sondern noch den 
besonderen Vorzug besitzt, die Schnittflache selbst zu sterilisieren. Das ist ein 
erheblicher Vorteil, wenn es sich darum handelt, Neubildungen maligner oder 
iufektioser Art zu entfernen, denn die Ausstreuungs- und Rezidivgefahr wird 
dadurch in bedeutendem MaE herabgesetzt. 

In diesem Sinn wurde der Lichtbogen, wie er von Hochfrequenzstromen erzeugt 
wird, zuerst von de Forest angewendet. Dieser Autor beniitzte jedoch nur eine 
einzige Elektrode, die nach ihm benannte Nadel. Seine Methode ist also im 
Gegensatz zu der oben beschriebenen Lichtbogenoperation eine unipolare, was zur 
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Voraussetzung hat, daB man mit etwas hoher gespannten Schwingungsstromen 
arbeitet. Erst Czerny (1910) vervollstandigte den Schwingungskreis, indem er 
den Korper des Patienten mittels einer inaktiven Plattenelektrode an den zweiten 
Pol des Apparates anschloB, weshalb seine Technik auch als bipolare Forestisation 
bezeichnet wurde. Die Lichtbogenoperation, wie sie Czerny und seine SchUler 
Werner und Caan empfahlen, ist bei uns so gut wie in Vergessenheit geraten. 
In letzter Zeit wird sie allerdings von amerikanischen Autoren (Lowry Nelson, 
Keyes und Clyde W. Collings, Kelly, Howard u. a.) wieder angewendet und 
propagiert. Von amerikanischen Firmen werden eigene Apparate (Radiotherm, 
Akusektor) fiir diese Schneidekaustik gebaut. Die Hochfrequenzstrome, wie sie 
die gewohnlichen Diathermieapparate liefern, sind namlich nicht ohne weiteres 
fiir diesen Zweck verwendbar. Sie miissen hierfiir eine etwas hohere Spannung 
haben und gleichzeitig miissen die Schwingungskreise in besonderer Weise ab
gestimmt sein. 

Auch eine uralte Hochfrequenztechnik, die sog. Fulguration feiert heute in 
Amerika unter dem neuen Namen "Dessikation" ihre Wiederauferstehung. Sie besteht 
darin, daB man aus einer spitzen Elektrode, die gewohnlich monopolar verwendet 
wird, einen hochgespannten Hochfrequenzstrom in Funkenform auf den Korper 
iibergehen laBt, urn pathologische Gewebe zu zersti:iren. Ihr Zweck ist also der 
gleiche wie der der Koagulation, nur ist die Wirkung der Dessikation eine ober
flachlichere und laBt sich nicht so streng lokalisieren als dies durch den unmittel
baren Kontakt einer Elektrode mit dem Korper moglich ist. Als man vor nunmehr 
fast 20 Jahren von der Fulguration zur Koagulation iiberging, betrachtete man 
dies als einen groBen Fortschritt. Heute, da man wieder zur Fulguration zuriick
kehrt, wird diese von den betreffenden Autoren gleichfalls als Fortschritt gepriesen. 
Man sieht, wie sich die Wissenschaft nicht in einer aufsteigenden Geraden, sondern 
vielfach in Kreisen und Spiralen bewegt. 

II. Die Anzeigen der chirurgischen Diathermie. 
Erkranknngen der Hant. 

Das EpithelioID. Dieses tritt am haufigsten im Gesicht und dem
nachst an den Genitalien auf, mit besonderer Vorliebe an jenen Stellen, 
wo die auBere Raut in die Schleimhaut iibergeht. Also an den Lippen, 
an den Nasenfliigeln, an der Glans penis, am Praputium und den ent
sprechenden Teilen des weiblichen Genitales. Die haufigste Form des 
Epithelioms ist das Ulcus rodens, das im Verlauf von Monaten und 
Jahren ganz langsam fortschreitet, ohne eine besondere Gefahrlichkeit 
zu bekunden. Eine einzige griindliche Verschorfung eines solchen Ulkus 
geniigt in der Regel, um dasselbe dauernd zum Verschwinden zu bringen. 

Zur Gruppe der Epitheliome zahlen auch jene Neubildungen, welche 
sich aus Rontgenschadigungen der Raut entwickeln. Bordier, der 
selbst an mehreren Rontgenepitheliomen der Finger litt, hat sich diese 
eigenhandig unter Assistenz von Professor Duroux elektrokoaguliert. 
Nach zwei Monaten trat vollstandige Vernarbung und Reilung ein. 
Einen gleichen Erfolg erzielte er bei einem Physikprofessor, der in einem 
Kriegsspital beschaftigt, nicht weniger als 16 epitheliomatose Plaques an 
den Randen und auBerdem ein Epitheliom an der Unterlippe erworben 
hatte, und den er in gleicher Weise wie sich selbst operierte. 

Ungleich gefiihrlicher als die flachen Rautkrebse in Form des Ulcus 
rodens sind die knotigen Formen, die bald auf die tiefer liegenden Teile, 
auch auf Knorpel und Knochen iibergreifen und Metastasen in den 
Lymphdriisen und inneren Organen setzen. Bei ihnen ist ein moglichst 
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friihzeitiges und energisches Vorgehen am Platz, wenn man auf eine 
radikale Heilung hoffen will. Eine ausgedehnte Koagulation, die bis 
in das Gesunde reicht und nach der AbstoBung oder Entfernung des 
verkochten Gewebes eine Nachbehandlung mit Rontgenstrahlen ist 
hier dringend geboten. 

Der Lupus vulgaris. Wenn die Diathermie auch nicht die ideale Heil
methode des Lupus ist, als welche sie von Nagelschmidt empfohlen 
wird, so hat sie doch besondere V orziige, die ihr eine berechtigte Stellung 
in der Lupustherapie einraumen. Von diesen Vorziigen ist zunachst 
der von Bedeutung, daB bei der Koagulation der Lupusknotchen die 
Krankheitserreger unmittelbar abgetotet werden -unddaB es dabei nicht 
zu einer Eroffnung von Blut- oder Lymphbahnen kommt. Dadurch 
ist die Gefahr einer Keimverimpfung bei der Operation selbst aus
geschlossen. 

Ein zweiter Vorzug der Diathermie gegeniiber anderen Methoden 
ist ihre Tiefenwirkung, die uns die Moglichkeit gewahrt, auch tiefer 
greifende Auslaufer des Lupusgewebes 
zu treffen und zu zerstoren, womit 
die Rezidivgefahr verringert wird. Von 
groBter Bedeutung ist ferner der Um
stand, daB die Elektrokoagulation eine 
ganz auBerordentlich genaue Lokalisa
tion des Eingriffes ermoglicht und wir 
daher das gesunde Gewebe, soweit 
es wiinschenswert erscheint, schonen 
konnen. Dazu kommt, daB die Zer
starung der Lupusherde durch die 
Diathermie sehr rasch vonstatten geht, 
so daB bei einer einzigen Sitzung groBe 
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Abb. 124. Elektroden zur 

Lupusbehandlung nach Jacobi. 

Flachen behandelt werden konnen. Die Diathermie beansprucht demnaeh 
weniger Zeit als irgendeine andere Methode. Nach Jacobi, Bordier, 
Poyet, Kalina, Houlie u. a. sind die Resultate der Koagulation 
ausgezeichnet und iibertreffen vielfaeh die der anderen Behandlungs
methoden. Die naeh der Diathermie zuriickbleibenden Narben sind 
kosmetiseh sehr befriedigend. Kalina konnte von 73 mit Diathermie 
behandelten Kranken 75 0/ 0 als geheilt, 20 0/ 0 als nahezu geheilt aus der 
Behandlung entlassen. 

Diesen V orziigen steht nur der Mangel einer elektiven Wirkung 
gegeniiber, wie sie etwa dem Finsenlicht zukommt. Besonders geeignet 
fUr die Diathermie scheinen die verrukosen und hyperkeratotisehen 
Lupusformen an Handen und FiiBen zu sein. Aueh der Sehleimhaut
lupus ist ein geeignetes Behandlungsobjekt fUr die Elektrokoagulation. 

Aueh andere Formen der Hauttuberkulose werden mittels der Elektro
koagulation oft raseh und sieher beseitigt. So berichtet Poelcha u 
iiber einen Leichentuberkel an der eigenen Hand, der durch Monate 
bestand, auf eine Injektion mit dem Friedmannschen Mittel sich sogar 
verschlechterte und erst nach einer griindlichen Zerstarung mit dem 
Diathermiestrom dauernd verschwand. 
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Nagelschmidt empfiehlt als Operationselektrode ein spatelformiges 
Instrument, J a cob i kreisrunde Metallscheiben mit scharfem Rand und 
einem Durchmesser von 2-4 Millimeter (Abb. 124). Die letzteren geben 
einen besseren Kontakt, vermeiden dadurch Funkenbildung und ermog
lichen so eine groBere Tiefenwirkung. Nur fUr kleinste punktformige 
Krankheitsherde empfehlen sich nadel£ormige Operationselektroden. Um 
den Stromkreis zu schlieBen, dient eine inaktive Elektrode, die in Form 
einer Bleiplatte am Vorderarm, am Riicken oder an einer sonstigen 
Korperstelle angelegt wird. 

SolI der Erfolg der Operation ein vollkommener sein, dann muB 
die GroBe der Elektrode, die Starke des Stromes sowie die Dauer seiner 
SchlieBung so gewahlt werden, daB einerseits alles Krankhafte mit 
Sicherheit koaguliert, andererseits aber nicht unnotig viel gesundes 
Gewebe mitzerstCirt wird. Dies zu erreichen, erfordert eine gewisse 
Dbung. Man lasse sich aber auf keinen Fall dazu verleiten, um Zeit 
zu ersparen, groBere Elektroden als solche von 3-4 mm Durchmesser 
zu venvenden, denn eine iiberfliissige Zerstorung gesunden Gewebes 
laBt sich dann kaum vermeiden. 

Die diathermische Behandlung des Lupus ist als eine Verbrennung 
dritten Grades selbstverstiindlich schmerzhaft und man wird daher bei 
kleineren Herden zur lokalen Anasthesie, bei groBeren zur allgemeinen 
Narkose greifen miissen. 

Die Nachbehandlung ist sehr einfach. Die koagulierten Stellen 
werden nach J aco bi mit einem feuchten Verband versehen, bis sich die 
Schorfe abgestoBen haben. Spaterhin, wenn die Wundflache granuliert, 
wird sich nach Nagelschmidt ein Verband von 1-2%iger Pyro
gallussalbe empfehlen, damit die Vernarbung nicht allzu rasch erfolgt 
und es nicht zur Keloidbildung kommt. 

Lupus erythematodes. 1m Gegensatz zum Lupus vulgaris verhalt 
sich der Lupus erythematodes der Koagulation gegeniiber ziemlich 
refraktar. Bordier empfiehlt hier den Funkenregen aus einer Kugel
elektrode. 

Die chirurgische Diathermie stellt eine einfache und bequeme Methode 
dar, kleinere pathologische Bildungen der Haut wie Warzen, Fibrome, 
Angiome u. dgl. zu zerstCiren. Sie findet daher in der Kosmetik zahl
reiche Anzeigen. Die Vorziige der Elektrokaustik gegeniiber anderen 
Methoden bestehen vor aHem in der auBerordentlich feinen punkt
und strichformigen Lokalisationsmoglichkeit, in der verhaltnismaBigen 
Schmerzlosigkeit des Eingriffes und in dessen tadellosem kosmetischen 
Effekt. Vor der Operation mit dem Mikrobrenner hat die Elektro
koagulation noch den Vorteil, daB bei ihr der Kranke nicht durch ein 
gliihendes Instrument in der Hand des Arztes beunruhigt wird, was 
bei der Behandlung angstlicher Patienten nicht ganz bedeutungslos ist. 

Warzen lassen sich sehr leicht ohne jede Lokalanasthesie diathermisch 
beseitigen. Man setzt eine Elektrode in Form einer geknopften Nadel 
auf die Warze auf und laBt den Strom so lange auf diese einwirken, 
bis sie in ihrem ganzen Durchmesser weiB verfarbt ist. Dieses Verfahren 
gelingt jedoch nur bei weichen Warzen. Sind diese stark verhornt, 
so leiten sie den Strom kaum; es kommt dann unter der Elektrode zur 



Die Anzeigen der chirurgischen Diathermie. 205 

Funkenbildung, ohne daB eine geniigende Tiefenwirkung eintritt. In 
diesem Fall sticht man eine lanzettformige Nadel in die Warze selbst 
ein und verkocht sie yom Zentrum aus. Kleinere Warzen iiberlaBt man 
nach der Koagulation der spontanen AbstoBung, groBere kann man ganz 
oder teilweise mit der Schere abtragen. 

In ganz gleicher Weise werden auch Fibrome, spitze Kondylome 
und ahnliche Neubildungen diathermisch zerstort. 

Willmoth empfiehlt die Elektrokoagulation zur Behandlung des 
Anthrax, urn die Inzision zu ersparen. Er hebt als Vorteil des Eingriffes 
gegeniiber der Messeroperation hervor den Mangel der Blutung, das Fehlen 
des postoperat,iven Schmerzes und das Zuriickbleiben einer nur kleinen 
Narbe. Man sticht eine Nadel so tief als moglich in das kranke Gewebe 
ein und laBt einen Strom von 200-1000 Milliampere einige Sekunden 
lang einwirken. Dann wiederholt man die Operation an verschiedenen 
Punkten des Anthrax. Man erreicht so in wenigen Minuten eine voll
kommene Destruktion des Infektionsherdes. Nach der Behandlung 
kann man mit einer Kiirette den groBten Teil des koagulierten Gewebes 
abheben. 

Auch hei chl'onischer Akne ist die Diathermie gut anwendbar. Man 
sticht eine nadelformige Elektrode in die Mitte der Pustel bzw. des 
Knotens ein und schlieBt den Strom fur wenige Sekunden. Es tritt 
rings urn die Nadelspitze eine Koagulation ein, die den Infektionsherd 
zerstort, nach dessen Beseitigung sich das entziindliche Infiltrat meist 
rasch zuruckbildet. 

Flache Naevi pigmentosi bestreicht man oberflachlich mit einer 
scheiben- oder kugelformigen Elektrode, bis die Pigmentschicht 
zerstort ist. Das kosmetische Resultat ist ein sehr gutes. In ganz gleicher 
Weise wird auch das Xanthelasma behandelt, wobei man aber mit del' 
Koagulation ein klein wenig iiber die Grenzen der Gelbfarbung hinaus
gehen muB, urn ein Rezidiv zu verhuten. 

Bei dem Naevus vasculosus ist die Ausdehnung desselben wie die 
Tiefe seines Sitzes fur die Frage entscheidend, ob er sich zur elektrischen 
Operation eignet. .Je oherfliichlicher der Navus und je geringer seine 
GroBe, desto eher wird man sich zur Elektrokoagulation entschlieBen. 
Zur Behandlung von Angiomen empfahl Bernd Operationsnadeln, die 
ahnlich den Kromayernadeln mit Ausnahme ihrer Spitze durch Email 
isoliert sind. Sticht man eine solche Nadel in die GefaBschicht ein, so 
kann man in diesel' eine Thrombose erzeugen, ohne daB die Raut selbst 
yom Strom geschadigt wird. Allerdings bildet das Email nur fur geringe 
Spannungen bzw. Stromstarken eine genugende Isolierung. Bei groBeren 
Spannungen wird auch die Emailschicht leitend. 

Auch einzelne Teleangiektasien lassen sich durch den kalten Kauter 
mit kosmetisch schonem Effekt beseitigen. Man druckt die Spitze einer 
Nadelelektrode gegen das erweiterte GefaB und erhiilt bei Stromwirkung 
fast augenblicklich eine punktformige Koagulation, die das GefaB
lumen verschlieBt. Dann setzt man die Nadel an einer 1-2 mm ent
fernten Stelle neuerdings auf das GefaB auf, urn hier ebenfalls eine 
Unterbrechung zu schaffen. Reiht man so punktformig Schorf an 
Schorf, ohne daB diese jedoch ineinander flieBen, so kann man das 
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erweiterte GefaB ohne sichtbare Hautnarbe zur Verodung bringen. 
Diese Methode gibt auch bei Acne rosacea gute Resultate. 

Ein besonders wert-voller Behelf scheint die Elektrokoagulation zur 
Entfernung von Tatowierungen zu sein. Sind die Figuren in Form 
von Strichen tatowiert, zwischen denen sich normale Kutis befindet, 
so fiihrt man mit der Nadel entlang diesen Strichen in leiehter Ziekzaek
bewegung, Tatowierungen, bei denen die Farbe flachenhaff, vert-eilt ist, 
bestreicht man mit einer kugelformigen Elektrode in ganzer Ausdehnung, 
wobei die Koagulation natiirlich so tief gehen muB, daB sie das Pigment 
erreicht. Der kosmetische Effekt ist ein wesentlich besserer als derjenige, 
den man mit dem Thermokauter erreicht. 

Eitner hat die Elektrokaustik als erster zur Epilation empfohlen. 
Diese Empfehlung wurde dann von Bordier, Ka tz, Rosten berg, No bl 
und vielen anderen wiederholt. Die Elektrodell und die Technik ihrer 
Anwendung sind bei der Diathermie ganz die gleichen wie bei der Elek
trolyse. In dem einen wie dem anderen Fall besteht die Kunst der Ope
ration vor allem in dem richtigen Einfiihren der Nadel in den Haar
kanal. Ob man dabei die gewohnlichen Nadeln mit Elektrodenhalter 
oder die zusammengekoppelten Nadeln von Kro mayer, deren Schaff, 
isoliert ist, beniitzt, ist Sache der Gewohnheit. Notig ist die Isolierung 
des Nadelschaftes keinesfalls, da sieh bei der Diathermie die groBte 
Stromdichte und damit die groBte Hitze ganz von selbst an der Nadel
spitze entwickelt. Durch Erhitzung wird die Haarpapille, wenn sie 
richtig getroffen ist, schon von ganz schwaehen, nicht meBbaren Stromen 
zerstort. Der dabei entstehende Schmerz ist sehr gering und wird bedeu
tend leichter ertragen als das minutenlange schmerzhafte Ziehen bei 
der Elektrolyse. Nach den Erfahrungen von Ka tz wahlen aIle Patienten, 
die beide Methoden kennen, ausnahmslos die Diathermie. Nach der 
Behandlung folgt das Haar leicht dem Zug der Pinzette und zeigt meist 
am Wurzelende eine durchsichtige, etwas gequollene Wurzelscheide. 

Der wesentliehste V orteil der Diathermie gegenii. ber der Elektrolyse 
ist die Zeitersparnis. Die Koagulation der Papille erfolgt bei Strom
schluB fast augenblicklich, so daB die Sehmerzempfindung, die bei der 
Elektrolyse 20-30 Sekunden dauert, hier auf Bruchteile einer Sekunde 
abgekiirzt wird. Die Prozedur ist dadurch nicht nur weniger unangenehm, 
sondern auch gleichzeitig weniger ermiidend fiir den Arzt wie fUr den 
Behandelten. Der kosmetische Effekt ist ein auBerordentlich guter. 
Sichtbare Narben bleiben nur bei Verwendung eines zu starken Stromes. 
Um solche Narben zu verhiiten, muB auch darauf geachtet werden, 
daB die Nadel wenigstens 3-4 mm in den Haarkanal eingefiihrt wird. 
Die Zahl der Rezidiven hiingt natiirlich in gleicher Weise wie bei der 
Elektrolyse von der Geschicklichkeit des Operateurs abo 

Erkranknngen der Mnndhohle, des Nasen
rachenranmes n. a. 

Das Karzinom. Unter den Krebsen der Schleimhaut sind es vor 
allem diejenigen der Mund- und Rachenhohle, welche fUr die elektrische 
Koagulation in Betracht kommen. Die haufigsten und darum auch 
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wichtigsten derselben sind das Karzinom der ZungB und das der Tonsillen, 
beide durch ihre Bosartigkeit bekannt. Der Umstand, daB die diather
mische Zerstorung solcher Neoplasmen ohne jeden Blutverlust vor sich 
geht, der weitere Umstand, daB dieselbe verhaltnismaBig leicht und 
rasch ausgefuhrt werden kann, gibt ihr einen groBen V orzug vor der 
Messeroperation, die meist ebenso blutig wie schwierig ist. Auch der 
Umstand, daB bei der Elektrokoagulation keine Blut- und LymphgefaBe 
eroffnet werden, fallt entscheidend in das Gewicht. Fr ankling, Da vies, 
Cottey, Patterson, Harrison und andere englische Chirurgen be
trachten daher die Diathermie bei allen malignen Neoplasmen der 
Mund- und Rachenhohle als die Methode der Wahl. Nicht nur die 
Technik ist rascher, einfacher und unblutiger, auch die Rezidivgefahr 
ist bei ihr eine geringere. Wurde die Elektrokoagulation nur genugend 
ausgedehnt und hinreichend tief gemacht, so ist ihr Erfolg in der Regel 
ein ausgezeichneter. Nach AbstoBung des Schorfes zeigt sich eine frisch 
granulierende Wunde, die verhaltnismaBig rasch vernarbt. Um Nach
blutungen bei AbstoBung des Schorfes zu verhiiten, wird es sich empfehlen, 
die Arteria lingualis vor der Elektrokoagulation eines Zungenkarzinoms 
zu unterbinden. Die Uberlegenheit der Diathermie zeigt sich insbesonders 
in jenen Fallen, die an der Grenze der Operationsfahigkeit stehen. J a 
man kann die Elektrokoagulation von Schleimhautkarzinomen auch 
dort noch mit Erfolg ausfiihren, wo an einen blutigen Eingriff nicht 
mehr zu denken ist. So berichtet Krainz iiber eine Reihe inoperabler 
Karzinome des Pharynx und Larynx, bei denen die Nahrungsaufnahme 
bzw. die Atmung durch die Tumormassen stark behindert waren und 
bei denen die Zerstorung dieser durch den elektrischen Strom die Kranken 
wenigstens von ihren schlimmsten Qualen befreite. Der Eingriff laBt 
sich in 1~okalanasthesie durchfuhren, dauert nur wenige Minuten und 
erfolgt ohne jede Blutung. Er kann daher auch den schwachsten Patienten 
zugemutet werden. 

Vor der Radiumbestrahlung, die fur die Behandlung solcher Neo
plasmen noch in Betracht kame, hat die Elektrokoagulation den Vorzug, 
daB ihr Effekt rascher eintritt und sich genauer lokalisieren laBt. Doch 
ist nichts dagegen einzuwenden, ja es wird des ofteren sogar empfehlens
wert sein, beide Methoden miteinander zu kombinieren, in der Weise, 
daB man zunachst alles sichtbare Kranke durch den Hochfrequenzkauter 
zerst6rt und anschlieBend daran cine Radiumbestrahlung macht, um 
Btwa zuruckgebliebene Krankheitskeime zu vernichten. 

Eine solche Vereinigung von Elektrokaustik und Strahlentherapie 
wird sich auch bei Karzinomen der Portio oder Cervix uteri empfehlen, 
insbesondere dann, wenn ein blutiger Eingriff nicht mehr gut ausgefiihrt 
werden kann. 1st eine Radikaloperation moglich, dann wird man an 
die Koagulation die Exstirpation des Tumors anschlieBen, um eventuell 
noch als dritten Akt eine Reihe von Bestrahlungen folgen zu lassen. 
Bei der Koagulation wird die Portio mit Hilfe eines Scheidenspekulums 
eingestellt und dann alles Krankhafte, soweit es sichtbar ist, in mehreren 
Ansatzen verschorft. Cumberbatch empfiehlt hierfiir eine Elektrode 
in Gestalt einer kleinen Metallplatte, die mehrere spitze Metallzinken 
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tragt, die in das neoplastische Gewebe eingestochen werden, urn so eine 
moglichst tiefgehende Verkochung zu erreichen. 

SchlieBlich ware unter den Karzinomen, welche sich zur Koagulation 
eignen, noch der Krebs der Brustdruse zu erwahnen, wobei besonders 
an die oberflachlich sitzenden und ulzerierten Formengedacht ist. 
Womoglich wird man hier an die lokale Verkochung die Totalexstirpation 
der Druse mit Ausraumung der betreffenden Achselhohle anreihen. 

"\Veiterhin lassen sich Wucherungen der Nasenschleimhaut in ein
facher und bequemer Weise diathermisch zerstoren. Sind sie mehr 
flachenhaft ausgebreitet, so werden sie mit einer spitzen Elektrode an 
mehreren Stellen punkt- oder strichformig koaguliert und so zum Ein
schmelzen gebracht. Sind sie polypos gestielt, so bedient man sich 
zweckmaBig der Diathermieschlinge von Bordier. Diese wird in gleicher 
Weise wie die kalte oder galvanokaustische Schlinge urn den Stiel des 
Polypen gelegt und dann unter Einschaltung des Stromes langsam 
zugezogen. Dabei koaguliert der beruhrende Draht den Stiel und durch
schneidet ihn gleichzeitig. Dies geschieht alles ohne einen Tropfen Blut
verlust, auch ist jede Gewaltanwendung, wie sie z. B. bei der kalten 
Schlinge notwendig ist, bei der Elektrokaustik vollig uberflussig. Die 
Abtragung der Wucherungen erfolgt durch sie ebenso einfach wie rasch. 

Bourgeois und Poyet haben breite narbige Verwachsungen zwischen 
Nasenmuschel, Septum und Nasenboden, Verwachsungen zwischen dem 
Gaumensegel und der Pharynxwand, die mit anderen Methoden bereits 
vergeblich angegangen worden waren, mittels des Hochfrequenzkauters 
gelost. Die Losung erfolgt nicht in einer einzelnen Sitzung, sondern in 
einer Reihe von partiellen Eingriffen, die in Abstanden von je ] 0 Tagen 
vorgenommen werden und bei denen jeweils nur ein kleines Stuck der 
Schleimhaut durchtrennt wird. Bei diesem langsamen Vorgehen sind 
isolierende Einlagen zwischen die durchtrennten Gewebe sowie eine 
Dilatationsbehandlung nicht notwendig. Funf derartig behandelte und 
geheilte FaIle werden von den genannten Autoren beschrieben. 

Dutheillet de Lamothe empfiehlt die Elektrokoagulation auch 
zur Behandlung von Tubenstenosen. Mit Hilfe des Salpingoskops wird 
unter Leitung des Auges eine Elektrode bis an jene Stelle vorgeschoben, 
die zerstort werden soIl. Dann wird der Strom so lange eingeschaltet, 
bis ein weiBer Hof rings urn die Beruhrungsstelle der Elektrode anzeigt, 
daB der gewunschte Effekt erreicht ist. Der Vorgang wird so oft als 
notig wiederholt. 

Bordier, Moore, Plank, Harrison u. a. behandeln die Hyper
trophie der TonsHlen in allen jenen Fallen, wo allgemeine oder lokale 
Grunde gegen die chirurgische Entfernung sprechen, mit Diathermie. 
Bordier sticht eine nadelformige Elektrode an mehreren Stellen in die 
Tonsillen ein und bringt deren Gewebe so zur Koagulation. Nach 
8 Tagen wird die andere Tonsille in gleicher Weise behandelt. Ohne 
Blutung, ohne wesentliche Schmerzen kommt es dadurch zu einer Ein
schmelzung des Gewebes und zu einer Verkleinerung des Organs. Die 
Elektrokaustik hat bei der Tonsillarhypertrophie den nicht zu unter
schatzenden Vorteil vor der Messeroperation, daB es bei ihr zu keiner 
Eroffnung der Lymph- und Blutbahnen kommt. Wir wissen ja, daB 
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beim Vorhandensein von Eiterherden in den Tonsillen die blutige Ab
tragung derselben nicht selten septische allgemeine Infektionen im 
Gefolge hat. 

Bei Larynxtuberkulose wird die Elektrokoagulation von Hofven
thaI, Dutheillet de Lamothe, Greene, Bourgeois und Poyet u. a. 
empfohlen. In Betracht kommen tuberkulose Infiltrate oder Geschwiire 
von nicht allzugroBer Ausdehnung, die in ein oder zwei Sitzungen vOll
kommen zerstort werden konnen. Nicht angezeigt dagegen sind vor
geschrittene FaIle mit ausgedehnten Herden insbesondere dann, wenn 
nebenbei schwere Lungenveranderungen bestehen. 

Ein weiteres wichtiges Betatigungsfeld findet die Diathermie in 
der Behandlung der Hamorrhoideu, zu deren Abtragung ja haufig del;' 
Thermokauter beniitzt wird. Dabei tritt stets die ausstrahlende Hitze
wirkung desselben sehr unangenehm in Erscheinung, sie macht es not
wendig, durch geeignete Zangen, durch feuchte Gaze u. dgl. die Umgebung 
vor einer Verbrennung zu schiitzen. Dem kalten Kauter fehlt jede 
Hitzestrahlung, was die Operation wesentlich vereinfacht. Auch muB 
man sich beim Arbeiten mit dem Thermokauter in acht nehmen, daB 
er nicht in WeiBglut gerat, weil es sonst leicht zu einer Verkohlung 
des Gewebes kommt, die haufig von Nachblutungen gefolgt ist. Die 
feste EiweiBgerinnung, wie sie der elektrische Kauter erzeugt, bedingt 
einen ungleich besseren VerschluB der GefaBe und vermindert so die 
Gefahr einer nachtraglichen Blutung. 

Der Vorgang bei der Elektrokoagulation der Hamorrhoiden ist im 
wesentlichen demjenigen bei der Operation mit dem Thermokauter 
gleich. Allgemeine oder lokale Anasthesie ist infolge der Schmerzhaftig
keit des Eingriffes unerlaBlich. Dann wird an dem geeignet gelagerten 
Kranken jeder einzelne Knoten verkocht, wobei gewohnlich ein kleines 
explosionsartiges Gerausch die geniigende Tiefenwirkung der Gerinnung 
anzeigt. Sorge fiir leichten Stuhl, Sitzbader, beruhigende Suppositorien 
werden dazu beitragen, die sich nach der Operation einstellenden 
Schmerzen auf ein MindestmaB zu verringern. 

Bordier hat zur Behandlung innerer Hamorrhoiden, soweit man 
sie nicht durch Elektrokoagulation entfernt, auch die einfache Durch
warmung mittels rektaler Diathermie vorgeschlagen. Es ist bekannt, 
daB die Hochfrequenzstrome in Form der Arsonvalisation schon von 
Dou mier zur Behandlung dieses Leidens empfohlen und besonders 
von franzosischen Autoren mit Erfolg angewendet wurden. Gleich 
giinstig, ja 'vieIleicht noch besser scheinen hier die Diathermiestrome zu 
wirken. Man £iihrt nach Bordier eine Metallbougie nach Hegar als 
Elektrode in das Rektum ein und legt als zweite Elektrode eine groBere 
Metallplatte auf den Oberschenkel. Dabei kann ein Strom von etwa 
1 Ampere zur Anwendung kommen. ZweckmaBiger wiirde ich es halten, 
statt der inaktiven Oberschenkelelektrode einen Bleigiirtel rings um 
das Becken zu legen, wie ich dies auf S. 173 bei der vaginalen Dia
thermie beschrieben habe. Es werden so die Stromlinien die Wande 
des Rektums nach allen Seiten gleichmaBig durchsetzen und erwarmen. 

In gleicher Weise wie Hamorrhoiden konnen auch papillare Hyper
trophien oder Polypen des Mastdarms elektrokaustisch zerstort werden. 

Kowarschik, Diathermic. 6. Auf!. 14 
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Auch die Fissura ani wurde von Bordier zur Elektrokoagulation 
empfohlen. Unter Lokalanasthesie wird die schmerzhafte Stelle verschorft, 
worauf die Fissur gewohnlich ohne weiteres abheilt. 

Erkranknngen der Harnwege. 
Anzeigen. Die chirurgische Diathermie hat sich heute in der Behand

lung intravesikaler und intraurethraler Geschwiilste einen dauernden 
Platz gesichert. Vorwiegend sind es die Papillome, welche in ihr 
Indikationsbereich fallen. Bei diesen vermag die Elektrokoagulation 
die Galvanokaustik und die Operation mit der kalten Schlinge voll
kommen zu ersetzen. Der Kaustik gegeniiber hat sie den Vorteil einer 
genaueren Lokalisationsmoglichkeit und einer groBeren Tiefenwirkung, 
wodurch die Rezidivgefahr verringert wird, der Schlingenoperation 
ist sie dadurch iiberlegen, daB ihr auch solche Tumoren zuganglich 
sind, welche wegen ihres Sitzes und wegen ihrer Form mit der Schlinge 
nur schwer oder gar nicht zu fassen sind. Hierzu gehoren die Papillome 
im Scheitel der Blase und im Blasenhals, ferner diejenigen, welche 
nicht isoliert und gestielt sind, sondern in Form feinster Zottchen auf
treten, die rasenformig kleinere oder groBere Flachen der Schleimhaut 
bedecken. 

Neben den Papillomen sind es tuberkulOse Prozesse, Hamangiome, 
Zysten und andere seltener vorkommende Neubildungen der Blasenwand, 
welche diathermisch operiert werden konnen. Die Karzinome werden 
nur bedingungsweise Gegenstand der Elektrokoagulation sein, und zwar 
hauptsachlich dann, wenn ihr Sitz die Entfernung durch eine Resektion 
der Blasenwand nicht zuliiBt. Das Karzinom grundsatzlich von der 
Diathermiebehandlung auszuschlieBen (W ossidlo), erscheint nicht hin
reichend begriindet. Kroiss hat die Diathermie auch dazu beniitzt, um 
in einem Fall einen eingeklemmten Ureterstein, der mit seiner Spitze 
in die Harnblase hineinsah, zu befreien, in einem anderen Fall, um 
eine zystische Erweiterung des unteren Ureterendes linear zu spalten. 
Auch Pollet berichtet iiber zwei Fane von Ureterokele, die er durch 
Elektrokoagulation von der Blase aus eroffnete. 

Auch Blutungen der Schleimhaut k6nnen auf elektrokaustischem 
Weg rasch und prompt gestillt werden. Voraussetzung ist natiirlich, 
daB die Blutung keine diffuse und ihr Ausgangspunkt gut erkennbar, 
nicht etwa durch ein Koagulum verdeckt ist. . 

Die Erfolge der Operation bei Papillomen sind beziiglich der Dauer
heilung sehr giinstige. Rezidive kommen, was sich aus der Tiefenwirkung 
des diathermischen Stromes erklart, seltener vor als hei Operationen 
mit dem Galvanokauter oder der Schlinge. 

Elektroden und Apparate zur Operation. Die Elektrokoagulation 
intravesikaler Geschwiilste wurde von E. Beer (New York) in die 
Urologie eingefiihrt. Dieser Autor beniitzte den hochgespannten Strom 
eines Oudinschen Resonators, den er einpolig anwendete. Die Hoch
spannung des Stromes bedingte jedoch infolge der Funkenbildung 
manche Unannehmlichkeit, so daB heute das Verfahren Beers zugunsten 
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der zweipoligen Anwendung der niedergespannten Diathermiestrome 
allgemein verlassen ist. 

Zu letzterem Verfahren benotigt man zwei Elektroden, eine groBere 
Bleiplatte, welche als inaktiver Pol unter das GesaB oder den Rticken des 
auf dem Operationstisch befindlichen Kranken zu liegen kommt, und 
eine Operationselektrode, welche die Form einer feinen Sonde hat und 
durch das Ureterenzystoskop in die Blase eingeftihrt wird (Abb. 125). 
Diese Sonde ist, um gegen das Zystoskop isoliert zu sein, allseits mit einer 
nichtleitenden Masse umsponnen bis auf die Spitze, an der sie einen 
runden, zylindrischen oder auch spatelformigen Metallkontakt triigt. 
Dieser wird in Bertihrung mit der Geschwulst gebracht und leitet den 
Strom auf sie tiber. 

Da die zur Anwendung kommende Stromstarke 0,5 Ampere nicht 
tiberschreitet, so sind zur Elek
trokaustik in der Harnblase oder 
Harnrohre die kleinen Modelle 
der Diathermieapparate, welche 
vieleFirmen ne ben ihren groBeren 
erzeugen, vollkommen aus
reichend. 

Die Ausfiihrungder Operation. 
Die Harnblase wird mit einer 
sterilen Losung gefiillt und dann 
das Ureterenzystoskop mit der 
Operationssonde eingefiihrt. Mit 
Hilfe des Albarranschen Hebels 
wird nun der Metallknopf der 
Sonde gegen das Papillom ge
driickt. Schaltet man den Strom 
jetzt ein, so sieht man, wie in 
wenigen Sekunden rings um die 
Kontaktstelle das Gewebe in

Abb. 125. Elektroden zur intravesikalen 
Elektrokoagulation samt AnschluBkabel. 

folge der EiweiBgerinnung erblaBt. Dabei wird die Geschwulst sichtlich 
kleiner, sie schrumpft und die angrenzende Blasenschleimhaut legt 
sich haufig infolge dieser Zusammenziehung in radiare Falten. Gleich
zeitig steigen von der Sondenspitze Gasblaschen auf, da das Wasser 
des Gewebes zu kochen beginnt und sich in Dampf verwandelt. Hat 
man den Strom etwas zu hoch eingestellt, so geht die WeiBfarbung 
der verkochten Partie in eine Braun- und Schwarzfarbung tiber: das 
Gewebe verkohlt. Die Sonde bleibt dann meist an dem Schorf kleben 
und laBt sich von ihm nur mit einiger Gewalt abziehen. Eine solche 
Verkohlung solI daher vermieden werden. 

Ist die Geschwulst gestielt, so wird man, wo es irgend moglich ist, 
den Stiel mit der Sonde zu erreichen suchen, weil bei der Koagulation 
desselben die ganze Neubildung zum Absterben verurteilt ist. Wo dies 
nicht durchfiihrbar ist, wird man in der oben beschriebenen Weise die 
Geschwulst in einem oder in mehreren Ansatzen verkochen. 

Handelt es sich nicht um isolierte Papillome, sondern um flachenhaft 
wuchernde Zottchen, so zerstort man diese am besten dadurch, daB 

14* 
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man sie mit der Breitseite der Elektrode bestreicht. Bei besonders 
groBen oder zahlreichen Papillomen benotigt man oft viele Sitzungen, 
urn sie vollkommen zu beseitigen. 

1st die ganze Blasenschleimhaut von Papillomen bedeckt, handelt 
es sich also urn eine richtige Papillomatose, dann wird es vielleicht 
zweckmaBig sein, dem Vorschlag Legueus folgend, die Elektrokoagu
lation bei eroffneter Blase vorzunehmen. Auch Molony empfiehlt bei 
Hindernissen im Blasenhals, die durch die gewohnlichen Untersuchungs
methoden nicht gut erkennbar sind, die Anlegung einer suprapubischen 
Fistel, durch welche ein Zystoskop in die Blase eingefiihrt werden kann. 

Die diathermierten Papillome fallen entweder unmittelbar nach der 
Koagulation ab oder sie werden nach einigen Tagen, langstens drei bis 
vier Wochen, abgestoBen und mit dem Urin entfernt. Urn ein Rezidiv 
zu verhiiten, wird es sich haufig empfehlen, diejenigen Stellen der 
Blasenwand, welchen die Geschwulst aufsaB, nochmals zu verkochen. 

Die endovesikale Elektrokaustik ist eine ganz gefahrlose Operation, 
die in vielen Fallen ambulatorisch ausgefiihrt werden kann. Eine 
Anasthesie ist meist nicht notig, da die Verkochung der Papillome 
selbst nicht die geringste Schmerzempfindung auslost. Eine solche 
tritt nur dann auf, wenn die gesunde Blasenschleimhaut yom Strom 
getroffen wird. Die Moglichkeit einer Blasenperforation, die man anfang
lich befiirchtete, ware nur bei einem ganz unsachgemaBen und brutalen 
Vorgehen denkbar. DaB Nachblutungen vorkommen, ist nicht aus
geschlossen. Casper und Schneider berichten iiber solche Vorkomm
nisse. Sicherlich ist diese Gefahr aber eine sehr geringe. 
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Elektrotherapie. Ein Lehrbuch. Von Dr. JosefKowarscbik, Primar
arzt und Vorstand des Instituts fiir physikalische Therapie im Kaiser-Jubi
lltums-Spital der Stadt Wien. Zweite, verbesserte Auflage. Mit 274 Ab
bildungen und 5 Tafeln. X, 312 Seiten. 1923. RM 12.-; gebunden RM 13.50 

Die Praxis der physikalischen Therapie. Ein Lehrbuch fiir 
Arzte und Studierende. Von Dr. A. Laqueur, dirigierendem Arzt der Hydro
therapeutischen Anstalt und des Medikomechanischen Instituts am Stiidtischen 
Rudolf Virchow- Krankenhause zu Berlin. D ri tte, verbesserte Auflage. 
Mit 98 Abbildungen. X, 358 Seiten. 1926. RM 18.-; gebunden RM 19.50 

Lehrbuch der Diathermie fiir Arzte und Studierende. Von Dr. 

® 

Franz Nagelscbmidt in Berlin. Dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 
190 Textabbildungen. X, 374 Seiten. 1926. RM 21.-; gebunden RM 22.50 

Handbuch der Lichttherapie 
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J. Sorgo, Wien; O. Strandberg, Kopenhagen; .J. Urbanek, Wien; 
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Herausgegeben von 

W. Hausmann undR. Yolk 
Mit 106 AbbildlUlgen und 36 Tabellen im Text, 448 Seiten. 1927. 

RM 36.- gebunden RM 38.-
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Allgemeiner Teil: O. Bernhard: Die historische Entwicklung der Licht
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Zeitschrift ffir die gesamte 
physikalische Therapie 

Fortsetzung der Zeitschrift fUr physikalische und diatetische Therapie 
einschlielHich Balneologie und Klimatologie 

Organ der Mittelrheinischen Studiengesellschaft fUr 
Klimatologie und Balneologie 

Herausgegeben unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter von 

A. Goldscheider A. Strasser W. Alexander 
Berlin Wi en Berlin 

Abteilung A. 
Jahrlich erscheinen etwa 2 Bande zu je 6 einzeln berechneten Heften 

Bis Anfang 1928 erschienen 34 Bande 
Jeder Band etwa RM 40.- bis RM 50.-

Die Zeitschrilt cnthiilt cinen Rcferatenteil, der im einzelnen 
die folgenden Gebiete umlaUt: 

Elektrotherapie. Elektromedizin. - Thermotherapie. Lichttherapie. - Mechano
therapie. - Hydrotherapie. - Balneotherapie. - Thalassotherapie. - Klimato
therapie. - Inhalation. - Punktion. Infusion. - Biologie. Physiologie. 

Diagnostik. - Sport. - Verschiedenes. - Tagesgeschichte. -
Verhandlungsberichte. 

Als Abteilung B der "Zeitschrift", die fiber die Gebiete "Rontgen, Radium, Licht" 
referiert, erscheint das 

Zentralblatt 
ffir die gesarnte Radiologie 

Herausgegeben von 

Dr. K. ]{Irik-Berlin 
Jahrlich erscheinen etwa 2 Bande im Umfang von je 960 Seiten 

Bis Anfang 1928 erschienen 3 Bande 

Jeder Band RM 60.-

Das bibliographische Jahresregister des "Zentralblattes" bildet der 

J ahresbericht 
fiber die gesarnte Radiologie 

Herausgegeben von 

Dr. K. Frik-Berlin 

Erster Band: Bericht iiber das Jahr 1926 / Erscheint Anfang 1928 
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